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1 

Bienvenue dans 
DataPage+ 2013 

DataPage+ 2013 est la nouvelle génération de DataPage. 

  

Différences avec DataSuite 3.33 
Les anciennes versions de DataPage pour Windows DataSuite contenaient ces applications principales : 

 DataPage/RT 
 DataPage/Editor 
 DataView 
 Moniteur 

Complètement reconstruit en profondeur, Datapage+ prend tous les meilleurs éléments de DataPage et 
de Dataview et les transforme en une interface utilisateur complètement nouvelle, comportant une base 
de données commune et des outils de génération de rapports et de contrôle complètement adaptables. 

Sections de documentation principale 
Les sections principales contenues dans cette documentation sont : 

 À propos de la version de 
démo 

 Guide de démarrage 
 Pièces 
 Catégories 
 Requêtes de haut niveau 
 Éléments et variables 

d'éléments 
 Séries de variables 
 Transactions 
 Requête de champs de 

traçabilité 
 À Excel 
 Onglet moniteur d'éléments 
 Onglet Rapport de diagramme 
 Onglet Rapport de texte 

 Onglet Rapport CAO 
 Onglet Rapport personnalisé 
 Onglet éditeur de tracé 
 Champs de traçabilité 
 Onglet rapport 
 Gestion de compte 
 Gestion de base de données 
 Affichage et requête de 

journaux administrateur 
 Outils statistiques et de 

génération de rapports 
 Formules mathématiques, 

calculs et tableaux employés 
 Résolution d'incidents 
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A propos de la version 
démo 
Si vous n'avez pas de verrouillage de port programmé pour exécuter DataPage+, vous pouvez demander 
une version démo fonctionnant comme la version complète pendant une période limitée. Contactez le 
personnel de ventes d'Hexagon Metrology pour en savoir plus. 

http://www.hexagonmetrology.com/
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Guide de démarrage 
Cette section apporte les informations nécessaires pour que le logiciel DataPage+ soit actif. Elle couvre 
les rubriques suivantes : 

 Installation de DataPage+ 
 Connexion à une base de données 
 Enregistrement et connexion 
 Importation de données statistiques existantes 
 Envoi de données de PC-DMIS à Datapage+ 
 Vue d'ensemble de l'interface utilisateur 
 Vue d'ensemble de l'utilisation 

Vous devez parcourir ces rubriques dans l'ordre si vous utilisez le logiciel pour la première fois. 

 

Installation de DataPage+ 
Consultez Installation de DataPage+ et Guide de démarrage.doc pour l'installation de DataPage+. 

Réglage service WebReport 
WebReporter est l'application en ligne de DataPage+. Il utilise la même base de données que 
l'application de bureau DataPage+. 

La configuration du service WebReport fournit une licence réseau à WebReporter. 

Pour ouvrir Configuration service WebReport, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les 
programmes, cliquez sur dossier WebReporter, puis cliquez sur Configuration service WebReport. 
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Boîte de dialogue Configuration service WebReport 

URL Service WebReport - C'est l'URL du serveur WebReport servant à connecter l'application à la 
machine serveur. 

Type du service WebReport - Est utilisé pour se connecter au serveur pour télécharger et exécuter 
WebReporter. 

Application Windows - – Ce réglage permet aux machines client de se connecter à la machine 
serveur uniquement quand l'application WebReporter s'exécute sur cette dernière. 

Service Windows - Ce réglage permet aux machines client de se connecter à la machine serveur 
tant que le serveur et le service windows sont actifs. (Il s'agit du réglage suggéré.) 

Détails de la licence - Affiche les informations concernant le type de service actuel, la licence utilisée, le 
nombre de clients autorisés à se connecter en même temps et le nombre de clients actuellement 
connectés. 

Liste des langues - Choisissez une langue dans la liste déroulante si vous voulez changer la langue 
utilisée dans la boîte de dialogue. Elle se réouvre immédiatement dans la langue choisie. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous retournez à la 
boîte de dialogue, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est enregistrée). 
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Connexion à une base de données 
Au lancement du logiciel apparaît un écran de connexion. Avant de vous connecter et d'utiliser le logiciel, 
vous devez définir une base de données valide et vous y connecter. Vous devez ensuite y ouvrir une 
session. 

La boîte de dialogue Propriétés de connexion de la base de données fournit des outils pour accéder à 
une base de données existante ou pour en créer une. 

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, sélectionnez Connexion de base de données dans le menu Outils : 

 

Une fois la boîte de dialogue Propriétés de connexion de la base de données ouverte, vous pouvez 
faire un choix parmi les options suivantes afin de vous connecter à une base de données existante, d'en 
créer une nouvelle ou de tester votre connexion à la base de données : 

 
Propriétés de connexion de la base de données 

Choisir une instance de base de données locale : cette option vous permet de choisir une instance de 
base de données locale. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer au fichier *.mdf. 

Joindre fichier base de données : cette option vous permet de choisir un fichier de base de 
données existant (fichier *.mdf) stocké en local sur votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Parcourir 
pour accéder au fichier *.mdf. La base de données en démo fournie avec DataPage+ se trouve dans 
votre répertoire utilisateur, généralement à cet emplacement : 
c:\users\<utilisateur>\AppData\Roaming\DPPlusDatabase\ où <utilisateur> correspond à votre nom 
d'utilisateur. 
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Utiliser une chaîne de connexion de base de données : cette option vous permet de vous 
connecter à une base de données distante (via Internet ou en réseau). Quand vous cliquez sur le 
bouton Construire..., la boîte de dialogue Propriétés de connexion de la base de données s'ouvre 
et vous permet de choisir la source de données et d'entrer les informations sur le serveur (nom du 
serveur, nom d'utilisateur et mot de passe) nécessaires pour une connexion à la base de données. 
Pour des informations, vous devez éventuellement contacter votre administrateur de base de 
données. 

 
Boîte de dialogue Connection Properties 

Cliquez sur le bouton Connexion de test pour tester les paramètres de la base de données distante. 
Si tout fonctionne correctement, un message vous le dit : 
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Par ailleurs, l'icône d'ampoule  dans la barre d'état indique qu'une connexion a été établie. 

Mettre à niveau : si vous recevez un message d'erreur demandant de mettre à jour la base de 
données, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour la mettre à jour à la dernière version. 

Cliquez sur le bouton Avancé... pour accéder à la feuille de propriétés contenant les paramètres de 
connexion au-delà de ceux de base figurant dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion de 
la base de données. 

Création de base de données : ce bouton ouvre l'assistant Créer une nouvelle base de données 
locale. Seul un utilisateur doté des droits administrateur peut créer une base de données. Cet 
assistant vous guide dans le processus de création d'un fichier de base de données, d'une instance 
de base de données ou ODBC. Grâce à cet assistant, vous pouvez spécifier le nom de la base de 
données, l'emplacement et l'instance. 

 

Entrez le nom de la base de données et spécifiez un chemin. 
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La case à cocher Créer une instance de base de données associée à SQL Express local permet 
de créer une instance de base de données. Le nom par défaut est celui de la base de données. 

La case à cocher Créer une source de données ODBC permet de créer une base de données 
ODBC. Une fois créée, vous pouvez facilement l'associer dans PC-DMIS for Windows. Le nom par 
défaut est celui de la base de données. 

Pour plus d'informations sur la création de sources de données ou de votre propre base de données, 
voir la première étape sous la rubrique "Envoi de données de PC-DMIS à DataPage+". 

 

Enregistrement et connexion 
Une fois connecté à la base de données, vous devez ouvrir une session. Vous pouvez utiliser l'écran de 
connexion pour ce faire. 

 
Écran de connexion 

Enregistrement d'un nouveau compte 

Si vous ne possédez pas de compte avec cette base de données, vous devez d'abord cliquer 
sur le bouton Enregistrer pour en créer un. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue 
Enregistrer utilisateur. 
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Boîte de dialogue Enregistrer utilisateur 

Renseignez cette boîte de dialogue et cliquez sur OK pour enregistrer votre compte dans une base de 
données existante. Les informations requises sont indiquées par l'astérisque (*).  

• Vous devez choisir un nom de connexion unique. Le logiciel vous indique si ce nom d'utilisateur 
existe déjà dans la base de données. 

• La zone mot de passe doit contenir au moins des chiffres et des lettres et doit comporter au 
moins six caractères.  

• La barre Force affiche la force du mot de passe défini. 
• l'utilisateur doit changer de mot de passe lors de la prochaine connexion / l'utilisateur doit 

changer de mot de passe dans # [jours, mois, années]- Si cette case est cochée, vous 
recevrez une invite pour changer votre mot de passe la prochaine fois que vous tenterez de vous 
connecter ou quand vous essaierez de vous connecter et que le temps alloué est écoulé. 

 

Ceci est un élément de sécurité que vous-même ou votre administrateur de compte peut activer en 
cochant l'une de ces cases pour changer le mot de passe. 
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Le bouton Parcourir... au bas de la boîte de dialogue vous permet de choisir et d'ajouter votre propre 
photo à votre compte utilisateur. 

Activation de votre compte : 
Une fois votre compte enregistré, l'administrateur du logiciel doit sélectionner l'option Outils | Compte 
dans DataPage+ pour activer votre compte, en remplaçant le statut Attente d'approbation par un autre 
niveau de privilège. Avant cela, vous ne pouvez pas vous connecter à la base de données. Voir 
« Gestion des comptes », pour en savoir plus. 

Important : Si vous êtes l'administrateur du système et devez configurer pour la première fois des 
privilèges de comptes utilisateur, utilisez les autorisations suivantes pour vous connecter au compte 
administrateur intégré : 
 
Nom d'utilisateur : Administrator 
Mot de passe : 123456 
 
Une fois connecté à ce compte, vous devez remplacer votre mot de passe par un autre plus sécurisé. 
Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue Modifier utilisateur pour le compte utilisateur, en cliquant sur 
le lien Administrator dans la barre d'outils principale Datapage+. 
 
 
Puis renseignez la boîte de dialogue Modifier utilisateur avec le nouveau mot de passe. 

Après avoir enregistré un compte avec la base de données en cours, vous pouvez entrer votre 
nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les zones appropriées, puis cliquer sur le bouton Connexion 
pour accéder à la base de données. 

Par défaut, la case Vous souvenez-vous de moi ? est cochée. Cela permet alors au logiciel de 
mémoriser votre nom d'utilisateur qui s'affiche avec la photo ou l'icône utilisateur sélectionnées dans la 
liste déroulante à côté des zones d'édition à votre prochaine connexion. Cliquez sur la photo pour un 
compte afin d'insérer automatiquement le nom d'utilisateur associé dans la zone Nom d'utilisateur. 
Cliquez sur les petits triangles noir en haut ou au bas de la liste pour faire défiler les comptes mémorisés. 

Si vous ne voulez pas que votre nom d'utilisateur apparaisse dans la liste déroulante, modifiez le fichier 
texte login.user situé dans le répertoire d'installation à l'aide de l'éditeur de texte. Supprimez votre nom 
d'utilisateur et enregistrez le fichier .user modifié. La prochaine fois que vous vous connectez, le nom 
d'utilisateur sera masqué. Votre compte n'est pas supprimé, votre nom d'utilisateur est simplement 
masqué dans l'écran de connexion, ce qui offre un autre niveau de sécurité. Le fait de cocher la case 
Vous souvenez-vous de moi ? mémorise une fois de plus votre nom d'utilisateur ; vous devrez donc la 
décocher au moment de la connexion. 

Comptes verrouillés 
Un compte passe automatiquement en mode verrouillé si 180 jours s'écoulent sans aucune activité. Une 
fois verrouillé, il ne peut être déverrouillé que par un administrateur de comptes. Voir « Gestion des 
comptes », pour en savoir plus. 

Changement de langue 
Le logiciel comporte plusieurs langues différentes. L'indicateur de la langue actuelle figure au-dessus de 
la zone Nom d'utilisateur et dans l'angle inférieur gauche de l'écran de connexion, dans la barre d'état. 
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Pour changer la langue actuelle, il suffit de cliquer dessus dans le menu en bas à gauche de l'écran de 
connexion : 

 

Le logiciel se ferme et se rouvre immédiatement dans la langue sélectionnée. 

  

Importation de données statistiques existantes 
Si vous voulez importer des données statistiques dans la base de données DataPage+ définie, vous 
pouvez le faire en suivant les étapes détaillées dans l'assistant d'importation de données de 
DataPage+. Ouvrez cet assistant en cliquant sur Importer données dans le menu Outils. 
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Cliquez sur Suivant. L'écran suivant apparaît. 
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Il présente les options suivantes : 

Choisir un fichier de données à importer et une option d'importation - La zone et le bouton 
Parcourir indiquent le chemin d'accès au fichier à importer. 

Les options disponibles fournissent les types de fichiers pris en charge suivants à importer : 

• Un fichier de vidage ASCII (*.dmp) exporté depuis la base de données de l'application 
DataPage/RT. 

• Un fichier Comma Separated Values (*.csv). 
• Un fichier Dmis Output (*.dmo). 
• Un fichier Extensible Markup Language (*.xml). 
• Un fichier Rich Text Format (*.rtf). 
• Un fichier texte Mitutoyo 
• Format Excel générique 
• Fichier CTO (de CoreView) 
• Un fichier Quindos (de l'application Quindos de Brown & Sharpe) 
• Fichier Blade (de PC-DMIS Blade) 
• Fichier Tmp (du fichier XSTATS11.tmp de PC-DMIS)  
• Fichier Excel 
• Rapport de mesure Romer 

Codage de fichier - Indique le jeu de caractères utilisé pour le fichier de données sélectionné 
pour importation. 

Format de nom de variable - Définit le format d'appellation à utiliser lors de l'importation de 
fichiers DMP. Si vous choisissez Variable d'élément, les noms et les variables d'éléments sont 
importés. Si vous choisissez Variable de dimension, les noms et les variables de dimensions 
sont importés. 

Activer le commutateur de droite - Cette option active la zone Commutateur de droite, ce qui 
vous permet de spécifier le caractère employé comme commutateur de ligne. Il s'agit d'un 
caractère spécial présent dans certains fichiers de données où une ligne de données pour un 
enregistrement occupe plusieurs lignes. Au lieu de lire la seconde ligne comme un nouvel 
enregistrement, le commutateur de droite informe le logiciel que la ligne de données se poursuit à 
la ligne suivante. Par exemple, dans le code d'un type de fichier DMO ci-dessous, le caractère $ 
est le commutateur de droite (mise en évidence en jaune) : 

OUTPUT/FA(LLOCH_5HX) 

FA(LLOCH_5HX)=FEAT/CPARLN,INNER,ROUND,CART,3249.26,-522.994,672.056,$ 

0,1322933,-0.1684738.9767881,0.0329236,-0,984159,-0.1742041,10.68,6.264 

DA(PCS_LOKAL)=DATSET/TRMATX,0.,-1.,0.001,1.,0.,0.001,-0.001,0.001,1.,$ 

3999.244,4808.764,-2431.642 

Utiliser réglages enregistrés - L'assistant peut contenir des boutons Enregistrer pour le type de 
fichier importé qui vous permettent d'enregistrer vos réglages comme ceux par défaut pour les 
importations ultérieures de ce type de fichier. Si cette case est cochée, les réglages enregistrés 
sont utilisés. Si elle est décochée, les réglages d'usine par défaut de DataPage+ sont utilisés. 

Remarque : vous pouvez uniquement importer des données si votre compte utilisateur dispose de droits 
administrateur ; sinon, l'option Importer des données n'est pas disponible. 
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Importation d'un fichier DMP 
Un fichier de vidage (DMP) est un fichier texte ASCII exporté d'une application Datapage existante. Voir 
Exportation d'un fichier de vidage (fichier *.dmp) ci-dessous si vous avez besoin d'informations sur 
l'exportation d'un fichier de vidage. 

Exportation d'un fichier de vidage 
Si aucun fichier de vidage n'est accessible, vous devez exporter le fichier à l'aide de l'application 
DataPage/RT existante. 

1. Dans l'application DataPage/RT Editor, sélectionnez l'option de menu Database | ASCII Archive 
| Dump.... La boîte de dialogue ASI DataBase Dump s'ouvre : 

 
Boîte de dialogue ASI DataBase Dump 

2. Entrez le chemin et le nom du fichier ASCII devant contenir les données, ou cliquez sur le bouton 
Browse pour rechercher un fichier ASCII existant dans lequel les données seront envoyées. 

3. Si vous ne voulez envoyer que les données pour une pièce spécifique, cliquez sur le bouton List 
DB et sélectionnez la pièce dont les données seront envoyées. Sinon, toutes les données dans la 
base de données en cours seront envoyées. 

4. Cliquez sur le bouton Start/End Date pour choisir une date précise ou un groupe de dates pour 
la pièce sélectionnée. Sinon, toutes les données dans la base de données en cours seront 
envoyées. 

5. Cochez la case Dump Queries pour que les requêtes soient incluses dans le fichier de vidage. 
6. Cliquez sur le bouton Dump dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre. 

Le fichier de vidage (*.dmp) est à présent disponible pour importation dans DataPage+. 

  

1. Une fois que vous avez un fichier dmp approprié, dans l'écran Choisir un fichier de données de 
l'assistant, choisissez l'option dmp, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier dmp.  
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2. Définissez l'encodage de fichier et le format de nom de variable, si nécessaire. 
3. Cliquez sur Suivant pour personnaliser votre sélection dans les écrans suivants en sélectionnant 

des pièces, des transactions, des séries de variables et des variables à importer.  
4. Dans l'écran Personnaliser les données 1, choisissez une ou plusieurs pièces à importer. 

Cliquez sur Suivant. 
5. Dans l'écran Personnaliser les données 2, sélectionnez une ou plusieurs transactions à 

importer. Cliquez sur Suivant. 
6. Dans l'écran Personnaliser les données 3, sélectionnez une ou plusieurs séries de variables à 

importer. Cliquez sur Suivant. 
7. Dans l'écran Personnaliser les données 4, sélectionnez une ou plusieurs variables à importer. 

Cliquez sur Suivant. 
8. L'écran Terminer l'assistant montre un résumé des éléments sélectionnés. Cliquez sur 

Terminer. 
9. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les pièces, transactions, 
séries de variables et variables importées sont disponibles dans DataPage+. 

Importation d'un fichier CSV 
Un fichier CSV (Separated Value) est un fichier texte avec des valeurs normalement séparées par des 
virgules. De nombreux outils tiers prennent en charge une exportation CSV de données de mesure, y 
compris DataPage+. Cette importation CSV vous permet d'importer ces fichiers de données dans 
DataPage+. 

1. Une fois un fichier CSV créé, dans l'écran Choisir un fichier de données de l'assistant, 
choisissez l'option CSV, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier CSV. Cliquez sur 
Suivant. 

2. Dans l'écran Personnaliser les données 1, utilisez les outils disponibles pour faire correspondre 
les zones dans le fichier CSV avec les informations d'en-têtes. 

 

A. Définissez le nombre de lignes dans le fichier CSV contenant des informations d'en-
têtes. 

B. Dans la zone Infos d'en-têtes, définissez le nom de la pièce en choisissant la colonne 
et la cellule pour la zone appropriée.  
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C. Dans la zone Infos d'en-tête, définissez une date et une heure de transaction à l'aide 
des listes Date et Heure pour désigner les deux zones où figurent la date et l'heure dans 
le fichier de données, ou à l'aide de la liste Date/Heure pour désigner une zone 
contenant la date et l'heure. 

D. Cliquez sur Suivant. 

3. Dans l'écran Personnaliser les données 2, déterminez si la première ligne du fichier de 
données contient ou non des noms de zones en cochant ou décochant la case La première 
ligne contient des noms de zones. Cliquez sur Suivant. 

4. Dans l'écran Personnaliser les données 3, utilisez les outils disponibles pour faire correspondre 
les colonnes dans le fichier CSV avec les noms de colonnes requis reconnus par la base de 
données et les champs de traçabilité. 

 

A. Pour ce faire, sélectionnez une colonne dans la liste Colonne originale. 
B. Dans la zone Connecter à, choisissez l'une de ces trois options en fonction des 

colonnes à connecter : 
• Colonne fixe - Fait référence à une colonne fixe de données dans la base de 

données. Si vous avez connecté plusieurs colonnes MESURÉES, celles-ci sont 
automatiquement importées comme transactions séparées. 

• Champ de traçabilité - Sert à suivre des données spécifiques à la pièce qui 
peuvent changer d'une pièce à l'autre. Si vous choisissez Champ de traçabilité, 
vous devez donner à cette colonne de données un nom de champ de traçabilité. 

• Ignorer - L'assistant d'importation de DataPage+ ignore une colonne de 
données. 

C. Cliquez sur Série pour associer la colonne originale à la colonne de base de données ou 
au champ de traçabilité ou pour ignorer la colonne sélectionnée. Dans la fenêtre 
d'aperçu, le texte des en-têtes de colonnes change pour indiquer ce que vous avez 
connecté pour chaque colonne de données. 

D. Poursuivez la sélection de colonnes jusqu'à ce que toutes soient connectées. 
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5. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les réglages CSV pour 
des importations CSV futures. Si vous cochez ensuite la case Utiliser des réglages enregistrés 
dans le premier écran de l'assistant, l'importation CSV utilisera ces réglages. 

6. Click Fin. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. 
Une fois terminé, cliquez sur annuler to pour fermer l'assistant. Les données importées sont 
ensuite disponibles dans DataPage+. 

Importation d'un fichier DMO 
Un fichier de sortie DMO contient des données de mesure au format DMIS. Cette importation DMO vous 
permet d'importer ces fichiers de données dans DataPage+. 

1. Une fois que vous avez un fichier dmo approprié, dans l'écran Choisir un fichier de données de 
l'assistant, choisissez l'option dmo, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier dmo. 

2. Vérifiez si la commutation de droite est nécessaire. Si tel est le cas, cochez la case Activer le 
commutateur de droite et choisissez le caractère à utiliser dans la zone Commutateur de 
droite. Voir "Importation de données statistiques existantes" pour des informations sur les 
commutateurs de droite. 

3. Cliquez sur Suivant. 
4. Dans l'écran Personnaliser les données 1, choisissez où doivent se trouver les données 

importées. Ces options s'offrent à vous : 

• Choisir une pièce existante - Importe les données dans la base de données spécifiée. 
• Importer des données dans une nouvelle pièce - Crée une pièce dans la base de 

données et importe des données dans cette pièce. 
• Extraire un numéro de pièce d'une instruction - Extrait le nom de la pièce d'une 

instruction spécifique définie par ce que vous avez sélectionné dans la liste déroulante. 
Trouve cette instruction dans le fichier DMO et importe les données associées dans cette 
pièce, créant ainsi une nouvelle pièce dans la base de données, si nécessaire. 

5. Cliquez sur Suivant. 
6. Dans l'écran Personnaliser les données 2, sépcifiez le nom de la transaction pour les données 

importées. Ces options s'offrent à vous : 
• Créer une nouvelle transaction - Permet de créer une date et une heure de 

transaction. La liste déroulante comporte des zones pour créer une date et une heure de 
transaction. 

 

A - Cliquez sur cette zone pour entrer la date de la transaction au format 
MM/JJ/AAAA. 

B - Cliquez sur cette icône pour afficher un calendrier dans lequel cliquer sur une 
date de transaction. 
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C - Cliquez sur ces zones pour entrer l'heure, les minutes et les secondes de la 
transaction au format HH:MM:SS de 24 heures. 

D - Cliquez sur ces contrôles pour augmenter ou réduire la valeur de la zone 
HH:MM:SS sélectionnée. 

• Extraire une transaction d'une instruction - Renseigne la liste en dessous en 
indiquant une date et une heure en l'extrayant de l'instruction désirée. Vous pouvez alors 
sélectionner la transaction à utiliser. 

• Extraire une transaction de deux instructions - Identique à l'option ci-dessus, sauf 
qu'elle renseigne deux listes, l'une avec des dates, l'autre avec des heures. Vous pouvez 
choisir une date et une heure pour la transaction dans chaque liste. 

7. Cliquez sur Suivant. 
8. Dans l'écran Personnaliser les données 3, cochez les cases des éléments que vous voulez 

importer. Cliquez sur Suivant. 
9. Dans l'écran Personnaliser les données 4, cochez les cases des dimensions que vous voulez 

importer. Cliquez sur Terminer. 
10. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

Importation d'un fichier XML 
Un fichier XML (Extensible Markup Language) est un fichier texte codé de façon électronique pour 
contenir des structures de données. De nombreux outils tiers exportent des données de mesure sous 
forme de fichier XML. L'option xml vous permet d'importer ces fichiers de données dans votre base de 
données. PC-DMIS 2010 MR3 et ultérieur vous permet aussi d'export des données statistiques à l'aide de 
la commande XMLSTATS. 

1. Une fois que vous avez un fichier xml approprié, dans l'écran Choisir un fichier de données de 
l'assistant, choisissez l'option xml. 

2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier xml. 
3. Cliquez sur Suivant. L'écran Personnaliser les données 1 apparaît :  
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Écran Personnaliser les données 1 

4. Si vous le désirez, cochez ces cases : 
• Traiter les boucles comme des transactions - Détermine si le logiciel traite 

plusieurs exécutions de mesure issues d'une boucle dans le programme pièce 
comme des transactions distinctes. Dans PC-DMIS, quand un élément est 
mesuré dans une boucle, son ID est assorti d'un nombre entre crochets indiquant 
le nombre de fois que cet élément a été exécuté dans cette boucle : CIR[0] à la 
première exécution, CIR[1] à la deuxième, etc. Si vous cochez cette case, 
chaque boucle est traitée comme des transactions distinctes et l'ID sans les 
crochets apparaît dans chaque transaction. Cochez cette case pour obtenir 
l'inverse ; elle traite plusieurs mesures du même élément dans la boucle comme 
des éléments individuels dans une même transaction, et les noms des éléments 
conservent le nombre entre crochets. 

• Fusionner quand la transaction existe - Fusionner les données mesurées de 
la nouvelle transaction dans une transaction existante pour la même valeur de 
champ de traçabilité. Imaginez par exemple que vous importez un fichier xml 
avec la date de transaction 2012-11-10. Si vous importez un autre xml avec la 
même date de transaction et cochez cette case, les données mesurées du xml 
ultérieur sont fusionnées dans la transaction existante.  

• Contenir des champs de traçabilité spéciaux - Importe des champs de 
traçabilité DataGauge+ spéciaux figurant dans votre fichier de données XML 
dans la base de données. Si les champs de traçabilité tombent dans l'une de ces 
catégories (Catégorie, Lot, Index de lots, Opérateur de jauge, ID jauge), 
entrez les noms de suivis spécifiques dans les zones appropriées en dessous de 
la case à cocher. Ils sont ensuite importés dans la base de données avec vos 
données. Ces données de suivi peuvent ensuite être utilisées dans les requêtes 
de champs de traçabilité. Si vous avez importé une catégorie (dans Noms de 
suivis de catégorie), un numéro de lot (dans Noms de suivis de lot) ou un 
index de lot (dans Noms de suivis d'index de lot), ces valeurs apparaissent 
aussi dans la liste de transactions. 
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A - Numéro de lot, B - Index de lot 

5. Cliquez sur Terminer pour importer les données. 
6. L'écran Exécution d'une opération montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

  

  

Importation d'un fichier RTF 
Un fichier RTF (Rich Text File) est un document de texte entre plates-formes qui prend en charge le 
formatage des données textuelles. La plupart des outils tiers exportent les données de mesure en tant 
que fichier RTF. L'option rtf vous permet d'importer ces fichiers de données dans votre base de données. 

1. Une fois que vous avez un fichier rtf approprié, dans l'écran Choisir un fichier de données de 
l'assistant, choisissez l'option rtf, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier rtf. Cliquez sur 
Suivant. 

2. Dans l'écran Personnaliser les données 1, choisissez si la première ligne contient des noms de 
zones. Si vous cochez cette case, l'assistant d'importation traite la première ligne comme des 
données d'en-tête. Cliquez sur Suivant. 
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3. Dans l'écran Personnaliser les données 2, utilisez les outils disponibles pour faire correspondre 

les colonnes dans le fichier RTF avec les noms de colonnes requis compris par la base de 
données ou avec les champs de traçabilité. 
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A. Pour ce faire, sélectionnez une colonne dans la liste Colonne originale. 
B. Dans la zone Connecter à, choisissez l'une de ces trois options en fonction des 

colonnes à connecter : 
• Colonne fixe - Fait référence à une colonne fixe de données dans la base de 

données. 
• Champ de traçabilité - Sert à suivre des données spécifiques à la pièce qui 

peuvent changer d'une pièce à l'autre. Si vous choisissez Champ de traçabilité, 
vous devez donner à cette colonne de données un nom de champ de traçabilité. 

• Ignorer - L'assistant d'importation de DataPage+ ignore une colonne de 
données. 

C. Cliquez sur Série pour associer la colonne originale à la colonne de base de données ou 
au champ de traçabilité ou pour ignorer la colonne sélectionnée. Dans la fenêtre 
d'aperçu, le texte des en-têtes de colonnes change pour indiquer ce que vous avez 
connecté pour chaque colonne de données. 

D. Poursuivez la sélection de colonnes jusqu'à ce que toutes soient connectées. Ces 
colonnes doivent être définies : 

• Ces trois colonnes : Pièce, Axe et Mesuré 
• Une de ces trois colonnes : Nom d'élément ou Nom de dimension 
• Une de ces combinaisons : une colonne DateHeure ou deux colonnes Date et 

Heure 

4. Si besoin est, cliquez sur le bouton Avancé pour exécuter des opérations de colonne. Elles 
incluent l'ajout de nouvelles colonnes, la suppression de colonnes et la division ou fusion de 
colonnes existantes. Voir "Exécution d'opérations avancées de colonne" ci-dessous. 

5. Pour stocker ces réglages comme un modèle, cliquez sur le bouton Enregistrer. DataPage+ 
prend par défaut les réglages en cours à la prochaine importation RTF. 

6. Cliquez sur Fin pour importer les données. L'écran Exécution d'une opération... montre les 
détails du processus d'importation. Une fois terminé, cliquez sur annuler to pour fermer 
l'assistant. Les données importées sont ensuite disponibles dans DataPage+. 

Remarque : si la commande Terminer échoue en raison de colonnes inexistantes non définies, voir la 
rubrique "Exécution d'opérations avancées de colonne" ci-dessous pour ajouter et définir ces colonnes. 

Remarques concernant l'importation d'un rapport PC-DMIS RTF 
Si vous voulez importer un rapport RTF de PC-DMIS, il doit être généré alors que la boîte de dialogue 
Utiliser Rapports de dimensions en mode texte est cochée. Consultez la rubrique « Modification du 
texte du rapport » dans la documentation de PC-DMIS Core, pour avoir plus d'informations concernant la 
façon d'avoir accès à la boîte de dialogue contenant cette case à cocher. Pour générer un fichier RTF, 
consultez la rubrique « Impression de la fenêtre de rapport » dans cette même documentation où les 
options de sortie de rapports sont abordées. 

Une fois le fichier RTF obtenu, suivez le processus d'importation ci-dessus. Dans l'écran Personnaliser 
les données 2, où vous faites correspondre les noms de colonnes reconnus par le logiciel avec ceux 
dans le fichier RTF, procédez comme suit : 

• Spécifiez ou ajoutez la colonne Pièce. 
• Spécifiez ou ajoutez les colonnes DateHeure. 
• Ignorez la colonne DEV. 

Exécution d'opérations avancées de colonne 
La base de données attend un certain nombre de colonnes et des colonnes contenant des données 
spécifiques. Si votre fichier d'importation ne contient pas les informations nécessaires, vous devez utiliser 
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les outils d'opérations de colonne pour ajouter, fusionner ou diviser des colonnes et obtenir les types de 
colonne requis. Ces outils sont disponibles en cliquant sur le bouton Avancé dans l'écran Personnaliser 
les données 2 dans l'assistant d'importation RTF. La boîte de dialogue Opération de colonne s'ouvre : 

 

En fonction de la sélection faite dans cette boîte de dialogue, des contrôles supplémentaires 
apparaissent. 

Ajouter - Ce bouton change dans la zone Détails de la boîte de dialogue et devient "Ajouter une 
nouvelle opération de colonne". Il vous permet d'ajouter de nouvelles colonnes via certaines opérations. 

Type - Cette liste déroulante contient ces opérations de colonne : 

Const - Cette opération construit une nouvelle colonne. Par exemple, si vous avez besoin de créer 
une colonne Daten vous pouvez saisir "Date" dans la zone Nom et sélectionner la variable 
%CurrentDateTime% dans la liste Données. 

Nom - Nom de la colonne. 

Données - Type de données que la zone doit contenir. Actuellement, seule la variable 
%CurrentDateTime% est prise en charge. Il est inutile de faire une sélection dans la liste 
Données. Vous pouvez ne rien sélectionner pour créer une colonne vide à connecter ou 
définir le type de colonne requis. 

Fusionner - Cette opération crée une colonne en ajoutant la colonne 2 à la colonne 1 avec le 
caractère de liaison entre les données. 

Colonne 1 - Première colonne 
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Colonne 2 - Seconde colonne 

Liaison - Caractère employé pour lier les données. Vous pouvez ensuite diviser les 
colonnes au niveau de ce caractère. 

Diviser par séparateur - Cette opération crée des colonnes en divisant une colonne au caractère 
de séparation défini pour donner deux colonnes supplémentaires ou plus. Par exemple, si une 
zone dans votre colonne contient la chaîne de caractères ABC123-DEF456 et que vous entrez un 
tiret comme séparateur, le logiciel divise la chaîne au caractère - donnant deux zones de données 
ABC123 et DEF456. 

Colonne - Colonne à diviser. 

Orientation - Définit si le séparateur est recherché sur la gauche ou sur la droite de la 
chaîne. 

Séparateur - Définit l'emplacement du caractère auquel le logiciel divise les données. 

Diviser par nombre de caractères - Cette opération crée des colonnes en divisant une colonne à 
un nombre spécifié de caractères pour donner deux colonnes supplémentaires ou plus. Par 
exemple, si une zone contient la chaîne de caractères ABC123-DEF456 et que vous entrez 5 
comme nombre de caractères avec une orientation gauche, le logiciel compte cinq caractères 
depuis la gauche et divise les données à cet endroit. Les nouvelles colonnes affichent ABC12 et 3-
DEF456, respectivement. Si vous prenez l'orientation droite, le logiciel compte dans ce cas en 
partant de la droite et donne les chaînes EF456 et ABC123-D, respectivement. 

Colonne - Colonne à diviser. 

Orientation - Définit si les caractères sont comptés en partant de la droite ou de la gauche. 

Séparateur - Définit le nombre de caractères à compter pour l'emplacement de division. 

Importation d'un fichier texte Mitutoyo 
Un fichier texte Mitutoyo (TXT) est un fichier texte simple contenant des données de mesure dans un 
format utilisé par Mitutoyo. Certains outils tiers exportent les données de mesure dans ce type de fichier 
texte. L'option Fichier de texte Mitutoyo vous permet d'importer ces fichiers de données dans votre 
base de données. 

1. Une fois que vous avez un fichier texte approprié, dans l'écran Choisir un fichier de données 
de l'assistant, choisissez l'option Fichier de texte Mitutoyo. 

2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier txt. 
3. Cliquez sur Suivant. L'écran Composants de fichier de texte Mitutoyo apparaît. 
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4. Servez-vous des listes Lignes d'en-tête et Colonne du mot-clé pour spécifier l'en-tête du fichier 
et la colonne du mot-clé. Le bouton Rafraîchir permet de visualiser dans la fenêtre d'aperçu des 
lignes et des colonnes l'incidence de vos changements sur l'importation. 
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5. Cliquez sur Suivant. L'écran Personnaliser le produit Mitutoyo apparaît. 
 

 
6. A ce stade, pour terminer l'importation du texte au format Mitutoyo, vous devez définir des 

informations sur le produit pour le fichier texte importé. Pour ce faire, vous pouvez importer un 
fichier de produit existant ou en créant un. Les fichiers de produit sont en fait des fichiers XML 
avec l'extension .mpf (Mitutoyo Product File). 

7. Utilisez les boutons de commande à côté de la liste Produit défini pour importer, réorganiser et 
gérer des fichiers de projet. Dès que vous avez assez d'informations sur le produit, une marque 

verte  apparaît à côté de l'élément dans la liste Produit défini list. Les éléments qui 

demandent plus d'informations sont signalés d'une croix rouge.  
• Haut - Déplace le produit sélectionné vers le haut dans la liste Produit défini. 
• Bas - Déplace le produit sélectionné vers le bas dans la liste Produit défini. 
• Exporter - Exporte le produit défini en tant que fichier MPF (Mitutoyo Product File). 
• Importer - Importe un fichier MPF (Mitutoyo Product File) dans la liste Produit défini. 
• Nouveau - Définit de nouvelles informations sur le produit Mitutoyo. 
• Modifier - Edite le fichier de produit sélectionné dans la liste Produit défini. Vous 

pouvez ainsi reconnecter des cellules en définissant des informations sur le produit et en 
éditant des variables d'éléments et de dimensions dans le fichier texte. 

• Supprimer - Supprime le fichier de produit sélectionné dans la liste Produit défini. 
8. Cliquez sur Terminer pour importer les données. 
9. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

Création/édition d'informations sur le produit Mitutoyo 
Les boutons Nouveau et Modifier apparaissent dans la boîte de dialogue Produit Mitutoyo. Servez-
vous de cette boîte de dialogue pour définir ou ditre les informations sur le produit. Elle contient deux 
onglets : Général pour définir les informations requises sur le produit, et Variables pour définir les 
variables d'éléments et de dimensions. 
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Général : 

 
Onglet Général 

Utilisez l'onglet Général pour entrer le nom du produit, pour sélectionner des colonnes (A,B,C, etc.) et 
des lignes (1,2,3, etc.) et pour trouver des cellules de données à attribuer aux zones disponibles dans 
l'onglet. 

Variables : 
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Onglet Variables 

Utilisez l'onglet Variables pour créer ou modifier les variables d'éléments et de dimensions. 

Boutons disponibles : 

• Nouveau - Active les zones nécessaires pour définir une nouvelle variable d'élément. 
• Supprimer - Supprime la variable de la liste. 
• Modifier - Active les zones nécessaires pour éditer la variable d'élément sélectionnée. 
• OK - Ferme la boîte de dialogue Produit Mitutoyo en enregistrant toutes les informations sur le 

produit et les changements des variables. 
• Annuler - Ferme la boîte de dialogue sans rien enregistrer. 

Zones et listes disponibles : 
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• Nom d'élément - Entrez le nom d'élément pour la variable. Il peut s'agit de PNT1, CIR4, CYL2, 
etc. 

• Nom de dimension - Entrez le nom de la dimension pour la variable. 
• Axe - Entrez un code d'axe pour définir l'axe de la variable (comme D, M, TP, X, Y, Z, etc.). 
• Nominal - Définit la valeur nominale pour la variable. 
• Tolérance supérieure / Tolérance inférieure - Entrez les valeurs de tolérance pour la variable. 
• Mesuré (Col) - Sélectionnez la colonne de données que le logiciel utilisera pour les données 

mesurées de cette variable. Utilisez ensuite la zone Matrice de lignes (mots-clés) pour 
sélectionner les lignes de la colonne de données qui serviront à définir les valeurs mesurées de 
cette variable. 

• Matrice de lignes (mots-clés) - Après avoir fourni les informations ci-dessus, cette zone devient 
disponible pour connecter certaines rangées à la colonne définie dans la colonne mesurée. Une 
zone spécifique de données à utiliser est alors obtenue. 

Une nouvelle variable définie ressemble à ce qui suit : 

 
Exemple de nom d'élément 

Importation d'un format Excel générique 
Un format Excel correspond à un fichier .xls ou .xlsm de l'application de tableurs Microsoft Excel. Many 
third party tools export measurement data as an .xls file. L'option Excel générique vous permet 
d'importer ces fichiers de données dans votre base de données. 

Le fichier que vous importez doit contenir au moins les données suivantes : 

• Un nom de pièce 
• Une date mesurée 
• Une heure mesurée 
• ID d’éléments 
• Valeurs mesurées pour chaque axe 
• Valeurs de tolérance supérieure 
• Valeurs de tolérance inférieure 
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1. Une fois que vous avez un fichier .xls ou. xlsm approprié, dans l'écran Choisir un fichier de 
données de l'assistant, choisissez l'option xlsm. 

2. Cliquez sur Parcourir : une boîte de dialogue Ouvrir apparaît. Sélectionnez le fichier xls ou xlsm. 
Par défaut, le logiciel filtre pour ne montrer que les fichiers xlsm. Entrez *.xls dans la zone Nom 
de fichier afin de sélectionner un fichier de type *.xls. 

3. Cliquez sur Suivant. Le logiciel lance le processus d'importation et affiche l'écran Personnaliser 
les données 1.  

4. Cet écran permet de définir des informations générales, comme le nom de la pièce ou les date et 
heure de transaction. 
 

 

• Dans l'écran Personnaliser les données 1, mettez en correspondance la zone Nom de 
pièce et la cellule dans le fichier xls contenant votre nom de pièce. Par exemple, avec 
quelque chose comme =B1, la valeur de la cellule B1 est extraite. 

• Faites-en de même pour les zones Date mesurée et Heure mesurée. Vous pouvez 
aussi sélectionnez %CurrentDate% et %CurrentTime% dans la liste déroulante pour 
utiliser la date et l'heure en cours du système. 

5. Cliquez sur Suivant. Le logiciel affiche l'écran Personnaliser les données 2.  
6. Cet écran permet d'ajouter et de mettre en correspondance des données de champs de 

traçabilité.  
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• Cliquez sur Nouveau pour ajouter un nouveau champ de traçabilité. Il apparaît dans la 

zone Suivis. 
• Entrez le nom du champ de traçabilité dans la colonne Nom de traçabilité. 
• Utilisez la colonne Suivre matrice de valeurs pour mettre en correspondance les 

informations appropriées depuis le fichier .xls. 
7. Cliquez sur Suivant. Le logiciel affiche l'écran Personnaliser les données 3. 
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8. Cet écran vous permet de définir vos variables d'élément. 
 

 
• Par défaut, un exemple d'élément CIR1 avec trois variables (X, Y et D) apparaît dans la 

liste Variables. 
• Vous pouvez cliquer sur Modifier pour modifier ces variables, ou bien sur Supprimer 

pour chacune d'elles et sur Nouveau pour en créer. 
• Une fois le côté droit de l'écran en mode édition (après avoir cliqué sur Modifier ou sur 

Nouveau), indiquez les valeurs dans les zones Nom d'élément, Nom de dimension, 
Axe, Valeur nominale, Tolérance supérieure et Tolérance inférieure. Vous pouvez 
entrer ces valeurs directement dans chaque zone ou les faire correspondre aux cellules 
respectives dans la feuille Excel. Si vous mettez en correspondance les valeurs, la valeur 
concernée apparaît à droite de la zone. 

• Dans la zone Échantillon, utilisez les zones dans la colonne Plan cellule et faites 
correspondre les cellules de la feuille Excel qui contiennent des valeurs mesurées pour la 
variable d'élément sélectionnée. 

9. Cliquez sur Terminer pour importer les données. 
10. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

Importation d'un fichier CTO   
Un fichier CTO est un format utilisé par CoreView. L'option CTO vous permet d'importer ces fichiers de 
données dans votre base de données.  
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1. Une fois que vous avez un fichier CTO, dans l'écran Choisir un fichier de données de 
l'assistant, choisissez l'option CTO. 

2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier CTO. 
3. Cliquez sur Suivant. 
4. Dans l'écran Personnaliser les données 1, cochez la case Traiter la(les) boucle(s) comme 

transaction(s) pour que chaque boucle dans les données soit traitée comme une transaction 
distincte. 

5. Cliquez sur Terminer pour importer les données. 
6. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

Importation d'un fichier Quindos 
Un fichier Quindos peut correspondre à plusieurs formats, en fonction du mode d'enregistrement de ce 
fichier dans l'application Quindos. 

1. Une fois le fichier Quindos sélectionné, dans l'écran Choisir un fichier de données de 
l'assistant, choisissez l'option Quindos. 

2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier Quindos. 
3. Cliquez sur Terminer pour importer les données. 
4. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

Importation d'un fichier Blade 
Blade génère des fichiers au format BSF (Blade Statistic File) depuis l'application PC-DMIS Blade. 

1. Une fois le fichier Blade sélectionné, dans l'écran Choisir un fichier de données de l'assistant, 
choisissez l'option Blade. 

2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier .bsf. 
3. Dans l'écran Personnaliser les données 1, choisissez si la première ligne contient des noms de 

zones. Si vous cochez cette case, l'assistant d'importation traite la première ligne comme des 
données d'en-tête. Cliquez sur Suivant. 

4. Dans l'écran Personnaliser les données 2, utilisez les outils disponibles pour faire correspondre 
les colonnes dans le fichier BSF avec les noms de colonnes requis reconnus par la base de 
données et les champs de traçabilité. Voir "Importation d'un fichier CSV" pour des informations 
sur ce mappage dans le contexte de fichiers CSV. Le mappage de fichiers BSF se produit de 
façon similaire. 

5. Une fois les colonnes mappées, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 
les réglages BSF pour des importations BSF ultérieures. Si vous cochez ensuite la case Utiliser 
réglages enregistrés dans le premier écran de l'assistant, l'importation BSF prend ces réglages. 

6. Cliquez sur Terminer pour importer les données. 
7. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

Une fois un fichier Blade importé, vous pouvez appliquer les données dans un onglet Texte pour générer 
un rapport de texte Blade. 
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Importation d'un fichier Temporary Statistics (Tmp) 
Ceci vous permet d'importer le fichier temporaire XSTATS11.tmp que PC-DMIS génère automatiquement 
quand les statistiques d'un programme pièce sont envoyées à une base de données Datapage existante. 
  

1. Une fois que vous avez un fichier .tmp, dans l'écran Choisir un fichier de données de 
l'assistant, choisissez l'option Fichier tmp. 

2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier .tmp. 

 

3. Cliquez sur Suivant. Dans l'écran Personnaliser le fichier Tmp, cochez la case à côté de la ou 
des pièces à importer. 
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4. Cliquez sur Suivant. L'écran change pour montrer les transactions disponibles.  
5. Cochez la case à côté des transactions à importer. 

 

6. Cliquez sur Terminer pour importer les données.  
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7. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 
Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

  

Importation d'un fichier Excel 
L'opération est la même qu'avec l'option "Importation d'un fichier CSV", mais pour un fichier Excel (au 
format .XLS). Voir la documentation pour en savoir plus. 

Importation d'un rapport de mesure Romer 
Un rapport de mesure Romer est un fichier html. Cette option vous permet d'importer ce format de 
rapport dans votre base de données. 

1. Une fois un fichier html créé, dans l'écran Choisir un fichier de données de l'assistant, 
choisissez l'option Rapport de mesure Romer. 

2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier html. 
3. Cliquez sur Suivant. 
4. Cliquez sur Terminer pour importer les données. 
5. L'écran Exécution d'une opération... montre les détails du processus d'importation. Cliquez sur 

Annuler pour fermer l'assistant. Une fois la boîte de dialogue fermée, les données importées 
sont disponibles dans DataPage+. 

Envoi de données de PC-DMIS à Datapage+ 
Cette section explique les étapes requises pour lancer l'importation de données de PC-DMIS dans la 
base de données DataPage+. 

 Avant de commencer 
 Etape 1 : Créer une source de données 
 Étape 2 : Importer des données de PC-DMIS dans Datapage+ 

Avant de commencer 
Installez .NET Framework v3.5. 
DataPage+ utilise Windows Presentation Foundation (WPF). Pour que cela fonctionne, .NET Framework 
v3.5 doit être installé. 

Avant de poursuivre, vérifiez que .NET Framework v3.5 est installé. Pour ce faire, 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows et sélectionnez Exécuter. 
2. Entrez Microsoft.Net. Si .NET Framework est installé, un répertoire Microsoft.NET 

s'ouvre dans Windows Explorer. 
3. Accédez au répertoire Framework. Si un répertoire v3.5 existe, le programme est déjà 

installé. 

Si vous devez l'installer en revanche, téléchargez-le et installez-le depuis cet emplacement : 
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
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Remarque : DataPage+ est fourni avec .NET Framework ; le plus souvent donc, vous devez juste 
installer DataPage+. 

Utilisateurs Windows Vista – Vérifiez que le protocole TCP/IP Protocol pour SQL Express est 
activé. 
Si vous travaillez dans le système d'exploitation Windows Vista, après l'installation de SQL Express dans 
.NET Framework, vous devez activer le protocole TCP/IP : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows. 
2. Choisissez Tous les programmes, Microsoft SQL Server 2005, Configuration Tools, 

puis SQL Configuration Manager. 
3. Dans le panneau de gauche, développez SQL Server 2005 Network Configuration. 
4. Dans le panneau de gauche, développez Protocols for SQLEXPRESS. 
5. Dans le panneau de droite, TCP/IP doit être activé. Si tel n'est pas le cas, cliquez avec le 

bouton droit sur TCP/IP et sélectionnez Enable dans le menu de raccourcis qui s'ouvre. 

 

6. Redémarrez Services for SQL Server. 
• Sélectionnez SQL Server 2005 Services dans le panneau de gauche. 
• Cliquez avec le bouton droit sur SQL Server (SQLEXPRESS) dans le 
panneau de droite et choisissez Restart. 

7. Vérifiez aussi que le service SQL Server Browser affiche "Running" dans la colonne 
State et "Automatic" dans la colonne Start Mode. Sinon, cliquez dessus avec le bouton 
droit et sélectionnez Restart. 
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Etape 1 : Se connecter à une source de données 
Vous avez deux options. Vous pouvez vous connecter à une base de données existante ou en créer une. 
Ces procédures sont décrites ci-dessous. 

Option 1 : Connexion à la base de données démo 
Cette procédure suppose que vous envisagez de vous connecter à la base de données démo fournie 
avec l'installation de Datapage+ pour envoyer des informations depuis PC-DMIS. Si vous employez une 
autre base de données, vous pouvez l'utiliser à la place. 

1. Ouvrez Datapage+ et sélectionnez Outils | Connexion de base de données. 

 

2. La boîte de dialogue Propriétés de connexion de la base de données s'ouvre. 
3. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au répertoire contenant la base de données démo. 

Par défaut, il doit s'agir d'un sous-répertoire de votre répertoire utilisateur : Notez que la base de 
données démo fournie avec Datapage+ se trouve dans votre répertoire utilisateur, en général à 
cet emplacement : c:\users\<nom d'utilisateur>\AppData\Roaming\DPPlusDatabase\, où <nom 
d'utilisateur> correspond à votre nom d'utilisateur. 

4. Sélectionnez la base de données Demo.mdf et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue doit 
ressembler à ce qui suit : 

 

5. Si besoin est, cliquez sur Mettre à niveau pour mettre à jour la base de données et en utiliser la 
dernière version. 

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de connexion de la base de 
données. 

Si vous obtenez une boîte de dialogue comme ci-dessus, Datapage+ utilisera la base de données 
Demo.mdf existante. 

Remarque : la base de données de démonstration est uniquement conçue à des fins d'affichage. Pour 
envoyer des données statistiques de PC-DMIS à Datapage+, créez une base de données ou chargez-en 
une existante. 
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Option 2 : Création d'une base de données test 
Si vous préférez, vous pouvez aussi créer une base de données locale vide appelée « Test » à l'aide des 
outils dans Datapage+ en suivant cette procédure : 

1. Ouvrez Datapage+ et sélectionnez Outils | Connexion de base de données. 

 

2. La boîte de dialogue Propriétés de connexion de la base de données s'ouvre. 
3. Cliquez sur le bouton Création de base de données. L'assistant Créer une nouvelle base de 

données locale apparaît. 
4. Cochez les cases et renseignez les zones de l'assistant comme illustré dans l'image ci-dessous. 

Vous pouvez prendre différents noms ou chemins pour stocker la base de données. 

5. Cliquez sur OK pour fermer l'assistant de création de base de données locale. L'assistant 
crée votre fichier de base de données et le nom de la source de données. 

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de connexion de la base de 
données. 

Si vous obtenez une boîte de dialogue comme ci-dessus, une base de données est créée, ainsi qu'une 
source de données nommée "Test" que vous pouvez utiliser dans PC-DMIS. 

Étape 2 : Importer des données de PC-DMIS dans Datapage+ 
Créez un programme pièce PC-DMIS avec au moins un élément et une dimension pour ce dernier. Après 
cela, avant de mesurer les éléments, vous devez insérer une commande STATS/ON désignant votre 
source de données définie. Vous pouvez ensuite exécuter votre programme pièce pour envoyer des 
données à votre base de données. 

Remarque : la base de données démo est uniquement fournie pour consultation. Pour envoyer des 
données statistiques réelles de PC-DMIS à Datapage+, créez une base de données ou chargez-en une 
existante. 

Procédure pour PC-DMIS 2009 et ultérieur 
1. Placez le curseur en haut de votre programme pièce. 
2. Sélectionnez Insérer | Commande statistiques | Statistiques pour accéder à la boîte de 

dialogue Options statistiques. 
3. Sélectionnez la source de données créée dans la liste déroulante Source de données. 
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Voir la rubrique "Utilisation de la boîte de dialogue Options statistiques" dans la documentation de 
PC-DMIS Core pour des informations plus spécifiques sur l'utilisation de cette boîte de dialogue. 

4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe si besoin est. 
5. Cliquez sur Test de connexion et cliquez sur OK. 
6. PC-DMIS insère la commande STATS/ON :  

STATS/ON,SPC_DATABASE,DataPageLocal 

 

7. Exécutez votre programme pièce. Au terme de l'exécution, les données sont envoyées à la 
base de données SQL. 

8. Lancez à présent l'application Datapage+ et connectez-vous. 
9. Sélectionnez Toutes les pièces dans la barre latérale. Une nouvelle vignette CAO est 

ajoutée dans la vue principale. Cette nouvelle "pièce" contient les données envoyées depuis 
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votre programme pièce PC-DMIS. Pour des informations sur l'utilisation de pièces, voir la 
section "Pièces". 

Procédure pour PC-DMIS 4.3 et antérieur 
Vous ne pouvez pas procéder avec la commande STATS/ON habituelles dans ces versions de PC-DMIS, 
car elles ne prennent pas en charge le nouveau format de base de données Datapage+. Pour les 
versions existantes de PC-DMIS, vous devez utiliser des outils statistiques fournis par l'installation 
Datapage+ afin de convertir et d'envoyer vos données sous forme de fichiers XML dans une base de 
données Datapage+. Voir la rubrique « Outils statistiques », pour des informations sur l'utilisation de ces 
outils. 

Vue d'ensemble de l'interface utilisateur 
Quand vous vous connectez pour la première fois à votre base de données définie, Datapage+ affiche un 
écran ressemblant à ceci. 

 

1. Barre de menus principale - Contient des menus et des icônes de barre d'outils pour la 
navigation, le contrôle des comptes utilisateur, les outils et les réglages, ainsi que pour 
accéder au fichier d'aide. 

2. Barre latérale - La barre latérale vous fournit des outils pour accéder à des données de 
pièces et les sélectionner pour affichage. 

3. Affichage principal - Énumère les informations principales pour la sélection actuelle de 
pièces ou de données de pièces. Cette partie de l'interface utilisateur reste vide jusqu'à ce 
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que vous choisissiez une catégorie de pièces ou cliquiez sur Toutes les pièces, dans la 
barre de côté. 

4. Barres d'outils - Les icônes de la barre d'outils, dans la barre de menu principal, et dans 
l'affichage principal et la barre de côté (une fois qu'une pièce est sélectionnée) fournissent 
une façon rapide et facile à utiliser pour accomplir différentes fonctions et opérations. Une 
fois que vous cliquez sur une pièce, plusieurs nouvelles icônes de la barre d'outils 
apparaissent dans les divers onglets. 

5. Barre de statut - Répertorie les informations sur le nombre de pièces dans la catégorie 
actuellement sélectionnée. Affiche aussi des informations concernant la base de données en 
cours d'utilisation. 

  

Barre de menus principale 
En haut de la fenêtre Datapage+ se trouve la barre de menus principale. Elle contient des éléments de 
navigation, ainsi que des menus et des icônes pour modifier les paramètres de connexion de la base de 
données, importer des données, modifier votre profil de compte utilisateur et accéder au fichier d'aide. 

 
Barre de menus principale 

La barre de menus contient ces éléments : 

Élément de barre d'outils Description 

 

Cliquez sur cette image pour accéder au site Web 
pcdmis.com. Voir http://www.pcdmis.com/. 

 

Comme dans un navigateur Web, ces icônes de 
navigation Arrière et Avant reculent et avancent dans 
l'historique des écrans ouverts et des éléments 
auxquels vous avez accédé. 

 

Le bouton Utilisateur actuel souligné bleu ouvre la 
boîte de dialogue Modifier l'utilisateur, ce qui vous 
permet de modifier votre profil personnel. Le formulaire 
est identique à celui employé lors du processus 
d'enregistrement. Le bouton Déconnecter déconnecte 
l'utilisateur en cours et renvoie à l'écran de connexion 
initial. Voir "Enregistrement et connexion". 

 

Le bouton Pièce actuelle sélectionnée exécute ces 
tâches : 

 Il affiche la catégorie, le nom et l'image 
associée de la pièce actuellement 
sélectionnée. 

 Il affiche un menu déroulant d'options 

http://www.pcdmis.com/
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permettant d'importer un modèle CAO 3D ou 
une image CAO, en l'associant à vos données 
de pièce en cas d'application à l'onglet CAO et 
aux rapports basés sur la CAO : 

Charger le modèle de CAO de 
quadrillage et de solide - Charge un 
modèle CAO combiné solide et de 
quadrillage dans votre pièce. Les types 
de fichiers pris en charge sont .cad et 
.iges. 

Charger le modèle de CAO solide - 
Charge le modèle CAO solide dans votre 
pièce. Les types de fichiers pris en 
charge sont .cad, .iges et .xamlsolid. 

Charger le modèle de CAO de 
quadrillage - Charge le modèle CAO de 
quadrillage dans votre pièce. Les types 
de fichiers pris en charge sont .cad, .iges 
et .xamlwireframe. 

Télécharger image CAO - Télécharge 
un fichier image dans votre pièce. Vous 
pouvez ainsi fournir un dessin ou une 
photo à une pièce si vous ne possédez 
pas un modèle CAO. Vous pouvez 
toujours faire pivoter l'image ou en faire 
un zoom avant ou arrière dans l'onglet 
CAO comme avec un modèle CAO, mais 
la rotation 3D ne fonctionne pas comme 
un modèle CAO, car vous travaillez avec 
une image en deux dimensions. Types 
de fichiers pris en charge : .jpg, .bmp et 
.png. 

Remarque : ce bouton est uniquement visible si vous 
avez sélectionné dans la barre latérale une pièce à 
utiliser. 
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Selon la sélection en cours dans Datapage+, le logiciel 
présente une ou plusieurs de ces options de menu. 
Une fois une pièce activée, le menu Outils contient 
d'autres options : 

Importer des données 

- Cette option ouvre l'assistant d'importation 
de données Datapage+. Voir « Importation de 
données ». 

Connexion de base de données 

- Cette option ouvre la boîte de dialogue 
Propriétés de connexion de la base de 
donnée. Voir "Connexion à une base de 
données". 

Compte 

- En fonction de vos privilèges, cette option 
vous permet d'utiliser des comptes utilisateur 
sur le système. Voir "Gestion des comptes". 

Afficher journaux 

- Cette option affiche des donnés consignées 
expliquant diverses opérations effectuées par 
les utilisateurs dans la base de données. Cette 
option apparaît seulement si vous disposez de 
droits administrateur. Voir "Affichage et requête 
de journaux administrateur". 

Afficher sélection 

- Cette option ouvre la boîte de dialogue 
Afficher sélection qui vous permet de choisir 
les fenêtres à onglets devant s'afficher dans la 
vue principale. 
 

 
 
Cochez les éléments à afficher et cliquez sur 
Appliquer ; cliquez aussi sur Enregistrer pour 
que votre configuration soit conservée à 
l'ouverture d'une nouvelle session dans 
Datapage+. 
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Couleur de dimension 

- Cette option ouvre la boîte de dialogue 
Couleur de dimension permettant de définir 
des couleurs pour les différentes zones de 
tolérance. Voir "Présentation des couleurs 
d'élément" pour plus d'informations. 

Options 

- Cet élément vous permet de fixer les options 
du logiciel en affichant la boîte de dialogue 
Options. Voir la rubrique « Fixer les options du 
logiciel », pour plus d'informations. 

Mettre à jour 

Met à jour le logiciel manuellement ou 
automatiquement, à l'aide de modifications de la 
base de données. Voir « Mise à jour », pour 
plus d'informations. 

Calculs 

- Ouvre la boîte de dialogue Calculs. 

 

Cette boîte de dialogue contient des boutons 
pour changer les styles de calculs affectant les 
types de diagrammes utilisés dans les onglets 
Diagramme et CAO. Les changements 
apportés à cette boîte de dialogue sont 
immédiatement appliqués et stockés dans la 
base de données. 

• Tests de contrôle 
• Seuil de capacité 
• Paramètres de sous-groupes 
• Diagrammes de contrôle 

Vous pouvez créer et stocker plusieurs styles de 
calculs qui peuvent être utilisés sur différents 
ordinateurs tant que vous êtes connectés à la même 
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base de données. 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton 
Nouveau et définissez un nouveau style. 

Tous les paramètres de calculs que vous 
enregistrez sont stockés dans la base de 
données au style actuel sélectionné dans 
la boîte de dialogue Styles de calculs. 
Pour charger un style de calculs 
enregistré, sélectionnez-le dans la liste. 

  

 

Le menu Aide permet d'accéder au fichier d'aide de 
Datapage+ ainsi qu'à la boîte de dialogue A propos 
de, qui permet de consulter les informations sur la 
version actuelle et tous les modules programmés. 

 Réduire - Réduit la fenêtre dans la barre de 
tâches. 

Agrandir - Agrandit la fenêtre pour qu'elle 
occupe tout l'écran. 

Normal - Restaure la fenêtre agrandie à son 
emplacement précédent. 

Fermer - Ferme l'application Datapage+ en vous 
déconnectant de la base de données et en arrêtant les 
connexions à celle-ci. 

  

Barre latérale 
La barre latérale sur la gauche de votre écran change en fonction des opérations en 
cours dans le logiciel. 

Barre latérale initiale 
Au départ, après la connexion à la base de données, la barre latérale affiche des 
informations sur les pièces, les catégories et les requêtes de haut niveau. 

Ces zones peuvent servir à afficher toutes vos pièces dans la base de données, à 
créer des catégories et à leur attribuer des pièces, ainsi qu'à définir des requêtes de 
haut niveau. Voir ces rubriques pour plus d'informations : 

 Pièces 
 Catégories 
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 Requêtes de haut niveau 

  

 
  

Barre latérale pour une pièce sélectionnée 
Quand vous double-cliquez sur une pièce, la barre latérale change et montre les 
zones permettant d'afficher des données statistiques plus spécifiques pour cette 
pièce, dont des éléments, des variables d'éléments et des transactions. Vous 
pouvez aussi utiliser des séries de variables et des requêtes de traçabilité pour 
limiter davantage les informations à l'écran. Voir ces rubriques pour plus 
d'informations : 

 Éléments et variables d'éléments 
 Séries de variables 
 Transactions 
 A propos des requêtes de champ de traçabilité 

Par ailleurs, ces icônes deviennent disponibles dans la barre latérale : 

 Appliquer à - Applique ou envoie des données pour les 
éléments marqués dans la barre latérale dans la vue principale. 

 Appliquer à tous - Applique ou envoie des données pour les 
éléments marqués dans la barre latérale à tous les onglets dans la vue 
principale. 

 Ajouter à - Ajoute des données pour les éléments marqués 
dans la barre latérale à la fin de l'onglet actuel dans la vue principale. 

 À Excel - Exporte les données pour les éléments marqués dans 
la barre latérale en tant que rapport spécifié. Voir la rubrique "À Excel". 

  

 
  

Barre latérale pour l'onglet Rapport 
Cliquez sur l'onglet Rapport pour une pièce pour changer la barre latérale afin 
d'afficher les rapports par défaut actuels fournis avec Datapage (ChartRpt, TextRpt et 
CadRpt), ainsi que les rapports enregistrés personnalisés et les groupes de rapports. 
Voir ces rubriques pour plus d'informations : 

 Onglet Rapport 
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Barre latéral pour la gestion des comptes 
Si vous disposez de privilèges pour modifier les informations de compte, cliquez sur 
Outils | Compte pour afficher la fenêtre Afficheur de compte ou Gestion des 
comptes. Cette fenêtre contient sa propre barre latérale permettant de définir des 
départements. Voir ces rubriques pour plus d'informations : 

 Gestion des comptes 

   
 

 
   

Changement de largeur de la barre latérale 
Vous pouvez augmenter ou réduire la largeur de la barre latérale en faisant glisser 
la ligne verticale entre elle et la vue principale. Cette opération est utile pour 
certaines listes (comme celle Transactions) où des données de champ de 
traçabilité peuvent être masquées tant que vous n'augmentez pas la largeur. 

  

  

 
  

Changement de hauteur de la liste de la barre latérale 
Vous pouvez changer la hauteur des différentes listes dans la barre latérale 
en faisant glisser la ligne horizontale les séparant. Cette opération est utile 
pour certaines listes (comme Variables d'éléments ou Transactions) où 
vous pouvez afficher plus de données verticalement dans un conteneur 
particulier. 

  

   
  

Vue principale 
La vue principale de l'écran présente les informations principales sur la sélection actuelle de pièces ou de 
données de pièces. Cette partie de l'interface utilisateur reste vide jusqu'à ce que vous choisissiez une 
catégorie de pièces ou cliquiez sur Toutes les pièces, dans la barre de côté. Elle montre alors une 
vignette de chaque pièce attribuée à la catégorie sélectionnée : 
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Exemple de vue principale montrant une sélection de pièces 

Quand vous double-cliquez sur une pièce dans cette liste, la vue principale change pour montrer les 
fenêtres à onglets auxquelles vous pouvez envoyer les données de pièces : 

 
Exemple de vue principale montrant des fenêtres à onglets 

Les onglets disponibles apparaissent ici :  

 

Au départ, si vous cliquez sur ces onglets dans Datapage+, la fenêtre qui apparaît ne contient pas 
d'informations. Pour renseigner ces onglets avec des données, vous devez d'abord cocher les cases pour 
les transactions et les éléments dans la barre latérale, puis cliquer sur les icônes Appliquer ou 
Appliquer à tous afin d'obtenir des informations dans l'onglet en cours ou tous les onglets, 
respectivement. 

Pour configurer les fenêtres à onglets à l'écran et celles masquées, utilisez l'option de menu Outils | 
Afficher sélection dans la barre principale. Cochez ensuite les éléments à afficher et effacez ceux à 
masquer. Voir la rubrique "Barre de menus principale" où la boîte de dialogue Afficher sélection est 
présentée. 
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Bar d'état 
La barre de statut au bas de l'écran affiche des informations sur le nombre de pièces dans la catégorie 
sélectionnée en cours, le chemin d'accès à la base de données actuellement sélectionnée et le modèle 
actuel utilisé lors de l'affichage de rapports. 

 
Barre d'état 

Dans l'écran de connexion, elle montre aussi les différentes langues 
prises en charge par Datapage+. 

Cette icône affiche le statut de la connexion à la base de données. Si la connexion est établie, 
l'ampoule s'allume, sinon elle s'éteint. Cliquez sur cette icône pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés 
de connexion de la base de données. Ceci revient à sélectionner Outils | Connexion de base de 
données. 

 
Boîte de dialogue Propriétés de connexion de la base de données 

Voir "Connexion à une base de données" pour des informations sur l'utilisation de cette boîte de dialogue. 

Barres d'outils 
Les icônes de la barre d'outils sont nécessaires pour accéder à la plupart des fonctions puissantes de 
Datapage+. Vous trouverez la description de ces icônes pour les différents éléments de l'interface 
utilisateur dans les rubriques où sont présentés ces éléments. 
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Ces rubriques sont les suivantes : 

1. Barre Menu principal 
2. Application des données des pièces à l'affichage principal 
3. Affichage principal (Icônes de barre d'outils spécifiquement contenues dans l'onglet Diagramme, 

l'onglet Texte, l'onglet CAO, l'onglet Rapport personnalisé, l'onglet Éditeur de données et 
l'onglet Rapport) 

4. Barre latérale 

Vue d'ensemble d'utilisation 
Cette rubrique du guide de démarrage fournit une vue d'ensemble de la navigation et de l'utilisation du 
logiciel. Si vous avez besoin d'informations concernant des tâches spécifiques, veuillez consulter la 
rubrique appropriée de cette documentation. 

Cette rubrique couvre les sous-rubriques suivantes :  

 Navigation dans le logiciel 
 Cliquer avec le bouton droit sur les fonctions 
 Opérations communes 

  

Navigation du logiciel 
Application commandée par la souris 
Datapage+ est plus une application commandée par la souris que par des menus. Alors que certains 
menus figurent dans la barre de menus principale, la plupart des fonctionnalités et des opérations 
courantes s'exécutent en cliquant sur les icônes dans la barre d'outils, ou en cliquant avec le bouton droit 
pour accéder aux menus de raccourcis ou en utilisant des combinaisons de souris dans les diagrammes. 

 Barres d'outils 
 Fonctions par clic droit 
 Opérations communes 
 Utilisation de diagrammes 
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Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris pour faire défiler les pages du rapport et faire des 
zooms avant et arrière dans les diagrammes et les rapports. 

Navigation arrière et avant 
Cliquez ou double-cliquez sur certains éléments pour atteindre des informations plus spécifiques, en 
changeant parfois les contenus d'écran affichés. Dans ce cas, Datapage+ se souvient où vous étiez et 
vous pouvez cliquer sur les icônes Arrière et Avant dans la barre de menus principale pour reculer et 
avancer entre les écrans. 

 

Par exemple, quand vous vous connectez au logiciel, l'icône Arrière du navigateur devient disponible. 
Cliquez sur ce bouton pour revenir alors à l'écran de connexion. Autre exemple : double-cliquez sur une 
pièce dans la vue principale où les pièces sont répertoriées. La vue principale et la barre latérale 
changent mais grâce aux icônes de navigation, vous pouvez facilement revenir là où vous étiez et faire 
une autre sélection si vous le souhaitez. 

Menus de raccourcis par clic droit 
Datapage+ utilise généralement les options de menus par clic droit pour réaliser les opérations grâce aux 
options sélectionnées. Vous trouverez ici des informations sur les menus de raccourcis disponibles, la 
façon d'y accéder et les options qu'ils contiennent : 

  

Menu de raccourcis de la vue principale (liste Pièces) 

 

Accès : sélectionnez d'abord une catégorie de pièces ou Toutes les pièces dans la barre latérale. 
Cliquez ensuite avec le bouton droit sur une vignette de pièce affichée dans la vue principale. 

Options de 
menu 

Description 

Appliquer à Ouvre les informations sur la pièce. 
Revient à double-cliquer sur la 
vignette. 

Diagramme 
RFT... 

Affiche un graphique RFT (Right First 
Time) pour la pièce sélectionnée. Voir 
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"Graphique RFT (Right First Time)". 
Définir les 
limites de 
contrôle... 

Vous pouvez calculer les limites de 
contrôle pour la ou les pièces 
sélectionnées en choisissant cette 
option. Si plusieurs pièces sont 
sélectionnées, cette boîte de dialogue 
s'ouvre : 

 

 Date - Choisissez le mois 
souhaité pour l'opération en 
cliquant sur le contrôle de 
calendrier. 

 Sélectionner CNC - 
Choisissez le CNC pour cette 
opération. Si rien n'est 
sélectionné, tous les CNC sont 
utilisés. 

La définition des limites de contrôle est 
abordée dans la rubrique "Icône 
Options (pour l'onglet Éditeur de 
données)". 

Supprimer la 
pièce de la 
base de 
données 

Supprime la pièce et toutes les 
données associées de la base de 
données. Vous pouvez uniquement 
sélectionner cette option si vous 
cliquez d'abord sur Toutes les pièces 
dans la barre latérale. 

Supprimer la 
pièce de la 
catégorie 

Supprime la pièce de la catégorie. 
Vous pouvez uniquement sélectionner 
cette option si vous cliquez d'abord sur 
une catégorie dans la barre latérale. 

Changer la 
vignette de 
pièce... 

Ouvre une boîte de dialogue 
permettant de changer l'image de la 
vignette pour la pièce. 

Exporter 
données 

Exporte toutes les données stockées 
pour la pièce sélectionnée vers un 
fichier XML (toutes les variables et 
toutes les transactions). Si vous voulez 
uniquement exporter des transactions 
ou des variables d'élément 
spécifiques, voir Exporter données 
dans la sous-rubrique "Menu 
raccourcis Liste d'éléments". 
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Deux styles de sorties XML sont pris 
en charge : 

 MDI - Il s'agit d'un format xml 
employé dans les produits 
InfinityQS. 

 XML - Il s'agit d'un format xml 
générique employé pour 
exporter des données en vue 
de les importer dans une autre 
base de données.  
 
Voir "Exportation des données 
de pièce sous forme de fichier 
XML".  
Voir "Importation d'un fichier 
XML". 

Trier par Vous disposez ainsi de deux modes de 
tri de la liste des pièces dans la vue 
principale. Ces modes sont : 

 Nom de pièce - La liste est 
classée par ordre alphabétique 
en fonction du nom de chaque 
pièce. 

 Date de création - La liste est 
classée de façon 
chronologique en fonction de 
la date de création de chaque 
pièce. 

Afficher Vous pouvez choisir les informations à 
afficher pour toutes les pièces figurant 
dans la vue principale. Les options 
disponibles sont : 

• Nom de pièce - Affiche le nom 
de la pièce. 

• Numéro de révision - Affiche 
le numéro de révision de la 
pièce. 

• Numéro de série - Affiche le 
numéro de série de la pièce. 

• ID unique de pièce - Affiche 
l'ID unique de la pièce généré 
par DMIS. 

• SID - Affiche le numéro unique 
définissant la pièce dans la 
base de données. La première 
pièce importée a la valeur 1, 
puis 2, et ainsi de suite. 
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Menu de raccourcis de la liste Catégories 

 

Accès : cliquez avec le bouton droit dans la liste Catégories de la barre latérale. Certaines entrées 
apparaissent uniquement si vous cliquez avec le bouton droit sur une catégorie prédéfinie dans cette 
liste. 

Options de menu Description 
Appliquer à Applique les statistiques pour 

les pièces attribuées à la 
catégorie sélectionnée à 
l'onglet Diagramme dans la 
vue principale. Dans ce mode, 
l'onglet Diagramme affiche 
uniquement un diagramme de 
présentation des éléments 
sélectionnés. Plusieurs 
diagrammes sont uniquement 
disponibles si une seule pièce 
est appliquée. 

Ajouter catégorie... Ajoute une nouvelle catégorie 
à la liste Catégories dans la 
barre latérale. 

Modifier catégorie... Vous permet de renommer la 
catégorie sélectionnée dans 
la liste Catégories dans la 
barre latérale. 

Enlever catégorie... Supprime la catégorie 
actuellement sélectionnée de 
la barre latérale. 

Exporter des données 
de catégorie vers XML 

Exporte toutes les données 
de pièce dans la catégorie 
sélectionnée dans un format 
XML générique en vue de les 
importer dans une autre base 
de données. Voir "Exportation 
des données de pièce sous 
forme de fichier XML". 

  

Menu de raccourcis de la liste Requêtes 
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Accès : cliquez avec le bouton droit dans la liste Requêtes de la barre latérale. Certaines entrées 
apparaissent uniquement si vous cliquez avec le bouton droit sur une requête prédéfinie dans cette liste. 

Options de menu Description 
Appliquer à Applique les statistiques pour 

les pièces extraites de la 
requête sélectionnée à 
l'onglet Diagramme dans la 
vue principale. 

Supprimer requête... Supprime la requête 
actuellement sélectionnée de 
la liste Requêtes. 

Modifier requête... Vous permet d'éditer la 
requête sélectionnées dans la 
liste Requêtes de la barre 
latérale. Ouvre la boîte de 
dialogue Requêtes. 

  

Menu de raccourcis de la liste Éléments 

 

Accès : double-cliquez d'abord sur une pièce, puis cliquez avec le bouton droit dans la liste Éléments, 
Dimensions, Variable d'élément ou Variable de dimension dans la barre latérale. 

Options de menu Description 
Appliquer à Envoie les statistiques pour 
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les éléments sélectionnés à 
l'onglet affiché dans la vue 
principale. 

Appliquer à tous Envoie les statistiques pour 
les éléments sélectionnés à 
tous les onglets dans la vue 
principale. 

Ajouter à Ajoute les statistiques pour 
les éléments sélectionnés à la 
fin du rapport. 

Sélectionner Coche une ou plusieurs cases 
pour un ou plusieurs éléments 
ou variables d'éléments en 
évidence. 

Désélectionner Décoche les cases pour la 
sélection actuelle d'éléments 
ou de variables d'éléments en 
évidence. 

Selectionner tout Coche les cases pour 
l'ensemble des éléments ou 
variables d'éléments. 

Désélectionner tout Décoche les cases pour 
l'ensemble des éléments ou 
variables d'éléments. 

Ordre mesuré Ceci détermine comment les 
éléments sont triés dans cette 
liste : 

 Si cette case est 
cochée, Datapage+ 
trie les éléments dans 
l'ordre où ils ont été 
mesurés ou dans 
l'ordre répertorié dans 
un fichier 
d'importation. 

 Si elle est décochée, 
Datapage+ trie les 
éléments dans l'ordre 
alphabétique. 

Définir comme 
nouvelle série de 
variables 

Crée une série de variables à 
partir de n'importe quel 
élément marqué. Quand vous 
sélectionnez cette série de 
variables, dans la liste 
déroulante, seuls les 
éléments marqués 
apparaissent dans la liste. 

Exporter données Exporte les données pour les 
variables d'élément et les 
transactions sélectionnées 
vers un fichier XML. 
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Deux styles de sorties XML 
sont pris en charge : 

 MDI    
 XML 

Les données exportées 
peuvent être importées dans 
une autre base de données 
via "Importation d'un fichier 
XML".  

Ces options sont présentées 
dans "Menu de raccourcis 
Vue principale (Liste de 
pièces)" ci-dessus. 

Menu de raccourcis de la fenêtre graphique 

 

Accès : double-cliquez d'abord sur une pièce, puis cliquez sur l'icône Fenêtre graphique dans la barre 
latérale. Quand la fenêtre graphique s'ouvre, cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre CAO. 

Ce menu contient les mêmes options présentées dans le menu de raccourcis "Menu de raccourcis de 
l'image CAO". 

Menu de raccourcis de la liste Transaction 
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Accès : double-cliquez d'abord sur une pièce, puis cliquez avec le bouton droit dans la liste Éléments ou 
Variables d'élément dans la barre latérale. 

Options de menu Description 
Appliquer à Envoie les statistiques pour la 

ou les transactions 
sélectionnées à l'onglet 
affiché dans la vue principale. 

Appliquer à tous Envoie les statistiques pour la 
ou les transactions 
sélectionnées à tous les 
onglets dans la vue principale. 

Sélectionner Cochez les cases pour les 
transactions sélectionnées. 

Désélectionner Décochez les cases pour les 
transactions sélectionnées. 

Selectionner tout Cochez les cases pour toutes 
les transactions. 

Sélectionner dernier # Coche le nombre spécifié de 
cases des dernières 
transactions effectuées. Par 
exemple, la valeur 5 
sélectionne les cinq 
transactions les plus récentes 
collectées par la base de 
données pour la pièce 
sélectionnée. 

Définir rappel ultérieur Enregistre l'état de la liste de 
transactions en vue de le 
rappeler et de l'utiliser 
ultérieurement. 

Rappeler la sélection Rappelle la liste de 
transactions en la définissant 
à l'état qu'elle avant quand 
l'option Définir rappel 
ultérieur a été sélectionnée. 
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Exporter données Voir la sous-rubrique "Menu 
de raccourcis Vue principale 
(Liste de pièces)" pour en 
savoir plus sur cette option. 

Menu de raccourcis Point de données 

 

Pour accéder : double-cliquez d'abord sur une pièce, puis cliquez avec le bouton droit sur un point de 
données dans un diagramme. Les diagrammes sont affichés dans l'onglet Diagramme, Résumé 
d'élément et Rapport. 

Options de menu Description 
Ajouter cause Affiche une petite zone 

d'édition vous permettant 
d'afficher une petite note pour 
le point de données 
sélectionné. La note apparaît 
juste au-dessus du point 
sélectionné dans le 
diagramme. 

 

Elle est généralement utilisée 
pour montrer la raison pour 
laquelle un point a été marqué 
comme ignoré. 

Modifier cause Cette option de menu 
apparaît si vous cliquez avec 
le bouton droit sur un 
message de cause existant 
dans un diagramme. 
Sélectionnez-la pour afficher 
le message dans une petite 
zone d'édition afin de pouvoir 
modifier ou supprimer ce 
message. 

Ignorer/Restaurer Bascule le statut d'affichage 
du point de données 
sélectionné. 

 Si le point est visible 
quand vous 
sélectionnez cette 
option, elle masque le 
point et retrace le 
diagramme si ce point 
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n'existait pas. Un 
point rouge est 
dessiné à la place. 

 Si le point est masqué 
quand vous 
sélectionnez cette 
option, elle retrace le 
diagramme pour 
afficher le point 
masqué.  

   
Voir "Utilisation de diagrammes". 

Menu de raccourcis pour l'onglet Moniteur d'élément 

 

Accès : double-cliquez d'abord sur une pièce, cliquez dans la barre latérale sur Appliquer pour appliquer 
les données pour la pièce à l'onglet Moniteur d'élément, puis sélectionnez un ou plusieurs entrées dans 
l'onglet Moniteur d'élément avant de cliquez avec le bouton droit sur la sélection. 

Voir "Utilisation d'alarmes et de limites de contrôle" pour des informations sur les options Alarmes et 
Limites de contrôle. 

Options de menu Description 
Vers rapport de 
diagramme 

Envoie les données 
sélectionnées à la fenêtre à 
onglets Diagramme en 
remplaçant ce qu'elle contient 
déjà. 

Vers rapport de texte Envoie les données 
sélectionnées à la fenêtre à 
onglets Texte en remplaçant 
ce qu'elle contient déjà. 

Vers rapport CAO Envoie les données 
sélectionnées à la fenêtre à 
onglets CAO en remplaçant 
ce qu'elle contient déjà. 

Menu de raccourcis de la liste Rapports (onglet Rapport) 
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Pour accéder : double-cliquez d'abord sur une pièce, cliquez sur l'onglet Rapport, puis cliquez avec le 
bouton droit dans la barre latérale sous Rapports enregistrés. 

Options de menu Description 
Appliquer à Vous pouvez alors ouvrir un 

ou plusieurs rapports 
enregistrés. Les éléments 
sélectionnés sont envoyés à 
l'onglet Rapport en 
remplaçant ce qu'il contient 
déjà. 

Selectionner tout Sélectionne tous les rapports 
dans la zone Rapports 
enregistrés de la barre 
latérale. 

Modifier le rapport... Vous permet d'éditer le 
rapport sélectionné. La boîte 
de dialogue Rapport s'ouvre. 
Il suffit d'éditer le rapport dans 
la boîte de dialogue et de 
cliquer sur OK pour mettre à 
jour votre rapport. Voir la 
rubrique "Enregistrer rapport" 
pour des informations sur 
l'utilisation de cette boîte de 
dialogue. 

Supprimer le rapport... Supprime le rapport 
sélectionné de la zone 
Rapports enregistrés de la 
barre latérale. 

Exporter... Exporte le rapport sélectionné 
dans un répertoire de votre 
choix et ajoute l'extension 
.WebReportFile filename au 
fichier. Il s'agit d'un fichier 
XML basé texte. 

Si vous exportez un seul 
rapport, une boîte de dialogue 
Enregistrer sous s'ouvre et 
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vous permet de choisir le nom 
de fichier et le répertoire. 

Si vous avez sélectionné 
plusieurs rapports puis choisi 
l'exportation, vous pouvez 
uniquement parcourir le 
répertoire cible. Datapage+ 
prend le nom du rapport 
comme nom de fichier 
exporté. 

Le type de fichier 
.WebReportFile peut ensuite 
être importé dans la zone 
Rapports enregistrés de la 
barre latérale sur d'autres 
systèmes exécutant 
Datapage+ 2011 ou ultérieur. 
Voir l'option de menu 
Importer ci-dessous. 

Importer Importe un fichier XML 
comme type .WebReportFile 
dans la zone Rapports 
enregistrés de la barre 
latérale. Ce sous-menu 
contient deux options : 

À partir du fichier - Vous 
permet d'importer n'importe 
quel fichier WebReportFile. Il 
s'agit en général de fichiers 
XML exportés depuis d'autres 
systèmes. 

À partir d'un autre rapport 
Internet - Vous permet 
d'importer une copie des 
rapports Web figurant déjà 
dans la zone Rapports 
enregistrés de la barre 
latérale. Utile pour créer des 
rapports en miroir. La boîte de 
dialogue Sélection de 
rapport s'ouvre et vous 
permet de sélectionner et de 
mettre en miroir un rapport 
associé à la pièce 
sélectionnée. Cette boîte de 
dialogue est présentée dans 
la rubrique "Exportation ou 
importation de rapports". 

   
Voir "Onglet Rapport". 
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Menu de raccourcis de la liste Rapports actuels (onglet Rapport) 

 

Pour accéder : double-cliquez d'abord sur une pièce, cliquez sur l'onglet Rapport, puis cliquez avec le 
bouton droit dans la barre latérale sous Rapports actuels. 

Options de menu Description 
Appliquer à Vous pouvez envoyer trois 

rapports standard à l'onglet 
Rapport, à condition d'avoir 
d'abord envoyé des 
transactions et des éléments 
aux onglets correspondants 
dans la vue principale. Il s'agit 
des réglages suivants : 

 Rapport de 
diagramme (rpt 
diagramme) 

 Rapport de texte (rpt 
texte) 

 Rapport CAO (rpt 
CAO) 

   
Voir "Onglet Rapport". 

Menu de raccourcis des pages CAO 

 

Pour accéder : double-cliquez d'abord sur une pièce et ajoutez des éléments à l'onglet CAO. Deux 
zones vous permettent alors d'accéder à ce menu. 1) Cliquez avec le bouton droit dans l'une des pages 
dans l'onglet CAO. 2) Accédez à l'onglet Rapport et appliquez les données de rapport CAO au rapport. 
Clquez avec le bouton droit dans une page contenant les données de rapport CAO. 
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Important : pour toutes les options d'ajout de ce menu, vous devez maintenir les boutons droit et gauche 
de la souris lors d'un glissement dans la fenêtre CAO. 

Options de menu Description 
Ajouter zone de texte Vous permet d'ajouter et de 

positionner des informations 
saisies directement dans le 
rapport sous la forme d'une 
zone de texte. 

Voir "Ajout d'objets de 
rapports personnalisés" pour 
en savoir plus. 

Ajouter Cao Vous permet d'ajouter et de 
positionner une copie du 
modèle CAO dans votre 
rapport. 

Voir "Ajout d'objets de 
rapports personnalisés" pour 
en savoir plus. 

Ajouter trièdre Vous permet d'ajouter et de 
positionner un objet de trièdre 
dans votre rapport. 

Voir "Ajout d'objets de 
rapports personnalisés" pour 
en savoir plus. 

Ajouter coupe de 
section 

Vous permet d'ajouter et de 
positionner un objet de coupe 
de section dans votre rapport. 

Voir "Ajout d'objets de 
rapports personnalisés" pour 
en savoir plus. 

Ajouter contrôle 
graphique 

Vous permet d'ajouter et de 
positionner un contrôle 
d'analyse graphique dans 
votre rapport. Ce type d'objet 
est utilisé avec des 
dimensions de profil de droite 
ou de profil de surface pour 
analyser graphiquement les 
données de contact. 

Voir "Ajout d'objets de 
rapports personnalisés" pour 
en savoir plus. 

Dupliquer page Duplique la page en cours 
dans votre rapport et fait de la 
page suivante la page 
dupliquée. 

Supprimer page en Supprime la page dupliquée 
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double en cours de votre rapport. 
Afficher les étiquettes 
précédemment 
inutilisées 

Affiche des étiquettes dans la 
page dupliquée ayant été 
masquées dans la page 
d'origine avant la duplication. 

Masquer CAO 
principale 

Masque la CAO principale 
dans la page en cours. 

Afficher CAO 
principale 

Affiche la CAO principale 
dans la page en cours si elle 
est masquée. 

  

Menu de raccourcis des objets de rapport 

 
Pour accéder : double-cliquez d'abord sur une pièce et ajoutez des éléments à l'onglet CAO. Cliquez 
ave le bouton droit sur une étiquette, une zone de texte ou un autre objet de rapport. Les éléments 
apparaissant varient selon l'objet sélectionné. 

Options de menu Description 
Suppr. Supprime l'objet sélectionné 

du rapport. 
Groupage Ce menu contient deux 

options pour grouper ou 
séparer plusieurs objets. 

Grouper - Regroupe les 
objets sélectionnésG. Les 
objets groupés sont traités 
comme un seul objet lors d'un 
positionnement ou d'autres 
opérations. 

Séparer - Sépare les objets 
groupés en objets individuels. 

Ordre Ce menu vous permet de 
placer un objet ou des objets 
sélectionnés devant ou 
derrière d'autres objets. Ceci 
s'applique surtout lorsque 
vous avez plusieurs objets 
superposés et que vous 
souhaitez que certains d'entre 
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eux soient plus visibles que 
d'autres. 

Passer vers l'avant - Passe 
le ou les objets sélectionnés 
un niveau au-dessus dans la 
pile d'objets. 

Passer devant - Passe le ou 
les objets sélectionnés en 
haut de la pile d'objets. 

Passer vers l'arrière - Passe 
le ou les objets sélectionnés 
un niveau en dessous dans la 
pile d'objets. 

Passer derrière - Passe le ou 
les objets sélectionnés en bas 
de la pile d'objets. 

Modifier arrière-plan Ouvre une boîte de dialogue 
Sélection de couleur pour 
changer la couleur d'arrière-
plan ou définir l'arrière-plan 
transparent pour des objets 
de zone de texte 
sélectionnés. 

Modifier police Ouvre la boîte de dialogue 
Choix de police. Voir 
"Utilisation de la boîte de 
dialogue Choix de police". 

Modifier forme Change la forme des objets 
de texte sélectionnés. 

Rectangle - La zone de texte 
est tracée avec la forme de 
rectangle : 

 

Ellipse - La zone de texte est 
tracée avec la forme d'ellipse : 
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Afficher/Masquer 
lignes de repère 

Cette option de menu affiche 
ou masque les lignes de 
repère des objets d'étiquette 
sélectionnés. Ce menu est 
masqué pour les objets qui ne 
sont pas de type étiquette. 

Afficher/Masquer les 
étiquettes 

Cette option de menu affiche 
ou masque les objets 
d'étiquette sélectionnés. Ce 
menu est masqué pour les 
objets qui ne sont pas de type 
étiquette. 

Menu de raccourcis de la liste Département (gestion des comptes) 

 

Accès : sélectionnez Outils | Compte et dans la fenêtre Gestion de compte, cliquez avec le bouton droit 
dans la barre latérale sous Départements. 

Options de menu Description 
Afficher tout Affiche la liste de tous les 

utilisateurs affectés à ce 
département. 

Ajouter un 
département 

Ajoute un nouveau 
département à la liste 
Départements dans la barre 
latérale. 

Enlever un 
département 

Supprime le département 
actuellement sélectionné de la 
barre latérale. 

Modifier un 
département 

Permet de renommer le 
département sélectionné dans 
la liste Départements de la 
barre latérale. 

Voir "Gestion de compte" 

Menu de raccourcis de l'image CAO 
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Pour accéder : double-cliquez d'abord sur une pièce, cliquez sur l'onglet CAO et appliquez les variables 
d'éléments ou les éléments à la fenêtre à onglets, puis double-cliquez sur l'image CAO pour l'activer, 
avant de cliquez dedans avec le bouton droit. 

Options de menu Description 
Vue CAO Ce sous-menu montre les 

options pour faire pivoter 
et/ou afficher votre image 
dans la vue souhaitée : 

X+ Affiche l'image pivotée dans la 
vue X+. 

-X Affiche l'image pivotée dans la 
vue X-. 

Y+ Affiche l'image pivotée dans la 
vue Y+. 

-Y Affiche l'image pivotée dans la 
vue Y-. 

Z+ Affiche l'image pivotée dans la 
vue Z+. 

-Z Affiche l'image pivotée dans la 
vue Z-&clubs;. 

Affichage ISO Affiche l'image pivotée dans 
une vue isométrique. 

Quadrillage Affiche l'image de la pièce 
comme modèle de 
quadrillage. 

Solide Affiche l'image de la pièce 
comme modèle de solide. 

Ajuster (Ctrl + Z) Zoome avant et arrière, met à 



DataPage+ 2013 French Manual 

72 

l'échelle l'image pour 
correspondre à l'intérieur de la 
zone d'activation. 

Centre de rotation (Alt 
+ bouton gauche de la 
souris) 

Change le centre de rotation 
de l'image de la pièce. Vous 
pouvez appuyer sur Alt et 
cliquer sur le bouton gauche 
de la souris sur l'image de la 
pièce pour définir le nouveau 
centre de rotation, ou bien 
sélectionner cette option de 
menu pour afficher une zone 
d'entrée permettant de définir 
le centre de rotation à l'aide 
des coordonnées XYZ. 

 
Angle de rotation 2D Accomplit une rotation 2D en 

une fois à l'aide de l'angle 
dans la zone connectée à 
l'élément du menu. 

Faire pivoter avec CAO 
principale 

Détermine si Datapage+ fait 
pivoter l'objet CAO 
sélectionné avec la même 
rotation 3D que l'objet CAO 
principal. 

Une case à cocher apparaît à 
côté de l'élément de menu, 
quand vous entrez ce mode 
de rotation. Quand elle est 
cochée, chaque fois que vous 
faites pivoter la CAO 
principale, cet objet CAO 
utilise la même rotation que la 
CAO principale. 

Garder trièdre avec 
alignement 

Détermine si Datapage+ 
positionne et fait pivoter le 
trièdre selon l'alignement 
défini du programme pièce. 

Si elle est décochée, le trièdre 
retourne à la position 
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originelle du modèle de CAO. 
Réorganiser la 
position des étiquettes 

Réinitialise la position des 
étiquettes autour de l'objet 
CAO, à leurs positions par 
défaut. 

Afficher région de 
coupe pour CAO 
principale 

Cette option de menu 
apparaît uniquement si vous 
avez activé la cupe dans la 
CAO principale et utilisez ce 
menu de raccourcis sur une 
CAO secondaire. 

Cette optin affiche un 
rectangle de couleur (noir à 
l'origine) indiquant la région 
de coupe dans la CAO 
principale. Voir "Réglages 
CAO" pour plus de détail sur 
la région de coupe. 

Supprimer région de 
coupe 

Cette option de menu 
apparaît uniquement si vous 
avez activé la cupe dans la 
CAO principale et utilisez ce 
menu de raccourcis sur une 
CAO secondaire. 

Cette optin affiche un 
rectangle de couleur (noir à 
l'origine) indiquant la région 
de coupe dans la CAO 
principale. Voir "Réglages 
CAO" pour plus de détail sur 
la région de coupe. 

   
Voir "Manipulation de l'image CAO". 

Menu de raccourcis Éditeur de données 
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Accès : Double-cliquez d'abord sur une pièce, cliquez ensuite sur l'onglet Éditeur de données et 
appliquez les variables d'élément ou les éléments à la fenêtre à onglets ; puis, cliquez avec le bouton 
droit sur les lignes ou champs du nom de la variable d'élément sélectionnée ou sur une colonne 
transaction. Sous l'icône Options, vous devez éventuellement changer le mode de sélection. 

Options de menu Description 
Basculer axe Bascule les emplacements 

des colonnes ou des lignes 
des transactions et des 
variables d'éléments. 

Afficher val nominales Affiche les informations 
nominales pour les variables 
d'éléments. 

Afficher tolérances Affiche les informations de 
tolérances supérieure et 
inférieure pour la variable 
d'élément. 

Afficher limites de 
contrôle 

Affiche ou masque les 
colonnes de limite de contrôle 
pour les diagrammes 
individuels et ceux de sous-
groupes. Vous pouvez 
déterminer l'état d'affichage 
par défaut pour les 
informations de limite de 
contrôle dans la boîte de 
dialogue Options de l'onglet 
Éditeur de données. Voir 
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« Icône Options (pour l'onglet 
Éditeur de données) ». 

Les colonnes de limite 
de contrôle suivantes 
s'affichent pour le 
diagramme de sous 
groupe : SXLCL, 
SXCL, SXUCL, 
SRLCL, SRCL, SRUCL 

Les colonnes de limite 
de contrôle suivantes 
s'affichent pour le 
diagramme individuel : 
IXLCL, IXCL, IXUCL, 
IRLCL, IRCL, IRUCL 

Nouvelle variable Crée une variable d'élément 
en ouvrant la boîte de 
dialogue Créer une nouvelel 
variable. 

Modifier variables Ouvre une boîte de dialogue 
permettant d'éditer la variable 
d'élément. 

copier variables Copie les variables d'élément 
sélectionnées. 

Coller variables Colle les variables d'élément 
copiées sous forme de 
nouvelles lignes dans la grille 
de données. 

Supprimer variables Supprime les variables 
d'élément sélectionnées de la 
grille de données. 

Nouvelle transaction Ajoute une nouvelle 
transaction dans la base de 
données en ouvant la boîte de 
dialogue Créer une nouvelle 
transaction. 

Copier transaction Copie une transaction dans le 
presse-papiers pour la coller 
plus tard. 

Coller la transaction Colle la transaction copiée 
dans la base de données. 

Supprimer la(les) 
transaction(s) 

Supprime la ou les 
transactions sélectionnées de 
la base de données.  

Effacer valeur de(s) 
transaction(s) 

Efface la ou les transactions 
sélectionnées de toutes les 
données. 

   
Voir « Onglet Éditeur de données » et « Données de mesures », pour consulter des rubriques connexes. 

Menu de raccourcis Gestion de compte 



DataPage+ 2013 French Manual 

76 

 

Accès : connectez-vous d'abord avec des droits administrateur, choisissez Outils | Compte dans la 
barre d'outils, puis cliquez avec le bouton droit sur un compte. 

Options de menu Description 
Afficher Apparaît en mode photo. 

Passe la vue du mode photo 
à un affichage tabulaire des 
comptes utilisateur. 

Edition Modifie le compte utilisateur 
sélectionné en ouvrant la 
boîte de dialogue Enregistrer 
utilisateur. Pour des 
informations sur cette boîte de 
dialogue, voir la rubrique 
"Enregistrement et 
connexion". 

Contrôle d'accès de 
catégorie 

Contrôle les catégories 
auxquelles l'utilisateur 
sélectionné a accès. 

Suppr. Supprime le compte 
sélectionné de la base de 
données. 

Copier Copie le compte sélectionné. 
Coller Colle un compte copié pour 

créer un nouveau compte à 
partir de lui. 

Exporter %1 Exporte l'utilisateur 
sélectionné sous forme de 
fichier .dpusers pour l'importer 
dans une autre base de 
données. 

Importer Importe les comptes stockés 
dans un fichier .dpusers dans 
la base de données en cours. 

    
Voir "Gestion des comptes". 

Objet personnalisé - CAO 
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Accès : double-cliquez d'abord sur une pièce, puis cliquez sur l'onglet Rapport personnalisé ; ensuite, 
ajoutez un objet CAO au rapport personnalisé et faites glisser des éléments de la barre latérale sur 
l'objet. Cliquez ensuite avec le bouton droit sur l'image CAO. 

Options de menu Description 
Dupliquer page Comme expliqué dans "Menu 

de raccourcis Pages CAO". 
Supprimer page en 
double 

Comme expliqué dans "Menu 
de raccourcis Pages CAO". 

Ajouter objet à CAO Comme pour l'ajout de 
rapports personnalisés dans 
l'onglet CAO, ajoute l'objet 
sélectionné (Zone de texte, 
CAO, Trièdre, Coupe de 
section ou Contrôle d'analyse 
graphique). Voir « Ajout 
d'objets de rapports 
personnalisés ». 

Afficher les étiquettes 
précédemment 
inutilisées 

Comme expliqué dans "Menu 
de raccourcis Pages CAO". 

Masquer CAO 
principale 

Masque l'image CAO 
principale, les lignes de 
repère et les étiquettes dans 
le conteneur. Ces éléments 
réapparaissent si vous 
sélectionnez à nouveau cette 
option. 
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Masquer étiquettes Masque toutes les étiquettes 
et les lignes de repère dans le 
conteneur. Ces éléments 
réapparaissent si vous 
sélectionnez à nouveau cette 
option. 

Masquer lignes de 
repère 

Masque les lignes de repère 
dans le conteneur. Ces 
éléments réapparaissent si 
vous sélectionnez à nouveau 
cette option. 

Supprimer étiquettes Supprime les étiquettes de 
l'objet. 

Réinitialiser lignes de 
repère 

Replace les lignes de repère 
à leur emplacement par 
défaut. 

Changer étiquettes Change le type des étiquettes 
entourant la CAO en ouvrant 
la boîte de dialogue Ouvrir 
pour choisir un nouveau 
modèle d'étiquette. 

Réglages 
personnalisés 

Ouvre une boîte de dialogue 
Réglages par défaut pour 
l'objet. Voir "Définition des 
réglages par défaut". 

Rapport personnalisé et objets de rapports personnalisés 
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Pour accéder : Double-cliquez d'abord sur une pièce, cliquez ensuite sur l'onglet Rapport personnalisé, 
puis cliquez avec le bouton droit sur le rapport. Ceci affiche le plus petit menu de raccourci avec 
seulement Ajouter objet et Dupliquer page. Pour afficher tout le menu, ajoutez un objet au rapport 
personnalisé (si vous ajoutez un contrôle d'analyse graphique, faites glisser une dimension de profil sur le 
contrôle), puis cliquez avec le bouton droit sur l'objet.  

Options de menu Description 
Ajouter objet Ceci ajoute des objets à un 

rapport personnalisé. Ces 
objets incluent Contrôle de 
rapport de diagramme, 
Contrôle de rapport de texte, 
Contrôle de rapport CAO, 
Contrôle CAO, Contrôle de 
trièdre, Contrôle de coupe de 
section, Contrôle d'analyse 
graphique, ColorBar, Image, 
TextBox, TextBlock, Droite, 
Rectangle, Ellipse et Contrôle 
de grille. Voir la rubrique 
« Création et enregistrement 
d'un rapport personnalisé », 
pour plus de détails. 

Dupliquer page Voir la description à la 
rubrique « Menu de raccourci 
de Pages CAO ». 

Suppr. Supprime l'objet sélectionné 
du rapport. 

Couper Coupe l'objet sélectionné. 
Copier Copie l'objet sélectionné. 
Coller Colle un objet copié. 
Options Définit les options pour le 

contrôle en ouvrant la boîte 
de dialogue Options 
d'affichage graphique. Voir 
la rubrique "Ajout d'objets de 
rapport personnalisé" dans 
laquelle la boîte de dialogue 
est présentée. 

Réglages Best Fit Définit les réglages best fit 
d'un contrôle d'analyse 
graphique en affichant la boîte 
de dialogue Paramètres Best 
Fit. Voir la rubrique « Ajout 
d'objets de rapports 
personnalisés », dans laquelle 
la boîte de dialogue est 
présentée.  

Mettre à jour données 
d'étiquettes Met à jour les données dans 

les étiquettes avec les 
dernières informations. 

Réorganiser la Place des poignées autour 
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position des étiquettes des étiquettes pour les faire 
glisser vers de nouvelles 
positions dans le contrôle. 

Changer étiquettes Change le type des étiquettes 
entourant les informations 
d'affichage graphique en 
ouvrant la boîte de dialogue 
Ouvrir pour choisir un 
nouveau modèle d'étiquette.  

Tracer des tranches 
sur CAO 

Trace le contrôle d'analyse 
graphique sur le modèle CAO 
lui-mêmeé 

Adapter à la fenêtre Zoome avant et arrière, met à 
l'échelle l'image pour 
correspondre à l'intérieur de la 
zone d'activation. 

Définir la zone de 
zoom 

Définit la zone de zoom dans 
la zone d'activation en 
affichant la boîte de dialogue 
Définition de zone. Voir la 
rubrique « Ajout d'objets de 
rapports personnalisés », 
dans laquelle cette boîte de 
dialogue est présentée. 

Miroir horizontal Met horizontalement en miroir 
l'analyse graphique. 

Miroir vertical Met verticalement en miroir 
l'analyse graphique. 

Réglages 
personnalisés 

Apparaît si vous cliquez avec 
le bouton droit sur un contrôle 
de rapport de texte et cliquez 
sur Réglages personnalisés. 
Ouvre une boîte de dialogue 
Réglages par défaut pour 
l'objet. Voir « Définition des 
réglages par défaut ». 

  

Opérations communes 
Application d'éléments 
L'opération la plus commune consiste à appliquer un élément, une requête ou une sélection à la base de 
données. Ceci interroge la base de données pour obtenir les informations associées à l'élément 
sélectionné appliqué. Par exemple, si vous cliquez avec le bouton droit sur une pièce et sélectionnez 
Appliquer à dans le menu de raccourcis, la base de données montre la liste de tous les éléments et des 
transactions de base de données pour cette pièce. 

Utilisez les icônes de barre d'outils Appliquer à ou Appliquer à tout qui se trouvent entre la barre 
latérale et la vue principale, pour appliquer des données spécifiques à une pièce à certaines fenêtres à 
onglets dans la vue principale. 
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Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec des pièces, des catégories, des éléments, des transactions 
et des requêtes. 

Voir "Application des données de pièce à la vue principale". 

Ajout d'éléments 
Outre l'application d'éléments, vous pouvez aussi ajouter des informations à la fin des données existantes 
affichées dans une fenêtre à onglets dans la vue principale. 
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Pièces 
A propos des pièces 
Votre base de données DataPage+ est construite à partir des données de pièces. Vous ne pouvez rien 
faire dans DataPage+ sans d'abord envoyer des données statistiques à la base de données définie. 
Avant cela, la base de données reste vide. Lorsque DataPage+ contient des données, la pièce devient 
visible et peut être sélectionnée dans la vue principale quand vous choisissez Toutes les pièces dans la 
barre latérale.  

 

Par défaut, les pièces répertoriées dans la vue principale montrent des vignettes (le cas échéant) et des 
noms. Vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit et utiliser le menu Afficher pour changer le 
niveau d'informations affichées. Voir la rubrique "Menu de raccourcis de la vue principale (liste Pièces)". 

 

Une fois la pièce dans la vue principale, vous pouvez double-cliquer dessus pour accéder aux éléments 
et aux transactions disponibles à partir desquels créer votre rapport.  

 Ajout de nouvelles pièces / actualisation de pièces 
 Suppression de pièces existantes 
 Changement de l'image de vignette 
 Inversement de la pièce pour afficher/éditer d'autres informations 
 Application des données de pièce à la vue principale 
 Application de plusieurs pièces à la fois 
 Tri de pièces 
 Exportation de données de pièce sous forme de fichier XML 

Ajout de nouvelles pièces / actualisation de pièces 
Il existe plusieurs façons d'ajouter de nouvelles pièces dans votre base de données :  

• Utiliser le logiciel de mesure pour mesurer les données de pièce et les envoyer à la base de 
données dans le cadre du processus de mesure 
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• Importer les données depuis un fichier d'exportation ou de vidage (.dmp) existant 
• Utiliser le bouton Ajouter dans la barre latérale pour ajouter une pièce vide générique 

Envoi de données de mesure pendant l'exécution 
Pour ce faire, vous devez accéder au logiciel de mesure et lui commander d'envoyer des informations 
statistiques dans cette base de données, dans le cadre du processus de mesure de la pièce. 

1. Grâce à PC-DMIS for Windows, vous pouvez utiliser l'option DataPage+ dans la boîte de 
dialogue Options statistiques (Insérer | Commande statistiques). Cette boîte de dialogue 
insère une commande STATS/ON. 

2. Placez cette commande avant celles de champ de traçabilité et de dimension que vous voulez 
envoyer à la base de données. 

3. Insérez une commande STATS/OFF après ces commandes. 
4. Exécutez votre programme pièce. 

Voir "Envoi de données de PC-DMIS à DataPage+" pour en savoir plus sur la procédure. 

Actualisation de pièces 
Vous pouvez cliquer sur l'icône Actualiser toutes les pièces dans la liste Pièces de la barre 
latérale (ou appuyer sur F5) pour mettre à jour DataPage+ avec les pièces ajoutées et envoyées à 

la base de données lors de l'exécution de DataPage+ dans la session en cours. Vous pouvez aussi 
actualiser la base de données à des intervalles réguliers à l'aide de l'option Mettre à jour du menu 
Outils. Voir la rubrique "Barre de menus principale" pour des informations sur le menu Outils. 

Importation de données 
Pour ce faire, exportez d'abord une base de données Datapage existante sous forme de fichier de vidage 
(.dmp). Vous pouvez ensuite sélectionner Outils | Importer données pour importer les données dans la 
base de données DataPage+. Voir "Importation de données" pour en savoir plus. 

Ajout d'une pièce vide générique 
Vous pouvez cliquer sur l'icône Ajouter une nouvelle pièce dans la liste Pièces de la barre latérale 
pour ajouter une pièce vide générique dans la base de données, si vous voulez ajouter 

manuellement vos variables et vos données de pièce. 

Une zone d'entrée Nouvelle pièce s'ouvre pour vous permettre d'entrer le nom de la pièce. 

 

Tapez le nom et cliquez sur OK. La pièce vide est ajoutée à la base de données et apparaît dans la vue 
principale. Vous devez ensuite accéder à l'onglet Editeur de données pour ajouter des données à la 
nouvelle pièce.  

Suppression de pièces existantes 
Seul un utilisateur doté de l'accès approprié peut supprimer les données de pièce de la base de données. 
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1. Sélectionnez Toutes les pièces dans la barre latérale. 
2. Sélectionnez une pièce au moins dans la liste des pi;eces, dans l'affichage principal.  

• Pour sélectionner plusieurs éléments non consécutifs, maintenez la touche CTRL 
enfoncée quand vous cliquez dessus.  

• Pour sélectionner une série d'éléments consécutifs, cliquez sur le premier, maintenez la 
touche MAJ enfoncée, et cliquez sur le dernier. 

3. Cliquez sur la sélection avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer la pièce de la base de 
données, dans le menu de raccourcis. La pièce ou les pièces et toutes les données associées 
sont supprimées de la base de données.  

Changement de l'image de vignette 
Par défaut, quand vous ajoutez une pièce à la base de données, l'image du modèle de pièce correspond 
au départ à l'image de la vignette pour la pièce dans la base de données. Pour changer cette image par 
défaut, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Toutes les pièces ou une catégorie contenant la pièce dans la barre latérale. 
2. Cliquez avec le bouton droit sur la pièce et sélectionnez Changer la vignette de pièce dans le 

menu de raccourcis. Une boîte de dialogue Ouvrir apparaît pour rechercher et sélectionner un 
fichier d'image pris en charge. Les types d'image pris en charge sont .jpg, .bmp, .png et .gif. 

3. Sélectionnez l'image et cliquez sur Ouvrir. Le fichier d'image est copié dans la base de données 
et utilisé pour cette pièce tant que vous spécifiez plus tard une image de pièce. 

Vous pouvez aussi changer la vignette en cliquant sur la petite icône  dans l'angle supérieur droit de 
l'image de chaque pièce pour inverser la pièce et cliquer sur le bouton Parcourir. Voir "Inversement de la 
pièce pour afficher/éditer d'autres informations". 

  

Inversement de la pièce pour afficher/éditer d'autres 
informations 
Vous pouvez "inverser" la pièce à afficher et changer d'autres informations liées à elle. 

1. Cliquez sur la pièce dans la vue principale. La pièce est sélectionnée. 
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2. Cliquez sur la petite icône dans l'angle supérieur droit de l'image de la pièce. 
 

 
3. L'image de la pièce "s'inverse" pour montrer d'autres informations sur son côté inverse. 

 

 

 Alias : - Vous permet de définir un alias que la pièce utilisera au lieu de son nom 
principal. Vous pouvez vous en servir pour donner à la pièce un nom plus descriptif pendant 
que vous l'utilisez dans le logiciel. 
 Vignette : - Affiche une image de vignette encore plus petite de la pièce. Elle contient 
aussi un bouton ... pour pouvoir parcourir votre système et choisir une autre image de 
vignette. 
 Appartient à : - Répertorie les catégories auxquelles la pièce est attribuée. 

Retourner une pièce change le mode d'affichage pour les pièces sélectionnées. Une fois retournée, une 
pièce montre automatiquement son côté inverse si vous cliquez dessus. 

Application des données de pièce à la vue principale 
Pour accéder aux données statistiques de la pièce stockées dans la base de données, procédez comme 
suit : 

1. Sélectionnez Toutes les pièces ou une catégorie contenant la pièce dans la barre latérale. 
2. Double-cliquez sur la pièce ou cliquez avec le bouton droit dessus et sélectionnez Appliquer à. 

DataPage+ répertorie les éléments et les transactions disponibles pour la pièce dans la barre 
latérale. 

3. Dans la barre latérale, cochez les cases en regard des éléments et des transactions que vous 
voulez voir. Cliquez avec le bouton droit dans la barre latérale pour ouvrir son menu de 
raccourcis et choisissez Sélectionner tout ou Sélectionner dernier #. 

4. Cliquez sur les icônes Appliquer à, Appliquer à tout ou Ajouter à. 

 Appliquer à - Envoie les statistiques pour le ou les éléments sélectionnés ou la ou les 
variables d'éléments sélectionnées à l'onglet en cours d'affichage dans la vue principale. 
 Appliquer à tout - Envoie les statistiques pour le ou les éléments sélectionnés ou la ou 
les variables d'éléments sélectionnées à tous les onglets dans la vue principale. 
 Ajouter à - Envoie les statistiques pour le ou les éléments sélectionnés ou la ou les 
variables d'éléments sélectionnées à la fin de l'onglet en cours dans la vue principale. 
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Remarque : veillez à sélectionner au moins une transaction et un élément ou une variable 
d'élément. Sinon, les options de menu Appliquer à et Appliquer à tout sont désactivées. 

Voir "Opérations communes". 

Application de plusieurs pièces à la fois 
Vous pouvez appliqer les données statistiques pour plusieurs pièces à la vue principale, ce qui affiche un 
résumé du statut d'une ou plusieurs pièces sélectionnées. Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Attribuez les pièces que vous voulez voir à une catégorie. 
2. Cliquez avec le bouton droit sur cette catégorie et choisissez Appliquer à. La barre latérale 

change pour montrer toutes les pièces dans la catégorie. La vue principale change pour montrer 
uniquement un onglet Diagramme. 
 

 
3. Dans le menu Outils de la barre principale, sélectionnez Afficher sélection. La boîte de 

dialogue Afficher sélection s'ouvre. 
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4. Dans la boîte de dialogue Afficher sélection, sélectionnez un élément à afficher et cliquez sur 

Appliquer. DataPage+ montre l'onglet sélectionné dans la vue principale. 
5. Cliquez sur Fermer. 
6. Dans la barre latérale, sélectionnez les pièces que vous voulez envoyer à la vue principale et 

cliquez sur l'icône Appliquer à. 
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7. Les informations apparaissent dans l'onglet spécifié dans la vue principale : 
 

 

Utilisation d'un calcul de variable pour afficher toutes les transactions ou la dernière transaction 
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Calcul de variables (disponible en sélectionnant Outils | 
Calcul de variables) pour déterminer les transactions à afficher : 

 
Boîte de dialogue Calcul de variables 

 La dernière transaction - Cette option limite ce rapport résumé aux informations extraites de la 
transaction la plus récente. 

 Toutes les transactions - Cette option développe le rapport résumé pour montrer les 
informations de toutes les transactions disponibles. 
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Tri de pièces   
Vous pouvez trier les pièces répertoriées par nom ou date de création en cliquant avec le bouton droit 
dans la vue principale puis, dans le menu de raccourcis, en choisissant Trier par et en cliquant sur 
l'élément souhaité (Nom de pièce ou Date de création). 

Exportation de données de pièce sous forme de 
fichier XML 
Vous pouvez exporter vos données de pièce dans un format XML générique afin de les importer dans 
une autre base de données. L'exportation inclut les informations suivantes pour chaque transaction pour 
la ou les pièces sélectionnées : 

• Noms de 
pièces 

• Éléments 
• Axes 
• Valeurs 

nominales 
• Valeurs 

mesurées 
• Valeurs de 

tolérances 
positives 

• Valeurs de 
tolérances 
négatives  

• Séries de 
variables 

• Requêtes 
• Champs de 

traçabilité 

  

• Pour exporter toutes les données de pièce depuis la base de données - Cliquez avec le bouton 
droit sur Toutes les pièces dans la barre latérale et choisissez Exporter toutes les données 
vers XML. Toutes les données de pièce sont exportées.  

• Pour exporter les données de pièce depuis une catégorie - Cliquez avec le bouton droit sur la 
catégorie et choisissez Exporer les données de catégorie vers XML. Toutes les données pour 
les pièces attribuées à cette catégorie sont exportées. 

• Pour exporter des données depuis une ou plusieurs pièces - Sélectionnez les pièces dans la vue 
principale. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Exporter données puis XML. Seules les 
données de la ou des pièces sélectionnées sont exportées. 
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Catégories 
A propos des catégories 
Vous pouvez organiser vos pièces en les affectant à des catégories. Vous pouvez les organiser par 
numéro de série, par nom de compagnie ou dans une autre catégorie. Cette opération est simple dans 
DataPage+. Une fois une catégorie créée, affectez-lui des pièces et cliquez dessus ; DataPage+ filtre 
alors toutes les pièces dans la base de données pour ne montrer que celles affectées à cette catégorie. 

 Ajout, suppression et édition de catégories 
 Attribution d'une pièce à une catégorie 
 Suppression d'une pièce d'une catégorie 

Affichage des données de toutes les pièces dans la catégorie 
Vous pouvez aussi afficher les données de toutes les pièces attribuées à une catégorie en suivant les 
instructions dans la rubrique "Application de plusieurs pièces à la fois". 

Ajout, suppression et édition de catégories 
La barre d'outils Catégories, dans la barre latérale quand vous vous connectez à la base de données, 
est l'outil principal servant à créer, supprimer et éditer des catégories. Par ailleurs, vous pouvez cliquer 
avec le bouton droit dans la barre latérale et vous servir du menu de raccourcis pour utiliser des 
catégories. 

Barre d'outils Catégories 

 
 

Icône Description 

 

Créer une nouvelle catégorie. Cette 
icône ouvre une boîte de dialogue 
permettant de saisir le nom de la 
nouvelle catégorie. Celle-ci est alors 
ajoutée à la liste Catégories dans la 
barre latérale. 

 

Supprimer la catégorie sélectionnée. 
Cette icône supprime la catégorie 
sélectionnée de la liste Catégories dans 
la barre latérale. 

 

Modifier la catégorie sélectionnée. 
Cette icône ouvre une boîte de dialogue 
permettant d'éditer le nom de la 
catégorie sélectionnée dans la barre 
latérale. 

Ajout d'une catégorie 
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1. Cliquez sur l'icône Créer une nouvelle catégorie  dans la barre d'outils ou dans le menu de 
raccourcis. 

2. Une zone d'entrée apparaît. 
 

 
3. Renseignez la boîte de dialogue. Elle compte trois options : 

• Nom - Définit le nom de la nouvelle catégorie. 
• Image - L'image sélectionnée apparaît à côté de cette catégorie dans la liste Catégories 

de la barre latérale. La liste déroulante montre toutes les images actuellement utilisées 
dans la liste Catégories de la barre latérale. Le bouton Parcourir vous permet de 
trouver et d'ajouter une nouvelle image. 

• Type - Définit le type de la catégorie. Les types suivants sont disponibles : Common, 
ProductCategory et ProductModel. Si vous ne sélectionnez rien, la catégorie est 
automatiquement attribuée au type Common. 

4. Cliquez sur OK. 
5. La nouvelle catégorie apparaôt dans la liste Catégories dans la barre latérale. 

Ajout d'une sous-catégorie 
1. Sélectionnez la catégorie parent de la nouvelle sous-catégorie dans la barre latérale. 

2. Cliquez sur l'icône Créer une nouvelle catégorie  dans la barre d'outils ou dans le menu de 
raccourcis. 

3. Une zone d'entrée apparaît avec le nom de la catégorie parent auquel un caractère 0 a été 
ajouté. La liste Type possède la même catégorie que la catégorie parent. 
 

 
4. Modifiez le nom, l'image ou le type comme souhaité. 
5. Cliquez sur OK. 
6. La nouvelle sous-catégorie apparaît dans la liste Catégories, juste sous la catégorie parent dans 

la barre latérale. 
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Suppression d'une catégorie 
1. Sélectionnez la catégorie à supprimer. 

2. Cliquez sur l'icône Supprimer la catégorie sélectionnée  dans la barre d'outils ou dans le 
menu de raccourcis. 

3. La catégorie est supprimée de la liste dans la barre latérale. 

Si la catégorie contient des sous-catégories, vous devez d'abord les supprimer ; sinon, l'icône Supprimer 
la catégorie sélectionnée est désactivée. 

Edition d'une catégorie 

1. Pour éditer le nom d'une catégorie, cliquez sur l'icône Editer  dans la barre d'outils ou dans le 
menu de raccourcis. 

2. La zone d'entrée apparaît avec le nom existant. 
 

 
3. Modifiez le nom, l'image ou le type comme souhaité. 
4. Cliquez sur OK. 
5. Toutes les modifications apportées sont appliquées à la catégorie. 

Attribution d'une pièce à une catégorie 
Pour attribuer une pièce à une catégorie, sélectionnez la pièce dans la vue principale et, sans relâcher le 
bouton de la souris, faites-la glisser sur la catégorie souhaitée dans la barre latérale. 
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Relâchez le bouton de la souris pour que DataPage+ affecte la pièce à cette catégorie. Chaque fois que 
vous cliquez sur cette catégorie, la pièce apparaît alors dans la vue principale. 

  

Suppression d'une pièce d'une catégorie 
1. Sélectionnez la catégorie dans la barre latérale. Les pièces qui lui sont attribuées apparaissent 

dans l'affichage principal. 
2. Dans la vue principale, cliquez avec le bouton droit sur la pièce à supprimer de cette catégorie. 
3. Sélectionnez l'option Supprimer la pièce de la catégorie dans le menu de raccourcis. La pièce 

est supprimée de cette catégorie. 
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Requêtes de haut niveau 
Dans la version DataPage+ basée sur le Web et appelée Web Reporter, vous pouvez effectuer des 
requêtes de gestion de haut niveau de la base de données grâce aux privilèges appropriés. 

Vous ne pouvez pas effectuer ces requêtes dans la version bureau. 

Voir "Requêtes de champ de traçabilité" pour définir les requêtes dans une pièce spécifique. 
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Éléments/dimensions et 
variables d'éléments/de 
dimensions 
A propos des éléments/dimensions et des variables 
d'éléments/de dimensions 
Chaque pièce compte un nombre d'éléments ou de variables d'éléments. Les éléments sont les blocs 
composant la pièce. Chaque fois que la pièce est mesurée, une valeur est stockée pour chaque variable 
d'élément et un nom est attribué à chaque ensemble de valeurs stockées. Une variable d'élément est une 
caractéristique de qualité avec une valeur définie. Le nom d'une variable d'élément est généralement 
défini dans le programme de mesure. 

Pour les MMT, le nom de la variable d'élément se compose d'un nom d'élément et d'un axe. Par exemple, 
l'élément CIRCLE11 représente le onzième cercle mesuré. Si ce cercle a une position X, une position Y 
et un diamètre, trois variables sont stockées dans la base de données : CIRCLE11.X, CIRCLE11.Y et 
CIRCLE11.D, où X, Y et D correspondent aux axes. Les variables d'éléments ont un nombre de valeurs 
associées. Toutes les variables possèdent une valeur nominale et tolérance inférieure et supérieure. Ces 
valeurs sont également définies dans le logiciel de mesure, mais sont modifiables dans l'onglet Editeur 
de données. 

Vous pouvez afficher la liste des éléments, la liste des variables d'éléments, la liste des dimensions ou la 
liste des variables de dimensions (à condition que des données dimensionnelles figurent dans la base de 
données) quand vous double-cliquez sur une pièce pour accéder à ses données statistiques. Par défaut, 
la liste des variables d'éléments s'affiche. Pour passer entre la liste des éléments et la liste des variables 
d'éléments, cliquez sur la liste déroulante en haut de la fenêtre. Chaque liste contient une série d'entrée 
avec une petite icône de couleur indiquant le type d'élément, ainsi qu'une case à cocher permettant de 
sélectionner les éléments souhaités et les appliquer à la vue principale. L'icône de couleur correspond 
aux icônes de barre d'outils de dimension et d'élément utilisées dans PC-DMIS. 

 
Barres d'outils d'élément et de dimension utilisées dans PC-DMIS 
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Vous pouvez afficher les données statistiques stockées en sélectionnant des éléments ou des 
dimensions entiers, ou en sélectionnant des variables individuelles d'éléments ou de dimensions dans la 
barre latérale pour obtenir des rapports plus spécifiques, puis en appliquant les informations 
sélectionnées à la vue principale. 

 
Liste Variable d'élément 

 
Liste d'éléments 

Remarque : alors que cette rubrique répertorie uniquement des diagrammes des listes Variable 
d'élément et Elément, les listes Variable de dimension et Dimension sont présentées de façon similaire 
aux diagrammes ci-dessus. 

1. Sélectionner tout. Cette icône coche toutes les cases dans la liste en cours. 
2. Liste déroulante. Elle bascule entre Variable_Elément, Elément, Dimension et 

Variable_Dimension. 
 

 
3. X de Y. Répertorie le nombre d'éléments sélectionnés (X) sur le nombre total d'éléments (Y). 

4. Fenêtre graphique.  Cette icône permet d'appliquer les réglages d'affichage à toutes les 
vues CAO à l'aide de la fenêtre graphique. Voir "Utilisation de la fenêtre graphique". 
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5. Zone de liste. Répertorie les variables d'éléments (liste Variable d'élément) pour chaque liste 
d'éléments (liste Elément). 

6. Liste Séries de variables. Sous la liste Variable d'élément se trouve la liste Séries de 
variables. Vous pouvez utiliser les séries de variables pour stocker les recherches enregistrées 
et les sous-sélections de la liste Variable d'élément entière afin de limiter ou de filtrer ce qui 
s'affiche ici. 
 

L'icône Séries de variables  vous permet de créer une série de variables. Vous pouvez 
choisir une série de variables prédéfinie en la sélectionnant dans la liste déroulante de filtre. Vous 
pouvez aussi entrer directement dans la zone un filtre temporaire, et utiliser le caractère 
générique astérisque (*) pour remplacer un ou plusieurs caractères. Par exemple, si vous voulez 
tous les éléments dont le nom inclut le chiffre 4, vous pouvez entrer *4*. 
 

 
 
Le logiciel filtre automatiquement la liste au fur et à mesure de la saisie. 

   
Voir "Sélection et application d'éléments ou de variables d'éléments" pour des informations sur l'envoi de 
données d'éléments à la vue principale à onglets. 

Voir "Onglet Editeur de données" pour des informations sur la création et l'édition de variables 
d'éléments. 

Sélection et application des éléments ou des variables 
d'éléments 
Pour sélectionner et appliquer des données, marquez l'élément ou les données d'élément que vous 
voulez envoyer aux fenêtres à onglets dans la vue principale et cliquez avec le bouton droit pour choisir 
Appliquer à ou Appliquer à tous (ou cliquez sur les icônes équivalentes dans la barre latérale). 

Vous devez aussi marquer au moins une transaction. Voir "Application des données de pièce à la vue 
principale" pour plus d'informations. 

Signification des couleurs d'éléments 
Dans certains diagrammes et onglets, des variables d'éléments apparaissent comme éléments bordés de 
codes de couleurs pour indiquer la zone de tolérance dans laquelle se trouve chaque élément (ou 
éléments hors tolérance). 

Remarque : Actuellement, les couleurs utilisées dans Datapage+ sont complètement indépendantes du 
schéma de couleur de dimension dans PC-DMIS. 
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Échantillon de couleurs 
dans l'onglet Moniteur 
d'éléments 

Les couleurs utilisées correspondent aux zones de tolérances 
de couleur spécifiées dans la boîte de dialogue Couleur de 
dimension accessible via Outils | Couleur de dimension. 
Vos couleurs peuvent être différentes de celles affichées dans 
les captures d'écran de cette documentation. 

 
Boîte de dialogue Modifier la couleur de dimension 

Pour voir ce que représentent les couleurs, sélectionnez la 
liste déroulante, dans cette boîte de dialogue. 

Par défaut, il n'y a qu'une seule zone de tolérance, limitée par 
des zones hors tolérance négative et positive : 

 Hors tolérance négative de 100%. 
 Tolérance de 0 à 100%. 
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 Hors tolérance positive de 100%. 

  
   
Par exemple, sur cette image, la zone verte correspond à la zone de tolérances uniques : 

 
Exemple de liste déroulante comportant une zone unique de tolérance (couleur verte) 

Les couleurs et zones de tolérances actuelles apparaissent aussi dans une barre de couleur qui se 
trouve sur certains rapports. Il s'agit d'une « matrice de couleurs ». 

 
Exemple de matrice de couleur avec quatre zones de tolérance 

Pour plus d'informations sur la matrice de couleur, consultez « Déplacement et redimensionnement de la 
matrice de couleur ». 

Modification des zones de tolérance 
Dans la zone Nombre de zones de tolérance, vous pouvez ajouter d'autres zones. Entrez le nombre de 
zones pour que Datapage+ divise les 100 % de tolérance de 100 entre ces zones. Ainsi, si vous avez 
modifié le nombre de zone pour 4, il y aura quatre zones de 25% chaque : 0-25%, 25-50%, 50-75% et 
75-100%. 

 
Exemple de liste déroulante avec quatre zones de tolérance 

La case à cocher Sur tolérance change « hors de 100% de tolérance négative » pour « Sur tolérance de 
100% ». 

Sélection d'une nouvelle couleur 
Voir la rubrique « Utilisation de la boîte de dialogue Sélection des couleurs ». 

Afficher les couleurs dans 2 directions 
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La case à cocher Afficher les couleurs dans 2 directions indique si vos zones de tolérance pour le 
programme pièce actuel affichent la même gamme de couleurs dans deux directions, l'une vers la plage 
hors tolérance positive, l'autre vers la plage hors tolérance négative. La gamme de couleurs de 
dimension inférieure est alors étendue à Tol nég au lieu de zéro. Vous pouvez ensuite définir les couleurs 
de dimensions négatives et positives séparément. 

 
Exemple de quatre zones de tolérance affichant des couleurs dans deux directions avec des couleurs 
personnalisées 

Afficher tolérances de déviation 
La déviation réelle affiche les tolérances comme déviation réelle dans la matrice de couleurs. Ainsi, si 
vous définissez la valeur de tolérance à 2,00, il y aura quatre zones de 0,500 chacune comme indiqué 
sur l'image ci-dessous. 

 
Exemple de matrice de couleur avec quatre zones de tolérance de déviation réelle 

La déviation de pourcentage affiche les tolérances comme pourcentage de la déviation dans la matrice 
de couleurs. 

 
Exemple de matrice de couleur avec quatre zones de tolérance de déviation de pourcentage 

Boutons 
Par défaut - Fixe la couleur par défaut à la sélection actuelle et le schéma de zone de tolérance pour les 
autres pièces. 

Enregistrer - Enregistre le schéma actuel de couleur et de zone de tolérance afin que vous puissiez les 
utiliser à nouveau par la suite. 

OK - Utilise le schéma actuel de couleurs sélectionnées pour la session en cours. Si vous vous 
déconnectez et vous reconnectez, les couleurs précédentes sont utilisées à moins que vous cliquiez sur 
Enregistrer. 

Utilisation de la fenêtre graphique 

Cette icône affiche la fenêtre graphique. Le but principal de la fenêtre graphique est de vous fournir 
la même fonction que vous aviez lors de la définition du modèle CAO dans le produit Dataview existant. 
Cette fenêtre vous permet de définir aisément à l'avance l'orientation CAO, le niveau de zoom et quels 
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éléments sont affichés dans l'objet CAO principal, sous l'onglet CAO. La fenêtre contient des outils pour 
sélectionner et afficher des éléments en fonction du vecteur, de la position de la fenêtre, du pourcentage 
de tolérance, de la déviation, etc. ; vous pouvez alors ajouter ou appliquer la sélection à l'onglet CAO. 

Si vous n'utilisez pas cette fenêtre, Datapage+ montre par défaut la vue Z+ du modèle CAO, sous l'onglet 
CAO et vous devrez modifier manuellement l'objet CAO sur chaque page. 

 
Fenêtre graphique 

Cette fenêtre contient les options suivantes : 

Zone Afficher les éléments. Cette zone vous permet d'afficher les éléments dans la fenêtre d'affichage 
graphique qui répondent aux critères sélectionnés. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton 
Sélectionner pour sélectionner les éléments montrés dans la barre latérale. Les éléments montrés sont 
indiqués par une petite boule de couleur dans vos couleurs de dimension. Les boules de couleur 
permettent de distinguer les éléments dans et hors tolérance. 

• Par vecteur - Cette case à cocher vous permet d'afficher des éléments à l'aide d'un vecteur 
sélectionné. Il affiche seulement les éléments utilisant le même vecteur que celui défini. 

• Par zone de fenêtre - Cette case à cocher vous permet d'afficher les éléments en fonction de 
leur emplacement dans cette fenêtre. Imaginez qu'une superposition invisible recouvre la vue 
CAO dans cette fenêtre d'affichage graphique en la divisant en quatre quadrants, comme suit : 
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A - En haut à gauche 
B - En haut à droite 
C - En bas à gauche 
D - En bas à droite. 
 
Par exemple, si vous sélectionnez En bas à droite, le logiciel montre uniquement les éléments 
se trouvant dans ce quadrant. 

• Par pourcentage de tolérance (%) - Cette case à cocher vous permet d'afficher des éléments 
en fonction d'une plage de pourcentage de tolérance. La plage est supérieure ou égale à la 
valeur de la case gauche et inférieure ou égale à celle de la deuxième case. 

• Par déviation - Cette case à cocher vous permet d'afficher les éléments en fonction d'une plage 
de déviation. La plage est supérieure ou égale à la valeur de la case gauche et inférieure ou 
égale à celle de la deuxième case. 

• Région de coupe - Découpe la région de l'objet CAO pour afficher seulement la région 
contenant les éléments affichés. 

• Tout - Affiche tous les éléments, indépendamment du niveau de zoom. 
• Tout dans la fenêtre - Affiche seulement les éléments qui ont pu être affichés dans la fenêtre en 

fonction du niveau et de l'emplacement du zoom de l'image CAO actuelle. 
• Afficher les éléments - Ce bouton affiche les éléments dans cette fenêtre graphique en fonction 

des éléments sélectionnés ci-dessus. 

Sélectionner - Sélectionne les éléments dans la barre de côté Variable d'éléments, à l'aide des critères 
de la zone Afficher les éléments. 

Appliquer à - Applique les éléments sélectionnés et le panoramique de modèle CAO, le zoom et l'état de 
rotation au modèle CAO, remplaçant toutes les pages existantes dans l'onglet CAO. 

Appliquer à tous - Applique les éléments sélectionnés à tous les onglets (excepté l'onglet Rapport), 
remplaçant tout ce qui peut s'y trouver. 

Ajouter à - Ajoute les éléments sélectionnés et le panoramique du modèle CAO, le zoom et l'état de 
rotation à l'onglet CAO, en ajoutant le contenu sélectionné, comme pages supplémentaires 

Fermer - Ferme la fenêtre graphique. 

La fenêtre graphique utilise beaucoup son menu de raccourcis par clic droit, décrit en détails à la rubrique 
« Menus de raccourcis par clic droit ». 
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Processus pour définir les éléments CAO et sélectionnés 
Pour définir le panoramique CAO, le zoom et l'état de rotation et pour sélectionner des éléments à 
afficher, faites ceci : 

1. Ouvrez la fenêtre graphique. 
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'image CAO, dans cette fenêtre. 
3. Depuis le menu de raccourcis, choisissez l'orientation du modèle CAO désirée (X+, X-, Y+, Y-, 

Z+, Z-). 
4. Cliquez encore avec le bouton droit. 
5. Dans le menu de raccourcis, affichez le modèle CAO comme Solide ou Quadrillage. L'affichage 

par défaut montre le modèle CAO sous forme de solide. 
6. Faites un panoramique, un zoom et une rotation du modèle, comme désiré. 
7. Faites une des choses suivantes pour sélectionner les éléments à afficher : 

• Sélectionnez manuellement les éléments désirés dans la barre de côté ou en utilisant 
des séries de variables. 

• Utilisez la zone Afficher les éléments pour afficher ceux que vous voulez afficher, puis 
cliquez sur Sélectionner pour les sélectionner depuis la barre de côté. 

8. Cliquez sur Appliquer à depuis la fenêtre graphique. 
9. Maintenant, répétez ce qui précède et cliquez sur Ajouter à si vous voulez une vue différente ou 

des éléments différents. 
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Séries de variables 
A propos des séries de variables 
Vous pouvez utiliser des séries de variables pour stocker les recherches ou les sous-sélections 
enregistrées de la zone de liste entière pour les listes Variables d'éléments, Eléments, Dimensions ou 
Variables de dimensions afin de limiter ou de filtrer plus ce qui s'affiche à l'écran. 

Dans la barre latérale, sous la zone de liste pour les éléments ci-dessus, se trouve la liste Séries de 
variables. Vous pouvez entrer un filtre temporaire rapide directement dans la zone. Cette opération est 
déjà expliquée dans la rubrique "A propos des éléments/dimensions et des variables d'éléments/de 
dimensions". 

 
Liste Séries de variables 

- L'icône Séries de variables ouvre la boîte de dialogue Séries de variables. 
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Utilisez cette boîte de dialogue pour travailler avec des séries de variables nouvelles ou 
existantes. 

- Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher toutes les séries de variables disponibles. 

 

Une fois la sélection faite dans la liste, DataPage+ limite immédiatement les éléments affichés 
dans la zone de liste. 

Les rubriques suivantes apportent des informations détaillées sur l'utilisation de séries de variables. 

 Création d'une série de variables 
 Suppression d'une série de variables existante 
 Modification d'une série de variables existante 
 Importation de séries de variables existantes 

Création d'une série de variables 
1. Dans la barre latérale, sous la zone de liste, cliquez sur l'icône Séries de variables. 

 

 
2. La boîte de dialogue Séries de variables s'ouvre avec la première série de variables déjà 

sélectionnée : 
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3. Cliquez sur le bouton Nouveau... et donnez un nom à la série de variables en lentrant dans la 

zone d'entrée : 
 

 
4. Cliquez sur OK. DataPage+ ajoute le nom dans la liste Série de variables de la boîte de 

dialogue Série de variables et le sélectionne automatiquement pour vous permettre de l'ajouter. 
5. Pour ajouter des éléments spécifiques dans votre série, ajoutez-les dans la série de variables 

depuis la liste de variables. Elle contient toutes les variables d'éléments pour la pièce 
sélectionnée. Vous pouvez afficher des variables d'éléments ou des éléments entiers dans la 
liste de variables à l'aide de la liste déroulante de variables . 
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6. Cliquez sur la flèche Ajouter variable  pour les ajouter dans la liste de série de variables 
sur la gauche. Pour ajouter toutes les valeurs de diamètres (entrées .D) par exemple, vous 
pouvez prendre toutes les entrées finissant par .D et cliquez sur l'icône pour les attribuer à la 
série de variables. 
 

 
7. Pour ajouter des éléments filtrés ou qui répondent aux critères définis par un filtre de variable, 

utilisez la zone Filtre de variable. Vous pouvez y entrer des caractères génériques * afin de filtre 
de façon dynamique tous les éléments répondant aux critères : 
 
* représente un ou plusieurs caractères. 
 
Pour ajouter toutes les valeurs X pour tous les éléments, au lieu de cliquer sur chaque pour les 
déplacer, vous pouvez entrer *.X dans la zone Filtre de variable et ajoutez ce qui suit à la place : 
 

 
8. Pour supprimer toutes les entrées de la liste de séries de variables, sélectionnez-les et cliquez 

sur l'icône Supprimer.  
9. Une fois votre série de variables terminée, cliquez sur OK. DataPage+ appliquer 

automatiquement le filtre à la liste dans la barre latérale. Dans l'exemple, nous avons sélectionné 
manuellement toutes les valeurs de diamètres (CIR0.D, CIR1.D, etc.) et ajouté un filtre de a pour 
prendre toute ce qui termine par .X : 
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Suppression d'une série de variables existante 
1. Dans la barre latérale, sous la zone de liste, cliquez sur l'icône Séries de variables. 

 

 
2. La boîte de dialogue Séries de variables s'ouvre avec la première série de variables déjà 

sélectionnée : 
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3. Sélectionnez la série de variables souhaitée dans la liste Série de variables. 
4. Cliquez sur Supprimer. 
5. Un message apparaît pour demander si vous voulez supprimer la série de variables 

sélectionnée. 
 

 
6. Cliquez sur Oui. 
7. DataPage+ supprimer la série de variables. 
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Edition d'une série de variables existante 
1. Dans la barre latérale, sous la zone de liste, cliquez sur l'icône Séries de variables. 

 

 
2. La boîte de dialogue Séries de variables s'ouvre avec la première série de variables déjà 

sélectionnée : 
 

 
3. Sélectionnez la série de variables souhaitée dans la liste Série de variables. 
4. Effectuez des changements et cliquez sur OK pour mettre à jour la série de variables. 

Importation de séries de variables existantes 
1. Dans la barre latérale, sous la zone de liste, cliquez sur l'icône Séries de variables. 

 

 
2. La boîte de dialogue Séries de variables s'ouvre avec la première série de variables déjà 

sélectionnée : 
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3. Cliquez sur le bouton Nouveau venant de. La boîte de dialogue Sélection de série de 

variables apparaît : 
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4. Dans la liste Pièce, choisissez la pièce contenant la série de variables que vous voulez importer. 

En sélectionnant les pièces, la liste Série de variables change pour refléter les séries de 
variables disponibles pour chaque pièce. 

5. Choisissez la série de variables à importer et cliquez sur OK.  
6. Donnez un nom à la série de variables importée en l'entrant dans la zone d'entrée : 

 

 
7. Cliquez sur OK. DataPage+ ajoute le nom dans la liste Série de variables de la boîte de 

dialogue Série de variables et le sélectionne automatiquement. 
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Transactions 
A propos des transactions 
Les transactions représentent des ajouts à la base de données pour une pièce déterminée. Ces ajouts 
peuvent provenir d'un fichier de vidage (.dmp) importé d'une autre base de données, ou bien d'un logiciel 
de mesure qui envoie des données statistiques à la base de données lors de l'exécution du programme 
pièce. 

Une fois que vous double-cliquez sur une pièce pour y accéder, DataPage+ montre les transactions dans 
la liste Transactions de la barre latérale, sous la liste Élément ou Variable d'élément. 

 
Liste Transactions dans la barre 
latérale 

La liste Transactions contient la date de la transaction et des 
informations sur les champs de traçabilité dans les colonnes à droite. 
Elle ressemble à ce qui suit : 

 
Exemple de liste Transactions développée montrant la date et l'heure, 
ainsi que des données supplémentaires sur les champs de traçabilité 
(noms des opérateurs, etc.) pour chaque transaction. 

1. Sélectionner tout. Cette icône sélectionne toutes les 
transactions dans la liste. 

2. X sur Y. Ce texte montre le nombre de transactions 
sélectionnées (X) sur le nombre total (Y). 

3. Configuration du titre de transaction. Cete option ouvre la 
boîte de dialogue Configuration du titre de transaction. Vous 
pouvez sélectionner les zones souhaitées pour montrer la liste 
Transactions en les déplaçant de la liste Toutes les zones vers 
la liste Zones sélectionnées. 
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Boîte de dialogue Configuration du titre de transaction 

4. Date/heure de transaction. La zone de date/heure apparaît 
sous forme de numéros à deux chiffres avec ce format :  

AAAA/MM/JJ-HH:mm:SS 

Où AA=Année, MM=Mois, JJ=Jour, HH=Heure, mm-
Minutes et SS=Secondes. 

5. Données de champ de traçabilité. Ces colonnes à droite de la 
date/heure contiennent des données de champ de traçabilité 
pour la pièce.  

Les transactions importées depuis un fichier XML contiennent des 
champs Numéro de lot et Index de lot et les présentent comme suit : 

 
A - Numéro de lot, B - Index de lots 

  

Remarque : vous devez éventuellement développer la barre latérale à droite pour voir toutes les 
données fournies dans la liste Transactions. 

Voir ces rubriques pour des informations supplémentaires sur l'utilisation des transactions. 

 Ajout de nouvelles transactions 
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 Fusion de deux transactions 
 Modification ou suppression de transactions 
 Sélection et application de transactions 
 Copie et collage de transactions (dans l'onglet Editeur de données) 
 Suppression de transactions existantes (dans l'onglet Editeur de données) 
 Effacement des valeurs de transaction (dans l'onglet Editeur de données) 

Vous pouvez utiliser Requêtes de champ de traçabilité pour sélectionner uniquement la transaction 
correspondant aux données de champ de traçabilité spécifiées. 

Ajout de transactions 
Vous pouvez ajouter de nouvelles transactions comme suit : 

 A l'aide de la fonction d'importation pour importer des données statistiques dans la base de 
données. Voir "Importation de données statistiques existantes". 

 En exécutant votre programme pièce. Dans PC-DMIS par exemple, tant que des commandes 
STATS/ON et STAS/OFF entourent votre champ de traçabilité et vos commandes de dimension, 
les transactions sont ajoutées à la liste Transaction de la pièce. 

 En ajoutant manuellement de nouvelles transactions à l'aide de l'onglet Editeur de données. 
Voir "Création de nouvelles transactions" dans la rubrique "Données de mesure". 

Suivez les informations dans la rubrique "Ajout de nouvelles pièces", sachant que les mêmes étapes 
doivent être effectuées pour avoir de nouvelles transactions dans la base de données. 

Fusion de transactions 
Vous pouvez utiliser la liste Transactions de la barre latérale pour fusionner les données d'une 
transaction source dans une transaction cible. Ceci est utile si vous devez attribuer à des variables sans 
valeur (Null) la valeur fusionnée de la transaction source.   

Fusion de deux transactions 
1. Sélectionnez deux transactions dans la liste Transactions de la barre latérale.  
2. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la liste Transactions et choisissez l'option de 

menu Merge Two Transactions dans le menu de raccourcis qui apparaît. Une boîte de dialogue 
Merge Transaction s'ouvre et vous demande de choisir une transaction cible. 

 

3. Choisissez la transaction cible souhaitée et cliquez sur OK. Le logiciel fusionne les deux 
transactions comme suit : 
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• Si la variable de la transaction cible est vide (ou null), elle prend la valeur de la 
transaction source. 

• Si la transaction cible contient une valeur non vide, elle ne prend pas la valeur source 
mais conserve sa valeur originale. 

• Le logiciel supprime ensuite la transaction source. 

Imaginez par exemple que vous fusionnez ces deux transactions et choisissez celle de gauche comme 
cible : 

 

Après le fusion, les données de la transaction ressembleront à ceci : 

 

La transaction source est supprimée et les valeurs null sont remplacées par les données issues de la 
transaction source. 

Edition ou suppression de transactions 
Pour éditer ou supprimer des transactions, vous devez disposer de droits d'administrateur. Vous pouvez 
alors éditer ou supprimer des transactions depuis l'onglet Editeur de données. Voir la rubrique "A propos 
de l'onglet Editeur de données". 

Sélection et application de transactions 
Pour sélectionner et appliquer des données, marquez les transactions que vous voulez envoyer aux 
fenêtres à onglets dans la vue principale et cliquez avec le bouton droit pour choisir Appliquer à ou 
Appliquer à tous. Vous devez aussi marquer au moins un élément ou un variable d'élément. Voir 
"Application des données de pièce à la vue principale" pour plus d'informations. 

Enregistrement et rappel des transactions sélectionnées 
 Pour enregistrer les transactions sélectionnées en vue de les utiliser plus tard, cliquez avec le 

bouton droit sur la liste Transaction et choisissez Définir rappel ultérieur dans le menu de 
raccourcis. 
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 Pour restaurer les transactions sélectionnées, cliquez à nouveau avec le bouton droit sur la liste 
Transaction et choisissez Définir rappel ultérieur. 

Voir la rubrique "Menu de raccourcis Liste Transaction". 





 

123 

Requête de champs de 
traçabilité 
A propos des requêtes de champ de traçabilité 
Les champs de traçabilité comportent des données entrées par le programmeur du programme pièce lors 
de la création de celui-ci, ou par un opérateur pendant l'exécution d'un programme. Certaines utilisations 
communes pour les champs de traçabilité consistent à envoyer à la base de données le nom de 
l'opérateur, la MMT employée, etc. 

Dans DataPage+, vous pouvez créer et utiliser des requêtes de champ de traçabilité. Une requête est 
une instruction commandant à la base de données de prendre en compte les critères de recherche et de 
renvoyer les informations respectant ces critères. Par exemple, si vous voulez sélectionner toutes les 
transactions dans lesquelles l'opérateur JOE utilise la MMT B, vous pouvez le faire à l'aide d'une requête 
de champ de traçabilité. 

Dans la barre latérale, sous la liste Transactions, se trouve la liste Requêtes. 

 
Liste Requêtes 

L'icône Requêtes ouvre la boîte de dialogue Requêtes. Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue 
pour créer, supprimer ou éditer des requêtes. 
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Boîte de dialogue Requêtes 

 Nom de requête - Répertorie toutes les requêtes pour la pièce en cours. 
 Nouveau - Permet de créer un nom de requête. 
 Renommer - Renomme la requête sélectionnée. 
 Supprimer - Supprime la requête sélectionnée. 
 Relier plusieurs clauses avec - Utilise les opérateurs logiques AND ou OR pour relier 

plusieurs lignes (ou clauses). Avec AND, les données correspondant à toutes les clauses 
de la requête sont sélectionnées. Avec OR, les données correspondant au moins à l'une 
des clauses entrées sont sélectionnées. 

 Nom de traçabilité - Cette liste contient tous les noms de champs de traçabilité. 
 Opérateur - Cette liste contient des opérateurs comparatifs ou autres à utiliser dans la 

requête. Voir "Présentation des opérateurs de requête". 
 Valeur de suivi 1 - Cette liste contient des valeurs stockées dans la base de données 

pour le nom sélectionné dans la zone Nom de traçabilité. Vous pouvez aussi appuyer sur 
la touche Suppr et entrer la valeur souhaitée. 

 Valeur de suivi 2 - Comme Valeur de suivi 1, cette liste secondaire devient active si 
l'opérateur BETWEEN est utilisé dans la liste Opérateur. Vous pouvez aussi appuyer sur 
la touche Suppr et entrer la valeur souhaitée. 

 X rouge - Supprime la ligne ou clause en cours. 

- La flèche déroulante dans la liste Requêtes montre toutes les requêtes disponibles. 

Les rubriques suivantes apportent des instructions détaillées pour utiliser les champs de traçabilité. 

 Création de requêtes de champ de traçabilité 
 Edition de requêtes de champ de traçabilité 
 Suppression de requêtes de champ de traçabilité 
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 Présentation des opérateurs de requête 

Création de requêtes de champ de traçabilité 
1. Double-cliquez sur une pièce pour y accéder. 

2. Dans la liste Requêtes, cliquez sur l'icône Requêtes.  La boîte de dialogue Requêtes 
s'ouvre. 
 

 
3. Cliquez sur le bouton Nouveau.... Une zone d'entrée apparaît. 
4. Entrez le nom pour la requête et cliquez sur OK. 

 

 
5. Dans la boîte de dialogue Requêtes, vous travaillez de gauche à droite dans la première ligne, 

puis de haut en bas pour définir vos critères de recherche. 

 Choisissez un nom de traçabilité dans la liste Nom de traçabilité. Si vous recherchez des 
transactions réalisées par l'opérateur de la MMT nommé JOE, vous devez choisir 
OPERATEUR : dans la liste déroulante. 

 Choisissez un opérateur mathématique dans la liste Opérateur. Pour une correspondance 
exacte de JOE, choisissez l'opérateur =. 
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 Choisissez une valeur dans Valeur de suivi 1. Ces valeurs de suivi sont spécifiques au 
programme pièce en cours. Dans ce cas est sélectionné JOE. 

 Si vous avez choisi BETWEEN comme opérateur, Valeur de suivi 2 devient actif et vous 
pouvez rechercher des champs de traçabilité entre deux valeurs. 

 Pour utiliser plusieurs clauses, passez à la ligne suivante et faites d'autres sélections. 
Sélectionnez l'option Relier plusieurs clauses avec (option AND ou OR). Avec AND, les 
données correspondant à toutes les clauses de la requête sont sélectionnées. Avec OR, les 
données correspondant au moins à l'une des clauses entrées sont sélectionnées. 

 
Exemple de requête définie pour sélectionner tous les enregistrements avec JOE 

 Une fois terminé, cliquez sur OK pour enregistrer vos changements. La boîte de dialogue 
Requêtes se ferme. 

Demande de dates : DataPage+ requiert un format de date AAAA-MM-JJ quand lors d'une 
requête par date (où AAAA est l'année, MM le mois et JJ le jour). Si vous demandez une date 
entre le 1er octobre 2009 et le 5 octobre 2009, les zones de requête Trace Value 1 et 2 indiquent 
respectivement 2009-10-01 et 2009-10-05. Voir "À propos des transactions" pour des informations 
sur les différences de format de date apparaissant dans la liste Transactions. 

6. Sélectionnez la requête dans la liste Requêtes de la barre latérale. DataPage+ limite les 
transactions affichées pour répondre à cette requête. 
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Exemple de requête limitant les transactions pour montrer uniquement celles avec JOE 
comme opérateur 

Edition de requêtes de champ de traçabilité 
1. Pour éditer une requête existante, cliquez sur l'icône Requête dans la liste Requêtes de la barre 

latérale. 

 
Liste Requêtes 

2. La boîte de dialogue Requêtes s'ouvre. 
 

 
3. Dans la liste Nom de requête, sélectionnez la requête à changer. 
4. Servez-vous des options dans la boîte de dialogue Requêtes pour apporter des modifications à 

la requête. Pour des informations sur ces options et savoir comment les utiliser, voir "À propos 
des requêtes de champ de traçabilité" et "Création de requêtes de champs de traçabilité" ci-
dessus. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. 

Suppression de requêtes de champ de traçabilité 
1. Pour supprimer une requête existante, cliquez sur l'icône Requête dans la liste Requêtes de la 

barre latérale. 
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Liste Requêtes 

2. La boîte de dialogue Requêtes s'ouvre. 
 

 
3. Dans la liste Nom de requête, sélectionnez la requête à supprimer. 
4. Cliquez sur le bouton Supprimer. 
5. Un message apparaît pour demander si vous voulez supprimer la série de variables 

sélectionnée. 
 

 
6. Cliquez sur Oui. 
7. DataPage+ supprime la requête. 
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Présentation des opérateurs de requête 
La liste Opérateur dans la boîte de dialogue Requêtes contient les opérateurs qu'il est possible d'utiliser 
dans des requêtes. 

 

Le tableau ci-dessous en explique la signification. 

Opérateur Description 
= Sélectionne toutes les données qui correspondent exactement à la valeur dans 

Champ de traçabilité 1. 
!= Sélectionne toutes les données contenant des valeurs non égales à la valeur dans 

Champ de traçabilité 1. 
< Sélectionne toutes les données inférieures à la valeur dans Valeur de suivi 1. 
> Sélectionne toutes les données supérieures à la valeur dans Valeur de suivi 1. 

Les caractètes alpha utilisent l'ordre alphabétique. 
<= S.lectionne toutes les données inférieures ou égales à la valeur dans Valeur de 

suivi 1. Les caractères alpha utilisent l'ordre alphabétique. 
>= Sélectionne toutes les données supérieures ou égales à la valeur dans Valeur de 

suivi 1. Les caractères alpha utilisent l'ordre alphabétique. 
CONTAINS Sélectionne toutes les données contenant n'importe quelle partie de la valeur dans 

Valeur de suivi 1. 
BETWEEN Sélectionne toutes les données correspondant et tombant entre les valeurs dans 

Valeur de suivi 1 et Valeur de suivi 2. Les caractères alpha utilisent l'ordre de 
l'alphabet. 

SORT ASC. Sélectionne toutes les données contenant des valeurs de suivi pour l'élément 
sélectionné dans Nom de traçabilité et les trie dans l'ordre croissant (de la plus 
basse à la plus élevée). Les valeurs de traçabilité alphabétiques sont triées dans 
l'ordre alphabétique. 

SORT DESC. Sélectionne toutes les données contenant des valeurs de suivi pour l'élément 
sélectionné dans Nom de traçabilité et les trie dans l'ordre décroissant (de la plus 
élevée à la plus basse). Les valeurs de traçabilité alphabétiques sont triées dans 
l'ordre alphabétique. 
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À Excel 
Dans Datapage+ version 2011 et ultérieures, les rapports Excel spécifiques (Données, Variable, PPAP, 

ISIR, XBarR, Feuille de calculs [tableur]) sont accessibles via l'icône de la barre d'outils À Excel  de 
la barre latérale. 

Quand vous cliquez sur cette icône, le logiciel affiche la boîte de dialogue Sortie Excel ; elle vous permet 
de choisir le type de rapport à exporter comme filier .xls ou .csv, en fonction du type de sortie. 

 
Boîte de dialogue Sortie Excel 

Sortie - Cette zone définit deux options de sortie pour votre rapport. 

• Répertoire - Cette option fait que le logiciel enregistre automatiquement le rapport avec un nom 
généré dans le répertoire indiqué. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le répertoire 
souhaité. Le nom de fichier exact qui sera généré suit ce format : "<type de rapport> aaaa-mm-jj-
-hh-mm-ss.xls" en fonction de l'heure de génération du rapport ; aaaa correspond à l'année à 4 
chiffres, mm au mois à 2 chiffres, jj au jour à 2 chiffres, hh à l'heure au format 24 heures, mm aux 
minutes et ss aux secondes. <type de rapport> fait référence au type de rapport sélectionné dans 
la zone Type de rapport. 
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• Nom de fichier - Cette option permet d'attribuer à la sortie un nom spécifique. Entrez le 
répertoire ou cliquez sur Parcourir pour le sélectionner, ainsi que le nom du fichier auquel 
envoyer les données. 

Type de rapport - Cette zone définit le type de rapport et le format final du fichier. 

• Enregistrer sous - Cette liste vous permet de choisir le type de rapport à exporter. Les types 
disponibles sont : 

 Rapport de données - Exporte sous .xls ou .csv. 
 Rapport de variables - Exporte sous .xls ou .csv. 
 Rapport PPAP - Exporte sous .xls ou .csv. 
 Rapport de tableur - Exporte sous .xls ou .csv. 
 Rapport ISIR - Le rapport ISIR [RIEI] (Initial Sample Inspection Report [Rapport 

d'inspection d'échantillon initial]) n'est disponible qu'en format d'exportation .xls. 
 Rapport de texte AIAG - Le rapport AIAG (Automotive Industry Action Group [Groupe 

d'action de l'Industrie Automobile]) n'est disponible qu'en format d'exportation .xls. 
 Rapport de description - Exporte sous .xls ou .csv. 
 Rapport XBarR - Ce rapport n'est disponible qu'en format d'exportation .xls. 
 Rapport Éditeur - Ce rapport exporte les valeurs mesurées sélectionnées et signale les 

valeurs hors tolérance en rouge. 
• Enregistrer sous type - Définit le format de sortie comme étant une valeur excel (xls) ou une 

valeur séparée par une virgule (csv [vsv]).  

Option XBarR - Cette zone devient disponible si vous sélectionnez Rapport XBarR comme type de 
rapport. Elle vous permet de choisir des options spécifiques à un rapport XBarR. 

• Sélectionner CNC - Vous permet de sélectionner une machine CNC. Les limites de contrôle 
dépendent maintenant de la machine. Voir « Limites de contrôle », pour plus d'informations. 

• Choisir un mois - Cliquez sur cette icône pour choisir un jour du mois. Les données pour le mois 
entier seront exportées. 

• Taille de sous-groupe - Fixe le nombre d'observations individuelles par sous-groupe. 
• Vérificateur - Dans cette zone, vous pouvez définir une signature automatique qui apparaît pour 

chaque sous-groupe. 
• Équipe - Si elle est cochée, cette case répartit les données mesurées en deux parties, une 

équipe de nuit et une équipe de jour. 
• De X à Y - Est activé si la case Équipe est cochée. Définit une plage de temps pour l'équipe de 

jour, où X représente la première case, l'heure de début de l'équipe, et Y représente l'heure de fin 
de l'équipe. Le format d'heure est 24 heures. Les données de cette plage sont affectées à la 
partie équipe de jour du rapport. Les données dans la plage après l'heure de clôture de Y mais 
avant l'heure de début du jour suivant de X sont affectées à la partie équipe de nuit du rapport. 

Ne pas afficher cette boîte de dialogue - Masque la boîte de dialogue Sortie Excel pour le reste de la 
session. Une fois un rapport et un répertoire ou fichier de sortie définis, si vous cochez cette case et 
cliquez sur OK, Datapage+ envoie les données automatiquement à l'aide du rapport indiqué au répertoire 

ou fichier sélectionné chaque fois que vous cliquez sur l'icône À Excel  dans la barre latérale. La 
boîte de dialogue reste masquée tant que vous ne sélectionnez pas l'option Afficher la boîte de 
dialogue lors de la création du fichier XLS/CSV dans l'onglet Général de la boîte de dialogue 
Options, accessible via Outils | Options. 

OK - envoie le rapport au répertoire ou fichier spécifié et ferme la boîte de dialogue. Vous pouvez afficher 
le texte dans la barre d'état pendant la génération du rapport pour afficher son statut. Générer... s'affiche 
en rouge lors du traitement, et lorsque la génération est terminée, le texte devient Terminé. 
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Annuler - Ferme la boîte de dialogue sans créer de rapport. 

Pour un rapport Excel personnalisé, consulter « Exportation de rapports Excel personnalisés ». 

Pour exporter un rapport comportant une boîte de dialogue de sortie Excel visible : 
1. Sélectionnez les transactions et les éléments ou les variables d'éléments que vous voulez 

exporter. 

2. Cliquez sur l'icône À Excel dans la barre latérale.  
3. Renseignez la boîte de dialogue Sortie Excel. 
4. Cliquez sur OK. Un message apparaît, vous informant quand le rapport a été créé. 

Exemple de rapport Excel exporté 

 
Exemple de rapport de variable, exporté comme fichier Excel 
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Onglet Moniteur d'élément 
A propos de l'onglet Moniteur d'élément 

 
Onglet Moniteur d'élément - mode simple 

L'onglet Moniteur d'élément vous permet de surveiller les 
données entrantes sans devoir générer des rapports. Cette 
fonctionnalité est utile pour les membres d'atelier ou les 
responsables qualité souhaitant laisser cet écran actif et 
avoir un suivi des données d'inspection entrantes pour 
détecter le plus tôt possible des problèmes éventuels. 

Cet onglet lit votre base de données chaque fois que vous 
la démarrez et à des intervalles que vous pouvez fixer 
pendant qu'elle est ouverte. Il évalue les variables pour la 
pièce en cours et signale en temps réel les conditions hors 
contrôle et hors tolérance. L'onglet Moniteur d'élément 
répertorie toutes les variables de la pièce sélectionnée 
dans des codes de couleur indiquant le statut de chaque. 
En un coup d'oeil, vous pouvez savoir quelles variables 
sont devenues hors contrôle et/ou hors tolérance. 

Voir "Présentation des couleurs d'élément". 

Vous pouvez voir les éléments dans l'onglet Moniteur 
d'élément dans ces modes accessibles en cliquant sur 
l'icône de barre d'outils Afficher diagramme/texte : 

 Mode simple - Ce mode, illustré dans 
l'exemple à gauche, montre l'élément ou 
les variables de l'élément dans la couleur 
de dimension. 

 Mode détail - Ce mode affiche les 
éléments dans une vue, en forme de 
tableau et pouvant être triée, des données 
statistiques avec des lignes et des 
colonnes personnalisées. 

 Mode diagramme d'exécution - Ce mode 
montre chaque élément dans son propre 
diagramme d'exécution. 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur 
ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 

 Application d'éléments à des rapports 
 Icônes de la barre d'outils de l'onglet 

Moniteur d'élément 
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Application d'éléments à des rapports 
Dans l'onglet Moniteur d'élément, vous pouvez choisir d'envoyer une sous-sélection d'éléments ou de 
variables d'éléments aux fenêtres à onglets Diagramme, Texte ou CAO. Pour ce faire, sélectionnez les 
éléments souhaités, cliquez avec le bouton droit dessus et sélectionnez le rapport vers lequel les envoyer 
: Vers rapport de diagramme, Vers rapport de texte ou Vers rapport CAO. 

Ceci remplace toutes les informations déjà existantes dans cet onglet. 

 
Menu de raccourcis pour l'onglet Moniteur d'élément 

Sélection d'éléments 
Une mise en évidence en bleu entoure les éléments sélectionnés : 

 
Exemple d'éléments sélectionnés mis en évidence en bleu 

 Pour sélectionner plusieurs éléments non consécutifs, maintenez la touche CTRL enfoncée 
quand vous cliquez dessus. 

 Pour sélectionner une série d'éléments consécutifs, cliquez sur le premier, maintenez la touche 
MAJ enfoncée, et cliquez sur le dernier. 
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Icônes de la barre d'outils de l'onglet Moniteur 
d'élément 

 

1. Icône Afficher diagramme/texte 
2. Icône Afficher 
3. Icône Diagramme à secteurs 
4. Icône Rafraîchir 

Afficher diagramme/texte 

 

L'icône Afficher diagramme/texte est utilisée dans les barres d'outils pour ces onglets : 

 Onglet Moniteur d'élément 

Il a un sous-menu Texte et une option de menu Diagramme d'exécution : 

Simple - Ce mode de texte montre la ou les variables d'élément dans la couleur de dimension. Voir 
"À propos de l'onglet Monitor d'élément" pour voir un exemple de ce mode. 

Détaillé - Ce mode de texte montre aussi les éléments dans une couleur de dimension, mais dans 
une vue tabulaire triable de données statistiques avec des lignes et des colonnes personnalisées. Voir 
"Utilisation du mode détaillé". 

Diagramme d'exécution - Ce mode de diagramme montre chaque élément dans son propre 
diagramme d'exécution. Voir "Utilisation du mode de tracé de diagramme". 

Affichage de l'icône 

 

L'icône Afficher est utilisée sur les barres d'outils de ces onglets : 

 Onglet Moniteur d'élément 

Cliquez sur l'icône Afficher pour afficher ces deux options : 

Mise à jour... - Cette fonction d'élément de menu vous permet de définir la fréquence avec laquelle 
Datapage+ doit mettre à jour son contenu avec les dernières informations de la base de données. Ceci 
est déjà expliqué à la rubrique « Mise à jour ». 
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Détail... - Cet élément de menu fonctionne seulement si le mode détaillé est activé pour l'onglet Moniteur 
d'éléments. Il affiche une boîte de dialogue Options qui vous permet de changer ce qui est affiché dans 
la fenêtre à onglets Moniteur d'éléments. 

 
Boîte de dialogue Options pour affichage de détails 

 Statistiques de rapport - Ces éléments déterminent quels en-têtes de colonnes 
apparaissent dans l'affichage du tableau de résumé. Les éléments déjà affichés ont une 
couleur d'arrière-plan gris clair. Ces colonnes de base sont toujours en fonction et ne 
peuvent pas être désélectionnées : Pièce, Variable et Affichage diagramme. 

 Décimales - Cette case détermine le nombre de décimales des champs où des valeurs 
numériques décimales sont affichées. 

 Par défaut - Réinitialise l'affichage avec les paramètres par défaut enregistrés. 
 Enregistrer - Ce bouton n'applique pas immédiatement les changements que vous avez 

faits, il les stocke plutôt pour les appliquer lors du redémarrage du logiciel. Il enregistre 
aussi la sélection comme nouvelle sélection par défaut. 

 OK - Ferme la boîte de dialogue et applique immédiatement les changements, mais ne 
modifie pas les paramètres par défaut. 

 Fermer - Ferme la boîte de dialogue. 
 Appliquer - Applique seulement les changements de façon temporaire. Si vous cliquez 

sur Appliquer, puis sur Fermer, les changements restent appliqués à la pièce jusqu'à ce 
que vous fermiez complètement le logiciel. Quand vous le redémarrez, les paramètres 
précédemment enregistrés (ou les paramètres par défaut s'il n'y a pas de paramètres 
enregistrés) sont appliqués. 

Pour plus d'informations sur ce que chaque colonne affiche, voir « Description des noms de colonnes ». 

Icône Rafraîchir   

 

Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour mettre à jour l'écran chaque fois que des changements ont lieu 
dans l'onglet Moniteur d'élément. 
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Icône Diagramme à secteurs 

 

L'icône Diagramme à secteurs est utilisée dans les barres d'outils pour ces onglets : 

 Onglet Moniteur d'élément 
 Onglet Résumé d'élément 

L'icône Diagramme à secteurs offre une représentation visuelle de l'état de tous les éléments dans la 
pièce sous la forme d'un diagramme à secteurs avec des tranches de couleur pour symboliser les 
différentes zones de tolérance et hors tolérance des éléments dans l'onglet. 

 
Exemple de diagramme à secteurs montrant l'emploi de couleurs personnalisées et quatre zones de 
tolérance 

Vous pouvez cliquer sur la tranche de couleur ou sur les zones de tolérance sous le texte VARS pour 
sélectionner tous les éléments compris dans cette zone. 

Le numéro à côté de chaque zone de tolérance indique le nombre de variables d'éléments dans l'onglet 
Moniteur d'élément compris dans cette zone. 

  

Utilisation du mode détaillé 
Le mode détaillé de l'onglet Moniteur d'élément affiche les éléments dans un affichage pouvant être trié, 
sous forme de tableau avec des lignes et des colonnes personnalisées de données statistiques pouvant 
vous fournir un aperçu plus détaillé de l'état de la pièce. 

Le contenu d'un mode d'exemple détaillé ressemble à ceci : 



DataPage+ 2013 French Manual 

140 

 
Onglet moniteur d'élément - Mode détaillé utilisant des couleurs personnalisées avec quatre zones de 
tolérance de dimension 

Pour accéder à ce mode, depuis l'icône de la barre d'outils Afficher texte/Diagramme, sélectionnez 
Afficher texte, puis Détail. Pour passer de l'affichage détaillé et revenir à l'affichage simple, accédez au 
même menu et sélectionnez Simple. 

Remarque : Soyez conscient que les éléments sans données de mesure sont masqués dans ce mode. 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques pour ce mode : 

 Description de noms de colonnes 
 Trier et changer l'affichage 

Description de noms de colonnes 
Ci-après l'ensemble des colonnes disponibles pour le mode détaillé de l'onglet Moniteur d'élément.  

Vous pouvez montrer ou masquer des colonnes en sélectionnant Détail dans l'icône de barre d'outils 
Afficher. Voir "Icône Afficher".  

Les colonnes Pièce, Variable et Affichage du diagramme ne peuvent pas être masquées. 

Pièce 
Nom de la pièce. 
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Variable 
Variables d'éléments. 

PP% (PpPercent) 
Pourcentage de capacité (estimation 3 sigma). 

Pr 
Rapport de capacité (estimation 3 sigma). 

Pp 
Indice de capacité. Pp es calculé en fonction des paramètres de distribution normale. 

 

Voir "Calcul de la capacité en fonction des paramètres de distribution normale". 

PpK 

 

(S'il n'existe pas de tolérance inférieure, ) 

Indice de capacité, non centré, basé sur les paramètres de distribution normale. Par défaut, la valeur 1,33 
est utilisée, mais vous pouvez définir la valeur pour Ppk en cliquant sur le bouton Seuil de capacité 
accessible via l'option de menu Calculs SPC dans l'onglet Diagramme de l'icône Options de 
diagramme. 

Voir "Calcul de la capacité en fonction des paramètres de distribution normale". 

PC% 

 

Pourcentage de capacité indiquant le pourcentage de spécification utilisé. PC% est le rapport de la 
largeur du processus (6 ) à celle de la spécification (USL-LSL), exprimé sous forme de pourcentage. 

Cr 

 

où Tol est la tolérance totale. 

Rapport de capacité. Il sert à indiquer si le processus donne des produits assurant la distribution 
attendue. En général, si Cr a la valeur 1 ou plus, le processus n'est pas capable (sa largeur dépasse les 
limites de la spécification). Cr est égal à 6 divisé par la tolérance totale. 
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Cp 

 

où Tol est la largeur de tolérance totale. 

L'indice de capacité potentielle (Cp) permet de déterminer si le processus donne des produits dans les 
limites de spécification. Cp mesure combien de courbes 6 Cg mesure combien de courbes sigma 
peuvent tenir entre des limites de spécification données. Si Cp est supérieur à 1, le processus entier peut 
tenir dans les limites de spécification. Un Cp inférieur à 1 indique que le processus est trop étendu pour 
respecter les spécifications, à savoir qu'il n'est pas capable. Cp équivaut à la tolérance totale divisée par 
6 (la largeur de tolérance totale est calculée en soustrayant la limite de spécification inférieure de la limite 
de spécification supérieure). 

Voir "Indices de capacité : tableau de calculs". 

CpK 

 

Pour des mesures d'un côté comme la planéité,  

Indice de capacité réel, basé sur la taille du sous-groupe et l'écart type du diagramme de contrôle en 
cours. (Pour les calculs des écarts type pour les diagrammes de contrôle, voir Estimations d'écart type 
basées sur les diagrammes de contrôle.) 

Cpk mesure combien de demi-courbes 3 sigma peuvent tenir entre le centre du processus et la limite de 
spécification la plus proche. Une valeur de 1,33 (le centre est éloigné de 4 sigma des limites de la 
spécification) ou supérieure est une cible type. 

Voir "Indices de capacité : tableau de calculs". 

Estimation d'écart type basées sur les diagrammes de contrôle 

Nominal 
Valeur cible 

Lsl 
LSL = valeur nominale + tolérance inférieure 

Limite de spécification inférieure. La LSL équivaut à la somme de la valeur nominale et de la tolérance 
inférieure. 

Usl 
USL = valeur nominale + tolérance supérieure 

Limite de spécification supérieure. La USL équivaut à la somme de la valeur nominale et de la tolérance 
supérieure. 
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MeanDev 
Affiche la déviation moyenne de la valeur nominale. 

Moyenne 
Affiche la mesure moyenne si plusieurs transactions sont sélectionnées. Si une seule transaction est 
sélectionnée, l'option montre la valeur mesurée réelle. 

Est Sigma 
EST STD DEV 

Ecart type estimé. 

Sigma 
Ecart type représenté par 'sigma'. Sigma est une unité de mesure indiquant la largeur ou l'étendue de la 
distribution du processus. 

Voir "Estimations d'écart type basées sur les diagrammes de contrôle". 

3 Sigma 
3S ou 3 STD DEV ou 3SIGMA 

Triple de l'écart type. Cette valeur est généralement utilisée pour définir des limites de contrôle. 

 

6 Sigma 
6 STD DEV ou 6SIGMA 

Six fois l'écart type. 

UCL 
Limite de contrôle supérieure. C'est la limite supérieure du tracé des points au-dessus du centre, sur les 
diagrammes de contrôle. La limite de contrôle supérieure est utilisée comme critère d'évaluation si le 
processus est en contrôle. 

LCL 
Limite de contrôle inférieure. Il s'agit de la limite inférieure pour le tracé des points en dessous du niveau 
central dans les diagrammes de contrôle. Cette limite sert de critère d'évaluation pour savoir si le 
processus est contrôlé. Dans DataPage for Windows, la LCL est calculée à partir des données de 
mesure réelles dans la partie X (supérieure) des diagrammes individuels et de sous-groupe. 

Basse réelle 
Valeur la plus basse réelle dans le modèle. 

Elevée réelle 
Valeur la plus élevée réelle dans le modèle. 

Basse estimée 
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Valeur la plus basse estimée figurant dans le contrôle, basée sur la distribution. 

Elevée estimée 

 

Valeur la plus élevée estimée figurant dans le contrôle, basée sur la distribution. 

% hors spéc 
Pourcentage réel des mesures en dehors de la spécification (supérieures à la limite de spécification 
supérieure ou inférieures à la limite de spécification inférieure). 

% est hors de spéc 
Pourcentage estimé des mesures hors spécification, basé sur la moyenne, l'écart type et le type de 
distribution. 

Echantillon 
Un exemple est le nombre total de transactions utilisé dans les calculs pour l'opération en cours. 

Exemples hors spéc 
Affiche le nombre de transactions hors tolérance utilisé dans les calculs pour l'opération en cours.  

Exemples dans spéc 
Affiche le nombre de transactions dans la tolérance utilisé dans les calculs pour l'opération en cours. 

En contrôle 
Indique (Y/N) si tous les tests AT&T sélectionnés ont réussi. 

PpK capable 
Indique (Y/N) si le processus est capable par rapport au PpK. 

Voir "Calcul de la capacité en fonction des paramètres de distribution normale". 

Cpk capable 

 

Pour des mesures d'un côté comme la planéité,  

Indice de capacité réel, basé sur la taille du sous-groupe et l'écart type du diagramme de contrôle en 
cours. (Pour les calculs des écarts type pour les diagrammes de contrôle, voir Estimations d'écart type 
basées sur les diagrammes de contrôle.) 

Cpk mesure combien de demi-courbes 3 sigma peuvent tenir entre le centre du processus et la limite de 
spécification la plus proche. Une valeur de 1,33 (le centre est éloigné de 4 sigma des limites de la 
spécification) ou supérieure est une cible type. 

Voir "Indices de capacité : tableau de calculs" et "Estimations d'écart type basées sur les diagrammes de 
contrôle". 
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Quartile 25% 
Valeur de quartile de 25%. Il s'agit du point à mi-chemin entre la médiane et la valeur la plus basse. 25% 
de tous les points de données tombent sous cette valeur, 75% au-dessus. 

Médian 
Point moyen d'un ensemble de valeurs de données. Avec des sous-groupes, la médiant est le point du 
milieu des valeurs correspondantes. Exactement 50% des valeurs dépassent la médiane, et 50% sont 
inférieures. Pour les ensembles contenant un nombre impair de membres, la valeur du milieu exacte est 
utilisée. Pour les ensembles contenant un nombre pair de valeurs, la médiane est la moyenne des deux 
résultats du milieu. 

Quartile 25% 
Valeur de quartile de 75%. Il s'agit du point à mi-chemin entre la médiane et la valeur la plus élevée. 75% 
de tous les points de données tombent sous cette valeur, 25% au-dessus. 

Plage 
Différence entre la valeur de mesure la plus élevée et la valeur de mesure la plus basse dans 
l'échantillon. 

Inclinaison 
Statistique de distribution qui fournit une mesure d'asymétrie. Les valeurs négatives indiquent que les 
données sont inclinées à gauche (il y a plus de valeurs inférieures à la moyenne que de valeurs 
supérieures à la moyenne). Les valeurs positives indiquant que les données sont inclinées à droite (il y a 
plus de valeur supérieures à la moyenne). Une inclinaison de 0 indique que les données sont 
parfaitement symétriques. 

Kurtosis 
Statistique de distribution qui fournit une mesure de la planéité de la courbe de distribution si elle est 
comparée aux données normales. Les valeurs négatives indiquent que les données sont plus plates que 
celles normales. Les valeurs positives indiquent que les données sont plus extrêmes que celles 
normales. 

Tol supérieure 
Quantité la plus élevée de déviation acceptable par rapport à la valeur nominale. 

Tol inférieure 
La quantité la plus faible d'écart acceptable par rapport à la valeur nominale. La tolérance inférieure doit 
toujours être en dessous de la tolérance supérieure. DataPage+ calcule les limites de spécification à 
l'aide des équations suivantes : 

 

 

La tolérance inférieure doit être négative pour que sa valeur soit inférieure à celle nominale. 

Déviation élevée et déviation faible 
La déviation élevée est la déviation la plus grande par rapport aux transactions sélectionnées, alors que 
la déviation faible est la plus petite. Par exemple, si vous sélectionnez trois transactions avec les 
déviations 0,01, 0,02, 0,03, la déviation élevée est 0,03 et la déviation faible 0,01. Le logiciel calcule la 
plage comme suit :  
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La plage est un nombre absolu. Par exemple, si vous aviez un nombre négatif (comme le résultat d'une 
déviation élevée 0,05 et une déviation faible -0,06), la plage reste 0,11. 

ChartView 
Affiche un diagramme Bar-Whisker ou un diagramme d'exécution pour chaque variable d'élément. Voir 
"Changement de la colonne Affichage du diagramme". 

Changement du contenu du résumé 
Modification du contenu des colonnes 

Vous pouvez modifier l'apparence des colonnes à l'aide de l'icône Afficher, en sélectionnant 
Détail..., puis en cochant ou décochant les éléments souhaités. Voir les informations sur l'option 

Détail... dans la rubrique "Icône Afficher". 

Redimensionnement et réorganisation des colonnes 
Vous pouvez faire glisser les lignes de division entre les colonnes pour augmenter ou réduire la largeur 
des colonnes. Vous pouvez réorganiser les colonnes en faisant glisser un en-tête et les déposant à 
gauche ou à droite d'un autre en-tête. 

Tri des colonnes 
Vous pouvez trier un en-tête de colonne en cliquant dessus pour trier les colonnes dans 
l'ordre croissant selon les données de cette colonne. Cliquez dessus à nouveau pour 
trier les colonnes dans l'ordre décroissant. Une petite flèche rouge apparaît pour 

indiquer que la colonne est triée, dans l'ordre décroissant (flèche vers le bas) ou dans l'ordre croissant 
(flèche vers le haut) 
  

Changement de la colonne Affichage du diagramme 
La colonne la plus à droite dans l'onglet Résumé élément est la colonne 
Vue diagramme. Vous pouvez passer entre Diagramme exécution et le 
diagramme Bar-Whisker par défaut à l'aide de la flèche. 

  

  

Exemple de 
diagramme Bar-
Whisker 

Exemple de 
diagramme 
d'exécution 



Onglet Moniteur d'élément 

147 

 

 

  

Vous ne pouvez pas manipuler les données du diagramme dans cet onglet. 

Utilisation du mode Exécution de diagramme 
Le mode Exécution de diagramme de l'onglet Moniteur d'élément affiche chaque élément dans sa 
propre Exécution de diagramme. Cela vous permet de voir les tendances des données entrantes sans 
avoir besoin de générer des rapports. 

Le contenu d'un mode d'exemple de tracé de diagramme ressemble à ceci :  
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Onglet Moniteur d'élément - Mode de tracé de diagramme 

Pour accéder à ce mode, depuis l'icône de la barre d'outils Afficher Texte/Diagramme, sélectionnez 
Exécution de diagramme. 

Pour plus d'informations sur la manipulation de diagrammes individuels dans la colonne diagramme, voir 
la rubrique « Utilisation de diagrammes », à la section « Onglet diagramme ». Alors que cette rubrique 
traite particulièrement des diagrammes, sous l'onglet Diagramme, vous pouvez aussi utiliser certaines 
des techniques qui y sont présentées dans l'affichage de tracé de diagramme de l'onglet Moniteur 
d'élément. 
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Onglet Rapport de 
diagramme 
A propos de l'onglet Rapport de diagramme 

 

DataPage+ prend en charge une large gamme de diagrammes servant à montrer les données de mesure 
statistiques collectées dans un format déterminé. Dans l'onglet Diagrammes, vous pouvez facilement 
naviguer entre les diagrammes disponibles. Vous pouvez aussi utiliser les options dans cette fenêtre pour 
définir des calculs SPC et modifier les options d'affichage de certains diagrammes.  

 
Exemple d'onglet Diagramme montrant une série de quatre diagrammes d'exécution 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 
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 Définition des réglages par défaut (onglet Diagramme) 
 Utilisation de diagrammes 
 Saut à une variable d'élément dans un diagramme 
 Icônes de la barre d'outils de l'onglet Diagramme 
 Descriptions des diagrammes 
 Modification des calculs SPC 
 Modification des options d'affichage de diagramme 

Définition des réglages par défaut 
Les fenêtres à onglets Rapport de diagramme, Rapport de texte, Rapport CAO, Rapport 

personnalisé et Rapport contiennent une icône Options . Cliquez dessus et sélectionnez 
Réglage par défaut... pour afficher la boîte de dialogue Réglage par défaut.  

• Si vous arrivez à cette boîte de dialogue depuis l'onglet Rapport de diagramme, Rapport de 
texte, Rapport CAO ou Rapport mixte, vous y voyez les réglages par défaut pour les fenêtres à 
onglets Rapport de diagramme, Rapport de texte et Rapport CAO dans l'écran principal. 

• Si vous êtes arrivé à cette boîte de dialogue depuis l'onglet Rapport personnalisé, elle indique 
les réglages par défaut pour les objets Diagramme, Texte et CAO dans le rapport personnalisé. 

Pour la majorité des diagrammes et des types d'étiquette, les décimales sont contrôlées par l'option 
globale du menu Outils | Options, dans l'onglet Général. L'exception est "Étiquette de colonne de 
déviation multiple" utilisée dans l'onglet CAO. 

Réglage par défaut - Onglet Rapport CAO 
L'onglet CAO dans cette boîte de dialogue définit les diagrammes par défaut que DataPage+ utilisera. 

 
Boîte de dialogue Paramètres par défaut 

Type par défaut pour la variable - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les variables. 

Type par défaut pour l'élément - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les éléments. 

Réglage par défaut et Réglages de contrôle - onglet Rapport de texte et onglet Rapport 
personnalisé 
Les onglets Texte et Rapport personnalisé dans cette boîte de dialogue déterminent le type de rapport 
par défaut que DataPage+ utilisera. 
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Boîte de dialogue Réglage par défaut (onglet Texte) et Réglages de contrôle (onglet Rapport 
personnalisé) 

Type rapport - Détermine le type de rapport de texte à utiliser. Ces types sont décrits dans la rubrique 
"Rapports de texte". 

Options avancées de rapport de texte - Ce bouton apparaît si l'un de ces rapports est sélectionné dans 
la liste Type rapport : Rapport statistiques, Rapport de données, Rapport de couverture, Rapport 
GR&R et Rapport de variable d'exception. Il ouvre la boîte de dialogue d'options correspondante pour 
le type de rapport choisi. Voir "Rapport statistiques", "Rapport de données", "Rapport de couverture", 
"Rapport GR&R" et "Rapport de variable d'exception" pour des détails sur ces options. 

Taille de police - Change la taille de la police pour la partie de données des rapports de texte. Les en-
têtes et les bas de page ne sont pas affectés par ce paramètre. 

Marqueur hors tolérance - Détermine comment afficher les valeurs hors tolérance dans le rapport de 
texte. 

Couleur rouge - Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs hors tolérance en rouge.  

Suivi d'un astérisque - Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs hors tolérance avec un 
astérisque (*) à la fin. 
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Remarque : si vous n'avez pas d'imprimante couleur, choisissez Suivi d'un astérisque. 

Afficher droite de grille - Affiche les droites de la grille de colonnes et de lignes autour des zones de 
texte figurant dans le rapport de texte, comme illustré dans l'exemple suivant : 

 
Exemple de rapport de texte montrant les droites de la grille en pointillés 

Réglage par défaut - Onglet Rapport de diagramme 
L'onglet Diagramme dans cette boîte de dialogue détermine les diagrammes par défaut que DataPage+ 
utilisera. 

 
Boîte de dialogue Paramètres par défaut 

Type par défaut pour la variable - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les variables. 

Type par défaut pour l'élément - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les éléments. 

Boutons de commande 
Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 
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Utilisation de diagrammes 
Vous pouvez accomplir plusieurs opérations quand vous utilisez des diagrammes dans l'onglet 
Diagrammes et dans d'autres zones de Datapage+ où ils peuvent être utilisés. Beaucoup d'entre eux 
requièrent l'utilisation de la souris. 

Opération 
de 
diagramme 

Description 
d'opération Exécution de l'opération 

Zoom avant 
et arrière 
(étirement) 

Zoome en avant et en 
arrière sur une partie 
du diagramme. Il s'agit 
plutôt d'une opération 
d'étirement que d'un 
véritable zoom, 
sachant qu'elle 
augmente la distance 
séparant les points de 
données individuels et 
les fait apparaître plus 
éloignés et donc plus 
lisibles. Le logiciel 
essaie de faire un 
zoom avant sur 
l'emplacement du 
curseur de votre 
souris. 

• Non 
recommandé 
pour le 
diagramme de 
test AT&T et le 
diagramme de 
statistiques et 
de capacité ; 
ressemble 
davantage au 
zoom 
traditionnel. 

• Fonctionne 
aussi en mode 
diagramme de 
tracé d'onglet 
Moniteur 
d'élément. 

Pour faire un zoom arrière : 

1. Placez la souris sur le diagramme. 

2. Cliquez sur l'icône Modifier de la barre d'outils, 
si elle est disponible. 

3. Appuyez sur CTRL et poussez la molette de votre 
souris loin de vous. En fonction du type de 
diagramme, Datapage+ peut prendre un certain 
temps pour traiter la requête du zoom. 

Pour faire un zoom avant : 

1. Placez la souris sur le diagramme. 

2. Cliquez sur l'icône Modifier de la barre d'outils, 
si elle est disponible. 

3. Appuyez sur CTRL et tirez la molette de votre souris 
vers vous. En fonction du type de diagramme, 
Datapage+ peut prendre un certain temps pour 
traiter la requête du zoom. 

Vous pouvez aussi utiliser CTRL + FLÈCHE 
DESCENDANTE pour faire un zoom avant et CTRL + 
FLÈCHE MONTANTE pour faire un zoom arrière. 

Zoom avant 
et arrière 
(zoom 
normal) 

Zoome en avant et en 
arrière sur une partie 
du diagramme ou toute 
page de rapport. 
Ressemble davantage 
à l'utilisation d'une 

Pour faire un zoom avant et arrière : 

1. Cliquez sur l'icône Panoramique et Zoom  dans 
la barre d'outils. 

2. Utilisez la molette de la souris pour faire un zoom 
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loupe. La taille des 
lignes, des pointillés 
graphiques et du texte 
augmente quand vous 
faites un zoom avant. 
Le logiciel essaie de 
faire un zoom avant 
sur l'emplacement du 
curseur de votre 
souris. 

avant et arrière sur tout l'écran. 

 Si vous poussez la molette de la souris loin 
de vous, cela agrandit le diagramme. 

 Si vous tirez la molette de la souris vers 
vous, cela rétrécit le diagramme. 

Vous pouvez aussi utiliser CTRL + FLÈCHE 
DESCENDANTE pour faire un zoom avant et CTRL 
+ FLÈCHE MONTANTE pour faire un zoom arrière. 

Cliquez sur l'icône 100% pour réinitialiser la page à sa 
taille par défaut. 

Réinitialiser Cela permet à un 
élément agrandi de 
retrouver sa taille 
normale. 

Appuyez sur CTRL et ensuite double-cliquez sur le 
diagramme. 

Zooms 
avant et 
arrière sur 
un seul 
diagramme 

Zoome avant sur un 
diagramme particulier 
ou une partie d'un 
diagramme étiré, afin 
de remplir la fenêtre. 

Cliquez sur l'icône Zoom sur un seul diagramme pour un 

zoom avant.  Cliquez à nouveau dessus pour revenir à 
plusieurs vues de diagrammes par page. 

Ou bien, vous pouvez double-cliquer sur le diagramme. 

Double-cliquez sur le diagramme. 
Réinitialiser 
le zoom 

Si vous avez utilisé 
l'opération de glissage 
avec le bouton droit de 
la souris pour agrandir 
le diagramme, ceci 
réinitialise le niveau de 
zoom à sa taille par 
défaut. 

Double-cliquez sur le diagramme. 

Pan Fait un panoramique 
(ou déplace) le 
diagramme. Utile après 
un zoom avant d'une 
partie d'un diagramme 
ou d'une page, quand 
vous voulez voir une 
autre partie sans 
devoir faire un zoom 
arrière puis un 
nouveau zoom avant. 

Lors d'un panoramique, le diagramme sous-jacent est 
déplacé dans la direction de glissement de la souris. 

 Si vous agrandissez un diagramme à l'aide du zoom 
d'étirement, pressez CTRL, puis cliquez et glissez 
avec le bouton gauche de la souris. 

 Si vous utilisez le zoom normal d'agrandissement, 
vous devez d'abord sélectionner l'icône Pan, 

dans la barre d'outils, puis cliquer et glisser avec 
le bouton gauche de la souris. 

Défilement 
de pages 

Fait défiler plusieurs 
pages de votre 
diagramme. 

Si en Mode général :   

 Faites rouler la molette en l'éloignant de vous pour 
reculer d'une page. 

 Faites rouler la molette vers vous pour avancer 
d'une page. 
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Ou utilisez les icônes Page précédente, Page suivante, et 
Page X de Y. 

Si en Mode livre :   

 Double-cliquez sur la page de gauche pour 
retourner à une page. 

 Double-cliquez sur la page de droite pour aller à une 
page suivante. 

Ou utilisez les icônes Page précédente, Page suivante, et 
Page X de Y. 

Ignorer et 
rétablir un 
point de 
données 

Il se peut que vous 
vouliez ignorer un point 
de données afin qu'il 
n'apparaisse pas sur le 
diagramme. Ceci est 
utile pour les analyses 
de type « que se 
passe-t-il si ». Le 
logiciel vous le permet 
en masquant le point 
de données. 

Ne fonctionne que sur 
le diagramme 
Exécution. 

Pour masquer (ignorer) un point de données : 

1. Cliquez sur l'icône Modifier dans la barre 
d'outils pour vous assurer que vous êtes en mode 
de modification. 

2. Placez votre souris au-dessus d'un point de 
données. Le curseur se change en cercle jaune 
avec des lignes cibles. 

3. Cliquez avec le bouton droit sur le point de données 
et sélectionnez Ignorer/Rétablir. Le logiciel enlève 
le point et dessine un petit x rouge à sa place pour 
indiquer un point enlevé. 

Pour afficher (rétablir) un point de données : 

1. Cliquez sur l'icône Modifier dans la barre 
d'outils pour vous assurer que vous êtes en mode 
de modification. 

2. Passez votre souris au-dessus du x rouge qui 
indique un point enlevé. Le curseur se change en 
cercle jaune avec des lignes cibles. 

3. Cliquez avec le bouton droit sur le point de données 
et sélectionnez Ignorer/Rétablir. Le logiciel rétablit 
le point. 

Affichage 
de points 
de données 

L'affichage de points 
de données ne 
fonctionne que sur les 
diagrammes Exécuter 
et Tracé individuel de 
cible. 

Pour afficher un point de données 

• Cliquez sur l'icône Modifier dans la barre 
d'outils pour vous assurer que vous êtes en mode 
de modification. 

• Placez votre souris au-dessus d'un point de 
données. Le curseur se change en cercle jaune 
avec des lignes cibles, tel que montré dans cette 
vue agrandie d'un point de données. Pour un 
diagramme d'exécution, les informations de 
transaction et les données de point apparaissent à 
côté du point et pour un tracé individuel de cible les 
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données de point apparaissent. 

 
Exemple de point de données dans un diagramme 
d'exécution 

 
Exemple de point de données dans un diagramme de 
tracé individuel de cible 

Ajouter et 
modifier 
des causes 

Les causes sont de 
courtes notes que vous 
pouvez ajouter à un 
point de données de 
diagramme. La note 
apparaît directement 
au-dessus du point 
sélectionné, 
directement dans le 
diagramme. 

Elle est généralement 
utilisée pour montrer la 
raison pour laquelle un 
point a été marqué 
comme ignoré. 

L'utilisation de causes 
fonctionne seulement 
sur le diagramme 
Exécuter.  

Pour ajouter une cause à un point de données 

• Cliquez sur l'icône Modifier dans la barre d'outils 
pour vous assurer que vous êtes en mode de 
modification. 

• Placez votre souris au-dessus d'un point de 
données. 

• Cliquez avec le bouton droit sur le point de données 
et choisissez Sélection de cause. Une petite boîte 
de dialogue Sélection de cause apparaît, vous 
permettant de sélectionner la cause dans la liste 
déroulante. 
 

 
• Cliquez sur OK. Le logiciel ajoute la note juste au-

dessous du point sélectionné dans le diagramme. 
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Pour modifier ou enlever une cause sur un point de 
données : 

1. Cliquez sur l'icône Modifier dans la barre 
d'outils pour vous assurer que vous êtes en mode 
de modification. 

2. Placez votre souris au-dessus d'un point de 
données. Le curseur se change en cercle jaune 
avec des lignes cibles. 

3. Cliquez avec le bouton droit sur le point de données 
et choisissez Sélection de cause. La boîte de 
dialogue Sélection de cause apparaît comportant le 
texte de cause précédent. 

4. Pour modifier la cause, choisissez-en une nouvelle 
dans la liste déroulante. Pour l'enlever, choisissez 
l'élément de cause vide. 

5. Cliquez sur OK. La cause est modifiée ou enlevée. 

Pour créer ou modifier un code de cause : 

Les causes peuvent être définies ou modifiées par un 
utilisateur avec des privilèges d'administrateur à l'aide de 
l'onglet Codes des causes, sous l'onglet Modification des 
données. 

  

Saut à une variable d'élément dans un diagramme 
Quand vous cliquez sur l'onglet Diagramme ou CAO, la liste Variable d'élément dans la barre latérale 
contient des zones numérotées à côté de chaque variable d'élément : 

 



DataPage+ 2013 French Manual 

158 

Exemple de liste Variable d'élément avec des numéros de pages 

Quand vous avez appliqué les variables sélectionnées à l'onglet Diagramme ou CAO, ces zones 
numérotées reflètent le numéro de page dans la fenêtre à onglets où se trouve la variable d'élément. Il 
suffit de cliquer sur la zone numérotée pour ouvrir immédiatement ce numéro de page dans l'onglet 
Diagramme ou CAO. 

Icônes de la barre d'outils de l'onglet Diagramme 

 

1. Changer tolérance 
2. Changer type de diagramme 
3. Options (pour l'onglet Diagramme) 
4. Sortie 
5. Options d'impression 
6. Enregistrer rapport 
7. Rafraîchir 
8. Sélection de modèle 
9. Définir modèle actuel par défaut 
10. Mode général 
11. Mode livre 
12. Mode mosaïque 
13. Modifier 
14. Panoramique et zoom 
15. Page entière 
16. Page X de Y 
17. Page préc 
18. Page suiv 
19. Zoomer (double clic) 

  

Changer tolérance 

 

L'icône Changer tolérance est disponible dans les onglets Texte, Diagramme, CAO, Rapport 
personnalisé et Rapport. Elle montre la liste des tolérances disponibles définies pour la ou les variables 
d'élément sélectionnées. Si vous cliquez dessus, le logiciel utilise des valeurs de tolérance associées à 
l'entrée choisie dans la liste au lieu des valeurs par défaut. 

Cette liste contient les options permanentes Par défaut et Temp.  
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Icône Changer tolérance avec deux tolérances personnalisées 

Remarque : vous devez appliquer des données pour une ou plusieurs variables d'éléments pour 
lesquelles la tolérance personnalisée a été définie ; sinon, la sélection de l'option de tolérance est sans 
incidence. 

Si aucun autre réglage de tolérance n'est défini, vous voyez uniquement les options Par défaut et Temp. 

Utilisation de la tolérance temporaire (Temp) 
L'option Temp permet de définir une tolérance temporaire à la volée et appliquée à toutes les variables 
quelle que soit la pièce à laquelle elle appartient. La sélection de cette option ouvre la boîte de dialogue 
Affectation tolérance temporaire. 

 

La boîte de dialogue n'inclut à l'origine aucune valeur de tolérance définie et les cases sont décochées. 
Définissez les valeurs de tolérance que vous voulez utiliser ; cochez ensuite la case à côté de chaque 
tolérance à utiliser et cliquez sur Appliquer. 

Pour que les tolérances soient appliquées, la case doit être cochée ; sinon, la tolérance par défaut est 
employée. 

Par exemple, si vous définissez la tolérance supérieure à 1 mais décochez la case associée, cette 
tolérance n'est pas utilisée. Le logiciel utilise à la place la tolérance supérieure par défaut pour ces 
variables d'éléments. 

Définition des tolérances de variables 
Ces tolérances sont définies en cliquant avec le bouton droit sur la ou les variables dans l'onglet Éditeur 
de données et en choisissant Modifier variables. Voir "Modification de variables d'éléments" à la 
section "Onglet Éditeur de données" pour plus d'informations. 

Icône Changer type de diagramme 
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L'icône Changer type de diagramme affiche un menu déroulant de tous les diagrammes disponibles, ce 
qui vous permet d'en sélectionner un et de le charger dans l'onglet Diagramme ou CAO. Pour l'onglet 
CAO, la plupart des diagrammes apparaissent dans des étiquettes autour du modèle CAO.  

Changer type de diagramme pour 
l'onglet Diagramme 

Changer type de diagramme pour 
l'onglet CAO 

 

 

 

 

  

 Les icônes dans le menu indiquent le type de diagramme. 
 Le diagramme en cours apparaît en gras avec une coche à côté de lui, et son icône apparaît 

comme l'icône Changer type diagramme. 

Remarque : les options Tracé individuel cible et Tracé de groupe cible sont grisées si la liste Variable 
d'élément apparaît dans la barre d'outils. Ces diagrammes requièrent une sélection dans la liste 
Élément de la barre latérale. Voir "Éléments et variables d'éléments". 

Icône Options (pour l'onglet Diagramme) 

 

L'icône Options pour l'onglet Diagramme contient ces options de menu : 

 Réglages par défaut - Permet de changer les diagrammes par défaut à utiliser.  
 Affichage diagramme - Fournit des options de menu permettant de changer ce qui s'affiche 

dans certains diagrammes. 
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 Appliquer l'image à toutes les pages - Si l'option est sélectionnée, vous pouvez changer une 
image dans une seule page de rapport ; toutes les autres images identiques à celle-ci sur les 
autres pages sont aussi mises à jour. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez modifier 
directement le modèle sous-jacent et y modifier l'image. 

Sortie 

 

L'icône Sortie contient une seule option de menu : 

Rapport personnalisé - Vous permet d'exporter le contenu du rapport dans un format de rapport 
personnalisé que Microsoft Excel peut lire. Voir la rubrique « Exportation de rapports Excel 
personnalisés », pour des informations spécifiques. 

Remarque : Dans Datapage+ version 2011 et ultérieures, les rapports Excel spécifiques (Données, 
Variable, PPAP, ISIR, XBarR, Feuille de calculs) sont maintenant accessibles via l'icône de la barre 

d'outils À Excel  de la barre latérale. Voir la rubrique « Barre latérale », pour plus d'informations. 

  

Icône Imprimer le rapport 

 

Ouvre une boîte de dialogue Imprimer standard, ce qui vous permet d'envoyer le contenu actuel de 
l'onglet vers une imprimante installée. 

Icône Enregistrer rapport 

 

La boîte de dialogue Enregistrer rapport s'ouvre pour l'onglet en cours. 

 

Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer le contenu de l'onglet dans l'un des deux formats 
suivants : 
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 Rapport WebReporter - Ce type de rapport est un « macro rapport ». Cela signifie que si vous 
sélectionnez les 10 dernières transactions, à sa prochaine ouverture, la base de données sera 
interrogée pour les 10 dernières transactions et le rapport sera donc mis à jour avec les données 
les plus récentes si des changements ont eu lieu dans la base de données. Ceci se produit pour 
tous les éléments pertinents que vous pouvez sélectionner, comme la série de variables, les 
requêtes, etc. 
 
Sélectionnez cette option et cliquez sur OK pour ouvrir une boîte de dialogue Rapport. Les 
boutons Appliquer et Ajouter ne sont pas accessibles dans la boîte de dialogue.  
La boîte de dialogue Rapport s'ouvre aussi si vous éditez un rapport WebReporter. Les boutons 
Appliquer et Ajouter sont disponibles dans la boîte de dialogue.  
 

 
 
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue dont la taille est modifiable pour définir votre rapport 
enregistré. Vous pouvez définir le nom du rapport, le type de diagramme à afficher, les séries de 
variables et les requêtes afin de limiter le rapport. Ces éléments peuvent être appliqués à une ou 
plusieurs sections de votre rapport. Quand vous cliquez sur OK, DataPage+ stocke le rapport 
dans la base de données, sous l'en-tête Rapports, dans la barre latérale. Vous pouvez ensuite 
charger ce rapport (ou une version personnalisée) quand bon vous semble dans l'onglet 
Rapport. Voir « Onglet Rapport ». 

Nom du rapport - Définit le nom du rapport. Quand vous enregistrez le rapport, ce nom 
apparaît dans la barre latérale. Quand vous cliquez sur OK, ce nom n'est plus modifiable. 

Onglets de section - Les onglets Section1, Section2, Section3, etc. apparaissent si vous 
avez plusieurs types de contenu de rapport. Ces onglets vous permettent d'appliquer les 
modifications apportées à cette boîte de dialogue à cette section spécifique. Si vous avez 
plusieurs sections, un bouton Appliquer tout apparaît. Il vous permet d'appliquer les 
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modifications apportées à une section à toutes les autres sections ; si vous cliquez sur OK 
les modifications ne sont appliquées qu'à la section sélectionnée. 

Garder la modification de l'utilisateur, la position d'étiquette, la série de vues CAO, 
les options de diagramme, etc. - Cette case est cochée par défaut. Datapage+ utilise 
alors les modifications initiales apportées au rapport par son créateur quand il affiche ce 
rapport. Si elle est décochée, vous pouvez choisir le type de diagramme à utiliser dans la 
liste déroulante Type ou les éléments pour lesquels générer un rapport dans la liste 
Éléments. 

Type - En fonction du contenu du rapport (onglet Section1, Section2 ou Section3), 
détermine le type de rapport graphique ou textuel à utiliser. 

Éléments - Cette liste, sauf si elle est limitée par une série de variables ou un contenu de 
rapport initial, , montre toutes les variables d'élément disponibles pour la pièce. Si elle est 
filtrée, vous pouvez aussi décocher la case Garder la modification de l'utilisateur, la 
position d'étiquette, la série de vues CAO, les options de diagramme, etc. expliquée ci-
dessus et supprimer les séries de variables afin d'accéder à tous les éléments. Vous 
pouvez ensuite sélectionner les éléments souhaités. 

La liste déroulante sous la liste Éléments applique des séries de variables prédéfinies à la 
liste Éléments pour filtrer les variables d'éléments affichées. 

Transactions - La liste de transactions dans cette zone, comme la liste Éléments, peut 
être limitée par une requête pour par les transactions initiales sélectionnées par le créateur 
du rapport. Par défaut, la liste de transactions n'est pas disponible pour sélection. Elle 
contient ces boutons d'option : 

Sélectionner dernier - Ce bouton d'option active la zone à côté de lui quand vous 
cliquez dessus. La zone définit le dernier nombre de transactions à sélectionner. Si 
vous entrez 15, les quinze dernières transactions sont automatiquement 
sélectionnées dans la liste de transactions. 

Sélectionner tout - Ce bouton d'option fait que le logiciel sélectionne toutes les 
transactions disponibles pour la pièce. 

Spécifier les transactions - Ce bouton d'option active la liste de transactions pour 
que vous puissiez choisir des transactions ou utiliser la liste de requêtes afin d'utiliser 
un sous-ensemble de transactions avec le rapport. 

La liste déroulante sous la liste Transactions applique des requêtes prédéfinies à la liste 
de transactions afin de filtrer les transactions affichées. 

Série de vues Cao - Cette zone utilise tous les objets CAO dans le rapport, afin que vous 
puissiez choisir leur orientation, etc. 

Série de vues définie par l'utilisateur - Cette case à cocher détermine si les objets 
CAO dans le rapport auront une orientation personnalisée dans cette boîte de 
dialogue. Par défaut, cette case est décochée pour que les objets CAO utilisent 
l'orientation définie à l'origine par le créateur du rapport. Si vous cochez cette case, 
la boîte de dialogue Rapport se développe pour inclure d'autres informations et la 
liste déroulante Afficher orientation est activée pour sélection. 
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Afficher orientation - Cette liste déroulante est masquée tant que vous ne 
sélectionnez pas Série de vues définie par l'utilisateur. Après cela, vous pouvez 
choisir l'orientation dans cette liste. Les objets CAO sont alors orientés de façon à ce 
que l'axe sélectionné pointe en dehors de l'écran. 

Échelle - Cette zone devient uniquement disponible si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Elle 
indique le facteur d'échelle des objets CAO. La valeur 1 signifie 100%. La valeur 0,1 
signifie 10% et 0,01 1%. Si vous entrez 0,5, tous les objets CAO dans le rapport font 
l'objet d'un zoom arrière jusqu'à 50% de leur taille d'origine. 

Translation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. 
Vous pouvez alors repositionner l'objet CAO dans le rapport en changeant les 
valeurs X et Y. 

Rotation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie par 
l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Vous 
pouvez alors faire pivoter l'objet CAO dans le rapport selon l'angle défini. Entrez 1 
dans les zones X, Y ou Z pour définir l'axe autour duquel se produit la rotation. Par 
exemple, si X=0, Y=0 et Z=1 avec un angle de 45, la pièce pivote depuis son 
orientation d'origine de 45 degrés autour de l'axe Z. 

Appliquer - Applique les éléments et les transactions sélectionnés, remplaçant les pages 
existantes dans le rapport.  

Ajouter - Ajoute les éléments et les transactions sélectionnés, ajoutant le contenu 
sélectionné comme pages supplémentaires à la fin du rapport.  

 Rapport ReportViewer - Ce type de rapport est stocké sur votre ordinateur ou tout autre support 
de votre choix. Quand vous sélectionnez ce type de rapport, le bouton Parcourir et une zone 
affichant le chemin d'accès au fichier deviennent disponibles pour édition. Vous pouvez vous en 
servir pour définir à quel endroit le rapport est enregistré. La case à cocher Enregistrer modèle 
CAO enregistre aussi le modèle CAO actuel. Elle est uniquement disponible si vous enregistrez 
ce rapport dans l'onglet CAO. Le rapport généré à l'aide de ReportViewer est statique. Vous 
pouvez ouvrir et afficher ce rapport avec l'application Report Viewer. Elle permet de faire pivoter 
la CAO, de déplacer les étiquettes autour, de faire un zoom avant ou arrière, mais vous ne 
pouvez pas modifier le contenu. 

Ce type de rapport est uniquement disponible dans WebReporter, la version en ligne de 
Datapage+. Il n'est pas disponible dans la version bureau. 

Icône Rafraîchir / Rafraîchir toutes les pièces 

 

L'icône Rafraîchir toutes les pièces, qui se trouve dans la barre latérale Pièces (ou l'icône Rafraîchir 
sur les autres onglets), rafraîchit immédiatement les données dans Datapage+ avec les dernières 
informations de la base de données. Elle est utile pour extraire de nouvelles données envoyées à la base 
de données pendant la session Datapage+ en cours. 
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Icône de sélection de modèle 

 

Datapage+ fournit des modèles standard vous permettant de changer facilement l'affichage du contenu 
des onglets pris en charge. L'icône Sélection de modèle vous permet d'utiliser un nouveau modèle pour 
l'onglet en cours. Quand vous cliquez dessus, une boîte de dialogue Ouvrir apparaît avec des modèles 
que vous pouvez utilisez avec cet onglet. 

 
Modèles d'échantillons ChartRpt, utilisables dans l'onglet Diagramme 

Les onglets suivants utilisent des modèles. La liste des modèles standard disponibles est la suivante : 

 Onglet diagramme - DefaultTemplate1.ChrtRpt, DefaultTemplate2.ChrtRpt, 
SummaryReport.ChrtRpt 

 Onglet texte - DefaultTemplate1.TxtRpt 
 Onglet CAO - DefaultTemplate1.CadRpt, DefaultTemplate3.CadRpt, DefaultTemplate5.CadRpt, 

DefaultTemplate6.CadRpt 

La barre d'état affiche le modèle actuellement chargé. 

Vous pouvez aussi l'utiliser pour le charger dans toutes les modifications enregistrées de l'onglet CAO. 

Voir aussi : enregistrer l'icône Mode de rapport 

  

Icône Définir modèle actuel par défaut 
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Une fois le nouveau modèle d'étiquette chargé pour une fenêtre à onglets, vous pouvez cliquer sur l'icône 
Définir modèle d'étiquette actuel par défaut afin de définir ce modèle comme nouveau modèle par 
défaut pour les étiquettes dans cet onglet. Chaque fois que vous ouvrez par la suite cette fenêtre à 
onglets, le nouveau modèle d'étiquette par défaut est utilisé pour afficher le contenu de cet onglet. La 
barre de statut montre également le modèle actuellement chargé. 

Voir aussi : Sélection de modèle 

Icône Mode général 

 

L'icône Mode général est la vue par défaut des options dans la fenêtre à onglets en cours. 

 Pour l'onglet Diagramme, elle affiche quatre diagrammes dans une vue paysage.  

 

 Pour l'onglet Texte, elle affiche une seule page de texte dans la vue principale. La page de texte 
peut se développer ou se réduire pour tenir dans la vue principale.  
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 Pour l'onglet CAO, elle affiche une image du modèle CAO dans une vue paysage.  

 

Pour naviguer dans les pages en mode général, vous pouvez cliquer sur les icônes Page préc., Page 
suiv. et Page X de Y. Vous pouvez aussi utiliser la molette de votre souris : 
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 Faites rouler la molette en l'éloignant de vous pour reculer d'une page. 
 Faites rouler la molette vers vous pour avancer d'une page. 

  

Icône Mode livre 

 

L'icône Mode livre affiche deux pages à la fois pour montrer les éléments dans la fenêtre à onglets en 
cours. Ce mode agit comme un livre, avec une page de gauche et une page de droite, les pages se 
tournent de façon animée en double-cliquant dessus, et vous pouvez aller en avant ou arrière selon 
l'endroit où vous cliquez. 

 

 Double-cliquez sur la page de droite pour la tourner : les informations passent alors à la page de 
gauche et la page suivante s'affiche à droite. 

 Double-cliquez sur la page de gauche pour la tourner : les informations passent alors à la page 
de droite et la page précédente s'affiche à gauche. 

Vous pouvez aussi utiliser les icônes Page préc., Page suiv. et Page X de Y pour naviguer en mode 
livre. 

Icône Répartitions 

 

L'icône Mode répartitions rétrécit toutes les pages et les affiche toutes en un seul affichage, vous 
donnant ainsi un aperçu de tout ce qui constitue votre rapport. 
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Affichage de la page actuelle 
Si vous cliquez sur une page avec le bouton droit et sélectionnez Aller à la page actuelle, Datapage+ 
ouvre cette page dans l'affichage Mode général. 

 

Suppression de la page actuelle (Onglet rapport seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour supprimer une 
page en cliquant avec le bouton droit dans cette page et en sélectionnant Supprimer page actuelle ; 
Datapage+ supprime alors cette page du rapport. 
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Modification des pages (onglet rapports seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour réorganiser les 
pages du rapport. Cliquez simplement sur une page pour la mettre en surbrillance, puis faites-la glisser 
en haut d'une autre page. L'icône souris affichera alors ceci : 

 

Quand vous relâchez la souris, Datapage+ déplace la page glissée à l'endroit désiré et il décale les 
autres pages en conséquence. 

 

Icône Edition 

 

Passe la fenêtre à onglets en cours en mode édition pour vous permettre d'afficher et de masquer les 
points de données, d'ajouter des causes ou de faire un zoom avant/arrière d'une partie du diagramme par 
glissement de la souris. 

Remarque : cette icône fonctionne uniquement en mode général. Dans d'autres modes d'affichage, elle 
est grisée. 

Voir aussi : 
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 Utilisation de diagrammes 

  

Icône Panoramique et Zoom 

 

Fait un panoramique (ou déplace) le contenu de la fenêtre à onglets Diagramme ou CAO ou dans un 
diagramme spécifique s'il remplit tout l'affichage. Peut aussi être utilisée pour faire un zoom avant et 
arrière sur l'affichage. 

Panoramique  
Le panoramique est utile après un zoom avant d'une partie d'un diagramme ou d'une page ou 
quand vous voulez en voir une autre partie sans devoir faire un zoom arrière puis un nouveau 
zoom avant. 

Lors d'un panoramique, le diagramme ou la page sous-jacent(e) est déplacé dans la direction de 
glissement de la souris. 

 Si vous avez fait un zoom avant dans un diagramme à l'aide du zoom d'étirement, 
cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser. 

 Si vous utilisez le zoom normal d'agrandissement, vous devez d'abord sélectionner 

l'icône Pan, dans la barre d'outils, puis cliquer et glisser avec le bouton gauche de la 
souris. 

Pour plus d'informations sur les différents types de zoom utilisés avec les diagrammes, consultez 
« Utilisation des diagrammes ». 

Zoomer  
Si vous actionnez la molette de la souris de haut en bas pendant que vous êtes dans ce mode, cela aura 
pour effet d'agrandir ou de rétrécir l'affichage 

Icône Page entière 

 

Restaure le contenu affiché à son état de zoom de page entière par défaut. Utile après des zooms avant 
et arrière. 

Voir aussi : 

 Zoom 
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Page X de Y 

 

Montre la page actuelle et le nombre total de pages. Passe aussi à la page souhaitée en affichant son 
contenu en mode général ou en mode livre. Il suffit de sélectionner la page dans la zone d'édition. 
Datapage+ l'affiche alors immédiatement. 

Icône Page préc. 

 

Affiche la page précédente. 

Icône Page suiv. 

 

Affiche la page suivante. 

Zoomer (double clic) 

 

L'icône de Zoom la plus à droite fait un zoom avant sur un graphique particulier, faisant en sorte qu'il 
remplisse la fenêtre à onglets. Cliquez à nouveau sur l'icône pour faire un zoom arrière et revenir à 
l'affichage habituel de quatre diagrammes par page, disponible dans le Mode général. Ou bien, vous 
pouvez double-cliquer sur le diagramme pour faire un zoom avant ou arrière. 

Remarque : Ne fonctionne qu'avec les onglets Diagramme et CAO et l'affichage Mode général. 

Descriptions des diagrammes (onglet Diagramme) 
Les rubriques suivantes donnent des exemples et des descriptions des diagrammes pris en charge par 
DataPage+. 

Diagrammes dans l'onglet Diagrammes 

 

Diagrammes dans l'onglet CAO 

 

• Diagramme bar Whisker 

• Diagramme individuel 

• Histogramme 

• Diagramme d'exécution 

• Tracé individuel cible 
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• Diagramme du sous-groupe 

• Histogramme 

• Diagramme de probabilité 
cumulative 

• Diagramme de test AT&T 

• Stats et capacité 

• Rapport de traitement 

• Diagramme d'exécution 

• Tracé individuel cible 

• Tracé de groupe cible 

• Diagramme multiple 

• Diagramme variable Pareto 

• Diagramme Pareto 6Sigma 

• Diagramme exécution multiple 

• Diagramme de taux qualifié 

• Diagramme détaillé NG 

• Diagramme de taux qualifié 
d'assemblage 

• Diagramme d'écarts de mesure 

• Diagramme d'écarts CII 

• Diagramme Pareto 
6Sigma 

• Diagramme de 
colonne d'écart 

• Étiquette de déviation 
unique 

• Étiquette de déviation 
multiple 

• Étiquette de colonne 
de déviation multiple 

• Type1 de variable 
normal 

• Type2 de variable 
normal 

• Type3 de variable 
normal 

• Type1 d'élément 
normal 

• Type2 d'élément 
normal 

• Étiquette personnalisée 

 

Diagramme Bar-Whisker 
Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le diagramme Bar-Whisker fournit une représentation compacte des propriétés de distribution et de 
capacité du processus. Il compte trois sections : un en-tête identifiant le nom de la pièce et le type de 
diagramme, le diagramme Bar-Whisker en soi, et une liste des valeurs statistiques configurables pour 
chaque variable sélectionnée. 
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Exemple de graphique 

 
  

Deux types de diagrammes Bar-Whisker sont disponibles dans DataPage+ : 

 Diagramme Bar-Whisker - Type de diagramme Bar-Whisker montrant des déviations 
prononcées, des déviations légères, des non déviations faibles et élevées; des quartiles de 75% 
et 25% et une moyenne. 

 Diagramme de capacité - Type de diagramme Bar-Whisker montrant une moyenne, des valeurs 
faibles et élevées et des limites de 3 sigma positives et négatives. 

Ces deux diagrammes contiennent des informations légèrement différentes dans la section de 
diagramme graphique. 

Diagramme à barres et boîte à moustaches 
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1. Déviation 
prononcée 

2. Déviation 
légère 

3. Non 
déviation 
élevée 

4. Quartile 75% 
5. Médian 
6. Quartile 25% 
7. Non 

déviation 
faible 

  
  

Diagramme de capacité 
1. Valeur 3 

sigma 
positive 

2. Valeur 
élevée 

3. Moyenne 
4. Valeur faible 
5. Valeur 3 

sigma 
négative 

  

 

  

Utilisez l'icône Options de diagramme et sélectionnez Affichage diagramme | Diagramme Bar et 
Whisker pour changer le type de diagramme affiché. 

  

Voir aussi : 

 Affichage diagramme - Diagramme Bar et Whisker 
 Tests de contrôle 

   

Diagramme individuel 

 



DataPage+ 2013 French Manual 

176 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Des diagrammes individuels montrent des observations individuelles et une plage, et/ou des observations 
individuelles et une plage changeante. Deux paramètres statistiques additionnels, CP et CPK, 
apparaissent aussi sur le diagramme. La section du haut présente les valeurs individuelles dessinées par 
rapport à la limite de contrôle, alors que celle du bas dessine les valeurs de la plage. 

Vous pouvez aussi contrôler le nombre d'observations individuelles par sous-groupe à l'aide des 
paramètres de sous-groupe. 

Vous pouvez changer le type de diagramme de sous-groupe affiché via la boîte de dialogue Configurer 
les diagrammes décrite dans la rubrique "Diagrammes de contrôle". 

Exemple de graphique 
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Voir aussi : 

• Diagramme RX 
• Diagramme XMR 
• Diagramme XMR(2) 
• Diagramme XMR(3) 
• Limites de contrôle pour les diagrammes individuels 
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• Index de capacité : tableau de calculs 
• Rapport de traitement 

Diagramme RX 

Parfois qualifié de "diagramme de plage par paires", le diagramme RX est un type de diagramme 
individuel montrant une plage individuelle. La section du haut présente les valeurs individuelles dessinées 
par rapport aux limites de contrôle, alors que celle du bas dessine la plage entre les paires suivantes de 
points de données. Deux paramètres statistiques additionnels, CP et CPK, apparaissent aussi sur le 
diagramme. 

Voir aussi : 

 Indices de capacité : tableau de calculs 
 Limites de contrôle pour les diagrammes individuels 
 Diagramme de traitement 

Diagramme XMR 

Type de diagramme individuel. Des diagrammes de plage de déplacement X sont des diagrammes de 
contrôle pour les individus (X) et la plage de déplacement (MR). Le diagramme supérieur est similaire à 
un diagramme d'exécution : il affiche les valeurs individuelles tracées en fonction des limites de contrôle. 
Le diagramme inférieur affiche les plages de déplacement. Deux genres de diagrammes XMR sont 
disponibles : XMR(2) et XMR(3), où 2 et 3 indiquent les tailles des sous-groupes de déplacement utilisés 
pour la portion de plage du diagramme. 

Voir aussi : 

 Limites de contrôle pour des diagrammes individuels 
 Index de capacité : tableau de calculs 

Diagramme XMR(2) 

Diagramme XMR illustrant les plages entre des paires de points de données successifs. Dans un 
diagramme XMR(2), la plage entre les points 1 et 2 est tracée, puis celle entre les points 2 et 3, puis celle 
entre les points 3 et 4, etc. Deux paramètres statistiques additionnels, CP et CPK, apparaissent aussi sur 
le diagramme. 

Voir aussi : 

 Limites de contrôle pour des diagrammes individuels 
 Index de capacité : tableau de calculs 
 Diagramme de traitement 

Diagramme XMR(3) 

Diagramme XMR illustrant les plages entre des paires de points de données successifs. Dans un 
diagramme XMR(2), la plage entre les points 1 et 2 est tracée, puis celle entre les points 2 et 3, puis celle 
entre les points 3 et 4, etc. Deux paramètres statistiques additionnels, CP et CPK, apparaissent aussi sur 
le diagramme. 



Onglet Rapport de diagramme 

179 

Voir aussi : 

 Limites de contrôle pour des diagrammes individuels 
 Index de capacité : tableau de calculs 
 Diagramme de traitement 

  

Diagramme du sous-groupe 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Des diagrammes de sous-groupes affichent une plage de sous-groupe, une valeur médiane de sous-
groupe, une moyenne de sous-groupe et/ou une déviation standard de sous-groupe. Deux paramètres 
statistiques additionnels, CP et CPK, apparaissent aussi sur le diagramme. 

Les diagrammes de sous-groupes disponibles sont le diagramme XBar& R, le diagramme XBar & S et le 
diagramme XTilde & R. 

De même avec Diagramme individuel, vous pouvez contrôler le nombre d'observations individuelles par 
sous-groupe à l'aide des paramètres de sous-groupes. 

Vous pouvez changer le type de diagramme de sous-groupe affiché, à l'aide de la boîte de dialogue 
Configuration de diagrammes, décrite à la rubrique « Diagrammes de contrôle ». 

Exemple de graphique 
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Voir aussi : 

 Diagramme XBAR & R 
 Diagramme XBAR & S 
 Diagramme X Tilde & R 
 Paramètres de sous-groupes 
 Limites de contrôle 
 Index de capacité : tableau de calculs 



Onglet Rapport de diagramme 

181 

 Rapport de traitement 

Diagramme XBar & R 

Le type de diagramme de sous-groupe le plus communément utilisé. Le diagramme supérieur trace la 
moyenne du sous-groupe, avec des points hors tolérance en rouge, alors que le diagramme inférieur 
trace la plage du sous-groupe. Deux paramètres statistiques additionnels, CP et CPK, apparaissent aussi 
sur le diagramme. 

Voir aussi : 

 Index de capacité : tableau de calculs 
 Limites de contrôle pour les diagrammes XBar & R 
 Diagramme de traitement 

  

Diagramme XBar & S 

Un type de diagramme de sous-groupe qui affiche la moyenne et la déviation standard. Le diagramme 
XBar & S trace la moyenne du sous-groupe sur le diagramme supérieur (exactement de la même façon 
que le diagramme XBar & R), avec des points hors tolérance en rouge, et une déviation standard de 
sous-groupe sur le diagramme inférieur. Deux paramètres statistiques additionnels, CP et CPK, 
apparaissent aussi sur le diagramme. 

Le diagramme S est considéré comme étant une meilleure mesure de variation de processus que le 
diagramme R, parce qu'il est moins sensible aux causes spéciales de variation pouvant produire 
seulement un seule valeur inhabituelle dans le sous-groupe. Quand la taille du sous-groupe dépasse 25, 
ce diagramme doit toujours être utilisé comme diagramme de sous-groupe. 

Voir aussi : 

 Index de capacité : tableau de calculs 
 Limites de contrôle pour les diagrammes XBAR & S 
 Diagramme de traitement 

  

Diagramme X Tilde & R 

Un type de diagramme de sous-groupe qui trace la médiane et la plage. Le diagramme X Tilde & R est 
formé de deux diagrammes : le diagramme supérieur est un tracé des médianes du sous-groupe, avec 
des points hors tolérance en rouge ; le sous-groupe inférieur affiche la plage du sous-groupe. Deux 
paramètres statistiques additionnels, CP et CPK, apparaissent aussi sur le diagramme. 

Le diagramme X Tilde & R mène à des conclusions semblables à celles du diagramme XBar & R, mais la 
médiane est plus robuste dans celui-ci, si la déviation dans le sous-groupe n'affecte pas la médiane. Pour 
les sous-groupes avec un nombre impair de membres, la médiane est la valeur du milieu. Pour les sous-
groupes ayant un nombre pair de membres, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales. 

Voir aussi : 



DataPage+ 2013 French Manual 

182 

 Limites de contrôle pour des diagrammes X Tilde & R 
 Indices de capacité : tableau de calculs 
 Diagramme de traitement 

Histogramme 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

L'histogramme est un diagramme qui montre la distribution des mesures observées sous forme de 
barres, avec une courbe de distribution superposée. Servez-vous de l'histogramme pour comparer 
visuellement les mesures et la distribution théorique et reconnaître les anormalités, comme des 
distributions bimodales et des déviations. 

Ce type de diagramme est utilisé dans les onglets Diagramme et CAO. 

Pour personnaliser un diagramme afin de présenter les lignes de référence, dont les limites de 
spécification supérieure et inférieure ou les limites de contrôle, ou encore jusqu'à six limites sigma, 
cliquez sur l'icône Options de diagramme, puis sélectionnez Affichage diagramme | Histogramme. 

Exemple de graphique 
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Voir aussi : 

 Affichage diagramme - Histogramme 
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Diagramme de probabilité cumulative 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le diagramme de probabilité cumulatif est un graphique de résultats Z par rapport aux valeurs observées. 
L'axe de résultat Z n'est pas linéaire pour qu'une distribution normale soit tracée sous forme de droite. La 
normalité des données est quantifiée dans le coefficient de corrélation. 

Exemple de graphique 
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Diagramme de test AT&T 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Parfois appelés tests de la Western Electric, le diagramme de test AT&T contient une série de tests pour 
des schémas inusuels indiquant que le processus est éventuellement hors contrôle. Les tests AT&T ont 
lieu sur des observations individuelles et des plages et regroupent des moyennes et des plages. Les 
tests AT&T suivants sont disponibles dans DataPage+ : 

Exemple de graphique 
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Voir aussi : 

 Tests de contrôle 

  

Diagramme de statistiques et de capacité 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le diagramme de statistiques et de capacité montre les statistiques de distribution dans la moitié 
supérieure du diagramme et un tableau de capacités dans la moitié inférieure pour chaque variable 
d'élément appliquée à l'onglet Diagramme. 

Exemple de graphique 

 
  

Voir aussi : 

 Statistiques de distribution 
 Affichage diagramme - Paramètres de distribution 
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Rapport de traitement 

 

Le rapport de traitement inclut une sélection de diagrammes statistiques offrant une définition complète 
du processus d'une variable, dont sa distribution, son contrôle, ses caractéristiques de capacité et les 
codes de cause associés. 

Le rapport de traitement inclut des diagrammes individuels, des diagrammes de sous-groupe, des tests 
AT&T, un histogramme, un tableau des capacités, un tracé de probabilité cumulative, des statistiques de 
distribution et l'inférence. 

Exemple de graphique 

 

  

Exécuter diagramme 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 
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Le diagramme d'exécution est un tracé organisé de points de données brutes servant à étudier le 
comportement d'une variable et ses variations au fil du temps. Les points sont dessinés par rapport aux 
limites de spécification et/ou aux limites de contrôle. 

Ce type de diagramme est utilisé dans l'onglet Diagramme, dans l'onglet CAO et dans des vues 
spécifiques de l'onglet Moniteur d'élément. 

Comme pour d'autres diagrammes montrant des points de données individuels, vous pouvez attribuer 
des causes devant être affichées pour des points de données spécifiques dans ce diagramme. Par 
ailleurs, vous pouvez faire que certains points de données soient ignorés. Voir "Utilisation de 
diagrammes" pour plus d'informations. 

Exemple de graphique 
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Voir aussi : 

 Calculs des limites de contrôle pour les diagrammes d'exécution 
 Affichage diagramme - Diagramme d'exécution 
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Tracé individuel cible 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection d'éléments. Si la liste variable d'éléments s'affiche dans la 
barre de côté, cette icône sera en grisé. Ouvrez la liste Élément, dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre à onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le tracé-cible individuel affiche les positions des variables pour un seul élément ou les positions 
moyennes des variables dans un sous-groupe. Le centre du tracé représente la position nominale de 
chaque point. La tolérance supérieure de chaque variable est utilisée pour dessiner le rayon du cercle 
intérieur (ou ellipse ou rectangle, en fonction de votre configuration de tolérance), qui est égal à la valeur 
de la tolérance. La position hors tolérance est déterminée si les points se trouvent hors du premier cercle, 
ellipse ou rectangle (le plus intérieur). 

Ce type de tracé est utilisé dans le tracé. Vous pouvez sélectionner pour afficher jusqu'à six limites de 
spécification qui sont dessinées comme cercles, ellipses ou rectangles additionnels, à l'extérieur du plus 
intérieur. Le rayon de chaque cercle, ellipse ou rectangle externe augmente d'une valeur de tolérance. 
Les déviations des valeurs mesurées sont alors tracées et étiquetées avec des lettres et le barycentre 
des points mesurés est calculé et désigné comme point d'intersection de deux lignes brisées. Cette 
disposition vous permet de comparer les points tracés aux valeurs nominales et aux tolérances. 

Exigences des données : 
Afin de créer un tracé cible avec succès, les données nécessaires pour le type de tolérance sélectionné 
doivent exister dans la base de données.  

 Pour la tolérance de localisation, trois variables doivent exister dans la base de données : deux 
variables de dimension avec les données associées et une variable de localisation nommée avec 
une extension .T. La variable .T ne requiert pas de données associées ; elle existe uniquement 
comme enregistrement de variables définissant une tolérance supérieure. 

 Pour une variable nommée avec une extension .T. La variable .T ne requiert pas de données 
associées ; elle existe uniquement comme enregistrement de variables définissant une tolérance 
supérieure. 

 Les tolérances elliptique et rectangulaire nécessitent que deux variables de dimensions avec des 
données existent dans la base de données. Au lieu d'utiliser la variable de localisation avec 
l'extension .T, ces deux types de tolérance utilisent les tolérances supérieures de deux variables 
de dimensions pour créer le tracé. 

Exemple 
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Voir aussi : 

Affichage diagramme - Tracé cible 

Tracé groupe cible 

Tolérance de localisation 

Tolérance elliptique 

Tolérance rectangulaire 
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Variable .T 

Dépannage 

Important : La tolérance de localisation est la tolérance par défaut pour le premier tracé-cible créé. Voir 
« Affichage diagramme - Tracé cible », pour plus d'informations sur le changement de la tolérance. Si 
vous créez votre premier tracé-cible et que la variable .T requise comme tolérance de localisation n'existe 
pas dans la base de données, vous pouvez quand même créer un tracé (« aucune donnée valide » 
s'affichera) et fixer votre configuration plus tard ou vous pouvez utiliser l'onglet Éditeur de données pour 
créer ou renommer la variable .T, puis créer le tracé. Voir « Onglet éditeur de tracé ». 

Tracé groupe cible 

 
  

Ce type de diagramme requiert la sélection d'éléments. Si la liste variable d'éléments s'affiche dans la 
barre de côté, cette icône sera en grisé. Ouvrez la liste Élément, dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre à onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le Tracé de groupe-cible trace les positions de plusieurs éléments. Le centre du tracé représente la 
position nominale de chaque point. La tolérance supérieure de chaque élément est utilisée pour dessiner 
le rayon du cercle intérieur (ou ellipse ou rectangle, en fonction de votre configuration de tolérance), afin 
que ce rayon soit égal à la tolérance. La position hors tolérance est déterminée si les points se trouvent 
hors du premier cercle, ellipse ou rectangle (le plus intérieur). Notez que les tolérances peuvent être 
différentes pour les éléments ; cependant le ratio des tolérances X à Y doit être identique ou le système 
ne peut pas créer le tracé.  

La disposition du tracé-cible vous permet de comparer les points tracés aux valeurs nominales et aux 
tolérances. Vous pouvez sélectionner pour afficher jusqu'à six limites de spécification qui sont dessinées 
comme cercles, ellipses ou rectangles additionnels, à l'extérieur du plus intérieur. Le rayon de chaque 
cercle, ellipse ou rectangle externe augmente d'une valeur de tolérance. Les déviations des valeurs 
mesurées sont alors tracées et étiquetées avec des lettres et le barycentre des points mesurés est 
calculé et désigné comme point d'intersection de deux lignes brisées. Datapage+ indique le barycentre et 
les valeurs de tolérance différemment, selon que les tolérances pour tous les éléments sont les mêmes 
ou non. Si les tolérances ne sont pas identiques, la tolérance moyenne et une valeur de barycentre 
pondérée sont indiquées. Consultez la rubrique Calculs de valeurs de barycentre pour des tracés-cibles 
de groupe.  

Exemple 
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Voir aussi : 

Affichage diagramme - Tracé cible 

Tracé individuel cible 

Tolérance de localisation 

Tolérance elliptique 

Tolérance rectangulaire 

Variable .T 
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Dépannage 

Important : la tolérance de localisation est la tolérance par défaut pour le premier tracé cible créé. Voir « 
Affichage diagramme - Tracé cible », pour plus d'informations sur le changement de la tolérance. Si vous 
créez votre premier tracé cible et que la variable .T requise comme tolérance de localisation n'existe pas 
dans la base de données, vous pouvez quand même créer un tracé (« aucune donnée valide » 
s'affichera) et fixer votre configuration plus tard ou vous pouvez utiliser l'onglet Éditeur de données pour 
créer ou renommer la variable .T, puis créer le tracé. Voir « Onglet éditeur de tracé ».  

Diagramme variable Pareto 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le diagramme Pareto variable signale les mesures hors tolérance dans un histogramme allant du pire au 
mieux pour les variables sélectionnées. Au -dessus de l'histogramme se trouve un graphique du 
pourcentage cumulatif des défauts. 

Par défaut, le diagramme Pareto variable est trié par variable. Pour chaque variable, une barre montre le 
pourcentage de mesures hors tolérance de la variable par rapport au pourcentage total de mesures hors 
tolérance pour toutes les variables sélectionnées. Au bas du diagramme, chaque barre est marquée avec 
le nom de la variable et le nombre de mesures hors tolérance/nombre total de mesures pour cette 
variable. 

Exemple de graphique 
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Configuration du diagramme Pareto 
Après avoir créé un diagramme Pareto, vous pouvez le configurer pour qu'il soit trié par champ de 
traçabilité et non par variable. Voir "Affichage diagramme - Diagramme Pareto" pour des instructions 
complètes. 

Diagramme Pareto 6 sigma 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Semblable au diagramme Pareto variable, le diagramme Pareto 6 sigma est trié par 6 Sigma. 

Ce type de diagramme est utilisé dans les onglets Diagramme et CAO. 
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Exemple de graphique 

 

Diagramme multiple 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le diagramme multiple vous permet de sélectionner l'un des quatre diagrammes/rapports suivants pour 
impression dans une page : 

 Test AT&T 
 Diagramme à barres et boîte à moustaches 
 Histogramme 
 Individuel 
 Sous-groupe 
 Capacité 
 Probabilité cumulative 

Si vous avez appliqé plusieurs variables de la barre latérale à ce rapport, un diagramme multiple est créé 
pour chacune d'elles. Quand vous imprimez ce diagramme, les pièces sélectionnées pour chaque 
variable sont imprimées côte à côte, ce qui vous permet de comparer les diagrammes/statistiques 
obtenus pour les variables. 
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Exemple de graphique 
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Choix des diagrammes affichés 
Pour choisir les diagrammes affichés, cliquez sur l'icône Options de diagramme puis, dans le menu 
Affichage diagramme, sélectionnez Diagramme multiple. Voir "Affichage diagramme - Diagramme 
multiple". 

Réorganisation des diagrammes affichés 
Pour réorganiser les diagrammes affichés, cliquez sur l'un d'eux et faites-le glisser sur un autre. Ces deux 
diagrammes échangent leur place. 

  

Voir aussi : 

• Affichage diagramme - Diagramme multiple 

Diagramme exécution multiple 

 

Le diagramme d'exécution multiple vous permet de comparer les déviations pour jusqu'à ciq variables. 
Chaque diagramme trace la déviation à partir de la valeur nominale d'une transaction pour chacune des 
variables sélectionnées. 

Exemple de graphique 
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Diagramme de taux qualifié 

 

Le diagramme de taux qualifié montre pour chaque transaction sélectionnée une colonne avec le 
nombre ou le pourcentage de variables dans diverses sections : 

 En rouge indique la quantité hors tolérance. 
 En jaune, indique la quantité entre 75 et 100% des limites de spécification. 
 En vert, indique la quantité dans 75% des limites de spécification. 

Exemple de graphique 

 

Nombres ou pourcentages 
Par défaut, chaque nombre dans la colonne indique le nombre de variables d'éléments. Si vous placez la 
souris dessus, le pourcentage s'affiche. Vous pouvez toutefois inverser l'affichage pour voir le 
pourcentage dans la colonne et, quand le curseur est dessus, afficher le nombre de variables. Voir 
"Affichage diagramme - Diagramme de taux qualifié". 

Mode d'affichage secondaire - Diagramme individuel 
Ce diagramme possède aussi un mode d'affichage secondaire. Vous pouvez maintenir la touche CTRL 
enfoncée et double-cliquer sur une colonne pour ajouter un diagramme développé à la fin du rapport de 
diagramme, afin de montrer les variables hors tolérance pour cette colonne. 
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Ce diagramme regroupe les variables en fonction de l'ampleur de leur condition hors tolérance. Par 
défaut, le logiciel regroupe les variables hors tolérance dans les six catégories suivantes qui indiquent la 
distance les séparant des limites de spécification : 

1. <=0,2 
2. >0.2 et <=0.5 
3. >0.5 et <=1.0 
4. >1.0 et <=1.5 
5. >1.5 et <=2.0 
6. >2,0 

Par exemple, dans le diagramme individuel de taux qualifié ci-dessous, les 5 variables hors tolérance 
sont divisées en deux catégories. La catégorie A inclut les variables entre 0,2 et 0,5 de distance des 
limites de spécification. La catégorie B inclut les variables dépassant 2,0 de distance des limites de 
spécification. 

 
Exemple de diagramme individuel de taux qualifié 

Vous pouvez définir vos propres plages de tolérance dans la boîte de dialogue Affichage du diagramme 
de taux qualifié.  

Mode d'affichage tertiaire - Page CAO 
Comme pour le mode d'affichage secondaire, vous pouvez maintenir la touche CTRL enfoncée et double-
cliquer sur l'un des regroupements hors tolérance dans le diagramme individuel pour ajouter une autre 
page à la fin des pages du rapport de diagramme, montrant les détails hors tolérance autour d'une image 
CAO. Ces étiquettes ressemblent à celles présentées dans la rubrique « Étiquette de colonne de 
déviation multiple », sauf que leur ligne d'en-tête contient la valeur de déviation exacte, et non une 
déviation moyenne. 
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Par exemple, si vous cliquez sur le regroupement B de trois variables dans l'exemple de diagramme 
individuel de taux qualifié ci-dessus, la page CAO suivante est ajoutée à la fin des pages du rapport du 
diagramme : 

 
Exemple de page CAO avec des étiquettes montrant la valeur hors tolérance de chaque variable. 

Vous pouvez manipuler cette page CAO et ses étiquettes comme n'importe quelle page CAO dans 
l'onglet CAO. 

Remarque : si vous avez ajouté des pages de rapport qualifié secondaires ou tertiaires dans l'onglet 
Diagramme, mais voulez à présent changer le contenu de l'onglet Diagramme, vérifiez d'abord que la 
page actuellement affichée n'est pas dans un diagramme individuel de taux qualifié ajouté ou la page 
CAO ajoutée. L'icône de barre d'outils Changer type de diagramme est grisée quand ces pages 
supplémentaires sont affichées. 

Graphique de taux qualifié d'assemblage   

 

Le diagramme de taux qualifié d'assemblage contient plusieurs colonne de couleur. Celle le plus à 
gauche montre les informations cumulatives des autres colonnes, chacune représentant un ensemble de 
variables sélectionné. Ces colonnes peuvent montrer le nombre de variables ou le pourcentage de 
variables dans ces diverses sections : 

 Le rouge indique que ces variables sont hors tolérance. 
 Le jaune indique que ces variables se trouvent entre 75 et 100% des limites de spécification. 
 Le vert indique que ces variables se trouvent dans les 75 % des limites de spécification. 

Exemple de graphique 
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Nombres ou pourcentages 
Par défaut, chaque numéro de colonne indiquer le nombre de variables d'éléments. Placez le pointeur sur 
un numéro pour voir son pourcentage. Vous pouvez changer l'affichage pour que le pourcentage soit 
visible dans la colonne et que le nombre de variables apparaisse en plaçant le pointeur dessus. Voir 
"Affichage du diagramme - Diagramme de taux qualifié d'assemblage". 

Graphique de mesure d'écart  
Le Diagramme de déviation de mesure affiche les tendances de déviation des données de mesures 
entrantes sans avoir besoin de générer des rapports. Le diagramme affiche une barre verticale de 
couleur. Une barre de couleur plus longue signifie une plus grande déviation par rapport à la valeur 
nominale. Les deux lignes pleines oranges marquent les emplacements de la limite à -75% et +75%.  

 Le rouge indique que ces variables sont hors tolérance 
 Le jaune indique les variables qui sont entre 75% et 100% des limites de spécification. 
 Le vert indique les variables qui sont inférieures à 75% des limites de spécification. 

Exemple de graphique 
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Diagramme d'écarts Benz 
Ce diagramme d'écart personnalisé montre les tendances dans les données de mesure entrantes. Il sert 
normalement à voir l'écart dans la longueur, la largeur et la hauteur d'un véhicule par rapport aux 
mesures dans les directions X, Y et Z. Vous pouvez aussi l'utiliser pour voir les écarts pour d'autres 
paramètres. Le diagramme présente des lignes allant de -4 à 4, avec des intervalles d'une unité. L'unité 
dépend de votre sélection des données.  

Le modèle est créé dans le générateur de modèles et enregistré sous forme de modèle de rapport mixte 
(.MixRpt). Pour ouvrir un modèle de rapport mixte, dans l'onglet Rapport personnalisé de la barre d'outils, 
cliquez sur Sélection modèle afin d'afficher la boîte de dialogue Ouvrir. Sélectionnez le modèle de 
rapport mixte (.MixRpt) et cliquez sur Ouvrir. 

Exemple de graphique 
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Diagramme d'écarts Benz 

  

Graphique de variation CII  

 

  
Le diagramme Écart CII (Continuous Improvement Index) affiche les tendances d'écart des données 
mesurées sur un an. Il calcule 6 Sigma de toutes les dimensions avec les données mesurées sur une 
certaine période, généralement un mois. La valeur sigma de 95 % est prise comme valeur CII.  

Exemple de diagramme 
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Calculs SPC 
Le menu Calculs SPC qui se trouvait sous l'icône Options de diagramme dans Datapage+ 4.0 est 
devenu le menu Calculs et figure sous l'option de menu Outils dans la barre de menus principale. Voir la 
rubrique « Barre de menus principale », dans laquelle le menu Outils est présenté. 
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Tests de contrôle 
La boîte de dialogue Configurer les tests détermine les tests de contrôle appliqués aux données et le 
nombre de points requis pour la réussite ou l'échec de certains tests. 

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, choisissez Outils | Calcul. Cliquez ensuite sur Tests de contrôle 
dans la boîte de dialogue Spécification de calcul. 

 
Boîte de dialogue Configurer les tests 

Parfois appelés tests Western Electric ou AT&T, ces dix tests (numérotés de T1 à T10 dans l'image ci-
dessous) testent les modèles non naturels qui indiquent que le processus peut être hors contrôle. Les 
tests AT&T sont réalisés sur des observations et des plages individuelles, ainsi que sur des moyennes et 
de plages de sous-groupe. 

Les tests suivants sont disponibles. Vous pouvez choisir le nombre de points requis pour la 
réussite/l'échec des tests T1 à T9 : 

T1 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si un point tombe en 
dehors de limite de 3 sigma. Le nombre par 
défaut de 1 peut être remplacé par n'importe quel 
nombre compris entre 1 et 99. 

T6 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si huit points successifs 
tombent au-delà de la limite de 1 sigma 
(mélange). Le nombre par défaut de 8 peut être 
remplacé par n'importe quel nombre compris 
entre 1 et 99. 

T2 T7 
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Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si deux points successifs 
sur trois tombent au-delà de la même limite de 2 
sigma. Les nombres par défaut de 2 et 3 peuvent 
être remplacés par n'importe quels nombres 
compris entre 1 et 99. 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle s'il existe huit points 
successifs montants ou descendants, indiquant 
des changements importants de distribution. Le 
nombre par défaut de 8 peut être remplacé par 
n'importe quel nombre compris entre 1 et 99. 

T3 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si quatre points 
successifs sur cinqtombent au-delà de la même 
limite de 1 sigma. Les nombres par défaut de 4 
et 5 peuvent être remplacés par n'importe quels 
nombres compris entre 1 et 99. 

T8 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si 40% ou moins du 
nombre de sous-groupes tombent dans le tiers 
du milieu du diagramme de contrôle. Le nombre 
par défaut de 40 peut être remplacé par 
n'importe quel nombre compris entre 1 et 99. 

T4 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si huit points successifs 
tombent d'un côté du centre. Le nombre par 
défaut de 8 peut être remplacé par n'importe quel 
nombre compris entre 1 et 99. 

T9 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si plus de 90% du 
nombre de sous-groupes tombent dans le tiers 
du milieu du diagramme de contrôle. Le nombre 
par défaut de 90 peut être remplacé par 
n'importe quel nombre compris entre 1 et 99. 

T5 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si 15 points successifs 
tombent dans la limite de 1 sigma (stratification). 
Le nombre par défaut de 15 peut être remplacé 
par n'importe quel nombre compris entre 1 et 99. 

T10 

Quand ce test est appliqué, le processus est 
considéré hors contrôle si le nombre de 
croisements de la ligne centrale ne tombe pas 
entre le minimum et le maximum autorisés 
calculés. Ce test n'est pas configurable. 

  

Pour configurer et appliquer des tests AT&T : 
1. Ouvrez la boîte de dialogue Configurer les tests. 
2. Modifiez si besoin est les valeurs dans les différentes zones. 
3. Cochez et décochez les case Individuel et Plage pour appliquer le test à des observations 

individuelles et à des moyennes et de plages de sous-groupe. 
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. 

Pour voir les résultats d'un test AT&T : 
Vous pouvez afficher les résultats des tests AT&T appliqués pour des rapports ou des diagrammes en 
procédant comme suit : 

1. Cliquez sur l'onglet Diagramme. 
2. Cliquez sur l'icône Changer type de diagramme dans la barre d'outils. 
3. Sélectionnez le diagramme de test AT&T. 

Voir "Diagramme de test AT&T". 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 



DataPage+ 2013 French Manual 

208 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

  

  

Seuil de capacité 
La boîte de dialogue Capacité vous permet de définir les valeur déterminant le seuil de capacité du 
processus pour les données employées dans les rapports et les diagrammes du logiciel. Vous pouvez 
aussi spécifier si le logiciel calcule les indices de capacité quand le processus est hors contrôle, et si Cp 
et Pp sont calculés pour les variables avec des tolérances unilatérales. 

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, choisissez Outils | Calcul. Cliquez ensuite sur Seuil de capacité 
dans la boîte de dialogue Spécification de calcul. 

 
Boîte de dialogue Capacité 

Seuil Cpk - Cette zone permet d'entrer la valeur pour Cpk, l'indice de capacité réel. Cette valeur 
correspond à la mesure du nombre de demi-courbes sigma pouvant tenir entre le centre du processus et 
la limite sigma la plus proche. Entrez une valeur numérique (la cible type est 1,33, indiquant que le centre 
du processus est à quatre sigma des limites de spécification) ou sélectionnez le nombre souhaité de 
limites sigma en cliquant sur le bouton correspondant, afin que le système insère automatiquement cette 
valeur. 

Seuil Ppk - Cette zone permet d'entrer la valeur pour Ppk, l'indice de capacité potentiel (non centré). 
Entrez une valeur numérique ou sélectionnez le nombre de limites sigma en cliquant sur le bouton 
correspondant, afin que le système insère automatiquement la valeur. 

Les valeurs de seuil sont les limites indiquant si le processus doit être jugé "capable". 
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Calcul de la capacité quand hors contrôle - Cette case à cocher indique si le logiciel calcule et affiche 
les indices de capacité (Cp, Cpk, Cr, Pp, Ppk et pr) quand l'un des tests de contrôle sélectionnés échoue. 
En général, le calcul des indices de capacité dépend du processus en cours de contrôle. Toutefois, vous 
pouvez sélectionner cette option pour que les indices de capacité soient toujours calculés, même quand 
le processus est hors contrôle. 

Calculer Cp/Pp pour les tolérances unilatérales - Cette case à cocher contrôle la façon dont le logiciel 
gère le calcul de Cp et Pp pour les variables de tolérances unilatérales. Ces variables ont une valeur 
nulle pour la tolérance supérieure ou inférieure. Sélectionnez cette option pour que Cp soit calculé quand 
il n'existe pas de tolérance inférieure (ou supérieure). Ne sélectionnez pas cette option si vous ne voulez 
pas que Cp soit calculé. "AUCUN" imprime le rapport ou le diagramme au lieu de la valeur Cp ou Pp. 

Pour une tolérance unilatérale comme de localisation ou de formulaire, le logiciel calcule Cpk en ne 
prenant en compte que la tolérance réelle (il calcule donc Cpu et s'en sert sans calculer Cpl). Vous 
pouvez dans ce cas voir des conditions étranges, où Cpk est plus grand que Cp, ce qui est impossible 
dans des circonstances normales. Le logiciel considère la variable unilatérale quand les tolérances 
nominales et inférieures sont nulles et que la tolérance supérieure est un nombre positif. Tel est le cas 
pour les valeurs où zéro est une limite mathématique et pas vraiment une tolérance. 

Règles de calcul de capacité - Ces options vous permettent de choisir les règles utilisées pour calculer 
la capacité. Grâce à ces options, vous pouvez choisir ce que le logiciel appelle Pp et Ppk en tant que Cp 
et Cpk. 

 Utiliser écart-type estimé. - Cp et Cpk utilisent des estimations de l'écart type issues du 
diagramme de contrôle sélectionné (RBar/d2 par exemple). 

 Utiliser écart-type exemple. - Pp et Ppk utilise l'écart type exemple dans les calculs. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

  

  

  

Paramètres de sous-groupes 
La boîte de dialogue Contrôle vous permet de définir les nombres minimum et maximum de sous-
groupes, ainsi que la taille des sous-groupes. 

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, choisissez Outils | Calcul. Cliquez sur le bouton Paramètres de 
sous-groupes dans la boîte de dialogue Calculs. 



DataPage+ 2013 French Manual 

210 

 
Boîte de dialogue Contrôle 

Sous-groupes min - Utilisez ce champ pour sélectionner le nombre minimum de sous-groupes requis 
pour effectuer des analyses statistiques et produire un rapport de statistiques Datapage+, un diagramme 
Bar & Whisker ou de traitement. Si vous essayez de créer un de ces diagrammes ou le rapport de 
statistiques pour un certain nombre de transactions inférieur à la taille du sous-groupe multiplié par le 
nombre minimum de sous-groupes, Datapage+ affiche le message d'erreur suivant, « Il n'y a pas assez 
de points pour créer au moins 3 sous-groupes de taille 3  ». 

Sous-groupes max - Utilisez ce champ pour sélectionner le nombre maximum de sous-groupes pouvant 
être utilisé pour effectuer des analyses statistiques et produire un rapport statistiques Datapage+, un 
diagramme Bar & Whisker ou de traitement. Si, lors de la création du rapport ou du diagramme, vous 
sélectionnez un certain nombre de sous-groupes qui excède le nombre maximum que vous entrez ici, le 
rapport ou le diagramme comportera seulement les sous-groupes les plus récents. Par exemple, si vous 
entrez 10 ici et que vous sélectionnez 14 sous-groupes à traiter, le rapport ou le diagramme inclura les 
dix sous-groupes avec les dates et heures de transaction les plus récentes et exclura les quatre autres. 

Taille de sous-groupe - Ce champ fixe la taille des sous-groupes (c'est à dire le nombre d'observations 
individuelles par sous-groupe). Par exemple, si vous échantillonnez habituellement cinq pièces en même 
temps dans un traitement, entrez 5 comme taille de sous-groupe. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

  

  

Diagrammes de contrôle 
La boîte de dialogue Configurer les diagrammes vous permet de configurer le type de configuration de 
diagramme affichée pour les diagrammes individuels et de sous-groupe. 
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Pour ouvrir cette boîte de dialogue, choisissez Outils | Calcul. Cliquez ensuite sur le bouton 
Diagrammes de contrôle dans la boîte de dialogue Calculs. 

 
Boîte de dialogue Configurer les diagrammes 

Individuel - Cette zone contient les différentes configurations de diagramme individuel à afficher : 

 XMR 
 XMR(2) 
 XMR(3) 
 RX 

Sous-groupe - Cette zone contient les différentes configurations de diagramme de sous-groupe à 
afficher : 

 XBarR 
 XBarS 
 X~R 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

  

Affichage diagramme 
Cliquez sur l'icône Options de diagramme et sur le menu Affichage diagramme pour accéder aux 
options suivantes : 
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Utilisez ces options pour changer ce qu'affiche ce type de diagramme dans les onglets Diagramme et 
CAO. Ces options et les boîtes de dialogue qu'elles ouvrent sont présentées ci-dessous : 

 Configuration générale... (changement de l'affichage général, couleurs d'arrière-plan et largeurs 
des lignes) 

 Paramètres de distribution... 
 Diagramme d'exécution… 
 Diagramme exécution multiple 
 Diagramme de processus... 
 Histogramme... 
 Tracé cible... 
 Diagramme Pareto... 
 Diagramme à barres et boîte à moustaches... 
 Diagramme multiple... 
 Diagramme de taux qualifié 
 Graphique de taux qualifié d'assemblage 

Configuration de l'affichage général 
La boîte de dialogue Configuration générale de l'affichage vous permet de changer la taille de police 
minimum, définir le mode d'en-tête et les couleurs d'arrière-plan, les couleurs et largeurs des lignes de 
divers éléments du diagramme. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, sélectionnez Options | Afficher 
diagramme | Configuration générale. Elle compte deux onglets : Arrière-plan et Droite. Ces options 
sont présentées dans les sous-rubriques suivantes : 

Changement des options d'affichage générales 
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Onglet Général 

L'onglet Général contient des réglages détermiannt la taille de police minimale et si le nom d'un 
diagramme apparaît dans l'en-tête : 

Taille police min - La taille de la police pour les diagrammes n'est pas statique. Elle peut changer de 
façon dynamique en fonction de la taille du diagramme. Quand le diagramme est petit, la taille de la 
police diminue. Cette valeur détermine la taille de police minimum à utiliser. Dans ce cas, la police du 
diagramme ne sera pas d'une taille inférieure si vous consultez un diagramme de taille réduite. 

Mode d'en-tête - Cette liste détermine l'affichage de l'en-tête du diagramme. Si vous sélectionnez 
Normal, le nom du diagramme apparaît à côté du nom de variable ou d'élément dans l'en-tête. Si vous 
sélectionnez NoChartTypeDisplay, seul le nom de variable ou d'élément est visible. 

 
Exemple montant le mode d'en-tête du diagramme défini à Normal (A) et NoChartTypeDisplay (B) 

Largeur colonne max - Contrôle la largeur maximum de chaque colonne dans le diagramme en 
colonnes. La valeur représente un pourcentage de la largeur totale du diagramme. Par exemple, 0,2 
signifie que chaque largeur de colonne correspond à 20 % de la largeur du diagramme. 
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Exemple montrant la largeur de colonne maximum de 0,2 

Changement des couleurs d'arrière-plan 

 
Onglet Arrière-plan 

L'onglet Arrière-plan contient des outils permettant de sélectionner une couleur d'arrière-plan spécifique 
pour vos diagrammes. La couleur d'arrière-plan n'est toutefois pas appliquée à la zone contenant les 
points tracés, mais l'est au reste du diagramme. 
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Vous pouvez faire un choix dans l'une des grilles de couleurs suggérées ou définir votre propre couleur 
en "inversant" la grille, comme expliqué dans "Utilisation de la boîte de dialoge Sélection de couleur". 

Quand vous cliquez sur OK, DataPage+ définit cette couleur comme la nouvelle couleur d'arrière-plan. 
Cette couleur est alors appliquée la prochaine fois que vous envoyez des données à l'onglet 
Diagrammes. 

 
Exemple de diagramme d'exécution avec un arrière-plan orange 

Pour restaurer la couleur d'arrière-plan par défaut, cliquez sur Par défaut, puis sur OK. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

Changement des largeurs de ligne 
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Onglet Ligne 

L'onglet Droite vous permet de changer la largeur des différents éléments de droite utilisés dans les 
diagrammes. Quand vous cliquez sur OK, DataPage+ utilise ces réglages de droite la prochaine fois que 
vous envoyez des données à l'onglet Diagrammes. 

 
Exemple de diagramme d'exécution avec une largeur de ligne nominale de 8 et une largeur de ligne de 
spécification de 4 

Pour restaurer les largeurs de ligne par défaut, cliquez sur Par défaut, puis sur OK. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 
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Utilisation de la boîte de dialogue Sélection des couleurs 

La boîte de dialogue Sélection des couleurs apparaît quand vous cliquez sur un bouton qui vous 
permet de modifier la couleur d'une propriété d'objet ou d'un autre élément du logiciel. Dans certains cas, 
elle est intégrée à une boîte de dialogue plus grande.  

 

Sélection d'une nouvelle couleur 
La boîte de dialogue Couleur de dimensio indique plusieurs façons de définir la couleur pour la 
tolérance en cours de sélection. La façon la plus facile de le faire consiste à cliquer sur la nuance désirée 
dans la grille des couleurs disponibles. 

Pour avoir une couleur ou une teinte non disponible dans la grille, placez votre curseur sur la grille et 

cliquez sur le bouton d'inversement  quand il apparaît dans le coin supérieur droit de la boîte de 
dialogue.  

 

La grille se retourne pour afficher un sélecteur de couleur et un curseur de couleur. Vous pouvez 
utiliser le sélecteur de couleur après avoir déplacé le curseur de couleur pour obtenir la couleur de 
base. D'autres cases vous permettent de choisir numériquement une couleur exacte parmi de 
nombreuses combinaisons. 
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Le graphique suivant décrit ces zones de la boîte de dialogue : 

 

1. Sélecteur de couleurs. Cette zone affiche toutes les gradations ou nuances du noir au blanc 
dans la couleur de base sélectionnée. Pour choisir votre couleur, cliquez sur la nuance que vous 
voulez dans le Sélecteur de couleurs. Elle apparaît dans la case Couleur sélectionnée. 

2. Curseur de couleurs. Choisit une couleur de base. 
3. Couleur sélectionnée. Cette zone affiche la couleur actuellement sélectionnée qui va être 

utilisée. Elle contient aussi un champ en lecture seule affichant les valeurs RVB sous forme de 
nombre hexadécimal avec le préfixe # pour définir la couleur. 0 à 255 se traduit pas 00 à FF en 
héxadécimal. 

4. sCases RVB. Ces cases (R)ouges, (V)ertes, (B)leues vous permettent de mélanger une couleur 
en entrant l'intensité de couleur R, V, B en utilisant des nombres entre 0 et 255 pour chaque 
case. (A)lpha contrôle la transparence des pixels quand les éléments utilisant cette couleur sont 
superposés à d'autres couleurs : 0 est complètement invisible. 255 est complètement opaque. 

Affichage diagramme - Statistiques de distribution 
Utilisez la boîte de dialogue Statistiques de distribution pour afficher ou masquer des parties du 
diagramme de statistiques et de capacité. 

Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Options de diagramme dans l'onglet 
Diagrammes. Dans le menu Affichage diagramme, sélectionnez Statistiques de distribution. 
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Boîte de dialogue Statistiques de distribution du diagramme de contrôle 

Statistiques de distribution : 
• Plage/Moyenne de sous-groupe - Montre ou masque le zones pour les plages et la moyenne 

du sous-groupe. 
• Plage/Moyenne individuelle - Montre ou masque les zones pour la moyenne ou la plage 

individuelles (zones "X-BAR" et "MR-BAR") dans le diagramme. 
• Valeurs hautes et basses - Montre ou masque les zones des valeurs hautes et basses dans le 

diagramme. 
• Limites de spécification - Montre ou masque la limite de spécification supérieure (USL) et celle 

de spécification inférieure (LSL) dans le diagramme. 
• Inclinaison & Kurtosis - Montre ou masque les zones "Inclinaison" et "Kurtosis" dans le 

diagramme. 

Voir aussi Statistiques de distribution et Description des noms de colonnes pour la description des 
statistiques. 

Tableau de capacité : 
• Afficher %PC au lieu de CR - Si cette case est cochée, "PC%" apparaît dans le tableau de 

capacité du diagramme. Sinon, "CR" est visible. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Affichage diagramme - Diagramme d'exécution 
Servez-vous de la boîte de dialogue Exécuter options d'affichage de diagramme pour sélectionner les 
limites et la convention de dénomination apparaissant dans le diagramme d'exécution. 

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Options de diagramme dans l'onglet Rapport de 
diagramme. Dans le menu Afficher diagramme, sélectionnez Diagramme exécution. 



DataPage+ 2013 French Manual 

220 

 
Boîte de dialogue Options de diagramme d'exécution 

Source de données- Vous pouvez sélectionner une options dans cette zone pour montrer les données 
souhaitées dans le diagramme.  

Valeur mesurée - Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs mesurées dans le 
diagramme.  

Écart - Sélectionnez cette option pour afficher l'écart entre la valeur mesurée et la valeur nominale 
dans le diagramme.   

Afficher limites de spécification - Cochez cette case pour afficher les limites de spécification dans le 
diagramme. Deux lignes rouges indiquent les emplacements de la limite de spécification supérieure 
(USL) et de la limite de spécification inférieure (LSL). Les valeurs USL et LSL apparaissent sur la gauche 
du rapport face aux lignes rouges. 

Afficher limites de contrôle - Cochez cette case pour afficher les limites de contrôle dans le diagramme. 
Deux lignes pointillées jaunes indiquent les emplacements de la limite de contrôle supérieure et de la 
limite de contrôle inférieure. 

Décochez ces deux cases si vous ne voulez pas afficher les limites de contrôle et les limites de 
spécification. Le diagramme montre uniquement la valeur nominale sous la forme d'une ligne verte. 

Nombre zone de tolérance - Ce nombre divise l'espace au-dessus et sous la ligne nominale verte dans 
le diagramme d'exécution en zones de tolérance supplémentaires. Chaque zone de tolérance est 
délimitée par une ligne pointillée. Vous pouvez ainsi facilement voir où se trouvent les écarts dans le 
diagramme. Par exemple, si vous avez entré 3 comme valeur, vous voyez trois zones au-dessus et sous 
la ligne verte solide, comme suit :  
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Exemple de diagramme d'exécution montrant trois zones de tolérance 

Afficher les limites de contrôle - Cochez cette case si vous voulez que les limites de contrôle 
apparaissent dans le diagramme. Deux lignes jaunes pointillées indiquent l'emplacement de la limite de 
contrôle supérieure et de la limite de contrôle inférieure. 

Décochez ces cases si vous ne voulez pas voir les limites de contrôle et les limites de spécification. Le 
diagramme montre uniquement la valeur nominale sous forme de ligne verte. 

Étiqueter les données avec - Sélectionnez la convention d'étiquetage à utiliser pour les données de 
diagramme. Par défaut, les données sont étiquetées avec la date et l'heure de la transaction 
(TRANSACTION), mais vous pouvez aussi les étiqueter avec les champs de traçabilité disponibles. Les 
valeurs de traçabilité applicables apparaissent en dessous de la section graphique du diagramme. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 
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Affichage du diagramme - Diagramme d'exécution multiple 
Utilisez la boîte de dialogue Options de diagramme d'exécution multiple pour changer les diagrammes 
apparaissant dans un diagramme d'exécution multiple.  

Pour ouvrir la boîte de dialogue Options de diagramme d'exécution multiple, cliquez sur Options de 
diagramme, placez le curseur sur Afficher diagramme et cliquez sur Diagramme d'exécution 
multiple. 

 
Boîte de dialogue Options de diagramme d'exécution multiple 

Étiqueter les données avec - Sélectionnez la convention d'étiquetage à utiliser pour les données de 
diagramme. Par défaut, les données sont étiquetées avec la date et l'heure de la transaction 
(TRANSACTION), mais vous pouvez aussi les étiqueter avec les champs de traçabilité disponibles. Les 
valeurs de traçabilité applicables apparaissent en dessous de la section graphique du diagramme. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

Affichage du diagramme - Diagramme de processus 
Utilisez la boîte de dialogue Options de diagramme de processus pour afficher ou masquer les lignes 
6sigma ou les tolérances dans le diagramme individuel et le diagramme de sous-groupe. 

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Options de diagramme dans l'onglet 
Diagrammes. Sous le menu Afficher diagramme, sélectionnez Diagramme de processus. 
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Boîte de dialogue Options de diagramme de processus 

Afficher zones - Affiche ou masquer la zone 6 sigma (lignes 6 sigma) dans le diagramme. Il s'agit des 
lignes pointillées oranges. 

Afficher limites de spécification - Affiche ou masque les limites de spécification supérieures et 
inférieures (USL et LSL) dans le diagramme. Il s'agit des deux lignes rouges. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

  

Affichage diagramme - Histogramme 
La boîte de dialogue Options d'affichage d'histogramme vous permet de sélectionner des lignes de 
référence qui apparaîtront dans l'histogramme. 

Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Options de diagramme dans l'onglet 
Diagrammes. Dans le menu Affichage diagramme, sélectionnez Histogramme. 
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Boîte de dialogue Options d'affichage d'histogramme 

Droites de référence - L'histogramme peut inclure n'importe quelle ligne de référence suivante : 

 Limite de spéc (limites de spécification supérieure et inférieure) 
 Limite de contrôle (limites de contrôle supérieure et inférieure) 
 Nominal 
 Moyenne 
 Sigma 
 Limites de 2, 3, 4, 5 ou 6 sigma 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 
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Affichage de diagramme - Tracé cible 
La boîte de dialogue Option tracé cible vous permet de sélectionner des configurations pour les tracés 
individuel cible et de groupe cible. 

Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Options de diagramme dans l'onglet 
Diagrammes. Dans le menu Affichage diagramme, sélectionnez Tracé cible. 

 
Boîte de dialogue Options tracé cible 

Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez faire ce qui suit : 

 Sélectionner l'une des trois options de tolérance disponibles 
 Sélectionner le plan de référence pour le tracé 
 Définir la taille d'un sous-groupe pour tracer les positions moyennes d'un sous-groupe au lieu de 

points individuels 
 Définir le nombre de limites de spécification devant apparaître sur le tracé (1-6) 
 Entrer des étiquettes d'axe et de données 
 Pour la tolérance de localisation, sélectionnez les moyennes d'expression : RAYON ou 

DIAMETRE. 

Le tableau suivant donne des informations sur les différentes options de la boîte de dialogue. 

Élément de la boîte de 
dialogue 

Description 

Plan de référence Utilisez cette zone pour indiquer les deux axes de position qui 
serviront à définir le plan de référence du tracé. Valeurs valides : XY, -
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XY, XZ, -XZ, YZ, -YZ, YX, -YX, ZX, -ZX, ZY, -ZY. 

Toute autre valeur est considérée incorrecte et le logiciel la définit 
automatiquement au plan de référence correct par rapport au vecteur 
de l'élément. Si la valeur est incorrecte et que le vecteur n'existe pas, 
le logiciel ne peut pas générer le tracé cible. 

Taille du sous-groupe Pour les tracés cible individuels, définissez cette valeur à 0 ou 1 pour 
tracer les position des points individuels ; pour tracer la position 
moyenne d'un sous-groupe, entrez la taille de ce sous-groupe. Si 
vous configurez un tracé cible de groupe, cette zone est ignorée, car 
les sous-groupes ne sont dans ce cas pas utilisés. 

Diamètre cible Cette zone indique le nombre de limites de spécification devant 
apparaître dans le tracé cible. Vous pouvez choisir d'afficher jusqu'à 6 
limites de spécification, tracées sous forme de cercles 
supplémentaires (ou d'ellipses ou de rectangles, selon la configuration 
de la tolérance) autour du centre de la cible. Le rayon de chaque 
cercle, ellipse ou rectangle externe augmente d'une valeur de 
tolérance. Les écarts des valeurs mesurées sont ensuite tracés et 
étiquetés avec des lettres, et le barycentre des points mesurés est 
calculé et affiché comme point d'intersection des deux lignes 
pointillées. 

Définissez cette zone à AUTO pour montrer tous les points et le 
nombre optimal de zones de tolérance comme déterminé par les 
données. 

Unités cible Cette zone s'applique uniquement à une tolérance de dimension de 
localisation. Elle indique la méthode employée pour cette tolérance. 
Vous pouvez choisir d'exprimer la tolérance en termes de diamètre ou 
de rayon. La section de résumé du tracé au-dessus du diagramme 
montre la valeur en tant que RADIUS = ou DIAMETER = , en fonction 
du choix fait ici. 

Remarque : quel que soit le choix fait ici, la tolérance de localisation 
est stockée dans la base de données et entrée dans la tolérance par 
défaut en tant que DIAMETRE. 

Étiquette données Utilisez cette zone pour entrer le nom d'un champ de traçabilité qui 
servira à identifier les transactions, au lieu de la date et de l'heure 
généralement employées comme étiquettes de transaction. 
Sélectionnez TRANSACTION dans cette zone pour utiliser les dates 
et les heures afin d'identifier les transactions. 

Plage d'affichage Utilisez cette zone pour sélectionner la plage d'affichage pour le tracé. 

 Tout - Affiche toutes les valeurs des points testés. 
 Incorrect - Affiche uniquement les valeurs des points hors 

tolérance. 

Étiquettes d'axes : Entrez les étiquettes indiquant les axes principal et secondaire du 
tracé, ou laissez cette zone vide si vous ne voulez pas voir 
d'étiquettes pour les axes sur le tracé. 

Type de tolérance : DataPage+ offre trois options de tolérance pour les tracés cible : 
localisation, elliptique et rectangulaire. Utilisez cette zone pour 
sélectionner le type de tolérance pour le tracé et/ou pour définir les 
valeurs de tolérance par défaut qui seront utilisées pour chaque type 
de tolérance quand la variable.T ou les tolérances supérieures 
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n'existent pas dans la base de données. Voir les types de tolérance 
pour des explications détaillées sur les données requises et les 
affichages obtenus dans chaque cas : 

 Tolérance de localisation 
 Tolérance elliptique 
 Tolérance rectangulaire 

Important : la tolérance de localisation est la tolérance par défaut 
pour le premier tracé cible créé. Vous pouvez changer l'option de 
tolérance dans cette boîte de dialogue après avoir créé le tracé cible. 
Si vous créez votre premier tracé cible et que la variable T. requise 
pour la tolérance de localisation n'existe pas dans la base de 
données, vous pouvez tout de même créer le tracé (qui affichera "No 
Valid Data") et définir votre configuration plus tard, ou bien renommer 
la variable .T et créer le tracé. 

Par défaut, Enregistrer, 
Fermer, Appliquer Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la 

boîte de dialogue pour les sessions suivantes. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la 
session en cours. Quand vous vous reconnectez au logiciel, il utilise 
la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

Voir aussi : 

 Tracé individuel cible 
 Tracé groupe cible 

Tolérance de localisation 

La tolérance de localisation est l'un des trois types de tolérance possibles pour les tracés cibles. C'est 
aussi le type de tolérance par défaut pour le premier tracé cible que vous créez. Ce type de tolérance 
requiert que certaines données se trouvent dans la base de données. Consultez « Affichage diagramme - 
Tracé cible », pour plus d'informations sur le changement de tolérance utilisé. 
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Exigences de données pour la tolérance de position 
Pour la tolérance de localisation, trois variables doivent être mentionnées pour l'élément : deux variables 
de dimension qui correspondent au plan de référence du tracé et une variable .T, qui est la variable de 
tolérance de localisation. La variable de tolérance de localisation doit avoir une extension .T. Cependant, 
il n'est pas nécessaire d'avoir des valeurs de données pour la variable .T ; il est seulement nécessaire 
qu'il y ait un enregistrement de variable définissant une tolérance supérieure. Si la variable .T n'existe pas 
dans la base de données, la tolérance par défaut définie par l'intermédiaire de Options affichage 
diagramme/Tracé-cible depuis le menu d'options sera utilisée (si aucune tolérance par défaut ou variable 
.T existe, le tracé sera créé, mais affichera le message « Pas de données valides » - consultez la 
remarque c-dessous). La valeur nominale doit être définie à 0,0 et la tolérance de localisation doit être la 
tolérance supérieure. La tolérance inférieure doit être zéro. 

Par exemple, si l'élément est CERCLE1. et le plan de référence est XY, les deux variables de dimensions 
seraient CERCLE1.X et CERCLE1.Y, et la variable de localisation serait CERCLE1.T. Les variables 
CERCLE1.X et CERCLE1.Y doivent avoir des données qui leur sont associées ; CERCLE1.T requiert 
seulement une définition de tolérance supérieure. 

Remarque : si vous créez votre premier tracé cible et que la variable .T n'existe pas dans la base de 
données, vous pouvez quand même créer un tracé (« aucune donnée valide » s'affichera), et fixer vos 
options de configuration plus tard, ou bien vous pouvez utiliser l'onglet Éditeur de données pour créer 
ou renommer la variable .T, puis créer le tracé. 

Voir aussi : 

 Affichage diagramme - Tracé cible 
 Tracé individuel cible 
 Tracé groupe cible 
 Tolérance elliptique 
 Tolérance rectangulaire 
 Variable T 

Tolérance elliptique 

La tolérance elliptique est l'un des trois types de tolérance possibles pour les tracés cible. Voir "Affichage 
du diagramme - Tracé cible" pour des informations sur le changement de la tolérance utilisée. 
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Données obligatoires pour la tolérance elliptique 
La tolérance elliptique requiert que deux variables dimensionnelles figurent dans la base de données. La 
tolérance elliptique prend les tolérances supérieures de ces deux variables dimensionnelles pour créer la 
première ellipse du tracé. Les variables doivent correspondre au plan de référence. Par exemple, si 
l'élément est CIRCLE1. et le plan de référence est XY, les deux variables dimensionnelles sont 
CIRCLE1.X et CIRCLE1.Y. Plus la différence est grande entre les tolérances supérieures des variables, 
plus le tracé apparaît elliptique. Si les tolérances supérieures sont égales, le tracé dessine des cercles. 

Voir aussi : 

 Affichage diagramme - Tracé cible 
 Tracé individuel cible 
 Tracé groupe cible 
 Tolérance de localisation 
 Tolérance rectangulaire 

Tolérance rectangulaire 

La tolérance rectangulaire est l'un des trois types de tolérance possibles pour les tracés cible. Les options 
de tolérance sont définies via l'option Diagramme, qui s'affiche une fois un tracé cible créé. 

Consultez « Affichage diagramme - Tracé cible », pour plus d'informations sur le changement de 
tolérance utilisé. 

 

Données obligatoires pour la tolérance rectangulaire 
La tolérance rectangulaire requiert que deux variables dimensionnelles figurent dans la base de données. 
La tolérance rectangulaire prend les tolérances supérieures de ces deux variables dimensionnelles pour 
créer le premier rectangle du tracé. Les variables doivent correspondre au plan de référence. Par 
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exemple, si l'élément est CIRCLE1. et le plan de référence est XY, les deux variables dimensionnelles 
sont CIRCLE1.X et CIRCLE1.Y. Plus la différence est grande entre les tolérances supérieures des 
variables, plus le tracé apparaît rectangulaire. Si les tolérances supérieures sont égales, le tracé dessine 
des carrés. 

Voir aussi : 

 Affichage diagramme - Tracé cible 
 Tracé individuel cible 
 Tracé groupe cible 
 Tolérance de localisation 
 Tolérance elliptique 

Variable .T 

La variable .T est la variable de localisation requise pour les tracés cibles utilisant la Tolérance de 
localisation. La variable .T doit exister comme enregistrement de variable définissant une tolérance 
supérieure ; cependant, elle ne requiert aucune autre donnée associée. Pour créer une variable .T, 
consultez la sous-rubrique « Ajout de variables », pour la section « Onglet Éditeur de données ». 

Affichage diagramme - Diagramme de Pareto 
La boîte de dialogue Options d'affichage de diagramme Pareto vous permet de définir la méthode de 
tri pour les données du diagramme Pareto variable. 

Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Options de diagramme dans l'onglet 
Diagrammes. Dans le menu Affichage diagramme, sélectionnez Diagramme Pareto. 

 
Boîte de dialogue Options d'affichage de diagramme Pareto 

Par défaut, les diagrammes Pareto sont triés par VARIABLE, mais vous pouvez aussi les trier par champ 
de traçabilité. 

Trier par champ de traçabilité - Cette liste contient trois entrées : 

 VARIABLE - Il s'agit de la méthode de tri par défaut des diagrammes Pareto. Pour chaque 
variable, une barre montre le pourcentage de mesures hors tolérance de la variable par rapport 
au pourcentage total de mesures hors tolérance pour toutes les variables sélectionnées. Au bas 
du diagramme, chaque barre est marquée avec le nom de la variable et le nombre de mesures 
hors tolérance/nombre total de mesures pour cette variable. Voir "Diagramme Pareto variable" 
pour un exemple. 

 Champs de traçabilité - Outre la méthode de tri VARIABLE par défaut, la liste déroulante 
contient tous les champs de traçabilité qui s'appliquent aux données sélectionnées. Choisissez le 
champ de traçabilité à utiliser pour trier le diagramme. Pour chaque valeur de suivi, une barre 
montre le pourcentage des mesures hors tolérance associées à cette valeur de suivi par rapport 
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au pourcentage total de mesures hors tolérance pour toutes les valeurs de suivi sélectionnées. 
Au bas du diagramme, chaque barre est marquée avec la valeur de suivi et le nombre de 
mesures hors tolérance/nombre total de mesures pour cette variable. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

  

  

Affichage diagramme - Diagramme Bar et Whisker 
Vous pouvez sélectionner des configurations pour le diagramme Bar Whisker via l'icône Options de 
diagramme, Affichage diagramme puis Diagramme Bar et Whisker. Une boîte de dialogue Options 
s'ouvre alors. 

 
Boîte de dialogue Options pour le diagramme Bar-Whisker 

Type de sortie diagramme - Contient les options Capacité et Bar Whisker, ce qui vous permet de 
basculer entre les deux diagrammes. 

 Bar Whisker - Type de diagramme Bar et Whisker montrant des déviations prononcées, des 
déviations légères, des non déviations faibles et élevées; des quartiles de 75 et 25 % et une 
moyenne. 
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 Capacité - Type de diagramme Bar-Whisker montrant une moyenne, des valeurs faibles et 
élevées et des limites de 3 sigma positives et négatives. 

Statistiques de rapport - Sélectionnez les valeurs statistiques qui apparaîtront dans le diagramme. Elles 
sont identiques aux noms de colonnes décrits dans la rubrique "Description des noms de colonnes". 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

Voir aussi : 

 Diagramme à barres et boîte à moustaches 
 Description de noms de colonnes 

Affichage diagramme - Diagramme multiple 
Vous pouvez sélectionner des configurations pour le diagramme multiple via l'icône Options de 
diagramme, Affichage diagramme, puis Diagramme multiple. La boîte de dialogue Sélection 
diagramme multiple de sortie s'ouvre. 

 

Cette boîte de dialogue compte quatre listes déroulantes représentant, de haut en bas, les quatre 
diagrammes à afficher dans le diagramme multiple. 

 Diagramme 1 - Diagramme en haut 
 Diagramme 2 - Diagramme au milieu 
 Diagramme 3 - Diagramme au milieu 
 Diagramme 4 - Diagramme en bas 

Les éléments suivants sont disponibles dans chaque liste déroulante : 

 Aucun 
 Test AT&T 
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 Diagramme à barres et boîte à moustaches 
 Histogramme 
 Individuel 
 Sous-groupe 
 Capacité 
 Probabilité cumulative 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

  

Affichage diagramme - Diagramme de taux qualifié 
Utilisez la boîte de dialogue Options de diagramme de taux qualifié pour modifier les options 
d'affichage pour le diagramme Taux qualifié. Après le changement de l'une de ces options, vous devez 
appliquer à nouveau les données de pièce dans l'onglet Diagramme. 

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Options de diagramme dans l'onglet 
Diagrammes. Sous le menu Afficher diagramme, sélectionnez Taux qualifié. 

 
Boîte de dialogue Options de diagramme de taux qualifié 

Pourcentage d'affichage en colonne - Cochez cette case pour que des pourcentages apparaissent 
dans les colonnes au lieu des nombres réels de variables d'éléments. Par défaut, cette case est 
décochée. 

Étiquette X - Cette liste détermine les informations qui apparaissent le long de l'axe X du diagramme. 
L'option par défaut DATETIME montre la date et l'heure. Vous pouvez la changer pour montrer le numéro 
de révision (ProcessNum) ou le numéro de série (SerNum). 
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Hors tolérance - Cette zone vous permet de définir les catégories hors tolérance sous la forme d'une 
liste de nombres séparés par des virgules. Les valeurs sont des distances à partir des limites de 
spécification. Les valeurs par défaut sont 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. Elles correspondent aux groupes de 
tolérance présentés dans le diagramme Taux qualifié.  

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

Affichage du diagramme - Diagramme de taux qualifié 
d'assemblage   
Utilisez la boîte de dialogue Option de diagramme de taux qualifié d'assemblage pour configurer les 
options d'affichage pour le diagramme Taux qualifié d'assemblage. Après le changement de l'une de ces 
options, vous devez appliquer à nouveau les données de pièce dans l'onglet Diagramme. 

Pour ouvrir la boîte de dialogue Option de diagramme de taux qualifié d'assemblage, cliquez sur 
Options de diagramme, placez le curseur sur Afficher diagramme et cliquez sur Diagramme de taux 
qualifié d'assemblage. 

 
Boîte de dialogue Option de diagramme de taux qualifié d'assemblage 

Sélectionner séries de variables - Cette liste détermine les informations qui apparaissent le long de 
l'axe X des colonnes du diagramme.  
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Afficher la boîte de dialogue s'il n'y a pas de configuration pour la pièce en cours - Cochez la case 
pour afficher la boîte de dialogue automatiquement quand le diagramme est créé pour la première fois. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée).  

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 
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Onglet Rapport de texte 
A propos de l'onglet Rapport de texte 

 

DataPage+ prend en charge plusieurs rapports de texte dans différents formats. Grâce à l'onglet Rapport 
de texte, vous pouvez facilement naviguer entre les rapports de texte disponibles. Vous pouvez aussi 

utiliser l'icône Options  pour configurer certains rapports. 

 
Exemple d'onglet Texte montrant un rapport de texte de variable 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 
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 Définition des réglages par défaut (onglet Texte) 
 Rapports de texte 
 Exportation de rapports Excel personnalisés 
 Icônes de la barre d'outils de l'onglet Texte 
 Options de rapport de texte 

Définition des réglages par défaut 
Les fenêtres à onglets Rapport de diagramme, Rapport de texte, Rapport CAO, Rapport 

personnalisé et Rapport contiennent une icône Options . Cliquez dessus et sélectionnez 
Réglage par défaut... pour afficher la boîte de dialogue Réglage par défaut.  

• Si vous arrivez à cette boîte de dialogue depuis l'onglet Rapport de diagramme, Rapport de 
texte, Rapport CAO ou Rapport mixte, vous y voyez les réglages par défaut pour les fenêtres à 
onglets Rapport de diagramme, Rapport de texte et Rapport CAO dans l'écran principal. 

• Si vous êtes arrivé à cette boîte de dialogue depuis l'onglet Rapport personnalisé, elle indique 
les réglages par défaut pour les objets Diagramme, Texte et CAO dans le rapport personnalisé. 

Pour la majorité des diagrammes et des types d'étiquette, les décimales sont contrôlées par l'option 
globale du menu Outils | Options, dans l'onglet Général. L'exception est "Étiquette de colonne de 
déviation multiple" utilisée dans l'onglet CAO. 

Réglage par défaut - Onglet Rapport CAO 
L'onglet CAO dans cette boîte de dialogue définit les diagrammes par défaut que DataPage+ utilisera. 

 
Boîte de dialogue Paramètres par défaut 

Type par défaut pour la variable - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les variables. 

Type par défaut pour l'élément - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les éléments. 

Réglage par défaut et Réglages de contrôle - onglet Rapport de texte et onglet Rapport 
personnalisé 
Les onglets Texte et Rapport personnalisé dans cette boîte de dialogue déterminent le type de rapport 
par défaut que DataPage+ utilisera. 
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Boîte de dialogue Réglage par défaut (onglet Texte) et Réglages de contrôle (onglet Rapport 
personnalisé) 

Type rapport - Détermine le type de rapport de texte à utiliser. Ces types sont décrits dans la rubrique 
"Rapports de texte". 

Options avancées de rapport de texte - Ce bouton apparaît si l'un de ces rapports est sélectionné dans 
la liste Type rapport : Rapport statistiques, Rapport de données, Rapport de couverture, Rapport 
GR&R et Rapport de variable d'exception. Il ouvre la boîte de dialogue d'options correspondante pour 
le type de rapport choisi. Voir "Rapport statistiques", "Rapport de données", "Rapport de couverture", 
"Rapport GR&R" et "Rapport de variable d'exception" pour des détails sur ces options. 

Taille de police - Change la taille de la police pour la partie de données des rapports de texte. Les en-
têtes et les bas de page ne sont pas affectés par ce paramètre. 

Marqueur hors tolérance - Détermine comment afficher les valeurs hors tolérance dans le rapport de 
texte. 

Couleur rouge - Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs hors tolérance en rouge.  

Suivi d'un astérisque - Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs hors tolérance avec un 
astérisque (*) à la fin. 
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Remarque : si vous n'avez pas d'imprimante couleur, choisissez Suivi d'un astérisque. 

Afficher droite de grille - Affiche les droites de la grille de colonnes et de lignes autour des zones de 
texte figurant dans le rapport de texte, comme illustré dans l'exemple suivant : 

 
Exemple de rapport de texte montrant les droites de la grille en pointillés 

Réglage par défaut - Onglet Rapport de diagramme 
L'onglet Diagramme dans cette boîte de dialogue détermine les diagrammes par défaut que DataPage+ 
utilisera. 

 
Boîte de dialogue Paramètres par défaut 

Type par défaut pour la variable - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les variables. 

Type par défaut pour l'élément - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les éléments. 

Boutons de commande 
Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 
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Rapports de texte 
Les rubriques suivantes donnent des modèles et des descriptions des différents rapports de texte pris en 
charge par Datapage+. 

 Rapport de variables 
 Rapport de données 
 Rapport de mesure 
 Rapport PPAP 
 Rapport de tableur 
 Rapports d'exception 
 Rapport de suivi 
 Rapport statistiques 
 Rapport de probabilité 
 Rapport GR&R 
 Rapport Blade 
 Rapport de couverture 
 Rapport RAG 
 Rapport de point de profil 
 Rapport de détails NG 
 Rapport de description 

Rapport de variables 
Le rapport de variables est un tableau de noms de variables qui inclut les limites de spécifications 
supérieures et inférieures et l'alias pour chaque variable. 

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport de variables : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de variables. 

  

Rapport de données 
Vous pouvez utiliser le rapport de données pour importer des données dans une feuille de calculs comme 
Excel, Lotus, D-Base, etc. Vous pouvez créer un rapport de données à partir de plusieurs transactions et 
variables. Ce type de rapport inclut un en-tête, les dates et heures des transactions, le nom de la pièce et 
les noms des variables. 

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport de données : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de données. 

Configuration d'un rapport de données 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Options de rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de données. La boîte de dialogue Options s'ouvre. 

 
Boîte de dialogueOptions de rapport de données 

En-tête colonne - Sélectionnez Nom variable pour afficher les noms des éléments dans les en-têtes de 
colonnes. Sélectionnez Date de transaction pour afficher les dates des transactions dans les en-têtes 
de colonnes.  

Sortie - Sélectionnez Valeurs données pour afficher uniquement les valeurs des données mesurées 
stockées ou sélectionnez Écarts pour afficher uniquement les écarts.  



DataPage+ 2013 French Manual 

246 

Lignes/Colonnes - Cette zone dépend de la sélection de l'en-tête de colonne :  

 Si la sélection est Nom variable, Colonnes se base sur les étiquettes de champs de traçabilité 
et Lignes sur les étiquettes Statistiques.  

 Si la sélection est Date transaction, Colonnes se base sur les étiquettes de champs de 
traçabilité et Lignes sur les étiquettes Zones de suvi.  

Faites glisser les suivis ou les statistiques dans la zone Disposition sortie à inclure dans votre rapport à 
partir de la liste disponible. La coche verte apparaît à gauche du nom pour les suivis et statistiques 
sélectionnés inclus dans la zone Disposition sortie. 

Voir "Champs de traçabilité" pour des détails sur les options de suivi. 

Voir "Description des noms de colonnes" pour des détails sur les options de statistiques. 

Disposition sortie - Cette zone définit la séquence de colonnes et de lignes pour le rapport de texte 
comme décrit ci-dessus. Les colonnes et les lignes peuvent être organisées dans n'importe quel ordre en 
faisant glisser les étiquettes à l'emplacement souhaité.  

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

Rapport de mesure 
Le rapport de mesure affiche les données dans le format de vos rapports du logiciel de mesure. Il 
contient des informations pertinentes sur les transactions sélectionnées. Ces informations incluent : 

 Date et heure de la transaction 
 Nom et description de la pièce 
 Remarques (le cas échéant) 
 Champs de traçabilité importants 
 Axe de chaque élément 
 Valeurs réelles et nominales de chaque élément 
 Tolérances supérieure et inférieure de chaque élément 
 Quantité d'écart de chaque élément 
 Quantité hors tolérance de chaque élément 

Pour les éléments dans la tolérance, une ligne pointillée verte est affichée avec un numéro (n°) qui 
marque la position approximative de la valeur réelle par rapport aux limites de tolérance. Pour les 
éléments hors tolérance, une ligne pointillée rouge avec une flèche rouge indiquant la direction de la 
déviation apparaît.  
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Vue agrandie de lignes pointillées 

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport de mesure 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de mesure. Une liste déroulante de toutes les transactions 

s'affiche. 
 

 
4. Sélectionnez la transaction à utiliser pour le rapport. Datapage+ crée le rapport pour la 

transaction sélectionnée. 

  

Rapport PPAP 
Le processus PPAP (Production Part Approval Process) est une procédure développée par l'Automotive 
Industry Action Group (AIAG) afin de normaliser la révision des pièces de production. Il garantit que tous 
les fournisseurs du secteur automobile comprennent et respectent les exigences du cahier des charges 
et des spécifications de leurs clients. 

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport PPAP : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport PPAP. 

Rapport de tableur 
Les rapports de tableau montrent les valeurs mesurées d'une ou de plusieurs variables et/ou transactions 
dans un format avec la virgule comme séparateur. Ils peuvent être exportés en tant que fichier .csv pour 
être importés dans un module de tableau capable de lire ce type de fichier. 

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport de tableur 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de tableur. 

  

Rapports d'exception 
Le sous-menu Rapports d'exception contient deux options pour afficher toutes les mesures hors 
tolérance et/ou hors contrôle pour la ou les variables sélectionnées. Vous pouvez choisir un rapport hors 
de spéc ou de variables. 

Le rapport montre des données différentes en fonction de ses paramètres de configuration. 

Exemple de rapport 
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Création de rapports d'exception : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapports d'exception. 
4. Choisissez Hors de spéc ou Rapport de variables. 

Configuration de rapports d'exception : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Options de rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport d'exception. La boîte de dialogue Options s'ouvre. 

 

 

Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour configurer le rapport et afficher les variables hors 
tolérance, les variables hors contrôle et les variables hors tolérance et/ou hors contrôle via la liste 
Imprimer si hors de. 

Imprimer si hors de - Cette liste contient trois options : 

 OutTol - Affiche les éléments hors tolérance. 
Les informations suivantes sont affichées dans le rapport : nom de variable, numéro de 
transaction, vérification hors tolérance, déviation de la valeur nominale et champ de 
traçabilité. 

 OutCtl - Affiche les éléments hors contrôle. 
Les informations suivantes sont affichées dans le rapport : nom de variable, numéro de 
transaction, vérification hors contrôle, déviation de la moyenne et champ de traçabilité. 

 Both - Affiche les éléments hors tolérance et hors contrôle. 
Les informations suivantes sont affichées dans le rapport : nom de variable, numéro de 
transaction, vérification hors tolérance, déviation de la valeur nominale et champ de 
traçabilité. 

Ces rapports d'exception peuvent aussi contenir un champ de traçabilité. Utilisez la liste de champs de 
traçabilité pour sélectionner celui à afficher. 

Champ de traçabilité - Cette liste contient tous les champs de traçabilité existants. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 
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Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

  

Rapport de suivi 
Le rapport de suivi énumère les champs de traçabilité et les valeurs de suivi pour une ou plusieurs 
transactions. Le rapport affiche les dates et heures des transactions, ainsi que les champs de traçabilité 
disponibles, utilisés avec cette pièce. 

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport de traçabilité : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de traçabilité. 

Rapport statistiques 
Le rapport statistiques est un tableau de valeurs statistiques pour chaque variable d'élément appliquée 
depuis la barre latérale. Les colonnes du rapport peuvent être personnalisées pour inclure différentes 
valeurs statistiques. 

Exemple de rapport 

 

Création d'un rapport de statistiques 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport statistiques. 

Configuration d'un rapport de statistiques 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Options de rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de statistiques pour ouvrir la boîte de dialogue Rapport de 

statistiques.  
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Boîte de dialogue Options de rapport de statistiques 

Statistiques sélectionnées - La liste de gauche contient les statistiques qui apparaîtront dans votre 
rapport. La liste de droite contient les statistiques disponibles. Cliquez sur la double flèche vers la gauche 

 et double-cliquez sur la double flèche vers la droite  pour déplacer les éléments entre les listes. 
Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez sur les touches MAJ ou CTRL tout en cliquant que des 
éléments. La touche MAJ sert pour une sélection d'éléments à la suite, celle MAJ pour une sélection 
d'éléments séparés. 

Seuil de capacité - Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Capacité, ce qui vous permet de définir le seuil 
de capacité. Pour plus d'informations sur le seuil de capacité, voir "Seuil de capacité".  

En-tête de colonne - Cette zone détermine comment le logiciel affiche les en-têtes de colonnes dans le 
rapport. Sélectionnez Nom variable pour afficher les noms d'éléments dans les en-têtes de colonnes. 
Sélectionnez Valeur statistique pour afficher la valeur statistiques dans les en-têtes de colonnes.   

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 
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Rapport de probabilité 
Le rapport de probabilité est une matrice de valeurs de mesure intégrées dans six modèles de 
distribution : normale, normale de journal, moitié normale, Weibull, Rayleigh et exponentielle. Si vous 
n'êtes pas sûr du type de distribution de vos données, utilisez ce rapport pour tester les données par 
rapport à chacune des six courbes de distribution. Le rapport calcule un résultat compris entre 0 et 100% 
pour indiquer à quel point les données tiennent dans chaque modèle de distribution. 

Exemple de rapport 

 

Création d'un rapport de probabilité 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  
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2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de probabilité. 

   

Rapport GR&R 
Les rapports Gage Repeatability & Reproducibility offrent des analyses des variations de mesure en 
détaillant la répétibilité et la reproductibilité de la variation, en fonction des trois types possibles de test : 
GR&R, Capacité et ANOVA. Grâce à la boîte de dialogue Sélection GR&R, vous pouvez personnaliser 
le rapport GR&R pour basculer entre ces types et inclure des informations comme les données brutes 
employées pour les analyses, les sections de résultats et les calculs. Les options de configuration 
changent en fonction du type de test choisi. 

Exemple de rapport 

 

Création d'un rapport GR&R 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport GR&R. 
4. La boîte de dialogue Sélection GR&R s'ouvre. 
5. Renseignez la boîte de dialogue et cliquez sur OK. 

Options de la boîte de dialogue Sélection GR&R 
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Boîte de dialogue Conditions GR&R 

Type de test - Utilisez cette liste pour sélectionner le type de test à appliquer aux données du rapport. 
Vous avez le choix entre : 

 GR&R - Utilise la méthode "average and range" pour signaler la répétibilité et la reproductibilité. 
 CAPACITE - Signale les statistiques de capacité. 
 ANOVA - Génère un tableau d'analyse des variations. 

Valeur maître - Cette valeur s'applique uniquement aux rapports basés sur le type de test Capacité. Si 
vous avez choisi CAPACITE comme type de test pour le rapport, cette zone permet d'entrer une valeur 
de mesure maître à employer pour les calculs du rapport. Il doit s'agir d'une valeur de mesure exacte et 
connue pour la pièce. 

Sigma de traitement - Cette valeur s'applique uniquement aux rapports basés sur le type de test 
Capacité. Cette zone permet d'entrer la valeur sigma qui servira de base aux calculs du rapport de 
capacité. 

Champ d'opérateur - Utilisez cette liste pour sélectionner le nom d'un champ de traçabilité existant. Les 
valeurs de traçabilité associées seront extraites pour le rapport. 

Champ de pièce - Utilisez cette liste pour sélectionner le nom d'un champ de traçabilité existant. Les 
valeurs de traçabilité associées seront extraites pour le rapport. 

Champ d'essai - Utilisez cette liste pour sélectionner le nom d'un champ de traçabilité existant. Les 
valeurs de traçabilité associées seront extraites pour le rapport. 

Configuration du rapport GR&R 
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Options de rapport GRR 

Calculs basés sur - Cette liste s'applique uniquement aux rapports se servant du 

Type de test GR&R. Cette zone permet de sélectionner la valeur CalcBase employée pour calculer les 
constantes K1, K2 et K3. Vous pouvez sélectionner la norme américaine qui utilise 5,15 (99 % de la zone 
sous la courbe de distribution normale), ou la norme européenne qui utilise 6,0 (99,99 % de distribution). 
Si vous sélectionnez la méthode américaine, la table de variation du rapport montre les valeurs pour PV 
et % de variation totale. La méthode européenne n'affiche pas ces valeurs. Pour les rapports de type de 
test Capacité, les valeurs pour la zone % de variation (Cg) affiche les valeurs selon si vous avez choisi la 
méthode américaine ou européenne. 

Afficher résultat - Cochez cette case pour inclure un résultat dans les rapports utilisant les types de test 
GR&R ou ANOVA. 

Dans les rapports utilisant le type de test GR&R, une colonne de résultat apparaît dans le tableau des 
variations. Le résultat indique les variations signalées comme GOOD, FAIR ou POOR, en fonction des 
critères suivants : 

 GOOD -  

 FAIR -  

 POOR -  

est le pourcentage de la variation totale causé par la variation en matière de répétition et de 
reproduction. 

Dans les rapports utilisant le type de test ANOVA, une ligne de résultat apparaît sous le tableau d'analyse 
des variations. Le résultat donne des valeurs pour a et F, et évalue l'interaction entre les opérateurs et les 
pièces comme important ("significant") ou non ("not significant"). 

Données brutes - Cochez cette case pour inclure une liste de données de mesure brutes.  

Calculs - Cette case à cocher s'applique uniquement aux rapports utilisant le type de test GR&R. 
Cochez-la pour inclure une liste de calculs de répétibilité, de reproductibilité, de répétibilité et 
reproductibilité, de variation de pièce, de variation totale et de tolérance. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 
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Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

Voir aussi : 

 Type de test ANOVA 
 Type de test de capacité 
 Type de test GR&R 

Type de test de capacité 

Ce type de test génère un rapport de variabilité de gabarit en fonction de la valeur maître et de la valeur 
sigma entrées dans la boîte de dialogue Sélection GR&R. Le rapport inclut la valeur maître, la moyenne 
de gabarit et les valeurs sigma du gabarit, ainsi qu'un tableau de capacité montrant les valeurs pour ce 
qui suit : 

Cg : l'indice de jauge potentiel (Cg), qui sert à savoir si la jauge mesure exactement les pièces. Cg 
mesure combien de courbes sigma peuvent tenir entre des limites de spécification données. Vous 
définissez la valeur pour sigma dans la boîte de dialogue Sélection GR&R. 

Cg est calculé en divisant la valeur sigma de la jauge par la valeur sigma du processus : 

         

Si vous n'avez pas entré de valeur sigma pour le processus, Cg est calculé en divisant six fois la valeur 
sigma de la jauge par 0,15 fois la tolérance totale pour les variables sélectionnées : 

         

où  = Tolérance totale 

Cgu : indice de jauge de spécification supérieur, utilisé pour calculer Cgk. Cgu est calculé comme suit : 

        

Cgl : indice de jauge de spécification inférieur. Cgl est calculé comme suit : 
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Cgk : indice de jauge réel. Cgk mesure combien de demi-courbes sigma peuvent tenir entre le centre et 
la limite de spécification la plus proche. Vous définissez la valeur pour sigma dans la boîte de dialogue 
Sélection GR&R. 

% Variation (Cg) : cette zone montre différentes valeurs, selon si les options de configuration sont 
définies pour utiliser la valeur américaine ou européenne pour sigma. Il s'agit du pourcentage total de 
variation de la jauge basé sur Cg et calculé comme suit : 

         

La valeur maximale acceptable est 15%. 

% Variation (Cgk) : pourcentage total de variation de la jauge basé sur Cgk et calculé comme suit : 

         

La valeur maximale acceptable est 15%. 

Type de test ANOVA 

Le type de test ANOVA (Analysis of Variance) pour le rapport GR&R génère un tableau d'analyse des 
variations qui détaille la variation en quatre catégories : pièces, opérateurs, interaction entre les pièces et 
les opérateurs et erreurs causées par la jauge. 

Ce type de test génère un rapport avec le contenu suivant : 

Tableau d'analyse des variations 
Le tableau d'analyse des variations pour ce type de test répertorie toutes les valeurs suivantes pour 
l'opérateur, les pièces, les opérateurs X les pièces (interaction des opérateurs et des pièces) et la jauge 
(erreur) : 

SOURCE : cette colonne montre les causes des variations. Les estimations pour chaque cause sont 
calculées comme suit : 

Jauge : Mse 

Interaction (Opér x Pièces) : 

      

Opérateur : 
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Pièce : 

DF : cette colonne répertorie les degrés de liberté associés à la source. 

SS : cette colonne est celle de la somme des carrés, et montre la déviation autour de la moyenne 
de la source. 

MS : cette colonne est celle du carré moyen, à savoir la somme des carrés divisée par le degré de 
liberté. 

F : les valeurs dans cette colonne sont uniquement calculées pour l'interaction. Le ratio F est 
calculé comme carré moyen d'interaction divisé par la jauge de carré moyen (erreur). 

Totals : totaux pour chaque valeur ci-dessus. 

Résultat 
Jugement : cette colonne apparaît sous le tableau d'analyse de variation si vous avez défini les 
options de configuration du rapport à Afficher jugement. Les valeurs pour a et F s'affichent, ainsi 
qu'un classement de la variation d'interaction du processu : EST important ou N'EST PAS 
important. Une interaction importante est déterminée en calculant les statistiques F pour 
l'interaction de la pièce et de l'opérateur et en comparant la statistique F à un point de pourcentage 
supérieur d'une distribution F avec une certaine liberté pour le numérateur et le dénominateur 
withdans le "tableau de valeurs d*2". Si l'interaction est importante, le modèle non additif est utilisé 
pour calculer les composants de variation et les limites de confiance. Si l'interaction n'est pas 
importante, le modèle additif est utilisé. Voir les calculs des composants de variation et des limites 
de confiance utilisés dans les modèles additif et non additif. 

Tableau des variations 
Tous les rapports utilisant le type de test ANOVA incluent aussi un tableau répertoriant les valeurs 
suivantes : 

Variance : cette colonne répertorie la variation de façon répétée, des opérateurs, de l'interaction 
entre opérateurs et pièces, de façon répétée et reproduisible, et des pièces. 

Std. Dev.  : cette colonne répertorie la déviation standard de façon répétée, des opérateurs, de 
l'interaction entre opérateurs et pièces, de façon répétée et reproduisible, et des pièces. 

. 90 Lower : cette colonne répertorie les limites de confiance inférieures de façon répétée, des 
opérateurs, de l'interaction entre opérateurs et pièces, de façon répétée et reproduisible, et des 
pièces. 

. 90 Upper : cette colonne répertorie les limites de confiance supérieures de façon répétée, des 
opérateurs, de l'interaction entre opérateurs et pièces, de façon répétée et reproduisible, et des 
pièces. 

Variation : cette colonne répertorie la variation totale pour chaque composant. 
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% of Total : cette colonne répertorie le pourcentage de la variation totale pour chaque composant, 
calculé en divisant la variation de processus totale par celle de chaque composant et en multipliant 
par 100. 

% of Contrib : cette colonne répertorie le pourcentage de la variation totale attribuable à chaque 
composant, calculé en divisant la variation de processus totale par celle de chaque composant, en 
faisant le carré du résultat et en multipliant par 100. 

Type de test GR&R 

Ce type de test génère un rapport GR&R à l'aide de la méthode "average and range". Le rapport GR&R 
détaille la variation en terme de répétibilité et de reproductibilité, ou bien de statistiques de capacité de 
jauge. L'analyse évalue la variation et le pourcentage de variation pour le système de mesure total, ainsi 
que la variation de répétibilité, de reproductibilité et pièce à pièce. 

Ce type de test génère un rapport avec les sections suivantes : 

SUMMARY 
Chaque rapport GR&R contient une section SUMMARY avec : 

RBAR (valeur de traçabilité de l'opérateur) : moyennes de la plage pour chaque opérateur 

RBARBAR : moyenne de la plage pour tous les opérateurs 

UCLR : plage de limite de contrôle supérieure 

Un résultat indiquant si des sous-groupes de plage sont sous contrôle 

XBAR (valeur de traçabilité de l'opérateur) : moyennes individuelles pour chaque opérateur 

DIFFXBAR : différence entre les moyennes individuelles 

Tableau des variations 
Le tableau des variations pour ce type de test indique la variation, le % de la variation totale et le % de 
tolérance pour chacune des valeurs suivantes : 

EV : variation de répétition ou d'équipement, calculée en multipliant la plage moyenne par la constante 
K1. Voir le tableau D3 dans le document Quality Control and Industrial Statistics by Acheson J. Duncan, 
cinquième édition, pour les calculs utilisés pour déterminer la valeur de K1. 

 

 

où  = 5,15 ou 6.0 (selon si vous avez défini vos options de configuration pour utiliser le 
standard américain ou européen, respectivement ; le premier est celui par défaut.) 
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= nombre de tentatives et  = pièces x opérateurs (le nombre de pièces multiplié par le nombre 
d'opérateurs) 

AV : variation de reproduction ou d'estimation, calculée en multipliant la différence d'opérateur moyenne 
maximum par la constante K2. Voir le tableau D3 dans le document Quality Control and Industrial 
Statistics by Acheson J. Duncan, cinquième édition, pour les calculs utilisés pour déterminer la valeur de 
K2. 

où  correspond au "nombre de points" et  au "nombre 
de tentatives" 

 

où  = nombre d'opérateurs et  = 1 

RR : variation du système de mesure pour la répétibilité et la reproductibilité, calculée en ajoutant la 
somme du carré de la variation d'équipement et du carré de la variation d'estimation, et en prenant la 
racine carrée. 

 

PV : variation pièce à pièce, calculée en multipliant la plage de moyennes des pièces par la 
constante K3. Voir le tableau D3 dans le document Quality Control and Industrial Statistics by Acheson J. 
Duncan, cinquième édition, pour les calculs utilisés pour déterminer la valeur de K3. 

 

où  est la plage des mesures de pièces moyennes. 

où  = nombre de pièces et  = 1 

Résultat 
Résultat : cette colonne apparaît dans le tableau d'analyse des variations si vous avez choisi Afficher 
résultat pour les options de configuration du rapport. Une estimation de la variation du processus apparaît 
en tant que GOOD, FAIR ou POOR. 

 CORRECT -  



DataPage+ 2013 French Manual 

268 

 NORMAL -  

 POOR -  

est le pourcentage de la variation totale causé par la variation en matière de répétitionet de 
reproduction. 

Calculs 
Si vous définissez les options de configuration pour le rapport à Afficher calculs, les valeurs pour EV, AV, 
RR, PV, TV et les tolérances apparaissent dans le rapport. 

TV : variation totale, calculée en faisant la somme du carré de la variation de répétibilité et de 
reproductibilité (R&R) et la variation pièce à pièce (PV), puis en prenant la racine carrée. 

         

Tolérances : tolérances supérieures et inférieures. 

Voir les informations décrites plus haut dans cette rubrique pour des explications pour EV, AV, RR et PV. 

Exigences de données 
Les rapports utilisant le type de test GR&R ont les exigences de données suivantes. Des valeurs de 
traçabilité adéquates existent dans les données sélectionnées pour ces champs de traçabilité. 

opérateurs  

pièces  

pièces  

Remarque : si opérateurs = 2, pièces = 5 et tentatives = 1, la forme courte du test GR&R est utilisée. 

Rapport Blade 
Le rapport de lame montre les données de mesure de lame dans un format similaire au rapport de 
mesure. Les données de lame peuvent être importées dans la base de données à l'aide de l'assistant 
d'importation, afin d'importer un fichier BSF comme expliqué dans la rubrique "Importation d'un fichier 
Blade BSF". 

Il contient des informations pertinentes sur les transactions sélectionnées. Ces informations incluent : 

 Date et heure de la transaction 
 Nom et description de la pièce 
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 Remarques (le cas échéant) 
 Champs de traçabilité importants 
 Axe de chaque élément 
 Valeurs réelles et nominales de chaque élément 
 Tolérances supérieure et inférieure de chaque élément 
 Quantité d'écart de chaque élément 
 Quantité hors tolérance de chaque élément 

Pour les éléments dans la tolérance, une ligne pointillée verte apparaît avec un signe dièse (#) indiquant 
la position approximative de la valeur réelle par rapport aux limites de tolérance. Pour les éléments hors 
tolérance, une ligne pointillée rouge apparaît avec une ligne rouge indiquant la direction de l'écart.  

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport Blade : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport Blade. Une liste déroulante de toutes les transactions apparaît. 

 

 
4. Sélectionnez la transaction à utiliser pour le rapport. Datapage+ crée le rapport pour la 

transaction sélectionnée. 

Rapport de couverture 
Le rapport de couverture est un rapport tabulaire composé de lignes et de colonnes avec des 
informations codées en couleur sur les dix dernières transactions. 

Exemple de rapport 
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Description du rapport 
Chaque ligne correspond à une variable d'élément. 

Dans la description des colonnes ci-dessous, 1 désigne la première colonne en partant de la gauche, 2 la 
deuxième en partant de la gauche, et ainsi de suite. Ces descriptions supposent aussi que le rapport 
contient au moins 10 transactions : 

1. Rouge - Cette colonne montre le nombre de variables hors tolérance. Elle indique 
combien de cellules sont en rouge pour la ligne. 

2. Jaune - Cette colonne montre le nombre de variables d'éléments entre 75 et 100 % de 
tolérance. 

3. NO - Cette colonne montre le numéro de la pièce. Elle est vide pour que vous puissiez 
entrer ce numéro. 

4. NO. In FMK - Cette colonne est vide pour que vous puissiez entrer ce numéro. 
5. Dimension - Il s'agit du nom de la dimension. Il doit reposer sur deux éléments de 

référence. Par exemple, une dimension Distance dans la distance entre deux éléments. 
6. Reference - Vide pour que vous puissiez entrer les deux éléments de référence pour la 

zone Dimension. 
7. Axis - Affiche le nom de la variable (X, Y ou Z). 
8. Tol. (FMK) - Affiche la tolérance. 
9. Page No. - Vide pour que vous puissiez entrer le numéro de page. 
10. Description - Cette colonne vous permet d'entrer la description. 
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11-20. 11-20. Ces colonnes de couleur représentent chaque transaction (limitées aux 10 
dernières). Le rouge indique une valeur hors tolérance. Le jaune indique une valeur comprise 
entre 75 et 100 % de la tolérance autorisée. Le vert indique une valeur comprise entre 0 et 75 % 
de la tolérance autorisée. 

21. Max - Montre la valeur autorisée maximum pour cette ligne. 
22. Min - Montre la valeur autorisée minimum pour cette ligne. 
23. Mean - Montre la valeur moyenne. 
24. 6 Sigma - Affiche 6 sigma. 
25. Average Trend - Montre la valeur moyenne pour toutes les transactions dans le rapport. 

Création d'un rapport de couverture 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de couverture. 

Configuration d'un rapport de couverture 

  

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Options.  
3. Sélectionnez Rapport de couverture pour ouvrir la boîte de dialogue Options du 

rapport de couverture.  

 
Boîte de dialogue Options du rapport de couverture 

Trier par champ de traçabilité - Sélectionnez le champ de traçabilité dans la liste pour trier 
les données dans le rapport selon le type de champ de traçabilité sélectionné. Par exemple, 
si vous sélectionnez DATETIME, le rapport trie les entrées en fonction de la date et de 
l'heure, comme illustré ci-dessous : 
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Rapport RAG 
Le rapport RAG est une variation sur le rapport de couverture. 

Exemple de rapport 

 

  

Description du rapport 
Ce rapport est presqu'identique au rapport de couverture, à l'exception des transactions qui sont 
affichées comme lignes au lieu de colonnes. Voir la rubrique « Rapport de couverture », pour plus 
d'informations. 

 Chaque ligne contient un transaction. 
 UWL signifie Upper Warning Limit (Limite Supérieure d'Avertissement). 
 LWL signifie Lower Warning Limit (Limite Inférieure d'Avertissement). 

Création d'un rapport RAG : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  



Onglet Rapport de texte 

275 

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport RAG. 

Rapport de point de profil 
Ce type de rapport exige la sélection de Dimension dans la barre latérale. Si un autre type de liste 
s'affiche dans la barre latérale, ce rapport est grisé. Accédez à la liste Dimension dans la barre latérale 
et appliquez une dimension appropriée à la fenêtre à onglets pour activer ce rapport. 

Le point de profil affiche toutes les informations de points de profil dans un rapport de texte, en affichant 
le numéro de palpage, la tolérance positive et négative et la déviation. Vous pouvez utiliser l'onglet Texte 
dans la boîte de dialogue Réglage par défaut pour changer les options d'affichage pour ce type de 
rapport. 

Exemple de rapport 

 
Rapport de point de profil 

Création d'un rapport de point de profil : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de point de profil. 

Rapport de détails NG  
Le rapport de détails NG (Not Good) montre un en-tête de colonne Not Good Count. Il répertorie les 
variables hors tolérance et le pourcentage du nombre de fois qu'une variable d'élément est hors tolérance 
par rapport au nombre total de transactions pour les variables d'élément et de dimension appliquées au 
rapport. Il montre aussi une colonne TOP10 avec les dix premières dimensions hors tolérance. 

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport de détails NG : 

1. Ouvrez l'onglet Rapport de texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez le rapport de détails NG.  
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Rapport de description 
Le rapport de description montre une description textuelle courte pour les variables d'éléments ou de 
dimension appliquées au rapport. Vous pouvez définir la description pour chaque variable à l'aide de la 
boîte de dialogue Variables dans l'onglet Éditeur de données. Voir "Modification des variables 
d'éléments". Seules les variables avec des descriptions sont répertoriées dans le rapport. 

Exemple de rapport 
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Création d'un rapport de point de profil : 

1. Ouvrez l'onglet Texte.  

2. Cliquez sur l'icône Rapport de texte.  
3. Sélectionnez Rapport de description. 
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Exportation de rapports Excel personnalisés 
Vous pouvez exporter des données de texte vers un modèle Excel existant ou une feuille Excel vide en 

cliquant sur l'icône Sortie vers EXCEL  et sélectionner Rapport personnalisé. La boîte de 
dialogue Rapport Excel personnalisé s'ouvre. 

 
Boîte de dialogue Rapport personnalisé Excel 

Cette boîte de dialogue définit les données à envoyer vers la feuille Excel et les cellules devant accepter 
ces données. 

Modèle - Définit le modèle Excel à utiliser. Il peut s'agir d'un fichier de modèle autorisé (.xlt) ou d'un autre 
fichier .xls employé comme modèle. La feuille Excel de sortie est générée à partir de ce fichier. 

Sortie - Définir le nom et l'emplacement du fichier Excel auquel DataPage+ envoie les données. 

Feuille n° : - définit le numéro de la feuille Excel à laquelle DataPage+ envoie les données. 

Paramètres - Cette liste déroulante contient toutes les zones de données disponibles à exporter. Ces 
zones sont identiques aux en-têtes de colonnes décrits en mode détaillé de l'onglet Moniteur d'élément. 

Suivi : - sélectionnez la date de transaction souhaitée et le champ de traçabilité dans la liste pour 
exporter les données du nom de l'opérateur. Imaginez par exemple que vous sélectionnez la date de 
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transaction 1993/07/18 et le champ de traçabilité Opérateur pour les lignes 1-10 et la colonne A ; le nom 
d'opérateur MJM est alors exporté à l'emplacement indiqué. 

- Cette flèche crée une chaîne de texte dans une grande zone d'édition que l'exportateur Excel peut 
utiliser pour déterminer la sortie des données et quelles données envoyer. 

Par exemple, imaginez que vous avez cette chaîne : 

Row: 3 - 61; Column:A; FeatVarName 

DataPage+ commence à la cellule de la ligne 3, colonne A, et place le nom de la première variable 
d'élément. La ligne 4 dans la colonne A contient alors le nom de la deuxième variable d'élément et ainsi 
de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variables ou que la ligne 62 soit atteinte. 

Ligne - Les zones De et À dans cette zone vous permettent de définir une plage de lignes auxquelles 
envoyer les données. 

Colonne - Les zones De et À dans cette zone vous définissent une plage de colonnes auxquelles 
envoyer les données. 

Les parties Ligne et Colonne de la boîte de dialogue définissent ensemble des cellules spécifiques 
auxquelles envoyer des données. 

Grande zone d'édition - La grande zone d'édition contient toutes les chaînes que l'exportateur utilise pour 
envoyer des données au fichier de sortie. Vous pouvez éditer manuellement des chaînes, les couper et 
les coller, ou encore les saisir. 

Lecture seule - Cette case à cocher fait que le rapport final est marqué avec l'indicateur de protection de 
lecture seule. Le fichier ne peut pas être supprimé ou édité tant que l'indicateur de protection de lecture 
seule n'est pas retiré pour le fichier. Pour ce faire, cliquez sur le fichier avec le bouton droit dans 
Windows Explorer, sélectionnez Propriétés et décochez la case Lecture seule. 

Enregistrer - Enregistre vos paramètres actuels d'exportation en tant que fichier texte. Vous pouvez 
ensuite les charger. 

Charger - Charge vos paramètres d'exportation enregistrés. 

OK - Réalise l'exportation en envoyant les données au fichier de sortie .xls défini, puis ferme la boîte de 
dialogue. 

Annuler - Ferme la boîte de dialogue. 

Icônes de barre d'outils onglet Texte 

 

1. Changer tolérance 
2. Rapport de texte 
3. Options (onglet texte) 
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4. Sortie 
5. Imprimer le rapport 
6. Enregistrer rapport 
7. Rafraîchir 
8. Sélection de modèle 
9. Définir modèle actuel par défaut 
10. Mode général 
11. Mode livre 
12. Mode mosaïque 
13. Modifier 
14. Panoramique et zoom 
15. Page entière 
16. Page X de Y 
17. Page préc 
18. Page suiv 

Changer tolérance 

 

L'icône Changer tolérance est disponible dans les onglets Texte, Diagramme, CAO, Rapport 
personnalisé et Rapport. Elle montre la liste des tolérances disponibles définies pour la ou les variables 
d'élément sélectionnées. Si vous cliquez dessus, le logiciel utilise des valeurs de tolérance associées à 
l'entrée choisie dans la liste au lieu des valeurs par défaut. 

Cette liste contient les options permanentes Par défaut et Temp.  

 
Icône Changer tolérance avec deux tolérances personnalisées 

Remarque : vous devez appliquer des données pour une ou plusieurs variables d'éléments pour 
lesquelles la tolérance personnalisée a été définie ; sinon, la sélection de l'option de tolérance est sans 
incidence. 

Si aucun autre réglage de tolérance n'est défini, vous voyez uniquement les options Par défaut et Temp. 

Utilisation de la tolérance temporaire (Temp) 
L'option Temp permet de définir une tolérance temporaire à la volée et appliquée à toutes les variables 
quelle que soit la pièce à laquelle elle appartient. La sélection de cette option ouvre la boîte de dialogue 
Affectation tolérance temporaire. 
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La boîte de dialogue n'inclut à l'origine aucune valeur de tolérance définie et les cases sont décochées. 
Définissez les valeurs de tolérance que vous voulez utiliser ; cochez ensuite la case à côté de chaque 
tolérance à utiliser et cliquez sur Appliquer. 

Pour que les tolérances soient appliquées, la case doit être cochée ; sinon, la tolérance par défaut est 
employée. 

Par exemple, si vous définissez la tolérance supérieure à 1 mais décochez la case associée, cette 
tolérance n'est pas utilisée. Le logiciel utilise à la place la tolérance supérieure par défaut pour ces 
variables d'éléments. 

Définition des tolérances de variables 
Ces tolérances sont définies en cliquant avec le bouton droit sur la ou les variables dans l'onglet Éditeur 
de données et en choisissant Modifier variables. Voir "Modification de variables d'éléments" à la 
section "Onglet Éditeur de données" pour plus d'informations. 

Icône rapport de texte 

 

L'icône Rapport de texte affiche un menu déroulant de tous les rapports de texte disponibles, ce qui 
vous permet de sélectionner un rapport et de le charger dans l'onglet Texte.  
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Icône Options (onglet texte) 

 

L'icône Options pour l'onglet Texte affiche les éléments de menu suivants vous permettant de modifier 
les rapports affichés dans l'onglet Texte : 

 Réglage par défaut... - Détermine le rapport de texte par défaut à utiliser pour cet onglet. Pour 
plus d'informations sur le réglage par défaut, voir "Définition des réglages par défaut". 

 Rapport statistiques... - Cette option de menu configure le rapport de statistiques. Pour plus 
d'informations sur le rapport de statistiques, voir "Rapport de statistiques".  

 Rapport de données... - Cette option de menu configure le rapport de données. Pour plus 
d'informations sur le rapport de données, voir "Rapport de données".  

 Rapport de couverture... - Cette option de menu configure le rapport de couverture. Pour plus 
d'informations sur le rapport de couverture, voir "Rapport de couverture".  

 Rapport GRR... - Cette option de menu configure le rapport GR&R. Pour plus d'informations sur 
le rapport GRR, voir "Rapport GR&R".  

 Rapport variable d'exception...- Cette option de menu configure le rapport d'exception. Pour 
plus d'informations sur le rapport de variable d'exception, voir "Rapport d'exception".  

 Appliquer l'image à toutes les pages - Si l'option est sélectionnée, vous pouvez changer une 
image dans une seule page de rapport ; toutes les autres images identiques à celle-ci sur les 
autres pages sont aussi mises à jour. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez modifier 
directement le modèle sous-jacent et y modifier l'image. 

Sortie 
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L'icône Sortie contient une seule option de menu : 

Rapport personnalisé - Vous permet d'exporter le contenu du rapport dans un format de rapport 
personnalisé que Microsoft Excel peut lire. Voir la rubrique « Exportation de rapports Excel 
personnalisés », pour des informations spécifiques. 

Remarque : Dans Datapage+ version 2011 et ultérieures, les rapports Excel spécifiques (Données, 
Variable, PPAP, ISIR, XBarR, Feuille de calculs) sont maintenant accessibles via l'icône de la barre 

d'outils À Excel  de la barre latérale. Voir la rubrique « Barre latérale », pour plus d'informations. 

  

Icône Imprimer le rapport 

 

Ouvre une boîte de dialogue Imprimer standard, ce qui vous permet d'envoyer le contenu actuel de 
l'onglet vers une imprimante installée. 

Icône Enregistrer rapport 

 

La boîte de dialogue Enregistrer rapport s'ouvre pour l'onglet en cours. 

 

Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer le contenu de l'onglet dans l'un des deux formats 
suivants : 

 Rapport WebReporter - Ce type de rapport est un « macro rapport ». Cela signifie que si vous 
sélectionnez les 10 dernières transactions, à sa prochaine ouverture, la base de données sera 
interrogée pour les 10 dernières transactions et le rapport sera donc mis à jour avec les données 
les plus récentes si des changements ont eu lieu dans la base de données. Ceci se produit pour 
tous les éléments pertinents que vous pouvez sélectionner, comme la série de variables, les 
requêtes, etc. 
 
Sélectionnez cette option et cliquez sur OK pour ouvrir une boîte de dialogue Rapport. Les 
boutons Appliquer et Ajouter ne sont pas accessibles dans la boîte de dialogue.  
La boîte de dialogue Rapport s'ouvre aussi si vous éditez un rapport WebReporter. Les boutons 
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Appliquer et Ajouter sont disponibles dans la boîte de dialogue.  
 

 
 
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue dont la taille est modifiable pour définir votre rapport 
enregistré. Vous pouvez définir le nom du rapport, le type de diagramme à afficher, les séries de 
variables et les requêtes afin de limiter le rapport. Ces éléments peuvent être appliqués à une ou 
plusieurs sections de votre rapport. Quand vous cliquez sur OK, DataPage+ stocke le rapport 
dans la base de données, sous l'en-tête Rapports, dans la barre latérale. Vous pouvez ensuite 
charger ce rapport (ou une version personnalisée) quand bon vous semble dans l'onglet 
Rapport. Voir « Onglet Rapport ». 

Nom du rapport - Définit le nom du rapport. Quand vous enregistrez le rapport, ce nom 
apparaît dans la barre latérale. Quand vous cliquez sur OK, ce nom n'est plus modifiable. 

Onglets de section - Les onglets Section1, Section2, Section3, etc. apparaissent si vous 
avez plusieurs types de contenu de rapport. Ces onglets vous permettent d'appliquer les 
modifications apportées à cette boîte de dialogue à cette section spécifique. Si vous avez 
plusieurs sections, un bouton Appliquer tout apparaît. Il vous permet d'appliquer les 
modifications apportées à une section à toutes les autres sections ; si vous cliquez sur OK 
les modifications ne sont appliquées qu'à la section sélectionnée. 

Garder la modification de l'utilisateur, la position d'étiquette, la série de vues CAO, 
les options de diagramme, etc. - Cette case est cochée par défaut. Datapage+ utilise 
alors les modifications initiales apportées au rapport par son créateur quand il affiche ce 
rapport. Si elle est décochée, vous pouvez choisir le type de diagramme à utiliser dans la 
liste déroulante Type ou les éléments pour lesquels générer un rapport dans la liste 
Éléments. 
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Type - En fonction du contenu du rapport (onglet Section1, Section2 ou Section3), 
détermine le type de rapport graphique ou textuel à utiliser. 

Éléments - Cette liste, sauf si elle est limitée par une série de variables ou un contenu de 
rapport initial, , montre toutes les variables d'élément disponibles pour la pièce. Si elle est 
filtrée, vous pouvez aussi décocher la case Garder la modification de l'utilisateur, la 
position d'étiquette, la série de vues CAO, les options de diagramme, etc. expliquée ci-
dessus et supprimer les séries de variables afin d'accéder à tous les éléments. Vous 
pouvez ensuite sélectionner les éléments souhaités. 

La liste déroulante sous la liste Éléments applique des séries de variables prédéfinies à la 
liste Éléments pour filtrer les variables d'éléments affichées. 

Transactions - La liste de transactions dans cette zone, comme la liste Éléments, peut 
être limitée par une requête pour par les transactions initiales sélectionnées par le créateur 
du rapport. Par défaut, la liste de transactions n'est pas disponible pour sélection. Elle 
contient ces boutons d'option : 

Sélectionner dernier - Ce bouton d'option active la zone à côté de lui quand vous 
cliquez dessus. La zone définit le dernier nombre de transactions à sélectionner. Si 
vous entrez 15, les quinze dernières transactions sont automatiquement 
sélectionnées dans la liste de transactions. 

Sélectionner tout - Ce bouton d'option fait que le logiciel sélectionne toutes les 
transactions disponibles pour la pièce. 

Spécifier les transactions - Ce bouton d'option active la liste de transactions pour 
que vous puissiez choisir des transactions ou utiliser la liste de requêtes afin d'utiliser 
un sous-ensemble de transactions avec le rapport. 

La liste déroulante sous la liste Transactions applique des requêtes prédéfinies à la liste 
de transactions afin de filtrer les transactions affichées. 

Série de vues Cao - Cette zone utilise tous les objets CAO dans le rapport, afin que vous 
puissiez choisir leur orientation, etc. 

Série de vues définie par l'utilisateur - Cette case à cocher détermine si les objets 
CAO dans le rapport auront une orientation personnalisée dans cette boîte de 
dialogue. Par défaut, cette case est décochée pour que les objets CAO utilisent 
l'orientation définie à l'origine par le créateur du rapport. Si vous cochez cette case, 
la boîte de dialogue Rapport se développe pour inclure d'autres informations et la 
liste déroulante Afficher orientation est activée pour sélection. 

Afficher orientation - Cette liste déroulante est masquée tant que vous ne 
sélectionnez pas Série de vues définie par l'utilisateur. Après cela, vous pouvez 
choisir l'orientation dans cette liste. Les objets CAO sont alors orientés de façon à ce 
que l'axe sélectionné pointe en dehors de l'écran. 

Échelle - Cette zone devient uniquement disponible si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Elle 
indique le facteur d'échelle des objets CAO. La valeur 1 signifie 100%. La valeur 0,1 
signifie 10% et 0,01 1%. Si vous entrez 0,5, tous les objets CAO dans le rapport font 
l'objet d'un zoom arrière jusqu'à 50% de leur taille d'origine. 
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Translation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. 
Vous pouvez alors repositionner l'objet CAO dans le rapport en changeant les 
valeurs X et Y. 

Rotation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie par 
l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Vous 
pouvez alors faire pivoter l'objet CAO dans le rapport selon l'angle défini. Entrez 1 
dans les zones X, Y ou Z pour définir l'axe autour duquel se produit la rotation. Par 
exemple, si X=0, Y=0 et Z=1 avec un angle de 45, la pièce pivote depuis son 
orientation d'origine de 45 degrés autour de l'axe Z. 

Appliquer - Applique les éléments et les transactions sélectionnés, remplaçant les pages 
existantes dans le rapport.  

Ajouter - Ajoute les éléments et les transactions sélectionnés, ajoutant le contenu 
sélectionné comme pages supplémentaires à la fin du rapport.  

 Rapport ReportViewer - Ce type de rapport est stocké sur votre ordinateur ou tout autre support 
de votre choix. Quand vous sélectionnez ce type de rapport, le bouton Parcourir et une zone 
affichant le chemin d'accès au fichier deviennent disponibles pour édition. Vous pouvez vous en 
servir pour définir à quel endroit le rapport est enregistré. La case à cocher Enregistrer modèle 
CAO enregistre aussi le modèle CAO actuel. Elle est uniquement disponible si vous enregistrez 
ce rapport dans l'onglet CAO. Le rapport généré à l'aide de ReportViewer est statique. Vous 
pouvez ouvrir et afficher ce rapport avec l'application Report Viewer. Elle permet de faire pivoter 
la CAO, de déplacer les étiquettes autour, de faire un zoom avant ou arrière, mais vous ne 
pouvez pas modifier le contenu. 

Ce type de rapport est uniquement disponible dans WebReporter, la version en ligne de 
Datapage+. Il n'est pas disponible dans la version bureau. 

Icône Rafraîchir / Rafraîchir toutes les pièces 

 

L'icône Rafraîchir toutes les pièces, qui se trouve dans la barre latérale Pièces (ou l'icône Rafraîchir 
sur les autres onglets), rafraîchit immédiatement les données dans Datapage+ avec les dernières 
informations de la base de données. Elle est utile pour extraire de nouvelles données envoyées à la base 
de données pendant la session Datapage+ en cours. 

Icône de sélection de modèle 

 

Datapage+ fournit des modèles standard vous permettant de changer facilement l'affichage du contenu 
des onglets pris en charge. L'icône Sélection de modèle vous permet d'utiliser un nouveau modèle pour 
l'onglet en cours. Quand vous cliquez dessus, une boîte de dialogue Ouvrir apparaît avec des modèles 
que vous pouvez utilisez avec cet onglet. 
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Modèles d'échantillons ChartRpt, utilisables dans l'onglet Diagramme 

Les onglets suivants utilisent des modèles. La liste des modèles standard disponibles est la suivante : 

 Onglet diagramme - DefaultTemplate1.ChrtRpt, DefaultTemplate2.ChrtRpt, 
SummaryReport.ChrtRpt 

 Onglet texte - DefaultTemplate1.TxtRpt 
 Onglet CAO - DefaultTemplate1.CadRpt, DefaultTemplate3.CadRpt, DefaultTemplate5.CadRpt, 

DefaultTemplate6.CadRpt 

La barre d'état affiche le modèle actuellement chargé. 

Vous pouvez aussi l'utiliser pour le charger dans toutes les modifications enregistrées de l'onglet CAO. 

Voir aussi : enregistrer l'icône Mode de rapport 

  

Icône Définir modèle actuel par défaut 

 

Une fois le nouveau modèle d'étiquette chargé pour une fenêtre à onglets, vous pouvez cliquer sur l'icône 
Définir modèle d'étiquette actuel par défaut afin de définir ce modèle comme nouveau modèle par 
défaut pour les étiquettes dans cet onglet. Chaque fois que vous ouvrez par la suite cette fenêtre à 
onglets, le nouveau modèle d'étiquette par défaut est utilisé pour afficher le contenu de cet onglet. La 
barre de statut montre également le modèle actuellement chargé. 

Voir aussi : Sélection de modèle 
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Icône Mode général 

 

L'icône Mode général est la vue par défaut des options dans la fenêtre à onglets en cours. 

 Pour l'onglet Diagramme, elle affiche quatre diagrammes dans une vue paysage.  

 

 Pour l'onglet Texte, elle affiche une seule page de texte dans la vue principale. La page de texte 
peut se développer ou se réduire pour tenir dans la vue principale.  
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 Pour l'onglet CAO, elle affiche une image du modèle CAO dans une vue paysage.  

 

Pour naviguer dans les pages en mode général, vous pouvez cliquer sur les icônes Page préc., Page 
suiv. et Page X de Y. Vous pouvez aussi utiliser la molette de votre souris : 
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 Faites rouler la molette en l'éloignant de vous pour reculer d'une page. 
 Faites rouler la molette vers vous pour avancer d'une page. 

  

Icône Mode livre 

 

L'icône Mode livre affiche deux pages à la fois pour montrer les éléments dans la fenêtre à onglets en 
cours. Ce mode agit comme un livre, avec une page de gauche et une page de droite, les pages se 
tournent de façon animée en double-cliquant dessus, et vous pouvez aller en avant ou arrière selon 
l'endroit où vous cliquez. 

 

 Double-cliquez sur la page de droite pour la tourner : les informations passent alors à la page de 
gauche et la page suivante s'affiche à droite. 

 Double-cliquez sur la page de gauche pour la tourner : les informations passent alors à la page 
de droite et la page précédente s'affiche à gauche. 

Vous pouvez aussi utiliser les icônes Page préc., Page suiv. et Page X de Y pour naviguer en mode 
livre. 

Icône Répartitions 

 

L'icône Mode répartitions rétrécit toutes les pages et les affiche toutes en un seul affichage, vous 
donnant ainsi un aperçu de tout ce qui constitue votre rapport. 
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Affichage de la page actuelle 
Si vous cliquez sur une page avec le bouton droit et sélectionnez Aller à la page actuelle, Datapage+ 
ouvre cette page dans l'affichage Mode général. 

 

Suppression de la page actuelle (Onglet rapport seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour supprimer une 
page en cliquant avec le bouton droit dans cette page et en sélectionnant Supprimer page actuelle ; 
Datapage+ supprime alors cette page du rapport. 



Onglet Rapport de texte 

293 

 

Modification des pages (onglet rapports seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour réorganiser les 
pages du rapport. Cliquez simplement sur une page pour la mettre en surbrillance, puis faites-la glisser 
en haut d'une autre page. L'icône souris affichera alors ceci : 

 

Quand vous relâchez la souris, Datapage+ déplace la page glissée à l'endroit désiré et il décale les 
autres pages en conséquence. 

 

Icône Edition 

 

Passe la fenêtre à onglets en cours en mode édition pour vous permettre d'afficher et de masquer les 
points de données, d'ajouter des causes ou de faire un zoom avant/arrière d'une partie du diagramme par 
glissement de la souris. 

Remarque : cette icône fonctionne uniquement en mode général. Dans d'autres modes d'affichage, elle 
est grisée. 

Voir aussi : 
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 Utilisation de diagrammes 

  

Icône Panoramique et Zoom 

 

Fait un panoramique (ou déplace) le contenu de la fenêtre à onglets Diagramme ou CAO ou dans un 
diagramme spécifique s'il remplit tout l'affichage. Peut aussi être utilisée pour faire un zoom avant et 
arrière sur l'affichage. 

Panoramique  
Le panoramique est utile après un zoom avant d'une partie d'un diagramme ou d'une page ou 
quand vous voulez en voir une autre partie sans devoir faire un zoom arrière puis un nouveau 
zoom avant. 

Lors d'un panoramique, le diagramme ou la page sous-jacent(e) est déplacé dans la direction de 
glissement de la souris. 

 Si vous avez fait un zoom avant dans un diagramme à l'aide du zoom d'étirement, 
cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser. 

 Si vous utilisez le zoom normal d'agrandissement, vous devez d'abord sélectionner 

l'icône Pan, dans la barre d'outils, puis cliquer et glisser avec le bouton gauche de la 
souris. 

Pour plus d'informations sur les différents types de zoom utilisés avec les diagrammes, consultez 
« Utilisation des diagrammes ». 

Zoomer  
Si vous actionnez la molette de la souris de haut en bas pendant que vous êtes dans ce mode, cela aura 
pour effet d'agrandir ou de rétrécir l'affichage 

Icône Page entière 

 

Restaure le contenu affiché à son état de zoom de page entière par défaut. Utile après des zooms avant 
et arrière. 

Voir aussi : 

 Zoom 
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Page X de Y 

 

Montre la page actuelle et le nombre total de pages. Passe aussi à la page souhaitée en affichant son 
contenu en mode général ou en mode livre. Il suffit de sélectionner la page dans la zone d'édition. 
Datapage+ l'affiche alors immédiatement. 

Icône Page préc. 

 

Affiche la page précédente. 

Icône Page suiv. 

 

Affiche la page suivante. 

Icône Options (onglet texte) 

 

L'icône Options pour l'onglet Texte affiche les éléments de menu suivants vous permettant de modifier 
les rapports affichés dans l'onglet Texte : 

 Réglage par défaut... - Détermine le rapport de texte par défaut à utiliser pour cet onglet. Pour 
plus d'informations sur le réglage par défaut, voir "Définition des réglages par défaut". 

 Rapport statistiques... - Cette option de menu configure le rapport de statistiques. Pour plus 
d'informations sur le rapport de statistiques, voir "Rapport de statistiques".  

 Rapport de données... - Cette option de menu configure le rapport de données. Pour plus 
d'informations sur le rapport de données, voir "Rapport de données".  

 Rapport de couverture... - Cette option de menu configure le rapport de couverture. Pour plus 
d'informations sur le rapport de couverture, voir "Rapport de couverture".  

 Rapport GRR... - Cette option de menu configure le rapport GR&R. Pour plus d'informations sur 
le rapport GRR, voir "Rapport GR&R".  

 Rapport variable d'exception...- Cette option de menu configure le rapport d'exception. Pour 
plus d'informations sur le rapport de variable d'exception, voir "Rapport d'exception".  

 Appliquer l'image à toutes les pages - Si l'option est sélectionnée, vous pouvez changer une 
image dans une seule page de rapport ; toutes les autres images identiques à celle-ci sur les 
autres pages sont aussi mises à jour. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez modifier 
directement le modèle sous-jacent et y modifier l'image. 
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Onglet Rapport CAO 
A propos de l'onglet Rapport CAO 

 

L'onglet CAO montre des informations sur les variables d'éléments pour les transactions sélectionnées 
dans les étiquettes entourant un modèle de pièce. Les étiquettes contiennent des données sous la forme 
de diagrammes miniatures (certains étant identiques à ceux employés dans l'onglet Diagramme). Vous 
pouvez changer les diagrammes affichés, déplacer les étiquettes autour, ainsi que faire un panoramique, 
zoom et faire pivoter le modèle CAO de la pièce. 

 
Exemple d'onglet CAO affichant des étiquettes avec des histogrammes autour du modèle CAO 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 

 Définition des réglages par défaut (onglet CAO) 
 Manipulation des étiquettes 
 Manipulation de l'image CAO 
 Déplacement et redimensionnement de la matrice de couleurs 
 Saut à une variable d'élément dans un diagramme 
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 Ajout d'objets de rapports personnalisés 
 Icônes de la barre d'outils de l'onglet CAO 
 Descriptions des diagrammes 
 Paramètres d'étiquette 
 Paramètres CAO 
 Réglages de trièdre 
 Réglages ligne de repère 
 Création ou édition de modèles d'étiquettes 

Personnalisation des pages CAO 
Dans les fenêtres à onglets CAO et Rapport, vous pouvez personnaliser vos pages CAO en cliquant 
avec le bouton droit sur l'une d'elles et en choisissant, dans le menu de raccourcis, l'une des options 
disponibles. Vous pouvez dupliquer des pages, ajouter des objets de zone de texte personnalisés, 
ajouter un nouvel objet de modèle CAO, ajouter des objets de trièdre et ajouter des objets de coupe de 
section. Voir la sous-rubrique "Menu de raccourcis des pages CAO" sous "Clic droit sur les menus de 
raccourcis" et la rubrique "Ajout d'objets de rapport personnalisés" pour en savoir plus. 

Définition des réglages par défaut 
Les fenêtres à onglets Rapport de diagramme, Rapport de texte, Rapport CAO, Rapport 

personnalisé et Rapport contiennent une icône Options . Cliquez dessus et sélectionnez 
Réglage par défaut... pour afficher la boîte de dialogue Réglage par défaut.  

• Si vous arrivez à cette boîte de dialogue depuis l'onglet Rapport de diagramme, Rapport de 
texte, Rapport CAO ou Rapport mixte, vous y voyez les réglages par défaut pour les fenêtres à 
onglets Rapport de diagramme, Rapport de texte et Rapport CAO dans l'écran principal. 

• Si vous êtes arrivé à cette boîte de dialogue depuis l'onglet Rapport personnalisé, elle indique 
les réglages par défaut pour les objets Diagramme, Texte et CAO dans le rapport personnalisé. 

Pour la majorité des diagrammes et des types d'étiquette, les décimales sont contrôlées par l'option 
globale du menu Outils | Options, dans l'onglet Général. L'exception est "Étiquette de colonne de 
déviation multiple" utilisée dans l'onglet CAO. 

Réglage par défaut - Onglet Rapport CAO 
L'onglet CAO dans cette boîte de dialogue définit les diagrammes par défaut que DataPage+ utilisera. 

 
Boîte de dialogue Paramètres par défaut 

Type par défaut pour la variable - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les variables. 
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Type par défaut pour l'élément - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les éléments. 

Réglage par défaut et Réglages de contrôle - onglet Rapport de texte et onglet Rapport 
personnalisé 
Les onglets Texte et Rapport personnalisé dans cette boîte de dialogue déterminent le type de rapport 
par défaut que DataPage+ utilisera. 

 
Boîte de dialogue Réglage par défaut (onglet Texte) et Réglages de contrôle (onglet Rapport 
personnalisé) 

Type rapport - Détermine le type de rapport de texte à utiliser. Ces types sont décrits dans la rubrique 
"Rapports de texte". 

Options avancées de rapport de texte - Ce bouton apparaît si l'un de ces rapports est sélectionné dans 
la liste Type rapport : Rapport statistiques, Rapport de données, Rapport de couverture, Rapport 
GR&R et Rapport de variable d'exception. Il ouvre la boîte de dialogue d'options correspondante pour 
le type de rapport choisi. Voir "Rapport statistiques", "Rapport de données", "Rapport de couverture", 
"Rapport GR&R" et "Rapport de variable d'exception" pour des détails sur ces options. 

Taille de police - Change la taille de la police pour la partie de données des rapports de texte. Les en-
têtes et les bas de page ne sont pas affectés par ce paramètre. 

Marqueur hors tolérance - Détermine comment afficher les valeurs hors tolérance dans le rapport de 
texte. 
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Couleur rouge - Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs hors tolérance en rouge.  

Suivi d'un astérisque - Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs hors tolérance avec un 
astérisque (*) à la fin. 

Remarque : si vous n'avez pas d'imprimante couleur, choisissez Suivi d'un astérisque. 

Afficher droite de grille - Affiche les droites de la grille de colonnes et de lignes autour des zones de 
texte figurant dans le rapport de texte, comme illustré dans l'exemple suivant : 

 
Exemple de rapport de texte montrant les droites de la grille en pointillés 

Réglage par défaut - Onglet Rapport de diagramme 
L'onglet Diagramme dans cette boîte de dialogue détermine les diagrammes par défaut que DataPage+ 
utilisera. 

 
Boîte de dialogue Paramètres par défaut 

Type par défaut pour la variable - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les variables. 

Type par défaut pour l'élément - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les éléments. 

Boutons de commande 
Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 
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OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

Manipulation des étiquettes 
L'image CAO de la pièce dans l'onglet CAO est entourée d'étiquettes affichant des informations sur les 
éléments ou les variables d'éléments sélectionnés sous la forme de différents diagrammes. Vous pouvez 
manipuler les étiquettes comme décrit ci-dessous. 

Remarque : contrairement à l'onglet Diagramme, vous ne pouvez pas faire un zoom à l'aide d'un clic sur 
le bouton droit pour des points de données spécifiques dans ces étiquettes. Les diagrammes utilisés 
dans les étiquettes sont principalement des images statiques ; vous pouvez toutefois les agrandir en 
cliquant sur l'icône Zoom standard. 

Changement du diagramme utilisé 
Le format des étiquettes change en fonction du diagramme utilisé dans l'onglet CAO. Pour changer le 
diagramme utilisé dans les étiquettes, cliquez sur l'icône Changer type de diagramme et sélectionnez 
un diagramme dans la liste déroulante à l'écran. 

 

Voir "Descriptions des diagrammes". 

Déplacement d'étiquettes 

Vous pouvez déplacer les étiquettes en cliquant sur l'icône Modifier  dans la barre latérale, puis sur 
l'étiquette concernée. De petites « poignées » carrées apparaissent autour de l'étiquette indiquant que 
vous pouvez changer sa position. 
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Faites glisser l'étiquette vers sa nouvelle position avec la souris. 

Masquage des étiquettes 
Pour masquer des étiquettes dans le rapport CAO, sélectionnez-en une ou plusieurs, puis cliquez avec le 
bouton droit sur l'une d'elles et choisissez Afficher/Masquer les étiquettes. 

Pour masquer toutes les étiquettes à la fois si aucune ne l'est déjà, sélectionnez l'image CAO principale, 
cliquez dessus avec le bouton droit et choisissez Afficher/Masquer les étiquettes. 

Affichage des étiquettes 
Pour afficher des étiquettes masquées, sélectionnez l'image CAO principale dans le rapport CAO, cliquez 
dessus avec le bouton droit et choisissez Afficher/Masquer les étiquettes. 

Affichage ou masquage des lignes de repère 
Les lignes de repère vont d'étiquettes à une pièce dans l'image CAO. Vous pouvez les masquer ou les 
afficher en cliquant avec le bouton droit sur une étiquette et en choisissant l'option Afficher/Masquer 
lignes de repère. 

Déplacement des lignes de repère 
Lorsque vous cliquez sur une ligne de repère, trois points de connexion apparaissent à l'intérieur de 
petites poignées carrées vous permettant de glisser chaque point de connexion à un nouvel 
emplacement pour déplacer vos lignes de repères. Les trois points de connexion sont présentés ci-
dessous : 

 
Trois points de connexion à l'intérieur de poignées carrées 
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1. Point de connexion d'étiquette - Le point de connexion d'étiquette peut se connecter à 
un objet d'étiquette au coin de cet objet ou au milieu d'un côté. 

 

Faites glisser l'extrémité de la ligne de repère vers un autre coin ou côté et lâchez le bouton 
de la souris pour modifier l'endroit de connexion à l'objet. 

2. Point médian de connexion - Le point médian de connexion vous permet de rompre 
votre ligne de repère en deux segments connectés, en faisant glisser le point de 
connection à un nouvel emplacement comme ceci : 

 

3. Extrémité du point de connection - L'extrémité du point de connection détermine où 
pointer sur le modèle CAO. Par défaut, il pointe le point central (ou barycentre) de 
l'élément en question. Une fois sélectionné, changez son point de connection pour 
n'importe quelle position : 
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Si vous changez fortuitement vos points de repère de connexion, vous pouvez appuyer sur CTRL + Z sur 
votre clavier pour annuler (ou CTRL + Y pour restaurer) vos manipulations de lignes de repère. De plus, 
vous pouvez cliquer sur l'étiquette avec le bouton droit et choisirRéinitialiser lignes de repère. 

Conseil : Si vous ne cessez de sélectionner le modèle CAO au lieu de la ligne de repère, surveillez le 
curseur de la souris. Quand vous le placez au-dessus de la CAO ou de la ligne de repère, le style suivant 
apparaît quand il est au-dessus de la ligne de repère : 
 

 
 
De plus, si vous agrandissez l'affichage de la fenêtre à onglets de la CAO, cela peut vous aider à 
sélectionner la ligne de repère. Voir la rubrique « Icône de panoramique et de zoom ». 

Changement du modèle d'étiquette 
Pour changer rapidement le modèle attribué à un objet d'étiquette, cliquez avec le bouton droit sur cet 
objet et sélectionnez l'option Changer étiquettes dans le menu. 
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Accédez au dossier dans lequel le nouveau modèle d'étiquette est enregistré à l'aide de la boîte de 
dialogue à l'écran. Sélectionnez le fichier de modèle d'étiquette et cliquez sur OK pour appliquer le 
nouveau modèle aux étiquettes CAO. 

Changement des paramètres d'étiquette 
Voir "Paramètres d'étiquette". 

  

Manipulation de l'image CAO 
Par défaut, Datapage+ affiche le modèle CAO de la pièce au centre de la fenêtre à onglets avec la pièce 
pivotée vers la vue Z+. Le modèle CAO se trouve dans un conteneur nommé « fenêtre CAO ». Au départ, 
un modèle CAO est inactif dans cette fenêtre. Vous pouvez facilement relocaliser, faire un panoramique, 
un zoom ou faire pivoter l'image CAO, une fois l'image de la pièce activée. Il existe deux modes 
d'activation : 

 Mode d'activation pour déplacer ou redimensionner la fenêtre CAO - Pour passer à ce 
mode, il suffit de cliquer une fois sur l'image de la pièce. De petites poignées carrées 
apparaissent tout autour, formant une boîte d'activation et indiquant qu'elle est prête pour 
l'opération de panoramique. 

 

 Mode d'activation pour le zoom, la rotation et le panoramique de l'image dans la fenêtre 
CAO - Pour passer à ce mode, il suffit de double-cliquer sur l'image de la pièce. De petites 
poignées carrées ainsi qu'une zone rectangulaire apparaissent tout autour, formant une boîte 
d'activation et indiquant qu'elle est prête pour zoomer et faire pivoter. 
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Pour sortir de ces modes d'activation, cliquez deux fois hors de l'image de la pièce, dans la zone blanche. 

Dimensionnement de la fenêtre CAO 
1. Cliquez une fois sur la fenêtre CAO pour l'activer.  
2. De petites poignées carrées apparaissent montrant l'emplacement de la fenêtre CAO. 
3. Cliquez et faites glisser ces poignées pour dimensionner la fenêtre CAO. 

Déplacement de la fenêtre CAO 
1. Cliquez une fois sur la fenêtre CAO pour l'activer afin de la relocaliser. 
2. Faites glisser la fenêtre CAO vers un nouvel emplacement dans les fenêtres à onglets CAO ou 

Rapport. 
3. Cliquez une fois dans la zone blanche, à l'extérieur des poignées carrées pour désactiver l'image. 

Déplacement d'une image CAO dans la fenêtre CAO (panoramique) 
1. Double-cliquez sur la fenêtre CAO pour l'activer pour le panoramique. 
2. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre CAO et faites-la glisser vers un autre emplacement. 

La fenêtre CAO reste placée pendant que l'image se déplace dans cette fenêtre. 

Zoom avant et arrière sur une image CAO 
1. Double-cliquez sur la fenêtre CAO pour l'activer pour le zoom. 
2. Veillez à ce que la souris soit au-dessus de l'image CAO. L'endroit où se trouve votre souris est 

important quand vous poussez votre molette de souris vers l'avant ou l'arrière. Datapage+ se 
centre sur cet emplacement pour zoomer. Si votre souris n'est pas au-dessus de l'image CAO 
mais se trouve hors de la zone autour de l'image, cela fera défiler des pages au lieu de zoomer. 

 Pour faire un zoom arrière, poussez la molette de la souris loin de vous. Vous pouvez 
aussi utiliser CTRL + FLÈCHE MONTANTE pour faire un zoom arrière. 

 Pour faire un zoom avant, tirez la molette de la souris vers vous. Vous pouvez aussi 
utiliser CTRL + FLÈCHE DESCENDANTE pour faire un zoom avant.  

3. Cliquez une fois dans la zone blanche, à l'extérieur des poignées carrées pour désactiver l'image. 
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Après activation, vous pouvez aussi maintenir les boutons droit et gauche enfoncés et faire glisser pour 
dessiner une zone autour du modèle CAO, puis relâcher pour faire un zoom avant à cet emplacement 
précis. 

Ajustement de l'image CAO à la fenêtre CAO 
1. Double-cliquez sur la fenêtre CAO pour l'activer pour le zoom. 
2. Appuyez sur CTRL + Z. 
3. L'image CAO rétrécit ou s'agrandit pour s'ajuster à la fenêtre CAO. 

Rotation 2D de l'image CAO 
1. Double-cliquez sur la fenêtre CAO pour l'activer pour la rotation. 
2. Appuyez sur la touche MAJ puis, avec le pointeur de la souris au-dessus de la boîte d'activation, 

cliquez avec le bouton droit et faites glisser lentement la souris. Si la souris se déplace hors de 
l'image CAO, la rotation cesse. 

3. Cliquez une fois dans la zone blanche, à l'extérieur des poignées carrées pour désactiver l'image. 

Rotation 3D de l'image CAO 
1. Double-cliquez sur la fenêtre CAO pour l'activer pour la rotation. 
2. Appuyez sur la touche CTRL puis, avec le pointeur de la souris au-dessus de la boîte 

d'activation, cliquez avec le bouton droit et faites lentement glisser la souris. Si la souris se 
déplace hors de l'image CAO, la rotation cesse. 

3. L'emplacement du pointeur de la souris indique le point autour duquel l'image pivote. 
4. Cliquez une fois dans la zone blanche, à l'extérieur des poignées carrées pour désactiver l'image. 

Si vous avez besoin de réinitialiser une image qui a pivoté, pendant qu'elle a été activée pour la rotation, 
cliquez avec le bouton droit sur l'image CAO et choisissez dans le menu de raccourci un des axes 
principaux autour duquel l'image doit tourner. Voir « Utilisation du menu de raccourci de l'image CAO », 
ci-dessous. 

Changer le centre de rotation 
Par défaut, la rotation se produit autour de l'origine XYZ du trièdre. Vous pouvez changer ce centre de 
rotation pour une autre partie de l'image CAO. 

1. Double-cliquez sur la fenêtre CAO pour l'activer pour la rotation. 
2. Tenez enfoncée la touche ALT, puis cliquez avec le bouton de la souris sur la pièce pour établir 

la position du nouveau centre utilisé pour la rotation. 
3. L'image CAO se déplace, mettant le point sélectionné au centre de la fenêtre. La rotation 

s'effectue alors autour du nouveau centre. 

Mise en évidence d'une surface CAO 
1. Cliquez deux fois sur l'image CAO pour l'activer afin de zoomer ou de faire pivoter. 
2. Faites un panoramique, un zoom ou une rotation comme nécessaire pour que la surface 

souhaitée soit visible dans la zone d'activation. 
3. Cliquez sur une surface pour la mettre en évidence en rouge. Répétez l'opération pour mettre en 

évidence plusieurs surfaces. Pour effacer une surface mise en évidence, il suffit de cliquer 
dessus à nouveau. 

4. Cliquez une fois dans la zone blanche, à l'extérieur des poignées carrées pour désactiver l'image. 

Utilisation du menu de raccourci de l'image CAO. 
1. Cliquez deux fois sur l'image CAO pour l'activer afin de zoomer ou de faire pivoter. 
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'image CAO. 
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3. Sélectionnez une options dans le menu de raccourcis qui apparaît pour faire pivoter la pièce 
autour de l'un des axes dans la liste, pour afficher la pièce sous forme de quadrillage ou de 
solide, ou pour redimensionner le modèle pour qu'il tienne dans la zone d'activation. 
 

 
  

Remarque : l'opération CAO sélectionnée dans ce menu de raccourcis s'applique uniquement à la page 
en cours dans l'onglet CAO. 
Si vous voulez appliquer le même changement à toutes les pages dans l'onglet CAO, cliquez sur l'icône 

Opération CAO pour toutes les pages.  

Voir la rubrique "Menus de raccourcis par clic droit" pour des informations sur ces options de menu. 

Déplacement et redimensionnement de la matrice de 
couleurs 
La matrice de couleurs est une barre de couleur visible dans certains rapports. Elle montre les zones de 
tolérance sous forme de rectangles de couleur. 

 
La matrice de couleurs (B) indique les zones de tolérance pour certains éléments du rapport, comme 
cette étiquette Diagramme en colonnes (A). 
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La matrice de couleurs est une référence pour les couleurs employées dans certains diagrammes, 
comme l'histogramme dans les étiquettes d'un diagramme CAO. 

Comme avec les étiquettes, vous pouvez aussi déplacer la matrice de couleurs. Pour ce faire, 
sélectionnez-la et une fois les poignées carrées visibles autour, faites-la glisser vers un nouvel 
emplacement. 

Vous pouvez aussi redimensionner la matrice de couleurs en la sélectionnant et en faisant glisser l'une 
des poignées. 

Pour plus d'informations sur la façon de définir des zones de tolérances ou changer leurs couleurs, voir la 
rubrique « Présentation des couleurs d'éléments ». 

  

Saut à une variable d'élément dans un diagramme 
Quand vous cliquez sur l'onglet Diagramme ou CAO, la liste Variable d'élément dans la barre latérale 
contient des zones numérotées à côté de chaque variable d'élément : 

 
Exemple de liste Variable d'élément avec des numéros de pages 

Quand vous avez appliqué les variables sélectionnées à l'onglet Diagramme ou CAO, ces zones 
numérotées reflètent le numéro de page dans la fenêtre à onglets où se trouve la variable d'élément. Il 
suffit de cliquer sur la zone numérotée pour ouvrir immédiatement ce numéro de page dans l'onglet 
Diagramme ou CAO. 

Ajout d'objets de rapports personnalisés 
L'onglet CAO et les pages de rapport CAO dans l'onglet Rapport fournissent des outils pour ajouter, 
positionner et redimensionner les objets de rapport personnalisés dans votre rapport. Les objets suivants 
sont pris en charge : 

Objet TextBox (Zone de texte) personnalisé 
Cliquez avec le bouton droit dans la page et sélectionnez Ajouter objet à la CAO |Zone de texte. Votre 
curseur de souris se transforme en réticule. Tracez un rectangle pour créer le contrôle. Celui-ci vous 
permet d'entrer votre propre texte. Pour ce faire, double-cliquez sur l'objet et entrez ce que vous voulez 
qu'il affiche. 
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Cliquez et faites glisser l'objet pour le repositionner. Faites glisser les petites poignées carrées qui 
délimitent la case pour la dimensionner. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et utilisez le menu de 
raccourci pour modifier sa couleur d'arrière-plan, changer sa forme, définir sa police ou sa transparence, 
comme vous le voulez. Voir "Menu de raccourcis des objets de rapport". 

Objet CAO personnalisé 
Cliquez avec le bouton droit dans la page et sélectionnez Ajouter objet à la CAO |CAO. Votre curseur 
de souris se transforme en réticule. Tracez un rectangle pour créer le contrôle. Celui-ci apparaît avec 
l'image CAO à l'intérieur. 

 

Cliquez et faites glisser l'objet pour le repositionner. Faites glisser les petites poignées carrées qui 
délimitent la case pour la dimensionner. Vous pouvez aussi faire un panoramique, zoomer ou faire 
pivoter cette nouvelle image CAO en suivant les instructions dans la rubrique "Manipulation de l'image 
CAO". 

Objet trièdre personnalisé 
Cliquez avec le bouton droit dans la page et sélectionnez Ajouter objet à la CAO |Trièdre. Votre curseur 
de souris se transforme en réticule. Appuyez simultanément sur les boutons droit et gauche de la souris 
et dessinez un rectangle. Une case apparaît à l'intérieur de laquelle se trouve le trièdre. 

 

Cliquez et faites glisser l'objet pour le repositionner. Cliquez sur les petites poignées carrées qui 
délimitent la case pour la dimensionner. 

Coupes de section personnalisées 
Cliquez avec le bouton droit dans la page et sélectionnez Ajouter objet à la CAO |Coupe de section. 
Votre curseur de souris se transforme en réticule. Tracez un rectangle pour créer le contrôle. Cliquez et 
faites glisser l'objet pour le repositionner. Faites glisser les petites poignées carrées qui délimitent la case 
pour la dimensionner. Double-cliquez sur l'objet pour l'activer. Une fois activé, vous pouvez faire pivoter la 
coupe de section et ouvrir son menu de raccourcis. 
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• Modifier - Ouvre la boîte de dialogeu Réglages de coupe de section. Il s'agit de la boîte de 
dialogue principale servant à définir votre coupe de section. Elle ancre le plan de coupe à une 
position XYZ et définit le vecteur du plan. Une fenêtre d'aperçu montre l'image qui apparaîtra 
dans l'objet de coupe de section quand vous cliquez sur OK. 

 

Ancrage - Définit l'emplacement du plan de coupe. 

Vecteur norm - Définit le vecteur utilisé par le plan de coupe. 

Charger - Ce bouton actualise l'affichage de la coupe de section dans la fenêtre d'aperçu. 

Proj. sym. X - Inverse l'axe X pour qu'il aille dans le sens contraire et retrace l'aperçu de la 
coupe de section pour qu'il corresponde. 

Proj. sym. Y - Inverse l'axe Y pour qu'il aille dans le sens contraire et retrace l'aperçu de la 
coupe de section pour qu'il corresponde. 

OK - Accepte vos changements, ferme la boîte de dialogue et met à jour la coupe de 
section avec l'image d'aperçu. 
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Annuler - Ferme la boîte de dialogue sans appliquer les changements de la coupe de 
section. 

• Transparent - Définit l'état de transparence de l'arrière-plan de l'objet de coupe de section. S'il 
est transparent, il est plus facile de positionner la coupe de section près d'autres objets sans être 
gêné par l'arrière-plan. Le bouton Tous dans l'option de menu applique le changement à tous les 
objets de coupe de section dans cette page. 

• DrawSlicesOnCad - Outre la coupe de section visible dans la zone flottante, cette option de 
menu projète la coupe de section sur l'image CAO principale. La coupe de section apparaît 
principalement sur l'image CAO où le plan de coupe traverse l'image. Cette tranche est visible 
sous forme de ligne blanche sur l'image CAO. Le bouton Tous dans l'option de menu applique le 
changement à tous les objets de coupe de section dans cette page. 

 
Exemple d'objet de coupe de section (boîte flottante en haut à gauche) et la tranche de coupe de 
section qui en résulte (ligne blanche sur la CAO) 

PrintAsActualSize - Redimensionne la coupe de section pour qu'elle apparaisse dans sa taille réelle une 
fois imprimée. Le bouton Tout applique le changement à tous les objets de coupe de section dans cette 
page. 

Ajouter étiquette - Ajoute une étiquette personnalisée avec une ligne de repère rouge adaptable sur 
l'objet de coupe de section. Une fois cette option activée en double-cliquant dessus, vous pouvez ajouter 
du texte dans cette étiquette personnalisée comme un objet de zone de texte standard. Cliquez avec le 
bouton droit sur l'objet et utilisez le menu de raccourcis pour modifier sa couleur d'arrière-plan, changer 
sa forme, définir sa police ou déterminer sa transparence. Voir "Menu de raccourcis des objets de 
rapport". 

Vous pouvez ajuster l'endroit que la ligne de repère rouge indique en cliquant sur le contact et en le 
glissant vers un nouvel emplacement. 
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Exemple d'objet de section avec une étiquette personnalisée et une ligne de repère 

Remarque : Au départ, l'objet de coupe de section flottant peut paraître vide ; si c'est le cas, c'est parce 
que le plan de coupe imaginaire est placé loin de la pièce et n'a pas encore coupé le modèle CAO pour 
générer une image de coupe de section ; ou bien vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Charger 
dans la boîte de dialogue Paramètres de la coupe de section pour actualiser l'image. 

Contrôles graphiques personnalisés (pour analyse graphique) 

Dans la barre latérale, définissez la liste de variables d'élément à Dimension. Cliquez avec le bouton 
droit dans la page et sélectionnez Ajouter objet | Contrôle d'analyse graphique. Votre curseur devient 
réticulaire. Tracez un cadre pour créer le contrôle. Dans la barre latérale de gauche, faites glisser une 
dimension de profil sur le contrôle. 

 
Barre latérale de gauche pour la sélection de la dimension de profil 

Remarque : le contrôle d'analyse graphique fonctionne seulement avec des dimensions de profil.   

Après avoir cliqué sur OK, le contrôle d'analyse graphique est inclus dans la fenêtre à onglet CAO.  
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Exemple de contrôle d'analyse graphique d'une dimension de profil 

Sélectionnez le contrôle ajouté et faites glisser les petites poignées carrées autour du cadre pour le 
redimensionner. Double-cliquez sur le contrôle pour l'activer. Vous pouvez ensuite utiliser la molette de la 
souris pour faire un zoom avant ou arrière du contrôle. 

Si cette option est sélectionnée mais pas activée, cliquez avec le bouton droit sur le contrôole et 
choisissez Options afin de déterminer les informations affichées. La boîte de dialogue Options 
d'analyse graphique s'ouvre.  
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Boîte de dialogue Options d'analyse graphique 

La boîte de dialogue présente les options suivantes : 

Options d'affichage : 

Afficher lignes entre palpages mesurés - Connecte ensemble les palpages mesurés en traçant 
une ligne bleue. 

Afficher lignes entre val. nom. - Coonecte ensemble les palpages nominaux en traçant une ligne 
verte. 

Afficher lignes entre val. nom. et palpages mesurés - Trace des lignes oranges entre la ligne 
de palpages mesurés et celle de palpages nominaux à chaque point de palpage. 

Afficher lignes de tolérance - Trace des lignes rouges pour montrer les ligns de tolérance 
minimum et maximum. 

Afficher la valeur de rotation et de translation - Masque les graphiques dans le contrôle et 
indique à la place les valeurs de rotation (Rx, Ry et Rz) et de translation (Tx, Ty et Tz) dans les 
directions X, Y et Z, respectivement. 
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Multiplicateur - Agrandit le contrôle d'affichage graphique du facteur indiqué. La taille des lignes 
ne change pas, seul l'espace entre elles augmente, ce qui permet de voir mieux les lignes 
individuelles.  

Filtres palpages : cette zone détermine les palpages utilisés et comment les filtrer si vous ne voulez pas 
tous les afficher.  

Liste des palpages - Montre tous les palpages. Par défaut, tous sont sélectionnés. Grâce à cette 
liste, vous pouvez appliquer votre contrôle d'analyse graphique sur un sous-ensemble de 
palpages. 

Intervalle palpages - Filtre tous les palpages selon un intervalle. Par exemple, si vous entrez 5, 
un palpage tous les cinq est inclus dans le contrôle d'analyse graphique. 

Pire - Filtre tous les palpages selon le nombre indiqué de pires palpages. Si vous entrez 5, les 
cinq pires palpages sont inclus dans le contrôle d'analyse graphique. 

Déviation au-dessus - Montre tous les palpages avec une déviation au-dessus de la valeur 
définie. Si vous avez entré 0,03, tous les palpages avec une déviation excédant 0,03 sont inclus 
dans le contrôle d'analyse graphique. 

Hors tolérance - Filtre tous les palpages pour inclure seulement ceux excédant les tolérances 
autorisées. 

Min/Max - Filtre tous les palpages pour inclure seulement les deux avec les déviations maximum 
et minimum. 

Modèle d'étiquettes : cette zone indique le chemin d'accès complet au modèle d'étiquette que vous 
voulez utiliser avec le contrôle d'analyse graphique. Le bouton Parcourir vous permet de naviguer 
facilement et de sélectionner le modèle d'étiquette à utiliser.  

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Contrôles graphiques personnalisés - Réglages Best Fit 
Si cette option est sélectionnée mais pas activée, cliquez avec le bouton droit sur le contrôle et 
choisissez Best Fit afin d'ouvrir la boîte de dialogue Réglages Best Fit. 
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Boîte de dialogue Réglages Best Fit 

La boîte de dialogue présente les options suivantes : 

Type adaptation 

Type Fit - Cette zone vous permet de faire une sélection parmi les options disponibles dans la liste 
déroulante : 

Rotation et translation - L'option Rotation et translation vous offre une liberté maximum 
au moment de calculer l'alignement, ce qui lui permet de pivoter et de translater librement. 

Rotation uniquement - L'option Rotation uniquement limite l'alignement pour calculer 
seulement la rotation. 

Translation uniquement - L'option Translation uniquement limite l'alignement pour 
calculer seulement la rotation. 

3F défini par l'utilisateur - L'option 3D défini par l'utilisateur vous permet de sélectionner 
l'alignement 3D pivoté mais non translaté et inversement. 
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Plan 2D - La liste déroulante Plan 2D change le plan. 

Degré de liberté - La zone Degré de liberté définit lequel des six degrés de liberté (rotation 
autour de l'axe X, Y ou Z et translation dans le sens X, Y ou Z) limite l'alignement 3D ou 2D. 

Méthode Best Fit : cette zone contient plusieurs méthodes pour calculer l'alignement best fit. 

Moindres carrés - L'option Moindres carrés minimise l'erreur de moyenne au carré pour 
les éléments d'entrée dans l'alignement. 

Vecteur - L'option Vecteur intègre les erreurs des éléments d'entrée dans les erreurs 
théoriques avant de minimiser l'erreur de moyenne au carré. 

Min / Max - L'option Min / Max tente d'orienter la pièce afin que DataPage+ minimise 
l'erreur maximum dans tous les éléments d'entrée. 

Aucun Fit - L'option Aucun Fit n'utilise aucun filtrage dans l'alignement. 

Sélection de références : cette liste montre comment sélectionner des références. Elle contient les 
options suivantes : 

Tous les points - Pour que tous les points définissent la référence. 

Plage définie - Pour qu'un sous-ensemble de points définissent la référence. Cliquez sur 
les premiers points dans la liste. Appuyez sur la touche MAJ et sélectionnez un autre point 
afin de choisir la plage entre les deux. Vous pouvez aussi entrer les valeurs de palpage De 
et À pour sélectionner une plage de points. 

Zone définie - Pour qu'un sous-ensemble de points définissent la zone. Vous pouvez entrer 
les valeurs De et À pour sélectionner les palpages X, Y et Z et les points afin de définir la 
zone. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Contrôles graphiques personnalisés - Opérations 
Le tableau suivant montre comment vous servir de la souris et du clavier pour effectuer des 
transformations dans le contrôle. 

Objet Transformation Opération avec la souris ou le clavier 
Contrôle 
d'analyse 

Translater Cliquez avec le bouton droit et faites glisser la souris. 
Zoom Faites bouger la roulette de la souris à l'opposé de vous pour faire un 
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graphique zoom arrière ou vers vous pour faire un zoom avant. 

Vous pouvez aussi appuyez sur les touches CTRL + Flèche haut pour 
faire un zoom arrière et CTRL + Flèche bas pour faire un zoom avant. 

Rotation Maintenez la touche CTRL enfoncée, cliquez avec le bouton droit et 
faites glisser la souris. 

Zoom d'une 
partie 

Maintenez les deux boutons de la souris enfoncés et tracez un 
rectangle. Relâchez les boutons pour faire un zoom avant. 

 
Vous pouvez aussi utiliser la boîte de dialogue Définition de zone pour faire un zoom avant dans la zone 
d'activation. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit sur le contrôle. Dans le menu 
Zoom, sélectionnez Définir zone de zoom. 

 
Boîte de dialogue Définition de zone 

Les valeurs De et À pour chaque axe définissent une zone de zoom précise dans le contrôle. 

  

Icônes de la barre d'outils de l'onglet CAO 

 
 

1. Changer tolérance 
2. Changer type de diagramme 
3. Options 
4. Vue CAO 
5. Charger modèle d'étiquette 
6. Définir modèle d'étiquette actuel comme par défaut 
7. Éditer modèle d'étiquette 
8. Sortie 
9. Imprimer le rapport 
10. Enregistrer rapport 
11. Annuler 
12. Rétablir 
13. Rafraîchir 
14. Sélection de modèle 
15. Définir modèle actuel par défaut 
16. Mode général 
17. Mode livre 
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18. Mode mosaïque 
19. Modifier 
20. Panoramique et zoom 
21. Page entière 
22. Page X de Y 
23. Page préc 
24. Page suiv 
25. Zoomer (double clic) 

Changer tolérance 

 

L'icône Changer tolérance est disponible dans les onglets Texte, Diagramme, CAO, Rapport 
personnalisé et Rapport. Elle montre la liste des tolérances disponibles définies pour la ou les variables 
d'élément sélectionnées. Si vous cliquez dessus, le logiciel utilise des valeurs de tolérance associées à 
l'entrée choisie dans la liste au lieu des valeurs par défaut. 

Cette liste contient les options permanentes Par défaut et Temp.  

 
Icône Changer tolérance avec deux tolérances personnalisées 

Remarque : vous devez appliquer des données pour une ou plusieurs variables d'éléments pour 
lesquelles la tolérance personnalisée a été définie ; sinon, la sélection de l'option de tolérance est sans 
incidence. 

Si aucun autre réglage de tolérance n'est défini, vous voyez uniquement les options Par défaut et Temp. 

Utilisation de la tolérance temporaire (Temp) 
L'option Temp permet de définir une tolérance temporaire à la volée et appliquée à toutes les variables 
quelle que soit la pièce à laquelle elle appartient. La sélection de cette option ouvre la boîte de dialogue 
Affectation tolérance temporaire. 
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La boîte de dialogue n'inclut à l'origine aucune valeur de tolérance définie et les cases sont décochées. 
Définissez les valeurs de tolérance que vous voulez utiliser ; cochez ensuite la case à côté de chaque 
tolérance à utiliser et cliquez sur Appliquer. 

Pour que les tolérances soient appliquées, la case doit être cochée ; sinon, la tolérance par défaut est 
employée. 

Par exemple, si vous définissez la tolérance supérieure à 1 mais décochez la case associée, cette 
tolérance n'est pas utilisée. Le logiciel utilise à la place la tolérance supérieure par défaut pour ces 
variables d'éléments. 

Définition des tolérances de variables 
Ces tolérances sont définies en cliquant avec le bouton droit sur la ou les variables dans l'onglet Éditeur 
de données et en choisissant Modifier variables. Voir "Modification de variables d'éléments" à la 
section "Onglet Éditeur de données" pour plus d'informations. 

Icône Changer type de diagramme 

 

L'icône Changer type de diagramme affiche un menu déroulant de tous les diagrammes disponibles, ce 
qui vous permet d'en sélectionner un et de le charger dans l'onglet Diagramme ou CAO. Pour l'onglet 
CAO, la plupart des diagrammes apparaissent dans des étiquettes autour du modèle CAO.  

Changer type de diagramme pour 
l'onglet Diagramme 

Changer type de diagramme pour 
l'onglet CAO 
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 Les icônes dans le menu indiquent le type de diagramme. 
 Le diagramme en cours apparaît en gras avec une coche à côté de lui, et son icône apparaît 

comme l'icône Changer type diagramme. 

Remarque : les options Tracé individuel cible et Tracé de groupe cible sont grisées si la liste Variable 
d'élément apparaît dans la barre d'outils. Ces diagrammes requièrent une sélection dans la liste 
Élément de la barre latérale. Voir "Éléments et variables d'éléments". 

Icône Options (onglet CAO) 
L'icône Options vous permet de définir ces options pour l'onglet CAO. 



Onglet Rapport CAO 

323 

 

Réglage par défaut... - - Définit des diagrammes par défaut à afficher pour cet onglet. Voir « Définition 
des réglages par défaut ». 

Paramètres d'étiquette... - Vous permet de configurer les paramètres d'étiquette disponibles, comme le 
nombre d'étiquettes par page, les décimales utilisées, les statistiques du mode de diagramme à afficher, 
la façon dont se termine la ligne d'en-tête dans certains cas, etc. Voir « Paramètres d'étiquette » pour une 
description complète. 

Paramètres d'étiquette d'élément... - Cette zone vous permet de colorier tous les axes ou seulement 
certains axes importants. Voir « Paramètres d'étiquette d'élément ». 

Paramètres Cao... - Vous permet de configurer les paramètres CAO disponibles. Voir "Paramètres 
CAO". 

Réglages de trièdre... - Cette zone vous permet de configurer la façon dont le trièdre apparaît dans 
l'onglet CAO. Voir « Réglages de trièdre ». 

Réglages ligne de repère... - Cette zone vous permet de configurer la façon dont les lignes de repère 
apparaissent dans l'onglet CAO. Voir « Réglages ligne de repère ». 

Affichage diagramme... - Voir "Affichage diagramme". 

Appliquer l'image à toutes les pages - Si l'option est sélectionnée, vous pouvez changer une image 
dans une seule page de rapport ; toutes les autres images identiques à celle-ci sur les autres pages sont 
aussi mises à jour. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez modifier directement le modèle 
sous-jacent et y modifier l'image. 
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Icône Vue CAO 

 

L'icône Vue CAO montre un menu permettant d'exécuter des opérations CAO dans toutes les pages de 
l'onglet CAO. Elle diffère d'un choix dans le menu de raccourcis pour les images CAO, concernant 
uniquement la page en cours. 

 

Voir la rubrique "Menus de raccourcis par clic droit" pour des informations sur ces options. 

  

Charger modèle d'étiquette 

 

L'icône Charger modèle d'étiquette ouvre la boîte de dialogue Ouvrir qui vous permet de sélectionner 
le modèle d'étiquette (*.lbl) que l'onglet CAO doit prendre lors de l'affichage des étiquettes flottantes 
autour de l'objet CAO principal. Placez votre souris sur des étiquettes personnalisées pour afficher le 
nom du modèle d'étiquette. 
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Exemple d'étiquette personnalisée montrant le nom du modèle d'étiquette personnalisé sous-jacent de 
VariableInfo.lbl 

Remarque : les modèles d'étiquettes PC-DMIS possèdent aussi l'extension *.lbl. Ils ne sont PAS 
compatibles entre eux. 

Voir aussi : Modifier modèle d'étiquette, Définir modèle actuel par défaut 

  

Icône Définir modèle d'étiquette actuel par défaut 

 
Une fois le nouveau modèle d'étiquette chargé pour les étiquettes dans l'onglet CAO, vous pouvez cliquer 
sur l'icône Définir modèle d'étiquette actuel par défaut afin de définir ce modèle comme nouveau 
modèle par défaut pour les étiquettes dans cet onglet. Chaque fois que vous ouvrez par la suite la fenêtre 
CAO, le nouveau modèle d'étiquette par défaut est utilisé pour afficher les étiquettes. La barre de statut 
montre également le modèle actuellement chargé. 

Voir aussi : Sélection de modèle 

Modifier modèle d'étiquette 

 

L'icône Modifier modèle d'étiquette développe une barre latérale sur le côté droite de l'écran qui vous 
permet de créer ou d'éditer des modèles d'étiquettes. Voir "Création et édition de modèles d'étiquettes" 
pour plus d'informations. 

Voir aussi : Charger modèle d'étiquette, Définir modèle actuel par défaut 
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Sortie 

 

L'icône Sortie contient une seule option de menu : 

Rapport personnalisé - Vous permet d'exporter le contenu du rapport dans un format de rapport 
personnalisé que Microsoft Excel peut lire. Voir la rubrique « Exportation de rapports Excel 
personnalisés », pour des informations spécifiques. 

Remarque : Dans Datapage+ version 2011 et ultérieures, les rapports Excel spécifiques (Données, 
Variable, PPAP, ISIR, XBarR, Feuille de calculs) sont maintenant accessibles via l'icône de la barre 

d'outils À Excel  de la barre latérale. Voir la rubrique « Barre latérale », pour plus d'informations. 

  

Icône Imprimer le rapport 

 

Ouvre une boîte de dialogue Imprimer standard, ce qui vous permet d'envoyer le contenu actuel de 
l'onglet vers une imprimante installée. 

Icône Enregistrer rapport 

 

La boîte de dialogue Enregistrer rapport s'ouvre pour l'onglet en cours. 

 

Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer le contenu de l'onglet dans l'un des deux formats 
suivants : 

 Rapport WebReporter - Ce type de rapport est un « macro rapport ». Cela signifie que si vous 
sélectionnez les 10 dernières transactions, à sa prochaine ouverture, la base de données sera 
interrogée pour les 10 dernières transactions et le rapport sera donc mis à jour avec les données 
les plus récentes si des changements ont eu lieu dans la base de données. Ceci se produit pour 
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tous les éléments pertinents que vous pouvez sélectionner, comme la série de variables, les 
requêtes, etc. 
 
Sélectionnez cette option et cliquez sur OK pour ouvrir une boîte de dialogue Rapport. Les 
boutons Appliquer et Ajouter ne sont pas accessibles dans la boîte de dialogue.  
La boîte de dialogue Rapport s'ouvre aussi si vous éditez un rapport WebReporter. Les boutons 
Appliquer et Ajouter sont disponibles dans la boîte de dialogue.  
 

 
 
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue dont la taille est modifiable pour définir votre rapport 
enregistré. Vous pouvez définir le nom du rapport, le type de diagramme à afficher, les séries de 
variables et les requêtes afin de limiter le rapport. Ces éléments peuvent être appliqués à une ou 
plusieurs sections de votre rapport. Quand vous cliquez sur OK, DataPage+ stocke le rapport 
dans la base de données, sous l'en-tête Rapports, dans la barre latérale. Vous pouvez ensuite 
charger ce rapport (ou une version personnalisée) quand bon vous semble dans l'onglet 
Rapport. Voir « Onglet Rapport ». 

Nom du rapport - Définit le nom du rapport. Quand vous enregistrez le rapport, ce nom 
apparaît dans la barre latérale. Quand vous cliquez sur OK, ce nom n'est plus modifiable. 

Onglets de section - Les onglets Section1, Section2, Section3, etc. apparaissent si vous 
avez plusieurs types de contenu de rapport. Ces onglets vous permettent d'appliquer les 
modifications apportées à cette boîte de dialogue à cette section spécifique. Si vous avez 
plusieurs sections, un bouton Appliquer tout apparaît. Il vous permet d'appliquer les 
modifications apportées à une section à toutes les autres sections ; si vous cliquez sur OK 
les modifications ne sont appliquées qu'à la section sélectionnée. 
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Garder la modification de l'utilisateur, la position d'étiquette, la série de vues CAO, 
les options de diagramme, etc. - Cette case est cochée par défaut. Datapage+ utilise 
alors les modifications initiales apportées au rapport par son créateur quand il affiche ce 
rapport. Si elle est décochée, vous pouvez choisir le type de diagramme à utiliser dans la 
liste déroulante Type ou les éléments pour lesquels générer un rapport dans la liste 
Éléments. 

Type - En fonction du contenu du rapport (onglet Section1, Section2 ou Section3), 
détermine le type de rapport graphique ou textuel à utiliser. 

Éléments - Cette liste, sauf si elle est limitée par une série de variables ou un contenu de 
rapport initial, , montre toutes les variables d'élément disponibles pour la pièce. Si elle est 
filtrée, vous pouvez aussi décocher la case Garder la modification de l'utilisateur, la 
position d'étiquette, la série de vues CAO, les options de diagramme, etc. expliquée ci-
dessus et supprimer les séries de variables afin d'accéder à tous les éléments. Vous 
pouvez ensuite sélectionner les éléments souhaités. 

La liste déroulante sous la liste Éléments applique des séries de variables prédéfinies à la 
liste Éléments pour filtrer les variables d'éléments affichées. 

Transactions - La liste de transactions dans cette zone, comme la liste Éléments, peut 
être limitée par une requête pour par les transactions initiales sélectionnées par le créateur 
du rapport. Par défaut, la liste de transactions n'est pas disponible pour sélection. Elle 
contient ces boutons d'option : 

Sélectionner dernier - Ce bouton d'option active la zone à côté de lui quand vous 
cliquez dessus. La zone définit le dernier nombre de transactions à sélectionner. Si 
vous entrez 15, les quinze dernières transactions sont automatiquement 
sélectionnées dans la liste de transactions. 

Sélectionner tout - Ce bouton d'option fait que le logiciel sélectionne toutes les 
transactions disponibles pour la pièce. 

Spécifier les transactions - Ce bouton d'option active la liste de transactions pour 
que vous puissiez choisir des transactions ou utiliser la liste de requêtes afin d'utiliser 
un sous-ensemble de transactions avec le rapport. 

La liste déroulante sous la liste Transactions applique des requêtes prédéfinies à la liste 
de transactions afin de filtrer les transactions affichées. 

Série de vues Cao - Cette zone utilise tous les objets CAO dans le rapport, afin que vous 
puissiez choisir leur orientation, etc. 

Série de vues définie par l'utilisateur - Cette case à cocher détermine si les objets 
CAO dans le rapport auront une orientation personnalisée dans cette boîte de 
dialogue. Par défaut, cette case est décochée pour que les objets CAO utilisent 
l'orientation définie à l'origine par le créateur du rapport. Si vous cochez cette case, 
la boîte de dialogue Rapport se développe pour inclure d'autres informations et la 
liste déroulante Afficher orientation est activée pour sélection. 

Afficher orientation - Cette liste déroulante est masquée tant que vous ne 
sélectionnez pas Série de vues définie par l'utilisateur. Après cela, vous pouvez 
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choisir l'orientation dans cette liste. Les objets CAO sont alors orientés de façon à ce 
que l'axe sélectionné pointe en dehors de l'écran. 

Échelle - Cette zone devient uniquement disponible si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Elle 
indique le facteur d'échelle des objets CAO. La valeur 1 signifie 100%. La valeur 0,1 
signifie 10% et 0,01 1%. Si vous entrez 0,5, tous les objets CAO dans le rapport font 
l'objet d'un zoom arrière jusqu'à 50% de leur taille d'origine. 

Translation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. 
Vous pouvez alors repositionner l'objet CAO dans le rapport en changeant les 
valeurs X et Y. 

Rotation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie par 
l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Vous 
pouvez alors faire pivoter l'objet CAO dans le rapport selon l'angle défini. Entrez 1 
dans les zones X, Y ou Z pour définir l'axe autour duquel se produit la rotation. Par 
exemple, si X=0, Y=0 et Z=1 avec un angle de 45, la pièce pivote depuis son 
orientation d'origine de 45 degrés autour de l'axe Z. 

Appliquer - Applique les éléments et les transactions sélectionnés, remplaçant les pages 
existantes dans le rapport.  

Ajouter - Ajoute les éléments et les transactions sélectionnés, ajoutant le contenu 
sélectionné comme pages supplémentaires à la fin du rapport.  

 Rapport ReportViewer - Ce type de rapport est stocké sur votre ordinateur ou tout autre support 
de votre choix. Quand vous sélectionnez ce type de rapport, le bouton Parcourir et une zone 
affichant le chemin d'accès au fichier deviennent disponibles pour édition. Vous pouvez vous en 
servir pour définir à quel endroit le rapport est enregistré. La case à cocher Enregistrer modèle 
CAO enregistre aussi le modèle CAO actuel. Elle est uniquement disponible si vous enregistrez 
ce rapport dans l'onglet CAO. Le rapport généré à l'aide de ReportViewer est statique. Vous 
pouvez ouvrir et afficher ce rapport avec l'application Report Viewer. Elle permet de faire pivoter 
la CAO, de déplacer les étiquettes autour, de faire un zoom avant ou arrière, mais vous ne 
pouvez pas modifier le contenu. 

Ce type de rapport est uniquement disponible dans WebReporter, la version en ligne de 
Datapage+. Il n'est pas disponible dans la version bureau. 

Icône annuler 

 

L'icône Annuler annule la dernière opération. 

 Pour l'onglet CAO, ceci annule le dernier changement de position d'étiquette. 
 Pour l'onglet Rapport personnalisé, ceci annule le dernier ajout, la dernière suppression ou 

modification d'objet apporté au rapport. 
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Icône Rétablir 

 

L'icône Refaire exécute la dernière opération annulée. 

 Pour l'onglet CAO, elle exécute le dernier changement de position d'étiquette annulé. 
 Pour l'onglet Rapport personnalisé elle exécute la dernière addition, suppression ou 

modification d'objet annulée, exécutée sur le rapport. 

Icône Rafraîchir / Rafraîchir toutes les pièces 

 

L'icône Rafraîchir toutes les pièces, qui se trouve dans la barre latérale Pièces (ou l'icône Rafraîchir 
sur les autres onglets), rafraîchit immédiatement les données dans Datapage+ avec les dernières 
informations de la base de données. Elle est utile pour extraire de nouvelles données envoyées à la base 
de données pendant la session Datapage+ en cours. 

Icône de sélection de modèle 

 

Datapage+ fournit des modèles standard vous permettant de changer facilement l'affichage du contenu 
des onglets pris en charge. L'icône Sélection de modèle vous permet d'utiliser un nouveau modèle pour 
l'onglet en cours. Quand vous cliquez dessus, une boîte de dialogue Ouvrir apparaît avec des modèles 
que vous pouvez utilisez avec cet onglet. 

 
Modèles d'échantillons ChartRpt, utilisables dans l'onglet Diagramme 
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Les onglets suivants utilisent des modèles. La liste des modèles standard disponibles est la suivante : 

 Onglet diagramme - DefaultTemplate1.ChrtRpt, DefaultTemplate2.ChrtRpt, 
SummaryReport.ChrtRpt 

 Onglet texte - DefaultTemplate1.TxtRpt 
 Onglet CAO - DefaultTemplate1.CadRpt, DefaultTemplate3.CadRpt, DefaultTemplate5.CadRpt, 

DefaultTemplate6.CadRpt 

La barre d'état affiche le modèle actuellement chargé. 

Vous pouvez aussi l'utiliser pour le charger dans toutes les modifications enregistrées de l'onglet CAO. 

Voir aussi : enregistrer l'icône Mode de rapport 

  

Icône Définir modèle actuel par défaut 

 

Une fois le nouveau modèle d'étiquette chargé pour une fenêtre à onglets, vous pouvez cliquer sur l'icône 
Définir modèle d'étiquette actuel par défaut afin de définir ce modèle comme nouveau modèle par 
défaut pour les étiquettes dans cet onglet. Chaque fois que vous ouvrez par la suite cette fenêtre à 
onglets, le nouveau modèle d'étiquette par défaut est utilisé pour afficher le contenu de cet onglet. La 
barre de statut montre également le modèle actuellement chargé. 

Voir aussi : Sélection de modèle 

Icône Mode général 

 

L'icône Mode général est la vue par défaut des options dans la fenêtre à onglets en cours. 

 Pour l'onglet Diagramme, elle affiche quatre diagrammes dans une vue paysage.  
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 Pour l'onglet Texte, elle affiche une seule page de texte dans la vue principale. La page de texte 
peut se développer ou se réduire pour tenir dans la vue principale.  

 

 Pour l'onglet CAO, elle affiche une image du modèle CAO dans une vue paysage.  
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Pour naviguer dans les pages en mode général, vous pouvez cliquer sur les icônes Page préc., Page 
suiv. et Page X de Y. Vous pouvez aussi utiliser la molette de votre souris : 

 Faites rouler la molette en l'éloignant de vous pour reculer d'une page. 
 Faites rouler la molette vers vous pour avancer d'une page. 

  

Icône Mode livre 

 

L'icône Mode livre affiche deux pages à la fois pour montrer les éléments dans la fenêtre à onglets en 
cours. Ce mode agit comme un livre, avec une page de gauche et une page de droite, les pages se 
tournent de façon animée en double-cliquant dessus, et vous pouvez aller en avant ou arrière selon 
l'endroit où vous cliquez. 
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 Double-cliquez sur la page de droite pour la tourner : les informations passent alors à la page de 
gauche et la page suivante s'affiche à droite. 

 Double-cliquez sur la page de gauche pour la tourner : les informations passent alors à la page 
de droite et la page précédente s'affiche à gauche. 

Vous pouvez aussi utiliser les icônes Page préc., Page suiv. et Page X de Y pour naviguer en mode 
livre. 

Icône Répartitions 

 

L'icône Mode répartitions rétrécit toutes les pages et les affiche toutes en un seul affichage, vous 
donnant ainsi un aperçu de tout ce qui constitue votre rapport. 

 

Affichage de la page actuelle 
Si vous cliquez sur une page avec le bouton droit et sélectionnez Aller à la page actuelle, Datapage+ 
ouvre cette page dans l'affichage Mode général. 
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Suppression de la page actuelle (Onglet rapport seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour supprimer une 
page en cliquant avec le bouton droit dans cette page et en sélectionnant Supprimer page actuelle ; 
Datapage+ supprime alors cette page du rapport. 

 

Modification des pages (onglet rapports seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour réorganiser les 
pages du rapport. Cliquez simplement sur une page pour la mettre en surbrillance, puis faites-la glisser 
en haut d'une autre page. L'icône souris affichera alors ceci : 

 

Quand vous relâchez la souris, Datapage+ déplace la page glissée à l'endroit désiré et il décale les 
autres pages en conséquence. 
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Icône Edition 

 

Passe la fenêtre à onglets en cours en mode édition pour vous permettre d'afficher et de masquer les 
points de données, d'ajouter des causes ou de faire un zoom avant/arrière d'une partie du diagramme par 
glissement de la souris. 

Remarque : cette icône fonctionne uniquement en mode général. Dans d'autres modes d'affichage, elle 
est grisée. 

Voir aussi : 

 Utilisation de diagrammes 

  

Icône Panoramique et Zoom 

 

Fait un panoramique (ou déplace) le contenu de la fenêtre à onglets Diagramme ou CAO ou dans un 
diagramme spécifique s'il remplit tout l'affichage. Peut aussi être utilisée pour faire un zoom avant et 
arrière sur l'affichage. 

Panoramique  
Le panoramique est utile après un zoom avant d'une partie d'un diagramme ou d'une page ou 
quand vous voulez en voir une autre partie sans devoir faire un zoom arrière puis un nouveau 
zoom avant. 

Lors d'un panoramique, le diagramme ou la page sous-jacent(e) est déplacé dans la direction de 
glissement de la souris. 

 Si vous avez fait un zoom avant dans un diagramme à l'aide du zoom d'étirement, 
cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser. 
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 Si vous utilisez le zoom normal d'agrandissement, vous devez d'abord sélectionner 

l'icône Pan, dans la barre d'outils, puis cliquer et glisser avec le bouton gauche de la 
souris. 

Pour plus d'informations sur les différents types de zoom utilisés avec les diagrammes, consultez 
« Utilisation des diagrammes ». 

Zoomer  
Si vous actionnez la molette de la souris de haut en bas pendant que vous êtes dans ce mode, cela aura 
pour effet d'agrandir ou de rétrécir l'affichage 

Icône Page entière 

 

Restaure le contenu affiché à son état de zoom de page entière par défaut. Utile après des zooms avant 
et arrière. 

Voir aussi : 

 Zoom 

  

Page X de Y 

 

Montre la page actuelle et le nombre total de pages. Passe aussi à la page souhaitée en affichant son 
contenu en mode général ou en mode livre. Il suffit de sélectionner la page dans la zone d'édition. 
Datapage+ l'affiche alors immédiatement. 

Icône Page préc. 

 

Affiche la page précédente. 

Icône Page suiv. 

 

Affiche la page suivante. 
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Zoomer (double clic) 

 

L'icône de Zoom la plus à droite fait un zoom avant sur un graphique particulier, faisant en sorte qu'il 
remplisse la fenêtre à onglets. Cliquez à nouveau sur l'icône pour faire un zoom arrière et revenir à 
l'affichage habituel de quatre diagrammes par page, disponible dans le Mode général. Ou bien, vous 
pouvez double-cliquer sur le diagramme pour faire un zoom avant ou arrière. 

Remarque : Ne fonctionne qu'avec les onglets Diagramme et CAO et l'affichage Mode général. 

Descriptions des diagrammes (onglet CAO) 
Les rubriques suivantes donnent des exemples et des descriptions des diagrammes pris en charge par 
DataPage+. 

Diagrammes dans l'onglet Diagrammes 

 

Diagrammes dans l'onglet CAO 

 

• Diagramme bar Whisker 

• Diagramme individuel 

• Diagramme du sous-groupe 

• Histogramme 

• Diagramme de probabilité 
cumulative 

• Diagramme de test AT&T 

• Stats et capacité 

• Rapport de traitement 

• Diagramme d'exécution 

• Tracé individuel cible 

• Tracé de groupe cible 

• Diagramme multiple 

• Diagramme variable Pareto 

• Diagramme Pareto 6Sigma 

• Histogramme 

• Diagramme d'exécution 

• Tracé individuel cible 

• Diagramme Pareto 
6Sigma 

• Diagramme de 
colonne d'écart 

• Étiquette de déviation 
unique 

• Étiquette de déviation 
multiple 

• Étiquette de colonne 
de déviation multiple 

• Type1 de variable 
normal 

• Type2 de variable 
normal 

• Type3 de variable 
normal 
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• Diagramme exécution multiple 

• Diagramme de taux qualifié 

• Diagramme détaillé NG 

• Diagramme de taux qualifié 
d'assemblage 

• Diagramme d'écarts de mesure 

• Diagramme d'écarts CII 

• Type1 d'élément 
normal 

• Type2 d'élément 
normal 

• Étiquette personnalisée 

 

Histogramme 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

L'histogramme est un diagramme qui montre la distribution des mesures observées sous forme de 
barres, avec une courbe de distribution superposée. Servez-vous de l'histogramme pour comparer 
visuellement les mesures et la distribution théorique et reconnaître les anormalités, comme des 
distributions bimodales et des déviations. 

Ce type de diagramme est utilisé dans les onglets Diagramme et CAO. 

Pour personnaliser un diagramme afin de présenter les lignes de référence, dont les limites de 
spécification supérieure et inférieure ou les limites de contrôle, ou encore jusqu'à six limites sigma, 
cliquez sur l'icône Options de diagramme, puis sélectionnez Affichage diagramme | Histogramme. 

Exemple de graphique 
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Voir aussi : 

 Affichage diagramme - Histogramme 
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Exécuter diagramme 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le diagramme d'exécution est un tracé organisé de points de données brutes servant à étudier le 
comportement d'une variable et ses variations au fil du temps. Les points sont dessinés par rapport aux 
limites de spécification et/ou aux limites de contrôle. 

Ce type de diagramme est utilisé dans l'onglet Diagramme, dans l'onglet CAO et dans des vues 
spécifiques de l'onglet Moniteur d'élément. 

Comme pour d'autres diagrammes montrant des points de données individuels, vous pouvez attribuer 
des causes devant être affichées pour des points de données spécifiques dans ce diagramme. Par 
ailleurs, vous pouvez faire que certains points de données soient ignorés. Voir "Utilisation de 
diagrammes" pour plus d'informations. 

Exemple de graphique 
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Voir aussi : 

 Calculs des limites de contrôle pour les diagrammes d'exécution 
 Affichage diagramme - Diagramme d'exécution 
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Tracé individuel cible 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection d'éléments. Si la liste variable d'éléments s'affiche dans la 
barre de côté, cette icône sera en grisé. Ouvrez la liste Élément, dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre à onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Le tracé-cible individuel affiche les positions des variables pour un seul élément ou les positions 
moyennes des variables dans un sous-groupe. Le centre du tracé représente la position nominale de 
chaque point. La tolérance supérieure de chaque variable est utilisée pour dessiner le rayon du cercle 
intérieur (ou ellipse ou rectangle, en fonction de votre configuration de tolérance), qui est égal à la valeur 
de la tolérance. La position hors tolérance est déterminée si les points se trouvent hors du premier cercle, 
ellipse ou rectangle (le plus intérieur). 

Ce type de tracé est utilisé dans le tracé. Vous pouvez sélectionner pour afficher jusqu'à six limites de 
spécification qui sont dessinées comme cercles, ellipses ou rectangles additionnels, à l'extérieur du plus 
intérieur. Le rayon de chaque cercle, ellipse ou rectangle externe augmente d'une valeur de tolérance. 
Les déviations des valeurs mesurées sont alors tracées et étiquetées avec des lettres et le barycentre 
des points mesurés est calculé et désigné comme point d'intersection de deux lignes brisées. Cette 
disposition vous permet de comparer les points tracés aux valeurs nominales et aux tolérances. 

Exigences des données : 
Afin de créer un tracé cible avec succès, les données nécessaires pour le type de tolérance sélectionné 
doivent exister dans la base de données.  

 Pour la tolérance de localisation, trois variables doivent exister dans la base de données : deux 
variables de dimension avec les données associées et une variable de localisation nommée avec 
une extension .T. La variable .T ne requiert pas de données associées ; elle existe uniquement 
comme enregistrement de variables définissant une tolérance supérieure. 

 Pour une variable nommée avec une extension .T. La variable .T ne requiert pas de données 
associées ; elle existe uniquement comme enregistrement de variables définissant une tolérance 
supérieure. 

 Les tolérances elliptique et rectangulaire nécessitent que deux variables de dimensions avec des 
données existent dans la base de données. Au lieu d'utiliser la variable de localisation avec 
l'extension .T, ces deux types de tolérance utilisent les tolérances supérieures de deux variables 
de dimensions pour créer le tracé. 

Exemple 
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Voir aussi : 

Affichage diagramme - Tracé cible 

Tracé groupe cible 

Tolérance de localisation 

Tolérance elliptique 

Tolérance rectangulaire 
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Variable .T 

Dépannage 

Important : La tolérance de localisation est la tolérance par défaut pour le premier tracé-cible créé. Voir 
« Affichage diagramme - Tracé cible », pour plus d'informations sur le changement de la tolérance. Si 
vous créez votre premier tracé-cible et que la variable .T requise comme tolérance de localisation n'existe 
pas dans la base de données, vous pouvez quand même créer un tracé (« aucune donnée valide » 
s'affichera) et fixer votre configuration plus tard ou vous pouvez utiliser l'onglet Éditeur de données pour 
créer ou renommer la variable .T, puis créer le tracé. Voir « Onglet éditeur de tracé ». 

Diagramme Pareto 6 sigma 

 

Ce type de diagramme requiert la sélection de Variables d'éléments ou de Variables de dimensions. 
Si la liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Ouvrez la liste Variable d'élément ou Variable de dimension ,dans la barre de côté et appliquez des 
éléments à la fenêtre d'onglets pour afficher ce type de diagramme. 

Semblable au diagramme Pareto variable, le diagramme Pareto 6 sigma est trié par 6 Sigma. 

Ce type de diagramme est utilisé dans les onglets Diagramme et CAO. 

Exemple de graphique 

 



DataPage+ 2013 French Manual 

346 

Diagramme en colonnes 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection de variables d'éléments ou de variables de dimensions. Si la 
liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Accédez à la liste Variable d'élément ou Variable de dimension dans la barre latérale et appliquez des 
éléments à l'onglet CAO pour afficher ce type d'étiquette. 

Le diagramme à colonnes met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour afficher un graphique à barres 
des écarts de la variable d'élément avec jusqu'à quatre transactions sélectionnées. Les numéros à 
gauche montrent une série d'écarts, et chacune des quatre colonnes de gauche à droite représente 
l'écart pour une transaction sélectionnée. Si vous sélectionnez plus de quatre transactions, seules les 
cinq plus récentes sont affichées. Si vous sélectionnez moins de quatre transactions, le nombre de 
colonnes s'adapte en conséquence. 

 
Zoom de la vue de l'onglet CAO montrant le diagramme à colonnes dans une étiquette 

Vous pouvez utiliser l'icône Zoom avant  dans l'une de ces étiquettes pour la développer et 
renseigner la fenêtre à onglets. 
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Étiquette de déviation unique 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection de variables d'éléments ou de variables de dimensions. Si la 
liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Accédez à la liste Variable d'élément ou Variable de dimension dans la barre latérale et appliquez des 
éléments à l'onglet CAO pour afficher ce type d'étiquette. 

Le diagramme Étiquette de déviation unique met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour afficher une 
seule cellule contenant la déviation moyenne pour toutes les transactions sélectionnées. 

 
Zoom de la vue de l'onglet CAO montrant le diagramme Étiquette de déviation unique dans les étiquettes 

Vous pouvez utiliser l'icône Zoom avant  dans l'une de ces étiquettes pour la développer et 
renseigner la fenêtre à onglets. 
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Étiquette de déviation multiple 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection de variables d'éléments ou de variables de dimensions. Si la 
liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Accédez à la liste Variable d'élément ou Variable de dimension dans la barre latérale et appliquez des 
éléments à l'onglet CAO pour afficher ce type d'étiquette. 

Le diagramme d'étiquettes de déviations multiples met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour 
afficher un diagramme de type tableau comportant deux lignes. La première est une cellule unique avec 
l'ID de la variable d'élément. La deuxième est divisée en cinq compartiments dont chaque cellule contient 
une déviation pour une transaction sélectionnée. Si vous sélectionnez plus de cinq transactions, seules 
les cinq plus récentes sont affichées. Si vous sélectionnez moins de cinq transactions, le nombre de 
cellules s'adapte alors en conséquence. 

 
Zoom de la vue de l'onglet CAO montrant le diagramme Étiquette de déviation multiple dans une 
étiquette 

  

Étiquette de colonne de déviation multiple 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection de variables d'éléments ou de variables de dimensions. Si la 
liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Accédez à la liste Variable d'élément ou Variable de dimension dans la barre latérale et appliquez des 
éléments à l'onglet CAO pour afficher ce type d'étiquette. 
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Le diagramme Étiquette de colonne de déviation multiple met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour 
afficher un graphique à barres montrant les déviations pour les transactions sélectionnées. 

 
Onglet CAO montrant les étiquettes de colonnes de déviation multiple 

L'étiquette comporte ce qui suit : 

• Ligne d'en-têtes de couleur : la première ligne est une ligne d'en-têtes. Elle montre la déviation 
moyenne dans la deuxième cellule et les valeurs de tolérances positive et négative employées 
dans la troisième cellule. La couleur d'arrière-plan de cette ligne change selon les valeurs de 
déviation moyenne et où ces valeurs tombent dans vos réglages actuels de zones de tolérance 
de dimension. Voir "Présentation des couleurs d'élément". 

• Graphique à barres : les nombres verticaux montrent la valeur de déviation pour chaque 
transaction. Les trois nombres horizontaux montrent la tolérance supérieure (barre rouge en 
haut) et la tolérance inférieure (bas rouge en bas). Les déviations sont représentées sous forme 
de colonnes. 

• Dernière ligne : elle montre le nom de la variable d'élément. 

Vous pouvez utiliser l'icône Zoom avant  dans l'une de ces étiquettes pour la développer et 
renseigner la fenêtre à onglets. 

Position décimale 
Les décimales de ce diagramme d'étiquettes sont contrôlées par les tolérances de variables apparentées. 
Voir « Édition de variables d'éléments », pour plus d'informations sur la façon d'éditer des tolérances de 
variables. Ceci diffère de tous les autres diagrammes ou types d'étiquettes contrôlés par l'option décimale 
globale sous le menu Outils | Options, onglet Général. 

Types d'étiquettes de variable normale 
Ces types d'étiquettes sont présentés dans ces rubriques : 

 Type1 de variable normale 
 Type2 de variable normale 
 Type3 de variable normale 
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Type1 normal 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection de variables d'éléments ou de variables de dimensions. Si la 
liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Accédez à la liste Variable d'élément ou Variable de dimension dans la barre latérale et appliquez des 
éléments à l'onglet CAO pour afficher ce type d'étiquette. 

Le type d'étiquette Type1 normal met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour afficher un diagramme 
de type tableau, dont la première ligne contient l'ID de la variable d'élément et la seconde une valeur 
statistique dans une cellule distincte, comme suit : 

 
Zoom de la vue de l'onglet CAO montrant le type d'étiquette Type1 normal 

Vous pouvez utiliser la zone Contenu d'étiquette de la boîte de dialogue Paramètres d'étiquette pour 
changer la valeur statistique affichée. Voir "Paramètres d'étiquette". 
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Type2 normal 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection de variables d'éléments ou de variables de dimensions. Si la 
liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Accédez à la liste Variable d'élément ou Variable de dimension dans la barre latérale et appliquez des 
éléments à l'onglet CAO pour afficher ce type d'étiquette. 

Le type d'étiquette Type2 normal met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour afficher un diagramme 
de type tableau, avec une seule ligne de plusieurs cellules contenant l'ID de la variable d'élément et la 
valeur de déviation, comme suit : 

 
Zoom de la vue de l'onglet CAO montrant le type d'étiquette Type2 normal 

Vous pouvez utiliser la zone Contenu d'étiquette de la boîte de dialogue Paramètres d'étiquette pour 
changer la valeur statistique affichée. Voir "Paramètres d'étiquette". 
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Type3 normal 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection de variables d'éléments ou de variables de dimensions. Si la 
liste Élément ou Dimension apparaît dans la barre latérale, cette icône de diagramme est grisée. 
Accédez à la liste Variable d'élément ou Variable de dimension dans la barre latérale et appliquez des 
éléments à l'onglet CAO pour afficher ce type d'étiquette. 

Le type d'étiquette Type3 d'élément normal met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour afficher un 
diagramme de type tableau comportant deux lignes. La première est une cellule unique avec l'ID de la 
variable d'élément. La seconde est une cellule unique avec « Déviation = n  », où n est la valeur de 
déviation. 

 
Zoom de la vue de l'onglet CAO montrant le type d'étiquette Type3 normal 

Vous pouvez utiliser la zone Contenu d'étiquette de la boîte de dialogue Paramètres d'étiquette pour 
changer la valeur statistique affichée. Voir "Paramètres d'étiquette". 
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Types d'étiquettes d'élément normal 
Ces types d'étiquettes sont présentés dans ces rubriques : 

 Type1 d'élément normal 
 Type2 d'élément normal 

  

Type1 d'élément normal 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection d'éléments. Si la liste Variable d'élément s'affiche dans la barre 
latérale, cette icône de diagramme est grisée. Accédez à la liste Élément dans la barre latérale et 
appliquez des éléments dans l'onglet CAO pour afficher cette étiquette. 

Le type d'étiquette Type1 d'élément normal met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour afficher un 
diagramme de type tableau avec plusieurs lignes. La première est une cellule unique avec l'ID de 
l'élément. Les autres lignes sont divisées en deux colonnes : celle de gauche montre l'ID de la variable 
d'élément, celle de droite une valeur statistique définie : 

 
Zoom de la vue de l'onglet CAO montrant le type d'étiquette Type1 d'élément normal 

Vous pouvez utiliser la zone Contenu d'étiquette de la boîte de dialogue Paramètres d'étiquette pour 
changer la valeur statistique affichée. Voir "Paramètres d'étiquette". 
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Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Paramètres d'étiquette d'élément pour colorier uniquement 
des axes importants. Voir « Paramètres d'étiquette d'élément ». 

Type2 d'élément normal 

 

Ce type d'étiquette requiert la sélection d'éléments. Si la liste Variable d'élément s'affiche dans la barre 
latérale, cette icône de diagramme est grisée. Accédez à la liste Élément dans la barre latérale et 
appliquez des éléments dans l'onglet CAO pour afficher cette étiquette. 

Le type d'étiquette Type2 d'élément normal met à jour les étiquettes dans l'onglet CAO pour afficher un 
diagramme de type tableau avec plusieurs lignes et colonnes. La première est une cellule unique avec 
l'ID de l'élément. La seconde est un en-tête affiché dans les lignes restantes, dans ce cas les valeurs de 
tolérances positive et négative et la déviation.  

Les lignes trois à cinq montrent les valeurs de tolérance et de déviation seulement pour les axes X, Y et Z 
de l'élément : 

 
Zoom de la vue de l'onglet CAO montrant le type d'étiquette Type2 d'élément normal 

Vous pouvez utiliser la zone Contenu d'étiquette de la boîte de dialogue Paramètres d'étiquette pour 
changer la valeur statistique affichée. Voir "Paramètres d'étiquette". 

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Paramètres d'étiquette d'élément pour colorier uniquement 
des axes importants. Voir « Paramètres d'étiquette d'élément ». 
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Étiquette personnalisée 

 

L'étiquette personnalisée charge le dernier modèle d'étiquette personnalisé utilisé. Vous pouvez charger 
un autre modèle d'étiquette en cliquant sur l'icône Charger modèle d'étiquette. 

  

Paramètres d'étiquette 

Dans l'onglet CAO, sélectionnez Options puis Paramètres d'étiquette... pour ouvrir la boîte de 
dialogue Paramètres d'étiquette. Cette boîte de dialogue indique comment les étiquettes apparaissent 
dans l'onglet CAO. 

 
Boîte de dialogue Paramètres d'étiquette 

Général 
Nb étiquettes - Cette valeur indique le nombre d'étiquettes affichées par page. 

Décimales - Cette valeur détermine les séparateurs de décimales affichés dans ces étiquettes qui 
montrent des valeurs numériques, comme des déviations. 

Police étiquettes - Police - Ce bouton permet d'accéder à la boîte de dialogue Choix de police. 
Voir « Utilisation de la boîte de dialogue Choix de police ». 
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Pas de cadre d'étiquette - Si cette case est cochée, elle supprime le cadre d'étiquette de couleur 
autour de l'étiquette. 

L'arrière-plan d'étiquette est transparent - Si cette case est cochée, elle définit l'arrière-plan 
transparent de l'étiquette. 

Afficher les éléments de référence du titre - Si cette case est cochée, elle montre la référence 
d'élément dans le titre de l'étiquette pour les dimensions utilisant un élément de référence, comme 
des dimensions de distance. 

Style de disposition d'étiquette 
La liste déroulante détermine l'agencement des étiquettes autour du modèle CAO : 

Style rectangulaire réparti - Positionne les étiquettes autour de la pièce le long des quatre côtés 
dans une disposition rectangulaire. 

Style de côtés gauche-droite réparti - Positionne les étiquettes autour de la pièce uniquement 
sur les côtés gauche et droit. 

Style selon élément - Positionne les étiquettes près de l'élément. 

Fin de la ligne de repère 
Ceci détermine si deux éléments sont affichés quand les étiquettes sont visibles pour les dimensions de 
distance et d'angle. 

Pour la distance - Si cette case est cochée, elle affiche les deux éléments composant une 
dimension de distance avec deux lignes de repère, chacune pointant vers un élément. Si elle est 
décochée, seuls un élément et une ligne de repère sont affichés. 

Pour l'angle - Si cette case est cochée, elle affiche les deux éléments composant une dimension 
d'angle avec deux lignes de repère, chacune pointant vers un élément. Si elle est décochée, seuls 
un élément et une ligne de repère sont affichés. 

Paramètre boule de couleur 
Dessiner boule de couleur - Cette case à cocher détermine si la boule de couleur doit apparaître 
où la ligne de repère prend fin. Elle se sert de la couleur de déviation de la dimension pour l'axe le 
moins bien signalé. 

Taille boule - Cette liste montre la taille de la boule de couleur. Elle devient disponible pour 
sélection lorsque la case Dessiner boule de couleur est cochée. Vous avez le choix entre Petit, 
Moyen et Grand. 
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Vue agrandie de lignes de repère exemples avec une boule de couleur à l'extrémité 

Réorganiser la position des étiquettes - Si cette case est cochée, elle réorganise automatiquement les 
étiquettes pour les placer à leur position initiale par défaut autour de la pièce. Ceci vous permet de 
réinitialiser la position des étiquettes. 

Contenu d'étiquette 
Ceci détermine le contenu pour certaines étiquettes : 

Statistiques normales de mode - Cette liste répertorie des éléments que vous pouvez 
sélectionner pour les afficher dans des diagrammes dans les étiquettes autour de l'image CAO. 
Cette liste devient uniquement disponible si vous avez ouvert cette boîte de dialogue depuis l'un 
des diagrammes pris en chare "Type normal". Il s'agit de Type normal 1, Type normal 2, Type 
normal 3 et Élément normal. Les éléments sont dessinés sous forme de cellules supplémentaires 
à droite du diagramme ou en dessous, en fonction de son type. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 
5 éléments dans la liste. Pour des informations sur ces éléments, voir la "description des noms de 
colonnes". 

 
Exemple de diagramme de type3 d'élément normal avec des statistiques de mode normal 
appliquées 

Statistiques de diagramme de mode - Fonctionne comme Statistiques normales de mode, 
sauf qu'avec différents diagrammes. Les diagrammes pris en charge pour cette liste sont : 
d'exécution, histogramme, individuels cible et de colonne. 
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Exemple de diagramme de colonne avec des statistiques de mode diagramme appliquées 

Afficher seulement diagramme - Si cette case est cochée, elle affiche uniquement le diagramme, 
mais pas les éléments sélectionnés dans la liste Statistiques de diagramme de mode. Si elle est 
décochée, les éléments sont affichés. 

Directions 
Cette zone inclut une case à cocher Afficher directions pour afficher ou masquer les lettres d'axe de la 
tôle (automobile) indiquant la direction de la déviation. Vous pouvez aussi éditer les "identificateurs" par 
défaut. En général, l'industrie automobile nomme une déviation avec les identificateurs suivants : 

 U (up) représente la déviation de mesure principalement dans la direction Z+. 
 D (down) représente la déviation de mesure principalement dans la direction Z-. 
 A (aft) représente la déviation de mesure principalement dans la direction X+. 
 F (fore) représente la déviation de mesure principalement dans la direction X-. 
 I (inboard) indique que la déviation est principalement dans la direction de la ligne centrale du 

véhicule. 
 O (outboard) indique que la déviation est principalement dans la direction opposée de la ligne 

centrale du véhicule. L'axe Y est donc un axe miroir et la formule pour calculer l'étiquette de 
direction est mise en miroir quand la valeur nominale Y est négative. 

 
Exemple de vue de haut en bas du système de coordonnées du corps CAO (Z+ pointe vers le 
haut), 1 correspondant à l'avant du véhicule et 2 à l'arrière. 

Si vous cochez Afficher directions, ces indications formées de lettres apparaissent à droite de la 
déviation dans les diagrammes d'étiquettes Type d'élément normal. Elles peuvent aussi apparaître dans 
n'importe quelle étiquette personnalisée si vous utilisez une de ces expressions : 



Onglet Rapport CAO 

359 

• =GetFeatureValue(NULL, +T)  
• =GetStatisticValue(NULL,Deviation) 

 
Exemple d'étiquette de type3 d'élément normal avec la lettre de déviation de la tôle affichée 

Les zones Identificateur X, Identificateur Y et Identificateur Z montrent les identificateurs de 
deux lettres par défaut (automobile) pour chaque axe. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier 
ces lettres. Par exemple, si vous remplacez les identificateurs de l'axe Z par « HL », Datapage+ 
passe les étiquettes Z de U et D à H et L (pour « High » et « Low »). 

Les cases à cocher Refléter X, Refléter Y et Refléter Z indiquent sit le rôle des étiquettes des 
axes doit être inversé en cas de valeur nominale négative. 

Boutons de commande 
Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Paramètres d'étiquette d'élément   

Dans l'onglet CAO, sélectionnez Options , puis Paramètres d'étiquette... pour ouvrir la boîte de 
dialogue Paramètres d'étiquette. Cette option de menu est uniquement disponible si vous avez 
sélectionné Élément dans la barre latérale et appliqué des éléments à l'onglet CAO. Voir « Sélection et 
application des éléments ou des variables d'éléments ». 
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Boîte de dialogue Paramètres d'étiquette d'élément 

Cette boîte de dialogue détermine si les étiquettes de type d'élément normal colorient tous les axes ou 
uniquement ceux importants selon la barre de couleurs lors d'un dessin dans l'onglet CAO. 

Afficher couleur par barre de couleurs 
Pour tous les axes - Montre la couleur pour tous les axes selon la barre de couleurs. 

Pour les axes importants - Montre uniquement l'axe ou les axes importants selon la barre de 
couleurs. Les axes non importants apparaissent en noir. 

Entrez les axes importants - Cette zone vous permet de définir les axes importants. Entrez l'axe 
ou les axes dans cette zone. Si vous définissez plusieurs axes, séparez-le par un espace. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Prenez ce qui suit en compte : 

 
Exemple d'élément normal - Étiquette Type1 avec tous les axes affichés selon la barre de couleurs 
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Exemple d'élément normal - Étiquette Type1 montrant uniquement l'axe T 

  

  

  

Paramètres CAO 

Dans l'onglet CAO, sélectionnez Options puis Paramètres CAO... pour ouvrir la boîte de 
dialogue Paramètres CAO. Cette boîte de dialogue détermine comme le modèle CAO apparaît dans 
l'onglet CAO. 

 
Boîte de dialogue Paramètres CAO 

Rotation Cao : cette zone contient deux options contrôlant la rotation du modèle CAO : 

Comme défini - DataPage+ fait pivoter la CAO selon les réglages d'affichage en cours. Si le 
modèle est en vue solide, il pivote selon un modèle solide. S'il est en vue quadrillage, il pivote 
selon un modèle quadrillage. 
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Comme quadrillage - DataPage+ fait pivoter la CAO selon un modèle quadrillage. 

Changer la couleur Cao - Cette zone contient deux options contrôlant la couleur du modèle CAO : 

Comme défini - DataPage+ colorie le modèle CAO avec la couleur par défaut du modèle. La 
couleur par défaut est le bleu. 

Comme sélectionné - DataPage+ colorie le modèle CAO selon la couleur définie dans la zone de 
couleur. Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur le bouton Modifier. 

Changer couleur arrière-plan - DataPage+ colorie l'arrière-plan du modèle CAO selon la couleur définie 
dans la zone de couleur. Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur le bouton Modifier. La couleur 
par défaut est le blanc. 

Mettre en surbrillance couleur arrière-plan - DataPage+ colorie l'arrière-plan du modèle CAO selon la 
couleur définie dans la zone de couleur. Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur le bouton 
Modifier. La couleur par défaut est le rouge. 

Changer couleur région de coupe - DataPage+ colorie le cadre indiquant la région de coupe selon la 
couleur définie dans la zone de couleur. Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur le bouton 
Modifier. La couleur par défaut est le noir. Le cadre de la région de coupe apparaît uniquement s'il est 
activé dans un objet de modèle CAO secondaire. Le cadre devient une option dans les objets CAO 
secondaires si vous avez coché la case Clip Region décrite ci-dessous pour couper la CAO primaire. 

Changer couleur coupe section - DataPage+ colorie l'objet de coupe de section affiché selon la couleur 
définie dans la zone de couleur . Il colorie l'objet de coupe de section selon la couleur définie dans la 
zone Sur CAO quand l'objet de coupe de apparaît sur l'objet de modèle CAO. Vous pouvez changer ces 
couleurs en cliquant sur le bouton Modifier. La couleur par défaut est le rouge. 

Région de coupe - Coupe le modèle de pièce dans l'objet CAO principal pour afficher uniquement les 
éléments désignés par les étiquettes. 

 
Exemple de pièce coupées pour montrer uniquement des éléments spécifiques 

Vous pouvez aussi afficher sur un objet CAO secondaire l'emplacement de la région de coupe en activant 
l'objet CAO secondaire, en cliquant dessus avec le bouton droit et en choisissant Afficher région de 
coupe pour CAO principale. Par défaut, la couleur pour cette région de coupe est le noir. Vous pouvez 
la changer en utilisant la zone Changer la couleur de la région de coupe au-dessus ; par exemple, 
l'image en dessous a une bordure verte pour la région de coupe : 
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Rectangle verte indiquant la région de coupe 

Cliquez avec le bouton droit sur l'objet CAO secondaire et choisissez Supprimer région de coupe si 
vous ne voulez plus afficher la région de coupe. 

  

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

  

Réglages de trièdre 

Dans l'onglet CAO, sélectionnez Options , puis Réglages de trièdre... pour ouvrir la boîte de 
dialogue Réglages de trièdre. 
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Boîte de dialogue Réglages de trièdre 

Cette boîte de dialogue vous permet de changer les couleurs des différents composants du trièdre 
d'alignement de pièces apparaissant dans la fenêtre d'affichage graphique. Ceci peut s'avérer utile quand 
la couleur d'arrière-plan ou d'autres éléments dans la fenêtre d'affichage graphique ont des couleurs 
similaires, ce qui empêche de bien distinguer le trièdre, ou encore pour attribuer à chaque axe une 
couleur afin de les différencier. 

Les couleurs d'origine du symbole de trièdre sont le rouge et le vert, comme suit : 

 
Symbole de trièdre d'alignement de pièces 

Vous pouvez facilement changer ces couleurs en cliquant sur les cases de couleur dans la zone 
Couleurs et en choisissant une nouvelle couleur dans la boîte de dialogue Couleur qui s'ouvre : 
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Boîte de dialogue Sélection de couleur du trièdre 

Dès que vous cliquez sur OK, la boîte de dialogue Couleur se ferme et Datapage+ met instantanément à 
jour la couleur du trièdre en fonction du contenu de la fenêtre d'affichage graphique. Quand vous cliquez 
sur OK dans la boîte de dialogue Réglages du trièdre, Datapage+ stocke les informations de couleurs 
dans le registre, ce qui permet à tous les programmes pièce d'employer ces couleurs pour le trièdre 
d'alignement de pièces. 

Zone Couleurs 
La section Couleurs de la boîte de dialogue Réglages du trièdre contient une grille de zones de couleur 
représentant les différents composants pour chacun des trois axes du trièdre. 

 
Boîte de dialogue Réglages du trièdre - Sélection de couleur 

• Texte - Définir les couleurs des lettres (ou texte) "X", "Y" ou "Z" 
affichées sur le trièdre (1 dans l'image à droite). 

• Cylindre - Définit la couleur de la ligne d'axe (ou cylindre) X, Y ou Z 
sur le trièdre (2 dans l'image à droite). 
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• Cône - Représente la couleur de la tête de la flèche (ou cône) X, Y ou Z sur le trièdre (3 dans 
l'image à droite). 

 
Exemple de changement de couleurs du trièdre 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

  

  

Réglages ligne de repère 

Dans l'onglet CAO, sélectionnez Options puis Paramètres lignes de repères... pour ouvrir la 
boîte de dialogue Paramètres lignes de repères. Cette boîte de dialogue indique comment les lignes de 
repères apparaissent dans l'onglet CAO. 

 
Boîte de dialogue Réglages ligne de repère 
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Couleur de ligne - Cette zone définit la méthode que le logiciel utilise pour afficher les couleurs des 
lignes de repère. Il y a deux options : 

 Couleur de dimension - Les couleurs utilisées correspondent aux zones de tolérances de 
couleur spécifiées dans la boîte de dialogue Couleur de dimension, accessible via Outils | 
Couleur de Dimension. Voir « Présentation des couleurs d'élément ». 

 Conforme à la sélection - Une seule couleur, sélectionnée ici, est la seule couleur utilisée pour 
toutes les lignes de repère. La couleur par défaut est le noir. Cliquez sur la case à droite de cette 
option pour choisir une autre couleur. 

Fichier répertoire - Cette case et le bouton Parcourir vous permettent de définir un fichier texte 
contenant des emplacements de fin de ligne de repère à importer dans la base de données. Voir 
« Emplacement de fin de ligne de repère ». 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

  

  

  

Création ou édition de modèles d'étiquettes 
L'onglet CAO de DataPage+ utilise plusieurs étiquettes pour afficher des informations liées aux éléments 
dans le modèle CAO. Le plus souvent, les étiquettes standard par défaut fournies avec DataPage+ 
apportent les informations dont vos avez besoin. Toutefois, DataPage+ inclut des outils pour créer et 
éditer des modèles personnalisés si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique répondant à 
vos besoins. 

Outils de modèles d'étiquettes personnalisés 
Pour accéder aux outils nécessaires à la création ou à l'édition des modèles d'étiquette personnalisés, 

cliquez sur l'icône Modifier modèle d'étiquette  dans la barre d'outils de l'onglet CAO. Le côté droit 
de votre écran se développe pour montrer la barre latérale. 
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A - Barre d'outils principale 

 

1. Nouveau modèle - Crée un modèle. Si vous travaillez sur un modèle existant, le logiciel 
affiche un message demandant si vous voulez vraiment créer un modèle. Si vous cliquez 
sur Oui, il remplace le modèle ouvert. 

2. Ouvrir modèle - Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir pour ouvrir un modèle d'étiquette 
personnalisé stocké. 

3. Enregistrer modèle - Enregistre toutes les modifications apportées au modèle ouvert. Si 
le modèle enregistré est nouveau, il affiche une boîte de dialogue Enregistrer sous 
permettant de nommer et de stocker le modèle dans le répertoire de votre choix. 

4. Annuler - Annule la manipulation la plus récente à un (des) contrôle(s). 
5. Rétablir - Rétablit l'opération annulée avec le bouton Annuler. 
6. Flotter - Ouvre une fenêtre Éditeur d'étiquettes permettant d'éditer une étiquette. Voir 

"Panneau Propriétés". 

 
Fenêtre Éditeur d'étiquettes 
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1. Zoom avant - Zoom avant dans le rapport de 100 % par clic. 
2. Zoom arrière - Zoom arrière dans le rapport de 100 % par clic. 
3. Page entière - Restaure la taille de votre rapport à la taille de zoom original de 

1:1. 
4. Amarrer - Replace la fenêtre flottante à sa position amarrée. 

  

7. Appliquer modèle - Applique le modèle aux étiquettes dans l'onglet CAO . S'il s'agit d'un 
nouveau modèle, vous devez d'abord l'enregistrer. 

8. Fermer modèle - Ferme les outils de modèle personnalisé. Si un modèle inclut des 
modifications non enregistrées, le logiciel vous devez demande de faire la sauvegarde 
avant de fermer. 

  

B - Barre d'outils des contrôles 
La barre d'outils Contrôles existe dans la parte gauche du logiciel. Elle contient ces deux 
contrôles :  

Le contrôle de sélecteur - Il ne s'agit pas d'un véritable contrôle car ce n'est pas un objet 
pouvant être placé dans le canevas. Il s'agit d'un outil permettant de sélectionner le contrôle de 
grille dans le canevas. 

Le contrôle de grille - Insère une grille personnalisable de colonnes et de lignes dans votre 
modèle. Un modèle d'étiquette ne peut contenir qu'un contrôle de grille. Pour en savoir plus sur cet 
objet, voir la rubrique Contrôle de grille. La rubrique Contrôle de grille est à l'origine écrit pour le 
logiciel de génération de modèles, un outil fourni avec DataPage+ et servant à créer des modèles 
pour l'onglet Diagramme, l'onglet Texte et l'onglet CAO. Cette rubrique peut donc contenir des 
informations, de la terminologie et des références spécifiques à ce logiciel. 

C - Canevas principal 
Il s'agit de la principale zone de préparation de votre contrôle de grille. Vous pouvez ajouter celui-
ci à cette zone et le repositionner comme vous le souhaitez. Une fois un contrôle de grille ajouté 
au canevas, il devient disponible dans le panneau de propriétés. 

Le canevas principal apparaît aussi dans le panneau de propriétés (indiqué comme mainCanvas) 
et contient ses propres propriétés. Voir « Le Panneau Propriétés ». 

D - Panneau de propriétés 
Le panneau Propriétés figure du côté droit du logiciel. Il présente les propriétés associées au 
contrôle actif. Vous pouvez activer ce contrôle en cliquant dessus ou en le sélectionnant dans le 
canevas principal ou dans la liste Contrôle située au-dessus de ce panneau. 

Les propriétés sont les caractéristiques d'un contrôle. Par exemple, vous pouvez utiliser ce 
panneau pour modifier les propriétés et définir la couleur d'arrière-plan du canevas principal ou le 
nombre de lignes dans un objet de contrôle de grille. 



Onglet Rapport CAO 

371 

Voir la rubrique concernant le contrôle pour des informations sur les propriétés disponibles pour ce 
contrôle. 

  

  

GridControl (DataPage+) 

Ce contrôle insère une grille personnalisée de colonnes et de rangées, dans votre modèle. 
Cependant, ce contrôle unique est bien plus qu'un simple tableau. En fait, vous pouvez programmer les 
cellules, les rangées ou les colonnes individuelles à l'aide d'expressions pour afficher des informations 
spécifiques, depuis votre base de données. Consulter la rubrique « Expressions ». 

Vous pouvez facilement redimensionner et déplacer cet objet à un nouvel emplacement. Lorsque vous le 
redimensionnez, assurez-vous que le logiciel redimensionne de façon dynamique les colonnes et les 
lignes pour accueillir l'objet dans sa nouvelle taille. 

Ouverture de la boîte de dialogue Propriétés de la grille 
Une fois que vous avez inséré un controle GridControl, sélectionnez-le, double-cliquez dessus pour 
l'activer, cliquez dans une cellule, puis cliquez avec le bouton droit pour afficher la boîte de dialogue 
Propriété de la grille. L'onglet Cellule de cette boîte de dialogue vous offre de puissantes fonctions de 
formatage et d'édition pour adapter chaque cellule de la grille à vos spécifications. L'onglet Rangée vous 
permet de définir des lignes qui se répètent. 

Boîte de dialogue Propriétés de la grille - onglet Cellule 
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Boîte de dialogue Propriétés de la grille - onglet Cellule 

Type cellule - Vous permet de configurer ce qui sera inséré dans la cellule en question. Les options 
sont : 

 Texte - Vous pouvez entrer du texte ou une commande d'expression dans la zone Expression 
cellule de la boîte de dialogue Éditeur d'expression. L'expression évaluée ou le texte s'affiche 
dans la cellule. 

 Image - Insère une image dans la cellule. Vous pouvez la sélectionner à l'aide du bouton 
Sélectionner. 

 Expression - Cette zone vous permet d'entrer une expression dans la cellule. DataPage+ évalue 
l'expression quand il utilise le modèle à afficher les données de rapport. Utilisez la liste 
Expression de cellule pour les expressions disponibles. 

Sélectionner - Si Type cellule est défini à Image, ce bouton vous permet de choisir une image à afficher 
dans la cellule sélectionnée. Si Type cellule est défini à Expression, ce bouton vous permet de choisir 
l'expression à insérer dans la cellule. 

Activer édition cellule - Si Type cellule est défini à Texte, vous pouvez cocher ou décocher cette case 
afin de déterminer si la cellule est éditable quand le modèle est utilisé dans le rapport. 

Expression cellule - Cette liste vous permet de choisir une expression à utiliser dans la cellule. Cette 
expression est utilisée si Type cellule est définie à Expression. Voir aussi "Expressions" pour des 
descriptions des expressions disponibles. 

Hauteur cellule et Largeur cellule - Ces zones permettent de définir la hauteur et la largeur en pixels de 
la cellule. Si vous modifiez une hauteur, toutes les cellules de cette ligne sont modifiées en conséquence. 
Si vous changez la largeur, toutes les cellules de la colonne sont affectées. Si la hauteur et la largeur 
changent dans des cellules, les boutons Égaliser largeurs et Égaliser hauteurs égalisent la hauteur et 
la largeur des cellules sélectionnées. Les deux boutons Auto redimensionnent automatiquement la 
cellule verticalement ou horizontalement pour que le texte tienne. 

Fusionner cellules- Ce bouton fusionne plusieurs cellules en une. 

Diviser cellules - Ce bouton divise des cellules fusionnées pour les restaurer à leur état d'origine. 

Justification cell - Ces boutons vous permettent de définir l'alignement du texte dans la cellule, tant 
verticalement qu'horizontalement. Si l'alignement est horizontal, vous pouvez aligner le texte sur la 
gauche, au centre ou sur la droite de la cellule. S'il est vertical, vous pouvez l'aligner en haut, au milieu ou 
en bas. 

Boutons d'alignement horizontal 

 

 Gauche - Aligne le texte avec le côté gauche de la cellule. 
 Centre - Aligne le texte horizontalement au centre de la 

cellule. 
 Droite - Aligne le texte avec le côté droit de la cellule. 

Boutons d'alignement vertical 

 

 Haut - Aligne le texte avec le haut de la cellule. 
 Milieu - Aligne le texte verticalement au milieu de la cellule. 
 Bas - Aligne le texte avec le bas de la cellule. 
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Taille de police - Ce bouton vous permet de modifier la police du texte de la cellule. Voir 
« Utilisation de la boîte de dialogue Choix de police ». 

Couleur arrière-plan - Ce bouton définit la couleur d'arrière-plan de la cellule. Cette couleur fonctionne 
avec la liste à sa gauche. Si vous choisissez SolidColorBrush, ce bouton ouvre une boîte de dialogue 
Sélection des couleurs, qui vous permet de choisir une couleur pour l'arrière-plan de la cellule. Voir 
« Utilisation de la boîte de dialogue Sélection des couleurs ». Si vous choisissez ColorExpression, ce 
bouton ouvre un éditeur d'expression qui vous permet d'appliquer l'expression =GetColor pour déterminer 
la couleur. Voir Liste d'expressions pour en savoir plus sur ColorExpression.  

Couleur texte - Ce bouton définit la couleur du texte au premier plan dans la cellule. Cette couleur 
fonctionne avec la liste à sa gauche. Si vous choisissez SolidColorBrush, ce bouton ouvre une boîte de 
dalogue Sélection des couleurs qui vous permet de choisir une couleur pour le texte de la cellule. Voir 
« Utilisation de la boîte de dialogue Sélection des couleurs ». Si vous choisissez ColorExpression, ce 
bouton ouvre un éditeur d'expression qui vous permet d'appliquer l'expression =GetColor pour déterminer 
la couleur. Voir Liste d'expressions pour en savoir plus sur ColorExpression.  

Propriété de la grille - Onglet rangée  

 
Boîte de dialogue Propriétés de la grille - onglet Rangée 

L'onglet Rangée de la boîte de dialogue Propriétés de la grille permet de définir l'expression pour une 
rangée dans le contrôle GridControl. Ceci permet à un modèle d'étiquette de répéter des rangées et 
d'afficher plusieurs axes ou commentaires dont le nombre varie d'un élément à l'autre. La case Groupe à 
répétition entraîne ce qui suit : 

 Elle active le bouton Expression. Ce bouton ouvre l'éditeur d'expression en ne montrant que 
les expressions spécifiques à la rangée. Actuellement, seule l'expression spécifique à la rangée 
=RepeatRow() est disponible. Voir la rubrique "Liste d'expressions" pour en savoir plus sur cette 
expression. 
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Éditeur d'expression 

 Elle active aussi la catégorie RepeatedRows dans l'éditeur d'expression disponible dans 
l'onglet Cellule. Ceci vous permet de sélectionner l'expression spécifique à la cellule Axis-N 
nécessaire pour les rangées qui se répètent. 

 
Catégorie RepeatedRows dans l'éditeur d'expression de l'onglet Cellule 

Exemple de modèle d'étiquette avec 
une rangée à répétition dans le canevas 
principal 

Exemple de modèle d'étiquette avec une 
rangée à répétition en cas d'application à 
l'onglet CAO 
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Prenez cet exemple de modèle d'étiquette 
personnalisé. 

 

Vous remarquez que la deuxième rangée 
compte deux cellules avec deux 
expressions. 

 La cellule de gauche inclut une 
expression pour afficher l'axe en 
cours, N nombre de fois, où N 
devient le nombre d'axes que 
possède l'élément. La sélection est 
faite dans la catégorie 
RepeatedRows. 

 La cellule de droite affiche la 
valeur en cours de l'élément. 

La deuxième rangée est une rangée à répétition 
avec cette expression : 

 

Elle répète chaque axe sur une nouvelle rangée. 
Pour la dimension LOC9, deux axes X et Y 
apparaissent dans l'onglet CAO, chacun avec sa 
valeur nominale affichée comme indiquée dans le 
modèle d'étiquette. 

 

  
Si LOC9 compte trois axes, comme X, Y et Z, la 
rangée doit être répétée trois fois, une pour 
chaque étiquette dans l'onglet CAO. 

  

Propriétés 
Ce contrôle dispose des propriétés suivantes. 

Gauche - Détermine la position du contrôle depuis le côté gauche du canevas. 

Haut - Détermine la position du contrôle depuis le haut du canevas. 

OutsideFrame - Détermine le type de ligne utilisé comme bordure de la grille. Les options sont 
Épaisses, Fines et Aucune. 

InsideFrame - Détermine le type de ligne utilisé pour les lignes intérieures de la grille. Les options sont 
Épaisses, Fines et Aucune. 

FrameColor - La zone de couleur montre la couleur actuelle utilisée pour les lignes de la grille. Le bouton 
à droite ouvre la boîte de dialogue Sélection de couleur, ce qui vous permet de changer la ligne de la 
grille. 
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LabelType - Comme le contrôle de grille peut être utilisé dans différents contextes, cette propriété définit 
le contexte le concernant. Par exemple, vous pouvez utiliser le contrôle de grille dans le générateur de 
modèles avec un en-tête et un pied de page ; vous pouvez aussi l'utiliser dans un modèle d'étiquette pour 
afficher des informations pour une source de données spécifique dans la liste déroulante de la barre 
latérale de DataPage+ : Variable d'élément, Variable de dimension, Élément et Dimension. 

 
Sources de données dans DataPage+ 

La propriété LabelType contient ces options : HeaderAndFooter, Variable, Feature et Dimension. Vous 
devez choisir l'élément correspondant à la source des données envoyées à GridControl (ContrôleGrille). 
Par exemple, si GridControl est dans un en-tête ou un pied de page de modèle de rapport, choisissez 
HeaderAndFooter. S'il sera utilisé dans un modèle d'étiquette pour afficher des informations de la source 
de données Feature_Variable ou Dimension_Variable, choisissez Variable. Par défaut, il est défini 
automatiquement à HeaderAndFooter quand vous utilisez Template Builder. La valeur est Variable quand 
vous créez des étiquettes personnalisées. 

Angle rotation - Détermine la rotation du contrôle selon l'angle défini. 

IsTransparent - Si vous cochez cette case, l'arrière-plan de l'étiquette sera transparente. Si vous 
décochez cette case, l'arrière-plan de l'étiquette sera blanc. 

ColumnDefinitions - Le bouton ... vous permet d'ajouter des colonnes à ce contrôle. Cliquez dessus 
pour ouvrir une boîte de dialogue Éditeur de collection qui montre les colonnes sous forme de 
définitions de colonnes. Par défaut, elle énumère toujours [0]ColumnDefinition. Pour ajouter une colonne 
à droite de toutes les colonnes, cliquez sur Ajouter élément. Pour insérer une nouvelle colonne à 
gauche de la colonne sélectionnée, cliquez sur Insérer élément. La colonne est insérée dans le contrôle 
et est listée dans la boîte de dialogue. Pour supprimer une colonne, sélectionnez la définition de colonne 
souhaitée dans la boîte de dialogue et cliquez sur Supprimer élément. 
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Boîte de dialogue Éditeur de collection 

RowDefinitions - Le bouton ... vous permet d'ajouter des rangées à ce contrôle. Cliquez dessus pour 
ouvrir une boîte de dialogue Éditeur de collection qui montre les rangées sous forme de définitions de 
rangées. Par défaut, elle liste toujours [0]RowDefinition. Pour ajouter une nouvelle rangée au bas de 
toutes les autres, cliquez sur Ajouter élément. Pour insérer une nouvelle rangée au-dessus de celle 
sélectionnée, cliquez sur Insérer élément. La rangée s'insère dans le contrôle et est listée dans la boîte 
de dialogue. Pour supprimer une rangée, sélectionnez la définition de rangée souhaitée dans la boîte de 
dialogue et cliquez sur Supprimer élément. 

Name - Fournit le contrôle avec un nom unique. Si vous avez plus d'un contrôle du même type sur la 
toile, le logiciel ajoute un numéro au nom du contrôle pour qu'il soit unique. Vous pouvez le modifier au 
profit de n'importe quel nom de votre choix, à condition qu'il reste différent des autres contrôles. 

Width - Définit la largeur du contrôle. Si vous cliquez sur l'icône Auto , la largeur augmente ou 
diminue pour être égale à celle utilisée par le canevas. 

Height - Définit la hauteur du contrôle. Si vous cliquez sur l'icône Auto , la hauteur augmente ou 
diminue pour être égale à celle utilisée par le canevas. 

Remarque : les propriétés liées à la taille de l'objet comme Gauche, Haut, Largeur et Hauteur sont 
modifiées quand vous appuyez sur Entrée et ont forcément une valeur positive. 
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Expressions  

À propos des expressions 

Les expressions sont des commandes spéciales que vous insérez dans des contrôles afin d'extraire des 
données spécifiques de DataPage+ ou de la base de données dans le rapport. Les expressions 
commencent toujours par un signe égal (=) suivi du nom.  

Par exemple, si vous voulez afficher un diagramme d'exécution dans une étiquette, votre modèle 
d'étiquette doit avoir un contrôle utilisant l'expression =RunChart. 

 
Exemples d'expression dans un modèle d'étiquette 

La présente section contient les rubriques suivantes : 

 Ajout d'une expression au contrôle de grille 
 Liste des expressions 

  

  

  

Ajout d'expressions à un contrôle de grille 

Pour les modèles d'étiquette, vous pouvez ajouter des expressions dans un contrôle de grille en 
procédant comme suit : 

1. Ajoutez le contrôle de grille au modèle. 
2. Définissez la propriété LabelType pour qu'elle corresponde au contexte dans lequel l'expression 

sera employée. Par exemple, si vous comptez utiliser les expressions pour prendre des données 
d'une variable d'élément ou d'une variable de dimension, vous devez sélectionner Variable. 

3. Double-cliquez pour activer le contrôle de grille, puis cliquez dans une cellule pour qu'elle soit 
sélectionnée (mise en évidence en bleu). 

4. A ce stade, deux options s'offrent à vous : vous pouvez entrer ou coller une expression connue 
dans cette cellule, ou bien sélectionner une expression dans la liste des expressions disponibles. 

5. Pour sélectionner une expression dans la liste, cliquez avec le bouton droit dans la cellule. 
6. Sélectionnez Expression dans la liste déroulante Type cellule. La boîte de dialogue Editeur 

d'expression s'ouvre. 
7. Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner et ajouter des paramètres à l'expression (voir la 

description ci-dessous) : 
a. Cliquez sur le bouton Sélectionner. Dans la boîte de dialogue Editeur d'expression, 

sélectionnez la catégorie souhaitée dans la liste déroulante Sélectionner une catégorie. 
b. Sélectionnez l'expression dans la liste Sélectionner une fonction. 
c. Sélectionnez les valeurs des paramètres comme requis. 
d. Cliquez sur OK. 
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8. L'expression sélectionnée apparaît dans la cellule de grille. 

Voir la rubrique "Liste Expressions" pour obtenir la liste des expressions disponibles. 

Description de la boîte de dialogue Éditeur d'expression 

 
Éditeur d'expression 

A. La zone Expression montre un aperçu de ce à quoi l'expression sélectionnée ressemble avec 
les paramètres choisis. 

B. La zone à côté du bouton Aller vous permet de rechercher une expression. 
C. Le bouton Aller recherche l'expression saisie dans la zone et la renvoie en sélectionnant et en 

affichant ses paramètres. 
D. Sélectionner un élément de cette liste déroulante permet d'afficher les expressions affectées à 

cette catégorie. Les catégories disponibles sont : General, ChartType, FeatureRelative et 
AxisParameter. 

E. Cette liste affiche les expressions (ou fonctions) affectées à la catégorie sélectionnée. 
Sélectionner un élément affiche les paramètres dans la moitié inférieure de la boîte de dialogue. 

F. Cette zone affiche les instructions particulières pour utiliser l'expression. 
G. Cette moitié inférieure de la boîte de dialogue contient des listes déroulantes vous permettant de 

sélectionner des valeurs pour les différents paramètres utilisés par l'expression. Lorsque vous 
sélectionnez des entrées dans ces listes, l'aperçu de l'expression apparaît dans la zone 
Expression. Les paramètres sont décrits dans la rubrique "Liste Expressions". 
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Liste d'expressions 

Cette rubrique énumère les expressions et descriptions disponibles pour chaque expression. Elle montre 
aussi le type d'étiquette nécessaire pour sélectionner et la catégorie dans la boîte de dialogue Éditeur 
d'expression pour que l'expression apparaisse. Pour des informations sur cette boîte de dialogue, voir la 
rubrique "Ajout d'une expression au contrôle de grille". 

Certaines expressions ont besoin d'un ou plusieurs paramètres. Les paramètres sont des valeurs que 
vous transmettez à la fonction ou l'expression. Puis, l'expression l'utilise pour déterminer quelle valeur 
finale l'expression doit renvoyer. 

Nom de l'expression Propriété  
de LabelTy   

Catégorie Description 

=PartName (NomPièce) En-tête et ba    
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche le nom de la pièce, pris dans 
la base de données. 

=Opérateur En-tête et ba    
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche l'opérateur figurant dans la 
liste Transaction dans DataPage+. Si 
la liste contient plusieurs opérateurs, 
elle montre celui de la première 
transaction dans la liste. 

=Date En-tête et ba    
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche la date d'aujourd'hui, prise 
dans l'ordinateur. 

=Page En-tête et ba    
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche le numéro de la page actuelle 
du rapport. 

=Pages En-tête et ba    
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche le nombre total de pages du 
rapport. 

=StartDate (DateDébut) En-tête et ba    
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche la date de début d'une plage 
de transactions. 

=EndDate (DateFin) En-tête et ba    
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche la date de fin d'une plage de 
transactions. 

=SelectedTransNumber (Nomb   
transactions sélectionnées) 

En-tête et ba    
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche le nombre de transactions. 

=TextReportType (type de rapp   
texte) 

En-tête et 
bas de 
page 
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Montre le type de rapport de texte 
utilisé dans l'onglet Texte. 

=VariableSetName (Nom de va  En-tête et Général Affiche le nom du jeu de variables 
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défini) bas de 
page 
Élément 
Dimension 
Variable 

actives actuel. Si vous n'utilisez pas 
un jeu de variables, rien ne sera 
affiché. 

=QueryName (NomRequête) En-tête et 
bas de 
page 
Élément 
Dimension 
Variable 

Général Affiche le nom de la requête active 
actuelle. Si vous n'utilisez pas de 
requête, rien ne sera affiché. 

=GetTraceValue(param1, 
param2) 

En-tête et 
bas de 
page 
Variable 
Élément 
Dimension 

FeatureRelative Affiche une valeur de champ de suivi 
spécifiée en fonction des paramètres 
définis. Cette expression a besoin de 
deux paramètres : 

Paramètre 1 : 

Définit la transaction d'où tirer 
l'information de la sélection. 
Une valeur de 1 signifie la 
transaction la plus récente et 
une valeur de 10 signifie la 
dixième transaction la plus 
récente. 

2ème paramètre : 

Il faut le numéro d'index du 
nom de suivi (ou colonne de 
suivi) à partir duquel le 1er 
paramètre sera utilisé pour 
obtenir une valeur spécifique. 

Dans DataPage+ par exemple, 
si vous placez la souris sur la 
liste Transactions dans la 
barre latérale, une fenêtre en 
incrustation apparaît et montre 
les noms de suivis séparés par 
un point-virgule. Il s'agit des 
noms de suivis pour les 
colonnes. De gauche à droite, 
les valeurs d'index sont 0, 1, 2, 
3, 4, etc. 

Voir l'image exemple ci-
dessous : 
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Exemple de noms de suivi OPÉRATEUR, CAVITÉ et MATRICE et leurs valeurs d'index respectives 0, 

1 et 2. 
=GetFeatureValue(param1,  
param2) 

Variable 
Élément 
Dimension 

FeatureRelative Affiche la valeur des éléments 
indiqués dans le second paramètre. 
Cette expression a besoin de deux 
paramètres : 

Paramètre 1 : définit la variable à 
utiliser dans le calcul. Il accepte une 
de ces valeurs : 

• Null - Toujours Null si la 
propriété LabelType est 
Variable. Null renvoie la 
valeur pour la variable en 
cours si vous utilisez une 
ligne répétée, sinon la 
variable de l'élément ou de la 
dimension est renvoyée. 

• Si la valeur est Élément ou 
Dimension, ce paramètre 
spécifie un axe : (X, Y, Z, D, 
A, M, T, S, PD, RT, RS, Prad, 
Pang, L, H et V). 

Paramètre 2 : définit la valeur 
d'élément à afficher. Il peut s'agir de 
l'une des valeurs suivantes :  

+T - Montre la tolérance 
positive de l'élément. 

-T - Montre la tolérance 
négative de l'élément. 

±T - Montre les tolérances 
positive et négative. 

Dev - Indique la déviation de 
l'élément. 
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Nominal - Indique la valeur 
nominale de l'élément. 

=GetStatisticValue(param1,  
param2) 

Variable 
Élément 
Dimension 

FeatureRelative Affiche la valeur statistique indiquée, 
définie dans le deuxième paramètre. 
Cette expression a besoin de deux 
paramètres : 

Paramètre 1 : définit la variable à 
utiliser dans le calcul. Il accepte une 
de ces valeurs : 

• Null - Toujours Null si la 
propriété LabelType est 
Variable. Null renvoie la 
valeur pour la variable en 
cours si vous utilisez une 
ligne répétée, sinon la 
variable de l'élément ou de la 
dimension est renvoyée. 

• Si la valeur est Élément ou 
Dimension, ce paramètre 
spécifie un axe : (X, Y, Z, D, 
A, M, T, S, PD, RT, RS, Prad, 
Pang, L, H et V). 

2ème paramètre : 

Il s'agit d'une valeur statistique. 
Il s'agit des mêmes valeurs 
définies dans la rubrique 
"Description des noms de 
colonnes" où le mode détaillé 
de l'onglet Moniteur 
d'élément est présenté. 

=GetTransactionValue(param1
, 
param2, param3) 

Variable 
Élément 
Dimension 

FeatureRelative Affiche la valeur de transaction 
spécifiée. Cette expression a besoin 
de trois paramètres : 

Paramètre 1 : définit la variable à 
utiliser dans le calcul. Il accepte une 
de ces valeurs : 

• Null - Toujours Null si la 
propriété LabelType est 
Variable. Null renvoie la 
valeur pour la variable en 
cours si vous utilisez une 
ligne répétée, sinon la 
variable de l'élément ou de la 
dimension est renvoyée. 

• Si la valeur est Élément ou 
Dimension, ce paramètre 
spécifie un axe : (X, Y, Z, D, 
A, M, T, S, PD, RT, RS, Prad, 
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Pang, L, H et V). 

2ème paramètre :  

Définit la transaction d'où tirer 
l'information de la sélection en 
cours. Une valeur de 1 signifie 
la transaction la plus récente 
et une valeur de 10 signifie la 
dixième transaction la plus 
récente. 

3ème paramètre : 

Valeur mesurée - Montre la 
valeur mesurée de la 
transaction. 

MeasureDev - Montre la 
déviation de la valeur 
mesurée. 

MeasureDate - Montre la date 
de la mesure. 

=GetObjectName(param1) Variable 
Élément 
Dimension 

FeatureRelative Affiche le nom d'un objet. Cette 
expression accepte un paramètre. 

Le type d'objet dont le nom s'affiche 
dépend d'un seul paramètre indiqué 
entre parenthèses. Le paramètre peut 
être l'une de ces valeurs : 

DimensionName - Montre le 
nom de la dimension : par 
exemple, LOC1. 

FeatureName - Montre le nom 
de l'élément : par exemple 
CIR1. 

FeatureVariableName - Affiche 
le nom de variable de l'élément 
: par exemple, CIR1.X. 

=GetMaxOutTolerance(param1  
param2) 

Variable 
Élément 
Dimension 

FeatureRelative Affiche la valeur hors tolérance 
maximum ou le nom de transaction 
pour une variable. Si aucune valeur 
n'est hors tolérance, rien n'est affiché. 
Cette expression a besoin de deux 
paramètres : 

Paramètre 1 : définit la variable à 
utiliser dans le calcul. Il accepte une 
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de ces valeurs : 

• Null - Toujours Null si la 
propriété LabelType est 
Variable. Null renvoie la 
valeur pour la variable en 
cours si vous utilisez une 
ligne répétée, sinon la 
variable de l'élément ou de la 
dimension est renvoyée. 

• Si la valeur est Élément ou 
Dimension, ce paramètre 
spécifie un axe : (X, Y, Z, D, 
A, M, T, S, PD, RT, RS, Prad, 
Pang, L, H et V). 

2ème paramètre : 

Transaction - Affiche le nom de 
la transaction avec l'élément, 
la variable ou la dimension 
possédant la plus grande 
valeur hors tolérance dans la 
liste des transactions 
sélectionnées. 

Valeur hors tolérance - Affiche 
la valeur hors tolérance 
maximale. 

=ExpanderCell() Variable 
Élément 
Dimension 

FeatureRelative Cette expression correspond à la 
sélection de paramètre dans la boîte 
de dialogue Réglages d'étiquette. 
DataPage+ montre l'étiquette avec 
les paramètres de statistiques 
sélectionnés dans la liste 
Statistiques mode diagramme si 
vous employez cette expression. Voir 
"Paramètres d'étiquette". 

=GetColor(param1,param2) Variable 
Élément 
Dimension 

FeatureRelative Cette expression vous permet 
d'afficher de façon dynamique les 
couleurs d'arrière-plan ou de texte 
dans une cellule GridControl. Elle est 
uniquement utilisée dans la zone 
Couleurs de la boîte de dialogue 
Propriété de la grille. Si vous 
définissez la liste déroulante à 
ColorExpression, cliquez sur le 
bouton à droite de la liste (Couleur 
arrière-plan ou Couleur texte) pour 
afficher l'éditeur d'expression.  

Cette expression a besoin de deux 
paramètres : 
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Paramètre 1 : définit la variable à 
utiliser dans le calcul. Il accepte une 
de ces valeurs : 

• Null - Toujours Null si la 
propriété LabelType est 
Variable. Null renvoie la 
valeur pour la variable en 
cours si vous utilisez une 
ligne répétée, sinon la 
variable de l'élément ou de la 
dimension est renvoyée. 

• Si la valeur est Élément ou 
Dimension, ce paramètre 
spécifie un axe : (X, Y, Z, D, 
A, M, T, S, PD, RT, RS, Prad, 
Pang, L, H et V). 

• MaxErrorColor - Utilise la 
position de valeur moyenne 
dans la barre de couleurs. Il 
s'agit du maximum entre 
toutes les variables dans 
l'élément ou la dimension. 
Disponible si le type 
d'étiquette est Élément ou 
Dimension. 

2ème paramètre : 

• Null - La couleur est liée à la 
valeur moyenne de la 
variable. Le pourcentage de 
la barre de couleur est 
calculé comme suit : 

 

 

• Transaction - L'expression de 
couleur utilise la valeur 
mesurée de la transaction 
pour calculer la couleur. Le 
pourcentage de la barre de 
couleur est calculé comme 
suit : 

 
=HistogramChart Variable Type graph Montre l'histogramme. 
=ColumnChart Variable Type graph Montre le diagramme Colonne. 
=MultiDeviationColumnChart Variable Type graph Montre le diagramme de colonne de 

déviation multiple. 
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=RunChart Variable Type graph Montre le diagramme d'exécution. 
=TargetIndividualPlot Élément 

Dimension 
Type graph Affiche le tracé individuel cible. 

=ProfilePointChart Dimension Type graph Montre le diagramme Point de profil. 
=RepeatRow(param1,param2) Variable 

Élément 
Dimension 

FeatureRelative Cette expression répète la ligne dans 
le modèle d'étiquette tant que les 
informations spécifiées (définie par le 
paramètre 2) ne sont pas 
complètement affichées. Elle accepte 
deux paramètres. 

Paramètre 1 : le premier paramètre 
détermine comment les lignes sont 
triées quand l'étiquette est affichée. 
Le paramètre peut être l'une de ces 
valeurs : 

ascend - Trie les lignes dans 
l'ordre croissant, comme de A 
à Z ou de 0 à 9. 

descend - Trie les lignes dans 
l'ordre décroissant, comme de 
Z à A ou de 9 à 0. 

Paramètre 2 : le second paramètre 
détermine les informations utilisées 
pour répéter les lignes. Le paramètre 
peut être l'une de ces valeurs : 

AXIS-N - La ligne se répète 
jusqu'à ce que tous les axes 
définis de l'élément ou de la 
dimension soient affichés dans 
le modèle d'étiquette. 

Comment-N - La ligne se 
répète jusqu'à ce que tous les 
commentaires pour l'élément 
ou la dimension soient affichés 
dans le modèle 
d'étiquette.(Fixer ceci) 

  
X Y Z D T H L M AngP RayP P  Variable 

Élément 
Dimension 

AxisParameter 
(ParamètreAxe) 

Les éléments de la liste de fonctions 
montrent l'axe de la variable 
d'élément si cet axe est disponible. 
Le logiciel ne montre rien s'il ne peut 
pas trouver l'axe de la variable. 
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Onglet Rapport 
personnalisé 
À propos de l'onglet Rapport personnalisé   

 

L'onglet Rapport personnalisé vous permet de créer divers objets de rapport dans plusieurs pages, 
ainsi que de créer un rapport personnalisé à partir de la disposition et du modèle de rapport en cours. 
Selon la façon dont vous l'avez enregistré, vous pouvez ensuite le charger dans l'onglet Rapport ou dans 
l'application ReportViewer. 

L'onglet Rapport personnalisé est par défaut désactivé. Pour l'activer, voir "activation de l'éditeur de 
données". Par ailleurs, vous devez disposer des droits appropriés pour activer ce réglage. Voir "Gestion 
des comptes" pour une présentation des privilèges utilisateur. 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 

• Définition des réglages par défaut 
• Activation de l'onglet Rapport personnalisé 
• Création et enregistrement d'un rapport personnalisé 
• Icônes de la barre d'outils de l'onglet Rapport personnalisé 

Définition des réglages par défaut 
Les fenêtres à onglets Rapport de diagramme, Rapport de texte, Rapport CAO, Rapport 

personnalisé et Rapport contiennent une icône Options . Cliquez dessus et sélectionnez 
Réglage par défaut... pour afficher la boîte de dialogue Réglage par défaut.  

• Si vous arrivez à cette boîte de dialogue depuis l'onglet Rapport de diagramme, Rapport de 
texte, Rapport CAO ou Rapport mixte, vous y voyez les réglages par défaut pour les fenêtres à 
onglets Rapport de diagramme, Rapport de texte et Rapport CAO dans l'écran principal. 

• Si vous êtes arrivé à cette boîte de dialogue depuis l'onglet Rapport personnalisé, elle indique 
les réglages par défaut pour les objets Diagramme, Texte et CAO dans le rapport personnalisé. 

Pour la majorité des diagrammes et des types d'étiquette, les décimales sont contrôlées par l'option 
globale du menu Outils | Options, dans l'onglet Général. L'exception est "Étiquette de colonne de 
déviation multiple" utilisée dans l'onglet CAO. 

Réglage par défaut - Onglet Rapport CAO 
L'onglet CAO dans cette boîte de dialogue définit les diagrammes par défaut que DataPage+ utilisera. 
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Boîte de dialogue Paramètres par défaut 

Type par défaut pour la variable - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les variables. 

Type par défaut pour l'élément - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les éléments. 

Réglage par défaut et Réglages de contrôle - onglet Rapport de texte et onglet Rapport 
personnalisé 
Les onglets Texte et Rapport personnalisé dans cette boîte de dialogue déterminent le type de rapport 
par défaut que DataPage+ utilisera. 

 
Boîte de dialogue Réglage par défaut (onglet Texte) et Réglages de contrôle (onglet Rapport 
personnalisé) 
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Type rapport - Détermine le type de rapport de texte à utiliser. Ces types sont décrits dans la rubrique 
"Rapports de texte". 

Options avancées de rapport de texte - Ce bouton apparaît si l'un de ces rapports est sélectionné dans 
la liste Type rapport : Rapport statistiques, Rapport de données, Rapport de couverture, Rapport 
GR&R et Rapport de variable d'exception. Il ouvre la boîte de dialogue d'options correspondante pour 
le type de rapport choisi. Voir "Rapport statistiques", "Rapport de données", "Rapport de couverture", 
"Rapport GR&R" et "Rapport de variable d'exception" pour des détails sur ces options. 

Taille de police - Change la taille de la police pour la partie de données des rapports de texte. Les en-
têtes et les bas de page ne sont pas affectés par ce paramètre. 

Marqueur hors tolérance - Détermine comment afficher les valeurs hors tolérance dans le rapport de 
texte. 

Couleur rouge - Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs hors tolérance en rouge.  

Suivi d'un astérisque - Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs hors tolérance avec un 
astérisque (*) à la fin. 

Remarque : si vous n'avez pas d'imprimante couleur, choisissez Suivi d'un astérisque. 

Afficher droite de grille - Affiche les droites de la grille de colonnes et de lignes autour des zones de 
texte figurant dans le rapport de texte, comme illustré dans l'exemple suivant : 

 
Exemple de rapport de texte montrant les droites de la grille en pointillés 

Réglage par défaut - Onglet Rapport de diagramme 
L'onglet Diagramme dans cette boîte de dialogue détermine les diagrammes par défaut que DataPage+ 
utilisera. 
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Boîte de dialogue Paramètres par défaut 

Type par défaut pour la variable - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les variables. 

Type par défaut pour l'élément - Détermine le type de diagramme à utiliser pour les éléments. 

Boutons de commande 
Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les sessions 
suivantes. Quand vous vous reconnectez plus tard au logiciel, celui-ci utilise la configuration enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

OK - Applique la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous vous 
reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune n'est 
enregistrée). 

Annuler ou Fermer - La boîte de dialogue se ferme. 

Activation de l'onglet Rapport personnalisé 
Ces étapes expliquent comment activer cette fenêtre à onglets si besoin est. 

1. Dans la barre de menus principale, sélectionnez Outils | Options. 
2. La boîte de dialogue Option s'ouvre.  
3. Cliquez sur l'onglet Visibilité. Dans les onglets actuellement visibles dans la vue principale, des 

cases sont cochées. 

 

4. Cochez la case Personnaliser. 
5. Cliquez sur Appliquer, puis sur Enregistrer. L'onglet Rapport personnalisé apparaît alors dans 

la vue principale. 
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Création et enregistrement d'un rapport personnalisé 
Pour créer un rapport personnalisé dans lequel disposer les objets comme vous le souhaitez, procédez 
comme suit : 

1. Cliquez sur l'onglet Rapport personnalisé et appliquez les données de la pièce à l'onglet. 
2. Par défaut existe un rapport vierge quand vous ouvrez pour la première fois cette onglet. Si vous 

devez créer un nouveau rapport, cliquez sur l'icône Créer rapport personnalisé   dans 
la barre d'outils et choisissez Nouveau. 

Important : un seul rapport personnalisé à la fois peut exister dans l'onglet Rapport personnalisé. Tous 
les rapports personnalisés visibles ici seront écrasés si vous sélectionnez Nouveau. 

 

3. Un nouveau rapport vierge s'ouvre. 

 

4. Si vous voulez plusieurs pages, cliquez sur l'icône Créer rapport personnalisé . Cliquez 
ensuite sur Ajouter pour chaque page supplémentaire à ajouter. De nouvelles pages vierges 
sont alors ajoutées à la fin du rapport. Servez-vous de la roue de la souris pour faire défiler les 
pages. 

5. Ajoutez les objets souhaités dans le rapport personnalisé. 

• Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter objet. Un sous-menu d'objets 
apparaît. 
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• Dans la liste d'objets disponibles, sélectionnez celui à ajouter : 
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Contrôle rapport de diagramme - Insère un objet de diagramme dans le rapport. 
Cet objet de rapport spécial montre les données de la pièce dans un format 
graphique. 

Contrôle rapport de texte - Insère un objet de texte dans le rapport. Cet objet de 
rapport spécial montre les données de la pièce dans un format textuel. 

Contrôle rapport CAO - Insère un objet CAO dans le rapport. Cet objet de rapport 
spécial montre les données de la pièce dans un format composé de l'image de la 
pièce et des étiquettes contenant les données de diagramme. 

Contrôle CAO - Vous permet d'ajouter et de positionner une copie du modèle 
CAO dans votre rapport. Voir "Objet CAO" pour des informations sur ce type 
d'objet. 

Contrôle trièdre - Vous permet d'ajouter et de positionner un objet trièdre dans 
votre rapport. Voir "Objet trièdre" pour des informations sur ce type d'objet. 

Contrôle de coupe de section - Vous permet d'ajouter et de positionner un objet 
de coupe de section dans votre rapport. Voir "Coupes de section" pour des 
informations sur ce type d'objet. 

Contrôle analyse graphique - Insère un objet d'analyse graphique dans le 
rapport. Voir "Contrôles graphiques" pour des informations sur ce type d'objet. 

Barre de couleurs - Insère une barre de couleurs dans le rapport. Cette matrice 
visuelle correspond aux zones de tolérance de couleur utilisées pour visualiser des 
éléments, des variables d'éléments et autres aspects dans DataPage+. Par défaut, 
DataPage+ utilise une seule zone de tolérance (verte), limitée par des zones hors 
tolérance négative (rouge) et positive (bleue). Le nombre de zones de tolérance et 
les couleurs employées peuvent être modifiées dans DataPage+. Dans ce cas, la 
matrice de couleurs telle qu'utilisée dans les rapports change en conséquence. 

Image - Insère un conteneur d'image dans le rapport. Après cela, une boîte de 
dialogue apparaît pour charger l'image souhaitée après avoir cliqué avec le bouton 
droit sur l'image et sélectionné Réglages personnalisés. 

Zone de texte - Insère une zone de texte dans le rapport. Vous pouvez utiliser 
cette zone de texte pour envoyer des chaînes de texte à vos rapports. L'utilisateur 
peut aussi taper dans cette zone de texte pour modifier la chaîne.  

Bloc de texte - Ce contrôle dimensionne le texte pour qu'il corresponde aux 
contraintes, non pas comme le contrôle de bloc de texte qui est tronqué ou qui 
enchaîne quand une ligne de texte arrive à la limite. Ce contrôle permet d'afficher 
du texte ou des expressions. Voir "Expressions". 

Droite - Insère un objet de droite dans le rapport. Vous pouvez définir la largeur et 
la couleur de droite dans la boîte de dialogue qui s'ouvre après avoir cliqué avec le 
bouton droit et sélectionné Réglages personnalisés.  

Rectangle - Insère un objet de rectangle dans le rapport. Vous pouvez définir la 
largeur et la couleur de la bordure dans la boîte de dialogue qui s'ouvre après 
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avoir cliqué avec le bouton droit et sélectionné Réglages personnalisés.  

Ellipse - Insère un objet d'ellipse dans le rapport. Vous pouvez définir la largeur et 
la couleur de droite dans la boîte de dialogue qui s'ouvre après avoir cliqué avec le 
bouton droit et sélectionné Réglages personnalisés. 

Contrôle de grille - Insère une grille personnalisable de colonnes et de lignes 
dans le rapport. Quand vous faites glisser l'objet dans le rapport, une boîte de 
dialogue s'ouvre si vous cliquez avec le bouton droit sur l'objet et sélectionnez 
Réglages personnalisés afin de définir le nombre de lignes et de colonnes. Ce 
contrôle unique est bien plus qu'un tableau standard. Vous pouvez programmer 
des cellules ou colonnes individuelles à l'aide d'expressions pour afficher des 
informations spécifiques depuis votre base de données. Voir "Contrôle de grille" 
pour plus d'informations. 

  

• Cliquez et déplacez la souris pour créer l'objet à l'emplacement souhaité dans le rapport. 
• Modifiez l'objet en cliquant dessus avec le bouton droit et en choisissant les options 

souhaitées dans le menu qui s'ouvre. 
• Poursuivez l'ajout d'objets si besoin est. 
• Si vous utilisez un contrôle d'analyse graphique, faites glisser les dimensions de profil 

marquées de la barre latérale sur ce contrôle pour qu'il affiche des données réelles. 

Remarque : la plupart des objets ne contiennent à l'origine aucune donnée réelle. Il s'agit d'objets 
factices qui ne sont remplis que lorsqu'ils sont affichés dans l'onglet Rapport ou quand un rapport 
ReportViewer est créé. 

6. Redimensionnez et placez les objets à votre gré. 
7. Cliquez sur l'icône Enregistrer rapport. La boîte de dialogue Enregistrer rapport s'ouvre. 

Choisissez le format de rapport souhaité et d'autres options, puis cliquez sur OK. 
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Voir la rubrique "Enregistrer rapport" pour des informations sur ces formats. 

Si le rapport a été enregistré comme rapport WebReporter, vous devez le charger dans l'onglet Rapport 
pour l'afficher. Si vous l'avez enregistré comme rapport ReportViewer, chargez-le dans l'application 
ReporViewer. 

Affichage des données de plusieurs rapports dans un même contrôle CAO 
Vous pouvez afficher des données issues de plusieurs pièces dans un même conteneur CAO en 
procédant comme suit : 

1. Dans la vue principale des pièces, sélectionnez celles pour lesquelles générer un rapport. 
2. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Appliquer. Les deux pièces apparaissent dans la liste 

déroulante en haut de la barre latérale.&spades; 
3. Créez un rapport personnalisé vide. 
4. Ajoutez un contrôle CAO dans le rapport. Redimensionnez et placez-le à votre gré. 
5. Dans la liste déroulante dans la barre latérale, sélectionnez la première pièce. 
6. Dans la liste de variables d'élément de la barre latérale, mettez en évidence celles à afficher 

dans le contrôle CAO. 
7. Faites glisser les variables d'élément en évidence de la barre latérale dans le contrôle CAO. 
8. Les éléments déposés apparaissent comme des étiquettes autour de l'image CAO. 
9. Dans la liste déroulante dans la barre latérale, sélectionnez une autre pièce. 
10. Mettez en évidence les variables d'élément de cette pièce. 
11. Maintenez la touche CTRL enfoncée et faites un glissement comme auparavant. 
12. Cette fois, les éléments déposés apparaissent comme de nouvelles étiquettes dans le contrôle 

CAO. Si vous n'appuyez pas sur la touche CTRL, le contrôle CAO montre uniquement ce qui a 
été déposé, sans conserver les étiquettes précédentes. 

13. Continuez à appuyer sur la touche CTRL et à faire des glissements depuis d'autres pièces si 
besoin est. 

14. Placez les étiquettes. 

Icônes de la barre d'outils de l'onglet Rapport 
personnalisé 

 

1. Changer tolérance 
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2. Options (pour l'onglet Rapport personnalisé) 
3. Imprimer le rapport 
4. Enregistrer rapport 
5. Annuler 
6. Rétablir 
7. Rafraîchir 
8. Rapport personnalisé 
9. Mode général 
10. Mode livre 
11. Mode mosaïque 
12. Modifier 
13. Panoramique et zoom 
14. Page entière 
15. Page X de Y 
16. Page préc 
17. Page suiv 

Changer tolérance 

 

L'icône Changer tolérance est disponible dans les onglets Texte, Diagramme, CAO, Rapport 
personnalisé et Rapport. Elle montre la liste des tolérances disponibles définies pour la ou les variables 
d'élément sélectionnées. Si vous cliquez dessus, le logiciel utilise des valeurs de tolérance associées à 
l'entrée choisie dans la liste au lieu des valeurs par défaut. 

Cette liste contient les options permanentes Par défaut et Temp.  

 
Icône Changer tolérance avec deux tolérances personnalisées 

Remarque : vous devez appliquer des données pour une ou plusieurs variables d'éléments pour 
lesquelles la tolérance personnalisée a été définie ; sinon, la sélection de l'option de tolérance est sans 
incidence. 

Si aucun autre réglage de tolérance n'est défini, vous voyez uniquement les options Par défaut et Temp. 

Utilisation de la tolérance temporaire (Temp) 
L'option Temp permet de définir une tolérance temporaire à la volée et appliquée à toutes les variables 
quelle que soit la pièce à laquelle elle appartient. La sélection de cette option ouvre la boîte de dialogue 
Affectation tolérance temporaire. 
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La boîte de dialogue n'inclut à l'origine aucune valeur de tolérance définie et les cases sont décochées. 
Définissez les valeurs de tolérance que vous voulez utiliser ; cochez ensuite la case à côté de chaque 
tolérance à utiliser et cliquez sur Appliquer. 

Pour que les tolérances soient appliquées, la case doit être cochée ; sinon, la tolérance par défaut est 
employée. 

Par exemple, si vous définissez la tolérance supérieure à 1 mais décochez la case associée, cette 
tolérance n'est pas utilisée. Le logiciel utilise à la place la tolérance supérieure par défaut pour ces 
variables d'éléments. 

Définition des tolérances de variables 
Ces tolérances sont définies en cliquant avec le bouton droit sur la ou les variables dans l'onglet Éditeur 
de données et en choisissant Modifier variables. Voir "Modification de variables d'éléments" à la 
section "Onglet Éditeur de données" pour plus d'informations. 

Icône Options (pour l'onglet Rapport personnalisé) 
L'icône Options vous permet de définir ces options pour l'onglet Rapport personnalisé : 

 Réglages par défaut - vous permet de changer les diagrammes par défaut à utiliser dans l'objet 
diagramme de rapport, les diagrammes par défaut à utiliser dans l'object CAO et le rapport de 
texte par défaut à utiliser dans l'objet texte. 

 Appliquer l'image à toutes les pages - Si l'option est sélectionnée, vous pouvez changer une 
image dans une seule page de rapport ; toutes les autres images identiques à celle-ci sur les 
autres pages sont aussi mises à jour. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez modifier 
directement le modèle sous-jacent et y modifier l'image. 

Icône Imprimer le rapport 

 

Ouvre une boîte de dialogue Imprimer standard, ce qui vous permet d'envoyer le contenu actuel de 
l'onglet vers une imprimante installée. 

Icône Enregistrer rapport 

 

La boîte de dialogue Enregistrer rapport s'ouvre pour l'onglet en cours. 
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Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer le contenu de l'onglet dans l'un des deux formats 
suivants : 

 Rapport WebReporter - Ce type de rapport est un « macro rapport ». Cela signifie que si vous 
sélectionnez les 10 dernières transactions, à sa prochaine ouverture, la base de données sera 
interrogée pour les 10 dernières transactions et le rapport sera donc mis à jour avec les données 
les plus récentes si des changements ont eu lieu dans la base de données. Ceci se produit pour 
tous les éléments pertinents que vous pouvez sélectionner, comme la série de variables, les 
requêtes, etc. 
 
Sélectionnez cette option et cliquez sur OK pour ouvrir une boîte de dialogue Rapport. Les 
boutons Appliquer et Ajouter ne sont pas accessibles dans la boîte de dialogue.  
La boîte de dialogue Rapport s'ouvre aussi si vous éditez un rapport WebReporter. Les boutons 
Appliquer et Ajouter sont disponibles dans la boîte de dialogue.  
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Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue dont la taille est modifiable pour définir votre rapport 
enregistré. Vous pouvez définir le nom du rapport, le type de diagramme à afficher, les séries de 
variables et les requêtes afin de limiter le rapport. Ces éléments peuvent être appliqués à une ou 
plusieurs sections de votre rapport. Quand vous cliquez sur OK, DataPage+ stocke le rapport 
dans la base de données, sous l'en-tête Rapports, dans la barre latérale. Vous pouvez ensuite 
charger ce rapport (ou une version personnalisée) quand bon vous semble dans l'onglet 
Rapport. Voir « Onglet Rapport ». 

Nom du rapport - Définit le nom du rapport. Quand vous enregistrez le rapport, ce nom 
apparaît dans la barre latérale. Quand vous cliquez sur OK, ce nom n'est plus modifiable. 

Onglets de section - Les onglets Section1, Section2, Section3, etc. apparaissent si vous 
avez plusieurs types de contenu de rapport. Ces onglets vous permettent d'appliquer les 
modifications apportées à cette boîte de dialogue à cette section spécifique. Si vous avez 
plusieurs sections, un bouton Appliquer tout apparaît. Il vous permet d'appliquer les 
modifications apportées à une section à toutes les autres sections ; si vous cliquez sur OK 
les modifications ne sont appliquées qu'à la section sélectionnée. 

Garder la modification de l'utilisateur, la position d'étiquette, la série de vues CAO, 
les options de diagramme, etc. - Cette case est cochée par défaut. Datapage+ utilise 
alors les modifications initiales apportées au rapport par son créateur quand il affiche ce 
rapport. Si elle est décochée, vous pouvez choisir le type de diagramme à utiliser dans la 
liste déroulante Type ou les éléments pour lesquels générer un rapport dans la liste 
Éléments. 

Type - En fonction du contenu du rapport (onglet Section1, Section2 ou Section3), 
détermine le type de rapport graphique ou textuel à utiliser. 

Éléments - Cette liste, sauf si elle est limitée par une série de variables ou un contenu de 
rapport initial, , montre toutes les variables d'élément disponibles pour la pièce. Si elle est 
filtrée, vous pouvez aussi décocher la case Garder la modification de l'utilisateur, la 
position d'étiquette, la série de vues CAO, les options de diagramme, etc. expliquée ci-
dessus et supprimer les séries de variables afin d'accéder à tous les éléments. Vous 
pouvez ensuite sélectionner les éléments souhaités. 

La liste déroulante sous la liste Éléments applique des séries de variables prédéfinies à la 
liste Éléments pour filtrer les variables d'éléments affichées. 

Transactions - La liste de transactions dans cette zone, comme la liste Éléments, peut 
être limitée par une requête pour par les transactions initiales sélectionnées par le créateur 
du rapport. Par défaut, la liste de transactions n'est pas disponible pour sélection. Elle 
contient ces boutons d'option : 

Sélectionner dernier - Ce bouton d'option active la zone à côté de lui quand vous 
cliquez dessus. La zone définit le dernier nombre de transactions à sélectionner. Si 
vous entrez 15, les quinze dernières transactions sont automatiquement 
sélectionnées dans la liste de transactions. 

Sélectionner tout - Ce bouton d'option fait que le logiciel sélectionne toutes les 
transactions disponibles pour la pièce. 

Spécifier les transactions - Ce bouton d'option active la liste de transactions pour 
que vous puissiez choisir des transactions ou utiliser la liste de requêtes afin d'utiliser 
un sous-ensemble de transactions avec le rapport. 
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La liste déroulante sous la liste Transactions applique des requêtes prédéfinies à la liste 
de transactions afin de filtrer les transactions affichées. 

Série de vues Cao - Cette zone utilise tous les objets CAO dans le rapport, afin que vous 
puissiez choisir leur orientation, etc. 

Série de vues définie par l'utilisateur - Cette case à cocher détermine si les objets 
CAO dans le rapport auront une orientation personnalisée dans cette boîte de 
dialogue. Par défaut, cette case est décochée pour que les objets CAO utilisent 
l'orientation définie à l'origine par le créateur du rapport. Si vous cochez cette case, 
la boîte de dialogue Rapport se développe pour inclure d'autres informations et la 
liste déroulante Afficher orientation est activée pour sélection. 

Afficher orientation - Cette liste déroulante est masquée tant que vous ne 
sélectionnez pas Série de vues définie par l'utilisateur. Après cela, vous pouvez 
choisir l'orientation dans cette liste. Les objets CAO sont alors orientés de façon à ce 
que l'axe sélectionné pointe en dehors de l'écran. 

Échelle - Cette zone devient uniquement disponible si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Elle 
indique le facteur d'échelle des objets CAO. La valeur 1 signifie 100%. La valeur 0,1 
signifie 10% et 0,01 1%. Si vous entrez 0,5, tous les objets CAO dans le rapport font 
l'objet d'un zoom arrière jusqu'à 50% de leur taille d'origine. 

Translation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. 
Vous pouvez alors repositionner l'objet CAO dans le rapport en changeant les 
valeurs X et Y. 

Rotation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie par 
l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Vous 
pouvez alors faire pivoter l'objet CAO dans le rapport selon l'angle défini. Entrez 1 
dans les zones X, Y ou Z pour définir l'axe autour duquel se produit la rotation. Par 
exemple, si X=0, Y=0 et Z=1 avec un angle de 45, la pièce pivote depuis son 
orientation d'origine de 45 degrés autour de l'axe Z. 

Appliquer - Applique les éléments et les transactions sélectionnés, remplaçant les pages 
existantes dans le rapport.  

Ajouter - Ajoute les éléments et les transactions sélectionnés, ajoutant le contenu 
sélectionné comme pages supplémentaires à la fin du rapport.  

 Rapport ReportViewer - Ce type de rapport est stocké sur votre ordinateur ou tout autre support 
de votre choix. Quand vous sélectionnez ce type de rapport, le bouton Parcourir et une zone 
affichant le chemin d'accès au fichier deviennent disponibles pour édition. Vous pouvez vous en 
servir pour définir à quel endroit le rapport est enregistré. La case à cocher Enregistrer modèle 
CAO enregistre aussi le modèle CAO actuel. Elle est uniquement disponible si vous enregistrez 
ce rapport dans l'onglet CAO. Le rapport généré à l'aide de ReportViewer est statique. Vous 
pouvez ouvrir et afficher ce rapport avec l'application Report Viewer. Elle permet de faire pivoter 
la CAO, de déplacer les étiquettes autour, de faire un zoom avant ou arrière, mais vous ne 
pouvez pas modifier le contenu. 

Ce type de rapport est uniquement disponible dans WebReporter, la version en ligne de 
Datapage+. Il n'est pas disponible dans la version bureau. 



Onglet Rapport personnalisé 

403 

Icône annuler 

 

L'icône Annuler annule la dernière opération. 

 Pour l'onglet CAO, ceci annule le dernier changement de position d'étiquette. 
 Pour l'onglet Rapport personnalisé, ceci annule le dernier ajout, la dernière suppression ou 

modification d'objet apporté au rapport. 

Icône Rétablir 

 

L'icône Refaire exécute la dernière opération annulée. 

 Pour l'onglet CAO, elle exécute le dernier changement de position d'étiquette annulé. 
 Pour l'onglet Rapport personnalisé elle exécute la dernière addition, suppression ou 

modification d'objet annulée, exécutée sur le rapport. 

Icône Rafraîchir / Rafraîchir toutes les pièces 

 

L'icône Rafraîchir toutes les pièces, qui se trouve dans la barre latérale Pièces (ou l'icône Rafraîchir 
sur les autres onglets), rafraîchit immédiatement les données dans Datapage+ avec les dernières 
informations de la base de données. Elle est utile pour extraire de nouvelles données envoyées à la base 
de données pendant la session Datapage+ en cours. 

Icône Rapport personnalisé 
L'icône Rapport personnalisé vous permet de travailler avec des pages de rapport personnalisé, 
principalement en les créant. Il offre ces options : 

 

 Nouveau - Crée une page vierge de rapport personnalisé en écrasant le contenu de l'onglet 
Rapport personnalisé. Si l'onglet est vide, il s'agit de la seule option disponible. 
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 Ajouter - Crée une page vierge de rapport personnalisé, qui est ajoutée à la fin du contenu de 
l'onglet Rapport personnalisé. 

 Supprimer - Supprime la page en cours du rapport personnalisé. 
 Insérer - Insère une page vierge dans le rapport personnalisé après la page en cours. 
 Dupliquer - Crée une copie de la page en cours et l'insère après elle. 

Icône Mode général 

 

L'icône Mode général est la vue par défaut des options dans la fenêtre à onglets en cours. 

 Pour l'onglet Diagramme, elle affiche quatre diagrammes dans une vue paysage.  

 

 Pour l'onglet Texte, elle affiche une seule page de texte dans la vue principale. La page de texte 
peut se développer ou se réduire pour tenir dans la vue principale.  



Onglet Rapport personnalisé 

405 

 

 Pour l'onglet CAO, elle affiche une image du modèle CAO dans une vue paysage.  

 

Pour naviguer dans les pages en mode général, vous pouvez cliquer sur les icônes Page préc., Page 
suiv. et Page X de Y. Vous pouvez aussi utiliser la molette de votre souris : 
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 Faites rouler la molette en l'éloignant de vous pour reculer d'une page. 
 Faites rouler la molette vers vous pour avancer d'une page. 

  

Icône Mode livre 

 

L'icône Mode livre affiche deux pages à la fois pour montrer les éléments dans la fenêtre à onglets en 
cours. Ce mode agit comme un livre, avec une page de gauche et une page de droite, les pages se 
tournent de façon animée en double-cliquant dessus, et vous pouvez aller en avant ou arrière selon 
l'endroit où vous cliquez. 

 

 Double-cliquez sur la page de droite pour la tourner : les informations passent alors à la page de 
gauche et la page suivante s'affiche à droite. 

 Double-cliquez sur la page de gauche pour la tourner : les informations passent alors à la page 
de droite et la page précédente s'affiche à gauche. 

Vous pouvez aussi utiliser les icônes Page préc., Page suiv. et Page X de Y pour naviguer en mode 
livre. 

Icône Répartitions 

 

L'icône Mode répartitions rétrécit toutes les pages et les affiche toutes en un seul affichage, vous 
donnant ainsi un aperçu de tout ce qui constitue votre rapport. 
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Affichage de la page actuelle 
Si vous cliquez sur une page avec le bouton droit et sélectionnez Aller à la page actuelle, Datapage+ 
ouvre cette page dans l'affichage Mode général. 

 

Suppression de la page actuelle (Onglet rapport seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour supprimer une 
page en cliquant avec le bouton droit dans cette page et en sélectionnant Supprimer page actuelle ; 
Datapage+ supprime alors cette page du rapport. 



DataPage+ 2013 French Manual 

408 

 

Modification des pages (onglet rapports seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour réorganiser les 
pages du rapport. Cliquez simplement sur une page pour la mettre en surbrillance, puis faites-la glisser 
en haut d'une autre page. L'icône souris affichera alors ceci : 

 

Quand vous relâchez la souris, Datapage+ déplace la page glissée à l'endroit désiré et il décale les 
autres pages en conséquence. 

 

Icône Edition 

 

Passe la fenêtre à onglets en cours en mode édition pour vous permettre d'afficher et de masquer les 
points de données, d'ajouter des causes ou de faire un zoom avant/arrière d'une partie du diagramme par 
glissement de la souris. 

Remarque : cette icône fonctionne uniquement en mode général. Dans d'autres modes d'affichage, elle 
est grisée. 

Voir aussi : 
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 Utilisation de diagrammes 

  

Icône Panoramique et Zoom 

 

Fait un panoramique (ou déplace) le contenu de la fenêtre à onglets Diagramme ou CAO ou dans un 
diagramme spécifique s'il remplit tout l'affichage. Peut aussi être utilisée pour faire un zoom avant et 
arrière sur l'affichage. 

Panoramique  
Le panoramique est utile après un zoom avant d'une partie d'un diagramme ou d'une page ou 
quand vous voulez en voir une autre partie sans devoir faire un zoom arrière puis un nouveau 
zoom avant. 

Lors d'un panoramique, le diagramme ou la page sous-jacent(e) est déplacé dans la direction de 
glissement de la souris. 

 Si vous avez fait un zoom avant dans un diagramme à l'aide du zoom d'étirement, 
cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser. 

 Si vous utilisez le zoom normal d'agrandissement, vous devez d'abord sélectionner 

l'icône Pan, dans la barre d'outils, puis cliquer et glisser avec le bouton gauche de la 
souris. 

Pour plus d'informations sur les différents types de zoom utilisés avec les diagrammes, consultez 
« Utilisation des diagrammes ». 

Zoomer  
Si vous actionnez la molette de la souris de haut en bas pendant que vous êtes dans ce mode, cela aura 
pour effet d'agrandir ou de rétrécir l'affichage 

Icône Page entière 

 

Restaure le contenu affiché à son état de zoom de page entière par défaut. Utile après des zooms avant 
et arrière. 

Voir aussi : 

 Zoom 
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Page X de Y 

 

Montre la page actuelle et le nombre total de pages. Passe aussi à la page souhaitée en affichant son 
contenu en mode général ou en mode livre. Il suffit de sélectionner la page dans la zone d'édition. 
Datapage+ l'affiche alors immédiatement. 

Icône Page préc. 

 

Affiche la page précédente. 

Icône Page suiv. 

 

Affiche la page suivante. 
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Onglet Éditeur de données 
A propos de l'onglet Editeur de données 

 

L'onglet Editeur de données contient trois autres fenêtres à onglets qui servent à éditer des données 
dans la base de données : 

 

• Données de mesure - Cet onglet montre toutes les données de mesure dans la base de 
données pour les transactions et les éléments sélectionnés dans une grille similaire à une table. 
Vous pouvez utiliser la grille pour gérer les données de mesure. 

• Champ de traçabilité - Cet onglet vous permet de gérer toutes les données de champ de 
traçabilité dans la base de données. 

• Codes d'entraînement - Cet onglet vous permet de gérer tous les codes d'entraînement dans 
votre base de données. 

• Emplacement de l'extrémité de la ligne de repère - Cet onglet vous permet d'éditer les 
extrémités de la ligne de repère ou de restaurer les extrémités d'origine. 

Comme il n'est pas toujours bienvenu d'éditer les données stockées dans une base de données, l'onglet 
Editeur de données est par défaut désactivé. Pour activer cet onglet, voir "Activation de l'éditeur de 
données". Par ailleurs, vous devez disposer des privilèges utilisateur appropriés pour éditer la base de 
données. Voir "Gestion des comptes" pour une présentation des privilèges utilisateur. 

Activation de l'éditeur de données 
Par défaut, même si vous disposez des privilèges utilisateur appropriés pour modifier les données de la 
base de données, l'onglet Editeur de données est masqué afin d'offrir des couches supplémentaires de 
protection contre la modification involontaire de vos données. Ces étapes expliquent comment activer 
cette fenêtre à onglets si besoin est. 

1. Dans la barre de menus principale, sélectionnez Outils | Afficher sélection. 
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2. DataPage+ ouvre la boîte de dialogue Afficher sélection. Les onglets visibles dans la vue 
principale ont les cases cochées. 

 

3. Cochez la case Editeur. 
4. Cliquez sur Appliquer, puis sur Enregistrer. L'onglet Editeur de données apparaît dans la vue 

principale. 

  

Données de mesure 

 
L'onglet Données de mesure dans l'onglet Éditeur de données affiche toutes les données pour les 
transactions et les éléments sélectionnés dans une grille de type tableau avec des valeurs hors tolérance 
affichées en rouge. La grille est composée de zones de données. Par défaut, la grille d'informations est 
fixée comme suit, bien qu'elle puisse être modifiée en commutant les axes : 

• La première colonne (la plus à gauche) répertorie les transactions des variables d'éléments 
sélectionnées et appliquées à cette fenêtre à onglets.  

• Les colonnes 2 à 6 affichent les valeurs nominales des éléments, les tolérances inférieures et 
supérieures et les limites de contrôle inférieures et supérieures (LCL et UCL). Elles sont fournies 



Onglet Éditeur de données 

413 

ici pour faciliter l'édition de ces valeurs afin que vous n'ayez pas à utiliser seulement la boîte de 
dialogue Variables. Voir « Edition de variables d'éléments ». 

• Les colonnes restantes dans la grille répertorient les différentes transactions stockées dans la 
base de données pour ces variables d'éléments.  

Cet onglet présente certaines des fonctionnalités qui étaient disponibles dans l'éditeur DataPage/RT 
antérieur. Vous pouvez vous servir de l'éditeur de données pour manipuler les données stockées ou 
ajouter des nouvelles données. Le plus souvent, vous devez simplement éditer des tolérances, mais 
parfois, vous pouvez éditer les données mesurées, comme avec des déviations. Par ailleurs, vous devez 
éventuellement entrer de nouvelles transactions de données ou de variables d'éléments générées depuis 
un autre logiciel ou dispositif qui ne peut pas communiquer directement avec Datapage+ (comme une 
jauge ou un compas). Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'éditeur de données vous fournit des outils utiles 
pour ajouter, modifier ou supprimer des données. 

 
Exemple d'onglet Données mesurées avec plusieurs transactions ou variables d'éléments affichées 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 

 Commutation d'axes 
 Affichage et masquage de valeurs nominales, de tolérances ou de limites de contrôle 
 Modification de zones de données 
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 Actualisation des écrans de l'éditeur de données 
 Sélection de plusieurs lignes 
 Ajout de variables d'éléments 
 Edition de variables d'éléments 
 Type de distribution de variable 
 Création de nouvelles transactions 
 Copie et collage de transactions 
 Suppression de transactions existantes 
 Suppression de variables d'éléments 
 Copie et collage de variables 
 Réorganisation des colonnes 
 Type de distribution de variable 

Commutation d'axes 
Par défaut, dans l'onglet Données de mesures les variables d'éléments s'affichent comme lignes et les 
transactions s'affichent comme colonnes. Vous pouvez permuter ces axes en cliquant avec le bouton 
droit dans le tableau des valeurs et choisir Permuter axes, dans le menu de raccourci.  

Une fois permutées, les transactions s'affichent comme lignes et les variables d'éléments s'affichent 
comme colonnes. 

 
Transactions en colonnes - Affichage par défaut 
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Transactions en lignes - Après avoir permuté les axes 

Affichage et masquage de valeurs nominales, de tolérances 
ou de limites de contrôle 
Vous pouvez afficher ou masquer les données nominales, de tolérance et les limites de contrôle par 
rapport aux valeurs mesurées. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le menu de raccourci et 
cochez les options de menu Afficher valeur nominale, Afficher tolérance ou Afficher Limite de 
contrôle. Vous pouvez déterminer l'état d'affichage par défaut pour les informations de limite de contrôle 
dans la boîte de dialogue Options de l'onglet Éditeur de données. Voir « Icône Options (pour l'onglet 
Éditeur de données) ». 

Ces options de menu basculent l'affichage de l'élément sélectionné dans le tableau de mesures. Une 
marque de vérification à côté de l'élément indique que l'information est visible dans le tableau de 
mesures. 

 
La zone en surbrillance indique les colonnes ajoutées quand les zones Afficher valeurs nominales et 
afficher tolérance sont marquées pour affichage 

  

Modification de zones de données 
Pour éditer les zones de données dans l'éditeur de données, allez simplement à une zone et entrez une 
nouvelle valeur. Vous pouvez aussi vous servir des options du menu de raccourcis d'édition standard en 
sélectionnant des données dans une zone, cliquant avec le bouton droit et en choisissant Copier (CTRL + 
C), Couper (CTRL + X) ou Coller (CTRL + V), ou encore les touches de raccourci équivalentes. 
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Chaque fois que vous faites un changement, si vous voulez l'enregistrer, sélectionnez la transaction où il 
figure, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Enregistrer transactions sélectionnées dans le 
menu de raccourcis qui s'ouvre. 

Actualisation de l'écran de l'éditeur de données 

 

Cliquez sur le bouton Rafraîchir n'importe quand pour mettre à jour l'écran chaque fois que des 
changements ont lieu dans un des écrans de l'onglet Éditeur de données. 

  

Sélection de plusieurs lignes et colonnes 
Pour sélectionner plusieurs lignes ou colonnes : 

1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 
sélection et cochez la case Editeur. 

2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Pour sélectionner plusieurs lignes ou colonnes, sélectionnez simplement un groupe de cellules 

dans la grille. Elles passent en surbrillance bleue. Quand une cellule ou des cellules sont 
sélectionnées, les colonnes et les lignes parents sont aussi considérées comme 
« sélectionnées ». 

 
La sélection de cellules (en bleu) sélectionne aussi essentiellement les colonnes et les lignes 
correspondantes (avec un contour noir) 

 Pour sélectionner une série de cellules à la suite, cliquez sur la première, maintenez la 
touche MAJ enfoncée, puis cliquez sur la dernière. Vous pouvez aussi cliquer et faire 
glisser la souris pour faire une sélection multiple de cellules. 
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 Pour sélectionner plusieurs cellules séparées, maintenez la touche CTRL enfoncée et 
cliquez sur les cellules en question. 

Ajout de variables d'éléments 
Vous aurez peut-être besoin d'ajouter des variables d'éléments dans l'onglet Editeur de données. 

1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 
sélection et cochez la case Editeur. 

2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Cliquez n'importe où dans la grille et sélectionnez Nouvelle variable dans le menu de raccourcis 

obtenu. La zone Créer une nouvelle variable. 

 
Créer une nouvelle variable 

Nom d'élément - Cette valeur indique le nom de base de l'élément. 

ID d'axe - Indique l'ID pour l'axe. 

Nominal - Indique la valeur nominale. 

Tol supérieure - Indique la tolérance supérieure. 

Tol inférieure - Indique la tolérance inférieure. 

Exemple d'ajout d'une variable T 
Par exemple, si vous voulez ajouter une variable T pour un cercle CIR1 : 

1. Entrez CIR1 dans la zone Nom d'élément. 
2. Entrez T dans la zone ID d'axe. 
3. Entrez 0,000000 dans la zone Nominal. 
4. Entrez 0,000000 dans les zones Tol supérieure et Tol inférieure. 
5. Cliquez sur OK. DataPage+ prend un instant pour ajouter la nouvelle variable d'élément dans la 

base de données et rafraîchir l'écran. 
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Une variable d'élément CIR1.T est créée comme nouvelle colonne dans l'éditeur de données. Au départ, 
elle a des valeurs vides (NULL), mais vous pouvez y ajouter des données et manipuler ensuite la 
variable. 

 
Exemple de variable T dans l'éditeur de données avec des valeurs éditées 

La nouvelle variable d'élément apparaît aussi dans la barre latérale. Si vous voulez qu'elle apparaisse 
dans l'ordre alphabétique, cliquez avec le bouton droit dans la liste Variable d'élément et décochez la 
case Ordre mesuré, puis appliquez à nouveau votre sélection dans l'onglet Editeur de données. 

Voir "Edition de variables d'éléments". 

Edition de variables d'éléments 
Pour éditer une ou plusieurs variables d'éléments : 

1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 
sélection et cochez la case Editeur. 

2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Sélectionnez les variables d'éléments que vous voulez modifier en sélectionnant un groupe de 

cellules correspondant aux variables. 
4. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modifier variables... dans le menu de raccourcis qui 

apparaît. 
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5. La boîte de dialogue Variables apparaît 

 
Boîte de dialogue Variables 

Cette boîte de dialogue vous permet de modifier la description de chaque variable d'élément 
sélectionnée, la valeur nominale, les valeurs de tolérances et les limites de contrôle de sous-groupe et 
individuelles. 

Nom d'élément - Vous permet de modifier le nom de l'élément. 

Nom de variable - Vous permet de modifier le nom de la variable. 

Description - Cette zone vous permet d'entrer une description de la variable d'élément en cours. Vous 
pouvez utiliser le rapport de description dans l'onglet Texte pour afficher les descriptions attribuées aux 
variables. Voir "Rapport de description". 

Tolérance variable - Cette liste contient les valeurs de tolérances par défaut pour la ou les variables 
sélectionnées, ainsi que des définitions personnalisées. 
Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter pour définir un nombre de tolérances de variables. Les 
entrées définies apparaissent dans la liste Tolérance variable et dans la liste sous l'icône de barre 
d'outils Changer tolérance dans les onglets Diagramme, Texte, CAO, Rapport personnalisé et 
Rapport : 
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Vous pouvez sélectionner une entrée de tolérance de variable prédéfinie dans la liste et l'appliquer à la 
place de celle par défaut. Vous pouvez aussi sélectionner des variables personnalisées pour un élément 
CNC sélectionné dans la liste déroulante.  

• Ajouter - Sélectionnez cette option pour définir un nouvel élément de tolérance de variable afin 
de renseigner la liste déroulante. 

• Renommer - Sélectionnez cette option pour renommer un élément de tolérance de variable dans 
la liste. 

• Supprimer - Sélectionnez cette option pour supprimer un élément de tolérance de variable de la 
liste. 

Nominal - Cette zone permet d'entrer une valeur nominale modifiable (valeur cible) pour la variable 
d'élément. 

Tolérance supérieure et Tolérance inférieure - Ces zones déterminent la tolérance supérieure et la 
tolérance inférieure pour la variable d'élément. Ces tolérances sont ajoutées à la valeur nominale pour 
générer les limites de spécification. La tolérance inférieure est généralement attendue négative, mais ce 
n'est pas obligatoire. 

Distribution - Vous permet de sélectionner le type de distribution pour la variable. Toutes les variables 
sont analysées à l'aide de la "distribution normale" par défaut. Pour les données qui n'utilisent pas un 
type de distribution normale, choisissez l'un des autres modèles de distribution : Normale de journal, 
Normale de moitié, Weibull, Rayleigh ou Exponentielle. 

CNC - Cette liste déroulante montre les machines CNC définies par l'utilisateur qui peuvent être 
configurées dans DataPage+. Pour définir une machine CNC et les tolérances de variable, procédez 
comme suit : 

1. Sélectionnez Outils | Options dans le menu en haut à droite de DataPage+, comme illustré ci-
dessous. 

 

2. La boîte de dialogue Options s'ouvre ; cliquez sur l'onglet Définition. 
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3. Faite la ou les sélections appropriées dans la ou les listes déroulantes, puis cliquez sur OK pour 
enregistrer le ou les changements. 

4. Accédez la boîte de dialogue Variables comme décrit ci-dessus. La liste déroulante CNC sera 
renseignée en fonction des sélections faites à l'étape précédente comme illustré dans l'exemple 
ci-dessous. Sélectionnez chaque machine CNC dans la liste déroulante CNC et définissez les 
tolérances comme requis. Il est recommandé de cliquer sur le bouton Enregistrer après avoir 
défini les tolérances pour chaque machine CNC, avant de définir les tolérances pour la machine 
CNC suivante. 

 

5. Une fois tous les éléments CNC dans la liste déroulante avec les valeurs de tolérance correctes 
et tous les changements enregistrés, cliquez sur le bouton Fermer pour terminer la ou les mises 
à jour. 

Remarque : vérifiez qu'une machine CNC a été sélectionnée et que des tolérances ont été 
attribuées à chaque machine CNC dans la liste déroulante. Sinon, comme la première entrée dans 
la liste est vide, toutes les machines CNC seront sans tolérance. 

Limites constantes de contrôle individuel - Pour éviter le recalcul des limites de contrôle quand de 
nouvelles données sont saisies, cochez cette case. Les limites de contrôle supérieure et inférieure sont 
remplacées pour les parties X et R des diagrammes individuels. Les valeurs x sont les limites de contrôle 
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pour la partie individuelle (supérieure) du diagramme, et les valeurs R sont les limites de contrôle pour la 
partie de plage (inférieure) du diagramme. La limite de contrôle centrale de la plage peut être remplacée 
ici.  

Limites constantes de contrôle de sous-groupe - Pour éviter le recalcul des limites de contrôle quand 
de nouvelles données sont saisies, cochez cette case. La partie de contrôle supérieure et inférieure est 
remplacée pour les parties X et R du diagrammes de sous-groupe. Les valeurs x sont les limites de 
contrôle pour les parties individuelles (supérieures) du diagramme, et les valeurs R sont les limites de 
contrôle pour la partie de plage (inférieure) du diagramme. La limite de contrôle centrale de la plage peut 
être remplacée ici. 

Précédent - Ce bouton permet de passer à l'enregistrement précédent dans une sélection de plusieurs 
variables. Si une seule variable est sélectionnée, ce bouton est désactivé. 

Suivant - Ce bouton permet de passer à l'enregistrement suivant dans une sélection de plusieurs 
variables. Si une seule variable est sélectionnée, ce bouton est désactivé. 

A tous - Il s'agit d'un bouton et d'une liste déroulante. Si une seule variable est sélectionnée, ce bouton 
est désactivé. 

• Quand vous cliquez sur le bouton À tout, DataPage+ applique toutes les modifications dans 
l'enregistrement en cours à tous les autres enregistrements dans la sélection et ferme la boîte de 
dialogue Variables. 

• Si vous cliquez sur la flèche déroulante noire, vous pouvez choisir Sélection de changements... 
Une boîte de dialogue Variables s'ouvre et vous permet de choisir un élément spécifique dont 
vous voulez mettre à jour la valeur dans tous les enregistrements de la sélection. 
 

 
 
Quand vous cliquez sur OK, la boîte de dialogue se ferme et cette valeur des variables 
sélectionnées est mise à jour. 

OK - Applique vos changements et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler - Ferme la boîte de dialogue sans appliquer les changements. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser l'onglet Éditeur de données et l'onglet Données de mesure pour 
définir les valeurs suivantes :  
Nominal 
Tolérance supérieure 
Tolérance inférieure 
Limite de contrôle inférieure (LCL) 
Limite de contrôle supérieure (UCL) 



Onglet Éditeur de données 

423 

Création de transactions 
Le plus simple pour créer des transactions est de les envoyer automatiquement depuis PC-DMIS ; vous 
devrez toutefois insérer manuellement parfois de nouvelles transactions afin d'entrer dans DataPage+ les 
données ne pouvant pas être entres autrement. Dans l'onglet Éditeur de données, vous pouvez insérer 
des transactions dans le sous-onglet Données de mesure ou Champ de traçabilité. 

Pour insérer des transactions à l'aide de l'onglet Données de mesure 
1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 

sélection et cochez la case Editeur. 
2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Cliquez n'importe où avec le bouton droit dans la grille de lignes et de colonnes. 
4. Sélectionnez l'option Nouvelle transaction dans le menu de raccourcis qui s'affiche. La boîte de 

dialogue Créer une nouvelle transaction s'ouvre. 
5. Renseignez cette boîte de dialogue. Voir "Boîte de dialogue Créer une nouvelle transaction" ci-

dessous. 
6. Cliquez sur OK. DataPage+ prend un instant pour ajouter les nouvelles transactions dans la base 

de données et rafraîchir l'écran. 

Pour insérer des transactions à l'aide de l'onglet Champ de traçabilité 
1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 

sélection et cochez la case Editeur. 
2. Cliquez sur l'onglet Champ de traçabilité. 
3. Cliquez n'importe où avec le bouton droit dans la grille de lignes et de colonnes. 
4. Sélectionnez l'option Nouvelle transaction dans le menu de raccourcis qui s'affiche. La boîte de 

dialogue Créer une nouvelle transaction s'ouvre. 
5. Renseignez cette boîte de dialogue. Voir "Boîte de dialogue Créer une nouvelle transaction" ci-

dessous. 
6. Cliquez sur OK. DataPage+ prend un instant pour ajouter les nouvelles transactions dans la base 

de données et rafraîchir l'écran. 

Boîte de dialogue Créer une nouvelle transaction 

 
Boîte de dialogue Créer une nouvelle transaction 

Décompte - Cette valeur indique le nombre de transactions que vous allez ajouter dans la grille. 
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Date et heure - Cette zone indique les dates qui seront prises pour les transactions. 

 Dernière DateHeure - Les nouvelles transactions utilisent la date et l'heure de la transaction la 
plus récente dans la grille comme date de base. Quand de nouvelles transactions sont ajoutées, 
leurs dates sont modifiées selon la valeur dans la zone Augmenté par et l'unité dans la liste 
Unité. 

 DateHeure actuelle - Fonctionne comme Dernière DateHeure, sauf que la date et l'heure en 
cours sont prises à la place. 

 Autre DateHeure - Fonctionne comme Dernière Date, sauf que vous pouvez spécifier la date de 
début à l'aide de la liste déroulante :  
 
la liste déroulante indique les zones où vous pouvez créer vos propres date et heure de 
transaction. 

 

 A - Cliquez sur cette zone pour entrer la date de la transaction au format MM/JJ/AAAA. 
 B - Cliquez sur cette icône pour afficher un calendrier dans lequel cliquer sur une date de 

transaction. 
 C - Cliquez sur ces zones pour entrer l'heure, les minutes et les secondes de la 

transaction au format HH:MM:SS de 24 heures. 
 D - Cliquez sur ces contrôles pour augmenter ou réduire la valeur de la zone HH:MM:SS 

sélectionnée. 

Augmenté par - Indique les unités de temps qui passent entre chaque transaction. Par exemple, si la 
zone Augmenté par contient la valeur 5, avec la zone Unités définie à Jours, chaque nouvelle 
transaction a une date cinq jours après la transaction précédente. 

Unités - Détermine l'unité de temps que DataPage+ utilise pour avancer la date pour chaque transaction 
ajoutée. 

Copie et collage de transactions 
Vous pouvez utiliser l'onglet Editeur de données pour copier et coller une transaction sur une autre en 
remplaçant les données dans la seconde transaction par celles de la première.  

Copie et collage d'une transaction sur une autre 
1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 

sélection et cochez la case Editeur. 
2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Définissez la grille pour que des transactions apparaissent sous forme de colonnes. Voir 

"Changement d'axes". 
4. Sélectionnez toute la colonne. 
5. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans les colonnes de la transaction à copier. 
6. Sélectionnez l'option Copier transaction dans le menu de raccourcis qui s'affiche. Les données 

copiées sont conservées temporairement. 
7. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la colonne de la transaction à remplacer. 
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8. Sélectionnez l'option de menu Coller transaction dans le menu de raccourcis qui s'ouvre. 
DataPage+ remplace le contenu de la transaction par les données copiées. Une fois la 
transaction collée, les données temporaires ne sont plus conservées en mémoire. Pour les coller 
à nouveau, vous devez donc copier à nouveau la transaction. 

Suppression de transactions existantes 
Dans l'onglet Éditeur de données, vous pouvez supprimer des transactions à l'aide fu sous-onglet 
Données de mesure. 

1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 
sélection et cochez la case Editeur. 

2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Sélectionnez un groupe de cellules correspondant à des transactions que vous voulez supprimer. 
4. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la grille. 
5. Sélectionnez Supprimer transaction dans le menu de raccourcis qui s'ouvre ou appuyez sur la 

touche Suppr du clavier. 
6. DataPage+ supprime les transactions de la base de données. 

Effacement des valeurs de transaction 
Pour effacer les données des zones dans une transaction, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 
sélection et cochez la case Editeur. 

2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Définissez la grille pour que des transactions apparaissent sous forme de colonnes. Voir 

"Changement d'axes". 

• Pour effacer les données dans toute une colonne, déplacez-la près du bord de l'en-tête 
et de la première ligne. Votre curseur se transforme en point et une flèche vers le bas :  
 

 
 
Cliquez sur la souris pour sélectionner la colonne entière. 
• Pour effacer les données d'une série de cellules, cliquez et faites glisser la souris vers le 
haut et vers le bas sur les variables d'éléments, ou vers la gauche et vers la droite sur les 
transactions. 

4. Cliquez avec le bouton droit et dans le menu de raccourcis, choisissez Effacer valeur de(s) 
transaction(s). 

5. Le logiciel définit toutes les zones sélectionnées à null. 
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Suppression de variables d'éléments 
1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 

sélection et cochez la case Editeur. 
2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Définissez la grille pour que les variables d'éléments apparaissent comme des lignes. Voir 

"Changement d'axes". 
4. Sélectionnez une ou plusieurs cellules correspondant aux variables d'éléments à supprimer. 
5. Cliquez avec le bouton droit dans la grille et choisissez Supprimer variables. Une zone de 

message demande si vous voulez vraiment supprimer les variables. 
6. Cliquez sur OK. DataPage+ supprime les variables d'éléments de la base de données. 

Copie et collage de variables 
1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 

sélection et cochez la case Editeur. 
2. Définissez la grille pour que les variables d'éléments apparaissent comme des lignes. Voir 

"Changement d'axes". 

3. Sélectionnez les variables d'éléments à copier. Cliquez avec le bouton droit dans la grille. Un 
menu de raccourcis apparaît. 

4. Sélectionnez Copier variables. 
5. Sélectionnez les cellules qui recevront les valeurs copiées, cliquez avec le bouton droit et 

choisissez Coller variables. 
6. Cliquez sur OK. DataPage+ prend un instant pour copier la nouvelle variable d'élément depuis la 

base de données♠. 

Si vous avez cliqué avec le bouton droit dans la ou les mêmes cellules au moment de choisir Coller 
variables, les variables d'élément collées prennent le même schéma de dénomination que celui d'origine, 
mais elles ajoutent un ou plusieurs 0 à la fin du nom de chaque élément pour rendre unique chaque nom 
de variable collée. Par exemple, si vous copiez et collez une variable d'élément SPH2.Z, le nom de celle 
collée est SPH20.Z. Si SPH20.Z se trouve déjà dans la base de données, il devient SPH200.Z. 

  

Réorganisation des colonnes 
Pour réograniser facilement les colonnes de transactions dans l'onglet Éditeur de données, sélectionnez 
une colonne en cliquant sur la transaction dans la ligne d'en-tête de la grille de données, puis faites-la 
glisser vers la gauche ou vers la droite sur une colonne cible existante, et relâchez le bouton de la souris 
pour la placer. 

Une image fantôme du nom de la colonne glissée apparaît sous le curseur pendant le déplacement. 

 
Exemple montrant une colonne glissée vers la gauche 
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 Si vous faites glisser la colonne vers la gauche, quand vous relâchez le bouton de la souris, la 
colonne est déplacée à gauche de la colonne cible. 

 Si vous faites glisser la colonne vers la droite, quand vous relâchez le bouton de la souris, la 
colonne est déplacée à droite de la colonne cible. 

Type de distribution de variable 

 
 Distribution normale 
 Distribution normale de journal 
 Distribution normale de moitié 
 Distribution Weibull 
 Distribution Rayleigh 
 Distribution exponentielle 

  

Distribution normale 

La distribution normale est de loin la distribution la plus fréquente. Si vous n'avez aucune raison de 
craindre que vous données ne sont pas normalement distribuées, n'utilisez pas d'autre distribution. La 
classe de distribution normale compte deux paramètres : et , qui indiquent l'emplacement et 
l'ampleur de la distribution. 

 La valeur correspond à la valeur moyenne. 
 La valeur correspond à l'écart type, à savoir la mesure de la variabilité. 

Si X1, X2, . . . Xn est un ensemble de valeurs de mesure, les paramètres de distribution normale sont 
calculés à l'aide des formules suivantes : 

Moyenne : 

 

Sigma : 

 

La fonction de densité pour la distribution normale s'obtient comme suit : 

 

La fonction de distribution normale ne peut pas être exprimée comme une combinaison de fonctions 
communes. La fonction de distribution s'obtient comme suit : 
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Pour le cas spécial où et , la fonction de distribution est appelée distribution normale 

standard et est indiquée . À savoir : 

 

  

Distribution normale de journal 

La distribution normale de journal est souvent utilisée quand un ensemble de mesures est très 
asymétrique ; le fait de prendre le logarithme des mesures donne une distribution presque normale. La 
distribution normale de journal compte trois paramètres. Le paramètre a est la valeur de limite : aucune 
mesure n'est inférieure à a. Le paramètre est la moyenne des données transformées (après 
logarithme). Le paramètre  est l'écart type des données transformées. Les fonctions de densité et de 
distribution de probabilité sont données par : 

 

 

  

Distribution moitié normale 

La distribution moitié normale se produit quand des mesures d'un processus normalement distribué sont 
pliées autour de la moyenne dans le sens positif. Par exemple, si un processus est normalement 
distribué avec une moyenne de 0 mais que les mesures peuvent uniquement être signalées comme des 
valeurs positives (une mesure de -0,002 est indiquée +0,002), la distribution observée est moitié normale. 
La distribution moitié normale compte deux paramètres. Le paramètre a est le point de pli (moyenne de la 
distribution normale associée). Le paramètre  est un paramètre d'échelle (déviation standard de la 
distribution normale associée). Les fonctions de densité et de distribution de probabilité sont données 
par : 
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Distribution Weibull 

La distribution Weibull est la plus flexible. En variant les trois paramètres, cette distribution peut avoir 
beaucoup de formes différentes. Le paramètre a contrôle l'emplacement de la distribution. 

Le paramètre contrôle l'échelle (à savoir qu'il peut "étirer" la fonction de densité). Le paramètre 

affecte la forme de la distribution. Les fonctions de densité et de distribution sont données par : 

 

 

  

Distribution Rayleigh 

La distribution Rayleigh est un cas particulier de la distribution Weibull. Pour les distributions Rayleigh, le 

paramètre est fixé à 2. Les fonctions de densité et de distribution sont données par : 

 

 

Distribution exponentielle 

La distribution exponentielle est un cas particulier de la distribution Weibull. Pour les distributions 

exponentielles, le paramètre est défini à 1. Ces distributions servent à modeler des occurrences 
d'événements indépendantes du cycle de vie du produit (à savoir des pièces qui ne s'usent pas mais 
tombent soudain en panne). La vie d'un composant électronique a des chances d'accepter une 
distribution exponentielle. Les fonctions de densité et de distribution sont données par : 
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Codes de causes 

 

Les codes d'entraînement sont les raisons pour lesquelles certains points de données, généralement des 
déviations, contiennent des valeurs inhabituelles. L'onglet Codes d'entraînement dans l'onglet Editeur 
de données montre tous les codes d'entraînement personnalisés stockés dans la base de données et 
vous permet de créer de nouvelles causes ou d'en éditer ou supprimer des existantes. Ces codes sont 
disponibles quand vous cliquez avec le bouton droit sur un point de données dans un diagramme. Voir 
"Ajout et édition de causes" dans la rubrique "Utilisation de diagrammes". 

Vous devez d'abord appliquer des données à l'onglet Editeur de données avant d'afficher, créer ou 
manipuler des codes d'entraînement. 

 
Onglet Codes d'entraînement montrant une liste personnalisée de codes d'entraînement prédéfinis 

Lorsque vous accédez au départ à l'onglet Codes d'entraînement et y appliquez des données, un code 
d'entraînement factice apparaît dans la liste. Editez-le ou créez celui à votre convenance. 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 

Edition de codes d'entaînement 
Pour éditer un code d'entraînement : 

1. Cliquez une fois pour sélectionner ce que vous voulez éditer. 
2. Editez le code d'entraînement existant. 
3. Appuyez sur la touche TAB ou ENTREE pour accepter la valeur et sélectionner le code 

d'entraînement suivant dans la colonne. 
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Remarque : l'édition d'un code d'entraînement existant ne met pas immédiatement à jour les causes déjà 
affichées dans vos diagrammes. Vous devez appliquer à nouveau vos données ou vous déconnecter et 
vous reconnecter. 

Création d'un code d'entraînement 
1. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre à onglets et cliquez sur Créer une cause. Le logiciel 

ajoute une nouvelle zone vide. 
2. Cliquez une fois pour sélectionner la zone vide. 
3. Entrez une chaîne de texte pour le nouveau code d'entraînement. 
4. Appuyez sur la touche TAB ou ENTREE pour accepter la valeur. 

Suppression d'un code d'entraînement existant 
1. Cliquez une fois pour sélectionner le code d'entraînement. 
2. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Supprimer cause. Le logiciel supprime le code 

d'entraînement de la base de données. 

Icônes de la barre d'outils de l'onglet Editeur de 
données 

 

1. Option 
2. Rafraîchir 

  

Icône Options (onglet Éditeur de données) 

 

L'icône Options contient ces options de menu : 

Limites de contrôle - Datapage+ calcule automatiquement XUCL, XCL, XLCL, RUCL, RCL et RLCL 
pour toutes les variables d'éléments sélectionnées. Toutefois, si vous voulez entrer manuellement une 
limite de contrôle, vous pouvez le faire en modifiant les zones dans la boîte de dialogue Limites de 
contrôle calculées, qui s'ouvre quand vous sélectionnez cette option de menu. Si des limites de contrôle 
enregistrées existent, cette boîte de dialogue est initialisée avec ces données. Sinon, les limites de 
contrôles calculées par défaut du logiciel sont utilisées. 
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Boîte de dialogue Limites de contrôle calculées 

 Pièce et CNC- Ces listes vous permettent de filtrer les éléments de la boîte de dialogue en 
sélectionnant le nom de la pièce et/ou de la machine CNC quand vous cliquez sur Requête. 

 Requête - Ce bouton filtre les informations dans cette boîte de dialogue en fonction de ce que 
vous avez sélectionné dans les listes Pièce et CNC. 

 Calculer - Cette zone remplace toutes les valeurs personnalisées par les limites de contrôles du 
logiciel calculées automatiquement. 

 Enregistrer - Ce bouton exporte le contenu de cette boîte de dialogue dans un format compatible 
avec Microsoft Excel. Une boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre et vous permet de choisir 
le nom et le chemin du fichier, ainsi que son format de sortie (xml ou csv). Ceci peut alors être 
chargé par la suite dans Datapage+. 

 Charger - Ce bouton importe un fichier csv exporté précédemment contenant des données de 
limite de contrôle calculées. 

 Fermer - Ferme la boîte de dialogue. 
 Appliquer - Applique les changements apportés aux limites de contrôle calculées à la ou les 

pièces. Ce bouton envoie ces valeurs à la base de données et DataPage+ les utilise selon les 
besoins. Cependant, ceci signifie que, même si des changements ont été apportés aux 
transactions, Datapage+ ne recalculera pas automatiquement les limites de contrôle. Il les 
obtiendra plutôt directement des valeurs stockées dans la base de données. Si vous voulez 
enlever de la base de données les valeurs stockées, vous pouvez le faire de deux façons : 

1. Effacement des valeurs à l'aide de l'onglet Moniteur d'élément - Dans l'onglet 
Moniteur d'élément, sélectionnez les variables d'éléments souhaitées. Cliquez avec le 
bouton droit sous Limites de contrôle, choisissez Figer les limites de contrôle. 
Choisissez les transactions affectées et cliquez sur OK. Toutes les valeurs sont alors 
effacées, y compris XUCL, XLCL, XCL, RUCL, RCL et RLCL. Voir « Menu de raccourcis 
pour l'onglet Moniteur d'élément ». 

2. Effacement des valeurs à l'aide de l'onglet Éditeur de donnés - Dans l'onglet Éditeur 
de données, cliquez sur l'onglet Mesure puis sur l'icône Options dans la barre d'outils 
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qui est présentée plus haut dans cette rubrique, et définissez le mode de sélection à 
Lignes. Faites glisser pour sélectionner les variables que vous voulez éditer, cliquez 
avec le bouton droit et choisissez Modifier variables. La boîte de dialogue 
correspondante s'ouvre. Elle vous permet d'effacer les valeurs de limites de contrôle. 
Vous pouvez effacer les valeurs une par une ou, comme lorsque vous figez les limites de 
contrôle dans la méthode ci-dessus, vous pouvez décocher les cases Limites 
constantes de contrôle individuel et Limites constantes de contrôle de sous-
groupe puis cliquer sur le bouton A tous. Voir "Modification des variables d'éléments" 
pour des informations sur l'utilisation de cette boîte de dialogue afin d'affecter plusieurs 
variables d'éléments. 

Voir aussi : 

 Limites de contrôle 

Options - Affiche la boîte de dialogue Options de l'éditeur de données vous permettant de définir des 
options pour l'onglet Éditeurs de données. 

 

  
Boîte de dialogue Options de l'éditeur de données 

Désactiver l'affichage de message d'avertissement - Habituellement, quand vous modifiez des 
données dans l'Éditeur de données, une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant si vous êtes 
certain de vouloir apporter des changements aux données et vous demande d'entrer un code de 
cause motivant le changement de données. Quand elle est cochée, cette option désactive de tels 
messages d'avertissement ou d'erreur lors de la modification de données dans l'Éditeur de 
données. Par défaut, cette case est décochée. 

Afficher valeurs nominales - Définit l'état d'affichage par défaut de la colonne valeurs 
nominales dans l'éditeur de données. 

Afficher tolérances - Définit l'état d'affichage par défaut des colonnes de tolérances supérieures 
et inférieures(Tol sup et Tol inf) dans l'éditeur de données. 

Afficher les limites de contrôle - Définit l'état d'affichage par défaut des colonnes limite de 
contrôle du diagramme individuel et de sous groupe dans l'Éditeur de données. Les colonnes ainsi 
affichées ou masquées sont this shows or hides are IXLCL, IXCL, IXUCL, IRLCL, IRCL, IRUCL, 
SXLCL, SXCL, SXUCL, SRLCL, SRCL, and SRUCL. 
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Les colonnes de limite de contrôle suivantes s'affichent pour le diagramme de sous groupe : 
SXLCL, SXCL, SXUCL, SRLCL, SRCL, SRUCL 

Les colonnes de limite de contrôle suivantes s'affichent pour le diagramme individuel : IXLCL, 
IXCK, IXUCL, IRLCL, IRCL, IRUCL 

Nécessité d'entrer une cause pour changer données de mesure - Définit si la raison du 
changement de données doit être déclarée ou non.  

Si la valeur d'une donnée est modifiée la boîte de dialogue Re mesurer la cellule actuelle 
apparaît : 

 

  
Sélectionnez ou entrez la raison appropriée dans la case. 

Enregistrer - Enregistre les éléments actuellement définis dans la boîte de dialogue pour les 
sessions suivantes. Quand vous vous reconnectez au logiciel, celui-ci utilise cette configuration 
enregistrée. 

Par défaut - Charge la configuration par défaut. 

Fermer - Ferme cette boîte de dialogue. 

Appliquer - S'applique à la configuration actuelle jusqu'à la fin de la session en cours. Quand vous 
vous reconnectez au logiciel, il utilise la configuration enregistrée (ou celle par défaut si aucune 
n'est enregistrée). 

  

Icône Rafraîchir / Rafraîchir toutes les pièces 

 

L'icône Rafraîchir toutes les pièces, qui se trouve dans la barre latérale Pièces (ou l'icône Rafraîchir 
sur les autres onglets), rafraîchit immédiatement les données dans Datapage+ avec les dernières 
informations de la base de données. Elle est utile pour extraire de nouvelles données envoyées à la base 
de données pendant la session Datapage+ en cours. 
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Emplacement de fin de ligne de repère 
L'onglet Emplacement fin ligne de repère dans l'ongletÉditeur de données vous permet d'afficher et 
de gérer toutes les coordonnées de fin X, Y et Z des lignes de repères des éléments quand ceux-ci sont 
appliqués à l'onglet CAO. 

Quand vous accédez à l'onglet Emplacement fin ligne de repère, il se peut que vous ne voyiez rien. 
Comme pour les autres onglets de l'affichage principal, vous devez d'abord appliquer des données à cet 
onglet. Une fois que c'est fait, chaque élément apparaît dans un affichage sous forme de tableau : 

 
Exemples de rangées dans l'onglet emplacement de fin de ligne de repère 

De gauche à droite, la première colonne affiche tous les noms d'éléments. La deuxième colonne affiche 
les alignements correspondant à chaque élément. S'il n'y a pas d'élément, la cellule est vide. Les 
colonnes restantes affichent les valeurs X, Y et Z pour chaque point de fin de ligne de repère d'élément. 

Ces procédures fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire avec les 
emplacements de fin de ligne de repère : 

• Modification des emplacements de fin de ligne de repère 
• Restauration des emplacements de fin de ligne de repère à leur valeurs initiales 
• Importation des emplacements actualisés de fin de ligne de repère 
• Exportation des emplacements de fin de ligne de repère 

Modification des emplacements de fin de ligne de repère 
1. Cliquez sur l'onglet Éditeur de données. 
2. Cliquez sur l'onglet Emplacement fin ligne repère. 
3. Cliquez une fois sur une cellule X, You Z dans la grile de colonnes et de lignes pour sélectionner 

cette cellule. 
4. Cliquez à nouveau pour placer le curseur dans cette cellule. 
5. Modifiez la valeur existante. 
6. Appuyez sur la touche TAB ou ENTREE ou cliquez en dehors de la cellule pour accepter la 

valeur. 

Restauration des emplacements de fin de ligne de repère à 
leur valeurs initiales 

1. Cliquez sur l'onglet Éditeur de données. 
2. Cliquez sur l'onglet Emplacement de fin de ligne de repère. 
3. Sélectionnez la ou les rangée(s) à modifier. 

• Pour sélectionner une série de lignes à la suite, cliquez sur la première, maintenez la 
touche MAJ enfoncée, puis cliquez sur la dernière. Vous pouvez aussi cliquer et faire 
glisser la souris pour faire une sélection multiple. 
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• Pour sélectionner plusieurs lignes séparées, maintenez la touche CTRL enfoncée et 
cliquez sur les lignes en question. 

• Pour sélectionner toutes les rangées, sélectionnez CTRL + A. 
4. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Restaurer les éléments sélectionnés à leur 

emplacement d'origine. Les valeurs XYZ des rangées sélectionnées sont réinitialisées à leurs 
valeurs d'origine. 

Importation des emplacements de fin de ligne de repère 
1. Ouvez l'onglet CAO. 
2. Cliquez sur l'icône Options dans la barre d'outils de cette fenêtre. 
3. Choisissez Réglages de ligne de repère. La boîte de dialogue Réglages de ligne de repère 

s'ouvre. Voir "Réglages de ligne de repère". 
4. Cliquez sur Parcourir. Une boîte de dialogue Ouvrir apparaît. 
5. Dans votre structure de répertoires, recherchez le fichier suivant contenant les emplacements de 

fin de la ligne de repère. 
6. Cliquez sur Ouvrir. 

Les emplacements de fin de la ligne de repère peuvent uniquement être importés pour des éléments 
existants. 

Exportation des emplacements de fin de ligne de repère 
Vous pouvez exporter les emplacements de fin de la ligne de repère depuis un programme pièce PC-
DMIS en sélectionnant Fichier | Exporter | Fichier générique dans la structure de menus PC-DMIS, et 
dans Type de sortie en choisissant Élément. Vous obtenez un fichier texte pouvant être importé dans 
DataPage+. 

Vous pouvez aussi créer manuellement un fichier texte. Dans ce cas, le fichier texte doit être formaté 
pour que toutes les données (noms d'éléments ou d'emplacement, valeurs d'emplacement X, Y et Z, 
valeurs de direction I, J ou K) soient séparées par un espace, comme suit : 

<nom d'élément> <x> <y> <z>  

<nom d'emplacement> <x> <y> <z>  

<nom d'élément> <x> <y> <z> <i> <j> <k> 

<nom d'emplacement><x> <y> <z> <i> <j> <k> 

  

Par exemple, ce qui suit est importé et met à jour l'emplacement de fin de la ligne de repère pour CIR1 : 

CIR1 93 75 0 

  

Les emplacements de fin de la ligne de repère peuvent uniquement être importés pour des éléments 
existants. 
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Champs de traçabilité 
 

L'onglet Champ de traçabilité, dans l'onglet Éditeur de données, affiche tous les champs de traçabilité 
pour les transactions et éléments sélectionnés dans une grille de forme tabulaire. La grille est composée 
de zones de données. La colonne la plus à gauche énumère les transactions sélectionnées et appliquées 
à cette fenêtre à onglets. Les colonnes restantes de la grille énumèrent les divers champs de traçabilité 
stockés dans la base de données pour ces transactions. Cet onglet présente certaines des 
fonctionnalités qui étaient disponibles dans l'éditeur DataPage/RT antérieur. 

Vous pouvez utiliser cet onglet pour manipuler les champs de traçabilité stockés ou ajouter de nouvelles 
données de champs de traçabilité. 
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Exemple d'onglet de champs de traçabilité comportant l'affichage de plusieurs transactions et variables 
d'éléments. 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 

 Modification des valeurs de traçabilité 
 Création d'une nouvelle colonne de traçabilité 
 Supprimer une colonne existante de traçabilité 
 Effacement des valeurs de suivi 
 Création de nouvelles transactions 
 Suppression de transactions existantes 
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Edition de valeurs de suivi 
1. Cliquez sur l'onglet Éditeur de données. 
2. Cliquez sur l'onglet Champ de traçabilité. 
3. Cliquez une fois dans une zone de la grille de colonnes et de lignes pour sélectionner cette 

cellule. 
4. Cliquez à nouveau pour placer le curseur dans cette zone. 
5. Editez la valeur existante ou entrez-en une nouvelle. 
6. Appuyez sur la touche TAB ou ENTREE ou cliquez en dehors de la cellule pour accepter la 

valeur. 

Création d'une colonne de traçabilité 
1. Cliquez sur l'onglet Éditeur de données. 
2. Cliquez sur l'onglet Champ de traçabilité. 

3. Cliquez sur l'icône Options  et sous Mode de sélection, choisissez Colonnes. 
4. Cliquez n'importe où avec le bouton droit dans la grille de lignes et de colonnes. 
5. Choisissez Créer un suivi. Une boîte de dialogue d'entrée s'ouvre. 

 

6. Entrez le nom pour la traçabilité dans la zone Nom de traçabilité et cliquez sur OK. Le logiciel 
insère la nouvelle colonne de traçabilité à la fin de toutes les autres traçabilités. 

Réorganisation des colonnes de traçabilité 
1. Cliquez sur l'onglet Éditeur de données. 
2. Cliquez sur l'onglet Champ de traçabilité. 
3. Placez le cuseur sur l'en-tête à déplacer. 
4. Cliquez pour sélectionner l'en-tête, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite d'un autre 

en-tête. 
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Exemple montrant la colonne Operator replacée à droite de la colonne Cavity 

5. Les colonnes apparaissent à leur nouvelle position. 

Suppression d'une colonne de traçabilité existante 
1. Cliquez sur l'onglet Éditeur de données. 
2. Cliquez sur l'onglet Champ de traçabilité. 

3. Cliquez sur l'icône Options  et sous Mode de sélection, choisissez Colonnes. 
4. Placez la souris sur l'en-tête de traçabilité, et déplacez-la lentement vers la première ligne jusqu'à 

ce que que le curseur devienne :  
5. Cliquez pour sélectionner toute la colonne. 
6. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Supprimer un suivi. 

Effacement des valeurs de suivi 
1. Cliquez sur l'onglet Éditeur de données. 
2. Cliquez sur l'onglet Champ de traçabilité. 

3. Cliquez sur l'icône Options  et sous Mode de sélection, choisissez Colonnes. 
• Pour effacer une ou plusieurs cellules dans plusieurs colonnes ou lignes dans la grille, 

cliquez sur une cellule ou faites glisser la souris pour sélectionner plusieurs cellules. 
• Pour effacer toutes les cellules, placez la souris sur l'en-tête de traçabilité, et déplacez-la 

lentement vers la première ligne jusqu'à ce que que le curseur devienne , puis 
cliquez pour sélectionner la colonne entière. 

4. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Effacer. 

Création de transactions 
Le plus simple pour créer des transactions est de les envoyer automatiquement depuis PC-DMIS ; vous 
devrez toutefois insérer manuellement parfois de nouvelles transactions afin d'entrer dans DataPage+ les 
données ne pouvant pas être entres autrement. Dans l'onglet Éditeur de données, vous pouvez insérer 
des transactions dans le sous-onglet Données de mesure ou Champ de traçabilité. 

Pour insérer des transactions à l'aide de l'onglet Données de mesure 
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1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 
sélection et cochez la case Editeur. 

2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Cliquez n'importe où avec le bouton droit dans la grille de lignes et de colonnes. 
4. Sélectionnez l'option Nouvelle transaction dans le menu de raccourcis qui s'affiche. La boîte de 

dialogue Créer une nouvelle transaction s'ouvre. 
5. Renseignez cette boîte de dialogue. Voir "Boîte de dialogue Créer une nouvelle transaction" ci-

dessous. 
6. Cliquez sur OK. DataPage+ prend un instant pour ajouter les nouvelles transactions dans la base 

de données et rafraîchir l'écran. 

Pour insérer des transactions à l'aide de l'onglet Champ de traçabilité 
1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 

sélection et cochez la case Editeur. 
2. Cliquez sur l'onglet Champ de traçabilité. 
3. Cliquez n'importe où avec le bouton droit dans la grille de lignes et de colonnes. 
4. Sélectionnez l'option Nouvelle transaction dans le menu de raccourcis qui s'affiche. La boîte de 

dialogue Créer une nouvelle transaction s'ouvre. 
5. Renseignez cette boîte de dialogue. Voir "Boîte de dialogue Créer une nouvelle transaction" ci-

dessous. 
6. Cliquez sur OK. DataPage+ prend un instant pour ajouter les nouvelles transactions dans la base 

de données et rafraîchir l'écran. 

Boîte de dialogue Créer une nouvelle transaction 

 
Boîte de dialogue Créer une nouvelle transaction 

Décompte - Cette valeur indique le nombre de transactions que vous allez ajouter dans la grille. 

Date et heure - Cette zone indique les dates qui seront prises pour les transactions. 

 Dernière DateHeure - Les nouvelles transactions utilisent la date et l'heure de la transaction la 
plus récente dans la grille comme date de base. Quand de nouvelles transactions sont ajoutées, 
leurs dates sont modifiées selon la valeur dans la zone Augmenté par et l'unité dans la liste 
Unité. 

 DateHeure actuelle - Fonctionne comme Dernière DateHeure, sauf que la date et l'heure en 
cours sont prises à la place. 



DataPage+ 2013 French Manual 

442 

 Autre DateHeure - Fonctionne comme Dernière Date, sauf que vous pouvez spécifier la date de 
début à l'aide de la liste déroulante :  
 
la liste déroulante indique les zones où vous pouvez créer vos propres date et heure de 
transaction. 

 

 A - Cliquez sur cette zone pour entrer la date de la transaction au format MM/JJ/AAAA. 
 B - Cliquez sur cette icône pour afficher un calendrier dans lequel cliquer sur une date de 

transaction. 
 C - Cliquez sur ces zones pour entrer l'heure, les minutes et les secondes de la 

transaction au format HH:MM:SS de 24 heures. 
 D - Cliquez sur ces contrôles pour augmenter ou réduire la valeur de la zone HH:MM:SS 

sélectionnée. 

Augmenté par - Indique les unités de temps qui passent entre chaque transaction. Par exemple, si la 
zone Augmenté par contient la valeur 5, avec la zone Unités définie à Jours, chaque nouvelle 
transaction a une date cinq jours après la transaction précédente. 

Unités - Détermine l'unité de temps que DataPage+ utilise pour avancer la date pour chaque transaction 
ajoutée. 

Suppression de transactions existantes 
Dans l'onglet Éditeur de données, vous pouvez supprimer des transactions à l'aide fu sous-onglet 
Données de mesure. 

1. Cliquez sur l'onglet Editeur de données. S'il n'est pas disponible, sélectionnez Outils | Afficher 
sélection et cochez la case Editeur. 

2. Cliquez sur l'onglet Données de mesure. 
3. Sélectionnez un groupe de cellules correspondant à des transactions que vous voulez supprimer. 
4. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la grille. 
5. Sélectionnez Supprimer transaction dans le menu de raccourcis qui s'ouvre ou appuyez sur la 

touche Suppr du clavier. 
6. DataPage+ supprime les transactions de la base de données. 
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Onglet Rapport 
A propos de l'onglet Rapport 

 

L'onglet Rapport vous permet de travailler avec des rapports. Pour comprendre cette fenêtre à onglets, 
vous devez d'abord savoir que DataPage+ prend en charge la création de deux types différents de 
rapports : 

 Rapports WebReporter - Un rapport WebReporter est enregistré dans la base de données. Il 
s'agit principalement d'un modèle ensuite renseigné avec les dernières informations en date sur 
la base de données. Chaque fois que vous accédez ensuite à ce rapport, il interroger toujours la 
base de données pour obtenir les dernières informations disponibles. Ce rapport devient alors 
dynamique. Il remplace la fonctionnalité "macro" dans les applications DataPage/DataView 
existantes. 

 Rapports ReportViewer - Un rapport ReportViewer est un instantané en lecture seule des 
résultats une fois le rapport créé et enregistré. Il n'est en rien lié à la base de données. Vous 
pouvez uniquement l'afficher à l'aide de l'application Report Viewer. 

Via l'onglet Rapport, vous pouvez créer et organiser des rapports WebReporter et ReportViewer, ainsi 
qu'afficher et éditer des rapports WebReporter. Voir "Définir le modèle en cours par défaut" pour en 
savoir plus sur le changement du modèle par défaut pour les rapports Diagramme, Texte et CAO. Utilisez 
l'application de génération de modèles fournie avec DataPage+ pour créer des modèles et personnaliser 
vos rapports. 

Remarque : comme les rapports ReportViewer sont en lecture seule, ils ne sont pas modifiables. 
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Exemple d'onglet Rapport montrant toutes les pages d'un rapport 

Ces rubriques fournissent des informations spécifiques sur ce que vous pouvez faire dans cet onglet : 

 Utilisation des rapports actuels 
 Création et enregistrement d'un rapport 
 Utilisation des rapports enregistrés 
 Utilisation des groupes de rapports 
 Utilisation des propriétés de grille 
 Icônes de la barre d'outils de l'onglet Rapport 

Changements de la barre latérale 
Quand vous utilisez l'onglet Rapport, la barre latérale change pour inclure des 
sections spécifiques aux rapports, comme Rapports actuels, Rapports enregistrés 
et Groupes de rapports. Par ailleurs, si vous revenez de l'onglet Rapport 
directement aux onglets Diagramme, Texte ou CAO, la barre latérale conserve ces 
sections spécifiques aux rapports et n'affiche que les rapports associés à cet onglet. 
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Par exemple, si vous cliquez sur un onglet Texte, seuls les rapports de texte apparaissent. 

  

  

  

Quand vous affichez les onglets Diagramme, Texte ou CAO dans 
ce mode, les zones Rapports et Eléments au bas de la barre 
latérale deviennent disponibles, ce qui vous permet basculer entre 
les informations sur les rapports et celles sur les éléments pour cet 
onglet. 

  

  

Personnalisation des pages CAO 
Dans les fenêtres à onglets CAO et Rapport, vous pouvez personnaliser vos pages CAO en cliquant 
avec le bouton droit sur l'une d'elles et en choisissant, dans le menu de raccourcis, l'une des options 
disponibles. Vous pouvez dupliquer des pages, ajouter des objets de zone de texte personnalisés, 
ajouter un nouvel objet de modèle CAO, ajouter des objets de trièdre et ajouter des objets de coupe de 
section. Voir la sous-rubrique "Menu de raccourcis des pages CAO" sous "Clic droit sur les menus de 
raccourcis" et la rubrique "Ajout d'objets de rapport personnalisés" pour en savoir plus. 

  

Utilisation des rapports actuels 
Datapage+ fournit trois rapports prédéfinis dans la barre latérale de l'onglet Rapport : 

 

 Rapport de diagramme - C'est le rapport de diagramme actuel. Il utilise les informations et le 
modèle de rapport affichés actuellement dans l'onglet Diagramme. 

 Rapport de texte - C'est le rapport de texte en cours. Il utilise les informations et le modèle de 
rapport affichés actuellement dans l'onglet Texte. 

 Rapport Cao - C'est le rapport Cao actuel. Il utilise les informations et le modèle de rapport 
affichés actuellement dans l'onglet CAO. 

Ces rapports sont toujours disponibles, à condition que vous ayez appliqué des données d'éléments ou 
de variables d'éléments aux fenêtres à onglets respectives. Vous pouvez sélectionner certains de ces 
rapports ou tous dans n'importe quel ordre, puis les appliquer ou les ajouter dans l'onglet Rapport. 

Vous pouvez changer quels modèles sont utilisés pour ces rapports en définissant le modèle de rapport 
utilisé de l'intérieur de leurs onglets respectifs. 
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Création et enregistrement d'un rapport 
Comme expliqué dans la rubrique "A propos de l'onglet Rapport", vous pouvez créer deux types de 
rapport : WebReporter et ReportView. Ils sont toutefois créés dans des zones différentes du logiciel. 

Création d'un rapport WebReporter 
1. Cliquez sur les onglets Diagramme, Texte, CAO ou Rapport. 
2. Si la fenêtre à onglets est vide, dans la barre latérale cliquez sur Appliquer ou Ajouter pour y 

envoyer les données. 
3. Renseignez toutes les zones vides dans le rapport. 

4. Cliquez sur l'icône Enregistrer rapport  dans cet onglet. La boîte de dialogue Enregistrer 
rapport s'ouvre. 
 

 
5. Cliquez sur l'option Rapport WebReporter. 
6. Cliquez sur OK. Une boîte de dialogue Rapport s'affiche. Elle est présentée dans la rubrique 

"Enregistrer rapport". Renseignez cette boîte de dialogue et cliquez sur Créer. Le rapport 
WebReporter enregistré est ajouté à la barre latérale dans l'onglet Rapport, sous la section 
Rapports enregistrés de la barre latérale. Il peut ensuite être appliqué à des groupes de 
rapports. 

Remarque : pour rappel, le rapport WebReporter est un rapport dynamique qui interroge toujours la base 
de données pour obtenir les dernières informations en date. Si vous accédez à ce rapport ultérieurement, 
les informations qu'il contient peuvent avoir changé, en fonction de la fréquence de mise à jour des 
données de pièce. 

Création d'un rapport ReportViewer 
1. Cliquez sur les onglets Diagramme, Texte, CAO ou Rapport. 
2. Si la fenêtre à onglets est vide, dans la barre latérale cliquez sur Appliquer ou Ajouter pour y 

envoyer les données. 
3. Renseignez toutes les zones vides dans le rapport. 

4. Cliquez sur l'icône Enregistrer rapport  dans cet onglet. La boîte de dialogue Enregistrer 
rapport s'ouvre. 



Onglet Rapport 

447 

 

 
5. Cliquez sur l'option Rapport ReportViewer. Le bouton Parcourir devient disponible et si vous 

êtes dans l'onglet CAO, la case Enregistrer modèle CAO le devient également. Cette case 
inclut le modèle CAO dans l'opération d'enregistrement, afin que les utilisateurs puissent faire un 
panoramique, un zoom et une rotation du modèle dans le rapport ReportViewer. 

6. Utilisez le bouton Parcourir et indiquez le nom et l'emplacement du rapport. L'emplacement par 
défaut se trouve dans le sous-répertoire Rapports où DataPage+ est installé. 

7. Cliquez sur OK. Le rapport ReportViewer est enregistré sous forme de fichier .dpreport. 

Remarque : pour rappel, un rapport ReportViewer est un instantané statique du contenu de l'onglet au 
moment où vous cliquez sur Enregistrer rapport. Il est uniquement visible dans l'application Report 
Viewer. Comme il s'agit d'un seul fichier, il fonctionne très bien comme rapport portable. 

  

  

Utilisation de rapports enregistrés 
La section Rapports enregistrés de l'onglet Rapports énumère tous les rapports WebReporter 
enregistrés pour la pièce sélectionnée. Les rapports d'autres pièces sont affichés seulement si cette 
pièce est d'abord sélectionnée. 

Note : seuls les rapports de type WebReporter sont affichés ici. Pour afficher un rapport ReportViewer, 
utilisez l'application ReportViewer. 

Ces rapports WebReporter sont généralement enregistrés à partir des rapports Diagramme, Texte, ou 
CAO, mais ils peuvent aussi être appliqués ou ajoutés à l'onglet Rapport, vous permettant de les 
combiner et de les enregistrer comme type additionnel de rapport WebReporter contenant plusieurs 
sections. 
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1. Énumère le nombre sélectionné de rapports retranché du nombre total de rapports. 
2. Les icônes à gauche du nom du rapport affichent les types de rapports listés. Elles illustrent le 

texte , le diagramme , ou la cao . Les rapports avec plusieurs sections n'affichent pas 
d'icône ici. 

3. Affiche le nom textuel du rapport. 
4. Les icônes à droite du nom du rapport affichent les types de diagrammes utilisés dans les 

rapports. Ces icônes sont les mêmes que celles affichées à l'onglet Diagramme. 
5. Ces icônes vous permettent d'accomplir les actions suivantes : 

 

Icône Description 

 

Affichage du groupe de rapport. 
Cette icône montre ou masque la 
section Groupes de rapports de 
l'onglet Rapport. Voir "Utilisation de 
groupes de rapports". 

 

Modifier le rapport sélectionné. Cette 
icône donne accès à la boîte de 
dialogue Rapport de ce rapport. Voir la 
rubrique « Enregistrer rapport », pour 
plus d'informations sur l'utilisation de 
cette boîte de dialogue. Vous pouvez 
aussi cliquer avec le bouton droit sur le 
rapport et sélectionner Modification du 
rapport. 

 

Supprimer le rapport sélectionné. 
Cette icône supprime le rapport 
sélectionné de la base de données. 
Vous pouvez aussi cliquer avec le 
bouton droit et sélectionner 
Suppression du rapport. 

  

Importation et exportation de rapports 
Vous pouvez facilement importer ou exporter des rapports XML (avec des extensions .WebReportFile) en 
cliquant avec le bouton droit dans la zone Rapports enregistrés et en sélectionnant Importer ou 
Exporter. Ces options du menu de raccourcis sont présentées dans la rubrique "Clic droit sur les menus 
de raccourcis" sous la sous-rubrique "Liste des rapports (onglet Rapport)". 
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Importation à l'aide de la boîte de dialogue Sélection de rapport 
La boîte de dialogue Sélection de rapport et son utilisation pour mettre des rapports existants en miroir 
sont présentées ci-dessous : 

 
Boîte de dialogue Sélection de rapport 

Cette boîte de dialogue contient les options suivantes : 

Pièces - Cette liste affiche la pièce sélectionnée. 

RapportsInternet - Cette liste montre tous les fichiers de rapport Web déjà dans la zone Rapports 
enregistrés de la barre latérale. 

Mettre le rapport en miroir - Cette case à cocher active ou désactive les options de mise en miroir. 
Quand vous la cochez, les zones Option miroir d'étiquette et Option miroir CAO deviennent 
disponibles. Si aucune mise en miroir n'a lieu, une copie de l'original est importée. 

Option miroir d'étiquette - Cette zone permet de mettre les étiquettes en miroir. Elle contient ces 
options : 

• Aucun - Aucune mise en miroir d'étiquette n'a lieu. 
• Vertical - Les étiquettes sont mises en miroir verticalement. Les étiquettes sur les côtés 

changent de place dans un rapport mis en miroir verticalement. 
• Horizontal - Les étiquettes sont mis en miroir horizontalement. Les étiquettes en haut et en bas 

changent de place dans un rapport mis en miroir horizontalement. 

Option miroir CAO - Cette zone vous permet de mettre en miroir la CAO dans votre rapport. DataPage+ 
met en miroir le dessin CAO dans l'axe spécifié et affiche l'image en miroir dans le rapport importé. Il 
contient ces options : 

• Aucun - Aucune mise en miroir de la CAO n'a lieu. 
• XY, YZ ou ZX - Ces options vous permettent de choisir l'axe à mettre en miroir. 

OK - Exécute l'opération d'importation en mettant en miroir les étiquettes ou la CAO comme indiqué. 



DataPage+ 2013 French Manual 

450 

Annuler - Ferme la boîte de dialogue sans rien importer. 

Utilisation de groupes de rapports 
De la même façon que vous pouvez attribuer des pièces à différentes catégories (voir "Catégories"), vous 
pouvez aussi attribuer des rapports à des groupes de rapports indiqués dans la barre latérale de l'onglet 
Rapport. Cliquez sur un groupe de rapports pour n'afficher que les rapports qui lui sont attribués. Après 
la sélection d'un groupe, pour afficher tous les rapports, vous devez d'abord désélectionner le groupe 
sélectionné. Pour ce faire, cliquez sur l'arrière-plan gris de la zone Groupe de rapports de la barre 
latérale. 

Les groupes de rapports vous permettent aussi de combiner des rapports pour les appliquer ou ajouter 
ensuite facilement en tant que groupe à la fenêtre à onglets. 

Note : pour utiliser des groupes de rapports, veillez d'abord à ce que la section Groupes de rapports de 

la barre de côté soit visible, en cliquant sur l'icône Afficher groupe de rapports , dans la section 
Rapports enregistrés, de la barre de côté de l'onglet Rapport. 

Création d'un nouveau groupe de rapports 

1. Cliquez sur l'icône verte Créer un nouveau groupe de rapports.  Une zone d'entrée s'ouvre. 
2. Entrez un nom pour le groupe de rapports et cliquez sur OK. 

Création d'un sous-groupe 
1. Sélectionnez le groupe parent du sous-groupe. 

2. Cliquez sur l'icône verte Créer un nouveau groupe de rapports.  Une zone d'entrée s'ouvre. 
3. Entrez un nom pour le groupe de rapports et cliquez sur OK. Le sous-groupe apparaît dans le 

dossier sélectionné. Après avoir créé un sous-groupe, si vous voulez créer un groupe à nouveau 
au plus haut niveau de la structure du dossier, vous devez désélectionner d'abord tout groupe 
sélectionné. Pour désélectionner un groupe sélectionné, cliquez sur l'arrière-plan gris de la zone 
Groupes de rapports, de la barre de côté. 

Modification d'un groupe de rapports sélectionné 
1. Sélectionnez un rapport dans la section Groupes de rapports. 

2. Cliquez sur l'icône Modifier le groupe de rapports sélectionné . Une zone d'entrée apparaît 
contenant le nom actuel. 

3. Renommez le groupe de rapports, selon vos désirs et cliquez sur OK. 

Affectation d'un rapport à un groupe de rapports 
1. Sélectionnez le rapport dans la section Rapports enregistrés et faites-le glisser en haut du nom 

du groupe de rapports. 
2. Relâchez le bouton de la souris. 
3. Le rapport apparaît non seulement à la section Rapports enregistrés mais aussi maintenant 

dans ce groupe de rapports. 

Appliquer ou ajouter des groupes à l'onglet Rapports 
Il suffit de sélectionner un groupe et de cliquer sur l'icône Appliquer ou Ajouter. Tous les rapports dans 
ce groupe sont alors appliqués ou ajoutés dans la fenêtre à onglets. 
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Utilisation des propriétés de la grille 
Une grille, comme définie dans Datapage+, est une structure en forme de tableau avec des rangées et 
des colonnes qui existent dans des rapports et donnent des cellules. En général, les rapports Datapage+ 
utilisent ces cellules pour les informations d'en-têtes, comme des logos d'entreprises et des informations 
textuelles sur le rapport. 

 
Exemple de grille dans lequel une cellule est sélectionnée 

Vous pouvez modifier les propriétés des cellules d'une grille pour changer sa couleur d'arrière-plan, 
ajouter une image, changer de police, dans certains cas, changer le texte etc., à l'aide de la boîte de 
dialogue Propriétés de la grille. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit sur une 
cellule de la grille. 

 
Boîte de dialogue Propriétés de la grille 

La boîte de dialogue Propriétés de la grille contient les informations suivantes : 
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Cellule - Cette étiquette indique le type d'élément sélectionné. 

Type de cellule - Cette liste déroulante indique le type de données à entrer dans la cellule. Elle bascule 
entre case texte et image. 

Important : vous devez opérer avec soin en basculant de case texte à image dans une cellule qui 
contient déjà du texte. Si vous sélectionnez une image à afficher et cliquez sur Appliquer, votre texte est 
perdu et ne peut être retrouvé qu'en générant à nouveau le rapport. 

Sélectionner - Ce bouton vous permet de choisi une image à afficher dans la cellule sélectionnée. Si 
vous sélectionnez image dans Type cell, le bouton Sélectionner s'active pour vous permettre de choisir 
une image à afficher. 

Justification cell - Ces boutons vous permettent de définir l'alignement du texte dans la cellule, tant 
verticalement qu'horizontalement. Si l'alignement est horizontal, vous pouvez aligner le texte sur la 
gauche, au centre ou sur la droite de la cellule. S'il est vertical, vous pouvez l'aligner en haut, au milieu ou 
en bas. 

Boutons d'alignement horizontal 

 

 Gauche - Aligne le texte avec le côté gauche 
de la cellule. 

 Centre - Aligne le texte horizontalement au 
centre de la cellule. 

 Droite - Aligne le texte avec le côté droit de la 
cellule. 

Boutons d'alignement vertical 

 

 Haut - Aligne le texte avec le haut de la 
cellule. 

 Milieu - Aligne le texte verticalement au milieu 
de la cellule. 

 Bas - Aligne le texte avec le bas de la cellule. 

  
  

Police - Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Choix de police. Voir "Utilisation de la boîte de dialogue 
Choix de police". 

Couleur arrière -plan - Ouvre une boîte de dialogue Couleur standard qui vous permet de choisir la 
couleur à afficher comme arrière-plan de la cellule. 

Couleur de texte - Affiche une boîte de dialogue Couleur standard, vous permettant de choisir la 
couleur d'affichage des textes de la cellule. 

Couleur des lignes - Affiche une boîte de dialogue Couleur standard, vous permettant de choisir la 
couleur d'affichage des lignes (ou bordures) des cellules. 

OK - Ferme cette boîte de dialogue. Si vous avez d'abord cliqué sur Appliquer, les éléments définis sont 
enregistrés dans la boîte de dialogue pour ce rapport. 
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Annuler - La boîte de dialogue se ferme. 

Appliquer - Applique la configuration actuelle du rapport en cours. 

 
Le modèle d'en-tête affiche des propriétés modifiées de police, d'arrière-plan et d'image. 

  

Icônes de la barre d'outils de l'onglet Rapport 

 

1. Changer tolérance 
2. Options 
3. Sortie 
4. Imprimer le rapport 
5. Enregistrer rapport 
6. Rafraîchir 
7. Mode général 
8. Mode livre 
9. Mode mosaïque 
10. Modifier 
11. Panoramique et zoom 
12. Page entière 
13. Page X de Y 
14. Page préc. 
15. Page suiv. 

Changer tolérance 

 

L'icône Changer tolérance est disponible dans les onglets Texte, Diagramme, CAO, Rapport 
personnalisé et Rapport. Elle montre la liste des tolérances disponibles définies pour la ou les variables 
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d'élément sélectionnées. Si vous cliquez dessus, le logiciel utilise des valeurs de tolérance associées à 
l'entrée choisie dans la liste au lieu des valeurs par défaut. 

Cette liste contient les options permanentes Par défaut et Temp.  

 
Icône Changer tolérance avec deux tolérances personnalisées 

Remarque : vous devez appliquer des données pour une ou plusieurs variables d'éléments pour 
lesquelles la tolérance personnalisée a été définie ; sinon, la sélection de l'option de tolérance est sans 
incidence. 

Si aucun autre réglage de tolérance n'est défini, vous voyez uniquement les options Par défaut et Temp. 

Utilisation de la tolérance temporaire (Temp) 
L'option Temp permet de définir une tolérance temporaire à la volée et appliquée à toutes les variables 
quelle que soit la pièce à laquelle elle appartient. La sélection de cette option ouvre la boîte de dialogue 
Affectation tolérance temporaire. 

 

La boîte de dialogue n'inclut à l'origine aucune valeur de tolérance définie et les cases sont décochées. 
Définissez les valeurs de tolérance que vous voulez utiliser ; cochez ensuite la case à côté de chaque 
tolérance à utiliser et cliquez sur Appliquer. 

Pour que les tolérances soient appliquées, la case doit être cochée ; sinon, la tolérance par défaut est 
employée. 

Par exemple, si vous définissez la tolérance supérieure à 1 mais décochez la case associée, cette 
tolérance n'est pas utilisée. Le logiciel utilise à la place la tolérance supérieure par défaut pour ces 
variables d'éléments. 

Définition des tolérances de variables 
Ces tolérances sont définies en cliquant avec le bouton droit sur la ou les variables dans l'onglet Éditeur 
de données et en choisissant Modifier variables. Voir "Modification de variables d'éléments" à la 
section "Onglet Éditeur de données" pour plus d'informations. 
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Options (pour l'onglet Rapport) 
L'icône Options vous permet de définir ces options pour l'onglet Rapport : 

 Réglages par défaut - vous permet de changer les diagrammes par défaut à utiliser dans l'objet 
diagramme de rapport, les diagrammes par défaut à utiliser dans l'object CAO et le rapport de 
texte par défaut à utiliser dans l'objet texte. 

 Appliquer l'image à toutes les pages - Si l'option est sélectionnée, vous pouvez changer une 
image dans une seule page de rapport ; toutes les autres images identiques à celle-ci sur les 
autres pages sont aussi mises à jour. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez modifier 
directement le modèle sous-jacent et y modifier l'image. 

Sortie 

 

L'icône Sortie contient une seule option de menu : 

Rapport personnalisé - Vous permet d'exporter le contenu du rapport dans un format de rapport 
personnalisé que Microsoft Excel peut lire. Voir la rubrique « Exportation de rapports Excel 
personnalisés », pour des informations spécifiques. 

Remarque : Dans Datapage+ version 2011 et ultérieures, les rapports Excel spécifiques (Données, 
Variable, PPAP, ISIR, XBarR, Feuille de calculs) sont maintenant accessibles via l'icône de la barre 

d'outils À Excel  de la barre latérale. Voir la rubrique « Barre latérale », pour plus d'informations. 

  

Icône Imprimer le rapport 

 

Ouvre une boîte de dialogue Imprimer standard, ce qui vous permet d'envoyer le contenu actuel de 
l'onglet vers une imprimante installée. 

Icône Enregistrer rapport 

 

La boîte de dialogue Enregistrer rapport s'ouvre pour l'onglet en cours. 
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Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer le contenu de l'onglet dans l'un des deux formats 
suivants : 

 Rapport WebReporter - Ce type de rapport est un « macro rapport ». Cela signifie que si vous 
sélectionnez les 10 dernières transactions, à sa prochaine ouverture, la base de données sera 
interrogée pour les 10 dernières transactions et le rapport sera donc mis à jour avec les données 
les plus récentes si des changements ont eu lieu dans la base de données. Ceci se produit pour 
tous les éléments pertinents que vous pouvez sélectionner, comme la série de variables, les 
requêtes, etc. 
 
Sélectionnez cette option et cliquez sur OK pour ouvrir une boîte de dialogue Rapport. Les 
boutons Appliquer et Ajouter ne sont pas accessibles dans la boîte de dialogue.  
La boîte de dialogue Rapport s'ouvre aussi si vous éditez un rapport WebReporter. Les boutons 
Appliquer et Ajouter sont disponibles dans la boîte de dialogue.  
 

 
 



Onglet Rapport 

457 

Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue dont la taille est modifiable pour définir votre rapport 
enregistré. Vous pouvez définir le nom du rapport, le type de diagramme à afficher, les séries de 
variables et les requêtes afin de limiter le rapport. Ces éléments peuvent être appliqués à une ou 
plusieurs sections de votre rapport. Quand vous cliquez sur OK, DataPage+ stocke le rapport 
dans la base de données, sous l'en-tête Rapports, dans la barre latérale. Vous pouvez ensuite 
charger ce rapport (ou une version personnalisée) quand bon vous semble dans l'onglet 
Rapport. Voir « Onglet Rapport ». 

Nom du rapport - Définit le nom du rapport. Quand vous enregistrez le rapport, ce nom 
apparaît dans la barre latérale. Quand vous cliquez sur OK, ce nom n'est plus modifiable. 

Onglets de section - Les onglets Section1, Section2, Section3, etc. apparaissent si vous 
avez plusieurs types de contenu de rapport. Ces onglets vous permettent d'appliquer les 
modifications apportées à cette boîte de dialogue à cette section spécifique. Si vous avez 
plusieurs sections, un bouton Appliquer tout apparaît. Il vous permet d'appliquer les 
modifications apportées à une section à toutes les autres sections ; si vous cliquez sur OK 
les modifications ne sont appliquées qu'à la section sélectionnée. 

Garder la modification de l'utilisateur, la position d'étiquette, la série de vues CAO, 
les options de diagramme, etc. - Cette case est cochée par défaut. Datapage+ utilise 
alors les modifications initiales apportées au rapport par son créateur quand il affiche ce 
rapport. Si elle est décochée, vous pouvez choisir le type de diagramme à utiliser dans la 
liste déroulante Type ou les éléments pour lesquels générer un rapport dans la liste 
Éléments. 

Type - En fonction du contenu du rapport (onglet Section1, Section2 ou Section3), 
détermine le type de rapport graphique ou textuel à utiliser. 

Éléments - Cette liste, sauf si elle est limitée par une série de variables ou un contenu de 
rapport initial, , montre toutes les variables d'élément disponibles pour la pièce. Si elle est 
filtrée, vous pouvez aussi décocher la case Garder la modification de l'utilisateur, la 
position d'étiquette, la série de vues CAO, les options de diagramme, etc. expliquée ci-
dessus et supprimer les séries de variables afin d'accéder à tous les éléments. Vous 
pouvez ensuite sélectionner les éléments souhaités. 

La liste déroulante sous la liste Éléments applique des séries de variables prédéfinies à la 
liste Éléments pour filtrer les variables d'éléments affichées. 

Transactions - La liste de transactions dans cette zone, comme la liste Éléments, peut 
être limitée par une requête pour par les transactions initiales sélectionnées par le créateur 
du rapport. Par défaut, la liste de transactions n'est pas disponible pour sélection. Elle 
contient ces boutons d'option : 

Sélectionner dernier - Ce bouton d'option active la zone à côté de lui quand vous 
cliquez dessus. La zone définit le dernier nombre de transactions à sélectionner. Si 
vous entrez 15, les quinze dernières transactions sont automatiquement 
sélectionnées dans la liste de transactions. 

Sélectionner tout - Ce bouton d'option fait que le logiciel sélectionne toutes les 
transactions disponibles pour la pièce. 

Spécifier les transactions - Ce bouton d'option active la liste de transactions pour 
que vous puissiez choisir des transactions ou utiliser la liste de requêtes afin d'utiliser 
un sous-ensemble de transactions avec le rapport. 
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La liste déroulante sous la liste Transactions applique des requêtes prédéfinies à la liste 
de transactions afin de filtrer les transactions affichées. 

Série de vues Cao - Cette zone utilise tous les objets CAO dans le rapport, afin que vous 
puissiez choisir leur orientation, etc. 

Série de vues définie par l'utilisateur - Cette case à cocher détermine si les objets 
CAO dans le rapport auront une orientation personnalisée dans cette boîte de 
dialogue. Par défaut, cette case est décochée pour que les objets CAO utilisent 
l'orientation définie à l'origine par le créateur du rapport. Si vous cochez cette case, 
la boîte de dialogue Rapport se développe pour inclure d'autres informations et la 
liste déroulante Afficher orientation est activée pour sélection. 

Afficher orientation - Cette liste déroulante est masquée tant que vous ne 
sélectionnez pas Série de vues définie par l'utilisateur. Après cela, vous pouvez 
choisir l'orientation dans cette liste. Les objets CAO sont alors orientés de façon à ce 
que l'axe sélectionné pointe en dehors de l'écran. 

Échelle - Cette zone devient uniquement disponible si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Elle 
indique le facteur d'échelle des objets CAO. La valeur 1 signifie 100%. La valeur 0,1 
signifie 10% et 0,01 1%. Si vous entrez 0,5, tous les objets CAO dans le rapport font 
l'objet d'un zoom arrière jusqu'à 50% de leur taille d'origine. 

Translation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie 
par l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. 
Vous pouvez alors repositionner l'objet CAO dans le rapport en changeant les 
valeurs X et Y. 

Rotation - Ces zones apparaissent uniquement si la case Série de vues définie par 
l'utilisateur est cochée et si Afficher orientation a la valeur Personnalisé. Vous 
pouvez alors faire pivoter l'objet CAO dans le rapport selon l'angle défini. Entrez 1 
dans les zones X, Y ou Z pour définir l'axe autour duquel se produit la rotation. Par 
exemple, si X=0, Y=0 et Z=1 avec un angle de 45, la pièce pivote depuis son 
orientation d'origine de 45 degrés autour de l'axe Z. 

Appliquer - Applique les éléments et les transactions sélectionnés, remplaçant les pages 
existantes dans le rapport.  

Ajouter - Ajoute les éléments et les transactions sélectionnés, ajoutant le contenu 
sélectionné comme pages supplémentaires à la fin du rapport.  

 Rapport ReportViewer - Ce type de rapport est stocké sur votre ordinateur ou tout autre support 
de votre choix. Quand vous sélectionnez ce type de rapport, le bouton Parcourir et une zone 
affichant le chemin d'accès au fichier deviennent disponibles pour édition. Vous pouvez vous en 
servir pour définir à quel endroit le rapport est enregistré. La case à cocher Enregistrer modèle 
CAO enregistre aussi le modèle CAO actuel. Elle est uniquement disponible si vous enregistrez 
ce rapport dans l'onglet CAO. Le rapport généré à l'aide de ReportViewer est statique. Vous 
pouvez ouvrir et afficher ce rapport avec l'application Report Viewer. Elle permet de faire pivoter 
la CAO, de déplacer les étiquettes autour, de faire un zoom avant ou arrière, mais vous ne 
pouvez pas modifier le contenu. 

Ce type de rapport est uniquement disponible dans WebReporter, la version en ligne de 
Datapage+. Il n'est pas disponible dans la version bureau. 



Onglet Rapport 

459 

Icône Rafraîchir de l'onglet Rapport 

 

Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour mettre à jour l'écran chaque fois que des modifications sont 
apportées dans l'onglet Rapport. 

  

Icône Mode général 

 

L'icône Mode général est la vue par défaut des options dans la fenêtre à onglets en cours. 

 Pour l'onglet Diagramme, elle affiche quatre diagrammes dans une vue paysage.  

 

 Pour l'onglet Texte, elle affiche une seule page de texte dans la vue principale. La page de texte 
peut se développer ou se réduire pour tenir dans la vue principale.  
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 Pour l'onglet CAO, elle affiche une image du modèle CAO dans une vue paysage.  

 

Pour naviguer dans les pages en mode général, vous pouvez cliquer sur les icônes Page préc., Page 
suiv. et Page X de Y. Vous pouvez aussi utiliser la molette de votre souris : 
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 Faites rouler la molette en l'éloignant de vous pour reculer d'une page. 
 Faites rouler la molette vers vous pour avancer d'une page. 

  

Icône Mode livre 

 

L'icône Mode livre affiche deux pages à la fois pour montrer les éléments dans la fenêtre à onglets en 
cours. Ce mode agit comme un livre, avec une page de gauche et une page de droite, les pages se 
tournent de façon animée en double-cliquant dessus, et vous pouvez aller en avant ou arrière selon 
l'endroit où vous cliquez. 

 

 Double-cliquez sur la page de droite pour la tourner : les informations passent alors à la page de 
gauche et la page suivante s'affiche à droite. 

 Double-cliquez sur la page de gauche pour la tourner : les informations passent alors à la page 
de droite et la page précédente s'affiche à gauche. 

Vous pouvez aussi utiliser les icônes Page préc., Page suiv. et Page X de Y pour naviguer en mode 
livre. 

Icône Répartitions 

 

L'icône Mode répartitions rétrécit toutes les pages et les affiche toutes en un seul affichage, vous 
donnant ainsi un aperçu de tout ce qui constitue votre rapport. 
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Affichage de la page actuelle 
Si vous cliquez sur une page avec le bouton droit et sélectionnez Aller à la page actuelle, Datapage+ 
ouvre cette page dans l'affichage Mode général. 

 

Suppression de la page actuelle (Onglet rapport seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour supprimer une 
page en cliquant avec le bouton droit dans cette page et en sélectionnant Supprimer page actuelle ; 
Datapage+ supprime alors cette page du rapport. 
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Modification des pages (onglet rapports seulement) 
Si vous êtes dans l'onglet Rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône Répartitions pour réorganiser les 
pages du rapport. Cliquez simplement sur une page pour la mettre en surbrillance, puis faites-la glisser 
en haut d'une autre page. L'icône souris affichera alors ceci : 

 

Quand vous relâchez la souris, Datapage+ déplace la page glissée à l'endroit désiré et il décale les 
autres pages en conséquence. 

 

Icône Edition 

 

Passe la fenêtre à onglets en cours en mode édition pour vous permettre d'afficher et de masquer les 
points de données, d'ajouter des causes ou de faire un zoom avant/arrière d'une partie du diagramme par 
glissement de la souris. 

Remarque : cette icône fonctionne uniquement en mode général. Dans d'autres modes d'affichage, elle 
est grisée. 

Voir aussi : 
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 Utilisation de diagrammes 

  

Icône Panoramique et Zoom 

 

Fait un panoramique (ou déplace) le contenu de la fenêtre à onglets Diagramme ou CAO ou dans un 
diagramme spécifique s'il remplit tout l'affichage. Peut aussi être utilisée pour faire un zoom avant et 
arrière sur l'affichage. 

Panoramique  
Le panoramique est utile après un zoom avant d'une partie d'un diagramme ou d'une page ou 
quand vous voulez en voir une autre partie sans devoir faire un zoom arrière puis un nouveau 
zoom avant. 

Lors d'un panoramique, le diagramme ou la page sous-jacent(e) est déplacé dans la direction de 
glissement de la souris. 

 Si vous avez fait un zoom avant dans un diagramme à l'aide du zoom d'étirement, 
cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser. 

 Si vous utilisez le zoom normal d'agrandissement, vous devez d'abord sélectionner 

l'icône Pan, dans la barre d'outils, puis cliquer et glisser avec le bouton gauche de la 
souris. 

Pour plus d'informations sur les différents types de zoom utilisés avec les diagrammes, consultez 
« Utilisation des diagrammes ». 

Zoomer  
Si vous actionnez la molette de la souris de haut en bas pendant que vous êtes dans ce mode, cela aura 
pour effet d'agrandir ou de rétrécir l'affichage 

Icône Page entière 

 

Restaure le contenu affiché à son état de zoom de page entière par défaut. Utile après des zooms avant 
et arrière. 

Voir aussi : 

 Zoom 
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Page X de Y 

 

Montre la page actuelle et le nombre total de pages. Passe aussi à la page souhaitée en affichant son 
contenu en mode général ou en mode livre. Il suffit de sélectionner la page dans la zone d'édition. 
Datapage+ l'affiche alors immédiatement. 

Icône Page préc. 

 

Affiche la page précédente. 

Icône Page suiv. 

 

Affiche la page suivante. 
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Gestion des comptes 
A propos de la gestion des comptes 
Le logiciel contient une fenêtre de gestion des comptes permettant aux utilisateurs dotés d'un accès 
administrateur de faire ce qui suit : 

 Gérer des comptes utilisateur - Vous pouvez créer des comptes utilisateur, dupliquer des 
comptes, afficher ou éditer des comptes existants, définir des droits utilisateur, verrouiller ou 
déverrouiller des comptes, exporter ou importer des comptes, ou encore supprimer des comptes. 

 Gérer des départements - Vous pouvez créer des départements, éditer ceux existants, leur 
attribuer des comptes utilisateur ou supprimer des comptes utilisateur de départements. 

Pour ouvrir la fenêtre Gestion des comptes cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur le bouton Compte. 

 
Fenêtre Gestion des comptes montrant les noms et les images des utilisateurs 

Cette fenêtre est très semblable à la fenêtre principale dans DataPage+. Elle contient des éléments 
d'interface similaires, comme une barre latérale, une vue principale et une zone de barre d'outils. Ces 
éléments sont présentés ici : 
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 Barre latérale - La barre latérale contient deux en-têtes (Utilisateurs et Départements) qui vous 
permettent de travailler avec des comptes utilisateur et/ou des départements (en faisant glisser 
des utilisateurs vers des départements existants). Ces en-têtes contiennent leurs propres icônes 
de barre d'outils pour ajouter de nouveaux utilisateurs ou ajouter, éditer ou supprimer des 
départements. 

 Vue principale - La vue principale de la fenêtre Gestion des comptes montre tous les 
utilisateurs de la base de données ou uniquement ceux affectés à une catégorie spécifique. 

 Zone de barre d'outils - La zone en haut de la vue principale contient les boutons de navigation 

Arrière et Avant qui vous permettent de naviguer en avant et en arrière dans un 
historique d'informations affichées dans la fenêtre. Elle compte aussi un bouton Soumettre pour 
accepter les changements des enregistrements de la base de données. 

Gestion des départements 

 

Si vous avez accès à la fenêtre Gestion des comptes, vous pouvez créer, éditer ou supprimer des 
départements à l'aide de la barre d'outils en haut de cette fenêtre. Les icônes sont les suivantes : 

 

Icône Description 

 

Crée un département. Une boîte de 
dialogue d'entrée s'ouvre et vous permet 
d'ajouter le nouveau département dans 
la base de données. Les départements 
ajoutés sont visibles dans la barre 
latérale. 

 

 

Supprime le département sélectionné. Il 
est supprimé de la barre latérale. 

 

Edite le département sélectionné. Une 
boîte de dialogue d'entrée s'ouvre et 
vous permet d'éditer le nom du 
département dans la base de données. 

 
  



Gestion des comptes 

469 

Vous pouvez créer des sous-catégories de départements, en sélectionnant un département existant et en 
cliquant sur l'icône Créer un nouveau département. 

Gestion de comptes utilisateurs 
Affichage des utilisateurs 

 Mode photo - Quand vous voyez les comptes utilisateurs affichés pour la première fois dans la 
vue principale, vous ne voyez que leur nom et leur photo. Ce mode photo est le mode par défaut 
pour visionner les comptes utilisateurs. Vous devez être dans ce mode pour affecter un utilisateur 
à une catégorie, enlever un compte utilisateur à une catégorie ou supprimer un enregistrement 
d'utilisateur. Si vous devez aller à ce mode, cliquez sur le bouton de navigation Retour dans la 
zone de la barre d'outils. 

 
Modèle de liste utilisateur en « Mode photo » 

 Mode Afficher - Ce mode change la liste d'utilisateurs dans l'affichage principal de la fenêtre 
pour afficher une vue sous forme de tableau de tous les utilisateurs du groupe, contenant leur 
nom d'utilisateur, leur priorité, leurs droits d'accès, leur adresse, leur dernière date d'accès et 
d'enregistrement et leur statut. Pour accéder à ce mode, double-cliquez sur la photo d'un 
utilisateur particulier depuis la liste du mode photo pour voir les informations concernant ce 
compte, ou cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle catégorie ou sur Tous les 
utilisateurs et sélectionnez Afficher tout pour voir toutes les informations des utilisateurs 
contenus dans la liste. Vous devez être dans ce mode pour changer les privilèges d'accès des 
utilisateurs. 



DataPage+ 2013 French Manual 

470 

 
Modèle de liste utilisateur en « Mode Afficher » 

  

Attribution d'utilisateurs à des départements 
À l'aide de la barre de côté, vous pouvez choisir d'afficher les utilisateurs affectés à des départements 
particuliers en cliquant sur ce département. Ou bien vous pouvez cliquer sur Tous les utilisateurs pour 
afficher tous les utilisateurs enregistrés, quel que soit le département. Dans tous les cas, le logiciel 

affiche tous les comptes utilisateurs dans la fenêtre Gestion des comptes 

  

  

  

  

Pour affecter un utilisateur à une catégorie de département, faites glisser 
l'utilisateur sur le nom de département désiré. Le curseur de la souris se change en pointeur avec un 
symbole plus, indiquant que vous ajoutez ce compte à ce département. 

 

Vous pouvez affecter des utilisateurs à plus d'une catégorie. 

Pour enlever un utilisateur d'une catégorie de département, cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur et 
sélectionnez Supprimer, dans le menu de raccourcis. Cela ne supprime pas l'utilisateur de la base de 
données, mais l'enlève simplement du département concerné. 

Voir « Gestion de départements » pour créer, modifier ou supprimer des départements. 

Changer les privilèges d'accès d'un utilisateur 
Ouvrez le compte utilisateur en mode Afficher, tel que décrit ci-dessus. 
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Fixez les droits d'accès désirés pour l'utilisateur dans la colonne Accès. Les droits d'accès du plus bas 
au plus élevé sont : 

 Attente d'approbation - Ce type d'utilisateur ne peut pas se connecter à la base de données, 
pour le moment. Une personne avec des droits d'accès d'administrateur doit remplacer cette 
valeur par un privilège supérieur avant que l'utilisateur puisse utiliser le logiciel. 

 Hors ligne - Ce type d'utilisateur peut entrer dans la base de données, faire des requêtes, 
afficher et imprimer des rapports. Cependant, il ne peut enregistrer des rapports. 

 Affichage rapport - Ce type d'utilisateur peut faire tout ce qu'un utilisateur hors ligne peut faire, 
mais il peut aussi enregistrer des rapports. 

 Accès total - Ce type d'utilisateur peut faire tout ce qu'un utilisateur d'Affichage rapport peut 
faire, mais il a aussi un accès total pour modifier les informations de la base de données. 

 Administrateur - Un administrateur peut faire tout ce qu'un utilisateur Accès total peut faire. De 
plus, il peut intervenir dans les comptes utilisateurs et les départements. 

 Collecteur de données - Ce type d'utilisateur s'utilise dans DataGauge+. Il est donné aux 
utilisateurs qui rassemblent des données à l'aide d'un périphérique de mesure, tel qu'une jauge 
manuelle. 

Pour changer les droits d'accès d'un utilisateur, vous devez avoir des privilèges de compte 
d'administrateur. Sélectionnez l'élément approprié dans la liste déroulante, à droite du nom d'utilisateur 
dans la colonne Accéder et cliquez sur le boutonSoumettre dans la zone de la barre d'outils. 

 

Une fois le changement appliqué, vous pouvez retourner à l'affichage par défaut en cliquant sur le bouton 
Retour de la barre d'outils. 

 

Création d'un compte utilisateur 

1. Dans la barre de côté, cliquez sur l'icône Créer un nouvel utilisateur.  
2. La boîte de dialogue Enregistrement d'utilisateurs'ouvre. 
3. Renseignez la boîte de dialogue pour créer le nouveau compte utilisateur. 
4. Cliquez sur OK. Le nouveau compte utilisateur s'ajoute à la base de données. 
5. Ensuite, vous devez définir les privilèges d'accès dans Attente d'approbation pour qu'ils soient 

différents. Voir ci-dessus « Changer les privilèges d'accès d'un utilisateur ». 

Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Enregistrer l'utilisateur, consultez la rubrique 
« Enregistrement et connexion ». 

Création d'un compte utilisateur depuis un compte existant 
Ceci est utile si vous voulez créer un compte utilisateur, tout en utilisant les mêmes privilèges accordés à 
un compte existant. 
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1. Dans l'affichage principal, sélectionnez un compte utilisateur. 
2. Cliquez sur le compte avec le bouton droit. 
3. Choisissez Copier. 
4. Cliquez à nouveau avec le bouton droit et choisissez Coller.  
5. Renseignez la boîte de dialogue Enregistrer utilisateur qui apparaît pour le nouveau compte. 

Veillez à choisir un nom d'utilisateur unique. 
6. Cliquez sur OK. Le nouveau compte utilisateur s'ajoute à la base de données. 

Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Enregistrer l'utilisateur, consultez la rubrique 
« Enregistrement et connexion ». 

Conseil : Vous pouvez aussi sélectionner un compte et appuyer sur CTRL + C (copier) et CTRL + V 
(coller) pour créer rapidement de nouveaux comptes. 

Modification d'un compte existant 
1. Cliquez sur le compte désiré avec le bouton droit et cliquez sur Modifier. 
2. La boîte de dialogue Enregistrement d'utilisateurs'ouvre. 
3. Modifiez les informations dans la boîte de dialogue, selon les besoins. 
4. Cliquez sur OK. Le nouveau compte utilisateur est mis à jour. 

Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Enregistrer l'utilisateur, consultez la rubrique 
« Enregistrement et connexion ». 

Forcer des utilisateurs à changer de mots de passe 
1. Suivre les instructions ci-dessus dans « Modifier un compte existant ». 
2. Cochez la case appropriée sous les cases de mots de passe pour quand l'utilisateur a besoin de 

changer son mot de passe : 
• Lors de la connexion suivante 
• Dans un nombre donné de jours, mois ou années 

3. Quand l'utilisateur essaie de se connecter à la base de données et que les conditions pour 
changer un mot de passe ont été remplies, il voit une boîte de dialogue Changer mot de passe 
le contraignant à utiliser un nouveau mot de passe pour ce compte. 

 

Remarque : Vous pouvez aussi sélectionner plus d'un compte pour affecter plusieurs utilisateurs.  

Déverrouillage de compte verrouillé 
Des comptes se verrouillent automatiquement quand plus de 180 jours s'écoulent sans aucune activité du 
compte. Ces utilisateurs ne pourront plus s'y reconnecter tant que l'administrateur des comptes n'aura 
pas déverrouillé ces comptes manuellement. 

1. Ouvrez le compte sélectionné pour le voir en mode Afficher. 
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2. Dans la colonne Statut le message « Pas de connexion pendant plus de 180 jours ». 
3. Cliquez sur ce statut d'utilisateur, un message apparaît alors vous demandant si vous voulez 

déverrouiller le compte. 
4. Cliquez sur Oui pour déverrouiller le compte. 

Autoriser utilisateur à accéder à des catégories de pièces déterminées 
Pour contrôler l'accès à des catégories déterminées : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs comptes. 
2. Cliquez sur la sélection avec le bouton droit. 
3. Choisissez Contrôle accès catégorie. Une boîte de dialogue Sélection catégorie apparaît, 

affichant toutes les catégories existantes définies dans la base de données. Voir « Catégories ». 
 

 
4. La case Accéder à toutes catégories est cochée par défaut. Cela permet aux utilisateurs 

sélectionnés d'accéder à toutes les catégories. Si vous voulez seulement accéder à des 
catégories précises, décochez la case Accéder à toutes les catégories et cochez des 
catégories particulières. Ces utilisateurs peuvent alors accéder aux catégories cochées.  

5. Cliquez sur OK. 

Accèder au mode « Afficher » sur un sous-ensemble de comptes utilisateurs 
1. Dans la barre latérale, cliquez sur Tous utilisateurs. Tous les comptes utilisateurs apparaissent 

dans la fenêtre Gestion de comptes. 
2. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs (utilisez les touches MAJ ou CTRL en cliquant pour 

sélectionner plusieurs utilisateurs), puis cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez 
Afficher, dans le menu de raccourcis. 

3. Le sous-ensemble de rapports sélectionnés apparaît en mode Afficher tout. 

  

Suppression de comptes utilisateurs 
1. Dans la barre latérale, cliquez sur Tous utilisateurs. Tous les comptes utilisateurs apparaissent 

dans la fenêtre Gestion de comptes. 
2. Veillez à ce que la liste d'utilisateurs soit en mode photo. 
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3. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs (utilisez les touches MAJ ou CTRL en cliquant pour 
sélectionner plusieurs utilisateurs), puis cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez 
Supprimer, dans le menu de raccourcis. 

4. Un message apparaît vous demandant si vous voulez vraiment supprimer l'(les) utilisateur(s) 
sélectionné(s). 

5. Cliquez sur Oui si vous êtes certain de vouloir supprimer le(s) compte(s) sélectionné(s). 

Exportation de comptes utilisateurs en tant que fichier .dpusers 
1. Pour exporter tous les utilisateurs, cliquez dans la barre latérale avec le bouton droit sur Tous 

utilisateurs et choisissez Exporter. 

 

2. Exportation d'un seul compte utilisateur 
 Dans la barre latérale, cliquez sur Tous utilisateurs. Tous les comptes utilisateurs 

apparaissent dans la fenêtre Gestion de comptes. 
 Veillez à ce que la liste d'utilisateurs soit en mode photo. 
 Cliquez avec le bouton droit sur la photo d'un utilisateur et choisissez Exporter. 

 

3. Une boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre. 
4. Utilisez cette boîte de dialogue pour accéder au répertoire de votre choix. 
5. Changez si vous le souhaitez le nom dans la zone Nom de fichier. 
6. Cliquez sur Enregistrer. Le logiciel exporte le ou les utilisateurs sélectionnés dans le fichier 

.dpusers. 
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Importation d'un fichier .dpusers exporté dans la base de données actuelle 
1. Dans la barre latérale, cliquez avec le bouton droit sur Tous utilisateurs ou dans la vue 

principale de la fenêtre Gestion de compte. 
2. Choisissez Importer. 

 

3. Une boîte de dialogue Ouvrir apparaît. 
4. Allez au répertoire contenant le fichier .dpusers. 
5. Sélectionnez le fichier .dpusers et cliquez sur Ouvrir. 
6. Le logiciel importe le ou les utilisateurs sélectionnés dans la base de données. 
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Gestion de base de 
données 
Cette rubrique contient des sous-rubriques liées à la gestion de la base de données déjà abordée dans la 
documentation. Elle fournit aussi des informations inédites sur la gestion de la base de données. 

• Connexion à une base de données - Création d'une base de données ; Configuration d'une base 
de données ; Test de la connexion à une base de données 

• Enregistrement et connexion - Enregistrement d'un compte avec une base de données ; 
Connexion à une base de données 

• Gestion de compte - Création, édition et suppression de comptes et de droits utilisateur ; 
Utilisation de départements ; Importation et exportation de comptes utilisateur 

• Importation de données statistiques existantes - Exécution d'une importation unique de données 
statistiques dans le base de données (DMP, CSV, DMO, XML, RTF, etc.) 

• Utilisation de DataImporter.exe - Vérification régulière de nouveaux fichiers de données ; 
Importation automatique de données dans la base de données ; Gestion des fichiers de données 
importés 

• Envoi de données de PC-DMIS à Datapage+ - Envoi de données statistiques de PC-DMIS à la 
base de données 

• Exportation de données de pièce - Exportation de données de pièce de la base de données vers 
un fichier XML 

• Suppression de pièces existantes - Suppression de pièces et de leurs données stockées de la 
base de données 

• Affichage et interrogation des journaux administrateur - Suivi des opérations effectuées par les 
utilisateurs 

Remarque sur l'espace pour la base de données 
La quantité de mémoire pour la base de données SQL Express par défaut installée avec DataPage+ est 
de 2 Go. Quand la base de données dépasse 90 % de capacité, les utilisateurs commencent à recevoir 
des messages indiquant qu'elle s'approche de sa capacité maximum. L'administrateur de la base de 
données reçoit une notification qu'il peut déterminer un plan d'action pour cette base de données. 
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Datapage+ conserve un journal des nombreuses opérations différentes effectuées par les utilisateurs et 
les stocke dans la base de données. Vous pouvez afficher ce journal des opérations en sélectionnant 
l'option de menu Outils | Afficher journaux de la barre de menus principale. Cette option apparaît 
seulement si vous disposez de droits administrateur. Ceci ouvre la fenêtre Pisteur de journal. Cette 
fenêtre affiche un journal des différentes opérations effectuées par les utilisateurs dans la base de 
données : 

Opérations suivies 
Les opérations suivantes sont suivies et stockées dans la base de données. 

• Utilisateur - connexion et déconnexion de la base de données, enregistrement d'un nouvel 
utilisateur, édition d'un utilisateur ou suppression d'un utilisateur 

• Catégorie - création, édition ou suppresion d'une catégorie 
• Requête - création ou édition d'une requête 
• Série de variables - création, édition ou suppression d'une série de variables 
• Pièce - attribution d'une pièce à une catégorie ou suppression d'une pièce d'une catégorie, 

suppression d'une pièce de la base de données, modification de la vignette de la pièce ou de 
l'alias de la pièce 

• Image CAO - Changement de l'image CAO ou de l'état d'une pièce. . CAO de quadrillage, Image 
CAO 

• Données - importation de données 
• Variables - création, édition ou suppression de variables, édition de la valeur mesure d'une 

variable 
• Transactions - création ou suppression de transactions 
• Suivi - création, édition ou suppression d'un suivi, édition de la valeur d'un suivi 
• Rapport Internet - création, édition, importation ou suppression d'un rapport Internet 
• Groupe de rapports - création, édition ou suppression d'un groupe de rapports 

 
Exemple de fenêtre Pisteur journal avec des données 

Elle contient quatre colonnes de données : 

• Date/heure : date et heure de l'opération 
• Utilisateur : utilisateur ayant effectué l'opération. 
• Ordinateur : Le nom de l'ordinateur que l'utilisateur utilisait au moment de l'opération. 
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• Opération : opération effectuée. 

Utilisation du pisteur de journal 
• Tri : pour trier une colonne, cliquez sur son en-tête. Le petit triangle dans la colonne indique si le 

tri est croissant ou décroissant. 
• Filtrage : pour filtrer les données dans la fenêtre Pisteur journal, définissez une requête dans les 

listes déroulantes disponibles et cliquez sur Requête. Les requêtes sont construites de la même 
façon que les requêtes de champs de traçabilité. 

 
Exemple de requête filtrant les données par un nom d'utilisateur indiqué 

Pour supprimer un filtre, sélectionnez la liste déroulante la plus à gauche et ne spécifiez rien, puis cliquez 
sur Requête. 

Le bouton Imprimer envoie les données actuelles de la boîte de dialogue Pisteur de journal à une 
imprimante. 
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Définition des options du 
logiciel 
Pour changer les options du logiciel, dans la barre de menus principale, choisissez Outils, puis Options. 
La boîte de dialogue Options s'ouvre avec les onglets suivants. Certains onglets ou certaines options ne 
sont disponibles que si vous disposez des droits appropriés. Par ailleurs, certains onglets requièrent 
d'abord la sélection d'une pièce : 

Onglet Général - Il vous permet de choisir comment certains éléments s'affichent dans le logiciel 
Datapage+. Ceci est sans incidence sur les données en soi dans la base de données, seul le mode 
d'affichage est concerné. 

 

  
• Nom de société : définit le nom de la société apparaissant dans certains rapports. 
• Décimales - Définit le nombre de décimales utilisées par le logiciel. Exception : le 

diagramme Étiquette de colonne de déviation multiple. 
• Taille de police - Définit la taille de la police du texte affiché dans les fenêtres à onglets 

et dans la barre latérale. La taille du texte reste inchangée dans la barre de menus 
principale. La taille du texte doit être comprise entre 0 et 18. Une taille de police de 0 
restaure la police à sa taille par défaut. 

• Format de date - Définit le format de date pour les transactions affichées. 

aaaa - Correspond aux quatre chiffres de l'année. 

MM - Correspond au deux chiffres du mois. 
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jj - Correspond aux deux chiffres du jour. 

• Format d'heure - Définit le format d'heure pour les transactions affichées. 

HH - Correspond aux deux chiffres des heures, dans le format horaire de 
24 heures. 

mm - Correspond au deux chiffres des minutes. 

ss - Correspond aux deux chiffres des secondes. 

• Unité - Définit l'unité de mesure employée. 
• Afficher la boîte de dialogue lors de la création du fichier XLS/CSV - Cette case à 

cocher contrôle l'état de visibilité de la boîte de dialogue Sortie Excel qui s'ouvre quand 

vous cliquez sur l'icône À Excel de la barre d'outils  dans la barre latérale. Si vous 
avez masqué cette boîte de dialogue, cochez cette case pour la faire apparaître quand 
vous cliquez sur l'icône À Excel de la barre d'outils. 

• Déconnexion automatique du système après # minutes d'inactivité - La valeur 
indiquée dans cette zone détermine combien de minutes l'ordinateur peut rester inactif 
avant la déconnexion complète du logiciel de l'écran principal. Une fois le logiciel 
déconnecté, vous devez vous connecter à nouveau pour l'utiliser. Cliquez pour cocher ou 
décocher cette option. Vous devez disposer d'un accès administrateur pour changer 
cette option. Une fois que l'administrateur a modifié cette option, les changements sont 
enregistrés dans la base de données, puis ils sont immédiatement envoyés à tous les 
clients connectés à la même base de données. 

• Système de verrouillage automatique après # minutes d'inactivité - La valeur dans 
cette zone détermine combien de minutes l'ordinateur peut rester inactif avant le 
verrouillage du logiciel. Une fois le logiciel verrouillé, vous devez vous connecter à 
nouveau pour l'utiliser. 

 
Boîte de dialogue Écran verrouillé 

Onglet Définition - Il contient plusieurs options employées dans des sorties ou des processus de 
génération. Vous pouvez associer ces options à des champs de traçabilité existants dans votre base de 
données. 
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Boîte de dialogue Options 

• CNC - Outil machine Computer Numerical Control. Il identifie le nom de trace de l'outil 
machine. Il est utilisé à ces emplacements : 

o Boîte de dialogue Sortie Excel, onglet Général. Voir la rubrique "À Excel". 
o la boîte de dialogue Limites de contrôle calculées. Voir la rubrique "Icône 

Options (pour l'onglet Éditeur de données)". 
• MMT - Machine de mesure de coordonnées (Coordinate Measuring Machine ou CMM en 

anglais). Identifie le nom de trace pour une MMT ou une jauge. Utilisé dans les rapports 
de texte RAG. Voir la rubrique "Rapports de texte". 

• Numéro de processus - Processus de production, étapes de fabrication. Il est utilisé à 
ces emplacements : 

o Rapports de texte RAG. Voir la rubrique "Rapports de texte". 
o Diagrammes RFT. Voir la rubrique "Diagramme Bon Direct (RFT)". 

• Numéro de série de pièce - Numéro de série de la pièce. 
o Rapports de texte RAG. Voir la rubrique "Rapports de texte". 
o Diagrammes RFT. Voir la rubrique "Diagramme Bon Direct (RFT)". 

• Numéro de lot - Numéro du lot. Les lots regroupent une collection d'éléments. Utilisé 
dans les rapports de texte RAG. Voir la rubrique "Rapports de texte". 

• Outils d'inspection - Outil d'inspection employé. Utilisé dans les rapports de texte RAG. 
Voir la rubrique "Rapports de texte". 

• Opérateur - Opérateur ayant effectué la mesure. Utilisé dans le rapport de texte mesuré. 
Voir la rubrique "Rapports de texte". 

• Dessin de pièce - Numéro du dessin de . Utilisé dans les rapports de sortie Excel 
XBarR. Voir la rubrique "À Excel". 

Onglet Visibilité - Vous permet de déterminer les onglets visibles dans la vue principale. Vous devez 
disposer d'un accès administrateur pour que cet onglet soit visible. 
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Boîte de dialogue Options 

Les onglets actuellement visibles dans la vue principale ont des cases cochées. 

1. Marquez les onglets que vous voulez afficher. 
2. Cliquez sur Appliquer, puis sur Enregistrer. Les onglets marqués apparaissent 

dans la vue principale. 

Onglet Type de source de données - Cet onglet détermine les données que la barre latérale contient au 
départ quand elle affiche les données de pièce. Voir « Éléments/Dimensions et Variables 
d'élément/Variables de dimension ». 

 
Boîte de dialogue Options 

• Zone Région - Définit les modèles par défaut utilisés en fonction de vos 
paramètres régionaux. 

• Zone Type de source de données - L'option sélectionnée devient la vue initiale 
de la barre latérale quand vous accédez à une pièce. La barre latérale contient 
déjà une liste déroulante permettant de basculer entre ces éléments mais grâce 
à cette zone, vous pouvez changer ce qui apparaît à l'origine. 
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Outils statistiques et de 
génération de rapports 
À propos des outils statistiques et de génération de 
rapports 
Outre les puissants outils inclus dans DataPage+, l'installation de DataPage+ fournit aussi des utilitaires 
pratiques (fichiers .exe) permettant d'importer des données statistiques à partir de différents types de 
fichiers dans une base de données DataPage+, ainsi que de générer et d'envoyer automatiquement des 
rapports. 

Les rubriques suivantes décrivent comment utiliser ces outils : 

 Installation des outils de statistiques - Cette rubrique explique comment installer les outils de 
statistiques s'ils ne se trouvent pas déjà sur votre système. 

 Utilisation de DataPageStats.exe - Cet outil est conçu pour utiliser d'anciennes versions de PC-
DMIS dans lesquelles une base de données DataPage+ n'est pas prise en charge avec la 
commande STATS/ON habituelle de PC-DMIS (avant PC-DMIS 2010). Pour ces versions, cet 
outil envoie des données statistiques du programme pièce PC-DMIS vers un fichier XML. Deux 
nouveaux modes DataPageStats sont également décrits : réception et écoute. 

 Utilisation de PcdmisXMLStatsToDatabase.exe - Il s'agit d'un outil d'importation qui surveille un 
répertoire et importe les données XML créées à partir du fichier DataPageStats.exe dans la base 
de données DataPage+ (incluse avec DataPage+ 4.0). 

 Utilisation de DataImporter.exe - Ce nouvel outil d'importation remplace l'ancien fichier 
PcdmisXMLStatsToDatabase.exe. Il a les mêmes fonctions que l'ancien outil d'importation, mais 
il prend aussi en charge d'autres formats de fichier à part XML, ainsi que d'autres opérations. 
(fournies avec DataPage+ 2011). 

 Outil Report Delivery - L"outil Report Delivery génère et envoie automatiquement des rapports. 

  

Installation des utilitaires DataPage+ Data Tools 
Vous pouvez installer le logiciel DataPage+ Data Tools. Ce module visualiseur autonome comporte les 
utilitaires DataPageStats.exe et DataImporter.exe. Notez que ces utilitaires sont aussi des options 
disponibles faisant partie de l'installation normale de Datapage+ (voir « Installation de Datapage+ »). 

1. Insérez votre CD ou DVD et double-cliquez sur le fichier setup.exe sur cette unité. Si vous 
installez depuis une copie téléchargeable, extrayez le contenu de l'archive téléchargée et double-
cliquez sur le fichier setup.exe : 
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Remarque : Si vous exécutez le programme d'installation et qu'une version existante de Outils de 
données existe déjà, vous pouvez réparer ou supprimer l'installation existante. 

2. L'assistant d'installation DataPage+ Data Tools apparaît. Suivez les instructions dans l'assistant 
pour installer le logiciel. Renseignez les zones et sélectionnez les options souhaitées. Cliquez sur 
Suivant dans chaque écran. 

3. Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur Suivant pour lancer l'assistant : 
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4. Entrez vos informations et cliquez sur Suivant : 
 

 
5. Personnalisez votre installation en sélectionnant uniquement les composants que vous voulez 

installer, puis cliquez sur Suivant : 
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 DataPageStats - Installe l'utilitaire DataPageStats.exe. Cet outils collecte les données 
statistiques d'anciennes versions de PC-DMIS qui ne prennent pas en charge la 
commande STATS/ON. 

 DataImporter - Installe l'utilitaire DataImporter.exe. Cet outil surveille un répertoire pour 
les données statistiques et l'importe dans Datapage+. 

6. Entrez le chemin du dossier dans lequel vous voulez faire l'installation, ou cliquez sur le bouton 
Parcourir pour naviguer jusqu'au dossier. 
 
Décidez si vous voulez installer DataPage+ Data Tools pour vous seul ou pour tous les 
utilisateurs de l'ordinateur. 
 
Si besoin est, le bouton Disk Cost indique la quantité d'espace disponible sur le lecteur 
sélectionné et l'espace nécessaire pour installer les composants sélectionnés.  
 
Cliquez sur Suivant quand vous êtes prêt à poursuivre : 
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7. Cliquez sur Suivant pour confirmer et démarrer l'installation : 
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8. Une barre de progression apparaît pour illustrer le processus d'installation : 
 

 
9. Quand DataPage+ Data Tools a installé les fichiers et les raccourcis nécessaires, le bouton 

Fermer devient disponible. Cliquez dessus pour fermer l'assistant : 
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10. Double-cliquez sur le raccourci copié sur votre bureau ou dans votre répertoire de programme 

pour lancer les utilitaires installés : 
 

 

  

Utilisation de DataPageStats.exe 
Cet outil vous permet de créer un nouveau fichier statistiques XML depuis votre programme-pièce actuel. 
Ou bien, si vous utilisez PC-DMIS 2010 ou une version ultérieure, vous pouvez utiliser la commande 
STATS/ON dans PC-DMIS. 

Pour utiliser cet outil : 

1. Veillez à ce que votre programme pièce PC-DMIS contienne des dimensions. 
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2. Dans votre programme-pièce PC-DMIS, ajoutez une COMMANDE EXTERNE, à la fin du 
programme-pièce qui référence le fichier DataPageStats.exe. Par défaut, ce fichier se trouve à 
cet endroit : 

C:/Program Files/WAI/DataPage+/DataPageStats.exe 

La commande DataPageStats.exe prend en charge les paramètres suivants : 

 Pas de paramètres 
Lance DatapageStats en mode par défaut ReceiveAll. Voir « Modes de fonctionnement 
de DataPageStats », ci-dessous. 

 -l ou -listening 
Lance DataPageStats en mode listening (écoute). Voir « Modes de fonctionnement de 
DataPageStats », ci-dessous.. 

 [mode] -e ou [mode] -end [fin] 
Arrête l'instance DataPageStats précédente. [mode] détermine le type d'extrémité. Si 
mode n'est pas utilisé, ou si mode est un 1, il indique la réussite. Toute autre valeur 
indique un échec. Celui-ci indique à DataPageStats de ne pas importer le fichier de 
données dans DataPage+. 

 -s ou -settings 
Affiche la boîte de dialogue de paramètres. 

 -r ou -reset (réinitialiser) 
Abandonne les données XML rassemblées et continue à rassembler des données sur la 
commande suivante. 

3. Exécutez votre programme pièce. Quand l'exécution atteint la COMMANDE EXTERNE, 
l'exécutable s'effectue. Une fenêtre DataPageStats avec une barre de progression apparaît 
pendant l'accomplissement de la sortie XML à moins qu'un paramètre ait été coché pour réduire 
la fenêtre. 
 

 
• Paramètres - Affiche l'utilitaire Paramètres pour DataPageStats. Ceci est présenté 

dans « Paramètres pour DataPageStats », ci-dessous. 
• Sortir - Annule la génération du fichier XML. Un message Confirmation de sortie 

apparaît vous demandant si vous voulez quitter le produit. Si vous cliquez sur OK, il sort. 
Dans PC-DMIS, un message Supprimer apparaît alors vous demandant si vous voulez 
abandonner le fichier incomplet de données. Si vous cliquez sur Oui, le fichier XML est 
ajouté avec une extension .uncompleted [inachevé]. 
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DataImporter ignore ce type de fichier. Si vous cliquez sur Non, un fichier XML normal est 
créé que DataImporter peut importer dans la base de données. 

4. Une fois que le programme exécute un programme pièce contenant des données statistiques, il 
crée le fichier suivant dans votre sous-répertoire DirectoryForStatsFiles : 

 Un fichier XML fait en fonction des données contenues dans ce programme. 

5. Quand le fichier se trouve dans le répertoire, vous pouvez utiliser le fichier 
PcdmisXMLStatsToDatabase.exe ou le fichier DataImporter.exe pour importer les statistiques 
XML fichier dans une base de données DataPage+ de votre choix. Voir « Utilisation de 
PcdmisXMLStatsToDatabase.exe » et « Utilisation de DataImporter.exe ». 

Modes de fonctionnement de DataPageStats 
L'outil DatapageStats prend en charge ces modes de fonctionnement : 

ReceiveAll 

C'est le mode de fonctionnement par défaut. Une commande externe est insérée à la FIN du programme 
pièce PC-DMIS comme illustré ci-dessous. 

 

DatapageStats se ferme automatiquement une fois terminée la réception de toutes les données de PC-
DMIS. 

Listening 
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Ce mode s'exécute comme une application en arrière-plan qui écoute les événements d'exécution de PC-
DMIS. Une commande externe est insérée au DÉBUT du programme pièce PC-DMIS avec un paramètre 
-listening comme illustré ci-dessous. 

 

DatapageStats se ferme automatiquement quand PC-DMIS termine l'exécution du programme pièce actif. 

Settings for DataPageStats 
L'utilitaire Settings for DataPagePlus est disponible pour mettre à jour le nom de fichier XML. 

1. Pour démarrer Settings for DataPagePlus, dans le menu Démarrer, allez à Démarrer | Tous les 
programmes | DataPage+ | Outils | Settings for DataPageStats. 

 

2. La boîte de dialogue Settings for DataPageStats s'ouvre. 
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• Parcourir... - Change le répertoire dans lequel le fichier XML sera stocké. 
• Modifier... Change le nom du fichier XML. %DateTime% représente la date et l'heure 

apparaissant dans la nom de fichier quand il est généré. 
• Recevoir tous les points de palpage - Cochez cette case si vous voulez que le fichier 

XML comporte tous les points de palpage d'un élément. Si la case n'est pas cochée, le 
fichier XML est écrit sans données réelles de palpage ; seules les valeurs nominales, 
nominales mesurées et de barycentre sont stockées. 

• Recevoir toutes les infos de profil - Cochez cette case si vous voulez que le fichier 
XML comporte toutes les infos de points de palpage pour les dimensions de profil. Si la 
case n'est pas cochée, le fichier XML est écrit sans données réelles de palpage ; seules 
les valeurs nominales, nominales mesurées et de barycentre sont stockées. 

• Réduire la fenêtre de progression au démarrage - Cochez cette case si vous voulez 
masquer la fenêtre de progression DataPageStats quand PC-DMIS exécute 
DataPageStats. 

• Liste des langues - Choisissez une langue dans la liste déroulante si vous voulez 
changer la langue utilisée dans la boîte de dialogue Settings for DataPageStats. Elle se 
réouvrira immédiatement dans la langue choisie. 

• OK - Ferme la boîte de dialogue Settings for DataPageStats. Tous les changements 
effectués sont enregistrés. 

• Annuler - Ferme la boîte de dialogue sans appliquer les changements. 

Utilisation de PcdmisXMLStatsToDatabase.exe 
Cet outil a été amélioré dans la version 2011 pour fonctionner comme l'outil Data Importer. Il reste pour 
des raisons de compatibilité descendante. Pour plus d'informations sur cet outil, consultez la 
documentation sur le fichier DataImporter.exe. Voir "Utilisation de DataImporter.exe". 
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Utilisation de DataImporter.exe 

 
Boîte de dialogue Réglages importation de données 

l'outil DataImporter.exe tool surveiller un répertoire déterminé sur un ordinateur local ou un réseau pour 
ces types de fichiers : DMP, CSV, DMO, XML, RTF, texte Mitutoyo, Format Excel générique, Quindos, 
Blade (BSF), Fichier temporaire (Tmp), Excel (XLS) ou Rapport de mesures Romer (html). Voir 
« Importation de données statistiques existantes ». 
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Data Importer prend un intervalle défini pour lire les données dans le ou les fichiers surveillés et importe 
ces données dans la base de données définie dans Base de données Destination. 

Vous pouvez accéder à tout moment à la base de données dans Datapage+ pour obtenir les nouvelles 
données en cliquant sur l'icône Rafraîchir. 

Cet outil se trouve dans le répertoire d'installation de Datapage+. Pour l'utiliser, exécutez 
DataImporter.exe, renseignez la boîte de dialogue correspondante, puis cliquez sur le bouton Vérifier 
pour vérifier maintenant le répertoire contrôlé ou bien cliquez sur le bouton OK pour vérifier 
automatiquement ce répertoire à l'aide de l'intervalle de temps dans la zone Vérif auto. Une fois ce 
programme exécuté, une icône orange apparaît dans votre zone de notification : 

 

Pour quitter complètement la boîte de dialogue Importation de données, cliquez avec le bouton droit sur 
l'outil dans le support système et choisissez Sortir. 

Éléments de boîte de dialogue 
Cette boîte de dialogue comporte les deux onglets : 

 Général  
 Divers 

L'onglet Général contient les éléments suivants : 

Moniteur de fichier : Cette zone définit le répertoire à surveiller pour tous les types de fichiers 
sélectionnés. Le répertoire par défaut à surveiller est : 
C:\Program Files\WAI\Datapage+ 2011\ForStatsFiles. 

Vous pouvez indiquer le répertoire à contrôler en utilisant le bouton Parcourir.... 

Vous pouvez surveiller n'importe lequel de ces fichiers de statistiques pris en charge : DMP, CSV, DMO, 
XML, RTF, Texte Mitutoyo, Format Excel générique, Quindos, Blade (BSF), Fichier Tmp, Rapport 
d'inspection Excel et Tube.  

Le bouton Personnaliser... vous permet de personnaliser les paramètres d'importation de ces types de 
fichiers. Il utilise la même interface que l'assistant d'importation de données présenté à la rubrique « 
Importation de données statistiques existantes ». 

L'outil cherche dans le répertoire Chemin d'accès au moniteur, à l'intervalle précisé et s'il détecte de 
nouveaux fichiers, il envoit les données de ces fichiers à la base de données définie dans la zone Base 
de données de destination. 

Mode exécuter : Cette zone définit la façon dont l'application s'exécute, soit comme application ou 
comme service :  

Application Windows : Exécute DataImporter comme application Windows en lançant 
DataImporter.exe. 

Service Windows : Cette option exécute DataImporter en créant un service appelé 
DataImporterService. Dans la boîte de dialogue Services Windows, le Type Démarrage est 
automatique et l'élément Se connecter en tant que est défini à Système local. Si vous utilisez ce 
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mode, dans la boîte de dialogue Réglages Data Importer [importation de données], dans la 
zone Vérification auto, la case Vérifier fichiers toutes les _____ minutes est cochée et 
désactivée et la zone Base de données Destination, la zone toujours utiliser la même base de 
données avec DataPage+ est aussi indisponible. Pour plus de renseignements sur Service 
Windows, consultez « Exécuter DataImporter comme service Windows ». 

Démarrer : Démarre le service.  

Arrêter : Arrête le service.  

Redémarrer : Redémarre le service.  

Vérif auto : Cette zone définit ou non la vérification automatique du répertoire contrôlé à l'aide de 
l'intervalle de temps défini. Fixez l'intervalle de temps comme valeur dans la case modifications et 
choisissez la composante temps (secondes, minutes, heures), dans la liste déroulante. 

Base de données de destination : vous permet de choisir la base de données à laquelle l'outil envoie 
les données dans le fichier statistiques. Elle contient ces options : 

 Toujours utiliser la même base de données avec Datapage+ - Utilisera la même base de 
données que Datapage+ qui est actuellement configuré pour l'utiliser. 

 Spécifier une base de données différente - L'outil va utiliser une base de données différente, 
spécifiée en utilisant le bouton de parcours .... Quand vous cliquez sur ce bouton, la boîte de 
dialogue Propriétés de connexion de la base de données s'ouvre. Pour une description de 
cette boîte de dialogue, consultez « Connexion à une base de données ». 

L'onglet Divers contient les éléments suivants : 
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Écran onglet Divers 

Disposition de fichier : quand un fichier de statistiques est détecté dans le répertoire contrôlé et après 
que les données aient été importées dans la base de données définie, vous pouvez utiliser cette zone 
pour indiquer à l'outil ce qu'il doit faire du fichier. Vous devez utiliser l'un de ces éléments pour que le 
fichier ne soit plus contrôlé une fois qu'il a été traité. Les options disponibles sont : 

 Déplacer vers répertoire - Déplace le fichier de statistiques du répertoire contrôlé au nouveau 
répertoire. 
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 Supprimer - Supprime le fichier de statistiques. 
 Renommer avec extension - Renomme le fichier de statistiques avec une autre extension. 

Événement après-vérification : Cette zone vous permet d'exporter automatiquement des fichiers MDI 
(fichiers XML) à un répertoire spécifié de même que générer et envoyer un rapport et un courrier 
électronique de notification. 

 Exporter fichiers MDI - Si cette case est cochée, Datapage+ exporte les fichiers XML pour les 
fichiers de statistiques les plus récemment gérés. Le répertoire par défaut est : 
C:\Program Files\WAI\Datapage+ 2011\ForExportMDIFiles 

 Parcourir - Change le répertoire d'exportation pour les fichiers MDI exportés. 
 Appel ReportDelivery pour génération de rapport et envoi de courrier électronique - Si 

cette case est cochée, Datapage+ génère un rapport et envoie un courrier électronique 
concernant les fichiers statistiques les plus récemment gérés, à l'aide des réglages définis sous 
le bouton de cette zone Personnaliser. Sert à informer quelqu'un que les données entrantes 
contiennent des mesures hors tolérance et à générer un rapport concernant ces données. 

 Personnaliser - Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Configuration de livraison de rapport. 
Voir « Personnalisation des paramètres de rapport et de courrier électronique », ci-dessous. 

Démarrage lors de la connexion au système : Détermine si cette interface utilisateur d'outil s'affiche ou 
pas quand vous vous connectez au système.  

Afficher cette boîte de dialogue au démarrage : détermine si vous affichez cette interface utilisateur 
d'outil quand vous exécutez le fichier .exe. Si la case est décochée, l'interface utilisateur est masquée 
pendant que l'outil continue à s'exécuter en arrière-plan. Vous pouvez savoir si l'exécution est en cours 
parce qu'une icône apparaît dans le support système . Elle continue à utiliser les paramètres déjà définis. 
Pour accéder aux paramètres d'outil en tout temps, cliquez avec le bouton droit sur l'icône dans le 
support système et choisissez Paramètres. 

Liste des langues - Choisissez une langue dans la liste déroulante si vous voulez changer la langue 
utilisée dans la boîte de dialogue. Elle se réouvrira immédiatement dans la langue choisie. 

Appliquer : Exécute une vérification immédiate du répertoire contrôlé. Vous pouvez aussi la lancer à 
partir de l'icône du support système, en cliquant dessus avec le bouton droit et en choisissant Vérifier. 

OK : Ferme l'outil en le plaçant en mode masqué alors qu'il continue à contrôler le répertoire défini, en 
arrière-plan. Pour fermer l'outil de façon permanente, même depuis le support système, cliquez avec le 
bouton droit sur l'icône et choisissez Sortir. 

Personnalisation de rapports et de paramètres de courriers électroniques 
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Boîte de dialogue Configuration de livraison de rapport 

Cette boîte de dialogue s'ouvre quand vous cliquez sur le bouton Personnaliser dans la zone 
événement après vérification. La fonction est identique à l'outil de livraison de rapport. 

Il contient les zones suivantes : 

Moteur de messagerie : 

Serveur SMTP : définit le serveur de messagerie à utiliser pour envoyer le courrier électronique. 

Port : définit le port du serveur à utiliser pour les messages sortant. 



Outils statistiques et de génération de rapports 

503 

Adresse électronique : il s'agit de l'adresse électronique qui apparaît dans la zone De du courrier 
électronique généré. 

Mot de passe : définit le mot de passe pour accéder au serveur SMTP. 

Requiert une connexion utilisant une authentification de mot de passe sécurisée (SPA) : 
cochez cette case si votre serveur SMTP utilise le protocole SPA. 

Sélectionner une pièce : Vous pouvez faire un choix dans la liste de pièces stockées dans la base de 
données Datapage+. La sélection d'une pièce montre tous les rapports WebReporter utilisés par cette 
pièce dans les listes Rapports existants et Rapports sélectionnés. Elle active aussi la case et le 
bouton Notification spécifiée. 

Notification spécifiée : Cette case à cocher détermine si un courrier électronique est automatiquement 
généré et envoyé chaque fois que des rapports liés à la pièce sélectionnée sont modifiés par Datapage+. 
Vous pouvez la cocher pour plusieurs pièces. Toute pièce sélectionnée avec une case cochée envoie 
automatiquement le rapport par courrier électronique chaque fois que cet outil détecte un changement 
dans le rapport Internet. Cliquez sur le bouton Notification spécifiée pour ouvrir la boîte de dialogue 
Destinataire pour cette case à cocher. Même si cette boîte de dialogue est identique à celle présentée 
dans la section Notification générale ci-dessous, elle contient des informations différentes. 

Rapports existants : Cette liste contient tous les rapports pour la pièce sélectionnée dans la base de 
données. Si rien n'est sélectionné dans Sélectionner une pièce, elle contient tous les rapports pour 
l'ensemble des pièces dans la base de données. 

Rapports sélectionnées : cette liste montre les rapports choisis comme modèles pour générer des 
rapports automatiques à l'aide des données entrantes. Si des rapports sont répertoriés, ils génèrent le ou 
les rapports à partir des données entrantes. Les rapports générés sont enregistrés dans le dossier défini 
dans la zone Répertoire et envoyés par courrier électronique aux adresses indiquées dans la boîte de 
dialogue Destinataire. 

Répertoire : indique le répertoire dans lequel les rapports générés sont enregistrés. Le répertoire par 
défaut est : 
C:\Users\<utilisateur>\AppData\Roaming\DataPage+\Reports, où <utilisateur> correspond à votre nom 
d'utilisateur Window. 

Enregistrer sous type : définit le type de format de rapport à utiliser pour les rapports générés. Les 
options disponibles sont les suivantes : 

• PDF 
• XPS 
• Visualisation de rapport 
• Excel - Si vous sélectionnez cette option, une zone supplémentaire Rapport Excel apparaît afin 

que vous puissiez définir le type exact de rapport à exporter comme fichier XLS. 
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Ce sont les mêmes éléments qui existent dans la liste Enregistrer sous de la boîte de 
dialogue Sortie Excel. Voir « À Excel ». 

Pour les fichiers PDF, un utilitaire tiers appelé PDFCreator doit être installé sur votre ordinateur. Si 
nécessaire, vous pouvez l'installer en exécutant l'installation de PDFCreator située dans le sous-
répertoire PDFCreator de votre progiciel d'installation DataPage+. 

Notification générale - Si cette case est cochée, elle envoie une notification par courrier électronique en 
utilisant les réglages dans la boîte de dialogue Destinataire pour tous les rapports dans la liste Rapports 
sélectionnés. La boîte de dialogue Destinataire est accessible en cliquant sur le bouton Parcourir 

à côté de cette case à cocher : 

 
Boîte de dialogue Destinataire 

À : définit l'adresse électronique du principal destinataire. 

cc : définit l'adresse de courrier électronique d'un autre destinataire pour en recevoir une copie. 

Objet : définit le texte apparaissant dans la zone d'objet du courrier électronique. 

Joindre fichier de rapport : si vous cochez cette case, tous les rapports générés seront joints au 
courrier électronique. 

En-tête : définit le texte initial du courrier électronique généré apparaissant avant toute autre 
information indiquée. 
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Liste des langues - Choisissez une langue dans la liste déroulante si vous voulez changer la langue 
utilisée dans la boîte de dialogue. Elle se réouvrira immédiatement dans la langue choisie. 

Instances multiples 
Vous pouvez exécuter plusieurs instances de DataImporter. La raison principale de faire ainsi sur un PC 
est d'importer des données dans des bases de données différentes en une fois.  

Chaque fois que vous lancez une instance supplémentaire de DataImporter, un message vous demande 
si vous voulez lancer la nouvelle instance. Si vous cliquez sur Oui, l'instance supplémentaire est lancée 
avec ces différences : 

• Le numéro de l'instance apparaît dans la barre de titre et dans tous les contacts d'outils de cette 
instance : 

 
• Un bouton Copier de apparaît dans la zone Moniteur de fichier. Ce bouton copie les 

paramètres de la boîte de dialogue de la première instance de DataImporter dans l'instance 
actuelle. 

Par exemple, si l'on utilise l'image exemple ci-dessous, vous pourriez avoir la première instance qui 
contrôle un dossier ForStatsFiles (A) et après avoir importé des données à la base de données 1, elle 
déplace alors les fichiers traités dans le dossier TemporaryFiles (B). La deuxième instance pourrait être 
définie pour contrôler le fichier TemporaryFiles (C), et après avoir importé des données dans la base de 
données 2, elle déplace les fichiers traités dans le dossier ForHandlerFiles (D). 
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Importation de données pour la base de 
données 1 

Instance d'importation de données pour la 
base de données 2 
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Utilisation de l'outil de livraison de rapport 
Datapage+ fournit un outil de livraison de rapport qui vous permet d'envoyer des rapports à un répertoire 
indiqué ou dans un courrier électronique. Le principe est le même que la fonctionnalité de génération et 
d'envoi d'e-mail dans l'outil d'importation de données. 

Cet outil se trouve dans le répertoire d'installation de Datapage+. Pour l'utiliser, il suffit d'exécuter 
ReportDelivery.exe, de renseigner la boîte de dialogue Configuration de livraison de rapport et de 
cliquer sur OK. Une fois ce programme exécuté, une icône orange apparaît dans votre zone de 
notification. 

 

Pour générer un rapport ou une notification par courrier électronique en fonction de vos réglages, dans la 
boîte de dialogue Configuration de livraison de rapport, cliquez avec le bouton droit dans la zone de 
notification et choisissez l'option Générer. 

Pour sortir complètement de l'outil de livraison de rapport, cliquez avec le bouton droit sur l'outil dans la 
zone de notification et choisissez Sortir. 

Éléments de boîte de dialogue 
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Boîte de dialogue Configuration de livraison de rapport 

Cette boîte de dialogue est essentiellement identique à la boîte de dialogue Configuration de rapports 
et de courriers électroniques, présentée dans le sous-titre « Personnalisation de paramètres de 
rapports et de courriers électroniques », dans la rubrique « Utilisation de DataImporter.exe ». Consultez 
cette rubrique pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue. 

Remarquez qu'il y a cette différence avec l'outil de livraison de rapport. La zone Répertoire contient un 
autre chemin d'accès. Par défaut, les rapports sont envoyés à ce dossier : 
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\DataPage+\Reports depuis ReportDelivery où <user> correspond à 
votre nom d'utilisateur de la fenêtre. 
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Exécution de la livraison de rapport en tant que tâche planifiée 
Après avoir configuré la boîte de dialogue Configuration de livraison de rapport, vous pouvez 
automatiquement lancer l'outil de façon planifiée en l'attribuant à la fonctionnalité de tâches planifiées de 
votre ordinateur. 

1. Ouvrez le planificateur de tâches en sélectionnant Démarrer | Panneau de configuration | 
Outils Outils d'administration | Planificateur de tâches. 

2. Dans le panneau Actions sur la droite, cliquez sur Créer une tâche de base. Un assistant vous 
aide à créer la macro qui lancera l'outil Livraison de rapport. 

3. Dans l'écran Créer une tâche de base, entrez le nom de la tâche et une description. Cliquez sur 
Suivant. 

4. Dans l'écran Déclencheur de tâche, définissez le déclencheur qui lance la tâche. Il s'agit 
normalement d'une heure récurrente que vous fixez. Cliquez sur Suivant. 

• Un second écran pour le déclencheur peut apparaître à ce stade pour fournir des 
informations plus détaillées. Par exemple, si vous avez sélectionné quotidien comme 
déclencheur, une zone de temps apparaît et vous permet de définir à quel moment, une 
fois par jour, la tâche sera exécutée. 

• Cliquez sur Suivant pour obtenir l'écran Action. 
5. Dans l'écran Action, choisissez Démarrer un programme comme action. Cliquez sur Suivant. 
6. Dans l'écran Démarrer un programme, cliquez sur le bouton Parcourir et choisissez le fichier 

de traitement par lots ReportDelivery.bat dans le répertoire d'installation de PC-DMIS, puis 
cliquez sur Ouvrir. 
 
Servez-vous de ce fichier de traitement par lots pour que l'outil de livraison de rapport se ferme 
une fois le travail requis effectué. 
 
Le chemin d'accès apparaît dans la zone Programme/script. Cliquez sur Suivant. 

7. Dans l'écran Résumé, vérifiez que l'outil de livraison de rapport se lance au moment choisi. 
Ouvrez la boîte de dialogue de propriétés pour cette tâche. Cliquez sur Terminer. 

8. La boîte de dialogue Propriétés pour la tâche créée s'ouvre. Vous pouvez ainsi configurer la 
tâche planifiée en détail, modifier les options de sécurité, les déclencheurs, les actions, les 
conditions et d'autres réglages. Utilisez le fichier d'aide fourni avec votre système d'exploitation si 
vous avez besoin d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité. 

9. Cliquez sur chacun des onglets en haut de la boîte de dialogue et modifiez les propriétés 
souhaitées. 

10. Une fois terminé, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue de propriétés. 

Quand l'événement de déclenchement se produit, le planificateur de tâches de votre ordinateur lance 
automatiquement l'outil de livraison de rapport dans votre zone de notification. 
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Formules mathématiques, 
calculs et tableaux 
employés 
Ce chapitre couvre les rubriques suivantes : 

• Estimations d'écart type basées sur les diagrammes de contrôle 
• Limites de contrôle 
• Calcul de la capacité en fonction des paramètres de distribution normale 
• Indices de capacité : tableau de calculs 
• Tableau des constantes 
• Statistiques de distribution 
• Tableau des valeurs d*2 
• Calculs de la limite de confiance pour les composants de variation 

Concernant les formules mathématiques, les calculs et les tableaux dans le manuel imprimé 

Remarque : Les calculs affichés dans cette documentation ne s'affichent pas correctement dans la sortie 
imprimable parce qu'ils sont générés au moment de l'affichage par votre navigateur Internet. Consultez 
votre fichier d'aide pour voir les calculs. 

Estimation d'écart type basées sur les diagrammes de 
contrôle 
Les calculs suivants de l'écart type estimé servent à calculer les indices de capacités pour les 
diagrammes de contrôle : 

Sigma basé sur la plage : 

 

où  est la plage de sous-groupe moyenne du diagramme XBar & R ou X Tilde & R et  est la 
constante SPC standard dépendant de la taille du sous-groupe. 

Sigma basé sur l'écart type du sous-groupe : 

 

où  est l'écart type de sous-groupe moyen du diagramme XBar & S Chart et  est la constante SPC 
standard dépendant de la taille du sous-groupe. 



DataPage+ 2013 French Manual 

512 

Sigma basé sur la plage en paires : 

 

où  est la plage de sous-groupe moyenne du diagramme RX et  est la constante SPC standard 
utilisant la taille de sous-groupe 2. 

Sigma basé sur la plage de déplacement : 

 

où  est la plage de sous-groupe moyenne du diagramme XMR(2) et  est la constante SPC 
standard utilisant la taille de sous-groupe 2. 

 

où  est la plage de sous-groupe moyenne du diagramme XMR(3) et  est la constante SPC 
standard utilisant la taille de sous-groupe 3. 

Voir aussi : 
Indices de capacité : tableau de calculs 

  

Limites de contrôle 
Limites de contrôle dépendant de la machine 
Les limites de contrôle dépendent désormais de la machine. Ce n'était pas le cas dans la version 
antérieure de DataPage et vous ne pouviez avoir qu'un seul ensemble de limites de contrôle pour une 
variable. Par exemple, Feat0.X aurait ressemblé à ce qui suit : 

LCL: -0.004 
UCL: +0.004 

Imaginez que vous avez la dernière version de DataPage+ et 10 machines CNC intégrées au processus 
de fabrication. Comme les limites de contrôle dépendent désormais de la machine, avec un ensemble de 
limite par machine, vos limites peuvent ressembler à ce qui suit : 

SET0 for CNC0: -0.0035, 0.0004 
SET1 for CNC1: -0.0035, 0.0004 
SET2 for CNC2: -0.0038, 0.0041 
... 
SET9 for CNC9: -0.004, 0.0039 

Pour une compatibilité avec des versions existantes de DataPage et antérieures de DataPage+, un 
ensemble est défini si des limites de contrôle ne sont pas affectées à une machine (CNC=null).  

SET10 for CNC=null: -0.004, 0.0004 
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Priorité des limites de contrôle dépendant et indépendantes de la machine 
Même si une limite de contrôle CNC de valeur null est toujours valide, elle n'a pas une priorité inférieure 
aux autres ensembles spécifiques à la machine. DataPage+ tente toujours d'utiliser d'abord des limites 
de contrôle spécifiques à la machine.  

Par exemple, si vous avez CNC6 et voulez trouver les limites de contrôle pour Feat0.X, le logiciel 
recherche d'abord un ensemble de limites de contrôle associées à cette machine (SET6). S'il ne trouve 
aucun ensemble associé, il recherche un ensemble de limites de contrôle associé à une machine CNC 
de valeur numm et s'en sert à la place (SET10). S'il ne trouve aucune limite de contrôle, DataPage+ se 
charge de les calculer.  

Calculs des limites de contrôle 
Pour une explication des calculs des limites de contrôle pour les diagrammes suivants, voir les rubriques 
ci-dessous : 

 Calculs des limites de contrôle pour les diagrammes d'exécution 
 Limites de contrôle pour les diagrammes individuels 
 Limites de contrôle pour les diagrammes XBAR & R 
 Limites de contrôle pour les diagrammes XBAR & S 
 Limites de contrôle pour les diagrammes X Tilde & R 

Calculs des limites de contrôle pour les diagrammes 
d'exécution 
Les calculs des limites de contrôle pour les diagrammes d'exécution changent selon les sélections par 
défaut pour le diagramme de traitement. En fonction du diagramme sélectionné parmi les suivants 
comme diagramme individuel par défaut, les limites de contrôle sont calculées à l'aide de l'une des 
formules ci-dessous : 

Diagramme XMR(2) Diagramme XMR(3) Diagramme RX 
   

   

  

 

Limites de contrôle pour des diagrammes individuels et de 
plages variables 
Les limites de contrôle pour tous les diagrammes individuels (diagrammes XMR(2), XMR(3) et RX 
Charts) sont calculées à l'aide des formules ci-dessous : 

Diagramme XMR(2) Diagramme XMR(3) Diagramme RX 
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Pour tous les diagrammes individuels, l'écart type du processus est : 

Ou  

  

Limites de contrôle pour les diagrammes XBAR & R 
Les limites de contrôle pour les diagrammes XBar & R sont calculées comme suit : 

1. La moyenne des sous-groupes et la plage de chaque sous-groupe sont calculées à l'aide des 
équations ci-dessous, où n est la taille du sous-groupe : 
 

 
 

 
2. La plage moyenne et la moyenne de processus (la moyenne de processus est la moyenne de 

toutes les moyennes de sous-groupe) sont calculées à l'aide des équations ci-dessous, où k est 
le nombre total de sous-groupes : 
 

 
 

 
3. Les limites de contrôle sont calculées à partir de constantes : 

 

 
 

 
 

 
 

 

Remarque : les valeurs des constantes varient selon la taille du sous-groupe. Voir le tableau des 
constantes pour en connaître les valeurs. 
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4. L'écart type de processus est alors : 
 

 

  

Limites de contrôle pour les diagrammes XBAR & S 
Les limites de contrôle pour les diagrammes XBar & S sont calculées comme suit : 

1. La moyenne des sous-groupes et la plage de chaque sous-groupe sont calculées à l'aide des 
équations ci-dessous, où n est la taille du sous-groupe : 
 

 
 

 
2. La plage moyenne et la moyenne de processus (la moyenne de processus est la moyenne de 

toutes les moyennes de sous-groupe) sont calculées à l'aide des équations ci-dessous, où k est 
le nombre total de sous-groupes : 
 

 
 

 
3. L'écart type de chaque sous-groupe est calculé à l'aide de la formule suivante, où n est la taille 

du sous -groupe : 
 

 
4. L'écart type de moyenne est calculé : 

 

 
5. Les limites de contrôle sont calculées à partir de constantes :  
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Remarque : les valeurs des constantes varient selon la taille du sous-groupe. Voir le tableau des 
constantes pour en connaître les valeurs. 

6. L'écart type de processus est alors : 
 

 

Limites de contrôle pour les diagrammes X Tilde & R 
Les limites de contrôle pour les diagrammes XBar & R sont calculées comme suit : 

1. La moyenne des sous-groupes et la plage de chaque sous-groupe sont calculées à l'aide des 
équations ci-dessous, où n est la taille du sous-groupe : 
 

 
 

 
2. La plage moyenne et la moyenne de processus (la moyenne de processus est la moyenne de 

toutes les moyennes de sous-groupe) sont calculées à l'aide des équations ci-dessous, où k est 
le nombre total de sous-groupes : 
 

 
 

 
3. Pour calculer les limites de contrôle, la moyenne des médianes de sous-groupe et la moyenne 

des plages de sous-groupe sont calculées. Ensuite, les limites de contrôle sont calculées à l'aide 
de constantes selon la taille du sous-groupe (voir le tableau de constantes) : 
 

 

 

 

 

Remarque : les valeurs des constantes varient selon la taille du sous-groupe. Voir le tableau des 
constantes pour en connaître les valeurs. 



Formules mathématiques, calculs et tableaux employés 

517 

4. L'écart type de processus est alors : 
 

 

  

Indices de capacité 
Ces rubriques couvrent les indices de capacité : 

 Indices de capacité : tableau de calculs 
 Calcul de la capacité en fonction des paramètres de distribution normale 
 Estimations d'écart type basées sur les diagrammes de contrôle 
 Calcul des indices de capacité 
 Ecart type exemple 
 Calcul des indices de capacité 
 Constantes de l'écart type estimé du diagramme de contrôle 

  

Indices de capacité : tableau de calculs 
Les calculs des indices de capacité varient en fonction du diagramme de contrôle sélectionné et de la 
taille du sous-groupe : 

Si la taille du sous-groupe est supérieure à 1 : 
  XBar & R X Tilde & R XBar & S 

 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 * * * 

* S'il n'existe pas de tolérance inférieure,  

Si la taille du sous-groupe est 1 : 
  RX XMR(2) XMR(3) 
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 * * * 

* S'il n'existe pas de tolérance inférieure, . 

Voir aussi : 
Calcul de la capacité en fonction des paramètres de distribution normale 
Estimations d'écart type basées sur les diagrammes de contrôle 

Calcul de la capacité en fonction des paramètres de 
distribution normal 
Si X1, X2, . . . Xn est un ensemble de valeurs de mesure, les paramètres de distribution normale sont 
calculés à l'aide des formules suivantes : 

Moyenne : 

 

Sigma : 
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[S'il n'existe pas de tolérance inférieure, ] 

Estimation d'écart type basées sur les diagrammes de 
contrôle 
Les calculs suivants de l'écart type estimé servent à calculer les indices de capacités pour les 
diagrammes de contrôle : 

Sigma basé sur la plage : 

 

où  est la plage de sous-groupe moyenne du diagramme XBar & R ou X Tilde & R et  est la 
constante SPC standard dépendant de la taille du sous-groupe. 

Sigma basé sur l'écart type du sous-groupe : 

 

où  est l'écart type de sous-groupe moyen du diagramme XBar & S Chart et  est la constante SPC 
standard dépendant de la taille du sous-groupe. 

Sigma basé sur la plage en paires : 

 

où  est la plage de sous-groupe moyenne du diagramme RX et  est la constante SPC standard 
utilisant la taille de sous-groupe 2. 

Sigma basé sur la plage de déplacement : 

 

où  est la plage de sous-groupe moyenne du diagramme XMR(2) et  est la constante SPC 
standard utilisant la taille de sous-groupe 2. 

 

où  est la plage de sous-groupe moyenne du diagramme XMR(3) et  est la constante SPC 
standard utilisant la taille de sous-groupe 3. 

Voir aussi : 
Indices de capacité : tableau de calculs 
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Calcul des indices de capacité 
Tous les calculs des indices de capacité reposent sur des estimations de l'écart type du processus. Il 
existe plusieurs formules pouvant être appliquées aux données dans le but d'estimer l'écart type. Les 
estimations du diagramme de contrôle se basent sur la variation à l'intérieur du sous-groupe et 
dépendent de l'ordre de mesure. L'écart type exemple est uniquement basé sur la distribution des 
données. Cette estimations n'est pas affectée par la séquence de mesure. 

 Ecart type exemple 
 Estimations d'écart type basées sur les diagrammes de contrôle 
 Calcul des indices de capacité 
 Constantes de l'écart type estimé du diagramme de contrôle 

Ecart type exemple 

Dans ces calculs, N représente le nombre de mesures et , , …, les valeurs mesurées. 

La première étape consiste à calculer la moyenne ( ) de toutes les mesures. 

 

L'écart type exemple ( ) est calculé comme suit : 

 

  

Estimation d'écart type basées sur les diagrammes de 
contrôle 
Les estimations du diagramme de contrôle de l'écart type dépendent du diagramme de contrôle utilisé et 
de la taille du sous-groupe. Dans chaque cas, l'écart type estimé est calculé comme la variation de 
moyenne de sous-groupe, divisée par une constante en fonction de la taille du sous-groupe. Le tableau 
suivant contient les calculs de l'écart type estimé dans le diagramme de contrôle. 

Type de 
diagramme 

Symbole Sous 
taille 

Formule Commentaires 

XMR(2) 
 

2 

 

est la 
plage flexible 
moyenne. 
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XMR(3) 
 

3 

 

est la 
plage flexible 
moyenne. 

RX 
 

2 

 

est la 
plage de paire 
moyenne. 

XBar&R 
 

M 

 

est la plage 
de sous-groupe 
moyenne. La 
taille de sous-
groupe est m. 

XBar&S 
 

M 

 

est l'écart 
type de sous-
groupe moyen. 
La taille de 
sous-groupe 
est m. 

XTilde&R 
 

M 

 

est la 
plage de sous-
groupe 
moyenne. La 
taille de sous-
groupe est m. 

 

Calcul des indices de capacité 
DataPage+ peut calculer quatre indices de capacité différents en fonction des estimation de l'écart 
standard de processus. 

Les indices de capacité reposant sur les estimations de diagramme de contrôle sont Cp, Cpk, Cr et 
PC%. 

Les indices de capacité reposant sur l'écart type exemple sont Pp, Ppk, Pr et PP%. 

Chaque calcul dépend d'une estimation de l'écart type et des limites de spécification inférieures et 
supérieure (LSL et USL). 

Ci-après tous les calculs. 

Index Calcul S'applique 
à 

Commentaires 

Pp 

 

Tous les 
cas 

Remarques 1 
et 2 

Ppk 

 

Tous les 
cas 

Remarques 1 
et 3 
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Pr 

 

Tous les 
cas 

Remarques 1 
et 2 

PP% 

 

Tous les 
cas 

Remarques 1 
et 2 

Cp 

 

 

 

 

 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
XMR(2) 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
XMR(3) 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
RX 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
XBar&R 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
XBar&S 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
Xtilde&R 

Remarques 2 
et 4 

Cpk 

 

 

 

 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
XMR(2) 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
XMR(3) 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
RX 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 

Remarques 3 
et 4 
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XBar&R 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
XBar&S 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
Xtilde&R 

Cr 

 

 

 

 

 

 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
XMR(2) 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
XMR(3) 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
RX 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
XBar&R 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
XBar&S 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
Xtilde&R 

Remarques 2 
et 4 

PC% 

 

 

 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
XMR(2) 

Sous-taille 
1, 
diagramme 
XMR(3) 

Sous-taille 
1, 
diagramme 

Remarques 2 
et 4 
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RX 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
XBar&R 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
XBar&S 

Sous-taille 
> 1, 
diagramme 
Xtilde&R 

Remarques : 

1. Les indices de capacité calculés à l'aide de l'exemple d'écart standard  sont Pp, Ppk, Pr 
et PP%. Les différents calculs sont effectués quand une distribution non normale est utilisée pour 
modéliser les données.  

2. Les indices Pp, Pr, PP%, Cp, Cr et PC% sont des fonctions de la zone de tolérance totale 

. La valeur de ces indices peut être remise en cause quand elle est appliquée à 
un processus sous unilatéralement à une tolérance, comme une dimension de localisation, 
planéité, etc. Dans ces cas, il n'existe pas une véritable zone de tolérance car 0,0 est une limite 
mathématique et non une limite de spécification. Il peut être utile d'employer des distributions non 
normales dans des situations soumises unilatéralement à des tolérances. 

3. Les indices Ppk et Cpk sont calculés à l'aide de la limite de spécification la plus proche de la 
moyenne. Pour des processus soumis unilatéralement à une tolérance, les calculs sont 
uniquement appliqués à la tolérance réelle. Par exemple, dans le cas d'une dimension de 

localisation ou d'une planéité, Cpk et Ppk sont calculés comme . Si 
cette modification n'a pas lieu, les calculs de Cpk et Ppk indiquent que le processus est moins 
capable alors qu'il se rapproche en fait de la cible de zéro. Ceci entraîne la conditon 
apparemment impossible d'une valeur Cpk (ou Ppk) supérieure à Cp (ou Pp). Le problème n'est 
pas le calcul de Cpk et Ppk, mais la non validité de Cp et Pp. 

4. Les indices de capacité calculés à l'aide des estimations du diagramme de contrôle , 

, , ,  et  sont Cp, Cpk, Cr et PC%. 
5. Cela prête souvent à confusion d'utiliser l'écart type exemple dans les calculs de capacité et de 

vérifier les calculs de Cp, Cpk, Crk et PC%, alors que ces valeurs servent en fait à calculer Pp, 
Ppk, Pr et PP%. 

Constantes de l'écart type estimé du diagramme de contrôle 

Taille du 
sous-

groupe 

d2 c4 

2 1,28 0,798 
3 1,693 0,886 
4 2,059 0,921 
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5 2,326 0,94 
6 2,534 0,952 
7 2,704 0,959 
8 2,847 0,965 
9 2,97 0,969 

10 3,078 0,973 
11 3,173 0,975 
12 3,258 0,978 
13 3,336 0,979 
14 3,407 0,981 
15 3,472 0,982 
16 3,532 0,984 
17 3,588 0,985 
18 3,64 0,986 
19 3,689 0,987 
20 3,735 0,988 
21 3,778 0,988 
22 3,819 0,988 
23 3,858 0,989 
24 3,895 0,989 
25 3,931 0,99 

  

  

Tableau des constantes 
Ces constantes sont utilisées pour calculer toute déviation standard pour la limite de contrôle et des 
calculs de capacité. La taille du sous-groupe détermine la valeur de la constante. 

Taille 
du 
sous-
groupe 

A2 AT2 A3 B4 d2 d4 c4 E2 

2 1,88 1,88 2,659 3,267 1,128 3,267 0,798 2,66 
3 1,023 1,187 1,954 2,568 1,693 2,574 0,886 1,772 
4 0,729 0,796 1,628 2,266 2,059 2,282 0,921 1,457 
5 0,577 0,691 1,427 2,089 2,326 2,114 0,94 1,29 
6 0,483 0,548 1,287 1,97 2,534 2,004 0,952 1,184 
7 0,419 0,508 1,182 1,882 2,704 1,924 0,959 1,109 
8 0,373 0,433 1,099 1,815 2,847 1,864 0,965 1,054 
9 0,337 0,412 1,032 1,761 2,97 1,816 0,969 1,010 
10 0,308 0,362 0,975 1,716 3,078 1,777 0,973 0,975 
11 0,285 0,35 0,927 1,679 3,173 1,774 0,975 -------- 
12 0,266 0,32 0,886 1,646 3,258 1,717 0,978 -------- 
13 0,249 -------- 0,85 1,618 3,336 1,693 0,979 -------- 
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14 0,235 -------- 0,817 1,594 3,407 1,672 0,981 -------- 
15 0,223 -------- 0,789 1,572 3,472 1,653 0,982 -------- 
16 0,212 -------- 0,763 1,552 3,532 1,637 0,984 -------- 
17 0,203 -------- 0,739 1,534 3,588 1,622 0,985 -------- 
18 0,194 -------- 0,718 1,518 3,64 1,608 0,985 -------- 
19 0,187 -------- 0,698 1,503 3,689 1,597 0,986 -------- 
20 0,18 -------- 0,68 1,49 3,735 1,585 0,987 -------- 
21 0,173 -------- 0,663 1,477 3,778 1,575 0,988 -------- 
22 0,167 -------- 0,647 1,466 3,819 1,566 0,988 -------- 
23 0,162 -------- 0,633 1,455 3,858 1,557 0,989 -------- 
24 0,157 -------- 0,619 1,445 3,895 1,548 0,989 -------- 
25 0,153 -------- 0,606 1,435 3,931 1,541 0,99 -------- 

  

Statistiques de distribution 
Valeurs appartenant à la distribution d'un échantillon. Ces statistiques figurent dans le diagramme de 
processus et incluent S, 3S, High, Low, USL, LSL, Inclinaison et Kurtosis, ainsi que la moyenne du 
diagramme de sous-groupe en cours et celle du diagramme individuel en cours : 

Moyennes dans le diagramme de sous-groupe : 

Diagrammes XBar & R :  et  

Diagrammes XBar & S :  et  

Diagrammes X Tilde & R :  et  

Moyennes dans le diagramme individuel : 

Diagrammes XMR :  et  

Diagrammes RX :  et  

Tableau des valeurs d*2 
Les valeurs d*2 suivantes sont employées dans les calculs pour les rapports GR&R Reports. Elles 
dépendent du nombre d'échantillons (g) et de la taille de ces derniers (m). 
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Calculs de la limite de confiance pour les composants 
de variation 
Les calculs suivants des limites de confiance sont utilisés pour les rapports GR&R basés sur les types de 
test GR&R et ANOVA. 

Calculs de la limite de confiance ANOVA 
DataPage+ utilise le modèle non additif quand l'interaction entre des pièces et des opérateurs est 
importante ; sinon, il utilise le modèle additif. 

Modèle non additif 
Ce modèle est utilisé quand l'interaction entre les pièces et les opérateurs EST IMPORTANTE. 

Composant de 
variation 

Limite de confiance Degrés de liberté 

 (répétition) 
 

 

 (interaction) 

 

 

 (pièce à 
pièce) 

 

 

 
(R&R) 
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, , , and  sont des notations pour les composants principaux de variation. 

Modèle additif 
Ce modèle est utilisé quand l'interaction entre les pièces et les opérateurs N'EST PAS IMPORTANTE. 

Composant de 
variation 

Limite de confiance Degrés de liberté 

 (répétition) 

 

 

 (reproduction) 

 

 

 (pièce à pièce) 

 

 

 (R&R) 

 

 

  

Degrés de liberté : les degrés de liberté pour le type de test ANOVA se basent sur : 

Opérateur  

Pièces  

Pièces Opér X  

Gabarit (Erreur)  

où n est le nombre de pièces mesurées, r le nombre de fois que la pièce a été mesurée et k le nombre 
d'opérateurs 

Pour le type de test ANOVA, les degrés de liberté pour les erreurs associées aux composants de 
variation changent selon si le modèle additif ou non additif est utilisé (si l'interaction entre les pièces et les 
opérateurs est importante ou non). Voir les tableaux ci-dessous pour connaître les calculs utilisés dans 
chaque modèle. 

Calculs de la limite de confiance GR&R 

  Limite inférieure Limite supérieure 
Répétabilité (EV) 

  

Reproducibilité 
(AV)   
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Jauge GR&R 
  

   
Degrés de liberté : pour les rapports utilisant le type de test GR&R, les degrés de liberté (n) reposent sur 
le nombre d'échantillons (g) et la taille de ces échantillons (m). Voir le tableau des valeurs d*2 & les 
degrés de liberté pour des valeurs spécifiques. 
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Résolution d'incidents 
Ce diagramme présente des possibilités de solutions aux incidents rencontrés lors de l'utilisation du 
logiciel : 

 

Incident Solution 

Échec : pas assez 
d'informations 
sélectionnées 

Cela signifie que vous n'avez pas assez de transactions nécessitant 
l'affichage du diagramme concerné ou que le nombre de transactions 
nécessaire est trop élevé. 

Essayez d'ajouter des transactions supplémentaires et, si cela ne 
fonctionne pas, essayez d'ajuster les réglages des paramètres de sous-
groupes dans la boîte de dialogue Spécifications de calculs. Voir 
« Modification des calculs SPC ». 

L'application se 
bloque ou se ferme. 

Si Datapage+ se bloque ou se ferme, il génère un rapport de panne que 
vous pouvez envoyer pour consultation. Ce rapport se compose d'une 
capture d'écran au moment de la panne, d'un fichier journal et des 
informations de registre du logiciel. Communiquez ces informations pour 
obtenir de l'aide et résoudre ces problèmes. 

Tracés cibles   

Format non valide 
pour plan de 
référence 

L'entrée de la case Plan de référence (accessible par l'option de menu 
Options de diagramme | Affichage diagramme | Tracé cible) n'est pas 
correct. Vérifiez que vous avez tapé les bonnes lettres pour le plan de 
référence, telles que XY. Voir « Affichage diagramme - Tracé cible ». 

Données non valides Les éléments sélectionnés n'ont pas de variables dans le plan spécifié ou 
les variables manquent de données. 

Tolérances non 
définies pour le plan 
sélectionné et le type 
de tolérance 

Les tolérances ne sont pas définies dans les rapports de variables et les 
tolérances par défaut n'ont pas été fixées. Entrez les tolérances par défaut 
ou les tolérances supérieure et inférieure dans les enregistrements de 
variables dans l'onglet Éditeur de données. 

Le rapport de 
tolérance doit être 
égal pour tous les 
éléments 

Pour les tracés cibles de groupe, chaque variable peut avoir des tolérances 
différentes, mais le rapport des tolérances X à Y doit être identique pour 
tous les éléments, si vous utilisez la tolérance elliptique ou rectangulaire. Si 
le rapport est inégal, le système ne peut pas créer le tracé cible. Pour créer 
le tracé, changez les tolérances de variables afin qu'elles soient égales ou 
que leurs rapports soient égaux, ou bien utilisez la Tolérance de 
localisation. 
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Rubriques diverses 
Utilisation de la boîte de dialogue Choix de police 
La boîte de dialogue Choix de police apparaît quand vous cliquez sur un bouton ou une propriété qui 
modifie une police d'élément. 

 
Boîte de dialogue Choix de police 

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Choix de police pour modifier la police, son style, son poids, sa 
taille, ses effets aussi bien que changer sa couleur. Tout texte associé est alors modifié pour utiliser les 
propriétés de police sélectionnées. 

Utilisation de la boîte de dialogue Sélection des 
couleurs 
La boîte de dialogue Sélection des couleurs apparaît quand vous cliquez sur un bouton qui vous 
permet de modifier la couleur d'une propriété d'objet ou d'un autre élément du logiciel. Dans certains cas, 
elle est intégrée à une boîte de dialogue plus grande.  
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Sélection d'une nouvelle couleur 
La boîte de dialogue Couleur de dimensio indique plusieurs façons de définir la couleur pour la 
tolérance en cours de sélection. La façon la plus facile de le faire consiste à cliquer sur la nuance désirée 
dans la grille des couleurs disponibles. 

Pour avoir une couleur ou une teinte non disponible dans la grille, placez votre curseur sur la grille et 

cliquez sur le bouton d'inversement  quand il apparaît dans le coin supérieur droit de la boîte de 
dialogue.  

 

La grille se retourne pour afficher un sélecteur de couleur et un curseur de couleur. Vous pouvez 
utiliser le sélecteur de couleur après avoir déplacé le curseur de couleur pour obtenir la couleur de 
base. D'autres cases vous permettent de choisir numériquement une couleur exacte parmi de 
nombreuses combinaisons. 

Le graphique suivant décrit ces zones de la boîte de dialogue : 
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1. Sélecteur de couleurs. Cette zone affiche toutes les gradations ou nuances du noir au blanc 
dans la couleur de base sélectionnée. Pour choisir votre couleur, cliquez sur la nuance que vous 
voulez dans le Sélecteur de couleurs. Elle apparaît dans la case Couleur sélectionnée. 

2. Curseur de couleurs. Choisit une couleur de base. 
3. Couleur sélectionnée. Cette zone affiche la couleur actuellement sélectionnée qui va être 

utilisée. Elle contient aussi un champ en lecture seule affichant les valeurs RVB sous forme de 
nombre hexadécimal avec le préfixe # pour définir la couleur. 0 à 255 se traduit pas 00 à FF en 
héxadécimal. 

4. sCases RVB. Ces cases (R)ouges, (V)ertes, (B)leues vous permettent de mélanger une couleur 
en entrant l'intensité de couleur R, V, B en utilisant des nombres entre 0 et 255 pour chaque 
case. (A)lpha contrôle la transparence des pixels quand les éléments utilisant cette couleur sont 
superposés à d'autres couleurs : 0 est complètement invisible. 255 est complètement opaque. 

Taille du sous-groupe 
Le nombre de points de données consécutifs formant un sous-groupe. La taille du sous-groupe est fixée 
pour des rapports statistiques, des diagrammes d'exécution, des diagrammes Bar & Whisker et des 
diagrammes de traitement, en cliquant sur le bouton Paramètres de sous-groupe, accessible avec 
l'option de menu Calculs SPC, à partir de l'onglet Diagramme de l'icône Options de diagramme. 

  

Rapport ISIR 
Le rapport ISIR [RIEI] (Initial Sample Inspection Report [Rapport d'inspection d'échantillon initial]) n'est 
disponible que depuis la fonctionalité Vers Excel. 
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Rapport texte AIAG 
Le rapport de texte AIAG (Automotive Industry Action Group) est uniquement disponible via la 
fonctionnalité À Excel. Un astérisque apparaît devant les valeurs incorrectes. 
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Diagramme Bon Direct (RFT) 
Présentation du diagramme RFT (Right First Time) 
Le diagramme RFT est un rapport graphique utilisé par Rolls Royce. Il ressemble au diagramme illustré 
ci-dessous, mais le vôtre peut varier en fonction des critères de sélection. 
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Exemple de diagramme RFT hebdomadaire 

A. Les étiquettes de l'axe Y sur la gauche du diagramme montrent la valeur de pourcentage pour 
Right First Time. 

B. La ligne noire correspond à la ligne de pourcentage d'élément correct. Les pièces possèdent 
généralement de nombreux éléments ; vous pouvez voir le résultat statistique de ces éléments. 
Si l'un des éléments échoue, la pièce est considérée défectueuse. 

C. La ligne bleue montre le pourcentage des pièces correctes. Par exemple, si le nombre de pièces 
défectueuses est de 1 et celui de pièces correctes de 4, ce diagramme calcule le rapport avec 

cette équation :  
D. Chaque colonne de couleur montre les pièces correctes en vert et les pièces défectueuses en 

rouge. 
E. Les étiquettes de l'axe Y sur la droite du diagramme montrent le nombre de pièces. 
F. Les étiquettes de l'axe X au bas montrent la période choisie. L'image ci-dessus montre chaque 

étiquette comme une semaine différente. Des colonnes sont tracées s'il existe des données pour 
la période spécifiée. Le rapport YearOnly montre une seule colonne pour l'année sélectionnée. 

Affichage d'un diagramme RFT (Right First Time) 
Pour afficher un diagramme RFT, procédez comme suit : 

1. Dans le menu Outils, choisissez Options. La boîte de dialogue Option s'ouvre. 
2. Dans la boîte de dialogue Option, cliquez sur l'onglet Définition. 
3. Définissez les valeurs Numéro de processus et Numéro de série de pièce. Ces deux valeurs 

au moins doivent être indiquées. 
4. Cliquez sur Enregistrer et sur OK. La boîte de dialogue Option se ferme. 
5. Dans la barre latérale, cliquez sur Toutes les pièces ou sélectionnez une catégorie contenant la 

pièce dont vous voulez afficher le diagramme RFT. La vue principale montre la vignette de la 
pièce. 

6. Cliquez avec le bouton droit sur la vignette de la pièce dans la vue principale et dans le menu de 
raccourcis, choisissez Diagramme RFT. La boîte de dialogue Conditions RFT s'ouvre. 
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Boîte de dialogue Conditions RFT 

• Requête période : définit la période soumise à la requête. Les transactions dans la 

période sélectionnée sont incluses. Cliquez sur la petite icône de calendrier  pour 
sélectionner la date pour la requête. Une fois le calendrier à l'écran, vous pouvez utiliser 
les flèches droite et gauche pour passer à d'autres mois et sélectionner les dates 
souhaitées. Si besoin est, cliquez sur le titre du calendrier pour passer d'une vue d'un 
seul mois à une vue de 12 mois, puis cliquez à nouveau pour obtenir une vue de 12 
années et accéder rapidement à l'année ou au mois que vous voulez. 

Jour à jour - Définit une requête du jour A au jour B. 

 

Semaine à semaine - Définit une requête de la semaine A à la semaine B. Le jour 
sélectionné pour la semaine est sans importance.   

Un an - Définit une requête pour un an avec 12 colonnes, une pour chaque mois. Le 
mois, la semaine et le jour sélectionnés sont sans importance. 

Plusieurs années - Définit une requête de l'année A à l'année B. Le mois, la 
semaine et le jour sélectionnés sont sans importance. 

• N° processus  définit le processus à utiliser dans l'analyse. 
• Appliquer à : détermine la première ou la dernière mesure à utiliser dans l'analyse. 

7. Utilisez la valeur Requête période pour définir la période que vous voulez utiliser dans le 
diagramme RFT. 

8. Choisissez un numéro de processus dans la liste N° processus. 
9. Choisissez la mesure à laquelle s'applique la condition dans la liste Appliquer à. 
10. Cliquez sur le bouton OK une fois toutes les zones renseignées. Ce bouton est désactivé si vous 

n'avez pas défini un numéro de processus. 

Copie et impression du diagramme RFT (Right First Time) 
Les deux icônes dans la zone de barre d'outils du diagramme RFT vous permettent de copier et 
d'imprimer le diagramme : 

L'icône Copier dans le presse-papiers ouvre la boîte de dialogue Copier dans le presse-papiers. 
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Boîte de dialogue Copier dans le presse-papiers 

Cette boîte de dialogue permet de copier le diagramme sous forme d'image dans votre presse-papiers 
Windows. Vous pouvez ensuite coller cette image dans n'importe quel autre logiciel acceptant des 
images (comme MS Paint, MS Word, MS Excel, etc.). 

 Les boutons Copy # X # contiennent des tailles prédéfinies pour le diagramme que vous copiez. 
Il s'agit des tailles suivantes : 640 x 480 pixels, 800 x 600 pixels, 1024 x 768 pixels et 1280 x 
1024 pixels. 

 Le bouton Copie personnalisée copie le diagramme et redimensionne l'image dans le presse-
papiers pour utiliser les dimensions personnalisées dans les deux zones sous le bouton Copie 
personnalisée. 

Cette icône Imprimer ouvre une boîte de dialogue Imprimer standard permettant d'envoyer la 
sortie à une imprimante ou autre périphérique de sortie similaire. 
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Glossaire 
C 

Champ de traçabilité: Cette commande comportant deux zones est utilisée dans la 
fenêtre de modification de PC-DMIS. La première représente le nom ou le titre 
du champ de traçabilité. La seconde affiche la valeur du champ de traçabilité 
(par exemple, « Température : 75 » ou « Déplacement : après-midi »). Les 
données du champ de traçabilité sont souvent incluses avec celles de mesure 
quand une prise de mesure (ou une transaction) est envoyée à une base de 
données. 

L 
LCL (Limite de contrôle inférieure): Limite de contrôle inférieure. Il s'agit de la limite 

inférieure pour le tracé des points en dessous du niveau central dans les 
diagrammes de contrôle. Cette limite sert de critère d'évaluation pour savoir si le 
processus est contrôlé. La LCL dans Datapage+ est calculée à partir des 
données de mesures actuelles dans la partie X (supérieure) des diagrammes 
individuels et de sous-groupes. 

Ligne de repère: Une droite sur l'onglet CAO de l'affichage principal ou d'un rapport 
CAO qui part d'un élément, d'une variable d'élément, d'une dimension, d'une 
étiquette de dimension ou de toute autre étiquette vers son emplacement 
correspondant sur le dessin CAO. 

Limites de contrôle: Voir la rubrique « Limites de contrôle ». 
Limites de spécification: Limites définissant les limites de conformité d'une 

caractéristique de qualité. 

M 
Mode affichage: Ce terme est utilisé dans la documentation pour décrire l'un des deux 

modes d'affichage des comptes utilisateur dans DataPage+. Le mode affichage 
modifie la liste d'utilisateurs dans la fenêtre principale pour présenter une vue 
tabulaire du ou des utilisateurs sélectionnés. 

Mode photo: Ce terme est utilisé dans la documentation pour décrire l'un des deux 
modes d'affichage des comptes utilisateur dans DataPage+. Le mode photo 
présente les comptes dans une grille d'images (ou de photos). 

Moyenne: Valeur moyenne générale des mesures dans un échantillon. 

N 
Nominal: Valeur cible. 
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R 
Répétabilité: La variation des mesures qui se produit quand un opérateur utilise le 

même gabarit pour mesurer des caractéristiques identiques de la même pièce. 
La répétabilité peut être calculée et analysée en utilisant le type de test GR&R 
pour créer un rapport GR&R. 

Reproductibilité: La variation dans la moyenne des mesures effectuées par différents 
opérateurs utilisant le même gabarit pour mesurer des caractéristiques 
identiques de la même pièce. La reproductibilité peut être calculée et analysée 
en utilisant le type de test GR&R pour créer un rapport GR&R. 

S 
Sigma: Déviation standard représentée par `sigma`. Sigma est une unité de mesure 

indiquant la largeur ou l'envergure de la distribution du processus. 

U 
UCL (Limite de contrôle supérieure): Limite de contrôle supérieure. C'est la limite 

supérieure du tracé des points au-dessus du centre, sur les diagrammes de 
contrôle. La limite de contrôle supérieure est utilisée comme critère d'évaluation 
si le processus est en contrôle. 

Z 
Z-Score: Dans un diagramme de probabilité cumulatif, le pourcentage d'observations 

inférieur à une valeur donnée. 
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