
PC-DMIS Vision マニュアル 

2020 R1バージョンに対応 

 

作成日 January 08, 2020 

Hexagon Manufacturing Intelligence 





Copyright © 1999-2001, 2002-2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology 

Software 社と Wilcox Associates 社が所有しています。著作権を保有しています。 

PC-DMIS、Direct CAD、Tutor for Windows、Remote Panel Application、DataPage, 

Datapage+、および Micro Measure IV は Hexagon Manufacturing Intelligence – 

Metrology Software 社および Wilcox Associates 社の登録商標または商標です。 

SPC-Light はライトハウス・システム株式会社の商標です。 

HyperView は Dundas ソフトウェア有限会社と HyperCube 株式会社の商標です。 

Orbix3 はアイオナテクノロジーズ株式会社の商標です。 

Unigraphics と NX は EDS 社の商標または登録商標です。 

Teamcenter は Siemens 社の商標または登録商標です。 

Pro/ENGINEER および Creo は、PTC の商標または登録商標です。 

CATIA はダッソー・システムズ社及び IBM コーポレーションの商標または登録商標で

す。 

ACIS はスペイシャル社及びダッソー・システムズ社の商標または登録商標です。 

3DxWare は 3Dconnexion 社の商標もしくは登録商標です。 

dnAnalytics ライブラリ v.0.3, copyright 2008 dnAnalytics 

lp_solve は以下の GNU LGPL によって使用許諾契約され使用される無料ソフトウェア

パッケージです。 

nanoflann は以下の BSD ライセンスによって使用許諾契約され使用される無料ソフト

ウェアパッケージです。 

NLopt は以下の GNU LGPL によって使用許諾契約され使用される無料ソフトウェアパ

ッケージです。 
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Qhull は使用許諾契約され、次の許可の下で使用される無料なソフトウェアパッケージ

です。 

Eigen は使用許諾契約され、下記の MPL2 及び GNU LGPL ライセンスの下で使用され

る無料ソフトウェアパッケージです。 

RapidJSON は使用許諾契約され、次の MIT 許可の下で使用される無料なソフトウェア

パッケージです。 

lpsolve 情報 

PC-DMIS は GNU GNU Lesser General Public License (LGPL)の下に配布される 

lp_solve (または lpsolve) と呼ばれる無料オープンソースパッケージを使用しています。 

lp_solve 引用データ 

---------------------- 

内容：オープンソース（混合整数）線形計画法 

言語：マルチプラットフォーム、拡張子のない ANSI C / POSIX ソースコー

ド、Lex/Yacc 型構文解析 

正式名称：lp_solve（別称 Ipsolve） 

リリースデータ: 2004 年 5 月 1 日付、バージョン 5.1.0.0 

共同開発者: Michel Berkelaar、Kjell Eikland、Peter Notebaert 

使用許諾契約内容：GNU LGPL（劣等一般公衆許諾契約） 

引用ポリシー：LGPL に従って一般的言及可。 

特定のモジュールに関する言及については、個々に規定される。 

この lp_solve パッケージは、以下で入手できます。 

http://groups.yahoo.com/group/lp_solve/ 

Math.NET 数値ライセンス (MIT/X11) 

著作権 (c) 2002-2019 Math.NET 

http://groups.yahoo.com/group/lp_solve/
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Math.NET ライセンスの条件 

-------------------------------------------------------------------- 

Copyright © 2007-2014 本文書によって、このソフトウェアおよび関連するドキ

ュメントファイル (「ソフトウェア」) のコピーを取得するいかなる人に対しても

以下の条件に従って、制約なしで使用、コピー、変更、結合、公開、配布、サブ

ライセンス (再実施権) およびソフトウェアのコピーの販売を行う権利、あるい

はそうするためにソフトウェアが提供される人を許可する権利を含めて、ソフト

ウェアを扱うための許可が無償で供与されます: 

上記著作権および本許可通知はソフトウェアのすべての複写物または相当な部分

に記載されること。 

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な

使用可能性、特定目的に対する適合性および(著作権などに対する)侵害のないこ

とに関する保証を含め、またそれに限定されない、いかなる保証もありません。

事由のいかんを問わず、ソフトウェアあるいはソフトウェアにおける使用または

その他の取り決から、またはそれに関連して生じる契約の履行、不法行為または

その他であるか否かを問わず、著者または著作権保持者はあらゆる要求、損傷ま

たはその他の不利益に対して責任を負いません。 

衝突報告ツール 

PC-DMIS は以下の衝突レポートツールを使用します: 

"CrashRpt" 

Copyright © 2003, Michael Carruth 

著作権を保有しています。 

変更の有無にかかわらず、ソースおよびバイナリ形式での再配布および使用は、以下の

条件が満たされていることを認められます。 
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ソースコードの再配布は、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免責条項

を守らなくてはなりません。 

バイナリ形式の再分配は上記の著作権表示、本条件のリスト及び配布物と共に提

供される文書または及び他の資料にある下記の免責事項を複製しなければなりま

せん。 

著者の名前もその貢献者の名前はどちらも特定の書面による事前の許可なく、こ

のソフトウェアから派生する製品を支持または促進するために使用することがで

きません。 

本ソフトウェアは、著作権者およびコントリビューターによって「現状のまま」提供さ

れており、明示黙示を問わず、商業的な使用可能性、および特定の目的に対する適合性

に関する暗黙の保証も含め、またそれに限定されない、いかなる保証もありません。著

作権者もコントリビューターも、事由のいかんを問わず、 損害発生の原因いかんを問

わず、かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか（過失その他の）不法行為であ

るかを問わず、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていたとしても、本ソ

フトウェアの使用によって発生した（代替品または代用サービスの調達、使用の喪失、

データの喪失、利益の喪失、業務の中断も含め、またそれに限定されない）直接損害、

間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損害について、一切責任

を負わないものとします。 

nanoflann ライブラリ 

PC-DMIS は naoflann ライブラリ(version 1.1.8)を使用します。nanoflann ライブラリは

BSD ライセンスの下で配布されます: 

ソフトウェアライセンス契約 (BSD ライセンス) 

Copyright 2008-2009 Marius Muja (mariusm@cs.ubc.ca)。著作権を保有しています。 

Copyright 2008-2009 David G. Lowe (lowe@cs.ubc.ca). 著作権を保有しています。 

Copyright 2011 Jose L. Blanco (joseluisblancoc@gmail.com)。著作権を保有しています。 
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BSD ライセンス 

変更の有無にかかわらず、ソースおよびバイナリ形式での再配布および使用は、以下の

条件が満たされていることを認められます。 

1. ソースコードの再配布は、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免責条項を

守らなくてはなりません。 

2. バイナリ形式の再分配は上記の著作権表示、本条件のリスト及び配布物と共に提供

される文書または及び他の資料にある下記の免責事項を複製しなければなりません。 

本ソフトウェアは著者によって「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商

業的な使用可能性および特定目的に対する適合性に関する暗黙の保証も含め、またそれ

に限定されない、いかなる保証もありません。著者は、事由のいかんを問わず、 損害

発生の原因いかんを問わず、かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか（過失そ

の他の）不法行為であるかを問わず、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされ

ていたとしても、本ソフトウェアの使用によって発生した（代替品または代用サービス

の調達、使用の喪失、データの喪失、利益の喪失、業務の中断も含め、またそれに限定

されない）直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損

害について、一切責任を負わないものとします。 

NLopt ライブラリ 

PC-DMIS は NLopt ライブラリ(2.4.2)を使用しています。NLopt ライブラリは GNU 

Lesser General Public ライセンスの下に配布されています。 

NLopt は下記の主要著作権を所有しています: 

Copyright © 2007-2014 本文書によって、このソフトウェアおよび関連するドキ

ュメントファイル (「ソフトウェア」) のコピーを取得するいかなる人に対しても

以下の条件に従って、制約なしで使用、コピー、変更、結合、公開、配布、サブ

ライセンス (再実施権) およびソフトウェアのコピーの販売を行う権利、あるい
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はそうするためにソフトウェアが提供される人を許可する権利を含めて、ソフト

ウェアを扱うためのマサチューセッツ工科大学の許可が無償で供与されます: 

上記著作権および本許可通知はソフトウェアのすべての複写物または相当な部分

に記載されること。 

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な

使用可能性、特定目的に対する適合性および(著作権などに対する)侵害のないこ

とに関する保証を含め、またそれに限定されない、いかなる保証もありません。

事由のいかんを問わず、ソフトウェアあるいはソフトウェアにおける使用または

その他の取り決から、またはそれに関連して生じる契約の履行、不法行為または

その他であるか否かを問わず、著者または著作権保持者はあらゆる要求、損傷ま

たはその他の不利益に対して責任を負いません。 

また、NLopt にはそれ自体の著作権の付いた追加サブディレクトリが非常に多く含まれ

ており、ここで記載することができません ( 本プロジェクトページのサブディレクト

リ: https://github.com/stevengj/nlopt を参照してください)。 

Qhull ライブラリ 

PC-DMIS は Qhull ライブラリ(2012.1)を使用しています: 

Qhull, Copyright © 1993-2012 

C.B. B. Barber 

Arlington, MA 

および 

幾何学的構造の計算および視覚化に関する国立科学・技術研究センター 

(ジオメトリーセンター) 

ミネソタ大学 

https://github.com/stevengj/nlopt
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email: qhull@qhull.org 

本ソフトウェアは C.B からの Qhull を含んでいます。Barber とジオメトリーセンター 

Qhull は上記のとおり著作権で保護されています。Qhull はフリーソフトウェアで、

http//www.qhull.org から入手できます。下記の条件下で自由にコピー、変更および再配

布できます。 

1. すべての著作権に関する通知はすべてのファイルで有効です。 

2. このテキストファイルのコピーはユーザーが再配布する Qhull のすべてのコピー

と一緒に配布する必要があります。これにはユーザーが変更したコピーあるいは

Qhull を含むプログラムまたはその他のソフトウェア製品のコピーが含まれます。 

3. Qhull を変更する場合、変更を行った人の名前、変更日付およびそうした変更の

理由が分かる通知を記載する必要があります。 

4. Qhull の変更されたバージョンまたは Qhull を含むその他のソフトウェア製品を

配布するときは、上記のとおりオリジナルのソースコードを入手できるという通

知を提供する必要があります。 

5. Qhull の適切性の認可またはその他の保証は存在しません。現状のままでのみ提

供されます。バグレポートまたは修正は qhull_bug@qhull.org に送信することが

できます。著者は望むとおりにそれらに対して行動を取ることも取らないことも

あります。 

Eigen ライブラリ 

PC-DMIS は Eigen ライブラリを使用しています。このライブラリは、主には Mozilla 

Public Library のバージョン 2.0（MPL2）ライセンスの下で

（https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/）でライセンスを取得し、一部は GNU 

Lesser General Public Licence (LGPL)の下でライセンスされます。詳細については、

http://eigen.tuxfamily.org のライセンス取得を参照してください。 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page#License
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RapidJSON 情報 

PC-DMIS は RapidJSON ソフトウェアパッケージを使用しています。このソフトウェ

アは、MIT ライセンスの下で使用及び配布されます。 

MIT ライセンスの条件： 

-------------------------------------------------------------------- 

Copyright © 2007-2014 本文書によって、このソフトウェアおよび関連するドキ

ュメントファイル (「ソフトウェア」) のコピーを取得するいかなる人に対しても

以下の条件に従って、制約なしで使用、コピー、変更、結合、公開、配布、サブ

ライセンス (再実施権) およびソフトウェアのコピーの販売を行う権利、あるい

はそうするためにソフトウェアが提供される人を許可する権利を含めて、ソフト

ウェアを扱うための許可が無償で供与されます: 

上記著作権および本許可通知はソフトウェアのすべての複写物または相当な部分

に記載されること。 

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な

使用可能性、特定目的に対する適合性および(著作権などに対する)侵害のないこ

とに関する保証を含め、またそれに限定されない、いかなる保証もありません。

事由のいかんを問わず、ソフトウェアあるいはソフトウェアにおける使用または

その他の取り決から、またはそれに関連して生じる契約の履行、不法行為または

その他であるか否かを問わず、著者または著作権保持者はあらゆる要求、損傷ま

たはその他の不利益に対して責任を負いません。 

プロトコルバッファ情報 

PC-DMIS は Google のプロトコルバッファメカニズムを使用しています。コードは本

ライセンス条項の下で使用および配布されます。 

Copyright 2014, Google Inc. が著作権を保有しています。 
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変更の有無にかかわらず、ソースおよびバイナリ形式での再配布および使用は、

以下の条件が満たされていることを認められます。 

• ソースコードの再配布は、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免

責条項を守らなくてはなりません。 

• バイナリ形式の再分配は上記の著作権表示、本条件のリスト及び配布物と

共に提供される文書または及び他の資料にある下記の免責事項を複製しな

ければなりません。 

• Google Inc.の名前とその貢献者の名前はどちらも特定の書面による事前

の許可なく、このソフトウェアから派生する製品を支持または促進するた

めに使用することができません。 

本ソフトウェアは、著作権者およびコントリビューターによって「現状のまま」

提供されており、明示黙示を問わず、商業的な使用可能性、および特定の目的に

対する適合性に関する暗黙の保証も含め、またそれに限定されない、いかなる保

証もありません。著作権所有者もコントリビューターも、事由のいかんを問わず、

損害発生の原因いかんを問わず、かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任である

か（過失その他の）不法行為であるかを問わず、仮にそのような損害が発生する

可能性を知らされていたとしても、本ソフトウェアの使用によって発生した（代

替品または代用サービスの調達、使用の喪失、データの喪失、利益の喪失、業務

の中断も含め、またそれに限定されない）直接損害、間接損害、偶発的な損害、

特別損害、懲罰的損害、または結果損害について、一切責任を負わないものとし

ます。プロトコルバッファコンパイラによって生成されるコードはそれを生成す

るときに使用される入力ファイルの所有者によって所有されます。このコードは

独立型ではなく、それとリンクされるサポートライブラリを必要とします。この

サポートライブラリはそれ自体上記ライセンスによって規定されています。 

非負最少二乗 

PC-DMIS は Eigen 用に下記の非負最少二乗アルゴリズムを使用しています。 
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Copyright © 2013 Hannes Matuschek 

https://github.com/hmatuschek/eigen3-nnls で入手可能です。それは Mozilla Public 

License v の条項に従います。2.0. ライセンスは http://mozilla.org/MPL/2.0/にありま

す。. 

Freeicons.png 情報 

freeiconspng.com からの下記アイコンは当社のヘルプドキュメントで使用しています。  

• 目アイコン 

• コンピュータアイコン 

• 電球アイコン 

IPOPT 大規模非線形最適化ライブラリ 

PC-DMIS は、Eclipse Public License（EPL）に基づいて配布される IPOPT 大規模非線

形最適化ライブラリを使用します。IPOPT 大規模非線形最適化ライブラリの詳細につ

いては、https://projects.coin-or.org/Ipopt を参照してください。 

Eclipse Public License の詳細については、https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html に

あるを参照してください。 

Hfb / Miniball ライブラリ 

PC-DMIS は 一部の計算に hfb / miniball ライブラリを使用しています。コードはこの 

Apache 2.0 ライセンス条項の下に使用および配布されます。 

 

 

 著作権 2017 Martin Kutz, Kaspar Fischer, Bernd Gärtner は Apache ライセンス、

Version 2.0 ("ライセンス") で使用許可が与えられます。ライセンスに準拠しないでこのファイル

を使用することはできません。ユーザーは http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 で

ライセンスの写しを取得することができます。適用法による求めがないか、書面による同意がない場合、

ライセンスの下で配布されたソフトウェアは「現状有姿のまま」配布され、明示的または黙示的に「い

http://www.freeiconspng.com/free-images/eye-icon-1472
http://www.freeiconspng.com/free-images/computer-icon-1031
http://www.freeiconspng.com/free-images/lightbulb-png-835
https://projects.coin-or.org/Ipopt
https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
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かなる種類の保証または条件もありません。ライセンスに基づいて許可および制限を規定する特定言語

についてのライセンスを参照してください。 

hfb / miniball ライブラリについて詳しくは、https://github.com/hbf/miniball を参照して

ください。 

Apache 2.0 ライセンスについて詳しくは、http://www.apache.org/licenses/LICENSE-

2.0.html を参照してください。 

Newuoa アルゴリズム 

PC-DMIS は一部のアライメント計算に Newuoa アルゴリズムを使用しています。コー

ドは下記の MIT ライセンス条項の下で使用および配布されます。 

 

 

 著作権（c）2004、は M.J.D.による所有しています。Powell <mjdp@cam.ac.uk> 2008, by 

Attractive Chaos <attractivechaos@aol.co.uk> 

。Copyright © 2007-2014 本文書によって、このソフトウェアおよび関連するドキュメントファイ

ル (「ソフトウェア」) のコピーを取得するいかなる人に対しても以下の条件に従って、制約なしで使

用、コピー、変更、結合、公開、配布、サブライセンス (再実施権) およびソフトウェアのコピーの

販売を行う権利、あるいはそうするためにソフトウェアが提供される人を許可する権利を含めて、ソフ

トウェアを扱うための許可が無償で供与されます:   

 上記の著作権表示および本許可通知はソフトウェアのすべての複写物または相当な部分に記載されるこ

と。 

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な使用可能性、特定目的

に対する適合性および(著作権などに対する)侵害のないことに関する保証を含め、またそれに限定され

ない、いかなる保証もありません。事由のいかんを問わず、ソフトウェアあるいはソフトウェアにおけ

る使用またはその他の取り決から、またはそれに関連して生じる契約の履行、不法行為またはその他で

あるか否かを問わず、著者または著作権保持者はあらゆる要求、損傷またはその他の不利益に対して責

任を負いません。 

Newuoaアルゴリズムについて詳しくは、http://mat.uc.pt/~zhang/software.htmlを参照

してください。 

https://github.com/hbf/miniball
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://mat.uc.pt/~zhang/software.html
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PDF から PNG への変換ライブラリ 

PC-DMIS はこれらのオープン･ソース･ライブラリの機能を使用して、.pdf ファイル

を.png ファイルに変換します： 

Poppler - Poppler は xpdf-3.0 コードベースに基づく PDF レンダリング･ライブラリで

す。Poppler について詳しくは、https://poppler.freedesktop.org/を参照してください。

xpdf と Poppler はどちらも GNU General Public License(GPL)の下でライセンスされま

す。ライセンス情報については、

https://gitlab.freedesktop.org/poppler/poppler/blob/master/COPYING3 を参照してくだ

さい。PdfToImage は、Poppler を使用する弊社のソフトウェアのコンポーネントです。

ライセンスを遵守するために、PdfToimage はオープン･ソース･コンポーネントであり、

ここからダウンロード可能です：

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/PdfToImage/PdfToImage.cpp。 

Cairo - Cairo は複数の出力デバイスを支援する 2D グラフィック･ライブラリです。

Cairo の詳細については、https://cairographics.org/を参照してください。それは GNU 

Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 （https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses / lgpl-2.1.en.html）または Mozilla Public License（MPL）バージョン 1.1

（https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/）のいずれかの条項の下で再配布および/また

は修正することができます。 

Popplerと Cairoはどちらも、以下のオープンソースライブラリに依存しています： 

Pixman   -  Pixmanはピクセル操作の無料のオープンソースおよび低級のソフト

ウェアライブラリで、画像合成や台形ラスタライズなどの機要素を提供します。

Pixmanの詳細については、http://www.pixman.org/を参照してください。前のリ

ンクから Pixmanのライセンス情報を見つけることができます。 

libpng - libpngは PNGを読み書きする無料の参照ライブラリです。libpngの詳細

については、http://www.libpng.org/を参照してください。libpngのライセンス情

報はこちらから見つかれます: http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-

LICENSE.txt 

https://poppler.freedesktop.org/
https://gitlab.freedesktop.org/poppler/poppler/blob/master/COPYING3
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/PdfToImage/PdfToImage.cpp
https://cairographics.org/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/
http://www.pixman.org/
http://www.libpng.org/
http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt
http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt
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zlib - zlibは無料で入手可能な圧縮ライブラリです。zlibの詳細については、

https://zlib.net/を参照してください。zlibのライセンス情報はこちらから見つかれ

ます：https://zlib.net/zlib_license.html 

FreeType - FreeTypeはフォントをレンダリングするための無料で利用可能なソ

フトウェアライブラリです。FreeTypeの詳細については、

https://www.freetype.org/を参照してください。FreeTypeのライセンス情報は、

https://www.freetype.org/license.htmlにあります。 

OpenJPEG - OpenJPEGは、C言語で書かれたオープン･ソースの JPEG 2000コ

ーデックです。OpenJPEGの詳細については、http://www.openjpeg.org/を参照し

てください。OpenJPEGコードは二条項 BSDライセンスの下でリリースされて

います。そのライセンス情報はここで見つけることができます: 

https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE 

Tesseract OCR 

PC-DMISは、オープンソースの Tesseract OCR（光学式文字認識）を使用して、公差

記入枠（FCF）を認識します。Tesseract OCRのコードはこの Apache 2.0 ライセンス

条項の下に使用および配布されます。 

 

このリポジトリのコードは、Apache License、Version 2.0（以下「ライセンス」）に基づいて使

用許諾されます。 ライセンスに準拠している場合を除き、このファイルを使用することはできません。

ユーザーは http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 でライセンスの写しを取得するこ

とができます。適用法による求めがないか、書面による同意がない場合、ライセンスの下で配布された

ソフトウェアは「現状有姿のまま」配布され、明示的または黙示的に「いかなる種類の保証または条件

もありません。ライセンスに基づいて許可および制限を規定する特定言語についてのライセンスを参照

してください。 

Tessaract OCR の詳細については、https://sourceforge.net/projects/tesseract-ocr/を参

照してください。 

Apache 2.0 ライセンスについて詳しくは、http://www.apache.org/licenses/LICENSE-

2.0.html を参照してください。 

Telerik 

ユーザーインターフェイスの著作権 2015-2019 Telerik AD の部分。 

https://zlib.net/
https://zlib.net/zlib_license.html
https://www.freetype.org/
https://www.freetype.org/license.html
http://www.openjpeg.org/
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://sourceforge.net/projects/tesseract-ocr/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html


PC-DMIS Vision 

OMPL 

PC-DMIS は、自動挿入移動の計算にオープンソースの OMPL（Open Motion Planning 

Library）を使用します。OMPL については、https://ompl.kavrakilab.org/index.html を参

照してください。引用者：Zachary Kingston, Mark Moll, and Lydia E Kavraki、 「サン

プリングベースの計画から制約を切り離す」、国際ロボットシンポジウム、プエルトバ

ラ、チリ、2017 年。  

コードはこの三条項 BSD ライセンスの条項の下で使用および配布されています。 

著作権© 2010–2018年、ライス大学。著作権を保有しています。 

変更の有無にかかわらず、ソースおよびバイナリ形式での再配布および使用は、以下の

条件が満たされていることを認められます。 

• ソースコードの再配布は、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免責条項

を守らなくてはなりません。 

• バイナリ形式の再分配は上記の著作権表示、本条件のリスト及び配布物と共に提

供される文書または及び他の資料にある下記の免責事項を複製しなければなりま

せん。 

• ライス大学の名前もその貢献者の名前はどちらも特定の書面による事前の許可な

く、このソフトウェアから派生する製品を支持または促進するために使用するこ

とができません。 

本ソフトウェアは、著作権者およびコントリビューターによって「現状のまま」提供さ

れており、明示黙示を問わず、商業的な使用可能性、および特定の目的に対する適合性

に関する暗黙の保証も含め、またそれに限定されない、いかなる保証もありません。著

作権所有者もコントリビューターも、事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを

問わず、かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか（過失その他の）不法行為で

あるかを問わず、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていたとしても、本

ソフトウェアの使用によって発生した（代替品または代用サービスの調達、使用の喪失、

データの喪失、利益の喪失、業務の中断も含め、またそれに限定されない）直接損害、

間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損害について、一切責任

を負わないものとします。 

https://ompl.kavrakilab.org/index.html
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MIT 

PC-DMIS はオープンソースの InteractiveDataDisplay.WPF を使用して、粗さプロファ

イルをプロット (描画) します。コードは下記の MIT ライセンス条項の下で使用および

配布されます。 

 

 

 著作権 (c) Microsoft Corporation. 著作権を保有しています。 

本ソフトウェアおよび関連する文書ファイル（以下「本ソフトウェア」）のコピーを入手した者には、

本ソフトウェアの使用、コピー、変更、マージを含むがこれに限定されることなく、無制限に許可する

本ソフトウェアの複製、出版、頒布、再使用許諾、および/または販売を行うこと、および本ソフトウェ

アの提供を受けた人に、以下の条件に従うことを許可すること： 

上記の著作権表示およびこの許可通知は、本ソフトウェアのすべてのコピーまたは相当部分に含まれて

います。 

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な使用可能性、特定目的

に対する適合性および(著作権などに対する)侵害のないことに関する保証を含め、またそれに限定され

ない、いかなる保証もありません。事由のいかんを問わず、ソフトウェアあるいはソフトウェアにおけ

る使用またはその他の取り決から、またはそれに関連して生じる契約の履行、不法行為またはその他で

あるか否かを問わず、著者または著作権保持者はあらゆる要求、損傷またはその他の不利益に対して責

任を負いません。 

詳しくは、https://github.com/Microsoft/InteractiveDataDisplay.WPF and 

https://github.com/Microsoft/InteractiveDataDisplay.WPF/blob/master/LICENSE を参照

してください。 

Cookie 同意と js-cookie 

PC-DMIS ヘルプドキュメントは当社の docs.hexagonmi.com ウェブサイトで入手でき

ます。このドキュメントでは無料のオープンソース Javascript ライブラリを使用してい

ます。 

Cookie の同意 - Cookie の同意については、https://cookieconsent.insites.com を参照し

てください。コードは MIT ライセンスの条項に従って配布されます。 

著作権 © 2015 Silktide Ltd 

https://github.com/Microsoft/InteractiveDataDisplay.WPF
https://github.com/Microsoft/InteractiveDataDisplay.WPF/blob/master/LICENSE
https://cookieconsent.insites.com/
https://opensource.org/licenses/MIT
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Copyright © 2007-2014 本文書によって、このソフトウェアおよび関連するドキ

ュメントファイル (「ソフトウェア」) のコピーを取得するいかなる人に対しても

以下の条件に従って、制約なしで使用、コピー、変更、結合、公開、配布、サブ

ライセンス (再実施権) およびソフトウェアのコピーの販売を行う権利、あるい

はそうするためにソフトウェアが提供される人を許可する権利を含めて、ソフト

ウェアを扱うための許可が無償で供与されます: 

上記著作権および本許可通知はソフトウェアのすべての複写物または相当な部分

に記載されること。 

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な

使用可能性、特定目的に対する適合性および(著作権などに対する)侵害のないこ

とに関する保証を含め、またそれに限定されない、いかなる保証もありません。

事由のいかんを問わず、ソフトウェアあるいはソフトウェアにおける使用または

その他の取り決から、またはそれに関連して生じる契約の履行、不法行為または

その他であるか否かを問わず、著者または著作権保持者はあらゆる要求、損傷ま

たはその他の不利益に対して責任を負いません。 

js-cookie -js-cookie の詳細については、https：//github.com/js-cookie/js-cookie を参照

してください。このコードも MIT ライセンスの条項に従って配布されます。 

著作権 © 2018 著作権 2018 Klaus Hartl、Fagner Brack、GitHub コントリビュー

タ 

Copyright © 2007-2014 本文書によって、このソフトウェアおよび関連するドキ

ュメントファイル (「ソフトウェア」) のコピーを取得するいかなる人に対しても

以下の条件に従って、制約なしで使用、コピー、変更、結合、公開、配布、サブ

ライセンス (再実施権) およびソフトウェアのコピーの販売を行う権利、あるい

はそうするためにソフトウェアが提供される人を許可する権利を含めて、ソフト

ウェアを扱うための許可が無償で供与されます: 

上記著作権および本許可通知はソフトウェアのすべての複写物または相当な部分

に記載されること。 

https://github.com/js-cookie/js-cookie
https://opensource.org/licenses/MIT
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本ソフトウェアは「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な

使用可能性、特定目的に対する適合性および(著作権などに対する)侵害のないこ

とに関する保証を含め、またそれに限定されない、いかなる保証もありません。

事由のいかんを問わず、ソフトウェアあるいはソフトウェアにおける使用または

その他の取り決から、またはそれに関連して生じる契約の履行、不法行為または

その他であるか否かを問わず、著者または著作権保持者はあらゆる要求、損傷ま

たはその他の不利益に対して責任を負いません。 
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PC-DMIS Vision 

PC-DMIS Vision: はじめに 

この文書では、光学測定装置を用いてパートの要素を測定するために PC-DMIS Vision 

を使用する方法を説明します。Vision プローブは 1 つの要素に対して多くの測定点を収

集するための方法です。この非接触プローブ方法は特定の種類の「フラットな」要素を

測定するためにも使用できます。例えば、回路板はメインの回路板と異なる色を重ねて

います。パートの上を通過するコンタクトプローブはこのような要素を検出しません。

但し、Vision プローブを使用して要素を「キャプチャ」できます。 

PC-DMIS Vision を使用して、オフラインまたはオンラインモードのいずれかで測定プ

ログラムを準備することができます。CAD カメラ機能はどちらのモードでもこのプロ

グラムを実行する柔軟性を提供します。加えて、Metronics インターフェイスを使用す

ることで他の多くの型の測定機をサポートします。インストールするにはパソコンのハ

ードウェアをアップグレードする必要があります。 

この文書の主なトピックは、次のとおり: 

• PC-DMIS Vision を使用した測定の因子 

• PC-DMIS Vision でのターゲットについて 

• ビジョン･システムでサポートされたレーザー 

• はじめに 

• Vision プローブの校正 

• 測定機のオプション設定 

• 利用可能な Vision セットアップオプション 

• Vision QuickMeasure ツールバー 
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• PC-DMIS Vision にグラフィック表示ウィンドウの使用 

• PC-DMIS Vision にプローブツールボックスの使用 

• Vision ゲージの使用 

• アラインメントの作成 

• Vision プローブを使用した自動要素の測定 

• 自動チューニング実行の使用 

• エラーコマンドの使用 

• 画像キャプチャコマンドの使用 

• シングル uEye カメラを使用して複数の仮想カメラの作成 

  

以下の補遺も用意されています。 

• 補遺 A: PC-DMIS Vision のトラブルシューティング 

• 補遺 B: リングツールの追加 

ここに説明されていない事がソフトウェアに発生したら、メインの PC-DMIS 文書と関

連してこの文書を使用してください。 

PC-DMIS Vision を使用した測定の因子 

PC-DMIS Vision を使用して測定する場合に考慮すべき 3 つの基本要素があります。 こ

れらの因子は達成できる測定精度と反復性に大きく影響します。 

• 照明 

• 拡大 

• エッジの品質 
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照明 

正しく表示できないものは測定もできません。照明は Vision プローブを使用した測定

で最も基本的な因子です。また、エッジを測定する際に最初にアクティブにするパラメ

ータです。 

照明の種類、強度、および光源の組み合わせは Vision システムの精度に大きく影響し

ます。できる限りサブステージ照明のみを使用してください。表面のテクスチャの量を

減らしてエッジ検出のパフォーマンスを向上します。 

測定に適した照明を確保するために、「プローブツールボックス：[照明] タブ」により、

[照明の校正] を使用して必要な調整を行うことができます 

拡大 

倍率を変更すると達成したい精度の結果に直に影響します。場合によっては、測定プロ

セス全体は 1 つの倍率レベルで実行されますが、要素のタイプ、サイズ、および精度

の要件によって倍率のレベルを変更するのが一般的です。PC-DMIS Vision は倍率の変

更に合わせて調整を行います。 

焦点精度は特に倍率に影響されます。高倍率になるほど高精度の焦点が得られます。Z 

での測定は、常に最高レベルの倍率で実施されます。 

倍率は「視界の校正」を通して校正され、「プローブツールボックス: [倍率] タブ」を

介して要素の測定と最適に調整します。 

エッジの品質 

エッジの品質は測定結果の品質に直接影響します。エッジの品質ツールを調整すること

で、PC-DMIS Vision は測定中の要素で表示されているエッジに対して存在しうる欠陥

を改善することができます。 
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イメージの品質を向上するためには以下を実行します。 

• 測定したいターゲットのエッジのみを含むよう、理想的なターゲットのサイズと

なっているか確認する。 

• リングライト(利用可能な場合)を使用してエッジをできるだけ鮮明に高いコント

ラストで照らす。 

• 賢明なろ過とサンプル測定で望ましい結果を達成できます。 

「プローブツールボックス: [ヒットのターゲット] タブ」を使用して、測定された要素

に含まれるデータを制限することができます。 

PC-DMIS Vision にターゲットの理解 

PC ベース DMIS ビジョンでは、要素の使用位置目標は測定ポイントを取得します。使

用されるターゲットのタイプは自動的に機能が測定されるに基づいて選択されます。次

の例では、ライン要素を測定する矩形のターゲットを使用しています。ドーナツ状のタ

ーゲットを使用してサークル機能を測定します。 

 

ラインとサークルターゲットの例 

要素は 1 つまたは複数のターゲットで測定することができます。以下の例では、ライ

ンは中間目標がデータを収集ことに使用されない 3 目標に測定されます。 
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ラインの例は、3 つのターゲットを使用して測定されます。 

測定する要素のサイズはターゲットのスパンを決定します。たとえば、FOV 内に収ま

る小さな円は単一のターゲットで測定され、FOV を超える大きい円はその周囲にまた

がる複数のターゲットを必要にします。測定される自動要素を選択した後、ターゲット

は以下に作成されます： 

1. CAD モデルから要素を選択しています。 

2. 手動で公称値を入力します。 

3. ターゲットアンカーポイントの作成。 

多くな情報はビジョンプローブでの自動要素の測定」トピックに利用可能です。 

ビジョン･システムでサポートされたレーザ

ー 

PC-DMIS Vision システムはこれらのレーザーをサポートします： 

• CWS - クロマチック白光センサー 

• OPTIV LTS - 三角測量センサー 

オフライン･サポート 

オフラインモードでのレーザープローブの使用を完全にサポートするには、

OfflineLaserMode レジストリエントリでオンラインコントローラとセンサーの構成
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を指定する必要があります。詳細については、PC-DMIS Settings Editor のドキュメン

トの「VisionParameters」にある「OfflineLaserMode」を参照してください。 

クロマチック白光センサー (CWS) 

 クロマチック白色センサー (CWS) は測定プログラムにおけるアクティブプロ

ーブである場合、レーザタブが表示されます。 

CWS を使用するときは、コントロールボックスインジケータに表示される情報を認識

することが重要です。 

CWS のコントロールボックスは、一般的に次の機能を持っています。 

強度バー 

強度バーは対数スケールで測定信号の強度が表示されます。強度値は、一般的に強度バ

ーの近くの別の画面に表示されます。ディスプレイは、相対単位を 0 から 999 までの

数値に示しています。不十分な反射面までの距離を測定している場合、反射光の強度を

低くなるかもしれないので、これは、重要な情報です。この場合、測定レートは低下さ

れなければならなりません。逆に、センサーの過変調（強度の測定値： 999 、点滅）

は、測定誤差が発生する可能性があります。 

距離バー 

距離バーはリニアスケールで現在の測定値を表示します。 

測定距離が距離バーの近くに μm 単位の数値として別のディスプレイに表示されます。

これによって範囲内のセンサーが現在置かれている場所を確認することができます。 
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CWS 暗基準コマンド 

「PassThru To Controller」コマンドはコマンドを NC コントローラに送信するように

設計されています。 

接頭辞「CWS」を使用できますが、これはコマンドを Precitec コントローラに送信す

る Precitec コントローラ (CWS) とトークン "#" を表します。 

例えば、暗基準を取得するには、編集ウィンドウでコマンド CWS#$DRK を入力します。 

CWS# - コマンドを Precitec コントローラーに送信します。 

$DRK - 暗基準の取得を開始します。 

 すべての Precitec コントローラのコマンドは $ で始まる必要がありま

す。 

接頭辞 (CWS#) がない場合、PassThru コマンドが NC コントローラに送信されます。 

このソリューションは下記に対して有効です。 

• FDC-SLC 

• FDC-VisionBox (FDC-ビジョンボックス) 

 このソリューションはエンベデッドコントローラでは機能「しませ

ん」。 

典型的な CWS システム 

典型的な CWS システム例を以下に示されます。 
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1 - 照明源 

2 - 光ファイバーケーブル 

3 - 測定ヘッド 

4 - スキャンされる要素の表面 

5 - 測定範囲 

6 - 強度 

CWS スペクトラム 

多くの点で CWS センサからのスペクトルチャートは、カメラからのフォーカスグラフ

に非常ににっています。 
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CWS スペクトルチャートの例 

フォーカスグラフと同様に、スペクトルがすばやく測定の品質を確認することができま

す。また、サンプリングされる材質の正しい設定を選択するのにも役立ちます。 

CWS パラメータ 

 

プローブ･ツールボックス：CWS パラメータ･タブ 

システムが適切に設定されると、プローブツールボックス(表示|その他のウインドウ|プ

ローブ ツールボックス)の CWS パラメータタブが利用可能です： 
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• CWS はアクティブなレーザーシステムとして設定されなくてはなりません。通

常、これはスタートアップ処理中の工場設定によって、またはサービスエンジニ

アによって実施されます。 

• システムが正しく設定されたら、適切なプロパティを持つプローブを定義する必

要があります。プローブは、プローブユーティリティダイアログボックスを介し

て構築されます。OPTIV_FIXED 選択と CWS を含んでいるレンズを使用する必

要があります。これは USRPROBE.DAT ファイルで定義する必要があります。

これも、通常、工場によって局所的に提供されています。 

[CWS パラメータ]タブには、次の情報を含めることができます： 

周波数 (測定レート) 

測定レートは CWS が単位時間当たりに記録する測定値の数を設定します。例えば、測

定レートが 2000 Hz に設定された場合、一秒間に 2,000 の測定値が取得されます。画

面の強度インジケータが正しい設定値の選択に役立ちます。非常に低い反射率を持つ表

面の場合、測定レートを下げる必要があるかも知れません。これは、光学センサーのよ

り長い CCD ラインを照らす効果があるので、したがって反射光の強度が非常に低くて

も測定を行うことも可能にします。 

露光時間と自動感度 

ランプ強度の下で、LED のパルス幅とその有効な光源の輝度が選択できます。自動感

度オプションは測定表面が反射性に変化した時に便利です。例えば、高反射の表面が測

定される場合、最高の測定レートは過変調を引き起こすため、自動感度を「いいえ」に

してランプ強度オプションを手動で設定することは合理的です。 

異なるオプションは、自動感度を「はい」に保持して、露光時間を短縮します。反射率

の悪い表面を高い測定レートで測定する場合、これは長めのパルス幅または長めの露光

時間を使用することで達成できます。 
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 ダーク参照は、露光時間を変更するたびに絶対に必要です。CWS ユニットのオ

ペレーターマニュアルの適切なセクションを参照してください。 

ｵﾌｾｯﾄ 

表面の反射性と測定速度（周波数）によって、最適な強度値は、センサの範囲の異なる

エリアで取得できます。 

補正値設定は、センサの最良のスキャンエリアに移動させるために使用されます。この

補正値の入力は mm 単位の+または - の値です。 

 

1 - 距離（3 ミリメートルセンサー用のセンサー範囲） 

2 - 補正 = 0.000 

3 - 補正 = 0.500 

補正値を変更する効果を示すグラフ 

強度フィルタ 

この値は、ノイズと測定信号の間のしきい値を定義します。この閾値の下に入るピーク

は無効とみなされ、画面に測定値「0」と表示されます。 
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 「フィルタ（センサ強度）」と「強度」の間には線形関係がありません。例

えば、フィルタ（センサ強度）= 50 に設定された場合、それは必ずしも 50 の強度以下

のすべての値が除外されていることを意味しません。 

1 kHz より小さい測定レートに対しては、最低 40 のフィルタ値（センサ感度）が推奨

されます。これにより、誤測定になるような、ノイズよりわずかに立ち上がるだけの極

端に低い強度の測定値を避けることができます。1kHz 以上の測定率では、15 以上の値

は完全に装置の動力を発揮することにおいて好都合です。 

ﾌｫｰｶｽ 

自動フォーカスボタン は、現在の機械位置 XYZ と CWS センサーからの距離値を読

み取ります。これらの値は、フォーカスの位置と信号品質の値を計算し、それらを 4

つのフォーカスボックスに表示します。 

フィルタモードについての注記 

 速度および周波数パラメータはセンサーの点密度を定義します。スキャンの

場合は、次に、PC- DMIS は Nullfilter および点密度設定から定義される 2 次フィルタリ

ングを実行します。 

  

クロマチック白光センサーの計測値ウィンドウ 

白色光センサ（CWS）がアクティブセンサーの場合、[プローブ計測値]ウィンドウには

X、Y、Z の各計測値と以下の情報が表示されます。 
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強度: - この計測値は、円形のグラフィックに表示される割合です。99%を越える

強度値は測定エラーを示します（センサーが検出範囲外にある可能性がある場合

など）。測定エラーが発生すると、グラフィックの灰色以外の部分が赤色に変り

ます。 

距離 - この計測値は、現在の測定単位（インチまたはミリメートル）の値です。

値は円グラフィックに表示されます。この値がセンサー範囲の上限または下限の

10%内である場合、グラフィックのグレイでない部分が赤色に変ります。 

 

過変調を示すプローブ計測値ウィンドウ 

 これらの計測値を表示するには、[CWS レーザ]タブを選択しないでください。

それを一度選択すると、計測値はプローブ計測値ウィンドウに送信されなくなります。 

プローブツールボックスの CWS パラメータタブの詳細については、PC-DMIS Laser

のドキュメントの「レーザープローブツールボックス：CWS パラメータタブ」を参照

してください。 
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厚みの走査 

CWS はさまざまな専用のモードで動作できます： 

• 距離モード（デフォルト） 

• 厚さモード 

厚さスキャンダイアログボックスを開いた時、またはコマンドを実行した時に、厚さモ

ードを有効にできます。ダイアログボックスを閉じる時、またはコマンドの実行が完了

すると、ソフトウェアは厚さモードを無効にします。 

厚さモードでは、ソフトウェアはセンサーのコントローラーユニットから 2 組の値を

報告します： 

• 距離 1 と感度 1 

• 距離 2 と感度 2 

厚さスキャンダイアログボックスが開いている時、または実行中に、PC-DMIS はこれ

らの値を[プローブ計測値]ウィンドウに表示します。 
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厚さスキャンを作成するには： 

1. DCC モードになっていて、CWS がアクティブセンサーであることを確認してく

ださい。 

2. CAD のモデルをインポートしてセンサーの軌跡を定義します。 

3. 厚さスキャンダイアログボックスを開きます（挿入|スキャン|厚さ）。 
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厚さスキャンダイアログボックス 

4. 断面軸の一覧から軸を選択します。オプションは X、Y、または Z です。 

5. [始点]、[方向]、および[終点]オプションを入力するか、[グラフィック表示]ウィ

ンドウで CAD モデルをクリックしてこれらの値を自動的に入力します。 
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 始点と終点のチェックボックスを使用すると、始点と終点のマウスクリッ

クで CAD エッジにスナップできます。PC-DMIS は、選択された断面軸及び最初

のマウスクリックからポリラインを生成します。その後、[開始]フィールドから

断面軸を編集できます。ソフトウェアは、新しいユーザ定義の座標から生成され

たポリラインを自動的に更新します。 

6. 軌跡エリアから、生成ボタンをクリックします。ソフトウェアはセンサーのスキ

ャン軌跡を生成し、生成された点数を表示して CAD ビューの表示を更新します。 

 

生成された厚さスキャンの例 

[クリア]ボタンをクリックして、[始点]、[方向]、および[終点]フィールドのスキャ

ン軌跡と値を削除します。 

一次曲線の公称データは、厚さに対して滑らかでなければなりません。滑らかな

曲線ではなく、[生成]ボタンをクリックする場合に、エラーメッセージが表示さ

れ、ポイントは生成されません。 
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7. 必要に応じて屈折率の値を編集します。[編集]ボタンをクリックして[材料の選

択]ダイアログボックスを開きます。その後、現在の値を確認または更新できま

す。 

 

厚さスキャン用の材料選択ダイアログボックス 

8. スキャンされた点を既存のポイントクラウド（COP）コマンドに含める場合は、

[ポイントクラウド]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスを

オンにしたら、COP コマンドの ID を入力するか、またはリストから選択します。

COP コマンドが存在しない場合は、新しいコマンドを生成するかどうかを PC-

DMIS が尋ねます。ポイントクラウドの詳細については、PC-DMIS Laser のドキ

ュメントの「ポイントクラウドオペレータ」を参照してください。 
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三角測量のセンサ(OPTIV LTS) 

OPTIV LTS センサーは、可視で変調された光点をターゲット表面に投影する光学三角

測量の原理を使用します。システムはこの光点の反射の拡散部分を表示します。この反

射の品質は、受光光学系による位置分解素子（CMOS）までの距離に依存します。受信

機は、規定された角度でレーザビームの光軸に対して配置されます。 

センサの信号処理装置は、測定オブジェクト上の光点からセンサまでの距離を計算しま

す。これは CMOS 素子の出力信号を介して行われます。 

OPTIV LTS パラメータ 

センサーの周波数 

センサーの周波数は、毎秒の測定数を示します。7.5ｋＨｚの最大周波数で、システム

はＣＭＯＳ要素を毎秒７５００測定値に露光します。 

測定結果を改善するには： 

• 周波数が低いほど、最大露光時間は長くなります。 

• 明るくて艶のない測定対象物には高い周波数レートを使用してください。 

• 暗いまたは明るい測定対象物（例えば、黒い塗装面）には低い周波数レートを使

用します。 

オートランプと露光時間 

自動ランプモードでは、センサーは異なる測定面に対して可能な限り最高の信号強度を

達成するのにかかる最適な露光時間を決定します。手動モードでは、ソフトウェアがビ

デオ信号を表示する時の露出時間を決定できます。最大 95％の信号品質を達成するた

めに露光時間を変えてください。露光時間はユーザー定義の頻度を変えません。 
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OPTIV LTS プローブ計測値ウィンドウ 

OPTIV LTS がアクティブセンサーの場合、[プローブ計測値]ウィンドウには X、Y、Z

の各計測値と以下の情報が表示されます： 

強度: - この計測値は、円形のグラフィックに表示される割合です。値が 95％を

超えると、グラフィックの灰色以外の部分が赤に変わります。 

距離 - この値は円形のグラフィックで表示されます。この値がセンサー範囲の上

限または下限の 10%内である場合、グラフィックのグレイでない部分が赤色に変

ります。 

走査測定 

センサーを最適な設定で配置した後、グラフィック表示ウィンドウの CAD から選択す

るか、プローブツールボックスダイアログボックスの[ヒットを取る]アイコンをクリッ

クして点を選択し、1、D、および 2 点を入力します。 

座標が更新されると、テストまたは要素を作成することができます。 
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実行モードについての注意:  

 定義済み - 最初の実行が再ティーチングと同じように行われます。以降の実

行には、定義されたパスのスキャンを実行します。 

再学習 - （FDC）を初めて及びその以降の実行は、センサの範囲内の表面を追跡します。 

再学習 - （非 FDC）初めて及びその以降の実行は開始、方向点及び終了点から派生し

た直線スキャンを実行します。追跡は行われません。 

Mycrona - トラッキングは、専有の Heartbeat アプリケーションでオン/オフに切り替

えることができます。 

点の測定 

最適設定でセンサの配置が行われると、ダイアログボックス上の位置読み取りアイコン

を選択して座標を更新します。その後、要素をテストまたは作成することができます。 
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ポイントクラウドのクリックによる面上点の定義 
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ポイントクラウド 

以前にスキャンしたポイントクラウドデータからオーディオ機能を抽出することができ

ます。 

このポイントクラウドパラメータは自動要素が抽出される COP コマンドを定義します。 

ポイントクラウド選択による要素の抽出を選択するには、リストから以前スキャンされ

たポイントクラウドを選択します。PC-DMIS が定義された CWS スキャンパラメータ

を使用し、自動要素を直接測定できるようにするには、無効されたを選択します。 
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幾何学要素ﾍﾞｰｽのｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ 

PC-DMIS は、横と縦のボックスに距離を入力すると、Vision データを水平方向と垂直

方向の両方でクリップできます。要素の抽出時にこの距離は定義された距離の外側にあ

るすべてのレーザーデータをクリップし、それらのデータを除外します。 

フィルター 

外れ値を削除 - このチェックボックスがマークされると、標準偏差の倍数オプションの

値に基づいて要素から外れ値が除外されます。 

要素のエクストラクタは、すべてのポイントに基づいて標準偏差を取得する最初の試み

で要素を内部的に 2 回以上評価します。 

連続した試行では、Σ で乗算された外れ値の範囲内にある点のみを使用してフィルター

は要素を再評価します。偏差のガウス分布では、シグマは要素の適合のために使用され

るのに最適な点の 68.2%の範囲となります。 

標準偏差倍数 - このオプションの値は、フィルタの選択を定義します。これは、

一般に 0 より大きい実数です。m が選択された値である場合、抽出円錐から離れ

るすべての走査点は mx の実際の標準偏差（つまり、算出した要素の測定点の標

準偏差である）よりも大きいから切り離されていることを意味します。したがっ

て、m の値はより低くければ、より多いフィルタが選択できます。 

実行中に計測値はできません。 

ユーザーは常に CAD をクリックすることで面上点を定義します。CAD が存在しない

場合、パートのスキャンを実行し、ポイントクラウドの個々の点をクリックすることで

面要素を定義することができます。または、ポイントクラウドから要素をボックス選択

できます。 

ポイントクラウドの点からサーフェスポイントを定義するには： 

1. 必要な面上点が存在するパートの面をスキャンします。 
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2. 自動要素ツールバーから自動面上点を選択するか、または挿入 | フィーチャー| 

自動| 面上点。これにより [要素の自動作成] ダイアログ ボックスを開きます。 

3. 下記のうちの 1 つを行います。 

• 要素の理論位置を最もよく定義するポイントクラウドから点を選択します。 

• PC-DMIS がドラッグされたボックス内の点から要素を抽出するように、

ボックスをポイントクラウドの上に直接にドラッグします。  

PC-DMIS は、選択に基づいて面上点を定義します。 

点の選択による要素の定義 

面上点の位置を定義するには、測定されたサーフェスエリア内の必要な場所で１つの点

を選択します。 

ボックス選択による要素の定義 

学習モードでは、ポイントクラウドの上で目的の要素の周りのボックスをドラッグして、

選択したデータポイントを使用して面上点を抽出することができます。この機能には以

下の制約が存在します: 

• PC-DMIS は表面ベクトルのみを計算します。多角形要素などに対しては、角度

ベクトルを手動で定義する必要があります。 

• ボックス選択の中に Z 軸の複数の深さで点が含まれる場合、要素の抽出結果が

良くない場合があります。ボックスを選択する前に、取得したものを切り取るか、

COP/OPER,SELECT を使用してこれらの点を除外することによって、この問題

を避けることができます。 
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はじめに 

Vision 測定機を使用して PC-DMIS Vision を使用する前に、お使いのシステムが正しく

準備されているか確認するために、いくつかの基本的な手順を行う必要があります。 

 以下の場合に最良の測定結果が得られます： 

• 光学測定システムは薄暗い部屋に設置されています。 

• 部屋には、覆われていない窓や明るいランプがたくさんありません。 

• 部屋の温度変化はほとんどありません。 

PC-DMIS Vision を開始するには以下の手順に従います： 

ステップ 1: PC-DMIS Vision のインストールおよび起動 

光学測定システムで作業を始める前に、PC-DMIS Vision がコンピュータシステムに正

しくインストールされていることを確認してください。 

PC-DMIS Vision をインストールするには: 

1. LMS ライセンスまたはポートロックが Vision オプションでプログラムされてい

ることを確認します。また、Vision タイプリストからの適切な Vision プローブ

タイプをライセンスにプログラムしている必要があります。PC-DMIS インスト

ール前に、ユーザーのライセンス構成が正しくなければなりません。これによっ

て、適切な Vision コンポーネントがインストールされます。ライセンス構成に

ついて支援が必要な場合は、お近くの PC-DMIS ソフトウェア販売店にお問い合

わせください。 

2. PC-DMIS をインストールします。それを行う際には、Readme.pdf ファイルに

あるリリースノートを参照してください。 
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3. 特定の校正テストがビジョン機械に対して完了していることを確認してください。

これらのテストは訓練された専門家が行う必要があります。コンピュータシステ

ムに以下のファイルがあることを確認して、機械がいつでも稼働できる状態にあ

ることを検証することができます。これらのファイルは PC-DMIS をインストー

ルしたルートディレクトリにあります。 

• *.ilc: - .ilc 拡張子の付いたファイルは機械のランプの校正プロセス中に作

成されます。それらは各ランプと光学レンズの組み合わせの照明校正デー

タを格納します。 

• *.fvc、*.mcf、*.ocf および*.odc - これらのファイルはユーザーの機械の光

学装置の校正中に作成されます。それらは、ピクセルサイズを実際の単位

にマップし、光学一軸性および焦点性誤差を修正するために必要な校正デ

ータを保存します。 

• Comp.dat: - このファイルは機械のステージの校正中に作成され、X、Y お

よび Z 軸上の位置の校正を保存します。 

これらの校正ファイルは常に存在するわけではなく、PC-DMIS Vision を実行する

のに必要ではありません。これが新規インストールである場合、ファイルはそこ

に存在しません。これらのファイルは PC-DMIS 内部で校正を実行するときに作

成されます。 

 いかなる状況であっても、これらのファイルを変更しないでください。

訓練を受けたサービス技術者がシステムのこれらのエリアにキャリブレーション

の調整を行う必要があります。 

4. オンラインモードで PC-DMI を起動するには、スタート|プログラム| <Version> 

| <Version>オンラインを選択します。ここで、<version>は PC-DMIS のバージ

ョンを表しています。 
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5. 既存の測定ルーチンを開くか、新しい測定ルーチンを作成します。新しい測定ル

ーチンを作成する場合、 プローブのユーティリティダイアログ ボックスが表示

されます。 

ステップ 2: システムをホームします 

PC-DMIS Vision を開始したら、システムのホームに準備ができています。 

マシンのスケールのエンコーダのゼロ位置を見つけるために進む前にシステムをホーム

してください。原点復帰方法はシステムによって異なる可能性がありますが、ほとんど

の DCC のビジョンシステムが起動時に自動的にホームになります。特定のシステムを

ホーミングに関する追加情報が必要な場合は、ビジョンのマシンに付属のマニュアルを

参照してください。 

ステップ 3: ビジョンプローブ ファイルを作成します 

プローブ(カメラ) タイプが未定義の場合は、プローブユーティリティ ダイアログ ボッ

クスを使用してプローブファイルを作成します。 

ビジョンプローブに新規プローブ ファイルを作成するには： 

1. [挿入 | ハードウェア定義 | プローブ ] メニューオプションを選択します。プロー

ブユーティリティダイアログボックスが表示されます。（新しい測定ルーチンを

作成するたびにこのダイアログボックスが自動的に表示されます。） 
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プローブ ユーティリティ ダイアログ ボックス 

2. ビジョンプローブを最適に説明するプローブファイル 名を入力します。 

3. 強調表示: 定義されているプローブがありません 

4. プローブの説明ドロップダウンリストから適切なプローブ交換機を選択して下さ

い。 

5. 必要に応じて、プローブの定義が完了するまで、「空の接続」の場合と同じ方法

で追加コンポーネントを選択します。完了すると、定義されたチップが アクテ

ィブチップリスト に表示されます。 

6. プローブの画像が表示されなくなったことに注意してください。通常これは望ま

しいことで、測定しているパートの表示を妨げません。プローブコンポーネント

をダブルクリックしてプローブコンポーネントの表示を有効にし、編集プローブ
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コンポーネントダイアログボックスを開きます。このコンポーネントを描画の隣

のチェックボックスを選択します。 

プローブ定義の詳細については、PC-DMIS Core 文書の「ハードウェア定義」章を参照

してください。 

ステップ 4: Vision チップの編集 

ビジョンチップを作成したら、プローブのユーティリティ ダイアログボックスから 編

集を選択して、選択されたチップのプローブデータを編集します。デフォルト値は定義

されたプローブに応じて提供されます。これによって、プローブデータの編集ダイアロ

グボックスが開きます。 
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ビジョンチップのプローブ データのダイアログ ボックスを編集します 

指定ビジョンプローブに応じる必要としてビジョンチップの以下の値を編集してビュー

できます。 

チップ ID: 提示プローブのデータのチップ ID を表示します。 

DMIS ラベル: このボックスは、DMIS ラベルを表示します。DMIS ファイルのインポー

ト時に、PC-DMIS は、この値を用いて、インポートされた DMIS ファイル内の

SNSDEF ステートメントを識別します。 

XYZ センター: カメラの焦点のセンター。これは「校正プローブ設定」で更新されたの

で、 カメラとタッチプローブは同じ基準で管理されます。 
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シャンク IJK: これらの 3 つの値はその光学レンズが指している方向に光ベクトルを提

供します。 

レンズマグ: 定義されたプローブのレンズの倍率を表示します。 

カメラ ID: 使用しているカメラの ID を提供することができます。デュアルカメラのサ

ポートについては、整数はこのヒントはフレームグラバカメラからそのイメージを取っ

て 0 または 1 を入力します。 

CCD ピクセルサイズ: この領域の画像データのピクセルサイズは評価されます。より

小さな数値はイメージのキャプチャのより高い解像度を表示します。 

最小 FOV: この値によって、表示サイズの最小許容フィールドを調整することができま

す。 

最大 FOV: この値によって、表示サイズの最大許容フィールドを調整することができま

す。 

最小 NA: この値は、最小許容数値アパーチャを提供することができます。 

最大 NA: この値は、最大許容数値アパーチャを提供することができます。 

 NA は一般的に顕微鏡対物レンズに印刷され、ソフトウェアによって使用され

て適切なフォーカス範囲を推定します。未定義の値は-1 です。 

CCD 幅: 光デバイスのビデオフレームの幅を提供します。 

CCD 高さ: 光デバイスのビデオフレームの高さを提供します。 

CCD センターX: ビデオフレームの X 軸光学センターを提供します。 

CCD センターY: ビデオフレームの Y 軸光学センターを提供します。 
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 CCD 幅、高さおよび中心 XY はビジョンプローブの光学中心を校正するとき

に使用され更新されます。「光学中心の校正」を参照してください。 

CCD ガッター(TBLR): これらの値によって、校正および測定中に回避すべきカメラ画

像の端周辺の上部（T）および下部（B）の行数 (ピクセル) と左（L）および右（R）の

列数 (ピクセル) が決まります。一部のカメラではこの領域に「デッドピクセル」と表

示されます。 

校正日: ビジョンチップが校正された日付を表示します。 

校正時間: ビジョンチップが校正された時間を表示します。 

フォーカスエリア 

遅延: フォーカスのモションは正またはアップである場合には、フォーカスの動きを秒

単位で時間を遅延して起動して安定します。 

レイテンシ: ステージ位置とフレームのデータが記録されている場合の間に秒単位での

平均時間。 

ダウン遅延: フォーカスのモションは負の値またはダウンである場合には、フォーカス

の動きを秒単位で時間を遅延して起動して安定します。 

フレーム/秒: フォーカス時に秒あたりの測定フレーム数。 

深さ: ビューの X 寸法サイズのフィールドの表とフィールド因子の対応する深さ。 

 

ニックネーム:ユーザーが定義するルビーに与える名前。 
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ステップ 5: 実行校正 

ビジョンプローブで測定を開始する前に、ほとんどの場合、機械上で様々なキャリブレ

ーションの手順を実行する必要があります。これらは下記を含みます: 

• 光学中心 

• 光学 

• ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 

• プローブオフセット 

ビジョンプローブの校正について詳しくは、「ビジョン・プローブの校正」トピックを

参照してください。 

ステージの校正および認定については、Hexagon 社のテクニカルサポートにお問い合

わせください。 

 

ステップ 6: 機械オプションを変更します 

ビジョンプローブファイルを作成して機械オプションを変更したプローブのチップデー

タを編集しました。マシンのオプションはビジョンのマシンでの作業のさまざまな側面

を制御します。 

ビジョン機械オプションを編集するには： 

1. 編集| カスタム設定| 測定機インタフェース設定 メニューオプションを選択して、

測定機インターフェイスの設定 ダイアログ ボックスを開きます。 

2. 「機械オプションの設定」章に説明される値を調整します。 
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フレームグラバー 

フレームグラバー とは、アナログビデオ信号をデジタル信号に変換する PC ボードで

す。これはソフトウェアが次に取得および解析できる個別のピクチャーまたはフレーム

を作成します。PC-DMIS Vision では、ビデオデータ入力として複数のフレームグラバ

ーをサポートします。フレームグラバーがアナログカメラからのライブ画像を PC-

DMIS のライブビューに供給します。 

デジタルカメラはビデオ画像データをすでにデジタル形式で提供しているため、カメラ

とフレームグラバーを組み合わせた形で機能します。 

PC-DMIS Vision がカメラの画像を処理する前に、カメラまたはフレームグラバー用の

ベンダー固有ソフトウェアをインストールして設定する必要があります。デジタルカメ

ラは工場で提供される構成ファイルを使用して、カメラ動作を機械および PC と一致さ

せます。 

Vision プローブの校正 

プローブユーティリティダイアログボックスで Vision プローブを校正することができ

ます。大部分の場合、Vision プローブで測定する前に、それぞれの校正を完了する必要

があります。 

このダイアログボックスにアクセスするには、[編集ウィンドウ]から既に追加されてい

るプローブを選択します。それから、F9 をクリックするか [挿入 | ハードウェアの定義 

| プローブ ] メニュー項目を選択します。 
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[プローブ ユーティリティ] ダイアログ ボックス - 指定の Vision プローブ 

必要な部品を使用して Vision プローブを定義します。アクティブなチップ一覧からチ

ップを選択し、[測定]をクリックして[プローブの校正]ダイアログボックスにアクセス

します。 
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[プローブの校正] ダイアログ ボックス 

[プローブの校正] ダイアログボックスでは、以下の校正を選択して実行できます。下記

に記載された順番で校正する必要があります。 

• 光学中心の校正 

• 光学校正 

• ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの校正 

• ﾌﾟﾛｰﾌﾞｵﾌｾｯﾄの校正 
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 プローブオフセットと照明の校正の場合、最初にピクセルサイズを校正する

必要があります。そうしない場合、PC-DMIS は校正ボタンを無効にし、ダイアログボ

ックスに警告メッセージを表示します。詳しくは、「光学装置の校正」トピックの「ピ

クセルサイズ」の説明を参照してください。 

光学中心の校正 

この手順はズームセルの光学中心位置を校正します。光学中心とはセルがズームしたと

きにカメラの視界内で要素が横方向に動かない位置のことです。この位置情報は、倍率

が変更されると画像ビューを安定に保ちます。これにより、異なる倍率の要素間の測定

誤差が最小限に抑えられます。この位置を視界の中心付近に保ち、最大の視界を活用で

きるよう光学装置のハードウェアを組み立てる必要があります。光学中心の校正はソフ

トウェアでその位置が微調整されます。関連する要素は同じ倍率で測定することが望ま

しいです。画像内で横方向にシフトせずにズームセルが倍率を変更できるかを一軸性と

呼びます。焦点を変えずに倍率をズームセルが倍率を変更できるかを焦点性と呼びます。 

カメラやステージに物理的な変更が行われません。行った変更はすべてグラフィックの

表示ウィンドウの [Vision] タブのみに現れます。 

 [プローブツールボックス] ダイアログ ボックスを開き、[ゲージ] タブを選択し

て十字ゲージを選択してから、光学中心の校正を開始します。これによって、Vision

タブに十字ゲージが表示されます。 

光学中心を校正するには: 

1. [プローブの校正] ダイアログ ボックスのドロップダウンリストより、[光学の校

正] を選択します。 

2. [校正]をクリックして、[光学中心を校正する]ダイアログボックスを開きます。 
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[光学中心の校正] ダイアログ ボックス 

3. [校正中心] を指定します。PC-DMIS Vision ではあらゆるサイズのビデオフレー

ムをサポートしますが、最も一般的なものは 640 X 480 および 768 X 576 ピク

セルです。[X ピクセル] および [Y ピクセル] ボックスの値を編集し、ビデオフレ

ームの光学中心の位置を調整します。 

 最初に表示された値はサービス担当者によって設定されています。光学

装置に関して光学装置またはカメラに物理的な変更を行った場合、光学中心の値

を再検証する必要があります。 

4. ボタンをクリックして最高レベルの倍率に進みます。レンズを完全にズーム

インさせて、はっきりと見えるように照明を調節する必要があるかもしれません。 

5. 微小なごみの粒子を特定し、ステージを手動で移動し十字の中心がごみ粒子と一

致するようにします。 

6. ボタンをクリックして最小の倍率に進みます。レンズを完全にズームアウト

させて、はっきりと見えるように照明を調節する必要があるかもしれません。 
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7. [十字] の中心が「ちり」と一致しない場合、[手動で移動された中心] エリアの矢

印をクリックし [十字] が「ちり」と整列するようにします。「ちり」と整列し

たら、4 から 7 までのステップを繰り返します。 

8. 高倍率から低倍率へ変えたときに認識可能なシフトが存在しないか、または 1 

ピクセル未満の場合、[校正] をクリックして [校正中心] の値を手動で調節した値

に更新します。 

9. [一軸性] が設定されたら [閉じる] をクリックします。 

光学校正 

このオプションは、システムの光学装置を校正します。PC-DMIS は 5 つの別々の校正

をサポートします（ハードウェアと利用可能な校正アーティファクトによって異なりま

す）。 

• ピクセルサイズ - この校正方法はズームセルの倍率範囲全体で、または与えられ

た光学装置の構成で視界のサイズを校正します。光学装置の校正間隔はメーカー

のガイドラインに従ってください。ズームセルまたは顕微鏡が変更された場合 

(修理に出された場合など) はいつも、光学倍率を再校正する必要があります。 

• 2D レンズの歪み - この校正方法はズームセルの倍率範囲全体で、または与えら

れた光学装置の構成で視界 (FOV) の非線形誤差を校正します。これによって、

特に低倍率の光学装置で、FOV の中心から離れた点における測定精度が大幅に

向上します。 

• カメラの回転 - この校正法は、ステージに対するカメラの回転を校正し、あらゆ

る回転を削除します。これは、特に CMM-V システムに不可欠です。 

• 一軸性/焦点性 - この校正法では、レンズの中心および視界の中心が常に一致し

ます。このオプションは以下の条件が真の場合にのみ利用可能です: 

• ズームレンズを使用している。 
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• 選択したランプが事前に校正されました。「照明の校正」を参照してくだ

さい。 

• ピクセルサイズの校正を選択しました。 

• 焦点 - これは様々なレベルの倍率における一連の焦点調整によって校正される焦

点深度および待ち時間の校正方法です。 

 ズームセルをが自動的に校正した場合、特定の倍率での校正を実行する必要

はありません。そうでない場合、PC-DMIS は校正プロセス完了時にメッセージを表示

します。 

光学系を調整するには、次の手順に従います： 

1. [プローブの校正] ダイアログ ボックスの一覧から、[光学装置の校正] を選択しま

す。 

2. [校正]をクリックして、[光学装置を校正する]ダイアログボックスを開きます。 
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[光学装置の校正] ダイアログボックス 

 校正手順が開始されたら、校正標準を移動しないでください。 

3. 以下の [校正エリア] より、必要なオプションを選択します: 

• ピクセルサイズ - このオプションは異なる倍率でピクセルサイズを校正し、

測定された要素のサイズを決定します。 

• 2D レンズの歪み - このオプションはカメラ画像での任意の 2D 歪みに対す

る校正を実行します。 

• カメラの回転 - このオプションでは、PC-DMIS Vision はステージに対して

どれだけカメラが回転するかを決定することができます。次に、PC-DMIS
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は必要な調整を行います。ユーザーが 2D レンズの歪み校正オプションを

有効すると、ソフトウェアは自動的にこのオプションを有効にします。 

• 一軸性/焦点性 - このオプションを選択すると、PC-DMIS はピクセルサイ

ズの校正を使用して一軸性/焦点性の校正を実行します。このプロセスによ

って光学中心を校正する必要がなくなります。このオプションは

HexagonMI スライド(Hexagon Manufacturing Intelligence)を使用し、測定

機がズームレンズを使用するときにのみ使用できます。固定 (非ズーム) レ

ンズを使用する測定機に対しては「光学中心の校正」オプションを使用し

ます。また、「一軸性校正モード」トピックを参照してください。 

精度 - 一軸性/同焦点の校正には 2 つの方法があります。 

o [通常] では FOV (ピクセルサイズ) の校正で使用したのと同じ矩形上

で校正が行われます。この方法では校正プロセスが高速になります。 

o [高精度] では校正基準の同心円上で校正が行われます。この方法のほ

うが高品質な結果が得られますが、実行に時間がかかります。 

• 焦点 - このオプションは深度および待ち時間に焦点の校正を実行します。 

4. 設定エリアから較正設定を選択します： 

• 照明 - 照明源を選択します。通常は下またはサブステージからの照明を使

用すると、エッジのコントラストがより鮮明になるので校正が最適に行わ

れます。現在の照明設定を使用し、校正中に照明を変更しない場合は<現

在>を選択します。そうすると CMM-V はリング照明を使用し、その光源

のデフォルトに設定します。 

• 焦点 - レンズ N.A. - 既知の場合、現在のレンズの開口数（N.A.)を指定し、

既知でない場合、このボックスは空白になります。この値を使用すると校

正プログラムが校正中に使用するフォーカスを最適化できます。 
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• 焦点 - 範囲: 開口数が指定されていない場合、焦点の範囲を指定します。こ

れは、フォーカスされる範囲を提供します。 

• 自動範囲 - このチェックボックスを選択すると、使用する最適なフォーカ

ス範囲が自動的に計算されます。（このオプションはすべてのシステムで

利用可能というわけではありません。） 

5. [校正]ボタンをクリックします。ソフトウェアは校正基準がクリーンでかつ X 軸

に沿っている必要があることを知らせるメッセージボックスを表示します。また、

基準が上を向いているか確認する必要もあります。 

 

 校正プロセスはノイズおよびごみの除去テクニックを利用しますが、汚

れた校正基準は校正エラーを引き起こしたり精度の低い測定値を生じる原因とな

ります。塵、ごみ、指紋、またはその他の物質を校正基準のガラス部品から完全

に取り除いてください。消毒用アルコールなど沈殿物のない洗剤と、糸くずの出

ない柔らかい布がよく使用されます。また、校正標準が位置するステージガラス

を清掃してください。お手入れの方法については、ハードウェアの文書を参照し

てください。ガラスの基準を搭載したステージが校正中に動く場合、クレイやパ

テを使用して基準をステージに固定する必要があります。 

6. 基準長が測定機の X 軸に沿うようにステージに校正アーチファクトを配置しま

す。ROI スライドについては、大きなターゲットを左側 (-X 方向) に、小さなタ

ーゲットを右側 (+X 方向) におくようにしてください。ステージの X 軸をスキャ

ンしながら基準の水平線を観察し、X 軸に沿っているか確認してください。線が

視界内、理想的には中心付近に存在していなくてはなりません。 
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7. OK ボタンをクリックします。ターゲットを中心に置くよう求めるメッセージが

現れます。 

8. ターゲットがカメラの視界内に完全に収まるよう配置します。このターゲットは

視界のほぼ中心にあり、かつ焦点が合っていなくてはなりません。フォーカスは

最適でなくても構わず、ソフトウェアのフォーカス処理用に適切な開始位置であ

れば結構です。 

9. OK ボタンをクリックします。DCC 機械が備えてある場合、それは自動的にタ

ーゲットに焦点を合わせます。手動の測定機を使用している場合、ソフトウェア

はターゲットに焦点を合わせるように促すプロンプトを表示します。 

10. 手動コントロールを使用して、視界内で矩形または正方形校正基準のほぼ中心に

来るよう光学測定システムを移動します。PC-DMIS は光学装置に基いてターゲ

ットのサイズを決定します。 

 残りの校正処理中は Z 位置やフォーカスを変更したりしないでください。 

11. ターゲットに中心を合わせたら [OK] ボタンをクリックします。選択した校正オ

プションに基いて校正ルーチンが以下のように自動的に進みます。 

• 測定機が DCC 照明コントロールをサポートしている場合、かつ照明フィ

ールドで照明ランプが選択されている場合、PC-DMIS Vision はあらゆる

倍率にわたりターゲット (または一連のターゲット) を測定する場所で照明

のグレースケール調整を実行します。 

• システムに手動照明コントロールがある場合、必要に応じて照明レベルを

増すか減らすよう求められます。 

• ピクセルサイズを選択すると、PC-DMIS は一連の校正ターゲットを自動的

に測定します。 
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ピクセルサイズの校正 

• 2D レンズの歪みを選択すると、ピクセルサイズの校正における各倍率で、

PC-DMIS Vision は、FOV の大部分をカバーする長方形パターンにおいて

1 つまたは複数の中実円ターゲットを測定します。ソフトウェアが最初の

円を自動的に見つけない場合、PC-DMIS Vision は指定された円を FOV の

中心に移動するようにユーザーに促します。 
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2 次元レンズの歪み 

• 一軸性/焦点性精度下の精度ドロップダウン一覧で、標準精度を選択した場

合、PC-DMIS Vision はピクセルサイズの校正の場合と同じ矩形を使用して

一軸性/焦点性の校正を実行します。 

• [焦点] が選択されると、 システムは焦点を様々な拡大レベルで行き来しま

す。PC-DMIS は焦点の校正を実行して、焦点の深さおよび待ち時間を決定

します。 
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焦点の校正 

• [カメラの回転] を選択すると、PC-DMIS Vision は何度も別の位置でスライ

ドの下で線を測定して、ステージ回転に対するカメラを特定します。PC-

DMIS が計算する回転角が 5 度より大きい場合、ハードウェアを物理的に

調節して角度を小さくするよう警告メッセージが表示されます。これは、

校正の補償に適用できますが、ステージに対して物理的にリスト/カメラを

調整することをお薦めします。 
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カメラ回転の校正 

• 一軸性/焦点性の精度ドロップダウンリストで高を選択すると、PC-DMIS 

Vision は「ターゲットで HexagonMI 標準同心円を整列させてください」

というメッセージを表示します。下の画像に示すように円を整列させ、

[OK] をクリックします。 
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ターゲットの中心に合わせた HexagonMI 標準同心円 

校正プロセスが継続されます。校正プロセスは、異なるレベルの倍率で一連

の測定値に焦点を合わせてそれらを取得します。このプロセスによって、焦

点範囲で光学中心と焦点深度が一致します。すなわち、ある倍率で焦点を合

わせ円を測定した場合、別の倍率で同じ XYZ 位置が提供されることと意味

します。 

12. 校正が終了すると、PC-DMIS はバックグラウンドで一連の動的測定ルーチンを

生成して実行します。これは、校正データのサブセットを測定するのに基本的な

検証を実行するために行います。各ターゲットはこれらの測定ルーチンで測定さ

れている際に、[光学装置の校正] ダイアログ ボックスにある [ステータス] エリ

アにステップ番号を表示するメッセージが現れます。 
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ピクセルサイズおよびエラーが表示されたステータスメッセージ 

13. ピクセルサイズ検証がありますが、それはデフォルトではオフであり、PC-

DMIS 設定エディターの ProbeQualVisionOpticsCalPixelSizeVerifyEnabled レジ

ストリエントリによって制御されます。このレジストリが有効な場合、PC-

DMIS は校正の最後で校正データのサブセットを測定する基本検証を実行します。

各ターゲットはこれらの測定ルーチンで測定されている際に、[光学装置の校

正] ダイアログ ボックスにある [ステータス] エリアにステップ番号を表示するメ

ッセージが現れます。 

 

[検証完了] ダイアログ ボックス 

ピクセルサイズ検証ダイアログボックスが表示されると、再実行をクリックして

検証を再実行できます。これは、エラーが単に検証上の例外であるかを判断する

際に便利です。検証が何度も失敗する場合、ピクセルサイズの校正全体を再実行

してみてください。校正と検証の両方が何度も失敗する場合は、Hexagon 社のテ

クニカルサポートに連絡してください。 
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[続行] をクリックすると検証結果を受け入れることができます。 

 PC-DMIS 設定エディタの [プローブ校正] セクションには、ピクセルサ

イズの校正に影響を与えるレジストリエントリが記載されています。 

14. [閉じる] ボタンをクリックして [光学装置の校正] ダイアログボックスを閉じます。

また、校正結果を[校正結果]ダイアログボックスに書き込むことで、後で校正結

果を表示することもできます。結果を表示するには、プローブのユーティリティ

ダイアログボックスの実績ボタンをクリックします。 

 

[校正結果] ダイアログ ボックス 

これで、視界をの校正が終わりました。測定機に使用したいレンズごとに手順を繰り返

します。 
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 CMM-V カメラでは、A0B0 リスト角度の代わりに FOV を校正するだけで

す。「校正アーチファクトホルダー(パーツ番号: CALB-0001)」の下にある CMM テー

ブルに白色の反射紙を置いても良いでしょう。「校正アーチファクトホルダー」にはガ

ラス製のスライド (CALB-0002) とリングゲージ (CALB-0003) が含まれています。アー

チファクトホルダーは CMM-V カメラの校正に使用します。 

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの校正 

この校正手順では、測定機のランプを校正することができます。ランプを校正すると、

照明範囲が線形でありズームしたセルでの倍率の変更がハードウェアの機能内でパート

の照明を大幅に変更しないことを確保します。 

以下の場合に光学装置の照明を校正する必要があります: 

• ランプを変更または交換した場合はいつでもランプを再校正する必要があります。 

• 部屋の照明を大幅に変更した場合 

• ランプの寿命内で定期的に。 

• 輝度を変更したかカメラの設定を取得したとき。 

• 光学装置を交換したとき。 

• ズームセルを修復したとき。 

• カメラを交換したとき。 

• 「光学装置の校正」を行う場合は、一軸性/焦点性を校正する前。これは、この

校正に必要です。 

ランプを校正するには: 
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1. [プローブの校正] ダイアログ ボックスのドロップダウンリストより、[照明の校

正] を選択します。  

2. [キャリブレーション]をクリックして、括弧で囲まれた較正日付を持つ[イルミネ

ーションの較正]ダイアログボックスを表示します。ランプが較正されていない

場合は、括弧内のテキストに「未較正」と表示されます。 

 

[照明の校正] ダイアログ ボックス 

3. 校正が必要なランプの隣のチェックボックスを選択します。 

4. ランプの種類に応じて、以下に示すような校正準備を行います: 

• サブステージ (下/プロファイル) ランプでは、校正中はステージがクリア

され、画像はステージ上で焦点を当てられている必要があります 

• 上 (表面/リング) ランプでは視界にアーチファクトや紙切れがあり、画像

は面上で焦点を当てられている必要があります。 
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5. 適応可能のモードチェックボックスをマークして、必要に応じて適応可能な校正

モードを校正処理に適用します。 

 

適応可能モードのチェックボックスがマークされた[照明の校正] ダイアログ ボ

ックス 

 適応可能の校正モードは、既存の測定ルーチンに問題が発生することが

あります。適応型キャリブレーションモデルがなければ、一部のハードウェア構

成の中のレベルは不具合です。カメラで見られる実際の照明は、指令値と一致し

ませんでした。適応校正モードで照明が校正された後、カメラで見られる機械照

明は、指令値と一致します。 

6. [校正] をクリックします。校正プロセスが開始します。このプロセスは数分かか

ります。 
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• ズームセルのあるシステムでの校正中、PC-DMIS Vision は [拡大ステッ

プ] 値に示すように照明の測定用に別の倍率を選択します。この値は現在

の倍率を表示し [プローブツールボックス] の [倍率] タブに表示される値

に対応しています。 

• また、校正では異なる倍率での異なるコマンドによる照明値に対応した照

明強度も設定します。[照明のグレースケール] ではこの照明の強度が示さ

れています。0 (黒) から 100 (白) までの値をとります。 

 

照明の校正 - 進行中 

• 校正が完了すると、[照明の校正] ダイアログ ボックスが校正されたラン

プ用に新しい日付を表示します。 

▪ [閉じる] ボタンをクリックするか、ステップ 3 から 5 を実施して

別のランプを校正します。 
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▪ [強制終了] ボタンは校正中のみ使用できます。このボタンは校正を

中断し、プロセス中に収集したデータをすべて破棄し、現在のラン

プに対して事前にあった校正ファイルを回復します。 

プローブｵﾌｾｯﾄの校正 

この校正手順では、Vision プローブのプローブオフセットを決定できます。また、PC-

DMIS Vision では様々な種類のプローブ チップから成るマルチセンサー構成を校正で

きます。例えば、Vision プローブとコンタクトプローブを同じツール (複数可) で測定

し、共通のオフセットフレーム基準を設定できます。各チップに対する校正済みのオフ

セット値は、リングゲージや球などの共通のツールと連動して相互参照されます。詳し

くは「チップとツールの関係」トピックを参照してください。 

共通のツールまたは基準点に対してチップの種類 (コンタクト、コンタクトの組み合わ

せ、Vision、レーザー等すべて) を校正すると、あるチップで取得した測定値を別のの

チップで行う測定に使用することができます。 

プローブオフセットの校正が使用されている時に: 

プローブの校正は以下の時間に使用されます： 

• 測定システムに複数のプローブがあるとき 

• 異なる倍率のビデオプローブがあるとき (1X および 2X レンズまたはデュアルバ

ーチャルカメラなど) 

最初にどのプローブタイプを校正するかは重要なことではありません。しかし、CMM 

では通常、最初に接触プローブを校正し、Vision マルチセンサー機械では、オプティ

カルプローブを最初に校正します。番目の校正中に「校正ツールを移動しましたか? ま

たは測定機のゼロ点を変更しましたか?」という質問が表示された場合、 [いいえ] と答

えてください。. 
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ステージ上でツールの位置が分かり [プローブユーティリティ] ダイアログ ボックスか

ら一たんプローブ チップのオフセットが校正されると、アクティブなプローブの自動

校正手順が測定ルーチンに追加され、測定ルーチンの一部としてプローブのオフセット

を校正します。コンタクトプローブを使用しているため、Vision プローブに対する自

動校正は指定のパラメータセットに基づいて実行されます。 

Vision プローブに関する詳細は、「プローブ定義についての注記 」および「Vision プ

ローブについての考察」トピックを参照してください。 

 プローブ チップオフセットの校正が拡張され、球またはリングツールを使用

したてコンタクトプローブおよび Vision プローブのオフセット校正をサポートするよ

うになりました。この使用法はチップのオフセットおよび直径の校正に対する一般ルー

ルに従います。 

Vision プローブの校正を開始する前に、Vision プローブの光学中心 (ズームセルの場合)、

視界および照明の校正を確実に行ってください。この例では、リングツールが測定に使

用されています。 

Vision プローブオフセットの校正 

 CWS センサーには設定オプションダイアログボックスにタブオプションがあ

りません。CWS センサーのプローブオフセット校正について詳しくは、PC-DMIS 

Laser ドキュメントの「ステップ 4: レーザープローブの校正」を参照してください。 

1. リングの面で Z 測定点を特定します。この点の位置は測定機の座標で定義され、

リングゲージのボアの上中心に相対しています。これは、「プローブツールボッ

クス: [ゲージ] タブ」を使用して実行できます。リングツールを追加するときに

これらの値が使用されます。 
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2. [プローブの校正] ダイアログボックスのドロップダウンリストより、[プローブ

オフセットの校正] を選択します。  

3. [使用できるツール一覧] から必要なツールを選択するか、[追加] をクリックして

新規ツールを定義します。 

 この例では、次の値を持つ 20mm リングツールを指定できます。 

• ツール ID: 20mm リング 

• ツールのタイプ: RING 

• 直径: 20 

• Z 点オフセット X: 15 

• Z 点オフセット Y: 0 

• Z 点オフセット Z: 0 

• 基準奥行き開始：1（リング穴に面取りを収容するために） 

• 基準奥行き終了: 14 

• フォーカスオフセット: -0.5 (最上面からボア円のフォーカス高さまでの Z 

距離を提供します)。 

[付録 B: リングツールの追加]を参照してください。 

  

4. [校]をクリックして、[プローブオフセットを校正]ダイアログボックスを開きま

す。 
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5. 必要に応じて、以下のパラメータを設定します。 

操作モード - デフォルトモードではデフォルト値が使用されます。「ユーザー定

義」では値を変更できます。 

移動 - 手動+DCC モードでは、ツール位置の変更を示すまたは示さないに関わら

ず、シーケンス開始時に 3 つの手動点を取得する必要があります。残りの点は自

動で取得されます。[DCC] モードでは、ツールが移動したことを示さない限りす

べての点が自動で取得されます。 

開始角度 -  デカルト座標系で下または –Z 方向を向いたときに見られる角度です。

開始角ゼロは+X に整列されることを意味します。開始角 90 度は+Y 軸に整列さ

れることを意味します。デフォルト値は０です。 

終了角度 -  デカルト座標系で下方または –Z 方向を向いたときに見られる角度で

す。ゼロの終了角とは+X 方向に整列していることを意味します。90 度の終了角

とは+Y 軸に整列していることを意味します。デフォルト値は 359 です。 
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 ここで指定する開始角および終了角は、コンタクトプローブと球ツール

に使用される角度とは異なり、球赤道から極までの角度に関したものです。 

倍率 - このオプションでは、倍率を 「最大」に設定にするか <現在> の倍率を使

用するかを選択できます。最高の精度を確保するために、Vision プローブのオフ

セットを校正するには「最大」の倍率を使用してください。デフォルト設定は

「最大」です。 

カバレッジ - このパーセンテージは、ゾーンのどの部分が測定に含まれるかを定

義します。デフォルト値は 10%です。 

 開始角、終了角およびカバレッジのパーセンテージはともに円周囲の 

Vision 測定ターゲットの位置およびサイズを定義します。より大きなサイズの円

や高い光学倍率に対しては、カバレッジのパーセンテージを下げると速度の大幅

な向上が達成されます。「プローブオフセットパラメーターの校正に使用する 

Vision ターゲット円の例」トピックを参照してください。 

Z サンプル - これは Z 位置を計算するために取得した Z サンプルの数です。デフ

ォルト値は 5 です。 

照明 XY - この値は XY 測定に使用する照明のソースを示します。通常、リングゲ

ージのボア端には底またはサブステージ照明が使われます。この値を<現在>に設

定して現在の照明設定を使用することも可能です。 

照明 Z- この値は Z 測定に使用する照明のソースを示します。通常、リングゲー

ジ表面ではトップまたはリングの照明が使用されます。この値を<現在>に設定し

て現在の照明設定を使用することも可能です。 
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 リングのランプに対して電球をオンまたはオフにするかについては、ど

ちらの照明設定に対しても <現在> を使用することができます。 

 

 校正にうまく対応した照明設定を見つけた場合、照明のクイック設定を作

成するとこれらの設定を簡単に呼び出すことができます。 

パラメータの設定 - このエリアは Vision プローブ用に保存する設定を作成して、

保存および使用することができます。この情報はプローブファイルの一部として

保存され Vision プローブの設定を含みます。このパラメーターセットは後で測定

ルーチン要素の自動校正を含む校正用に呼び出すことができます。 

パラメータ セットを作成し、名前をつける手順は次のとおりです: 

a. [プローブオフセットの校正] ダイアログ ボックスのパラメータを変更し

ます。 

b. [パラメータ セット] エリアより、[名称] ボックスに新しいパラメータ セ

ットの名前を入力し、[保存] をクリックします。パラメータ セットの名

前が新しく作成されたことを告げるメッセージが表示されます。保存され

たパラメータセットを削除するには、削除をクリックします。 

6. [校正] をクリックします。校正ツールが移動されたか、または CMM のゼロ点が

変更されたことがあるかを尋ねるメッセージが表示されます。 
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• PC-DMIS がステージ上で実際のツールの位置を測定していない場合、[は

い] を選択します。 

• ツールが既に別の種類のプローブで測定されている場合は [いいえ] を選

択します。 

7. チップを校正するか確認するページで [OK] をクリックします。 

 

8. ツールが移動したか 手動+DCC 動作が選択された場合、3 つの十字点を基準要

素のボア円の上で等間隔に配置します。必要に応じてステージ位置や焦点を調節

します。残りの校正手順は自動的に実行されます。それがボアのトップエッジに

焦点を合わせ、ボアの円を測定し、ボアに相対した Z の焦点オフセットに移動

し、Z 位置の焦点の測定が実行されます。リングツールの測定値に基づいて測定

されたオフセットを用いてプローブチップのオフセットデータが更新されます。

ツールが移動されたことが確認された場合、この測定はステージ上のツールの

XYZ 位置を決定します。 
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「プローブオフセットパラメータの校正に使用する Vision ター

ゲット円の例」 

下記の例で、円ターゲットにおける塗りつぶされかクロスハッチングされた領域は PC-

DMIS がエッジ測定を取得する場所です。 

例 1 

この例は、実行時間を少なくしておきたい大きなリング直径および高倍率の光学に適し

ています。 

 

0 のターゲットパターンの開始角、358 の端角、5％の範囲 

例 2 

この例では、詳細拡大リングの直径と長い実行時間が詳細繰り返し測定に許容される高

倍率の光学に適合します。 
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0 のターゲットパターンの開始角、358 の端角、10％の範囲 

例 3 

この例では小さなリング径と低倍率の光学系メディアより適合します。 

 

0 のターゲットパターンの開始角、358 の端角、50％の範囲 

コンタクトプローブのオフセット 

ビジョンプローブの校正に使用したのと同じツールでコンタクトプローブのオフセット

を校正すると、校正によって共通のオフセットフレームが確立されます。 

コンタクトプローブのオフセットを校正するには: 
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1. [挿入 | ハードウェアの定義 | プローブ ] メニュー項目を選択します。 

2. [プローブユーティリティ] ダイアログボックスでコンタクトプローブとチップを

定義します。 

3. [測定] を選択し、[プローブの測定] ダイアログボックスを開きます。 

4. [プローブの測定] ダイアログ ボックスで以下の値を指定します。 

• 動作: 手動+DCC 

• 操作の種類: チップの校正 

• 校正モード: ユーザー定義 

• 開始角度: 0 

• 終了角度: 359 

• 利用可能なツールのリスト：20mm リング（Vision プローブのオフセット

を決定するために使用されたのと同じツールを選択してください） 

5. [測定] を選択し、ツールが移動したか尋ねられたらこの場合は [いいえ] をクリッ

クします。これで、PC-DMIS にステージ上での実際のツール位置を教えること

になります。 

6. チップの確認メッセージで [OK] をクリックします。 

7. メッセージボックスが現れ、ツールの面の下か、ボアの中心から -Y 方向で 1 つ

のヒットを取るよう求められます。[OK] をクリックして接触点を取得します。

校正ルーチンが一連のボア測定、表平面の測定、さらに正確なボア測定、そして

Z オフセット点の測定を実行します。 

これで、両方のプローブがツールを測定し、同じツールの位置データに基づいたオフセ

ット値を持つようになります。 

CMM-V プローブ オフセット 

CMM-V プローブのオフセットを校正するには、以下の手順を実行します: 
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1. CMM-V ビジョンプローブで測定するために使用するすべての角度のタッチプロ

ーブを作成します。 

 使用するタッチプローブは少なくとも 3 つのチップを持つ星型プローブで

なくてはなりません。 

2. 球の指定されたタッチプローブ角度をすべて校正します。 

3. リングゲージの A0B0 タッチプローブ角度を測定します。 

4. 同じリングゲージで A0B0 プローブを測定して、ツールが移動したかと聞かれ

たら、「いいえ」をクリックしてください。 

5. CMM-V プローブを選択したら、[角度を追加] をクリックします。標準の [角度を

追加] ダイアログボックスを表示する代わりに、タッチプローブのリストを伴う

プロンプトが表示されます。 

6. 球で校正したタッチプローブを選択し、[OK] を押します。PC-DMIS Vision が自

動的にこれらの角度を CMM-V ビデオプローブに追加し校正します。 

3 つの直交配置されたスタイラスを備えるするスタープローブ 

スター構成のタッチプローブには、次に示された校正延長端子が含まれていることが推

奨されます。 

 

スター構成のタッチプローブの加重延長 
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チップおよびツールの関係 

プローブチップのオフセット校正はステージ上のツールの位置に基づきます。チップが

校正されツールが移動した場合、ツールのステージ上の位置はチップのオフセットに基

づいて決定されます。チップが校正されていない場合、probe.dat データより公称チッ

プのオフセットが使用されます。 

チップのオフセット校正には共通の基準フレームを維持することが重要です。共通のツ

ールを使用して複数チップを校正する場合、チップは同じオフセット基準フレームを持

つことになります。この基準フレームは 2 番目のツールが移動したと指示して最初の

ツールで構成されたチップを用いてチップのオフセット校正を行うことで 2 番目のツ

ールへ拡張可能です。同じ基準フレームのチップで測定された要素の位置は (装置の測

定性能の範囲内で) 同じ結果を生ずるはずです。同じ基準フレームでないツールでチッ

プを校正し、ツールが移動したと指示しない場合、基準フレームのチップ校正はそのツ

ールに変更されます。異なる基準フレームで校正されたチップを用いて校正された要素

は全く別の結果を生じる場合があります。 

プローブやチップが校正されて折らず球やリングツールがチップの構成に使用されてい

ない場合は新しいシステムと考えてください。球状ツールを使用してコンタクトプロー

ブを校正し、ツールが移動したと伝えます。次に、リングゲージで同じコンタクトプロ

ーブを校正し、ツールが移動したと伝えます。このコンタクトプローブチップの 2 つ

の校正によりツールとコンタクトプローブチップの間に基準点が設定されます。ここで、

Vision プローブのチップをリングゲージで校正します。こうすると、コンタクトプロ

ーブチップおよび Vision プローブチップが同じオフセットフレーム校正基準を持つよ

うになります。球ツールでオフセット校正されたプローブはリングツールが移動したと

伝えたときにリングツールで校正されたので、2 つのツールを用いた 2 つのプローブの

オフセット校正はリンクされています。リングツールが移動したと(または位置が未知

であると)伝えたので、リングツールを用いてコンタクトプローブチップを校正すると、

リングツールのステージ上の位置はコンタクトプローブチップの測定されたオフセット

に基づいて決定されます。コンタクト プローブチップのオフセットは両方のツールの
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ステージ上の位置を決定するのに使用され、次に Vision プローブオフセットはこれら

のツールのうちの 1 つのステージ位置を基準としています。 

球状ツールでコンタクト プローブチップが校正され、その後 Vision プローブ チップが

リングで校正された場合、2 つのプローブチップは相互参照されません。コンタクト 

プローブチップが球状ツールで校正され、Vision プローブチップがリングツールで校

正され、その後コンタクト プローブがリングツールで校正された場合、2 つのプロー

ブチップは同じ基準フレームを持ちますが、これは球状ツールや球状ツールで以前に校

正されたプローブ チップではありません。これは、Vision プローブ チップがリングツ

ールが移動したとしてその位置を決定するのに使用されたが、Vision プローブ チップ

は球状ツールで校正されていないからです。コンタクト チップの基準フレームはリン

グツールと一致するよう変更されました。ツールにわたってチップのリンクを維持する

には、ツールが移動した（すなわちツールの位置が未知である）と伝えるときはいつで

も直前に移動したツールで使用した校正チップは最初のツールの基準フレームにあるよ

うにしなくてはなりません。 

星型チップのコンタクト プローブの下にあるチップはリングゲージでのみ校正できま

す。球状ツールまたはリングゲージと組み合わせた球状ツールは星型プローブチップと 

Vision プローブの間でクロスリファレンスを提供するのに使用されます。通常、この

クロスリファレンスは球状ツールで星型コンタクトプローブのすべてのチップを校正す

ることで実行されます。次に、ツールが移動したと伝えてリングツールの下チップを校

正します。その後、Vision プローブのチップをリングツールで校正します。それから、

球状ツールでコンタクトチップを校正し、リングツールで Vision プローブを校正でき

ます。 

プローブ定義に関する注記 

PC-DMIS が DCC モードで Vision プローブを校正する場合、既存の測定データが使用

されるか、またはそれが利用できない場合はプローブ定義から公称値が使用されます。

PC-DMIS は標準のプローブ定義を probe.dat ファイルに保存し、測定機特有のプロー

ブ定義は usrprobe.dat ファイルの中に作成されます。Probe.dat ファイルは PC-DMIS 
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のアンインストールまたはバージョン アップグレードのインストール時に削除または

置換されますが、usrprobe.dat ファイルは削除や置換されません。 

ツールを視界内に置き高倍率のシステム用に焦点を合わせるための位置度の公差は非常

に小さいので、usrprobe.dat 内にデータを作成するとデフォルトのプローブ属性を微調

整する手段となります。より正確な公称値オフセット情報を提供するためには、測定機

特有のデフォルトチップのオフセット値が必要な場合もあります。 

Vision プローブに関する説明 

コンタクトプローブのハードウェアとは、予測可能な取付点と、プローブの動作によっ

て操作可能な位置分散であるチップの公称オフセットで十分に定義された機械コンポー

ネント (プローブ取付点、プローブ本体、プローブモジュール、プローブ チップ) でア

センブリされている傾向があります。ただし、Vision プローブは非標準の取付ハード

ウェア、作業距離の分散、ハードウェアの調整や校正などがあるため、通常それほど予

測可能にはなりません。このため、プローブ動作で目的のターゲットを見つけるのは一

層困難です。Vision プローブはコンタクトプローブのようにスキャンしないので、分

散はより顕著です。 

測定機の中には、プローブ位置がデフォルトの probe.dat では予測できないような調節

可能なプローブ取付を持つものがあります。より高い倍率や測定機の分散によるこのよ

うな厳密な公差のため、最初に新しいプローブ チップでプローブオフセットを校正す

る際は、たとえそれが既知のツール位置であっても手動 + DCC 実行を行う必要があり

ます。これにより、測定されたチップのオフセットが公称値の代わりに使用されるため、

後続のチップのオフセット校正シーケンスで高品質なオフセット測定データが確保され

ます。 

多くの CMM とは違い、ほとんどの Vision マルチセンサー測定機は単一の標準アーム

端プローブマウントを持ちません。代わりに、光学装置用に専有のマウントとタッチプ

ローブ用に標準のマウントを提供する Z カラムを持っています。プローブの公称オフ

セット値を正確な相対オフセットで定義するために、probe.dat または usrprobe.dat 定

義ではアダプターコンポーネントがよく使用されます。このアダプターは測定機のプロ
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ーブ参照点 (ARM の端など) とプローブの間のオフセット距離を定義します。例えば、

ズームセルのレンズ面を参照点として選択する場合、ズームセルのレンズ面からタッチ

プローブの取付点のオフセット距離を定義するアダプターコンポーネントが必要です。

それから、タッチプローブを定義するためには、アダプターを選択し次にプローブ 

(TP200 など)、そしてスタイラスを選択します。それが完了すると Vision プローブと

コンタクトプローブの間の公称プローブオフセットがハードウェアを推測します。 

光学校正標準証明データの使用 

ビジョンプローブの光学校正時に、証明データ・ファイル(fovcert.dat)がプローブディ

レクトリに存在する場合、PC-DMIS はそれを使用して、ファイルを読み取って設計値

からの校正データを調整します。fovcert.dat ファイルは下記に対するデータをサポート

します。 

• 同軸矩形の X および Y サイズ 

• 同軸円の X および Y 中心位置 

fovcert.dat File に関する情報 

• 最初の行は、ファイル・スキーマ番号でなければなりません。 

• 行のスタートにおいてのセミコロンは行がコメントであることを意味します。  

• 注釈行は空白文字で始まらないかもしれません。 

• [PATTERN]値は、X と Y で測定される長方形端を表示する１６進数 bitmask で

す。端の位置は左から右、およびトップから底までです。例えば、１６進数の

0xAA の値は 2 進法で 1010 1010 です。これは、x 方向の中で 1 番目と 3 番目端

を使用し、かつ y 方向の中で 1 番目と 3 番目端を長方形測定に使用するために

翻訳します。 

• すべての値は mm 単位とします。 
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 この例は下記の簡単な設計上の fovcert.dat ファイルから成ります。 

2 

[PATTERN] 

0xAA 

[RECTANGLES] 

;X サイズ Y サイズ 

17.2 13.2 

10.75 8.25 

6.45 4.95 

4.3 3.3 

2.15 1.65 

1.29 0.99 

0.86 0.66 

0.5375 0.4125 

0.3225 0.2475 

0.215 0.165 

0.1075 0.0825 

0.043 0.033 

[CIRCLES] 

; nom diam centerx centery 

30 0.0 0.0 

20 0.0 0.0 

10 0.0 0.0 

5 0.0 0.0 

2.5 0.0 0.0 

1.25 0.0 0.0 

0.625 0.0 0.0 

0.25 0.0 0.0 
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一軸性校正モード 

一軸性の校正には 3 つのモードがあります： 

• モード 1: このモードは fovcert.dat ファイルからの同軸度データを使用します。

fovcert.dat ファイルが存在し、同軸度認証データを含む場合、PC-DMIS はこの

校正モードを使用します。 

• モード 2: このモードは一連の円を測定して円を 1 つにリンクして、標準で同軸

度誤差を自動的に修正するようにします。fovcert.dat ファイルに同軸度のデータ

が存在しない場合、[ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging ] レ

ジストリ エントリ (設定エディタの USER_ProbeCal セクションに位置) はデフ

ォルト設定の TRUE のままにして、このモードが使用されます。 

• モード 3: このモードは標準の同軸円を測定しそれらが完全に同軸上にあると推

測します。fovcert.dat ファイルが同軸度のデータを含まない場合、

ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging レジストリ エントリは 

FALSE に設定され、PC-DMIS はこの校正モードを使用します。 

関連するレジストリエントリの ProbeQualVisionParCalibrationXYSamples (設

定エディタの同じセクションにある) は、デフォルトの 3 に設定されます。これは、与

えられた円が同軸度の高い校正中に与えられた倍率で測定される回数を定義します。 

リングライトの移行 

PC-DMIS Vision はリングライトの移行と呼ばれる機能を提供します。この機能の目的

は、異なるリングライト設定を使用する測定機間のリングライト設定の移行を改善する

ことです。この機能では、特定のリングライト設定をオフラインで選択することもでき

ます。 
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測定ルーチンをオフラインで生成したり、リングライト構成が異なるさまざまな測定機

で測定ルーチンを実行したりする必要がある人は、この機能を使用する必要があります。 

この機能の理由は、PC-DMIS には現在、アダプティブな照明校正があるため、プログ

ラムをある測定機から同じ機種の別の測定機に転送するオプションがあることです。た

だし、リングライトの構成が異なる測定機間でプログラムを転送したい場合は、移行は

行われません。これは、リングライトの強度を再設定する必要がありました。 

この新しい機能により、PC-DMIS は、異なるリングライト構成を検出するたびにリン

グライト強度を移行します。これにより、測定機間の移行時に必要な編集量が削減され

ます。 

リングライトの移行方法 

リングライトの移行方式の目的は次のとおりです： 

• 画像のコントラストを保ちます。 

• 全体的な照明強度を保持します。 

移行方法のステップ： 

1. 発信元と宛先の間のリングライトの物理サイズが異なるかどうかを確認します。

PC-DMIS は、光源のサイズに合わせてリングライトのサイズを拡大または縮小

します。これは、最内側と最外側の両方のリング光直径を同じにすることによっ

て行われます。他のすべての直径は比例によってサイズ変更されます。 

2. PC-DMIS は、これらの規則に基づいて、ソースリングライトから行き先のリン

グライトまでの光強度を再計算します。 
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リングライト移行の手順 

オフライン移行 

PC-DMIS Offline は、次の方法で特定のリングライトを定義できます。 

• ターゲット測定機のリングライトと一致するリングライトを使用して測定ルーチ

ンを作成します。 

• 単一のリングライトを使用した既存の測定ルーチンから、測定ルーチンを実際の

機械にロードせずに別のリングライトに移行することができます。 

これをするには: 

1. PC-DMIS をオフラインモードで起動します。ただし、測定ルーチンを読み込ま

ないでください。 

2. [機械オプション]ダイアログボックス（編集|機械インタフェースの設定）を開き

ます。 

3. [照度]タブから、測定ルーチン用の特定のリングライト設定を選択します。 
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[測定機オプション]ダイアログボックス - リングライトを移動するための[照明]タ

ブ 

 測定ルーチンがロードされている場合は、リングライトを変更すること

はできません。 

特定のリングライトで書かれた測定ルーチンを別のリングライトに移行したい場合は、

PC-DMIS を使用すると、[測定機オプション]ダイアログボックスで新しいリングライト

を選択できます。その後、測定ルーチンを開くことができ、それは新しいリングライト

を使用します。 



PC-DMIS Vision 

78 

オンライン移行 

PC-DMIS オンラインでは、ある測定機から別の測定機上で異なるリングライト構成の

測定ルーチンを実行すると、ソフトウェアがこれを検出し、リングライト設定を新しい

設定に一致するように移行するかどうかを尋ねます。 

 

 測定ルーチンに複数のリングライトがある場合、PC-DMIS は移行元のリング

ライトを選択する必要がある従来の方法に戻ります。 

上記のメッセージで[いいえ]を選択した場合、移行は行われず、以前のバージョンの

PC-DMIS と同様に測定ルーチンが開きます。 

はいを選択すると、PC-DMIS はリングライトの値を移行しようとします。 

旧式の測定ルーチン 

PC-DMIS バージョン 2019 R2 より前に作成された測定ルーチンの場合、リングライト

移行プロセスでは情報が不足するため追加の手順が必要になります。 

リングライトを使用して従来の測定ルーチンを開くと、PC-DMIS は[リングライトの移

行]ダイアログボックスを表示し、ステータスバーに測定ルーチンの作成に使用したリ

ングライトを選択するように指示します。  
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リングライトの移行ダイアログ ボックス 

リングライトを選択したら、[OK]をクリックしてから、2019 R2 以降の形式で測定ル

ーチンを保存します。その後、オフラインまたはオンラインの移行手順に従ってプロセ

スを完了できます。 



PC-DMIS Vision 

80 

 この追加手順を回避するには、[名前を付けて保存]メニューオプション（ファ

イル| 名前を付けて保存）を使用して、常に 2019 R2 より前に作成した測定ルーチンを

最新の PC-DMIS バージョン形式で保存します。 

機械オプションの設定 

編集| カスタム設定| 機械インタフェース設定 メニューオプションを選択して機械オプ

ションダイアログ ボックスを開きます。このダイアログボックスのタブは光学測定機

のタイプによって異なり、オンラインまたはオフラインを起動しているかどうかとは関

係ありません。典型的な光学機器では以下の操作を実行できます。 

• アクティブなハードウェアコンポーネント を指定すると、光測定システムで使

用できます。これによってユーザーはおそらく、特定のハードウェアコンポーネ

ントが壊れていても、光学装置の一部のコンポーネントを使用できます。「機械

オプション: 全般タブ」を参照してください。 

• 測定機の速度制限と移動行程制限を変更してください。「機械オプション:動作

タブ」を参照してください。 

• 測定機で 使用可能なランプ を指定します。「測定機オプション: [照明] タブ」を

参照してください。この機能はオンラインおよびオフラインで使用できます。 

• リストデバイスの設定を指定します。「機械オプション: リストタブ」を参照し

てください。 

• コンピュータを光学測定装置に接続するのに使用される通信ポートと設定を指定

します。「機械オプション: モーションコントローラ通信タブ」と「機械オプシ

ョン: 照明通信タブ」を参照してください。 

• デバッグのために、PC-DMIS Vision と光学機器間のすべての通信を保存します。

「機械オプション: デバッグタブ」を参照してください、 



機械オプションの設定 

81 

 CMM の CMM-V プローブで PC-DMIS Vision を実行している場合、上記ページ

のすべてが使用できるわけではありません。標準の CMM コントローラ設定にアクセス

するには、全般タブの CMMI セクションの上の設定 ボタンを選択します。 

 

 機能の多くは集中式校正プロセスの一部としてプローブユーティリティダイ

アログボックスにあります。校正はプローブ固有です。 

測定機のオプション: [一般] タブ 

 

[測定機のオプション] ダイアログ ボックス - [一般] タブ 
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[汎用] タブでは PC-DMIS に使用するようにコントローラを有効/無効にできます。この

タブのオプションを 1 つでも変更した場合は PC-DMIS を再起動する必要があります。

このタブには次の 3 つの主要なエリアがあります。 

• アクティブコントローラー 

• コントローラ情報 

• タイマー間隔 

アクティブコントローラー 

[アクティブコントローラ] セクションでは、PC-DMIS オンライン操作中に PC-DMIS 

が各ハードウェアコンポーネントを制御するのに使用する測定機のインターフェイスを

定義します。[MSI]、[CMMI]または [なし] の 3 つのオプションから選択できます。 

• MSI: (マルチセンサーインターフェイス)。MSI を使用してコントローラーセク

ションを操作したい場合、このオプションを選択します。専用の Vision 測定機 

(TESA および MYCRONA など) に対しては、測定機に存在するすべてのアクテ

ィブなコントローラーが MSI で動作します。CMM 上では、単に専用 Vision コ

ントローラー (照明、光学装置、フレームグラバー) のみが MSI に設定されます。

その他 (モーション、ペンダント、ツール交換機、リスト、タッチプローブ、レ

ーザープローブ) は標準 CMM インターフェイス (CMMI) を使用します。 

• CMMI: オリジナルのコントローラ (LEITZ など) を使用して、測定機操作の「動

作」、「タッチプローブ」、「リスト」、「レーザープローブ」および「工具交

換機」を制御する場合、CMM (CMM-V カメラなど) での Vision プローブに対し

てこのオプションを選択します。 

• なし: ハードウェアのコンポーネントが存在しないか壊れている場合にこのオプ

ションを選択します。部品が壊れているときにこのオプションを選択すると、ソ

フトウェアを使用して光学機器の機能部品を使い続けることができます。 
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 MSI および CMMI の選択は二者択一ではありません。選択中に MSMI と

CMMI コントローラを混在させることができます。 

コントローラ情報 

[コントローラ情報] エリアには、オンラインモードの実行中に PC-DMIS によって見つ

けたコントローラ情報が表示されます。このセクションでは、以下の情報と 4 つのボ

ックスが表示されています。 

• コントローラ ドロップダウンリスト: 複数の測定機モデルをサポートするインタ

ーフェイスの測定機モデルを選択します。例えば、Metronics インターフェイス

は「TESA VISIO 300 Manual」、「TESA VISIO 300 DCC」および「カスタ

ム」を持ちます。ターゲットの測定機について測定機の構成設定を正しく構成す

るために、このオプションを設定する必要があります。1 種類の測定機のみをサ

ポートするインターフェイスでは、このオプションが自動的に選択されます。 

• PC-DMIS 接続性: このバージョンの PC-DMIS がサポートするハードウェアアブ

ストラクションレイヤー(HAL) インターフェイスを表示します。HAL のバージ

ョンは PC-DMIS、MSI および HSI 出同じである必要があります。別のものが検

出されると警告メッセージが表示されます。 

• MS (マルチセンサーインターフェイス) 接続性: この MSI に対してサポートされ

る HAL インターフェイスのバージョンを表示します。 

• HSI (ハードウェア固有のインターフェイス): 実行中使用される HSI を表示しま

す。このコンポーネントは特定のハードウェア機器をコントロールします。 

• CMMI (座標測定機インターフェイス): 使用する CMMI インターフェイス名を表

示します。[設定] をクリックし、CMM コントローラ (Brown 及び Sharpe LEITZ 

など) に対する測定機インターフェイスの設定オプションを開きます。 
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問題を報告する際には Hexagon 社の技術サポートにこの情報を伝える必要があります。 

タイマー間隔 

タイマー間隔ボックスは、PC-DMIS Vision がハードウェアに現在の動作、照明および

光学設定を要求する前に待機する最大時間を表示します。 

 訓練を受けた技術者による指示がない限り、この値を変更しないでくださ

い。 

測定機のオプション: [動作] タブ 

 

測定機オプションダイアログボックス - モーションタブ 

[動作] タブでは、測定機の移動パラメータを定義できます。動作オプションは、このシ

ステムのインストール中に既に保守要員により設定されています。 
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 このタブは CMM-V では利用できません。 

原点復帰有効チェックボックス 

固定冶具付きのステージを使用する場合、原点復帰操作を実行するに必要があります。

また、原点復帰ではセグメント分割された線形または非線形エラーの修正を使用したシ

ステムが必要です。エラー修正データとステージ位置を相関させるには、特定のステー

ジ位を特定する必要があります。この操作は測定機のゼロ位置を設定します。 

このチェックボックスを選択した場合、PC-DMIS は開始時に原点復帰を行います。ハ

ードウェアの中には電源を切るまで原点復帰状態を維持するものもあります。ハードウ

ェアが原点復帰を必要としない場合、または原点復帰を設定されていない場合はこのチ

ェックボックスを選択しても何も起こりません。 

移動制限および容積補償エリア 

これらのエリアは旅行の制限とマシンのボリューム補償を指定します。 

サービス技術はシステムの最高の旅行制限およびボリューム補正値を定義しました。 

トレーニングを受けたサービス技術者がステージ校正ユーティリティを実行する必要が

あります。最後の段階の校正が行われた場合には、ダイアログボックスは日付及び時刻

を表示します。 

制限を有効化にする チェックボックス: このチェックボックスは制限のチェックをオフ

にすることができます。ステージの校正を実行するときは、通常、このチェックをオフ

にするケースは、特定システムにおいて、ステージの校正を実行しており、ステージの

移動行程のまさに限界点まで操作する必要があるときだけです。ハードウェアが限界範

囲外に移動したときに損傷しないようにするために、その他のどのようなときでも、こ

のチェックボックスを無効にしないでください。 
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校正: このボタンはステージの校正手順を開始します。ステージの校正および認定につ

いては、Hexagon 社のテクニカルサポートにお問い合わせください。 

 訓練を受けた技術者による指示がない限り、これらの値を変更しないで

ください。 

校正日付フィールドは校正ボタンを使用して、新規または更新された校正ファイ

ルを最後に生成した日付です。 

グリッド·フィールドは、ハイブリッド volcomp におけるグリッドデータに使用

されている現在のデータフォーマットのバージョンを示します。ハイブリッド

volcomp に使用されるグリッドデータを収集するために使用されるレンズ以外の

レンズを使用している場合は、グリッドフィールドが 2 つ以上の compgrid バー

ジョンを表示する必要があります。そうでない場合は、Hexagon 社のテクニカル

サポートにご連絡ください。  

 [最大速度] ボックス 

[最大速度] 編集ボックスでは、DCC の移動速度が示されます。移動速度のパーセンテ

ージを変更する必要がある場合、[パラメータの設定] ダイアログ ボックスの [移動] タ

ブから変更を行うのが望ましいです。 

 訓練を受けた技術者による指示がない限り、この値を変更しないでくださ

い。 
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測定機のオプション: [照明] タブ 

 

[測定機のオプション] ダイアログ ボックス: [照明] タブ 

[照明] タブでは測定機のベンダーが用意した測定機にインストールされた利用可能なラ

ンプの選択ができます。 

[利用可能なランプ] リストより、測定機に物理的にインストールされたランプの隣にあ

るチェックボックスを選択します。 

[開始時に最後のランプの状態へ戻す] を選択すると PC-DMIS を起動したときにランプ

が最後の状態になります。 

[実行終了時にランプをオフにする] を選択すると、測定ルーチンの終了時にランプがオ

フになります。この機能は単独要素の実行 (CTRL+E、今すぐ測定、またはテスト) で

は使用されず、完全、ブロック実行、またはカーソルより実行と言った実行モードでの

み使用されます。デフォルトで、このオプションはオフになります。 
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 照明の校正は [プローブユーティリティ] ダイアログボックスから実行されま

す。「照明の校正」トピックを参照してください。 

測定機のオプション: [リスト] タブ 

 

「測定機オプション」ダイアログ ボックス - リストタブ 

[リスト] タブでは、コンピュータと光学測定装置のリストコントローラと接続するのに

使用される通信ポートおよび設定を指定できます。これは、PH９タイプのリストが装

着され、[リスト] LMS ライセンスまたはポートロックオプションが選択されている専

用の Vision 測定機 (Mycrona など) のためのタブです。 
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 手首コントロールが既存の CMMI インターフェイスで行われるため、CMM-V

ではこのタブは使用できません。 

測定機のオプション: [モーションコントローラ通信] タブ 

 

[測定機のオプション] ダイアログ ボックス: [モーションコントローラ通信] タブ 

[モーションコントローラ通信] タブでは、コンピュータと光学測定装置のモーションコ

ントローラとの接続に使用する通信ポートと設定を指定できます。 

 TESA Visio1 測定機では、移動および照明用に単独の [測定機コントローラ] 

タブがあります。 

Metronics (TESA VISIO 300 など) および Mycrona インターフェイスシステムでは、

[測定機コントローラ] タブはありません。 
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測定機のオプション: [照明の通信] タブ 

 

[測定機のオプション] ダイアログボックス - [照明の通信] タブ 

[照明の通信]タブでは、光学測定機器によって使用されるコンピューターと照明器具と

の接続に使用する通信ポートとその設定を指定できます。 

 TESA Visio1 測定機では、移動および照明用に単独の [測定機コントローラ] 

タブがあります。 

Metronics (TESA VISIO 300 など) および Mycrona インターフェイスシステムでは、

[測定機コントローラ] タブはありません。 
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測定機オプション: [デバッグ] タブ 

 

測定機オプションダイアログボックス - ビジョン測定機に接続されているときのデバッ

グタブ 

PC-DMIS Vision には、測定ルーチン実行中にソフトウェアとハードウェア間の通信を

記録するファイルを生成する機能があります。この「デバッグ」ファイルは光学測定シ

ステムに発生する可能性のある問題の原因を特定するのに便利です。 

ビジョン測定機に接続する場合、フォーカスモードオプションが使用できます。 

フォーカス一覧：ビジョンシステムに焦点を当てたデバッグ情報を記録するには、

以下を選択します： 

o なし - フォーカスログなし 

o エラーの場合 - フォーカスエラーが発生した場合のみにフォーカスデータ

を記録します。 

o 常に - すべてのフォーカスデータを記録します。 
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フォーカスログファイル名は debug_focus.txt です。 

 デフォルトで、PC-DMIS はデバッグファイルを ProgramData ディレク

トリに送信します。これは常に次のフォルダです： 

「C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\<version>」です。ここで、<version>は実

行している PC-DMIS のバージョンです。 

デバッグファイルの生成方法について詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「環境

設定」章にある「デバッグファイルの生成」を参照してください。  

PC-DMIS ファイルのデフォルトの場所について詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメン

トの「環境設定」にある「ファイルの場所について」トピックを参照してください。 

 CMM-V を使用する場合は、[CMMI セットアップ]ダイアログボックスの[デバ

ッグ]タブにアクセスできます。Vision および 標準の CMM デバッグ情報はどちらも同

じ debug.txt ファイルに書き込まれます。 

利用可能な Vision セットアップオプショ

ン 

測定機のオプションを設定することに加え、[設定オプション]ダイアログボックス ([編

集 | 優先設定 | 設定]) を使用して設定できる Vision 固有のソフトウェアオプションが用

意されています。Vision 測定機で使用される以下のチェックボックスが [全般] タブに

表示されます。 
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ビジョンロードプローブダイアログを抑制します 

 

この設定は Vision マルチセンサー測定機に影響します。測定ルーチンの作成時および

最後にアクティブな Vision プローブの挿入時にプローブユーティリティダイアログボ

ックス抑制することにより、Vision プローブのプローブ読み込みメッセージを最小化

できます。これらの条件がすべて満たされているのみ場合にこれが実行されます： 

• Vision オプションはポートロックまたは LMS ライセンスで有効にします。 

• 使用中の Vision システムのタイプが CMM-V と異なります。 

• 最後にロードたプローブは Vision プローブです。 

 PC-DMIS は最後に使用した Vision プローブ名を PC-DMIS 設定エディタのオ

プションセクションにある LastProbeFileMultisensor レジストリエントリに保存

します。 

カメラベクトルに沿ってフォーカス 

 

要素ベースのフォーカス操作に対するデフォルトモードは、要素の法線ベクトルではな

くカメラベクトルを使用します。要素の法線ベクトルを使用したい場合、このチェック

ボックスをオフにする必要があります。この設定は現在の測定ルーチンに対してのみ有

効です。 

自動エッジ強度 

 

これは、PC-DMIS が学習結果に基づいてエッジ強度をアップデートするかどうかを決

定します。デフォルト動作は、一定の学習時間で自動的にエッジ強度を検査し、それに
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基づいてアップデートします。このチェックボックスをオフにすると、エッジ強度は学

習が実施される前後で変化しません。 

Vision QuickMeasure ツールバー 

 

ビジョン QuickMeasure ツールバーはビジョンシステムでの操作の標準フローを作成

します。システムの構成に応じて、表示|ツールバーメニューからそれにアクセスでき

ます。これは PC- DMIS CMM ドキュメントの QuickMeasure ツールバーと同じです。

この QuickMeasure ツールバーの詳細については、 PC- DMIS CMM ドキュメントの

「CMM QuickMeasure ツールバー」トピックを参照してください。 

PC-DMIS Vision にグラフィック表示ウィ

ンドウの使用 

PC-DMIS Vision はグラフィック表示ウィンドウで下記の 2 表示モードを切り換えるこ

とができます。CAD ビューおよびライブビュータブ。 

クロマチック白色センサー (CWS) は測定プログラムにおけるアクティブプローブであ

る場合、レーザビューも表示されます。 
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Cad ビュー 

 

Vision プローブの視野を表示した CAD ビューの例 

CAD タブ（このドキュメント全体では「CAD ビュー」とも呼ばれます）は、パートの

標準ビューです。これは標準の PC-DMIS ソフトウェアと同じように機能します。

[CAD] タブに関する詳細は、メインの PC-DMIS 文書の「インターフェイスの操作方

法」章にある「グラフィック表示ウィンドウ」トピックを参照してください。 

緑色の矩形エリアは「視野」（FOV）です。FOV とはビデオカメラを通した視野を意

味します。視野の中心には十字の印があります。測定機がサポートする DCC 動作では、

この十字をクリック＆ドラッグして FOV をパートの新しい位置に移動することができ

ます。 

 

FOV の移動 

測定機がサポートする DCC の光学装置変更では、緑色のボックスの角をドラッグして 

FOV のサイズを変更 (拡大または縮小) することも可能です。これは現在の倍率を変更

します: 
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FOV のサイズ変更 

Vision デモパートのインポート 

ユーザはさまざまなフォーマットの CAD モデルをインポートして、測定ルーチンの作

成に使用することができます。CAD データを使用しているこの文書では、例として 

HexagonDemoPart.igs という名の Vision デモパートを使用しています。このデモパー

トをインポートするには、以下の操作を行います。 

1. ファイル|インポート|IGES メニューオプションを選択します。 

2. [開く] ダイアログ ボックスより、ファイルを参照し、HexagonDemoPart.igs

ファイルを探し、選択して [インポート] をクリックします。このファイルは通

常 PC-DMIS インストールディレクトリに保存されています。 

3. [IGES ファイル] ダイアログ ボックスが現れたら、[プロセス] をクリックしてデ

モファイルをプロセスします。次に、[OK] をクリックしてインポートプロセス

を終了します。CAD のデモパートは[CAD ビュー]に表示されます。 
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ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰ 

 

グラフィックス表示ウィンドウの Live ビューの例 

ソフトウェアがオンラインモードにいる場合、Vision タブにビデオカメラから実際の

「リアルタイム」なビューが表示されます。 

ソフトウェアがオフラインモードにある場合、Vision タブにはインポートされた CAD 

描画に基づき、ビデオカメラから"シミュレート"されたビューが表示されます。幾何図

形をシミュレートする場合、照明もシミュレートされます。このプロセスは CAD カメ

ラと呼ばれます。 

 

シミュレートされた Live ビュー (CAD カメラ) 
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 画像を右クリックしてポインタをドラッグすることができます。これは基本的

にカメラの下の画像をドラッグするため、FOV をパート上の新しい場所に配置するこ

とができます。この機能は DCC 測定機で、またはオフラインのときににのみ使用でき

ます。 

ライブビューでの要素表示 

ライブビューの測定ルーチンで要素を表示できます。 

 

ライブビューで表示される要素の例 

すべての要素は、カメラ画像とほぼ同じベクトルと Z 位置を持つ必要があります。 

ライブビューで要素を表示するには、ライブビュー設定ダイアログボックス（編集|グ

ラフィック表示ウィンドウ|ライブビューの設定）で要素を表示チェックボックスのオ

プションを選択します。 
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特定の状況下では、測定ルーチンの要素はライブビューに表示されません。これは、コ

ンテキスト外の情報が描画されたり、あまりにも多くの情報でライブビューが乱雑にな

るのを防ぐために行われます。 

これらの条件は次のとおりです： 

• 測定ルーチンの実行中。 

• ライブビューでゲージがアクティブな場合です。その後、ゲージを要素に移動し、

オーバーレイが途切れることなく使用することができます。 

• 合焦プロセス中。 

• 照明オーバーレイがアクティブな場合。 

• 要素の編集時に測定または濾過された点が表示されます。これにより、オーバー

レイが途切れずに測定点を見ることができます。 

• 2D プロファイルのトレース中。 

 

Live View スクリーン要素 

このトピックでは [Vision] タブ内で利用可能な様々な画面要素について説明します。 
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PC-DMIS Vision - トラッカーおよびターゲットが表示された Live ビュー 

ハンドル (緑または黄色のドット) を目的の場所へクリックおよびドラッグすることで、

Vision タブの要素を変更できます。ハンドルはターゲットのサイズ、方向、開始およ

び終了角度をコントロールします。 

トラッカー: これは、要素の視覚のユーザ・インタフェースです。上図の円要素

では、トラッカーは円のサイズを表示し (1a -明黄色のドーナツの線の間にある緑

色の点でできた円)、開始角 (1b)、終了角 (1c)、および方向 (1d - 線の端にある緑

の点でできたハンドルをドラッグすることで変更) の変更が可能です。 

ターゲット： これは、点検出にアドレス指定可能なユーザーインターフェースで

す。各領域に対してターゲットをクリックするかハンドルをドラッグすることで

各ターゲットのパラメータをコントロールできます。ターゲットのパラメータは 

[プローブツールボックス] の [ヒットのターゲット] タブから変更できます。上記

の円要素では、円は 3 つのターゲット (2a、2b、および 2c) を持っています。各
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ターゲットは若干異なった点検出パラメータを持ちます。2a - 小さなスキャン幅

で設定されます。2b - NO 点を検出するように設定されます。 

 

PC-DMIS Vision - ROI および FOV 座標を表示した Live ビュー 

ROI (関心領域): 実行中、PC-DMIS Vision は各ピースが視野（FOV） 内に収まる

ように、ターゲットを複数のピースに分割しなければならないことがあります。

ターゲットは FOV よりも大きくなるという意味で ROI はターゲットとは異なり

ます。一部の視覚インジケータ（上記の画像の 3a）を除き、ROI とのユーザーの

やりとりはありません。左上のオートシャッターハローは ROI の輪郭を示してお

り、この倍率において FOV に安全に収まることができるターゲットピースです。 

FOV 座標: 画面上下にオーバーレイする番号、FOV の左上と右下隅の X および Y 

の位置をリスト表示します (上記イメージの 4a)。Live ビューで右クリックしてド

ラッグすると、別の番号が表示されますがこれはカメラが移動する距離を示して

います。追加の情報は現在[プローブツールボックス] タブで選択されているもの

により与えられるが、上記の例では要素とターゲット名が表示されます。 
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自動シャッター&自動コンパス: ライブビューの設定に従って、自動ターゲットを

使用して測定する任意の手動要素は「自動シャッター」および「自動コンパス」

と呼ばれる技術を使用します。[ライブビューの設定] ダイアログボックスにある

自動シャッターおよび自動コンパスについて詳しくは、「ライブビューの設定」

を参照してください。  

自動コンパス： ステージを移動して次の要素を視野に入れるようにオペレータに

指示します。６これは、矢印と移動距離を示すことでこれを行います。 

 

PC-DMIS Vision - 自動コンパスが表示された Live View  

ステージを移動して破線の四角形全体が視野内にうまく収まるようにする必要が

あります。 
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PC-DMIS Vision - 色付きの光のカウントダウンが表示された Live ビュー 

オートシャッター: ターゲットが FOV 内に入ると、ライブビューに色のついたカ

ウントダウンが表示されます（上の画像を参照）。ステージの安定性をチェック

してから、現在のライブビュー内のすべてのターゲットでエッジ検出を自動的に

実行します。 

 自動シャッター中にステージの移動が検出すると、それはすべての点を

破棄して再測定のために自動的にカウントダウンを再度開始します。 

フォーカスグラフ：面上点、プローブツールボックスフォーカス、または

SensiFocus を実行すると、ソフトウェアはフォーカスデータのグラフを描画しま

す。スペースが許す限り、ソフトウェアはターゲットの右または左にそれを描画

します。ターゲットの側面に余裕がない場合、ソフトウェアは右上にグラフを描

画します。ターゲットのサイズを変更したり、ステージを移動したり、Shift キー

を押したりすると、グラフは描画されません。 

Live View コントロール 

このトピックでは、[Vision] タブの下に位置するコントロールについて説明します。 
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ライブビューを固定: このボタンはライブビュー表示のアップデートを「一時停止」し

ます。これは、画面にあるものを解析したり、画面キャプチャを取得するために画面で

何かの表示を維持したいが、測定をバックグラウンドで続行したい場合に便利です。ラ

イブビューのアップデートを再開するには、このボタンを離します。 

 

前のヒット ターゲットへ移動: このボタンは視野（FOV）をターゲットのリストの中で

前のターゲットへ移動します。 

 

ヒット ターゲット上で後ろへスキップ - このボタンはターゲットに沿って FOV パート

を以前のターゲットの後方へ移動します。これは、すべての要素が FOV 内に収まらな

いが、要素全体がどのように測定されるかを見たい場合に便利です。 

 

ヒット ターゲット上で前面へスキップ - このボタンはターゲットに沿って FOV パート

を次のターゲットの後方へ移動します。これは、すべての要素が FOV 内に収まらない

が、要素全体がどのように測定されるかを見たい場合に便利です。 

 

次のヒット･ターゲットへ移動: このボタンは FOV をターゲットのリストの中で次のタ

ーゲットへ移動します。 

[  

マウスクリックをエッジへスナップ] - このボタンは、要素の作成のために選択した点

が最も近いエッジに沿って最も近い点へスナップします。このボタンが選択されていな

い場合、ポイントはクリックされた場所に残ります。この機能の詳細情報については

「ライブビューの設定」を参照してください。 
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[マウスクリックをエッジへスナップ] は手動ターゲットに対しても実行時に使用されま

す。このオプションをオンにして手動ターゲットをドラッグ＆ドロップすると、PC-

DMIS は十字をエッジへとスナップするためにエッジの検出を行います。 

 

[自動シャッター] - このボタンを使用すると、要素の測定のために [自動シャッター] 機

能がアクティブになります。この機能に関する説明は「ライブビューの設定」を参照し

てください。 

 

[機能のコンパス - このボタンを使用すると、自動コンパスが表示され、次のターゲッ

トに移動するための矢印と距離を表示できます。この機能に関する説明は「ライブビュ

ーの設定」を参照してください。 

 

[ヒット･ターゲットを表示] - このボタンはグラフィック表示ウィンドウまたはライブビ

ューウィンドウのターゲットの表示を切り換えます。これは、要素の自動作成ダイアロ

グボックスにある [ターゲットを表示] ボタンと同じ機能です。これは、クイックスタ

ートウィンドウを使用しているが要素の自動作成ダイアログボックスが開いていない場

合に特に便利です。 

 

ターゲットを被測品に固定 - このボタンを選択すると、ソフトウェアはグラフィック表

示ウィンドウまたはライブビュー内のターゲットの表示をロックします。ロックされて

いる場合、[Vision] タブでターゲットをクリックして、新しい位置にドラッグすること

はできません。 

 

グレースケールを表示 - このボタンを選択すると、ソフトウェアはビジョンタブをグレ

ースケールで表示します。このボタンはカラーカメラが使用されている場合にのみ表示

されます。白黒またモノクロカメラの場合、このボタンは表示されません。 
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オーバーレイ透明度 - このボタンを選択すると、ソフトウェアはその下にスライダーを

表示します。このスライダーをドラッグしてライブビューに表示されるオーバーレイの

透明度を設定できます。スライダーをドラッグするたびに透明度がダイナミックに更新

されます。これは、オーバーレイの透明度を変更できる場所に対してのみ有効です。デ

フォルト値は 50%です。0% = 完全に透明。100％=ソリッド。 

 

 

倍率 - このボタンを選択すると、ソフトウェアはその下にスライダーを表示します。こ

のスライダーをドラッグすると [プローブツールボックス] の [倍率] タブを使用せずに 

Live ビューの倍率を設定できます。スライダーを動かすたびに倍率がダイナミックに

更新されます。倍率について詳しくは、「プローブツールボックス：[倍率] タブ」を参

照して下さい。 

 

 

ゲージを表示 - このボタンを選択すると、ソフトウェアは現在選択されているゲージオ

ーバーレイの表示を切り替えます。黒い下矢印を選択すると、ボタンの下にゲージセレ

クタツールバーが表示され、別のゲージタイプが表示されるように選択できます。ゲー

ジの詳細については「プローブツールボックス:[ゲージ]タブ」を参照してください。 

 

 

AutoVoid - このボタンを選択すると、ソフトウェアは現在編集されている機能に対し

て無効検出を実行します。検出された空白エリアにゼロ点密度のターゲットを自動的に

追加します。 
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SensiFocus - このボタンは [Vision]タブの中心で自動「感度フォーカス」を実行しま

す。 

• DCC 測定機では、自動的にステージが移動しフォーカス位置に戻ります。この

フォーカスに使用されるパラメータは [プローブツールボックス] の [フォーカス] 

タブから取得されたものではありません。代わりに、ピクセルサイズ、フォーカ

ス深度、フレーム速度など利用可能なデータに基づいたものです。フォーカスタ

ーゲットのサイズは [Vision] ビュータブの中心に位置するよう修正されます。 

• 手動測定機では、このボタンは無効になります。 

 

SensiLight - このボタンは、最適な結果を得るために自動的に「センシブル照明」調整

を即座に実行します。この自動調整が行われると 即座に [照明] タブが選択された状態

になります。エッジ要素のパラメータとして SensiLight を使用する方法については、

「自動取込み点ターゲット - エッジパラメーターの設定」下にある SensiLight の説明

を参照してください。 

 

照明調整 - このボタンは、[ビジョン]タブの[照明オーバーレイ]の表示を切り替えて、照

明を調整できるようにします。照明に関する詳細は、「プローブツールボックス: [照

明] タブ」を参照して下さい。 
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レーザーのオン/オフ - このボタンはレーザーのオン/オフを切り換えます。これは、レ

ーザープローブまたはレーザーポインタ (TESA VISIO 300 および 500 など) が装着さ

れたシステムで使用できます。 
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ライブ･ビューの設定 

 

[Live ビュー設定] ダイアログ ボックス - 手動モード 

[ライブビュー設定] ダイアログボックスを開くには、メニューから[編集 | グラフィッ

ク表示ウィンドウ | ライブビュー設定] を選択するか、[Vision] タブ内を右クリックし

て表示されるショートカットメニューから [設定] を選択します。 

 このライブビューの設定オプションは Vision オプションが LMS ライセンスま

たはポートロックで有効な場合にのみ使用できます。 

[ライブ画像設定]ダイアログボックスでは、 画像がグラフィック表示ウィンドウの

[Vision]タブにどのように表示されるかを設定できます。このダイヤログボックは以下

のコントロールから成ります。 
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スケール適合 - このチェックボックスは、PC-DMIS がパート表示をグラフィック表示

ウィンドウの範囲内に入るようにスケール変更する必要があるかどうかを決定します。

このチェックボックスは一部の光学機械でのみ使用できます。 

オート凍結のフレーム 

有効チェックボックスをマークすると、測定ルーチン実行時にライブビューフリーズボ

タンを押して、ライブビューのオン/オフを切り換えることができます。この操作によ

って、次の点が表示されるまで画面で測定点がフリーズします。 

これは、ステージ移動中に「画像の断裂」が生じる測定機に対しても便利です。 

AutoShutter 

自動シャッターは、ターゲット（複数の ROI から構成される場合があります）で点を

測定する準備ができたかを検出します。準備の 3 つの基準は次のとおりです： 

• ROI は完全に FOV の範囲にあります。 

• ステージは動きを止めました。 

• ユーザー定義の遅延が経過しました。  

これらの条件が満たされる場合、PC-DMIS は自動的に点を取得して次の ROI に進みま

す。 

[Vision]タブの下部から[AutoShutter] を選択すると、PC-DMIS はこの領域のオプ

ションを使用します（「ライブビュー コントロール」を参照してください）。 
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 自動の事前配置が有効になっている DCC モード機能では、オートシューター

は作動しません。 

アクティブ - このオプションは、ソフトウェアが AutoShutter 機能を使用して要素を

測定するタイミングを決定します。これらのオプションは常に、局部整列後、完全整列

後。 

移動安定時間 (秒): このボックスは、ポイント検出が発生する前の安定時間 (秒) を指定

します。この決済時間は、FOV 内に完全にはない現在の ROI が完全に FOV に入った

時点から開始されます。ユーザーはこのフィールドを使用して、自動ポイント検出を少

し遅延させ、FOV 内の ROI 配置を確認および改善することができます。 

測定安定時間 (秒) - このボックスは、ROI がすでに完全に FOV 内にある場合でも、要

素の最初の ROI に対するポイントを検出する前の安定時間（秒）を指定します。ユー

ザーはこのフィールドを使用して、自動検出を少し遅延させ、FOV 内の ROI 配置を確

認および改善することができます。この値は要素の最初の ROI に対してのみ適用され

ます。 

 それが測定要素の処理値と競合する場合、移動検出された処理が優先値にな

ります。 

機能のコンパス 

 機能のコンパス機能は手動モードでのみ利用可能です。 

機能のコンパスはユーザに、矢印と移動距離を表示することによって、ステージを移動

して次の要素を視野内に入れるようにガイドします。 
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アクティブ - ソフトウェアが機能のコンパスの機能を使用して要素を測定する時期を決

定します。これらのオプションは常に、局部整列後、完全整列後。 

ユーザーが[Vision]タブの下部から[要素コンパス] を選択すると、PC-DMIS は [ア

クティブ] オプションを適用します (「ライブ ビュー コントロール」を参照)。 

複数ｷｬﾌﾟﾁｬ 

実行を高速化するために、MultiCapture 機能によってソフトウェアは測定ルーチンにお

いて事前に要素を見て、1 つのカメラ画像 (ライブビュー) 内で PC-DMIS によって実行

できるグループを作成します。ソフトウェアはそれらをまとめて同時に実行します。こ

の機能を使用するには、[有効]チェックボックスをオンにします。 

PC-DMIS はデフォルトでこのチェックボックスをオンにして測定を高速化します。測

定時に各要素により多くの視覚的データが必要な場合は、このチェックボックスをオフ

にします。 

 AutoShutter の条件が満たされているとき、ダイアログボックスの

MultiCapture エリアは DCC モードまたはマニュアルモードにおいてのみアクティブで

す。 

 

MultiCapture で要素を実行するには、測定ルーチンが満たさなければならないい

くつかの条件レベルがあります。 

• 主な要素：これは MultiCapture が検索する一番目の要素です。 

• その他の要素: 同一の MultiCapture における測定ルーチンに任意の追加要

素を含める必要があります。 

主な (または他の) 要素における MultiCapture の要件 
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• それは 1 つの FOV で実行できます。 

• それは相対的な要素ではありません。 

• それには Sensilight はありません。 

• それにはフォーカスはありません。 

• それにはテンプレート適合はありません。 

• それには自動ターゲットタイプはありません。 

• 要素内部のすべてのターゲットには同じ照明があります。 

• ROI の数は制限値より大きくなりません。現在の制限値は 150 です。 

その他の要素についての追加要件 

• 要素は Theo または Targ 値を使用しません。 

• 要素は未実行です。 

• どの要素にも設定されたブレークポイントがありません。 

• 要素には主な要素として、おおよその倍率、表面ベクトル、Z 値および

RGB 係数があります。 

• 要素には (同じループレベルまたは同じサブルーチンに) 主な要素と同じ相

対スコープレベルがあります。 

• 要素には主な要素と同じ照明設定があります。 

• 結合された領域は単一の FOV に収まります。 

2D プロファイル要素に必要な追加条件 

• 最初にマスターモードで 2D プロファイル要素を実行する必要があります。 

MultiCapture 要素の収集プロセスは以下のコマンドのいずれかに遭遇すると停止

します。 

• アライメントコマンドの任意のタイプ 

• 回転ﾃｰﾌﾞﾙの移動 
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• 移動点 

• 固定冶具のﾛｰﾄﾞ 

• 機械のﾛｰﾄﾞ 

• プローブデータをロードする 

• プローブ交換機データをロードする 

• ﾌﾟﾛｰﾌﾞ補正 

• ｱｸﾃｨﾌﾞなﾁｯﾌﾟの設定 

• コメント 

• 手動モード 

例えば、単一ライブビュー内ですべて適合する 5 つのエッジ点要素があり、

MultiCapture を有効にしているとします。PC-DMIS は実行中に 5 つのエッジ点要素を

別々に機械測定するのではなく、設定された要素全体に対する MultiCapture オーバー

レイを表示します。このオーバーレイはグループ内にある要素の種類および数の情報を

提供します。PC-DMIS はそれらを単一の機能であるかのように同時に実行します。 

サンプル MultiCapture オーバーレイは 1 つのグループに統合された 5 エッジ点を表示

します。オーバーレイは以下の情報を提供します： 
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A. MultiCapture メッセージによって、MultiCapture モードになっていること

を知ることができます。それが現在のグループで測定される要素の総数と

そのグループ内の主な要素を表示します。 

B. これは測定される MultiCapture 領域内のすべての要素を表示します。 

C. この点線の長方形ボックスは MultiCapture 領域です。これは現在のグルー

プのすべての要素に制限あります。 

D. これらの番号は MultiCapture 領域の左上隅と右下隅の XYZ 座標を提供し

ます。 

手動ターゲットをシングルクリックすること 

手動ターゲットシングルクリック実行機能を有効にするには、このセクションで[有効]

チェックボックスを選択します。実行時に有効にすると、PC-DMIS は大きな黒および

白の十字カーソル をライブ画像ビューディスプレイに表示します。要素上の希望の

位置にマニュアル目標をドラッグ＆ドロップする代わりに、目標とされた位置へのカー

ソルの十字線を移動し、左のマウスボタンをクリックします。[マウスクリックをエッ
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ジにスナップ]を有効にした場合、PC-DMIS は自動的にエッジ検出を実行して十字線を

エッジにスナップします。 

マウスクリックをエッジにスナップ 

[有効]チェックボックスをオンにして Vision タブで要素をプログラミングする場合、

PC-DMIS Vision は最も近いエッジを検出し、ターゲットアンカーポイントをそのエッ

ジにスナップします。範囲（ピクセル）ボックスの数値は、ソフトウェアがこのエッジ

を検索する距離を示しています。フォーカスできないぼやけたエッジがある場合、要素

をプログラミングする時にアンカー点を間違いなく指定するためにそのエッジにスナッ

プしないようにする事が大事です。これもマニュアルターゲットの実行時に適用されま

す。 

[ビジョン]タブの下部にある[マウスクリックをエッジにスナップ] も、この機能を有

効または無効にします（「ライブ ビュー コントロール」を参照してください）。 

ｵｰﾊﾞｰﾚｲﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ 

このエリアでは、[Vision]タブに表示できる様々なオーバーレイ要素のプロパティを設

定できます。 

テキスト情報を表示 - このチェックボックスは、[Vision]タブ内に表示される任意のラ

イブ画像の情報オーバーレイを表示または非表示にします。 

座標を表示 - このチェックボックスは、PC-DMIS が Vision タブ内に座標を表示

するかどうかを決定します。 

絶対座標 - このチェックボックスをオンにすると、ソフトウェアはオーバー

レイ座標を絶対値として表示します。絶対値については、左上および右下の

座標がこれらの頂点の実際の位置を現在の測定機座標で示します。このオプ

ションを選択しないと、ソフトウェアは相対値を表示します。相対値につい

ては、左上隅は 0,0 として表示され、右下隅は FOV の長さと幅が現在の単

位で表示されます。 
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パート座標を使用 - このチェックボックスは PC-DMIS が座標をパート座標系で

表示するかどうかを決定します。 

フォントサイズ: このスライダーは任意の文字オーバーレイのフォントサイズを変更し

ます。 

スケールマーカーの表示 - このチェックボックスは、Vision タブの左下側にスケール

マーカーを表示します。 

要素を表示 - このチェックボックスをオンにすると、PC-DMIS は部分的または全体的

にライブ画像ビュー表示エリアにある要素を表示します。すべての要素は、カメラ画像

とほぼ同じベクトルと Z 位置を持つ必要があります。 

十字線 - このリストは無し、小、または大の 3 オプションから成ります。  

• 無しを選択した場合、PC-DMIS は十字線を表示しません。 

• 小を選択すると、十字線はライブビュー中央に小さなプラス（+）記号として 

PC-DMIS によって表示されます。  

• [大]を選択した場合、PC-DMIS は十字線を[ビジョン]タブの四辺に広げます。 

 

大きい十字 

 

小さい十字 

オーバーレイ - このリストでは、 [Vision] タブ上のほとんどのオーバーレイグラフィ

ックおよびテキストに使用される色を選択できます。これはプローブのヒット、ターゲ
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ット、ゲージならびに、FOV の座標、倍率および焦点のテキスト情報にも影響を与え

ます。デフォルト色は赤です。 

公称ライン - このリストでは、ターゲットの公称ラインに使用する色を選択できます。 

飽和画素を強調表示 - このチェックボックスをオンにすると、PC-DMIS はライブ画像

ビューで飽和画素を強調表示します。これによって、それらの画素が見やすくなります。

強調表示される画素は、照明強度が定義されたしきい値を超えている画素です。 

フラッシュ - このチェックボックスは、強調表示された飽和画素が点滅するかど

うか決定します。 

強調表示 - このリストでは、飽和画素を強調表示するのに使用する色を選択でき

ます。 

閾値(%) - このスライダーは照度値を変更します。PC-DMIS はこの値より上の画

素が飽和していると見なします。 

点のプロパティ 

PC-DMIS はビジョン機能を実行するとき、[Vision]タブで検出されたエッジ点を描画し

ます。一方、これらの点は実行時に一瞬だけ表示され、要素の編集およびテスト時はす

ぐには消去されません。このエリアでは、[Vision] タブで描画された点のオーバーレイ

のサイズおよび形をコントロールできます。 

記号 - このリストは、PC-DMIS が点記号をどのように表示するかを決定します。

オプションには角丸、丸点または無し(点を描かない) などがあります。 

直径(ピクセル) - このリストは表示される正方形ドットまたは丸ドットのポイン

ト記号のサイズを決定します。 
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ライブビューイルミネーションの使用 

[Vision]タブでは、測定機のランプ構成のオーバーレイイメージを表示する機能も支援

されています。このイメージオーバーレイを有効にするには、Vision タブのイルミネ

ーションオーバーレイアイコンをクリックします。 

このオーバーレイは、プローブツールボックスのイルミネーションタブに表示されるラ

ンプ設定イメージに対応します。このイメージオーバーレイの異なるエリアをクリック

すると、 照明 タブでも利用可能ないくつかの関数を実行します。 

グラフィカルな照明オーバーレイは以下に表示されるの例の画像のようです。お使いの

マシンが支援している照明の種類によってオーバーレイが異なる場合があります。 

 

Vision タブ内のリングランプの図形オーバーレイの見本 

オーバーレイは、異なる電球とその各電球の光の強さを表します。ユーザは、所定の電

球をクリックして、どの電球を制御するかを選択できます。複数の電球を選択するには、
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マウスのカーソルをクリックしてドラッグするか、または Ctrl キーを押しながらそれ

らをそれぞれにクリックします。 

選択した電球のオンまたはオフ状態を右クリックで切り替えます。 

選択した電球の強度を調整するには、マウスのスクロールホイールを使用します。Ctrl

キーを押しながらスクロールして、大きなステップで強度を調整します。或は、オーバ

ーレイの各ランプの右側にあるスライダハンドルをクリックしてドラッグするか、また

はスライダにカーソルを合わせ、マウスホイールを使用して強度を調整します。 

 

ショートカットメニューの使用 

２つのショートカットメニューは一般的に使用されるコマンドとオプションにアクセス

する可能性があります： 

ライブビューメニュー 

Live ビューショートカットメニューにアクセスするには、Vision タブにアクセスして、

ターゲット上ではなく Vision のどこかを右クリックします。 

 

点に移動: このオプションを選択する場合には、マウスの右ボタンでクリックした場所

にライブイメージを中心に移動します。 
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要素に移動: このサブメニューから最寄りの 10 要素のいずれかを選択すると、Live ビ

ュー画像の中心が選択した要素の中心に移動します。 

編集要素:このサブメニューから最寄りの 10 要素のいずれかを選択すると、選択した要

素のプロパティを編集できる自動要素 ダイアログ ボックスが開きます。「PC-DMIS 

Vision 内の自動要素ダイアログ ボックス」を参照してください。 

 要素に移動および要素を編集サブメニューに記載される要素は距離の昇順

に記載されています。 

SensiFocus: これは、ショートカット・メニューにアクセスするために右クリックし

たライブビューの位置で自動 SensiFocus を行ないます。「ライブビューコントロー

ル」のトピックで説明する「SensiFocus」ボタンを参照してください。 

倍率 : このメニューはパートのカメラの視野の拡大に影響を与える別の方法を提供しま

す。このサブメニューはパーツ画像の倍率の変更」に説明されたショートカット キー

のような機能のメニューオプションを含まれます。 

画面キャプチャ先 : このサブメニューでは、ファイル、クリップボードまたは PC - 

DMIS レポートに Vision タブのキャプチャ画面を保存することができます。現在選択

されているビュー（[CAD]タブまたは[Vision]タブ）がキャプチャされます。 

設定: このメニューオプションはライブ画像の設定ダイアログボックスにアクセスしま

す。「ライブ･ビューの設定」を参照してください。 

ライブビューターゲットメニュー 

ライブビュー メニューにアクセスするには、ターゲットではなく Vision タブにターゲ

ットの上に右クリックしてください。 
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ターゲットタイプ: ターゲットを右クリックして、下記のうちの 1 つからターゲットタ

イプを変更します: 自動ターゲット、手動ターゲット、ゲージターゲットおよび光学コ

ンパレータ。各ターゲットタイプの詳細についてはプローブツールボックス: 取込み点

ターゲットタブ」を参照してください。 

公称セグメントを挿入: セグメントを追加するには、必要な場所で右クリックして公称

セグメントを挿入メニューオプションを選択します。これはターゲットへのハンドルを

追加してターゲットの形状に合わせてドラッグすることができます。たとえば、ターゲ

ットに追加する必要があるストレートエッジで V ノッチがあるかもしれません。 

公称セグメントを削除: セグメントを削除するには、ハンドルに右クリックして 公称セ

グメントを削除 メニューオプションを選択します。これは選択ハンドルが削除されま

す。これにより、詳細を削除して理論形状のターゲットを簡略化します。 
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 設計上のセグメントの挿入と削除はプロファイル 2D 要素に対してのみ

使用されます。より正確に機能を一致するために、これらのオプションではセグ

メントをプロファイル 2D 形状に追加したり削除できます。 

ヒットターゲットを挿入: 新しいヒットターゲットを挿入をするには、必要な場所に右

クリックして ヒットターゲットを挿入 メニューオプションを選択します。これはラン

ダムに新しいヒットターゲット 挿入する プローブツールボックス からの ヒットター

ゲットを挿入ボタンと違います。 

ヒットターゲットを削除: ヒットターゲットを削除するには、必要なターゲットで右ク

リックしてヒットターゲットを削除 メニューオプションを選択します。 

要素カバレッジ: このメニュー項目では迅速に要素への対応を変更することができます。

新しいターゲットが適用範囲の選択割合に基づいて作成されるか、削除されます。詳し

くは、「取込み点ターゲットコントロール」を参照してください。 

要素カバレッジアクティブターゲット：このメニュー項目は、ターゲット要素カバレッ

ジリストで選択した範囲の割合を表示するために使用するターゲットの数を決定します。

詳しくは、「取込み点ターゲットコントロール」を参照してください。 

リセット: 要素対象エリアをリセットするには、必要な要素のターゲット上で右クリッ

クしてリセット メニューオプションを選択します。これは単一のデフォルトのターゲ

ットを残して全体の以前に追加されたターゲットを削除します。 

フォーカス: このオン/オフトグルでは、フォーカス測定を対象とする前にすることがで

きます。各ターゲットのセクションでは、エッジ検出を行う前にフォーカスを実行する

能力を持っています。これは「プローブツールボックス：フォーカスタブ」に検索され

たオプションと同じです。 

エッジ選択:ターゲットを右クリックして、以下のうちの 1 つからターゲットエッジの

選択方法を変更します:自動ターゲット、手動ターゲット、ゲージターゲットおよび光
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学コンパレータ。詳細情報についてはプローブツールボックス: 取込み点ターゲットタ

ブ」を参照してください。 

点密度: ターゲットの点密度 を変更するには、ターゲットを右クリックして点密度 サ

ブメニューから必要なメニューオプションを選択します。使用可能な点密度オプション

について詳しくは、「エッジパラメータセット」を参照して下さい:。 

テスト: 要素をテストするには、要素を右クリックして、テストメニューオプションを

選択してください。要素のテストについて詳しくは、「ビジョンコントロール - コマン

ドボタン」トピックを参照してください。 

レーザービュー 

クロマチック白色光センサー（CWS）が測定ルーチンのアクティブプローブである場

合、PC-DMIS Vision はスペクトラムプロットを含むレーザータブを追加します。ソフ

トウェアが測定ルーチンを実行していない場合、スペクトルプロットは CWS 信号の構

造（「ノイズ」）を示します。これは、照明や周波数などのパラメータの最適な設定を

選択するのに役立ちます。 

以下に注意してください: 

• PC-DMIS は、測定ルーチンの実行中にスペクトルプロットを更新しません。 

• レーザタブを選択して更新すると、CWS 強度と距離の計測値はプローブ計測値

ウィンドウに表示されません。 

以下はスペクトルプロットを使用するための最低要件です。 

• CHRocodile S または CHRocodile SE 型の白色光センサー 

• CHRocodile ファームウェアのバージョンは 5.97 以降であること 

• CHRocodile センサーをパソコンに USB ケーブルで接続する必要があります。 
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X 軸 - スペクトラムプロットの X 軸は、センサーからパーツまでの較正されていないか、

または生の距離をセンサーの全範囲の 1/1000 ステップで表します。Z 軸が正の方向に

移動すると、プロットのピークは左から右に移動します。ディスプレイは生データを表

示するので、プロットのピークの動きは線形ではありません。 

Y 軸 - スペクトルプロットの Y 軸は信号強度を示します。距離測定の最良の結果を得る

には、この例に示すような単一のシャープな支配的なピークが存在する必要がありま

す: 

 

レーザータブのスペクトラムプロットの例 

PC-DMIS Vision にプローブツールボック

スの使用 

プローブツールボックス は PC-DMIS Vision に指定されないが、 標準 PC-DMIS ソフト

のパーツです。このツールボックスは現在使われているプローブのタイプに関するタブ

および情報を提供します。ビジョンプローブがアクティブのとき、プローブツールボッ
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クスには測定ルーチンが必要とするデータ点の取得に使用される各種ビジョンプローブ

パラメータがあります。 

 LMS ライセンスまたはポートロックはビジョンオプションおよび有効なビジョ

ンプローブタイプが選択された状態でプログラムされている必要があります。また、各

種の PC-DMIS Vision に関連するタブにアクセスするために、サポートされているビジ

ョンプローブで操作しなければなりません。 

プローブツールボックス は自動要素 ダイアログ ボックスと連動して、自動要素が測定

されるパラメータを定義します。プローブの動き、倍率、照明、フォーカス、ゲージ測

定などの機能は自動要素の作成から個別に実行できます。 

ビュー | 他のウインドウ | プローブ ツールボックスメニューオプションがプローブツー

ルボックスを示します。 

プローブツールボックス 以下のタブには工学のパラメータが含まれています： 

 

A. プローブの位置。 

B. ヒット目標 

C. 要素の位置 

D. 拡大 

E. ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 

F. ﾌｫｰｶｽ 

G. ｹﾞｰｼﾞ 

H. ﾋﾞｼﾞｮﾝ診断 
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プローブ ツールボックス: [プローブの位置付け] タブ 

 

プローブ ツールボックス - [プローブ位置付け] タブ 

[プローブ位置付け] タブでは、「バーチャルジョイスティック」のように、プローブ/

カメラを測定される要素の上にあるように配置することができます。 

Vision プローブを位置付けるには: 

1. [増分] 編集ボックスで、[増分値] を調整し、[現在の位置] 編集ボックス

で増加または減少する量を指定します。 

2. [上へ] および [下へ] 矢印をクリックし、[現在の位置] 編集ボックスの値を変更し

ます。これによって、[Vision プローブ] が指定された値だけリアルタイムで移

動します。また、値を入力して Enter キーを押し、[Vision プローブ] を移動さ

せることもできます。 

複数軸を持つ機械の場合(2 つの回転テーブルなど)、現在アクティブな回転テーブルを

選択することもできます。 
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 プローブツールボックスのプローブおよびプローブチップリストに情報が表示

されていない場合、最初にプローブを定義する必要があります。プローブの定義方法に

ついて詳しくは、PC-DMIS Core 文書の「プローブの定義」章を参照してください。 

 

 このタブはすべてのプローブタイプ(コンタクト、レーザー、光学)で使用でき

るため、この文書では PC-DMIS Vision 関連の項目のみを扱います。プローブ一般に関

連するツールボックスの説明については、PC-DMIS Core 文書にある「プローブツール

ボックスの使用」を参照してください。 

[プローブの位置決め] タブボタン: 

 

[取込み点を取得] ボタンをクリックすると 視界の中心でエッジ点が測定され

ます。エッジ点を測定するためには視界の中心より 60 ピクセルの範囲内にあ

る必要があります。 

 

取込み点を削除ボタンをクリックして、マウスの左ボタン使用して取得した

ばかりのアンカー点の取込み点を削除します。このボタンはアンカー点の取

込み点を入力するまで無効になります。 

 

プローブ計測値ボタンをクリックすると、プローブ計測値ウィンドウが表示

されます。このウィンドウはサイズ変更や再配置ができます。「光学プロー

ブを用いたプローブ読み取りウィンドウの使用」を参照してください。 

 

[レーザーをオン/オフ] ボタンはレーザープローブまたはレーザーポインタと

適合する(TESA VISIO 300 および 500 など)システムで使用ｄきます。このボ
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タンはレーザーのオン/オフを切り換えます。 

 

光学プローブを備えたプローブ読み取りウィンドウの使用 

 

プローブ読み出しウィンドウ 

プローブ計測値ウィンドウのほとんどの情報はすべてのプローブタイプで同じであり、

PC-DMIS Core 文書の「その他のウィンドウ、エディタ、およびツールの使用」章の

「プローブ計測値ウィンドウの使用」トピックですでに説明しています。但し、ビジョ

ンプローブを使用する場合、以下の追加計測値がウィンドウに表示されます： 

VX / VY / VZ: ビジョンプローブを使用している場合、X、Y および Z 値は視野（FOV）

の中心にある十字の座標を示しています。VX、VY および VZ の値は現在のアライメン

トに対する要素ターゲットまたはゲージの位置を示しています。 

DX / DY / DZ: DX、DY および DZ 値はカメラの位置と要素の位置間の差を示していま

す。ユーザーはこれらの値に対するプローブ計測値の設定ダイアログボックスにおいて

選択されるターゲットまでの距離 オプションが表示されるようにする必要があります。

詳細は、PC-DMIS Core 文書の「カスタマイズの設定」章にある「プローブ計測値ウィ

ンドウの設定」を参照してください。 
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倍率: この値は、現在のカメラの倍率の設定を示しています。倍率タブで行った変更は、

プローブの実測値 ウィンドウのこの行に反映されます。「プローブツールボックス: 倍

率タブを調整してください。 

W: 単一の回転テーブルの現在の回転テーブル軸を表示します。 

V: 積み重ねた回転テーブルを使用する場合、プローブ計測のウィンドウには、第 2 の

回転軸の「V」値も表示されます。 

Vision レーザー･センサー 

Vision レーザー･センサーがアクティブ･センサーの場合、プローブ計測値ウィンドウに

X、Y、Z の計測値と、感度や距離などのレーザーパラメーターが表示されます。詳細

については、このドキュメントの該当するレーザーセンサーのセクションを参照してく

ださい。 

以下に例を示します： 
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光学チップに関する注記 

Vision プローブの概念はある点でコンタクトプローブと似ています。明らかに Vision 

プローブはパートに物理的に接触しませんが、コンタクトプローブおよび光学プローブ

のどちらも連結するプローブヘッドの様々な位置を指定するために「プローブチップ」

という用語を使用します。(「プローブチップ」の互換可能なほかの用語は、AB 角度、

AB 位置、チップ、チップ角度などです）Vision プローブ上の実際の先端は光学デバイ

ス（カメラ）を含んでいます。 

[プローブ] リストから [プローブ] を、または [プローブ チップ] リストからプローブチ

ップを選択すると、PC-DMIS Vision は編集ウィンドウにそれぞれ LOADPROBE/ コマ

ンド、または TIP/ コマンドを挿入します。 

PC-DMIS Vision がこれらのコマンドを実行するときに、関連するプローブの定義が行

われます。 

プローブ ツールボックス： [ヒットのターゲット] タブ 

 

プローブ ツールボックス - ヒットのターゲット タブ 
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 このタブは サポートされる Vision プローブを定義、使用する場合にのみ現れ

ます。 

[ヒットのターゲット] タブが要素の測定に使用するエッジの検出とフォーカスパラメー

タを表示します。 

Vision プローブを使用する場合、ターゲットを調節してテストしたい場合もあります。

このオプションではデフォルトのターゲットをサブターゲットに分割し、それぞれ独自

のパラメータセットを持たせることも可能です。例えば、デフォルトの単独円を使用し

て円を測定するか、または円を個別の円弧に分割してそれぞれ独自のターゲットパラメ

ータセットを持たせます。これらのターゲットパラメータにはエッジ検出法、照明、点

密度などが含まれます。 

 

 

4 つのアクティブ (通常) なターゲット領域で 7 つのターゲットを示した円弧の例。タ

ーゲットリスト内の各ターゲットにはそれぞれ独自のターゲットパラメータ一式がある

ことに注目してください。 
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要素のターゲットおよび関連するパラメータはタブのターゲットのリストの行として表

示されます。複数のターゲットを定義することができます。リストより 1 つまたは複

数のターゲットを選択した場合、それらはグラフィックの表示ウィンドウの [Vision] 

タブに太字で表示されます。 

ターゲットのパラメータを変更するには、リストの項目をダブルクリックします。[プ

ローブツールボックス] で複数のターゲット行を同時に選択し、右クリックすることで

複数のターゲットを変更できます。 

ターゲットが [Vision] タブと [CAD] タブの両方に表示されます。どちらのビューでも

ターゲットのサイズ変更が可能ですが、ターゲットは 2 次元なのでこれはパートを 2

次元で表示するのに使用される [Vision] タブで行うほうが簡単です。 

 

利用可能なパラメータセット 

タブのツールバーにある [パラメータ設定] リストを使用して、現在、表示しているタ

ーゲットのパラメータのタイプを変更することができます。 

ターゲットとする要素型に応じて、トップツールバーの [パラメータ設定] リストは以

下の 1 つまたは複数の利用可能なオプションを表示します: エッジ、フィルタ、焦点、

および RGB 配合。 

エッジ: このパラメータ設定は要素のエッジ点を取得するために使用するターゲット

のエッジパラメータを定義します。 

フィルタ: このパラメータ設定は取得したエッジ点および関連するパラメータで使用

するフィルタを定義します。フィルタはエッジ点のセットから外れ値を削除するために

使用され、測定前に画像をクリーンにすることができます。 

フォーカス: このパラメータ設定はエッジ点を取得する前にどのターゲットがフォー

カスを実施すべきかを定義し、その場合、フォーカスのパラメータを定義します。 
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アイコン フィーチャーのタイプ 利用可能なパラメータセット 

 

表面ポイント ﾌｫｰｶｽ 

 

エッジ ポイント エッジ、フォーカス 

 

直線 エッジ、フォーカス、フィルタ 

 

円 エッジ、フォーカス、フィルタ 

 

丸型溝 エッジ、フォーカス、フィルタ 

 

角型溝 エッジ、フォーカス、フィルタ 

 

輪郭(2D) エッジ、フォーカス、フィルタ 

RGB 配合: このパラメータ設定は赤 (R)、緑 (G)、および青 (B) 色の配合コントロー

ルを提供し、画像処理および Live ビューのデフォルト色を上書きします。 

 

すべての値が -1 に設定された場合、PC-DMIS は内部のデフォルト値を使用します。こ

れらの値は割合を定義します。つまり、0.7、0.2、および 0.1 の値を使用してグレイス

ケールを計算すると赤色 70%、緑色 20%、および青色 10% として表示されます。 

色カメラを使用すると、エッジ処理が行われる前に画像データがグレイスケールに変換

され、個々の赤、緑、および青の輝度の値に基づいてグレイスケールの輝度が計算され

ます。グレイスケールモードに設定すると、Live ビューは色で加重された画像を表示

します。 

特定のパラメータおよびその使用に関する説明は、以下の図を参照してください。 
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Vision プローブを使用した要素の測定 

[ヒットのターゲット] タブにある [ターゲットの種類] リストから選択することで、使用

する測定法を指定できます。要素の種類により、Vision プローブを使用した要素の測

定には 最大 4 つの方法があります。 

 以下の例は円要素の場合です。 

方法 1 – ゲージヒットターゲット- 要素(この場合は円)をグラフィックにサイズ変更(ま

たは調節)し、グラフィックの表示ウィンドウの [Vision] タブにある要素と位置を一致

させる必要があります。公差幅内で画像を表示することもできます。円では、これは X、

Y 位置と直径を与えます。このモードで使用するパラメータに関しては「ゲージヒット

ターゲット要素のパラメータ」トピックに説明があります。 

方法 2 – 手動ヒットターゲット - 要素(この場合は円)の周囲で、指定の数の点の位置を

決定する必要があります。PC-DMIS Vision は、これらの点を要素の計算に使用します。

要素の測定を補佐するためにいくつでもターゲットを使用することができます。このモ

ードで使用するパラメータに関しては「手動ヒットターゲット要素のパラメータ」トピ

ックに説明があります。 

方法 3 – 自動ヒットターゲット: 画像処理使用して要素(この場合は円)を自動的に検出

します。その後、定義されたターゲットを基に円を計算します。このモードで使用する

パラメータに関しては「自動取込み点ターゲット要素のパラメータ」トピックに説明が

あります。 

方法 4 – 光学コンパレータヒットターゲット: ターゲットの測定に公差幅の上下領域を

使用します。要素の実行中、要素がこの公差幅に収まっているか視覚的に検証します。

次に、[実行モードオプション] ダイアログ ボックスから、[続行] (合格) または [スキッ

プ] (不合格) をクリックして要素を受け入れまたは拒否できます。このモードで使用す
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るパラメータに関しては「光学コンパレータヒットターゲット - エッジのパラメータ設

定」トピックに説明があります。 

 

ゲージターゲットの要素パラメータ 

以下のパラメータは [自動ターゲット] 測定方法を使用して要素を測定するときに、[ヒ

ットのターゲット] タブにあるターゲットの一覧カラムの見出しに現れます (利用可能

な測定方法については「Vision プローブを使用した要素の測定」を参照してください) : 

エッジのパラメータセット 

 

値を変更するには、目的のターゲットの現在値を右クリックします。値が N/A の場合、

そのパラメータは現在の設定に「適用されません」。 

ID: ターゲットのリストにその項目の一意の識別子を表示します。グラフィック表示ウ

ィンドウの [Vision] タブに表示されるターゲット向けのツールヒントに同じ ID が使用

されます。 

照明: これは、このターゲットに使用する照明の値を表示します。指定のターゲット用

に照明を変更するには、[取込み点ターゲット] タブでターゲットを選択するか、グラフ

ィック表示ウィンドウの [Vision] タブで [照明] タブにある照明を変更します。照明の
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変更方法について詳しくは、「プローブツールボックス: [照明] タブ」を参照して下さ

い。 

フォーカス パラメータセット 

詳細については、「取込み点ターゲットフォーカスパラメーターセット」を参照してく

ださい。 

 

手動ターゲットの要素パラメータ 

以下のパラメータは [手動ターゲット] 測定方法を使用して要素を測定するときに、[ヒ

ットのターゲット] タブにあるターゲットの一覧カラムの見出しに現れます (利用可能

な測定方法については「Vision プローブを使用した要素の測定」を参照してください) : 

エッジのパラメータセット 

 

値を変更するには、目的のターゲットの現在値をダブルクリックします。値が N/A の

場合、そのパラメータは現在の設定に「適用されません」。複数ターゲットのパラメー

タを一度に変更するには、ターゲットを選択し、そのうちの 1 つを選択して値を変更

します。このようにするとすべての値が更新されます。 
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ID: ターゲットのリストにその項目の一意の識別子を表示します。グラフィック表示ウ

ィンドウの [Vision] タブに表示されるターゲット向けのツールヒントに同じ ID が使用

されます。 

照明: これは、このターゲットに使用する照明の値を表示します。指定のターゲット向

けに照明を変更するには、[ヒットのターゲット] タブでターゲットを選択するか、グラ

フィックの表示ウィンドウの [Vision] タブで [照明] タブにある照明を変更します。こ

の方法に関する、より詳しい説明については、「プローブツールボックス: [照明] タ

ブ」を参照して下さい。 

フォーカス パラメータセット 

詳細については、「取込み点ターゲットフォーカスパラメーターセット」を参照してく

ださい。 

自動ターゲットの要素パラメータ 

以下のパラメータは [自動ターゲット] 測定方法を使用して要素を測定するときに、[ヒ

ットのターゲット] タブにあるターゲットの一覧カラムの見出しに現れます (利用可能

な測定方法については「Vision プローブを使用した要素の測定」を参照してください) : 
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自動ターゲット - エッジパラメータセット 

 

値を変更するには、目的のターゲットの現在値を右クリックします。値が N/A の場合、

そのパラメータは現在の設定に「適用されません」。 

ID: このカラムは項目に対する固有識別子をターゲットリストに表示します。この同じ

ID が、グラフィック表示ウィンドウの [Vision] タブに表示されるターゲットのツール

ヒントで使用されます。 

最小/最大タイプ:エッジ点については、最小、最大または平均のいずれかのオプション

が選択された場合、ターゲットは実際に四角形領域です。これは、スキャン方向を持ち、

矩形領域の大きさを変えることができます。複数のエッジスキャンが定義された矩形領

域内にエッジ検出のターゲットの走査方向に平行に作成されます。それぞれのエッジス

キャンに一点ずつ検出されて、その実績が選択されたオプションに基づいて算出されま

す。 

使用可能なオプションは以下の通りです： 

• 無し: 端を通り抜けているシングルの線目標で、通常のエッジ点を返します。一

つの点だけは見つけられます。 
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• 最小: 走査方向に沿った走査点からの最小の距離である点を返します。 

• 最大: 走査方向に沿った走査点からの最大の距離である点を返します。 

• 平均: 走査方向に沿ったすべての見つけられた点の平均を返します。 

密度: このカラムは現在のターゲットに対する取込み点密度の種類を表示します。利用

可能な密度の種類は以下のとおりです。 

 この密度オプションは、エッジ点スキャンまたは面上点スキャンでは使

用できません。 

• なし: 点を返しません。ターゲットの領域を排除する場合はこのタイプを使用し

ます。排除された領域は要素の上に格子模様で示されます。 

 

A 格子模様で表示された排除された領域を持つターゲット。 

• 低: 最小数の点 (10 ピクセルごとに 1 つの点) を返します。要素の形状がこのエ

リアでそれほど変化しない場合、またはパートで重要なエリアでない場合はこの

密度タイプを使用します。 
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• 中: 要素型に対してデフォルトの数の点 (4 ピクセルごとに 1 つの点) を返します。 

• 高: 最大数の点 (1 ピクセルごとに 1 つの点) を返します。要素の形状がこのエリ

アで大きく変化する場合、またはパートで重要なエリアとみなされる場合はこの

密度タイプを使用します。 

アンダースキャン: これはターゲット内部の非混合エリア(2 つのエッジから構成される

角など)に適用されるアンダースキャン距離を(現在の単位で)定義します。PC-DMIS 

Vision はターゲットのアンダースキャンエリアから何も点を返さず、無視されたエリア

であることを示します。PC-DMIS Vision は [アンダースキャン] の値を適切な設定でデ

フォルトに戻そうとします。 

 このアンダースキャンオプションは、エッジ点スキャンまたは面上点スキャ

ンでは使用できません。 

エッジの選択: PC-DMIS Vision はエッジの検出に最も相応しい方法を見つけて使用し

ようとします。以下の方法をサポートします: 

• 優勢なエッジ: パートの照明に下からの光を使用する場合、優勢 (または最も強

い) エッジを返すことで最適な結果を得られる場合がよくあります。 

• 公称値に最も近い: この方法は公称エッジに最も近い校正エッジを検出します。

これは、測定用に非優勢のエッジを選択する簡単な方法を提供します。 

• 一致するエッジ: この方法は必要な要素と最も良く一致するサイズと位置を持つ

エッジを検出します。これはデフォルトのエッジ検出方法です。このエッジ選択

タイプを高速化するのに必要な手順については「PC-DMIS Vision のトラブルシ

ューティング」トピックを参照してください。 

• 指定のエッジ: この方法は、現在定義されているスキャン方向で実施され、長さ

の値がエッジ強度の閾値を超えて検出されたエッジから指定のエッジを選択しま

す。スキャン方向はターゲット上に青色の矢印としてグラフィックの表示ウィン
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ドウに表示されます。目的の方向でエッジを選択するためにこの方向を反転する

ことができます。 

強度: これは、要素の測定中に使用するエッジ強度の閾値を示します。エッジを検索す

る時、ソフトウェアはこの閾値以下の「強度」が割り当てられたエッジを無視します。

0～255 の範囲で事前定義された値を新規の値に変更することができます。値が大きく

なるほどエッジの強度が増します。PC-DMIS Vision がエッジに十分な点を返さない場

合、この値を小さくしてみてください。Vision が誤検出のエッジを多く返す場合、こ

の値を大きくしてみてください。 

エッジ極性: この値は表示および検出されるエッジが黒から白、白から黒またはそのい

ずれかに変化するかどうかを決定します。この値は以下のエッジの型に対して指定する

ことができます: 支な配的エッジ、最も近い公称値、一致するエッジおよび指定された

エッジ。 

エッジの極性を設定すると、指定の極のエッジがアルゴリズムから外され、速度を向上

することができます。例えば、極を [|]>[] に設定すると、黒から白まででないエッジは

優勢なエッジでないためすべて除外されます。 

取込み点ターゲットの方向: この値はアルゴリズムが極の決定に使用する方法を定義し

ます。例えば、ターゲットをある方向に実行する場合、エッジは白から黒 ([ ]>[|]) です

が、別の方向では同じエッジが黒から白 ([|]>[ ]) になります。この値は [指定のエッジ] 

型で常に使用することができます。極が任意から任意の [?]>[?] 以外に設定されている

場合、以下の型でも使用できるようになります: 支配的なエッジ、最も近い公称値およ

び一致するエッジ。 

指定のエッジ番号: この値はどのエッジが先に説明した [指定のエッジ] 検出方法で使用

されるかを示します。1～10 までの値を指定できます。 

適応閾値: 照明の変数に対応するには、この値を YES に設定します。この設定は、ほ

とんどの状況に適しているため、デフォルトで YES に設定されます。たとえば、マシ
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ンの照明が不均一で、実行されたときに学習された場所が FOV 内の場所と異なる場合

があるので、これをオンにすることは必要です。 

閾値が固定の場合、異なるエッジ点が検出され、測定エラーが発生したり不安定性にな

る可能性があります。但し、テクスチャやその他のノイズによってターゲットバンドに

含まれるパートエリアが変化する場合、それらの変化によって適応閾値の結果が意図さ

れたエッジ閾値より高くなる可能性があります。その結果、意図したエッジが検出され

ません。このような状況では、適応閾値を NO に設定することが最良である場合があり

ます。 

SensiLight: これは、最適な結果に到達するために測定前に測定機が照明の自動調整を

実施するかどうかを決定します。NO に設定する場合には、PC-DMIS は学んだ割合に

応じて照明を設定して明るさが自動的に調整されません。SensiLight とは Sensible 

Lighting (実用的な照明) の略称です。 

実行時に SensiLight が ON の場合、 照明が明るすぎず暗すぎないか確認するためにク

イックチェックが行われます。そうであれば、自動的に照明を調整して合理化します。

次に、この新しい照明設定を保存するオプションをオペレータに提供し、次回の測定時

に新しい改良設定を使用するようにします。 

照明: これはこのターゲットに使用する照明の値を表示します。指定のターゲット向け

に照明を変更するには、[ヒットのターゲット] タブでターゲットを選択するか、グラフ

ィックの表示ウィンドウの [Vision] タブで [照明] タブにある照明を変更します。この

方法に関する、より詳しい説明については、「プローブツールボックス: [照明] タブ」

を参照して下さい。 

自動ヒットターゲット - テンプレートマッチ 

テンプレート･マッチでは、目標エリアのマスター画像を定義することができます。そ

の後、要素測定中にエッジ検出を実行する前に、視野を検索するために使用することが

できます。これにより、位置誤差と測定プロセスの変動性がなくなるため、測定の再現

性が向上にします。 
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 テンプレートマッチは、ブロブと面上点以外のすべての Vision 要素で使用でき

ます。 

パラメータ･セット一覧からテンプレートをマッチするを有効にします。 
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テンプレート･マッチを有効にすると、ソフトウェアは 2 つの新しいオーバーレイを挿

入します： 

• テンプレートの領域 - これは専用のパターンを定義する専用の矩形領域です。パ

ターンは、測定ルーチンの実行中に PC-DMIS が検索するものです。 

• 検索エリア - これは、PC-DMIS がテンプレートのエリアで定義されたパターン

を検索するために探している長方形のエリアです。 

テンプレート相関 
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テンプレート相関 - これは最小一致率を定義します。PC-DMIS がテンプレートのマッ

チを実行している間、ソフトウェアは検索エリアで位置を検索して、定義されたテンプ

レートに基づいて最適なマッチを検索します。テンプレート相関の値は、可能な限り最

良の一致を定義します。例えば、検索エリア内に正確なテンプレート画像がある場合、

相関値はほぼ 100％になります。わずかな画像の変動と計算の丸め誤差により、おそら

く 100％になることは決してありません。最適一致の相関値が定義されたテンプレート

の相関値より大きい場合、テンプレートのマッチは成功します。 そうでなければ、テ

ンプレートのマッチは失敗します。テンプレートのマッチが失敗すると、PC-DMIS は

それを示すメッセージを[実行]ダイアログボックスに表示します。 
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テンプレートのマッチを有効にした状態で実行に失敗した場合は、続行をクリックして

残りの測定ルーチンを実行します。要素はテンプレートのマッチングが有効になってい

ないかのように実行を継続します。 

要件 

テンプレート･マッチの要件： 

• テンプレート･マッチは、単一のターゲットを持つ要素に対して機能します。 

• テンプレート･マッチは、単一の視野（FOV）で実行できる要素に対して機能し

ます。 

• テンプレート･マッチは検索エリアよりも小さい必要があります。 

• テンプレート･マッチは常に検索エリア内にあります。 

• テンプレート画像を保存するとき、テンプレートのエリア及び検索エリアは視野

内にあるはずです。 

 使いやすくするために、PC-DMIS は、ターゲット、テンプレートのエリア、

および検索のエリアを変更するプロセス中にこれらの要件をチェックしません。[要素

の自動作成]ダイアログボックスの[作成]または[テスト]ボタンをクリックするとすぐ

に、ソフトウェアはすべての要件を確認します。いずれかの要件が満たされていない場

合、ソフトウェアは訂正を行うための警告メッセージを表示します。 
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 テンプレート･マッチは計算集約的なプロセスなので、必要に応じて使用してく

ださい。テンプレート･マッチを使用する場合、テンプレートのエリアと検索エリアの

サイズは計算速度に直接影響します。そのため、それらをできる限り小さくしながらも

信頼性を確保する必要があります。 

自動ターゲット - フィルタパラメータセット 

 

値を変更するには、目的のターゲットの現在値を右クリックします。値が N/A である

場合、そのパラメータは現在の設定に適用されません（Not Applicable）。 

ID - ターゲットのリストにその項目の一意の識別子を表示します。この同じ ID が、

グラフィック表示ウィンドウの [Vision] タブに表示されるターゲットのツールヒ

ントで使用されます。 

クリーンフィルタ: これは、エッジの検出前に画像から汚れや小さなノイズ粒子

を取り除くかどうかを決定します。 

強度 (クリーン フィルタ) - それ以下はごみやノイズとみなされるオブジェクトの

サイズを (ピクセルで) 指定します。 
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外れ値フィルタ - これは、このターゲットに外れ値のフィルタが必要かどうかを

決定します。 

[外れ値フィルタ]に[はい]を選択すると、さまざまな要素タイプに使用可能なフィルタ

パラメータは異なります。 

非レガシープロファイル 2D 以外のすべてのビジョン要素タイプのフィルタパラ

メータ 

 

非旧式プロファイル 2D 要素タイプ以外のすべての場合、[外れ値フィルタ]リストから

[はい]を選択すると、次のオプションが使用可能になります。 

距離の閾値 (外れ値フィルタ) - これは、点が廃棄される前に公称値から離れるこ

とができる距離をピクセルで指定します。 

標準偏差の閾値 (外れ値フィルタ) - 外れ値かどうかを判断するために理論値 CAD

から離れている点の標準偏差を設定します。 

非レガシープロファイル 2D ビジョン要素タイプのフィルタパラメータ 

非レガシービジョンプロファイル 2D 要素の場合、外れ値フィルタには 2 つのフィルタ

タイプオプション、即ち YES 及び NO があります。 
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[YES]を選択すると、2 つの外れ値フィルタタイプオプション、即ち、理論形状 および 

隣接を使用することができます。 

 

各オプションにはその専有のパラメータがあります： 

理論形状 - この外れ値フィルタは形状フィッティングに基づいており、CAD から

プログラムされた旧バージョンの Vision プロファイル 2D 要素のみで使用できま

す。このフィルタは、測定データを理論 CAD 曲線に適合させます。フィッティ

ングの後で、公称 CAD に対する各測定点の偏差が計算されます。偏差は、もし

あれば、どの点が外れ値であるかを決定するために使用されます。 

選択すると、標準偏差閾値（外れ値フィルタ）オプションは利用可能になりま

す： 

標準偏差の閾値 (外れ値フィルタ) - 外れ値かどうかを判断するために理論値

CAD から離れている点の標準偏差を設定します。 

隣接 - 外れ値フィルタは、距離に基づき、ビジョンプロファイル 2D 要素の非レ

ガシーバージョンで利用可能です。 

隣接フィルタタイプを選択すると、次のオプションが使用可能になります： 
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外れ値フィルタ(隣接点) - 2 つのオプションでドロップダウンボックスを提

供します: YES はフィルタをオンにして、NO はフィルタをオフにセットし

ます。 

隣接点 - 有効なポイントと考えられることを要求される隣接点の最小数を定

義します。点の値が距離内（次のパラメータによって部分的に定義された）

の隣接の最小数よりも少ない場合、その点は外れ値です。このパラメータの

デフォルト値は 2 です。 

距離乗数 - このパラメータは、上述した距離を計算するために使用されます。

このパラメータのデフォルト値は 2.0 です。 
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 この距離は、隣接点間隔の平均値と距離倍数を乗じて算出されま

す。近隣点間の平均距離は、目標の範囲内ですべての見つけられた点から計

算されます。 

下記は、異なる近隣点間の距離と距離乗数値を使用する実例です。 

 例 1: 近隣点間の距離 = 2 及び距離乗数 = 2.0: 

 

例 2： もっと多い外れ値が識別された原因となる近隣点 = 3（赤色で表示された

点）である以外、例 1 と同じです。 
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例 3: 近隣点= 1 および距離乗数= 3.0 の場合、より少ない外れ値(赤に表示された

点)があります: 

 

光学コンパレータ ヒットターゲットのパラメータ 

以下のパラメータが [光学コンパレータ] 測定法を使用して要素を測定するときに、[取

込み点ターゲット] タブにあるターゲット一覧のカラムヘッディングに表示されます 

(利用可能な測定方法については「Vision プローブを使用した要素の測定」を参照して

ください)。 
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エッジのパラメータセット 

 

値を変更するには、希望のターゲットの現在値を右クリックします。値が N/A の場合、

そのパラメータは現在の設定に「適用されません」。 

ID: ターゲットのリストにその項目の一意の識別子を表示します。グラフィック表示ウ

ィンドウの [Vision] タブに表示されるターゲット向けのツールヒントに同じ ID が使用

されます。 

正の公差: 実行中、ターゲットと視覚的に比較する正の公差を示します。 

負の公差: 実行中、ターゲットと視覚的に比較する負の公差を示します。 

 

正および負の公差幅を持つ光学コンパレータの例 
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照明: これはこのターゲットに使用する照明の値を表示します。指定のターゲット用に

照明を変更するには、[取込み点ターゲット] タブでターゲットを選択するか、グラフィ

ック表示ウィンドウの [Vision] タブで [照明] タブにある照明を変更します。照明の変

更方法について詳しくは、「プローブツールボックス: [照明] タブ」を参照して下さい。 

フォーカス パラメータセット 

詳細については、「取込み点ターゲットフォーカスパラメーターセット」を参照してく

ださい。 

ターゲット フォーカスのパラメータセット 

 

値を変更するには、希望のターゲットの現在値を右クリックします。値が N/A の場合、

そのパラメータは現在の設定に「適用されません」。フォーカスパラメータセットの調

整は自動、手動、ゲージおよび光学コンパレータの取込み点ターゲットに対して行うこ

とができます。 

ID: ターゲットのリストにその項目の一意の識別子を表示します。グラフィック表示ウ

ィンドウの [Vision] タブに表示されるターゲット向けのツールヒントに同じ ID が使用

されます。 

フォーカス: ターゲットがエッジ検出前のフォーカスが必要かどうかを決定します。 
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 CAD++ 設定を使用している場合、標準の はい/いいえ に加えて自動オ

プションを追加すると、画像がフォーカスを必要とする場合にのみフォーカスを

実行します。 

コントロール (フォーカス): 自動または完全を選択します。自動モードでは校正済みの

フォーカス情報を使用して範囲および時間のパラメータを自動的に設定します。完全モ

ードでは、ユーザーは範囲および時間を手動で設定することができます。 

距離 (焦点): カメラからパートまでの距離を表示します。フォーカスを実施する距離

を (現在の単位で) 指定します。この値を使用してこの機械は最高の焦点位置の Z 方向

に検索します。 

時間 (焦点): 最適な集束位置を検索するのに費やす時間を秒で表示します。 

 フォーカスする際に距離および時間の組み合わせが速すぎる場合、警告

メッセージが表示され、Vision タブにオーバーレイされます。 

表面を検索 (フォーカス): これは、[はい] または [いいえ] を表示します。このオプショ

ンをはいに設定すると、PC-DMIS は集束位置の精度を上げるために、わずかに遅い第

2 回のパスを実行します。2 回目のパスは最初のパスの画像データと現在のレンズの開

口数に基づき、最適化されます。高さが変化する表面を検索してその上にフォーカスす

る広い範囲を必要する場合には、これは便利です。 

表面の差異 (フォーカス): [表面を検索] オプションを [はい] に設定すると、この値がパ

ートの位置を見つけるために最初高速でスキャンされる距離を決定し、この範囲の周囲

で通常のフォーカスが実行されます。焦点位置が見つかると、PC-DMIS はその領域で

すばやい焦点スキャンを行います。これは、フォーカス位置が大きく変化する変動性を

持つパートに対して役立ちます。 
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アシスト (フォーカス): このオプションはレーザーまたは投影されたグリッド装置を持

つシステムで使用します。これらの装置を「オン」にして、コントラストを上げること

によって、特定表面における焦点調整をアシストすることができます。この機能を有効

にするには、このオプションを [グリッド] に設定します。 

照明－調整: このオプションは、測定機が最適なフォーカス結果に到達するためにフォ

ーカス前に自動照明調整を行うかどうかを決定します。NO に設定すると、PC-DMIS 

はティーチングされた割合に応じて照明を設定し、明るさは自動的に調整されません。 

中心で測定: これを選択すると、精度を上げるために視野の中心で測定が実行されます。 

ショートカット メニューの使用 

Vision から、適切なターゲットをクリックすると、ショートカットメニューが表示さ

れます。このメニューでは、セグメントまたはターゲットの挿入および削除、取込み点

ターゲットのリセット、ポイント密度の変更、現在選択されているターゲット (複数可) 

のエッジ検出のテスト、取込み点ターゲットタイプの変更を行うことができます。 

同様に、ターゲットではなく Vision タブをクリックすると、倍率を調整したり、画面

をキャプチャしたり、ライブ画像設定 ダイアログボックスを開くことができるメニュ

ーが提供されます。 

詳しくは、「PC-DMIS Vision でのグラフィックス表示ウィンドウの使用」における

「ショートカットメニューの使用」トピックを参照してください。 

ヒットターゲットのコントロール 

[プローブツールボックス] の [ヒットのターゲット] タブに表示されるコントロールでは、

要素の測定に使用するターゲットとパラメータを編集、試験、変更できます。 

このツールバーはタブにあります： 
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このツールバーは、タブの下部にあります： 

 

これらのコントロールが実施する内容を以下のテーブルで説明します。 

ターゲットボタンの定義 内容 

 

ターゲットの型リストでは新しいターゲットを作成したと

きにターゲットの型を選択できます。利用可能なターゲッ

トのタイプは以下のとおりです： 

• 光学ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀｰの取り込みﾀｰｹﾞｯﾄ 

• ｹﾞｰｼﾞﾀｰｹﾞｯﾄ 

• 手動ﾀｰｹﾞｯﾄ 

• 自動ﾀｰｹﾞｯﾄ 

 

パラメータセットリストでは、以下のパラメータ設定の間

で変更が可能です： 

• ｴｯｼﾞ 

• ﾌｨﾙﾀ 

• ﾌｫｰｶｽ 

• RGB 配合 

これらは「利用可能なパラメータセット」で説明されてい

ます。 

 

[ターゲット要素カバレッジ] リストでは要素のサブセット
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のみを測定するためにターゲットのセクションを素早く作

成することができます。カバレッジを制限することは要素

の実行時間を削減します。例えば、高倍率で測定された大

きな要素は全てのエッジ点を取得するために多くのカメラ

位置を必要とします。「10％」カバレッジを選択すれば、

要素の周囲の特定の位置のエッジ点のみを測定し - この形

状の 10％を設定します。 

100％をカバーする同じな要素は 50％のカバレッジを提供

する多数のターゲットを持つことに変更される以下の例を

注意してください。 

 

プロファイル 2D - 100% カ

バレッジ 

 

プロファイル 2D - 50% カ

バレッジ 

 

 

[ターゲット要素カバレッジをアクティブなターゲットに設

定] リストでは、[ターゲット要素カバレッジ] リストで選択

されたカバレッジのパーセンテージを表示するために使用

するターゲットの数を決定できます。デフォルト値は 4 で
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す。 

例えば、円弧の 50％カバレッジで、このリストからアクテ

ィブなターゲットセットの値として 7 を選択するとターゲ

ットセクションは以下のようになります。 

 

アクティブなターゲットの例 

 

ヒットターゲットカラー一覧は、要素ヒットターゲットに

適用するカラーを指定します。これにより、要素を区別し

たり、異なるサーフェスタイプでの可視性を確保すること

ができます。 

 

公称色リストは、要素の公称線に適用するカラーを指定し

ます。これにより、要素を区別したり、異なるサーフェス

タイプでの可視性を確保することができます。 

 

[ヒットのターゲットをパートへロック] ボタンでは、ター
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ゲットのサイズ、位置、または回転を固定します。 

 

  

[ヒットターゲットを中心に設定] ボタンはターゲットまた

は視野(FOV)を中心に設定します。実際に何が移動するか

は [ヒットのターゲットををパートへロック] ボタンの状態

によります。 

最初に [ヒットのターゲットをパートへロック] ボタンを選

択し、次に [ヒットのターゲットを中心に設定] ボタンを選

択すると、 PC-DMIS Vision は現在の FOV をターゲットへ

移動します。これは DCC 移動スキャン測定機でのみ利用

可能です。 

[ヒットのターゲットをパートへロック] ボタンを選択解除

し、[ヒットのターゲットを中心に設定] ボタンを選択する

と、 PC-DMIS Vision は現在の FOV をターゲットへ移動し

ます。 

 

[新しいヒットのターゲットを挿入] ボタンでは、新規ター

ゲットエリアを挿入できます。その後、この要素の特定の

エリアに対する異なるパラメータを設定できます。 

 

[ヒットのターゲットを削除] ボタンでは、過去に挿入され

たターゲットを要素から削除します。 

 

[ヒットのターゲットをリセット] ボタンでは、過去に挿入

されたターゲットエリアを要素からすべて削除し、1 つの
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デフォルトターゲットのみを残します。 

 

[ヒットのターゲットをテスト] ボタンでは、現在選択され

ているターゲットに対してターゲットエッジの自動検出を

テストします。PC-DMIS は、グラフィック表示ウィンドウ

の [Vision] タブ内に、検出した点をすべて表示します。 

 

プローブ ツールボックス - [要素ロケータ] タブ 

 

プローブツールボックス - 要素ロケータータブ 

[要素ロケータ]タブでは、現在の要素のオペレータに指示を与えることができます。要

素の実行中に、次のプロンプトを 1 つ以上指定できます： 

• 要素の位置を示したスクリーンキャプチャのビットマップ。 

• 録音済みの .wav ファイルで指示を与える音声プロンプト。 

• 文字で指示を与えるテキストプロンプト。 
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要素ロケータの情報を提供するには: 

1.  (スピーカー) ボタンの隣にある  ボタンをクリックし、この自動要素に関

連した .wav ファイルを参照します。音声ファイルを再生するにはスピーカーボ

タンを選択しなくてはなりません。 

2. [要素ロケータのビットマップファイル] トグルボタン  をクリックして、関連

のビットマップファイルの表示を切り替えます。 

3. 要素ロケータ取得 BMP ボタン  の隣にある  ボタンをクリックして、この

自動要素に関連する .bmp ファイルを参照します。ビットマップボタンは [要素

ロケータ] タブに表示されるビットマップとして選択する必要があります。 

4. ビットマップ画像を参照する代わりに、要素ロケータキャプチャ BMP ボタンを

クリックして、現在の CAD ビューまたは Live ビュー (アクティブな方) から画

像をキャプチャすることもできます。このファイルはインデックスを付けられ、

PC-DMIS インストールディレクトリで保存されます。例えば、Vision.prg とい

う名の測定プログラムでは Vision0.bmp、Vision1.bmp、Vision2.bmp などの名

前のビットマップ画像となります。 

5. テキストボックスのキャプションに表示するメッセージを入力します。例えば、

後続の要素を実行すると、このタブに「円 1 を測定」と表示されます。 
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プローブ･ツールボックス： [拡大] タブ 

 

プローブ ツールボックス - [拡大] タブ 

[拡大] タブでは、現在の (視界) FOV カメラの倍率を変更できます。また、グラフィッ

クの表示ウィンドウで [CAD] タブ及び [Vision] タブの両方を同時に表示する方法を提

供します。グラフィックの表示ウィンドウでのこれらのタブの使用についての説明は、

「PC-DMIS Vision でグラフィックの表示ウィンドウの使用」を参照してください。 

光学および実際の 2 つの倍率の値が表示されます。 

光学 はカメラの CCD アレイの倍率の大きさです。これは Live ビューの表示の大きさ

が変更されても変化しません。 

実際 はライブビューの倍率の大きさです。これは、Live ビューが大きくなったり小さ

くなったりすると増加、縮小します。 

[プローブツールボックス] の [倍率] タブが開いているときに、Vision タブには以下が

表示されます： 
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FOV= - これは、測定ルーチンの測定単位で FOV のサイズを表示します。これは、[プ

ローブツールボックス] から [倍率] タブを選択したときにのみ画面に現れます。 

[0]= - これは、現在の倍率のレベルを(ピクセルサイズで) 反映する数字をオーバーレイ

表示します。パートにズームインするほど、この数字のサイズは小さくなります。数字

がゼロに近づくほど、測定機は最大倍率に近づきます。これは、[プローブツールボッ

クス] から [倍率] タブを選択したときにのみ画面に現れます。 

CAD ビューと Live ビューを同時に表示 

• Cad ビューを選択する場合には、 プローブツールボックス の拡大タブは Vision

タブのミニバージョンを含まれます。 

• Vision タブを選択する場合には、 プローブツールボックスの拡大 は CAD タブ

のミニバージョンを含まれます。 

パートイメージの倍率変更 

DCC ズーム付きの測定機では、パートイメージの倍率を変更するのに複数の方法があ

ります。 

[倍率] タブを使用: これは、スライドバーを上下に動かすか、スライダの隣にあるボッ

クスに値を入力することで実行されます。デフォルトでは、ソフトウェアは最大の 

FOV を取得するために最小の倍率を使用しています。 

FOV の緑色のハンドルをドラッグ: 矩形のサイズを変えるには、[CAD] タブの FOV ハ

ンドルを使用します。緑色のボックスの任意の角にマウスを置き、目的の入りまでドラ

ッグします。DCC ステージでは、(角ではなく) エッジ上の緑色のボックスを使用して、

サイズを変更することなく FOV の位置を移動できます。 
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Live ビューの拡大: [Vision] タブで、マウスの左右ボタンを同時に押し続けます。カー

ソルがビューを横断するようにドラッグし、ボックスのアウトラインを作成します。マ

ウスボタンを離すと、ビューの視野が要求した位置で拡大します。 

[倍率メニューの使用] オペレーション | 倍率サブメニューを使用するか、またはライブ

ビューの倍率ショートカットメニューを使用します。Vision タブ内で右クリックする

と、ショートカットメニューにアクセスできます。右クリックしてショートカットメニ

ューにアクセスすると、カーソルがターゲットの上にないことを確認してください。 

 

シュートカットキーの使用: [CAD] または [Vision] タブのいずれかで倍率を変更するに

は以下のシュートカットキーを使用します: 

拡大アクション ショートカット キー 

小さく拡大 ALT + * 

大きく拡大 CTRL + * 

最大へ拡大 CTRL + ALT + * 

小さく縮小 ALT + / 

大きく縮小 CTRL + / 

最小へ縮小 CTRL + ALT + / 
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[プローブツールボックス] の [視界] で、イメージの左上角と右下角の隣に表示される番

号は、FOV の X および Y 座標の値を示しています。また、現在の倍率をピクセルサイ

ズで表示します。 

プローブ ツールボックス： [照明] タブ 

 

プローブ ツールボックス - [照明] タブ 

[照明] タブでは、ランプのオン/オフを選択できます。またこのタブには照明値を変更

してランプの現在の光強度が表示されます。表示されるランプの種類や数は使用する測

定機によって異なります。 

[上からの光] は光学パスを通して検出されるランプ軸上にあります。光源が散乱しない

ため、いくつかのパートでは、上から照明する別の光源よりも優れたエッジと要素の可

視度を実現します。また、光学装置に対して並行に光るため、穴を見るのが簡単です。 

[下からの光] は、ランプがステージの下から輝くことです。表示するパートのシルエッ

トが生成されます。 

[右からの光] は、複数の電球で上から照明することです。このランプは通常、同心リン

グまたは円状に並べられた LED ライトの組み合わせです。通常はリングライトをプロ

グラムして一方向から電球のセグメントや「パイウェッジ」を照らします。LED の 1
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つのリング、1 つのリングのセグメント、または個別の電球をを照らすだけで、照明の

方向や角度をコントロールできます。 

また、このタブでは [クイック設定] で設定された照明の値を作成、保存できます。ク

イック設定を作成すると、機械のランプを特定の状態(下からの光だけ、上からの光だ

け、またはその他の状態)に素早く簡単に復元することができます。クイック設定は [ク

イック設定] リストから設定名を選択することでいつでも呼び出すことができます。 

[保存] ボタンを押すと独自のクイック設定を保存でき、[削除] ボタンをクリックすると

これらを削除できます。 

 [照明] タブにランプを表示するために[機械のインターフェイス設定] ダイアログ 

ボックスの[照明] タブでランプが選択され、正しく設定されていることを確認してくだ

さい。このダイアログボックスに関する情報については、「機械オプション:照明タ

ブ」を参照してください。 

[照明] タブを使用して以下の手順を実行できます。 

• 事前定義された照明クイック設定の選択 

• 照明クイック設定の保存 

• 照明クイック設定の削除 

• 照明値の変更 

• 照明校正の上書き 

ランプおよびコンタクトプローブに関する注記 

デフォルトでは、Vision プローブからコンタクトプローブに切り換えたときランプは

オンのままです。このデフォルト動作は、PC-DMIS 設定エディタの設定エディタヘル

プビジョンパラメータセクションにおけるコンタクトプローブの照明オフレジストリエ

ントリを使用してコントロールすることができます。このレジストリエントリを TRUE 
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に設定すると、測定プログラムが Vision プローブから コンタクトプローブに切り換え

たときにランプがオフになります。Vision プローブに戻ったとき照明は元通りになり

ます。 

事前定義のイルミネーション簡単設定の選択： 

事前に定義された照明のクイック設定を選択するには、クイック設定リストから設定を

選択します。 

• オンラインモードで PC-DMIS を実行すると、システムのランプが選択したクイ

ックセットを反映するように変わります。 

• クイック設定を選択しているため照明が変化する場合、クイック設定リストはク

イック設定の名前の隣に ‘*’ を表示します。 

イルミネーション簡単設定の保存 

イルミネーション簡単設定の新規作成をするには： 

1. 照明クイック設定を保存 ボタン をクリックします。ソフトは照明クイック設

定を保存 入力ボックスを表示します： 

 

イルミネーションのクイック設定の保存入力ボックス 

2. 照明のクイック設定に名前を入力します。名前全体がボックスに収まる必要があ

ります。 

3. OK ボタンをクリックすると新しい設定が作成され、照明ページで自動的にそれ

が選択されます。 
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照明クイック設定の削除 

照明のクイック設定を削除するには: 

1. [照明のクイック設定を削除] ボタン をクリックします。照明の設定を削除し

ても構わないかを尋ねるメッセージが表示されます。 

2. はいをクリックします。システムから照明のクイック設定が完全に削除されます。 

照明値の変更 

任意の時点で、1 つのランプのみ設定を変更できます。これは「アクティブな」ランプ

として参照され、「照明を暗くした」状態で描画されないランプです。 

 

アクティブなランプを表示した [照明] タブ (下からの照明) 

上記の例では、下からの照明 (左下) がアクティブで、上からの照明とリングライトは

「オフ」となっています。 

アクティブなランプの値の変更: 

1. 必要なランプの近くまたは上のツールボックスをクリックします。 
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2. スライドバーを移動するか % ボックスのパーセンテージの値を入力します。こ

れはアクティブなランプのみが影響されます。 

3. ランプ角度を調整  し、この機能をサポートするランプの角度を物理的に変

更します。 

4. 複数の色の LED をサポートするランプの LED の色 を選択することで、ランプ

の色 を変更します。 

 新規ユーザーの場合、「明るすぎる」傾向があるか、または、あまりにも多

くの照明を与える傾向があります。過度な照明は真のエッジの位置を決める際に屈折エ

ラーの原因となります。通常は「照明不足」のほうがエラーを防止することができま

す。 

リングライト照明値 

リングライト照明値の編集プロセスは上位または下位の光より関与されます。追加のコ

ントロールはライトリングに提供されます。 

リングライト強度を変更 – 必要な電球を選択して、いずれかのランプの強度を変更し

ます。スライダーバー を動かすか、%ボックスにパーセント値を入力して、アクティ

ブなセグメントの輝度を変更します。 
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絶対コントロールと相対コントロール – リングランプの場合、電球の強度を増減した

場合、それらの相対的な相違を保持する(相対）必要があるかどうか、またはそれらす

べてを同じ値に設定する（絶対）必要があるかどうかを選択することもできます。 

• 絶対強度 ボタン  が選択されて、すべてのアクティブな LED は指定された同

じ強度を取得します。 

• 相対強度 ボタン  が選択され、すべてのアクティブな LED はその相対的な違

いを維持したが、指定された量ですべての増減を維持します。たとえば、外側の

リングは強度の 30％を持っている場合には、中間リング 40％、また内リング

50％は 10％でスライダをスライドし、40％、50％と 60％をそれぞれに移動し

ます。 

ランプまたは電球をオンまたはオフに切り換える – 選択された電球を右クリックして、

電球のオンまたはオフ状態を切り換えます。電球がオフに切り換わると、電球の内側に

強度値が表示されません。電球がオンに切り換わると、その現在の強度が表示されます。

ここで、その強度を表すためにグラデーションが付きます。 
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適用ボタンをクリックして更新された照明値を保存します。 

照明校正の上書き 

[照明校正の上書き] ボタン  は照明校正を一時的にオフに切り替えるために使用しま

す。これは、十分な明暗度を達成することが困難で測定機の明暗度を最大にしたい要素

のために使用します。 

[照明] タブがアクティブの時、[Vision] タブには、現在マウスのカーソルの先を示して

いるピクセルの明暗度の値(0 から 255 の間)が表示されます。 

プローブ ツールボックス： [フォーカス] タブ 

   

プローブツールボックス - 不良のフォーカスグラフ結果を持つ[フォーカス] タブ。良好

なフォーカスグラフは U をひっくり返したような丸い曲線になります。 

[フォーカス] タブでは、グラフィックの表示ウィンドウで定義した矩形の領域内でパー

トのフォーカスを直ちに実行できます。このオプションを使用するとソフトウェアはパ

ートプログラムのコマンドを作成しません。 



PC-DMIS Vision 

174 

フォーカスを実行するには、ウィンドウの [Vision] タブを使用して矩形のターゲット

をパートの一目的の部分の上へ移動またはサイズ変更し、[フォーカス] ボタンのうちの

1 つを選択します。測定機がターゲットの指定のエリアへフォーカスし、最適なフォー

カス位置を [Vision] タブのオーバーレイとして表示し、グラフにフォーカス曲線を表

示します。 

二重パスを選択した場合、グラフには最初のパスは表示されず、2 番目のパスのみが表

示されます。 

 最適なフォーカス精度と再現性を実現するには、フォーカスは利用可能な最大

倍率で行われる必要があります。 

 

 [取込み点ターゲット] タブで特定要素のフォーカスパラメータを設定するに

は、[フォーカスパラメータの設定] を選択します。「プローブツールボックス - [取込み

点ターゲット] タブ」を参照してください。 

警告およびエラーが Vision タブに表示され、フォーカスの正常実行を示してフィード

バックを提供します。  

• 警告プレフィックスが表示される場合、フォーカス値は計算されていますが、警

告テキストを考慮に入れることによって精度を向上させることができます。速度

が速すぎる場合、フォーカスの矩形が小さすぎる場合、または倍率が十分に大き

くない場合、警告が表示されます。 

• エラーの接頭辞が表示された場合、フォーカスの計算が失敗したので以前の集束

位置に復旧されます。 
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フォーカス パラメータ 

DCC 移動をサポートする測定機では、パートにフォーカスを当てると [フォーカス] タ

ブのカラム先頭に以下のパラメータが表示されます。 

コントロール (フォーカス): 自動コントロールは「光学装置の校正」手順のフォーカス

校正中に収集され事前に決定された値に基づき、フォーカス操作を実行します。 PC-

DMIS は Vision 測定機にとって最適な範囲と速度を自動的に設定します。完全コント

ロールでは範囲と時間の値を手動で設定することができます。 

移動 (フォーカス): 設定済み回転を持つシステムでは、フォーカス操作を実行するため

に使用する移動は XYZ 軸を使用する線形移動か回転移動のいずれかとなります。回転

移動タイプが選択された場合、範囲と表面の変分値は回転フォーカスに対して 10 進法

で示されます。線形および回転フォーカスに対するデフォルト範囲と表面の変分値は

別々に保存されます。 

範囲 (フォーカス): これは、実行する自動フォーカスの収束範囲 (現在の装置で) を指定

します。その範囲内の最適な収束位置の検索が (通常は Z 軸で) 行われます。利用可能

な範囲の値は各システム指定のパラメータによって異なります。このパラメータを編集

するには、ダブルクリックして別の値を入力します。 

時間 (フォーカス): これは、自動および手動フォーカスにたいして最適な集束位置を検

索するのに費やす時間を秒で表示します。このパラメータを編集するには、ダブルクリ

ックして別の値を入力します。 

 一般的な経験則として少なくとも範囲の 2 倍の長さの時間になるようにし

てください。 

表面を検索 (フォーカス): これは、[はい] または [いいえ] を表示します。このオプショ

ンをはいに設定すると、PC-DMIS は集束位置の精度を上げるために、わずかに遅い第

2 回のパスを実行します。2 回目のパスは最初のパスの画像データと現在のレンズの開
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口数に基づき、最適化されます。2 回目のパスは最初のパスの画像データと現在のレン

ズの開口数に基づき、最適化されます。高さが変化する表面を検索してその上にフォー

カスする広い範囲を必要する場合には、これは便利です。 

表面の差異 (フォーカス): [表面を検索] オプションを [はい] に設定すると、この値が使

用されてパートの位置を見つけるために最初高速でスキャンされる距離が決定され、そ

の後、この範囲の周囲で通常のフォーカスが実行されます。焦点位置が見つかると、

PC-DMIS はその領域ですばやい焦点スキャンを行います。これは、フォーカス位置が

大きく変化する変動性を持つパートに対して役立ちます。 

アシスト (フォーカス): これは、レーザーまたは投影されたグリッド装置を持つシステ

ムで使用します。これらの装置が「オン」になるとコントラストを上げることで所定の

面におけるフォーカス設定を補佐できます。この機能を有効にするにはこのオプション

を [グリッド] に設定します。 

SensiLight (フォーカス): これは、最適なフォーカス結果に到達するためにフォーカス

前に測定機が照明の自動調整を実施するかどうかを決定します。いいえに設定する場合

には、PC-DMIS は学んだ割合に応じて照明を設定して明るさが自動的に調整されませ

ん。SensiLight とは Sensible Lighting (実用的な照明) の略です。 

ﾌｫｰｶｽｸﾞﾗﾌ 

 

自動フォーカスでは、時間 (X) に対するフォーカスのスコア (Y) を表示したフォーカス

結果のグラフが作成されます。フォーカスがより鮮明になるとフォーカスのスコアが高

くなります。 
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自動フォーカスでは曲線状の結果 (逆さの "U" 字形) になるはずです。DCC が自動で Z 

軸を起動しない場合、手動フォーカスオプションを使用してください。グラフのフォー

カススコアが急激に上昇する場合、移動速度を下げてみてください。また、移動範囲が

十分にあり、両側で曲線の底が表示されるようにする必要があります。 

グラフが滑らかな曲線にならない場合、照明が十分である確認し表面のテクスチャがく

っきりと見えるようにしてください。 

手動測定機での自動フォーカス: 

1. 大よそのフォーカス内位置を見つけ、次にフォーカス外に移動します。 

2. [自動フォーカス] グラフ作成を開始し、フォーカスのスコアを記録します。 

3. 1 つの軸 (通常は Z) を移動してフォーカスの位置を通過します。 

4. フォーカス位置を通過し、グラフが均整の取れた緩やかな逆向き U 字形になる

まで Z 軸を移動し続けます。 

5. 指定の期間に達したら、検出されたフォーカス位置が Live イメージビューに表

示されます。 

6. フォーカスを受け入れるか、または再試行するか尋ねるメッセージが表示されま

す。 

7. 問題がある場合は [フォーカスグラフをリセット] ボタンをクリックし、グラフ

のデータを消去してこのプロセスをやり直します。 
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 手動測定機のフォーカスの場合、Z ステージを一定の速度でゆっくりと移動

する必要があります。移動速度が速すぎる、または移動距離が長すぎたり短すぎたりす

ると警告メッセージが表示されます。 

 

測定機の中には、長めの時間を指定してフォーカスの位置を 3、4 回往復し、U 字形の

グラフを何度も作ると良いフォーカス結果が得られるものもあります。 

 

フォーカス ボタン 

PC-DMIS Vision では、光学ハードウェアで焦点を合わせるのに役立つ多くのツールが

用意されています。 

フォ

ーカ

スア

イコ

ン 

説明 

 

[フォーカスをパートへロック] ボタンを使用すると、ターゲットの位置、

または回転がパートに固定されます。また、フォーカスターゲットのサイ

ズを変更できます。 

 

[焦点を中心に設定] ボタンはターゲットまたは FOV を中心に設定しま

す。実際に何が移動するかは [ターゲットをパートへロック] ボタンの状態

によります。 

• [ターゲットをパートへロック] ボタンが既に選択された状態で [焦

点を中心に設定] をクリックすると、 PC-DMIS Vision は現在の 
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FOV をターゲットへ移動します。これは DCC 移動スキャン測定機

でのみ利用可能です。 

• [ターゲットをパートへロック] ボタンを選択せずに [焦点を中心に

設定] をクリックすると、ターゲットが現在の FOV へ移動します。 

 

[フォーカスグラフをリセット]ボタンは、フォーカスグラフの全てのデー

タを消去します。 

 

自動フォーカスボタンは実際にフォーカスを実行します。これは、設定さ

れたパラメータを使用し、DCC ステージを移動し、次に焦点位置に戻り

ます。手動機械では、指定された時間に測定機を手動で移動します。期間

が満たされると、フォーカス結果を受け入れるか、または再試行するかを

選択できます。 
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プローブ ツールボックス： [ゲージ] タブ 

 

プローブ ツールボックス - [ゲージ] タブ 

 プローブツールボックスに単独でアクセスすると、ゲージタブのみが表示され

ます。自動要素ボックスを使用する場合、ゲージタブは表示されません。 

[ゲージ] タブでは「ゲージ」と呼ばれる様々なツールが提供されており、測定する要素

との光学的比較を素早く行えます。測定プログラムを作成する必要はありません。エッ

ジの見分けが付かないか、自動的に確定するのが難しい場合、ゲージを使用することが

できます。 

各種ゲージの一つ一つの使用例については、「Vision ゲージの使用」を参照してくだ

さい。 

ゲージでは、理想的な公称要素を作成するためにダイアログ ボックスに入力できる公

称データが提供されます。データを BMP ファイルとしてクリップボードにキャプチャ

して、レポートに貼り付けることもできます。 
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「ハンドゲージ」と呼ばれることもありますが、これらのツールは画面に幾何学形状で

表示されます。回転、サイズ変更、およびパートへの位置付けにより、これらの形状を

操作して位置、直径、角度など、特定要素についての設計上の情報を見つけることがで

きます。 

 

利用可能なゲージ 

これらのゲージに関連した自動イメージ処理はありません。要素を画像に適合させるた

めに視覚的に調節するための単なるツールです。 

ゲージの回転、サイズ変更、または移動 

パートのグラフィック表現ではゲージの回転、サイズ変更または移動を行うことができ

ます。要素上に適切にゲージを配置し、サイズ変更して要素の形状に合わせると、ソフ

トウェアがプローブツールボックスにおけるゲージおよび Vision タブでのオーバーレ

イに関する情報を動的に更新します。これで、要素公称値としてこの情報を使用するこ

とができます。 

ゲージを回転: ゲージ上に緑色のドットがある場合、ポインタを緑色のドットの上に置

きます。ポインタが丸い矢印に変ります。クリック＆ドラッグして、左または右方向に

パートの 2D 回転を実行します。 

 

サンプル長方形のゲージが回転されます 
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ゲージを横方向にサイズ変更: ゲージに赤いドットが付いている場合、ポインタが 2 方

向の矢印に変るまでポインタを赤いドット上に置きます。ゲージをクリックとドラッグ

して拡大または縮小に横方向にゲージをサイズします。 

 

サンプル円形のゲージがサイズされます。 

 半径チャートゲージとグリッドチャート ゲージには赤いドットはありませ

ん。これらのゲージをサイズ変更するには、ゲージの一部分を選択してドラッグしま

す。 

ゲージの移動: ポインタが４方向の矢印に変るまで、ゲージの中心の赤い十字の上にポ

インタを置きます。ポインタをクリックしてドラッグし、ゲージを新しい場所に移動し

ます。また、パートの任意点をクリックすると、PC-DMIS Vision はクリックした場所

にゲージを移動させます。 

 

サンプル円形のゲージが移動されます 

サポートされるゲージのタイプとゲージパラメータ 

PC-DMIS Vision は様々なゲージタイプをサポートします。ゲージタイプリストからゲ

ージタイプを選択します。PC-DMIS Vision はプローブツールボックス内のゲージのパ

ラメータを配置します。特定の寸法のゲージが必要な場合には、これらのフィールドを

ダブルクリックしてそれらを編集します。 
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 ゲージの選択および編集時は完全に視覚的な処理になります。ソフトウェア

は測定プログラムにいかなるコマンドも挿入しません。 

以下のテーブルは各ゲージタイプを説明してそのゲージの使用でパラメータをリストし

ます： 

アイ

コン 
内容 入手可能なパラメータ 

 

十字線ゲージ。これを使用してポイン

トを検索します。 

角度: これはゲージを回転する

角度です。 

表示類別：実線、破線または点線

で描かれた十字線です。 

ガンサイト：位置を見つけやすい

ように十字線の周りに円を描きま

す。 

公差：指定された距離にある十字

線に公差線を描くことを可能にし

ます。 

 

円ゲージ。これを使用して円の直径中

心を見つけます。 
直径: サークルゲージの直径 

 

矩形ゲージ。これを使用して四角形の

高さ、幅、およびセンターを見つかり
角度: これはゲージを回転する角
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ます。 度です。 

幅: 四角形のゲージの幅を決定し

ます。 

高さ:四角形のゲージの高さを決定

します。 

 

分度器ゲージ。これを使用して角度を

見つかります。 

含まれる角度: このゲージを構成

している二つの線の間の角度を定

義します。 

 

半径図表ゲージ。これを使用して同心

円と中心部の間の直径インチの相対的

な変化を見つけます。 

スペーサー: 円の間の直径の相対

的な変化を定義します。 

 

グリッドﾞ図表ゲージ。これを使用して 

水平線と垂直線間の相対的な距離を見

つけます。 

グリッド: グリッド位置から隣の

グリッドまでの距離の相対的な変

化を定義します。 

 すべてのゲージタイプは XYZ 値を使用して、視界の中心に対するゲージの中

心を決定します。 
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ゲージボタン 

光学的比較を行うためにゲージを使用する場合、以下の [ゲージ] ボタンが利用可能で

す。 

ゲー

ジボ

タン 

記述 

 

[パートをゲージへロック]ボタンを使用すると、ゲージの位置をパートを

グラフィカルに表す位置へ固定できます。このボタンを再度クリックする

まで、ゲージ移動または編集することはできません。ただし、サイズと回

転は変更することができます。 

 

[ゲージを中心に設定] ボタンはターゲットまたは FOV を中心に設定しま

す。実際に何が移動するかは [ゲージをパートへロック] ボタンの状態によ

ります。 

• [ゲージをパートへロック] ボタンが既に選択された状態で [ゲージを

中心に設定] をクリックすると、 PC-DMIS Vision は現在の FOV を

ターゲットへ移動します。これは DCC 移動スキャン測定機でのみ

利用可能です。 

• [ゲージをパートへロック] ボタンを選択せずに [ゲージを中心に設

定] をクリックすると、 ターゲットが現在の FOV へ移動します。 

 

[ゼロで DXYZ を読み取り] ボタンはプローブ計測値ウィンドウの DXYZ 値

を現在のゲージの位置にリセットします。これにより、ゲージを使用して
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距離を測定できます。手順は次のとおりです: 

1. ゲージを 1 つの要素に置きます。 

2. 読み取り値をゼロにするには クリックします。 

3. ゲージを別の要素に移動し、プローブ計測値のウィンドウで DXYZ

値を調べます。これは、2 つの要素の間の距離となります。「光学

プローブを備えているプローブ実測値ウィンドウの使用」を参照し

てください。 

 

プローブ ツールボックス: [Vision 診断] タブ 

 

プローブ ツールボックス: [診断] タブ 

[Vision 診断]タブには、エッジ検出が失敗したときに問題を診断する方法があります。

診断プログラムは、ビットマップイメージと現在の機能パラメータを収集します。その
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後、それらを PC-DMIS からエクスポートして Hexagon Technical Support に送信でき

ます。 

[診断]タブを使用するには、次の手順に従います: 

1. [診断] ボタンをクリックするとボタンが押されたままになり、関連要素のため

のエッジの検出を実行中にビットマップ画像の収集が可能になります。 

2. テストをクリックして機能を実行するか、通常の測定ルーチンの実行中にクリッ

クします。ソフトウェアは、各要素ターゲットのライブビューのビットマップイ

メージを収集します。 

3. 要素に複数のターゲットがある場合は、上下の矢印 をクリッ

クしてキャプチャした画像を確認します。 

4. 各ビットマップ･イメージにオーバーレイ情報を含めるには、[ターゲット･オー

バーレイを表示] ボタンをクリックします。このオプションを選択すると、

PC-DMIS はオーバーレイ情報を含む画像を作成します。 

5. PC-DMIS のルートインストールディレクトリにビットマップ画像と説明のテキ

ストファイルを作成するには、[要素の診断をエクスポート]  ボタンをクリッ

クします。このソフトウェアは、ビットマップ･イメージと診断テキストの両方

を次の形式でエクスポートします： 

ビットマップ画像のエクスポート形式 

ビットマップ･イメージファイルの名前は、この規則を使用します： 

<測定プログラム名>_<要素 ID>_<画像番号>_の_<要素画像の総数><_O またはナ

シ _O>.bmp  

例: Vision1_CIR5_1_of_3_O.BMP。  

ファイル名の最後に"O"の付くファイルにはオーバーレイ情報が含まれます。  
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テキスト ファイル エクスポート フォーマット 

PC-DMIS はテキストファイルを次のようにエクスポートします： 

<測定プログラム名>_<要素 ID>.txt  

例: Vision1_CIR5_F.TXT 

Vision ゲージの使用 

PC-DMIS Vision のゲージ機能は簡単な方法は提供してゲージに実際の部品形状を比較

することができます。例えば、ゲージ（直径正確に 1.0 ミリメートルに設定されてい

る）をオーバーレイして実際の部品の穴にそのサイズを比較することができます。 

多くの機能をゲージで使用することができます。本章ではゲージの各タイプの使用例に

ついて記載しています。使用可能なボタンとオプションの詳細については「プローブツ

ールボックス: ゲージタブ」を参照してください。 

６つのゲージを以下に示します。 

十字ゲージ 

円ゲージ 

矩形ゲージ 

分度器ゲージ 

半径図表ゲージ 

グリッドﾞ図表ゲージ 
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 選択されたゲージはプローブツールボックスのゲージ タブからセンターゲージ 

 を押すことによって、いつでも視界 (FOV) 内の中央に配置することができます。 

各ゲージ例に、HexagonDemoPart.igs デモのパーツが使用されます。「ビジョンデモ

パーツのインポート」を参照してください。 

ゲージでプローブ読み取りの使用 

測定結果がプローブ読み出しに表示されるため、プローブ読み出しの基本機能を理解す

ることがゲージで使用するために不可欠です。 

次のいずれかの操作を行って、プローブの読み出しを開くことができます： 

• Ctrl + W を押します。 

• プローブツールボックス ダイアログボックスの位置プローブタブから、プロー

ブ計測値 を選択します。 

• ビュー| 他のウィンドウ| プローブ計測値 メニューオプションを選択してくださ

い。 
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プローブ読み取りウィンドウの理解 

 

プローブ読み取りウィンドウ 

• XYZ 現在の位置の原点と関係つける FOV センター の場所です。 

• VX、VY および VZ は現在のアライメント原点からのゲージ位置です。ゲージの

中心が視界 (FOV) 内部にある場合、XYZ と VX、VY および VZ の値は同じです。

左マウスボタンを使用して、必要な位置にゲージを個別にドラッグしてください。 

• DX、 DY および DZ がゲージで使用されて、相対距離を表します。これらの値

は現在のアライメント原点とは独立で、プローブツールボックスのゼロ測定値

DXYZ ボタン ( )を使用して個別にゼロにすることができます。プローブツー

ルボックスが閉じている場合、ウィンドウで右クリックして、ポップアップメニ

ューからゼロ測定値 DXYZ をクリックすることができます。 

本章で記載されているゲージの例では、下記のようにプローブ計測値を変更します: 

1. プローブ計測値 ウィンドウを右クリックしてポップアップメニューからセット

アップ をクリックしてください。 
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2. 以下のオプションをクリックしてください: 

プローブの位置 

画面に現在のプローブ位置を表示 

ターゲットまでの距離 

ゲージがアクティブなときに DX、DY および DZ 値を個別にゼロにするには、ゼ

ロ計測値 DXYZ オプションを選択します。 

3. OK を押して保存して閉じます。 

十字ゲ 

 

十字ゲージは、プローブツールボックスの [ゲージ] タブまたは Vision

タブの角に表示される X および Y の位置と十字の 角度 を決定するの

に使用されます。 

  

十字ゲージの制御について詳しくは、「ゲージの回転、サイズ変更または移動」トピッ

クを参照してください。 

十字ゲージの例 

パートの幅を測定するには: 
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1. パーツが検査機と物理的に直交しているか確認します。「アラインメントの作

成」を参照してください。 

2. [プローブ計測値] (CTRL + W) ウィンドウを開きます。 

3. [プローブツールボックス] より、必要に応じて倍率と照明を調節します。「プロ

ーブ ツールボックス - [拡大] タブ」および「プローブ ツールボックス - [照明] タ

ブ」を参照してください。 

4. [プローブツールボックス] の [ゲージ] タブより、ドロップダウンリストから [ク

ロスヘア] オプションを選択します。 

5. 測定機をパートの左エッジへ移動します。測定機が近づいたらマウスを使用して

十字をエッジへと正しくドラッグすることもできます。 

 

6. DX、DT、および DZ の値をゼロにするには、ゲージタブで、DXYZ の計測値を

ゼロに設定ボタン をクリックします。 

7. 測定機をパートの右エッジへ移動します。再度マウスを使用して十字をエッジへ

と正確にドラッグします。 
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8. [プローブ計測値] の DX 値から X の値を読み取ります。 

円ｹﾞｰ 

 

[プローブ ツールボックス] の [ゲージ] タブまたは [Vision] タブの角に

見られるように、円ゲージは [円の中心] (X および Y) のほか、[直径] を

定義するのに使用されます。 

 

円形ゲージの制御について詳しくは、「ゲージの回転、サイズ変更または移動」トピッ

クを参照してください。 

円ゲージの例 

2mm の穴から別の 2mm の穴の位置を測定するには: 

 

1. パーツが検査機と物理的に直交しているか確認します。「アラインメントの作

成」を参照してください。 

2. [プローブ計測値] (CTRL + W) ウィンドウを開きます。 



PC-DMIS Vision 

194 

3. [プローブツールボックス] より、必要に応じて倍率と照明を調節します。「プロ

ーブ ツールボックス - [拡大] タブ」および「プローブ ツールボックス - [照明] タ

ブ」を参照してください。 

4. [プローブツールボックス] の [ゲージ] タブより、ドロップダウンリストから [円

ゲージ] オプションを選択します。 

5. [ゲージ] タブより、[直径] ボックスをダブルクリックして公称直径に「2.000」

と入力します。 

6. 測定機を移動して最初の穴が FOV 内に収まるようにします。測定機が近づいた

らマウスを使用して円ゲージを中心に正しくドラッグすることもできます。 

7. [ゲージ] タブの[読取値 DXYZ をゼロに設定する] ボタン  をクリックします。

これは、DX、DT、および DZ 値をゼロに設定します。 

8. 測定機を移動して 2 番目の穴が FOV 内に収まるようにします。再度マウスを使

用して円ゲージを中心に正しくドラッグします。 

9. [プローブ計測値] の DX および DY 値から読み取られた X および Y 値 

穴の直径を測定するには: 

1. 円が FOV 内でできるだけ大きく収まるよう倍率を調節します。「パートイメー

ジの倍率を変更」を参照してください。倍率によってゲージサイズが変わること

に注意してください。 

2. 円ゲージが Live ビューの実際の円と完全に重なるように移動しサイズを調節し

ます。 

3. Live ビューの角に表示される [直径] の値を読み取ります。この値は、[プローブ

ツールボックス] の [ゲージ] タブにも表示されます。 
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矩形ｹﾞｰ 

 

矩形ゲージを使用して、プローブツールボックスの[ゲージ] タブまた

は[Vision]タブの隅に表示される矩形中心(X および Y ) と矩形の高

さ、幅および角度を決定することができます。 

十字ゲージの制御について詳しくは、「ゲージの回転、サイズ変更または移動」トピッ

クを参照してください。 

矩形ゲージの例 

丸穴パターンの中心より矩形のサイズおよび位置を測定するには: 

 

1. パーツが検査機と物理的に直交しているか確認します。「アラインメントの作

成」を参照してください。 

2. [プローブ計測値] (CTRL + W) ウィンドウを開きます。 

3. [プローブツールボックス] より、必要に応じて倍率と照明を調節します。「プロ

ーブ ツールボックス - [拡大] タブ」および「プローブ ツールボックス - [照明] タ

ブ」を参照してください。 

4. [プローブツールボックス] の [ゲージ] タブより、ドロップダウンリストから [円

ゲージ] オプションを選択します。 
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5. [ゲージ] タブより、[直径] フィールドをダブルクリックして公称直径に

「8.000」と入力します。 

6. 測定機を移動して 8mm 中心穴が FOV 内に収まるようにします。測定機が近づ

いたらマウスを使用して円ゲージを中心に正しくドラッグすることもできます。 

7. [ゲージ] タブの[読取値 DXYZ をゼロに設定する] ボタン  をクリックします。

これは、DX、DT、および DZ 値をゼロに設定します。 

8. ゲージの種類を [矩形ゲージ] に変更します。 

9. 測定機を (矩形ゲージが見える状態で) 矩形の開口部に移動します。必要に応じ

て再度マウスを使用して矩形を中心に正しくドラッグしサイズを揃えます。 

 

10. [プローブ計測値] の DX および DY 値から読み取られた X および Y 値 

11. ライブビューの隅に表示される [高さ] および [幅] の値を読み取ります。この値

は、[プローブツールボックス] の [ゲージ] タブにも表示されます。 

分度器ｹﾞｰ 

 

分度器ゲージを使用して、プローブツールボックスのゲージタブま

たは Vision タブのコーナーから読み取ったゲージ先端及び含まれ

た角度の位置（X＆Y）を特定できます。 
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十字ゲージの制御について詳しくは、「ゲージの回転、サイズ変更または移動」トピッ

クを参照してください。 

分度器ゲージの例 

内包角を測定するには: 

 

1. [プローブ計測値] (CTRL + W) ウィンドウを開きます。 

2. [プローブツールボックス] より、必要に応じて倍率と照明を調節します。「プロ

ーブ ツールボックス - [拡大] タブ」および「プローブ ツールボックス - [照明] タ

ブ」を参照してください。 

3. [プローブツールボックス] の [ゲージ] タブより、ドロップダウンリストから [分

度器ゲージ] オプションを選択します。 

4. 測定機を移動して角度が FOV 内に収まるようにします。測定機が近づいたら分

度器ゲージをドラッグして分度器の先端が要素の先端の頂点に位置するようにす

ることもできます。 
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2 つの先端が一致するようにします。 

5. 2 本の脚の中心のドットを使用して、要素の辺と一致するように回転します。 

 

6. ライブビューの隅に表示される [内包角] の値を読み取ります。この値は、[プロ

ーブツールボックス] の [ゲージ] タブにも表示されます。 

半径図表ｹﾞｰ 

 

半径チャートゲージを使用して、[プローブツールボックス] の [ゲー

ジ] タブまたは [Vision]タブ の隅に表示される同心円間の [中心位置] 

(X と Y)および[間隔] を決定することができます。 

円形ゲージの制御について詳しくは、「ゲージの回転、サイズ変更または移動」トピッ

クを参照してください。 

放射図表の例 

丸穴のパターンが丸穴と同軸にあるかを確認します。 
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1. [プローブ計測値] (CTRL + W) ウィンドウを開きます。 

2. [プローブツールボックス] より、必要に応じて倍率と照明を調節します。「プロ

ーブ ツールボックス - [拡大] タブ」および「プローブ ツールボックス - [照明] タ

ブ」を参照してください。 

3. [プローブツールボックス] の [ゲージ] タブより、ドロップダウンリストから [円

ゲージ] オプションを選択します。 

4. [ゲージ] タブより、[直径] ボックスをダブルクリックして設計上の直径に

「8.000」と入力します。 

5. 測定機を移動して中心穴が FOV 内に収まるようにします。測定機が近づいたら

マウスを使用して円ゲージを中心に正しくドラッグすることもできます。 

6. [ゲージ] タブの[読取値 DXYZ をゼロに設定する] ボタン  をクリックします。

これは、DX、DT、および DZ 値をゼロに設定します。 

7. ゲージの種類を [放射図表ゲージ] に変更します。 

8. [ゲージ] タブより、[間隔] フィールドをダブルクリックし、設計値に 1.000 と入

力します。 

9. 放射ゲージをパターンと一致するようにドラッグします。 

10. [プローブ計測値] の DX および DY 値から読み取られた X および Y 値 
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ｸﾞﾘｯﾄﾞ図表ｹﾞｰ 

 

グリッドチャートゲージは、[プローブツールボックス] の [ゲージ] タブ

または [Vision]タブのコーナーから読み取れるとおり、グリッドパター

ンの [中心位置] (X および Y) およびグリッドラインの [間隔] を定義する

のに使用できます。 

 

円形ゲージの制御について詳しくは、「ゲージの回転、サイズ変更または移動」トピッ

クを参照してください。 

グリッド図表の例 

グリッド線に関する要素を確認するには： 

1. [プローブツールボックス] より、必要に応じて倍率と照明を調節します。「プロ

ーブ ツールボックス - [拡大] タブ」および「プローブ ツールボックス - [照明] タ

ブ」を参照してください。 

2. 測定機を移動して比較に必要な要素が視野（FOV） 内に収まるようにします。 

 

3. ゲージの種類を [グリッド図表ゲージ] に変更します。 

4. [ゲージ] タブより、[グリッド] ボックスをダブルクリックし、公称値に 

「0.500」と入力します。 

5. 任意のグリッドの交差点を ”V” の底へドラッグします。 
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(A) - 1 つのグリッド点を「V」までドラッグします 

6. その他の幾何図形はすべてグリッド線と比較することができます。 

アラインメントの作成 

「CAD 選択法」(CAD ビュー) または「ターゲット選択法」(Live ビュー) を使用してパ

ートを測定する場合はいずれもアラインメントが必要です。アラインメントではパート

の座標系が定義されます。以下のうち 1 つでも行う場合はアラインメントを実施する

必要があります。 

• ステージ上でパートの位置や向きを変更する 

• ある測定機から別の測定機へ測定ルーチンを移動します。 

• オフラインで測定ルーチンをプログラムしてからオンラインで実行する。 

• 原点復帰機能を持たない Vision 測定ハードウェアを使用する。 

• 手動測定機で自動シャッター装置を使用する。 

 DCC モードで実行する測定ルーチンを作成するたびにアラインメントを作成

する必要があります。 

Vision アラインメントの作成には多くの方法があります。この章に記載した例は、ア

ラインメントの作成用の基本的な概要をが提供しています。アラインメントの詳細につ
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いては、PC-DMIS Core マニュアルの「アラインメントの作成および使用」章を参照し

てください。 

Vision アラインメントの作成には以下の 2 つのシナリオがあります。 

• Live ビューアラインメント 

• CAD ビュー アラインメント 

Live ビューのアラインメント 

このセクションでは、PC-DMIS Vision の [Vision] タブを使用してアラインメントを作

成するプロセスを説明します。これは通常、オンラインで測定を行っているがインポー

トされた CAD がない場合に使用されます。以下に概要説明するように、[手動] (概要) 

および [DCC] (詳細) アラインメントの作成はどちらもアラインメントの精度を確保す

るのに役立ちます。この 2 ステップのアラインメントプロセスは必須ではありません

が推奨します。 

 手動測定機で作業している場合、自動シャッター要素を使用することでこの

二段階のアラインメントの方法の利点を活用できます。自動シャッター要素に関する説

明は「Live ビューのセットアップ」を参照してください。 

以下の Live ビューを使用したアラインメントの作成ステップを完了させます: 

• ステップ 1: 基準要素の手動測定 

• ステップ 2: 手動アラインメントの作成 

• ステップ 3: 基準要素の再測定 

• ステップ 4: DCC アラインメントの作成 
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この例では、3 2 1 整列ウィザードを使用して、このツールの実装方法を示します。

「CAD ビューの整列」の例では、従来の整列のユーティリティダイアログボックスを

使用しています。 

ステップ 1: 基準要素の手動測定 

この例での手動アライメントは弧と線から成ります。「ステップ 3：基準要素の再測

定」で、これらの基準要素をより正確に再測定できます。始める前に、それが計測器の

軸に合理的に正方形のように、そのパーツを固定してください。 

基準要素を測定するには、次の手順に従います： 

1. [倍率]タブ を選択し、最小設定になるまで倍率を調整します（縮小）。 

 手動 (おおよその) 整列では、測定ルーチンの実行が簡単なため、拡大を

最小にすることができ通常は望ましい方法です。DCC (精製) アラインメントは後

にこれらのデータ要素の品質を向上させます。 

2. 照明タブ を選択して、上部のライトを 0%(オフ)、下部のライトを 35%に設定

します。 

3. 自動要素ツールバーから円 をクリックして、自動要素 (円) ダイアログボック

スを開きます。 

4. [ビジョン]タブを選択します。 

5. Arc (基準要素 B) が視界 (FOV) 内にあるように機械を移動します。 

6. arc エッジにより三つのポイントをクリックしてください。以下に示すように、

ソフトウェアは放射状のターゲットを円弧上にオーバーレイします: 
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7. 作成 をクリックしてこの円を測定ルーチンに追加します。 

8. 自動要素ダイアログボックスのドロップダウンリストボックスから線 を選択

します。 

9. 以前に測定された円弧に隣接するエッジ (データ C) が FOV 内に存在するように

測定機を移動させます。 

10. 二つのポイントをクリックします - 一つを左エンドまたは右エンドに一つです。

以下に示すように、ソフトウェアはエッジにラインターゲットをオーバーレイし

ます。 

 

11. 作成 をクリックしてこの線を測定ルーチンに追加します。 

12. 閉じる をクリックして自動要素 ダイアログ ボックスを閉じます。 

ステップ 2: 手動配置を作成します 

マニュアルは位置は測定された Arc とライン 基準要素に基づくパーツ場所を速くに定

義することに使用されます。 

手動配置を作成するには： 
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1. ウィザードツールバー（表示|ツールバー|ウィザード）から、321 アライメント

ボタン を選択してアライメントの種類ダイアログボックスを表示します。 

 

2. 線-点 2D アライメントを選択して次へ>>をクリックし、2D-線点ダイアログボッ

クスを開きます。 

 

3. 使用可能な線のリストから LIN1 を選択し、軸に関連付けるドロップダウンリス

トから XPLUS 軸に関連付けます。 

4. 次へ>>をクリックして 2D-線アライメント - 原点ダイアログボックスを開きます。 

 

5. 利用可能なポイントリストから CIR1 を選択して次>>をクリックし、線-点ダイ

アログボックスを表示します。 
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6. 終了 をクリックして測定ルーチンにアラインメントコマンドを挿入します。手

動アラインメントが完了します。 

 編集ウインドウ に新しい配置の隣の+/-（拡大/縮小）をクリックしてくださ

い。配置コマンドの下に 3 2 1 配置ウィザードで作成される配置ステップを注意してく

ださい。 

ステップ 3: 基準要素の再測定 

被測品のおおよその位置はわかっているので、コンピュータ制御の下でさまざまなビジ

ョンパラメータを使用して基準要素を再測定し、それらをより正確に定義することがで

きます。 

DCC マシンを使用している場合、プローブモードツールバーから DCC モード を

選択します。それ以外の場合は、AutoShutter を使用して手動機械で測定できます。 

アーク基準要素を再測定するには、次の手順に従います： 

1. 自動要素ツールバーから円 をクリックして、自動要素 (円) ダイアログボック

スを開きます。 

2. [ビジョン]タブを選択します。 

3. [倍率]タブ を選択し、最小設定になるまで倍率を調整します（縮小）。 

4. Arc (弧) (基準要素 B) の下端が視界 (FOV) 内にあるように機械を移動します。 

5. 最大値の拡大の 75％に倍率を調整します。 

6. 照明タブ を選択して、上部のライトを 0%(オフ)、下部のライトを 35%に設定

します。 

7. 必要に応じて Z をフォーカスします。 

8. マウスポインタを使って円弧の端にある最初のアンカー･ポイントを選択します。 
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9. この機械を移動して Arc (基準要素 B) の中間を FOV 内にします。 

 

10. Arc (弧) (基準要素 B) の上端が FOV 内にあるように機械を移動します。ソフト

ウェアがターゲットを表示します。 

 

11. 開始角度を 5 に変更し、終了角度を 85 に変更します。 

12. ロケーションパラメータを正確な値に編集します: X=0, Y=0, D=16 
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13. 取込み点ターゲットタブ から、密度の下で一般をダブルクリックして、ドロ

ップダウンリストから高を選択して密度を変更します。この弧上の点の高密度点

を収集すると、その精度が向上します。 

14. 強度ボックスをダブルクリックして値 6 を入力します。 

15. フォーカスパラメータ設定を編集して自動的に再フォーカスする前にサークル要

素を測定しよす。まずは以下のようにドロップダウンリストからフォーカス を

選択します。 

 

16. 以下のようにフォーカスパラメータ設定を変更します: フォーカス = はい, 範囲 

= 5, 期間 = 4 

17. 自動要素 ダイアログ ボックスから、デフォルトのサークル自動要素を 基準要素

B に名前を変更します。 

18. テスト をクリックして要素測定をテストします。 

19. 作成及び閉じるをクリックします。 

線基準要素を再測定するには、次の手順に従います： 

1. 自動要素ツールバーから線 をクリックして、自動要素 (線) ダイアログボック

スを開きます。 

2. この機械を移動してフロントエッジ（基準要素 C) の左端が FOV 内にします。 

3. 必要に応じて Z 軸を調整してフォーカスを取り戻します。 

4. マウスポインタを使って、左前縁の最初のアンカーポイントを選択します。 
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5. この機械を移動してフロントエッジ（基準要素 C) の右端（ただ「V」の前に）

が FOV 内にします。マウスポインタを使って 2 番目のアンカーポイントを選択

します。ソフトウェアがターゲットを表示します。 

 

6. 自動要素 ダイアログ ボックスから、デフォルトのライン自動要素の名前を基準

要素 C に変更します。 

7. テスト をクリックして要素測定をテストします。 

8. 作成及び閉じるをクリックします。 

ステップ 4: DCC 配置を作成します 

DCC 配置はポイントとリフォーカスパルスの高い密度によって、高倍率でコンピュー

タの制御下で測定された使用される要素（ステップ 3 で測定された）のファクトで本

質的により正確になります。フロントのエッジ (基準要素 C) と arc (基準要素 B) のセン

ターポイント はこの例に使用されます。 

DCC 配置を作成するには： 

1. ウィザードツールバー（表示|ツールバー|ウィザード）から、321 アライメント

ボタン を選択してアライメントの種類ダイアログボックスを開きます。 
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2. 線-点 2D アライメントを選択して次へ>>をクリックすると、2D-線点ダイアログ

ボックスが表示されます。 

 

3. 利用可能なラインのリスト から基準要素 C を選択して、軸に関連付ける ドロッ

プダウンリストから XPLUS 軸に関連付けます。 

4. 次へ>>をクリックして 2D-線点 アライメント - 原点ダイアログボックスを開き

ます。 

 

5. 利用可能なポイントリストから 基準要素 B を選択します。  

6. 次へ>>をクリックして線-点ダイアログボックスを表示します。 

7. 終了 をクリックして測定ルーチンにアラインメントコマンドを挿入します。

DCC (または高精度の手動) アラインメントが完了します。 
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 編集ウインドウ に新しい配置の隣の+/-（拡大/縮小）をクリックしてくださ

い。配置コマンドの下に 3 2 1 配置ウィザードで作成される配置ステップを注意してく

ださい。 

CAD ビュー アラインメント 

このセクションでは、PC-DMIS Vision の [CAD] タブを使用してアラインメントを作成

するプロセスを説明します。これは通常、オンラインで測定を行いインポートされた 

CAD がある場合に使用されます。以下に概要説明するように、[手動] (概要) および 

[DCC] (詳細) アラインメントの作成はどちらもアラインメントの精度を確保するのに役

立ちます。この 2 ステップのアラインメントプロセスは必須ではありませんが推奨し

ます。 

 手動測定機で作業している場合、自動シャッター要素を使用することでこの

二段階のアラインメントの方法の利点を活用できます。自動シャッター要素に関する説

明は「Live ビューのセットアップ」を参照してください。 

このアラインメントの例では、HexagonDemoPart.igs デモパートは開始前にインポー

トする必要があります。「Vision デモパートのインポート」を参照してください。 

以下の Live ビューを使用したアラインメントの作成ステップを完了させます: 

• ステップ 1: エッジ点の手動測定 

• ステップ 2: 手動アラインメントの作成 

• ステップ 3: 基準要素 A の手動測定 

• ステップ 4: 基準要素 A の構築 

• ステップ 5: 基準要素 B および C の測定 



PC-DMIS Vision 

212 

• ステップ 6: DCC アラインメントの作成 

• ステップ 7: CAD ビューでのディスプレイの更新 

この例では、「旧式の」[アラインメント ユーティリティ] ダイアログ ボックスを使用

して、このダイアログ ボックスがどのように使用されるかを示し、「Live ビューアラ

インメント」の例では [3 2 1 アラインメント] ウィザードを使用します。 

ステップ 1: エッジ点の手動測定 

この例内の手動整列がほぼ被測品を見つけるためにシングルの エッジのポイント から

構成されます。後のステップでは、PC-DMIS が追加の基準要素（該当する場合は DCC

の下）を測定して最終的なアライメントを作成します。始める前に、それが計測器の軸

に合理的に正方形のように、そのパーツを固定してください。 

基準要素を測定するには、次の手順に従います： 

1. [倍率]タブ を選択し、最小設定になるまで倍率を調整します（縮小）。 

2. 照明タブ を選択して、上部のライトを 0%(オフ)、下部のライトを 35%に設定

します。 

3. CAD タブを選択します。 

4. グラフィック モード ツールバー([表示 | ツールバー | グラフィックモード])から

[カーブ モード] ボタン を選択します。 

5. 機械を移動して左前のコーナー は以下のように FOV の中にします： 
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6. 自動要素ツールバーからエッジ点をクリックして、自動要素 (エッジ点) ダイア

ログボックスを開きます。 

7. フロントのエッジの上にポイント、左コーナーに VERY CLOSE をクリックしま

す。 

8. 取込み点ターゲット タブを選択します 。 

9. 自動目標を手動ヒット目標に変更します。 

 

 これは実際に「手動ターゲット」エッジ点であるため、使用される実際

の点は十字線を物理的に配置した場所です。 

 

10. 作成 をクリックしてこのエッジ点を測定ルーチンに追加します。 

11. 閉じる をクリックして自動要素 ダイアログ ボックスを閉じます。 

ステップ 2: 手動配置を作成します 

このアライメントでは、1 つだけの点が取得されており(前のステップ）、回転データ

ムは測定されていません。この例では、パートが機械軸と適切に直角をなしていると仮

定されています。単一点は XYZ の原点を確立するために使用されます。 
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手動配置を作成するには： 

1. 挿入 | アラインメント | 新規 メニューオプションを選択します。配列ユーティリ

ティ ダイアログ ボックスが表示されます。 

2. 要素リストから PNT1 を選択します。 

3. X、  Y および  Z の横のチェックボックスを選択します。 

4. 原点 ボタンをクリックします。 

5. OK をクリックし保存して終了します。X、Y および Z の０点はすべてエッジ点

に移動します。 

作成したばかりの測定ルーチンを実行すると、原点が実際のパーツ上のこの点に移動し

ます。これをするには: 

1. [ビジョン]タブを選択します。 

2. 編集ウィンドウツールバー（表示|ツールバー|編集ウィンドウ）から、すべてマ

ーク を選択します。 

3. 手動の要素整列をマークしても問題ないかどうか尋ねられた時、はいをクリック

してください。 

4. QuickMeasure ツールバーから実行 ( ) を選択します。 

5. プロンプトが表示されたら、コーナーにターゲット（十字線）を合わせて続行 

をクリックし、点 PNT1 を測定します。また、十字線をドラッグ＆ドロップす

ることができます。十字線がエッジにスナップされます。 

6. 測定ルーチンの実行が終了したら、CAD タブを選択します。 

7. グラフィックモードツールバー(表示 | ツールバー | グラフィックモード)から[画

面サイズに拡大] を選択します。 
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ステップ 3: 基準要素 A の手動測定 

PC-DMIS は、主整列基準要素としてトップ･プレーン（基準要素 A）を使用します。基

準平面は一般的に 2 次元ビジョン測定では不要です。但しこの例では、寸法平坦性に

対応するためにデータ平面が測定されます。これはデータ平面を参照する要素制御フレ

ームが存在する可能性のある状況で有益です。 

パートのおおよその位置が知られるので、PC-DMIS は DCC のモードで動作すること

ができます。 

DCC 機械を使用している場合、プローブモードツールバーから DCC モード を選

択します。それ以外の場合は、AutoShutter を使用して手動機械で測定できます。 

基準要素 A の平面要素を測定するには： 

1. [倍率]タブ を選択し、最大設定に拡大するまで拡大率を調整します（拡大）。 

2. Live ビュータブを選択します。 

3. パーツの上のカメラを配置します。 

4. 照明タブから 、表面が見えるが明るすぎない値にトップライトを調整します。

必要に応じて Z をフォーカスに移動します。 

5. CAD タブを選択します。 

6. グラフィックモードツールバー(表示 | ツールバー | グラフィックモード)から[画

面サイズに拡大] を選択します。 

7. グラフィックスモードツールバーから表面モードボタン ( ) を選択します。  

8. 自動要素ツールバー（表示|ツールバー|自動要素）で面上点 ( ) をクリックし

て、面上点の 自動要素ダイアログボックスを開きます。 

9. 上面のポイントをクリックします。 
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10. 取込み点ターゲット タブ を選択して以下のパラメータを変更します: ターゲ

ットタイプ= 自動取込み点ターゲット, 範囲= 5.0, 期間= 5, および曲面オプショ

ンを検索 = YES。 

 

11. 各自動ヒットターゲットに対して、各プロパティの下のオプションをダブルクリ

ックし、指定された値を入力します。 

12. 作成 をクリックしてこのエッジ点を測定ルーチンに追加します。 

13. トップ面の その他の ポイントをクリックして作成をクリックします。 

14. 8 点のタイトルが作成される(PNT2 - PNT9)まで上記ステップ (ポイントをクリ

ックして作成をクリックする) を繰り返してください。 

15. 閉じる をクリックして自動要素 ダイアログ ボックスを閉じます。 

ステップ 4: 基準要素 A の構築 

８個の面上点が「ステップ 3: 基準要素 A の要素測定」に測定されたら、それらの点か

ら基準要素 A を構築できます。 

基準要素 A をコンストラクトするには： 

1. このポイントまで測定ルーチンを実行して 8 つの面上点を測定します。これを

するには: 
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a. 編集ウィンドウツールバー（表示|ツールバー|編集ウィンドウ）から、選

択解除 を選択します。これを行って、すべてをマークを選択するとき

に手動アラインメント点 (PNT1) が含まれないようにします。 

b. すべてマーク を選択すること  

c. 「手動アライメント要素をマークしてもいいですか? 」というメッセージ

が表示される場合には、いいえをクリックしてください。 

d. 実行 を選択します。8 つの面上点が測定されます。 

2. 編集ウィンドウから、測定ルーチンでの「最終」行が強調表示されるようにしま

す。 

3. 挿入 | 要素 | 作成 | 平面 メニュー項目を選択するか、構築された要素 ツールバ

ー（表示|ツールバー|作成された要素）から構築された平面ボタン を選択し

ます。構築された平面 ダイアログボックスが表示されます。 

 

4. 最適化 オプションを選択します。 

5. 要素一覧から、「ステップ 3：基準 A の要素測定」で測定した 8 つのサーフェス

ポイントを強調表示します。この例では、ポイントは PNT2〜PNT9 です。 

6. ID ボックスに基準要素 A を入力します。 



PC-DMIS Vision 

218 

7. 作成をクリックしてから閉じるをクリックし、平面要素を測定ルーチンに追加し

ます。 

ステップ 5: 基準要素 B および C の測定 

このステップで、ソフトウェアは基準要素 B および C のフロントラインおよび左ライ

ンを測定します。２つのラインの交差点に基づいて、点が XY 原点を確証するために同

じく作られます。 

基準要素 B を測定する 

1. 倍率タブ を選択して倍率を最大値の約 25％に調整します。実際の倍率値はレ

ンズによって変わります。 

2. 照明タブ を選択して、上部ライトを 0% (消灯) に設定します。下部ライトを

35%に設定します。 

3. CAD タブを選択します。 

4. 必要に応じてグラフィックスモードツールバーからスケール適合 ( ) を選択

します。 

5. グラフィックスモードツールバーから曲線モードボタン ( ) を選択します。 

6. 自動要素ツールバーから線ボタン ( ) をクリックして、自動要素 (線) ダイアロ

グボックスを開きます。 

7. 左端に向かって前縁にある線の左アンカー点に対する点をクリックします。 
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8. スロットのすぐ左 (下の画像に示す逆さまの「Ⅴ」の右) にある線の右アンカー

点に対する点をクリックします。ソフトウェアがターゲットを表示します。 

 

 ラインがボイド (逆さまの「V」) を横切って伸びているため、この領域

を除外して、ポイントがそのセグメントで取得されないようにする必要がありま

す。 

9. 長方形のターゲット内で右クリックしてください。ポップアップメニューから 

ヒット目標を選択してください。これは 2 つのターゲットに単一の矩形ターゲ

ットを分割します。 

10. 上記のステップを繰り返して 3 つ目のターゲットに挿入します。 

11. ２つのターゲットディバイダーをその 1 つが逆さまの「Ⅴ」の各側にくるよう

にドラッグします。 

 

12. [ビジョン]タブを選択します。 

13. パーツの上のカメラを配置します。 

14. 照明タブから 、表面が見えるが明るすぎない値にトップライトを調整します。

必要に応じて Z をフォーカスに移動します。 
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15. 取込み点ターゲット タブを選択します 。３つのターゲット EA1、EA2 およ

び EA3 が表示されることに注意してください。ユーザはボイドを横切る 2 番目

のターゲット（EA2）を使ってはいけません。EA2 密度フィールドの標準をダ

ブルクリックして、無しを選択します。 

 

16. EA2 ターゲットセグメントには、データが取得されない領域を示すハッシュ線

が表示されることに注意してください。 

 

17. 自動要素 ダイアログ ボックスから、デフォルトのライン自動要素を 基準要素 B

に名前を変更します。 

18. 作成 をクリックして閉じます。 

基準要素 C を測定するには： 

 

1. 自動要素ツールバーから線ボタン を選択して、自動要素 (線) ダイアログボッ

クスを開きます。 
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 ターゲット数を 1 にリセットする場合、自動要素ダイアログボックスを閉

じて再度開きます。 

2. 左エッジ（前面に 1 つ、背面に一つ）の上の 二つのポイント をクリックします。 

3. デフォルトの名前を 基準要素 C に変更します。 

4. 作成 をクリックしてこの行を測定ルーチンに追加します。 

5. 閉じる をクリックして自動要素 ダイアログ ボックスを閉じます。 

線の交差点からポイントを作成するには： 

1. 挿入 | 要素 | 作成 | 点 メニュー項目を選択するか、構築された要素 ツールバー

（表示|ツールバー|作成された要素）から構築された点 を選択します。点を

構築 ダイアログボックスが表示されます。 

2. 交差点 オプションを選択します。 

3. 要素リストから基準要素 B と 基準要素 C を選択します。 

4. ID を FRNT LEFT CORNER (前左隅) に変更して作成をクリックしてから終了を

クリックしてください。 

基準要素は今作成されます。 

ステップ 6: DCC 配置を作成します 

DCC のアラインメントを含むこと要素がコンピュータの制御下で測定して正確なコー

ナーが使用されたので、この配置は、本質的により正確になります。 

DCC 配置を作成するには： 

1. 挿入 | アラインメント | 新規 メニューオプションを選択します。配列ユーティリ

ティ ダイアログ ボックスが表示されます。 
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2. 要素リストから基準要素 A を選択します。 

3. 平面を ZPLUS 平面と同じ高さにするには、高さドロップダウンボックスから

ZPLUS を選択します。 

4. レベル ボタンをクリックします。これは平面を ZPLUS 轴にレベルします。 

5. 要素リストから基準要素 B を選択して ZPLUS 軸の XPLUS 軸に回転します。 

6. 回転先ドロップダウンボックスから XPLUS を選択します。 

7. についてドロップダウンボックスから ZPLUS を選択します。 

8. {回転}ボタンをクリックします。 

9. 要素リストから FRNT LEFT CORNER を選択して XYZ の原点を確立します。 

10. X と  Y の横にチェックボックスを選択します。 

11. 原点 ボタンをクリックします。 

12. 基準要素 A を選択します 

13. Z の横のチェックボックスを選択してください。 

14. もう一度原点 ボタンをクリックします。 

15. 配置名の ID ボックスに ABC を入力します。 

16. OK をクリックして閉じます。 
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ステップ 7: CAD ビューでのディスプレイの更新 

この時点で、CAD ビューにはすべての測定要素が表示されます。CAD ビューで点 ID

の表示を無効にしたい場合があります。 

ポイント ID を無効にするには: 

1. 編集 |グラフィック表示ウィンドウ|要素の外見メニュー項目を選択します。要素

の外見編集 ダイアログ ボックスが表示されます。 

 

2. 点要素(PNT-PNT9)を強調表示して選択します。 

3. ラベル表示オプションを  オフに設定します。 

4. 適用するそして OK をクリックして下さい。 

CAD ビューは下記に表示されるものと同じでなければなりません。システムの座標原

点は左下隅に表示されるのを注意してください。X +は右側に、Y +は裏です。 
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 この時点までに測定プログラムを実行すると、評価用の追加要素を測定する

のに必要なアラインメントが確立されます。 

CAD を用いた Live View アラインメント 

この方法は、固定冶具があるが基準点が CAD 描画で見つからない場合によく使用され

ます。この場合、パートの CAD 描画はあるがその CAD ファイルから適切なアライン

メントを設定することができません。[Vision] タブでアラインメントを設定する必要が

あります。これを行えば、[CAD]タブを使用して追加の要素を測定できます。 

CAD 座標系と一致するアラインメントを設定するには、以下を行う必要があります。 

1. 「Live ビューのアラインメント」トピックで説明した方法を使用して、[Vision] 

タブからアラインメント要素を作成します。以下のようにアラインメントを設定

します： 

• レベル設定のための平面、回転用の線要素、および原点としての点要素を

構築するには通常 3 つの面上点要素を使用する必要があります。 

• ただし、単純な 2 次元要素ではレベル、回転、および原点の設定には通常

2 つの円要素を使用します。 
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2. CAD 座標に一致させるため、このアラインメントを平行移動、回転、および水

平化します。 

3. PC-DMIS にこれら 2 つの座標系は同時にスナップしなくてはならないと指示し

ます。 

4. 「CAD ビューのアラインメント」トピックで説明した方法を使用して、[CAD] 

タブからアラインメント要素を作成します。 

5. アラインメントを CAD 座標名と一致するよう変換します。これを行うには、[ア

ラインメントユーティリティ] ダイアログ ボックスの [CAD=パート] ボタンをク

リックして作成したアラインメントが CAD 座標系と一致しなくてはならないこ

とを PC-DMIS に伝えます。 

Vision プローブを使用した自動要素の測定 

PC-DMIS Vision では、現在、[要素の自動作成] 機能を使用した要素の作成をサポート

しています。この章では PC-DMIS Vision 操作による要素の自動作成について説明しま

す。 

 要素の自動作成に関する詳細は、メイン PC-DMIS 文書の「要素の自動作

成」章を参照してください。 

PC-DMIS クイックスタートウィンドウでは、測定された要素ボタンを使用した Vision 

要素の自動作成をサポートしています。Vision 測定機を操作する場合には、測定済み

の要素を作成するのではなく Vision 要素が自動作成されます。利用可能な測定要素ボ

タンはすべての Vision 自動要素を表しているわけではないので、クイックスタートウ

ィンドウからすべての Vision 要素の自動作成機能が使えるわけではありません。クイ

ックスタートウィンドウからは、ヒットを取得することで要素を「自動推測」すること

ができます。「自動要素推測モード」を参照してください。 
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 「クイックスタート」ウィンドウの使用に関する詳細は、PC-DMIS Core 文

書の「クイックスタートインターフェイスの使用」章を参照してください。 

PC-DMIS Vision の CAD ビューで QuickFeature を実行

する 

以下のルールとパラメータを使用して、CAD ビューでビジョン QuickFeature を実行す

ることができます。 

• 照明 - ビジョン QuickFeature は現在の照明設定を使用します。 

• 倍率 - ビジョン QuickFeature は、現在の倍率設定を使用します。 

• VisionQuickFeature は IPD ファイルを使用しません。 

• VisionQuickFeature ではデフォルトのパラメータが使用されます。 

• 編集されたパラメータはビジョン QuickFeature の作成に繰り越されます。 

• 自動要素ダイアログボックスでパラメーターを編集するとき、ビジョン

QuickFeature は編集された値のみを使用します。編集ウィンドウで実行される

ときは、いかなる変更も繰り越されません。これはコンタクト (接触) とビジョ

ンについても同様です。 

CAD ビューでサポートされる VisionQuickFeature 

幾何学

要素 
方法 

表面ポ

イント 

キーボードのシフトキーを押し続したまま、Planar (プラナー) 表面の上で

停止します。 

エッジ 

ポイン
QuickFeature の作成に使用する方法の詳細については、PC-DMIS コアド
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ト キュメントの「自動要素を作成するための迅速な方法」章の

「QuickFeature を作成する」トピックを参照してください。 
長穴 

角穴 

切り欠

き溝 

ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 

直線 

円 

楕円 

サポートされないビジョン QuickFeature 

• 2D 輪郭 

• ブロブ 

ビジョン QuickFeature でのサポートされないパラメータ 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ コメント 

ﾀｰｹﾞｯﾄ形式 要素の参照先 

ヒットターゲット色 - 

標準色 - 

エッジパラメータ 

点密度 - 

エッジの選択 - 

強度 - 

エッジの極性 - 
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ヒットターゲットの方向 - 

指定エッジ番号 - 

SensiLight - 

フィルターのパラメータ 

クリーンフィルタ - 

強度 - 

外れ値フィルタ - 

2 要素間の距離 - 

標準偏差 - 

フォーカス パラメータ 

ﾌｫｰｶｽ - 

コントロール - 

範囲 - 

継続時間 - 

面の検索 - 

面の変化 - 

RGBミキシングのパラメータ 

RGB - 
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PC-DMIS Vision のライブビューで QuickFeature を実行

する 

 ライブビューの QuickFeature は PC-DMIS をオフライン/CAD カメラモード

で実行するときはサポートされません。 

また、ライブビューモードにおける QuickFeature は、高コントラストエッジで照明も

あり、大きな高周波スペクトル成分のない画像になるパートで適切に機能するように設

計されています。例えば、これには背後から照明された薄いパートや大きな表面構造を

持たない表面が光るパートがあります。 

ライブビューでビジョン QuickFeature を作成するためのルールとパラメータは CAD

ビューのものと同じです： 

• ルールとパラメータは CAD ビューの QuickFeature 機能に適合しています。 

• Shift キーを押しながら、ライブビューの要素の上にマウスポインタを移動して

強調表示します。 

• 強調表示された要素をクリックして、ライブビューでそれを作成します。 

• ライブビューで強調表示されている要素に応じて、Ctrl キー+ Shift キーを押すと、

エッジ点または面上点の要素が作成されます（ライブビューに固有のルールおよ

びパラメータについては以下を参照しくてください）。 

• CAD ビューのパラメータと同様に、イルミネーションと倍率は現在の設定を使

用します。他のすべての要素パラメータは、以前の設定を使用します。 

次のルールとパラメーターはライブビューで VisionQuickFeature を使用するときにの

み適用されます。 
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• 検出された要素を強調表示するには、Shift キーまたは Ctrl + Shift キーを押しな

がら、ライブビューでマウスポインタを移動します。これは、[マウスクリック

をエッジにスナップ]オプションを有効にし、[ライブビュー設定]ダイアログボッ

クスの範囲（ピクセル）プロパティに入力された値によって異なります。ライブ

ビュー設定の詳細については、「ライブビューの設定」トピックを参照してくだ

さい。 

• 円または線の要素が検出されて強調表示されているときに、Ctrl + Shift キーを押

すと、要素がエッジ点に変わります。 

ライブビューで検出された線要素の例： 

 

ライブビューで検出された円要素の例： 
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• 円または線要素が検出されていないのにカーソルがエッジの近くにある場合、

Ctrl + Shift キーを押すとエッジ点が検出されます。エッジが検出されない場合、

面上点が強調表示されます。 

ライブビューで検出された面上点要素の例： 
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• ある要素が強調表示され、それをクリックして選択すると、対応する要素が測定

ルーチンに追加されます。 

• エッジ点を検出し強調表示するとき、そのベクトルは、ライブビュー画像内のエ

ッジからカーソルに向かって定義されます。エッジ点要素が作成されている場合

は、強調表示されたベクトルが要素のエッジベクトルを制御します。 

ライブビューで可能なベクトル方向を持つエッジ点の例： 

例 1 - ライブビューの場合、この画像は検出されたエッジポイント要素を示し、

そのベクトルは被測品から離れています。 
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例 2 - ライブビューの場合、この画像は検出されたエッジポイント要素を示し、

そのベクトルはパーツに指しています。 

 

ライブビューにおけるサポートされるビジョン QuickFeature 

幾何学

要素 
方法 
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円 

QuickFeatureの作成に使用する方法の詳細については、PC-DMISコアド

キュメントの「自動要素を作成するための迅速な方法」章の

「QuickFeatureを作成する」トピックを参照してください。 

エッジ 

ポイン

ト 

直線 

表面ポ

イント 

ビジョン測定メソッド 

PC-DMIS Vision は DCC モードで部品を測定する 3 つの方法を提供しています: 

• CAD 選択法 - CAD 図面がある場合は、CAD 図面に基づいてオフラインで測定

ルーチン全体をプログラムすることができます。次に、動作中の測定機でこの測

定ルーチンを実行できます。この手順について詳しくは、「CAD 選択法」を参

照してください。 

• ターゲット選択法 - この方法は CAD 図面が不要で、動作中の測定機を使用して

完全にオンラインで行われます。この手順について詳しくは、「ターゲット選択

法」を参照してください。 

• 自動要素推測モード - クイックスタート ウィンドウを使用すると、ユーザーは

ヒットの取得を開始でき、PC-DMIS は自動的に要素の種類を推測します。この

手順について詳しくは、「自動要素推測モード」を参照してください。 

CAD 選択方法 

CAD 選択方法は測定ルーチンに要素を追加するために使用されています。グラフィッ

ク表示ウィンドウの CAD タブで希望の CAD 要素(円、端、表面などのような)をクリッ

クしてください。開いた２D プロファイルを挿入したい場合、測定したい２D プロファ

イルを形成する一連の CAD 要素を選択する必要があります。 
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以下の手順では、CAD 選択方式を用いて円要素を測定ルーチンに追加する方法を示し

ます: 

1. 自動要素ツールバーにアクセスするには、メイン・メニューから、ビュー| ツー

ルバー| 自動要素をクリックにするか、または、ツールバー・エリアで右クリッ

クして、リストからそれを選択します。 

 

2. [円] ボタンをクリックします。円の [要素の自動作成] ダイアログ ボックスが現

れます。 

3. 要素の自動作成ダイアログボックスを開いた状態で、グラフィックの表示ウィン

ドウの CAD タブを選択します。次に、目的の円のエッジをクリックします。 そ

の他の要素は追加もしくはあと数回のクリックを必要とします。「サポートされ

る要素での必要なクリック数」を参照してください。 

 

CAD ビューから円を選択 
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 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision が要素の公称データを [要素の自動作成] ダイアログ ボックスに

自動的に配置します。 

5. すべての要素に対してヒットのターゲットはその要素向けに自動的に表示されま

す。結果として表示される CAD ビューは以下のようになります: 

 

ターゲットを持つ円要素 

ソフトウェアが目的の円要素を選択し、スキャン領域のバンドを表示してターゲ

ットを描画することに注目してください。 

6. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに要素を

追加します。 
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ターゲット選択の形式 

ターゲット選択法を使用して要素を測定プログラムに追加するには、グラフィック表示

ウィンドウで[Vision]タブを使用してターゲット点を配置します。以下の手順では、こ

の方法を用いて円要素を測定ルーチンに追加する方法を示します: 

1. 自動要素ツールバーにアクセスします。 

 

2. [円] ボタンをクリックします。自動要素ダイアログ ボックスは円要素に表示さ

れます。 

3. 要素の自動作成ダイアログボックスを開いた状態で、グラフィックの表示ウィン

ドウの Vision タブを選択します。 

4. 説明される円のエッジにより三つのポイントをクリックしてください。クリック

するたびに、赤色のターゲットアンカー点が画像に表示されます。自動検出用エ

ッジをダブルクリックすることもできます。その他の要素では必要なクリック数

がこれより多いことまたは少ないことがあります。「サポートされる要素での必

要なクリック数」を参照してください。 

 

Vision タブから円を選択すること 
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5. その要素のアンカー点の必要数を配置（またはダブルクリックしてエッジを検

出）したら、要素のターゲットが Vision タブに表示されます。「サポートされ

る要素での必要なクリック数」を参照してください。 

 

円要素のために表示されるターゲット 

6. PC-DMIS Vision が要素の公称データを [要素の自動作成] ダイアログ ボックスに

自動的に配置します。 

7. ペンダントノブコントロールまたはプローブツールボックスを使用して、希望の

レベルに照明と倍率を調整します。 

8. ダイアログボックスで公称の情報を調整して要素の理論値と一致します。 

9. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに要素を

追加します。 

サポートされる要素に必要なクリック 

以下の表に各要素型とそれに関連する選択方法に必要なクリック数を示します: 

要素に必要なクリック数 

フィ

ーチ

ャー

のタ

イプ 

CAD 選択法 (CAD 

ビュー) 
ターゲットポイント法 (Live ビュー) 
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面

上点 

面で 1 回クリック

(面モード) または

ワイヤーフレーム

で 3 回クリック 

(曲線モード) 

1 回クリックすると面のクリックした位置に自動的に

点が追加されます。 

エ

ッジ

点 

エッジの近くで 1

回クリック 

1 回クリックするとエッジの近くに自動的に点が追加

されます。 

線 

線の一端で一度ク

リックし、反対側

の端でもう一度ク

リック 

クリックして線の開始点および終了点の位置を決定

し、ダブルクリックすると現在のエッジの範囲で 2 つ

の点を自動的に追加します。 

円 
円のエッジの近く

で 1 回クリック。 

クリックして円の周囲で 3 つの点を追加するか、ダブ

ルクリックして円の外周近くに 3 つの点を等間隔に自

動的に追加します。 

楕

円 

楕円のエッジの近

くで 1 回クリッ

ク。 

クリックして楕円の周囲で 5 つの点を追加するか、ダ

ブルクリックして楕円の外周近くに 5 つの点を等間隔

に自動的に追加します。 

角

型溝 

角型溝のエッジの

近くで 1 回クリッ

ク。 

長辺側のエッジのうちの 1 つで 2 点をクリックし、つ

ぎに 2 つのエッジ端のうちの 1 つで 1 点をクリック

し、その後もう一方の長辺エッジで 1 回、最後に反対

側のエッジ端で 1 回クリックします。 
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丸

型溝 

丸型溝のエッジの

近くで 1 回クリッ

ク。 

最初の円弧の上で 3 点をクリックし、次に反対側の端

の円弧でさらに 3 つの点をクリックします。 

切

り欠

き溝 

切り欠きの開口部

と反対側のエッジ

付近で 1 回クリッ

ク。 

以下のように 5 点をクリックします: 開口部と反対側

のエッジで 2 点(1 および 2)、切り欠きの平行な 2 つの

辺の上で 2(3 および 4)、切り欠きのすぐ外側のエッジ

で 1 点(5)。  

多

角形 

多角形のエッジの

近くで 1 回クリッ

ク。 

最初の辺で 2 つの点をクリックし、次に、他のすべて

の辺で 1 回ずつクリックします。クリックする前に要

素の自動作成ダイアログ ボックスで辺の数パラメータ

を設定する必要があります。 

輪

郭

(2D)  

曲線モード: ワイ

ヤーフレームの曲

線データを使用し

て 1 つまたは複数

の一連のエッジや

円弧をクリックし

ます (曲線モー

各点のペアを円弧または線でつなげ、プロファイルの

形状を定義するのに十分な点をクリックします。ター

ゲットを右クリックして [公称セグメントを挿入] を選

択することで、後でさらに点を追加することができま

す。 

または、Live ビュー画像上でダブルクリックしてエッ
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ド)。 

面モード: エッジ

付近の CAD エン

ティティをクリッ

クすると、そこか

ら CAD 要素すべ

てが相互に接続し

た要素が構築され

ます。 

ジをトレースします。「2D プロファイルエッジトレ

ーサーの使用」トピックを参照してください。 

ブ

ロブ 

表面を 1 回クリッ

クします。 
1 回クリックしてブロブ の中心を見つけます。 

自動要素推測モード 

PC-DMIS Vision は測定ルーチンに追加する要素の型を自動的に決定します。[クイック

スタート] ウィンドウが開いたときに取得したヒットに基いて自動作成された要素が推

測されます。以下の例は Vision 自動円要素の推測プロセスを示していますが、サポー

トする要素 (エッジ点、線、円、丸型溝、角型溝、または切り欠き) ではどれも類似し

ています。 

ゲストモードを使用して Vision 自動円を測定するには、次の手順に従います： 

1. 表示|その他の窓|クイックスタートメニューオプションを選択して、クイックス

タートウィンドウを開きます。 
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[クイックスタート] ウィンドウ 

2. お使いの測定機のジョグボックスを使用することによって円要素の端に最初のヒ

ットを取ります。[ビジョン]タブで要素の端を左クリックすることもできます。

[クイックスタート] ウィンドウが更新され、バッファおよび推測された点要素に

1 つの取込み点 (1/1) を表示します。 

3. 最初のヒットと同じ方法で、同じ円の端に沿った別の場所で 2 回目のヒットを

取ります。[クイックスタート] ウィンドウが更新されて、バッファ及び推測の線

要素に 1 つのヒット (1/1) を表示します。 

4. 最初のヒットと同じ方法で、同じ円の端に沿った別の場所で３回目のヒットを取

ります。[クイックスタート] ウィンドウが更新されて、バッファ及び推測の円要

素に３つのヒット (3/3) を表示します。 
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推測された測定円のヒット 

5. ヒットの位置に満足しない場合、[ヒットを消去] ボタン  をクリックします。

ヒットはバッファから削除されます。円を再測定するには、ステップ 2-4 を繰り

返します。 

6. 目的の要素が推測されたら、[終了] をクリックします。ソフトウェアはユーザの

測定ルーチンに機能を追加します。 

7. 要素ターゲットを表示するには、グラフィックの表示ウィンドウの [Vision] タ

ブにある [ターゲットの表示] ボタンをクリックします (「ライブビュー」を

参照してください)。ターゲットを右クリックするとポップアップメニュー(点密

度、エッジ選択タイプ、挿入ターゲットなど)から共通のターゲットパラメータ

の変更が行われます。詳細については「ショートカットメニューの使用」を参照

してください。 
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Live ビューの円のターゲット 

8. 要素のパラメータを編集するには、編集ウィンドウで、新しい自動要素コマンド

から F9 キーを押します。 
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PC-DMIS Vision 内の自動要素ダイアログ ボックス 

 

[要素の自動作成] ダイアログ ボックス 

自動要素ダイアログ ボックスでは、測定するのを定義します。選択と関係なく、自動

要素ダイアログ ボックスが 測定特性エリアにリストから選択された適切な要素のタイ

プで表示します。 

要素は同様接触プローブを使用して同様のビジョンプローブを使用してプログラムする

ことができます。使用可能な 3 つの方法があります： 

• CAD タブにおける CAD データの選択 

• Vision タブでマウスクリックしてターゲットアンカー点を配置する 
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• 自動要素 ダイアログボックスにある理論値編集ボックスに値を入力します。 

PC-DMIS Vision に特有の自動要素ダイアログボックスのコントロールについて以下で

説明しています。この項で説明していない情報については、PC-DMIS コア文書の「自

動要素の作成」にある「自動要素ダイアログボックス」を参照してください。 

プローブツールボックスの設定は自動要素ダイアログボックスの下部にあります。設定

は現在の編集中の現在の自動要素に固有です。PC-DMIS でのプローブツールボックス

の使用について詳しくは、「PC-DMIS Vision でのプローブツールボックスの使用」を

参照してください。 

ヒットの用語に関する注記 

接触プローブを使用して要素を測定するプロセスは、「ヒットを取る」と呼ばれます。

PC-DMIS Vision の場合、ヒットとは測定過程で点の実際の位置を意味します。Vision 

測定でこの同じ用語を使用することは正しくありません。PC-DMIS Vision で [Vision] 

タブの画像をクリックすると「ヒット」が測定機にリレーされます。 

「ターゲットのアンカー点」という用語は PC-DMIS Vision 内部で起こるプロセスを良

く言い表しています。これらのクリックから派生する点は、要素の理論的な形状を計算

する基準点として使用されます 
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[要素プロパティ] エリア 

 

現在の要素の型に基づき、このエリアの内容は以下の項目の一部を含めるよう変わりま

す。 

点：このプロパティは、面またはエッジポイント要素の XYZ 値を指定します。 

始点： このプロパティは、線要素の始点の XYZ 値を指定します。 

終点： このプロパティは、線要素の終点の XYZ 値を指定します。これは、「[測定プロ

パティ] エリア」の [有界] プロパティで [はい] が選択されたときのみに利用できます。 

中心: 円、丸型溝、角溝、または曲線の 2 次元要素の中心の XYZ 値を指定します。 

面： このプロパティは、Vision 自動要素の面ベクトルに対する IJK 値を指定します。 

エッジ： このプロパティは、エッジまたは線要素のエッジベクトルの IJK 値を指定し

ます。エッジのベクトル点はエッジから離れています。 

角度： このプロパティは、丸型溝、角溝要素の角度ベクトルの IJK 値を指定します。

角度ベクトルは要素の中心線を定義します。要素の中心線と法線ベクトルは、互いに直

角でなければなりません。この値は円 (円弧) の開始および終了角度に対する参照ベク

トルも指定します。 

厚さのタイプ：このプロパティは、要素の面またはエッジの値に厚さを適用する方法を

定義します。以下のオプションは次の通りです： 
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理論値にすると、厚さが理論値として適用されるように指定されます。 

実測値にすると、厚さが実測値として適用されるように指定されます。 

なし - 厚さは適用されません。 

T: 厚さの種類に基づき、要素の面またはエッジの厚さに適用する厚さの距離を指定し

ます。厚さの種類に[なし]を選択した場合、この値は使用できません。 

長さ： このプロパティは線、丸型溝、角型溝または切り欠きの長さを指定します。 

有界: [はい] を選択すると、[終点] プロパティが「要素のプロパティエリア」で使用可

能になり、線要素の終点を定義できます。 

内側/外側： このプロパティは、円、角型溝、円形溝、切欠きスロット、楕円形、およ

び多角形の各要素が内側要素か外側要素かを指定します。 

直径： このプロパティは、円または多角形要素の直径を指定します。多角形の直径と

は多角形の内接円の直径を定義します。 

長径: 楕円要素の長軸の直径を指定します。 

短径: これは楕円要素の短軸の直径を指定します。 

幅: このプロパティは丸型溝、角型溝、または切り欠きの幅を定義します。 

辺の数: このプロパティは多角形要素の辺の数を定義します (3-12)。 

要素プロパティ - コントロールボタン 

Vision ボタン 記述 

極座標/ デカ

ルト座標ボタン 
このボタンは、極座標系とデカルト座標系を切り替えます。 

最も近い [点] または [開始] ボックスから軸 (X、Y、または Z) を選択すると、
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CAD 要素を検

索ボタン 

PC-DMIS はグラフィックの表示ウィンドウでその軸に最も近い 

CAD 要素を検索します。 

 このオプションは面上点、エッジ点、および線要素のみ利

用可能です。 

 

 [ 測定機から

点を読み取

り] ボタン 

このボタンをクリックすると、プローブチップの位置 (ステージの

位置) が読み取られ、X、Y、および Z ボックスに挿入されます。 

 このボタンが押されたときに [ゲージ] ツールボックスのペ

ージにいる場合、ステージ位置の代わりにゲージの中心点が使用さ

れます。 

 

グリッドにス

ナップ ボタン 

このボタンは、サポートされている自動点機能をグラフィック表示

ウィンドウの 3D グリッド表示にスナップします。詳しくは、PC-

DMIS Core マニュアルの「自動要素の作成」章にあるグリッドにス

ナップするを参照してください。 

 [ 今すぐ測定]

ボタン 

作成がクリックされると、このボタンは、選択した要素を測定しま

す。 

再測定ボタン 

このボタンは要素が測定されたら、PC-DMIS が 2 回目に自動的に

再測定するかどうかを定義します。第 1 の測定からの測定値を第 2

の測定の目標位置として使用します。 
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 [ ベクトル検

索]ボタン 

このボタンは、XYZ 点および IJK ベクトルに沿って全ての面を貫通

し最も近い点を探します。面法線ベクトルが IJK 法線ベクトルとし

てソフトウエアによって表示されますが、XYZ 値は変化しません。 

 このオプションは面上点のみ利用可能です。 

 

 [ ベクトルを

反転] ボタン 

このボタンをクリックすると I、J、K ベクトルの方向が反転しま

す。 

 [ 測定機から

ベクトルを読み

取り] ボタン 

このボタンは、Vision 測定機のベクトルに基づいてベクトル値を読

み取って適用します。 

 [ ベクトルを

交換] ボタン 

このボタンをクリックすると、現在のエッジベクトルと面ベクトル

が互いに交換されます。 

[測定プロパティ] エリア 

 

現在の要素の型に基づき、このエリアの内容は以下の項目の一部を含めるよう変わりま

す。 

スナップ:「はい」を選択すると、測定値はサーフェスポイントの理論ベクトルに「ス

ナップ」します。すべての偏差は点のベクトルに沿っています。これは、1 本の特定の

ベクトルに沿って偏差に集中することに役立ちます。 
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開始角度： このオプションは、円または楕円要素の開始角度を指定します。 

終了角度： このオプションは、円または楕円要素の終了角度を指定します。 

閉じた要素: この値を「はい」に設定すると、2 次元輪郭曲線のエッジトレーサは最初

の公称セグメントが最後の交渉セグメントに結合するよう決定します。基本的に、要素

が開いているか閉じているかを決定します。 

測定プロパティ - コントロールボタン 

Vision ボタン 記述 

 [手動の事前位置

決定]ボタン 

DCC モードを実行している際にこのボタンを選択すると、

PC-DMIS はオペレータに測定実行前にターゲットの位置を

確認させます。 

 [ヒットのターゲ

ットを表示] ボタン 

このボタンをトグルして、ライブビューと CAD ビュー上で

取得した要素の測定に使用したターゲットデータを表示また

は非表示にします。 

理論値を表示]ボ

タン 

 このボタンをクリックすると、CAD 画像が方向付けられ、

要素を見下ろすことができます。 

 [直角を表示]ボ

タン 

 このボタンをクリックすると、CAD 画像が正しく方向付け

られ、要素の側面を見ることができます。 

 [測定点を表示] 

ボタン 

このボタンは要素の測定用に取得され使用された画像処理デ

ータの点を ライブ･ビューおよび CAD ビューに表示/非表示

します。 

 [フィルタされた

点を表示] ボタン 

このボタンは現在のフィルタ設定で取得され廃棄された画像

処理データの点をライブ･ビューおよび CAD ビューに表示/
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非表示します。 

[高度な測定オプション] エリア 

 

公称値モード 

公称値検索: PC-DMIS Vision は CAD モデルを貫通して、CAD エッジ (または面) 上で

測定点に最も近い場所を検索します。これは CAD 要素の位置を公称値に設定します。 

マスター: モードの一覧が [マスター] に設定されているときに要素が作成されると、パ

ートが次回測定されるときに PC-DMIS Vision は測定データと等しい公称データを設定

します。ここで、モードリストが公称値にリセットされます。 

公称値: このオプションでは、測定プロセスが開始する前に公称データが存在する必要

があります。PC-DMIS は測定された要素をダイアログボックス内の理論データと比較

し、必要な計算のために測定されたデータを使用します。 

最適化用の数学型 

Vision 円自動要素によってユーザーは「最適化計算タイプ」を定義することができま

す。この要素については、PC-DMIS Core ドキュメントの「既存要素から新しい要素を

作成する」章にある「円のための最適化タイプ」トピックで説明しています。 

相対 

このオプションによってユーザーは、一定の要素 (複数可) と自動作成された要素間の

相対位置および方向を維持することができます。 ボタンをクリックして [相対要素] 

ダイアログボックスを開き、自動作成された要素がどの要素 (複数可) と相対している
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か選択します。ユーザーは自動作成された要素に対する各軸 (XYZ) について複数の要

素を定義することができます。 

分析エリア 

 

分析エリアを使用するとユーザーは、測定された各取込み点/点の表示方法を決定する

ことができます。 

点のサイズ: CAD ビューに描画される測定された点の大きさを決定します。この値は現

在の単位 (mm またはインチ) で直径を指定します。 

[グラフィック分析] ボタン : このスイッチがオンの場合、PC-DMIS は各点に対して

公差チェック (理論的な位置からどれだけ離れているか) を実行し、現在定義された測

定結果の色の範囲に基いた適切な色で描画します。 

正公差: このオプションは公称値からの正公差を提供します。それは現在の測定ルーチ

ンの単位で指定されます。公称値からこの値より大きな点は標準の PC-DMIS 正公差色

に基づいて色付けされます。 

負公差: このオプションは公称値からの負公差を提供します。それは現在の測定ルーチ

ンの単位で指定されます。公称値からこの値より小さな点は標準の PC-DMIS 負公差色

に基づいて色付けされます。  

正公差および負公差に対する測定結果の色の編集について詳しくは、PC-DMIS Core ド

キュメントの「CAD 表示の編集」章にある「測定結果の色の編集」トピックを参照し

てください。 
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コマンド ボ 

コマンド ボタ

ン 
内容 

 

移動先 ボタン 

このボタンは、グラフィック表示ウィンドウの視野を移動し、中

心が現在の治具の XYZ 位置に置かれます。要素が複数の点から

構成されている場合（例えば、直線）、このボタンをクリックす

ると、その要素を構成する点の間で切り換えが行われます。 

 

テストボタン  

このボタンは、要素の作成をテストし、さらに、その測定データ

を実際に作成する前にプレビューすることができます。 

このボタンは、その時点でのパラメータを用いて、測定を行いま

す。 

満足のいく測定が行われるまで、パラメータを変更してテストを

繰り返しクリックして下さい。その後、作成をクリックすると、

ソフトウェアは測定ルーチン内の一時要素を通常要素に変換しま

す。 

 

作成 ボタン 

このボタンは、定義された自動要素を現在の位置の編集ウィンド

ウに挿入します。 

 

閉じるボタン 

このボタンにより、 [要素の自動作成] ダイアログ ボックスを終

了します。 

[基本] およ このボタンは基本的な自動要素オプションのみが表示され、[詳
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び [高度] ボ

タン 

細設定]ボタンをクリックして[要素の自動作成]ダイアログボック

スを展開して詳細オプションを表示します。 

ビジョンフィールド定義 

サンプルビジョン円読み込め用の編集ウィンドウのコマンドラインは、以下のようで

す: 

feature_name=FEAT/VISION/TOG1,TOG2,TOG3,TOG4 

THEO/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>,diam 

ACTL/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>,diam 

TARG/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec> 

SHOW FEATURE PARAMETERS=TOG5 

SURFACE=TOG6,n,EDGE/TOG6,n 

MEASURE MODE=TOG7 

RMEAS=CIR1,CIR1,CIR1 

GRAPHICAL ANALYSIS=TOG8,n1,n2,n3 

DIAGNOSTICS=TOG9 

FEATURE LOCATOR=TOG10,n1,TOG11,n2,n3 

SHOW VISION PARAMETERS=TOG12 

TYPE=TOG13 

COVERAGE=TOG14 

MAGNIFICATION=0.843 

HIT TARGET COLOR=TOG15,NOMINAL COLOR=TOG15 

HIT TARGET/EA1,0.202,TOG16 

FILTER=TOG17,n1,TOG18,n2,n3 

EDGE=TOG19,n1,n2,n3,n4 

FOCUS/TOG20,n1,n2,TOG21,TOG22 

THEO, ACTL, と TARG 値は要素のタイプに応じて異なります。 

• THEO: 定義ビジョン自動要素を測定するための理論的な値を設定します。 

• ACTL: 測定ビジョン自動機能の実際の測定値を定義します。 

• TARG: 測定の目標位置を定義します。THEO がパーツに一致する場合には、こ

れらの値を使用してください。THEO の値は CAD の位置と一致するようにしま
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す。ソフトウェアは結果をこれらの値に調整しますが、TARG 値を変更して、ソ

フトウェアがわずかに異なる位置で要素を測定するようにします。 

トグル値 

TOG1 = FEATURE TYPE 
SURFACE POINT / EDGE POINT / LINE / CIRCLE / ELLIPSE / SQUARE SLOT / 

ROUND SLOT / NOTCH SLOT / POLYGON / PROFILE 2D は現在利用可能な PC - 

DMIS ビジョン要素タイプです。 

POINT, CIRCLE, EDGEPOINT, 及び LINE の TOG2 = CARTESIAN または POLAR、

PROFILE 2D の OPEN または CLOSED 

円の場合は TOG3 = IN または OUT、2D 輪郭曲線およびスロット（点、線に使用され

ていない）の場合は POLR または RECT 

TOG4 = ALGORITHM  

LEAST_SQR, MIN_SEP, MAX_INSC, MIN_CIRSC (円のみに使われる) 

TOG5 = 要素パラメータを表示 

YES/NO - このトグルフィールドは、ソフトウェアが要素パラメータを表示するかどう

かを決定します。これらの値は TOG6 - TOG11 に含まれます。 

TOG6 = THICKNESS 

このトグルフィールドは実際の厚さ(ACTL_THICKNESS)、理論的厚さ

(THEO_THICKNESS) または厚さがオフ(THICKNESS_OFF)であるかどうかを決定しま

す。線とエッジポイントにエッジの太さを指定できます。n =現在の単位での厚さの値。 

TOG7 = MEASURE MODE 
NOMINALS / VECTOR / FIND NOMS / MASTER 

TOG8=GRAPHICAL ANALYSIS 

YES/NO - このトグル・フィールドは、図解法が適用されるかどうか判断します。この

値が YES に設定される場合、その後次の 3 つの値あるいはポイント・サイズ及び正負

許容差は図解法用に適用されます。 n1=ポイント・サイズ、n2=正公差、n3=負公差 
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TOG9 = DIAGNOSTICS 

YES/NO - このトグルフィールドは、エッジ検出が失敗した問題を診断するためにソフ

トウェアが診断情報を収集するかどうかを決定します。診断データは、PC-DMIS から

出力して Hexagon 社テクニカルサポートに送信できるビットマップ画像および現在の

要素パラメータから成ります。 

TOG10 = FEATURE LOCATOR（ビットマップ） 

この機能を実行するときにプローブツールボックスの[要素ロケーター]タブに表示する

ビットマップイメージファイルを指定するには、要素ロケーターオプションを使用しま

す。このオプションは要素を見つけるのに役立ちます。このオプションが不要な場合は、

NO に切り替えてください。n1 =ビットマップのパスと名前 

TOG11 = FEATURE LOCATOR（オーディオファイル） 

この機能を実行したときにソフトウェアが再生する wav ファイルを指定するには、要

素ロケーターのオプションを使用します。このオプションが必要でない場合は、それを

NO に切り替えてください。n2=WAV ファイルのパスおよび名前。n3=要素ロケータタ

ブ用のキャプションストリング。 

TOG12 = SHOW VISION PARAMETERS 

YES/NO - このトグルフィールドは、ソフトウェアが以下の機能のビジョンパラメータ

を表示するかどうかを決定します。これらの値は TOG13 - 22 に含まれます。 

TOG13 = TYPE 
AUTOMATIC HIT TARGET / MANUAL HIT TARGET / GAGE HIT TARGET / OPTICAL 

COMPARATOR HIT TARGET - このトグルフィールドには、ヒットターゲットの種類

を定義します。 

• GAGE HIT TARGET は LINE, CIRCLE, と ELLIPSE のみに利用可能になります

。 

• OPTICAL COMPARATOR HIT TARGET is only available for LINE, CIRCLE, 

ELLIPSE, SQUARE SLOT, ROUND SLOT, and NOTCH SLOT. 

• AUTOMATIC HIT TARGET のみはポリゴン要素に利用可能です。 

• OPTICAL COMPARATOR HIT TARGET のみはポリゴン要素に利用可能です。 
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TOG14 = COVERAGE 

このオプションでは要素への対応を変更することができます。ソフトウェアは、選択し

たカバレッジの割合に基づいて新しいターゲットを作成または削除します。 

TOG15 = COLOR 

ヒットターゲットのカラーと公称色を表すことに使用される 16 の基本色を選択します。 

TOG16 = DENSITY 

このオプションが LOW | HIGH | NORMAL | NONE の間に切り替わります。これは、ソ

フトウェアがこのターゲットに返す点の密度を示します。詳細情報については「プロー

ブツールボックス: ターゲットタブを定義」を参照してください 

TOG17 = CLEAN FILTER 

YES/NO - このトグル･フィールドは、エッジ検出の前にクリーンフィルタを適用して、

画像からほこりや小さなノイズ粒子を除去します。ソフトウェアは、SURFACE 

POINT にこの値を使用しません。 n1 =強度 - オブジェクトのサイズ（画素単位）を指

定します。サイズ以下では、汚れやノイズと見なされます。 

TOG18 = OUTLIER FILTER 

YES/NO - ソフトウェアがこのターゲットに異常値フィルタを適用するかどうかを決定

します。ソフトウェアは、SURFACE POINT にこの値を使用しません。 n2 =距離しき

い値 - ソフトウェアがそれを破棄する前に、ポイントが公称値から離れることができる

距離を画素単位で指定します。 n3 =ソフトウェアが外れ値と見なすには、ある点の標

準偏差が他の点から離れている必要があります。 

TOG19= EDGE TYPE 

、このトグル フィールドは利用可能なタイプのエッジ検出間に切り替えます。これら

は: DOMINANT EDGE, SPECIFIED EDGE, NEAREST NOMINAL, or MATCHING 

EDGE です。詳しくは「プローブ・ツールボックス:ヒットターゲットタイプ」を参照

してください。ソフトウェアは、SURFACE POINT にこの値を使用しません。 n1 =教

示プロセス中にソフトウェアが使用するエッジ強度のしきい値。PC-DMIS は、エッジ

を探す時に、このしきい値を下回る「強さ」を持つエッジを無視します。値は 0 と 255

の範囲間に落ちるに違いありません。 n2=、ヒット目標方向(-->あるいは<--)。 n3=指

定された端 - このパラメーターは、指定されたエッジ検出方法にソフトウエアによって
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使用される、n 番目の端を定義します。現在は 1〜10 の数字を入力できます。 n4 =こ

の値は、PC-DMIS が検出して表示されているエッジが黒から白の[[|] - >[]]、白から黒の

[[] - >[|] "、または" [？]->[？]になります。 

TOG20 = FOCUS 

YES/NO - これは、ターゲットが前エッジ検出フォーカスを必要とするかどうかを決定

します。n1 = この値はカメラからそのパートまでの範囲を表示します。それは、焦点

を行なう距離(現在の単位で)を指定します。n2=この値は、最良の焦点の位置を探すこ

とにかかる秒数を提供します。 

TOG21 = 表面を検索 

YES / NO - これはビジョン機械が 2 番目のわずかに遅いパスを実行して、焦点位置の

精度を向上させる必要があるかどうかを決定します。 

TOG22 = SensiLight 

YES/NO このトグルフィールドは自動光が集中する前に調整して試行で最適なフォー

カスの結果を実現するかどうかを決定します。NO に設定する場合には、PC-DMIS は

学んだ割合に応じて照明を設定して明るさが自動的に調整されません。 

自動フィーチャーの作成 

以下の手順では、PC-DMIS Vision を使用してパートの要素を測定する方法が記載され

ています。PC-DMIS Vision では以下の要素が利用できます。 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝ面上点 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝｴｯｼﾞ点 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝ線 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝ円 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝ楕円 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝ円形ｽﾛｯﾄ 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝ四角形ｽﾛｯﾄ 
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• ﾋﾞｼﾞｮﾝ切り欠き 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝ多角形 

• ﾋﾞｼﾞｮﾝ切断面(2D) 

• ビジョンブロブ 

サポートされる自動要素を素早く一気に作成するにはパート画像をボックス選択するこ

ともできます。「自動要素作成のためのボックス選択」を参照してください。 

 測定する前に、はじめに測定機の様々なオプションを設定し、Vision プローブ

を校正し、[プローブツールボックス]、[CAD]、および [Vision] タブの使い方を理解す

る必要があります。また、必要に応じてアラインメントを作成する必要もあります。 

詳細は以下のトピックを参照してください: 

 

「測定機のオプションの設定」 

「Vision プローブの校正」 

「PC-DMIS Vision でのグラフィック表示ウィンドウの使用」 

「PC-DMIS Vision にプローブツールボックスの使用」 

 「アラインメントの作成」 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ面上点 

ビジョン表面点を作成するには： 

1. DCC モションをサポートしているマシンについては、DCC モードで表面点を作

成して測定したい場合には DCC モード  を選択してください。 
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2. 自動要素ツールバーから自動表面点 を選択します。挿入| 要素| 自動|点|表面

点メニュー オプションも選択できます。これは自動要素 (表面点) ダイアログ ボ

ックスを開きます。 

 

ビジョン表面点自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、一つの方法で表面点を選択します: 

• CAD の選択方法 - CAD タブから、 CAD 面を 1 回クリックするか（面モ

ード）、ワイヤーフレームを 3 回クリックして（曲線モード）、ポイン

トの位置を確立します。 
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• ターゲットの選択形式 - Vision タブから表面の上に一度クリックしてポ

イントの位置を確立します。必要に応じてプローブツールボックスから照

明と拡大を調整します。 

 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスにポイントの公称デー

タを配置します。ヒットのターゲットが自動的に面上点に表示されます。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称の情報を調整してポイントの理論値と一

致します。やはり、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。 

6. テスト をクリックしてポイント測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに面上点

を追加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝｴｯｼﾞ点 

ビジョンエッジﾞ点を作成するには： 

1. DCC モションをサポートしているマシンについては、DCC モードでエッジ点を

作成して測定したい場合には DCC モード  を選択してください。 

2. 自動要素 ツールバーから自動エッジ点  を選択します。挿入| 要素| 自動|エッ

ジ点メニュー オプションも選択できます。これは自動要素 (エッジ点) ダイアロ

グ ボックスを開きます。 
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ビジョンエッジ点自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、一つの方法でエッジ点を選択します: 

• CAD 選択形式 - CAD タブから、 CAD 面上にエッジの近くで一度クリッ

クしてポイントの位置を確立します。 

• ターゲットの選択形式 - Vision タブから表面の上にエッジの近くで一度

クリックしてポイントの位置を確立します。必要に応じてプローブツール

ボックスから照明と拡大を調整します。 
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 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスにポイントの公称デー

タを配置します。ヒットのターゲットが自動的にエッジ点に対して表示されます。 

5. 自動要素 ダイアログボックス内の公称の情報を調整して点の理論値と一致しま

す。また、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。必要に応じ

て変更を行うために、コラム見出しの下でアイテムをダブルクリックしてくださ

い。 

例えば、最小/最大のタイプ列の下で「なし」項目をダブルクリックすると、

「なし」、「最小」、「最大」または「平均」を選ぶことができます。 

プローブツールボックスで利用できるオプションの詳細については、「PC-

DMIS Vision にプローブツールボックスの使用」トピックを参照してください。 

6. テスト をクリックしてポイント測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンにエッジ

点を追加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ線 

ビジョンラインを作成するには： 

1. DCC モションをサポートしているマシンについては、DCC モードでラインを作

成して測定したい場合には DCC モード  を選択してください。 
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2. 自動要素 ツールバーから自動線  を選択します。挿入| 要素| 自動|線メニュー 

オプションを選択することもできます。これは自動要素 (線) ダイアログ ボック

スを開きます。 

 

ビジョンライン自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、二つ方法の一つで線を選択します: 

• CAD の選択形式 - CAD タブから、線の一つの端及び CAD 面上の異なる

端を一度クリックしてください。 
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• ターゲットの選択形式 - Vision から、クリックして行の開始点と終了点

を見つけてまたはダブルクリックして、自動的に選択されたエッジのエク

ステントの 2 点を追加します。これはラインの位置を確立します。必要

に応じて照明と倍率を調整してください。 

 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスにラインの公称データ

を配置します。ヒットのターゲットが自動的に線に対して表示されます。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称の情報を調整してラインの理論値と一致

します。やはり、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。 

6. テスト をクリックしてライン測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに線を追

加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ円 

ビジョン円を作成するには： 

1. DCC モションをサポートしているマシンについては、DCC モードで円を作成し

て測定したい場合には DCC モード  を選択してください。 

2. 自動要素 ツールバーから自動円 を選択します。挿入| 要素| 自動|円メニュー 

オプションを選択することもできます。これは自動要素 (円) ダイアログ ボック

スを開きます。 
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[Vision 円要素の自動作成] ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いているままで、二つ方法の一つで円を選択

します: 

• CAD 選択形式 - CAD タブから、 CAD 面上に円の縁の近くで一度クリッ

クして円の位置を確立します。 

• ターゲット選択方法 - Vision タブからクリックして円の周りの 3 点を追

加するか、ダブルクリックして表示されている円の周囲に等間隔に配置さ

れる 3 点を自動的に追加します。これは円の位置を確立します。必要に

応じて照明と倍率を調整してください。 
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 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスに円の公称データを配

置します。ヒットのターゲットが自動的に円に表示されます。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称の情報を調整して円の理論値と一致しま

す。やはり、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。 

6. テスト をクリックして円測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに円を追

加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ楕円 

ビジョン楕円を作成するには： 

1. DCC モーションをサポートしているマシンについては、DCC モードで楕円を作

成して測定したい場合、DCC モード  を選択してください。 

2. 自動要素 ツールバーから 自動楕円 を選択します。挿入| 要素| 自動|楕円メニ

ュー オプションを選択することもできます。これは自動要素 (楕円) ダイアログ 

ボックスを開きます。 
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ビジョン楕円自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、二つ方法の一つで楕円を選択します: 

• CAD 選択の形式 - CAD タブから、 CAD 面上に楕円の縁の近くで一度ク

リックして楕円の位置を確立します。 

• ターゲットの選択方法 - Vision タブから、クリックして楕円の周りの 5

点を追加するか、ダブルクリックして目に見える楕円の周囲にに等間隔に

配置される 5 点を自動的に追加します。これは楕円の位置を確立します。

必要に応じて照明と倍率を調整してください。 



PC-DMIS Vision 

270 

 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスに楕円の公称データを

配置します。ヒットのターゲットが自動的に楕円に対して表示されます。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称の情報を調整して楕円の理論値と一致し

ます。やはり、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。 

6. テスト をクリックして楕円測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに楕円を

追加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ円形ｽﾛｯﾄ 

ビジョン円形スロットを作成するには： 

1. DCC モションをサポートしているマシンについては、DCC モードで丸スロット

作成して測定したい場合には DCC モード  を選択してください。 

2. 自動要素 ツールバーから 自動丸スロット  を選択します。挿入| 要素|自動|丸

スロットメニュー オプションを選択することもできます。これは自動要素 (丸ス

ロット) ダイアログ ボックスを開きます。 
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ビジョン円形スロット自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、二つ方法の一つで円形スロットを選択

します: 

• CAD 選択形式 - CAD タブから、 CAD 面上に円形スロットの縁の近くで

一度クリックして円形スロットの位置を確立します。 

• ターゲットの選択方法 - Vision から最初の円弧上の 3 つのポイントをク

リックして対側の終了弧の 3 つのポイントをクリックします。これは円

形スロット位置を確立します。必要に応じて照明と倍率を調整してくださ

い。 
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 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスに丸スロット公称デー

タを配置します。ヒットのターゲットが自動的に円形スロットに対して表示され

ます。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称の情報を調整して円形スロットの理論値

と一致します。やはり、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。 

6. テスト をクリックして円形スロット測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに円形ス

ロットを追加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ四角形ｽﾛｯﾄ 

ビジョン四角形スロット作成するには： 

1. DCC モションをサポートしているマシンについては、DCC モードで四角形スロ

ットを作成して測定したい場合には DCC モード  を選択してください。 

2. 自動要素 ツールバーから 自動四角形スロット を選択します。挿入| 要素|自動

|四角スロットメニュー オプションを選択することもできます。これは自動要素 

(四角形スロット) ダイアログ ボックスを開きます。 
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ビジョン四角形スロット自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、二つの方法の一つで四角形スロットを

選択します: 

• CAD の選択形式 - CAD タブから、 CAD 面上に四角形スロットの縁の近

くで一度クリックして四角形スロットの位置を確立します。 

• ターゲットの選択方法 - Vision から 2 つの長い側縁のいずれか 2 つの点

をクリックし、2 つのエンドエッジのいずれか一点をクリックし、その後

以上の反対側の端に一回にクリックしてまた最後に他の端縁にクリックし
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ます。これは四角形スロット位置を確立します。必要に応じて照明と倍率

を調整してください。 

 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスに四角形スロット公称

データを配置します。ヒットのターゲットが自動的に正方形スロットに対して表

示されます。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称の情報を調整して四角形スロット理論値

と一致します。やはり、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。 

6. テスト をクリックして四角形スロット測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに正方形

スロットを追加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ切り欠き 

Vision の切り欠きを作成するには、次の手順に従います： 

1. DCC モションをサポートしているマシンについては、DCC モードで切り欠きを

作成して測定したい場合には DCC モード  を選択してください。 

2. 自動要素 ツールバーから 自動 V 字切り欠き を選択します。挿入| 要素| 自動

|V 字切り欠きメニュー オプションを選択することもできます。これは自動要素 

(切り欠き) ダイアログ ボックスを開きます。 
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ビジョン切り欠き自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、二つ方法の一つで切り欠きを選択しま

す: 

• CAD の選択形式 - CAD タブから、 CAD 面上に切り欠きの縁の近くで一度

クリックして切り欠きの位置を確立します。 

• ターゲットの選択方法 - Vision から、以下の５点をクリックしてください:

開口部反対側のエッジに 2 点（1＆2）、ノッチの平行辺の各々の 2 つの点

（3＆4）;ノッチだけ外側の端に 1 点（5）。これは切り欠きの位置を確立

します。必要に応じて照明と倍率を調整してください。 
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 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスに切り欠きの公称デー

タを配置します。ヒットのターゲットが自動的に切り欠きに対して表示されます。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称の情報を調整して切り欠きの理論値と一

致します。やはり、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。 

6. テスト をクリックして切り欠き測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに切り欠

きを追加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ多角形 

多角形を作成するには: 

1. DCC モションをサポートしているマシンについては、DCC モードで多角形を作

成して測定したい場合には DCC モード  を選択してください。 

2. 自動要素 ツールバーから 自動多角形  を選択します。挿入| 要素| 自動|多角形

メニュー オプションを選択することもできます。これは自動要素 (多角形) ダイ

アログ ボックスを開きます。 
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ビジョン多角形自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、二つ方法の一つで多角形を選択します: 

• CAD の選択形式 - CAD タブから、 CAD 面上に多角形の縁の近くで一度ク

リックして多角形の位置を確立します。 

• ターゲットの選択方法 - Vision タブから、最初のエッジで 2 つの点をクリ

ックし、すべての反対側をクリックしてこの要素を定義することができま

す。最初に辺数 パラメータを設定していることを確認します。これは多角

形の位置を確立します。必要に応じて照明と倍率を調整してください。 
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 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスに多角形の公称データ

を配置します。ヒットのターゲットが自動的に多角形に対して表示されます。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称の情報を調整して多角形の理論値と一致

します。やはり、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整します。 

6. テスト をクリックして多角形測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンに多角形

を追加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ切断面(2D) 

 PC-DMISには旧式のプロファイル 2Dおよびプロファイル 2Dの最新バージ

ョンを切り換えるオプションがあります。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「要素の測定」章にある「従来のプロファイル 2D の使用」トピックを参照してくださ

い。 

旧式のプロファイル 2D 

旧式プロファイル 2D を作成するには： 

1. DCC 動作をサポートする測定機については、DCC モードでプロファイル 2D 要

素を作成して測定する場合、DCC モード アイコンを選択してください。 
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2. 自動要素 (プロファイル 2D) ダイアログボックスを開くには、自動要素ツールバ

ーから自動プロファイル 2D アイコンを選択します。または、挿入 | 要素 | 自

動 | プロファイル 2D メニューオプションを選択することもできます。 

 

ビジョン輪郭(2D)自動要素ダイアログ ボックス 

3. 自動要素 ダイアログ ボックスが開いて、二つ方法の一つで輪郭 2D を選択しま

す: 

• CAD の選択方法 - CAD タブから、CAD 面上のプロファイル 2D のエッジ

近くで（表面モードで）一度クリックして、プロファイル 2D の位置を確
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立します。曲線モードでは、要素のフォームを構成する各 CAD エンティ

ティを選択する必要があります。 

• ターゲットの選択方法 - Vision タブから、十分な数の点をクリックしてプ

ロファイルの形を定義し、点の各ペアが円弧または線で結合された状態に

します。ターゲットを右クリックして [公称セグメントの挿入] を選択する

ことによって、後でさらに点を挿入することができます。または、エッジ

トレースに対して Vision タブでダブルクリックすることもできます。

「2D プロファイルエッジトレーサーの使用」トピックを参照してくださ

い。これはプロファイル 2D の位置を確立します。必要に応じて照明と倍

率を調整してください。 

 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスに 2D 輪郭の公称デー

タを配置します。ヒットのターゲットが自動的にプロファイル 2D に表示されま

す。 
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 （プロファイル 2D を除く）すべての要素では、取込み点ターゲットが

要素に対して自動的に表示されます。プロファイル 2D 要素では、プロファイル

の設計上の位置を定義しているとき、自動要素ダイアログのヒットターゲットの

表示 ボタンをクリックする必要があります。「サポートされる要素での必要なク

リック数」を参照してください。 

5. 自動要素ダイアログ ボックス内の公称値情報を調整してプロファイル 2D の理

論値と一致させます。また、必要に応じてプローブツールボックスの値を調整し

ます。 

6. テストをクリックしてプロファイル 2D 測定をテストします。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンにプロフ

ァイル 2D を追加します。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

非旧式（最新）のプロファイル 2D 

プロフィール 2D の最新バージョンは、次の機能があります： 

ライブビューの選択 

ライブビューで要素のエッジ近くをダブルクリックして、プロファイル 2D 要素をプロ

グラムすることができます。PC-DMIS Vision は必要に応じて、自動的に要素のエッジ

周辺をトレースして、測定機ステージを DCC 測定機に移行させます。 

クリックのルールはエッジトレーサを起動します。 

• エッジをダブルクリックすると、PC-DMIS Vision は選択されたエッジの周りを

トレースし、開始位置に戻ろうとします。 



PC-DMIS Vision 

282 

• 最初に点をシングルクリックしてからダブルクリックすると、最初にクリックし

た点が開始点になり、ダブルクリックした点がターゲットとされる終了点になり

ます。 

• ダブルクリックする前に 2 つの点をクリックする場合には、最初のクリックは

スタートポイントで、2 番目のクリックはトレースが続行される方向を表示しま

す。ダブルクリックの位置は、エンドポイントとなります。 

• 初回実行時には設計上のデータがないため、マスターモードが選択されていない

場合、マスターモードの実行が必要であることを提示します。マスターモードに

切り換えたいかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示されます。後続のすべ

ての実行は、このデータと比較されます。 

マスターデータを再定義したい場合、編集ウィンドウで測定モードを MASTER に切り

換えて（または要素上で F9 を押して）、ダイアログボックスから MASTER を選択し、

ユーザーが既存の公称データを置き換えたいかどうかを尋ねるダイアログボックスを表

示します。 

CAD ビューの選択 

要素ダイアログボックスの測定プロパティセクションにおけるクローズド (閉じられて

いる)オプションをはいに設定して、プロファイル 2D 要素をプログラムします。 

• クローズド (閉じられている) - この測定プロパティオプションを「はい」に設定

すると、CAD をシングルクリックすることができます。この場合、複数回クリ

ックする必要はありません。 

• 開く - 測定プロパティを「いいえ」に設定します。これによって、最初の点をク

リックできるようになります。2 番目の点は方向を定義し、3 番目の点は終了点

を定義します。 

プロフィール 2D 要素が CAD から作成されれば、公称のものとして、それは常に CAD

を使用します。 
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PC-DMIS は、自動要素ダイアログボックスの詳細測定オプションセクションにおいて

公称値、マスターまたは公称値検索モードのどれを選択しても、公称値として CAD オ

ブジェクトを使用します。モード選択を変更してもやはり、要素は公称値として CAD 

オブジェクトを使用します。 

 ターゲット内で右クリックしてメニューを表示することによって、CAD ビュー

またはライブビューで新規 2D プロファイルを作成した後、ターゲットを編集すること

ができます。公称セグメントの編集オプションを選択または選択解除して、公称セグメ

ントの編集をオンまたはオフにします。この機能を使用すると、既存のターゲットを調

整または削除するか、追加のターゲットを挿入することができます。 

CAD のワイヤーフレームモデルで Vision プロファイル 2D を作成するときに材

料状態を正しくレポートすること 

ワイヤーフレームの CAD モデルでビジョンプロファイル 2D を作成する際に適切な材

質条件が見受けられることを確保するには： 

• 外郭 - 開始, 方向 及び終点は時計回りの方向でとられなければなりません。 

• 内郭 - 開始, 方向 及び終点は反時計回りの方向でとられなければなりません。 

 ワイヤーフレームの CAD モデル上の閉じた輪郭は、時計回りまたは反時計回

りの規則に従った開いた輪郭とみなす必要があります。正しい方向でプログラムされた

ら、ダイアログボックス内の輪郭オプションを選択してそれを閉じます。 

表面の CAD モデルで Vision プロファイル 2D を作成するには、時計回りまたは反時計

回り方向に外部または内部プロファイルを作成します。材料の状態が適切であることを

保証する必要があります。 
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プロフィール 2D エッジトラッカーの使用 

Vision タブで要素の端の近くをダブルクリックして、プロファイル 2D 要素をプログ

ラムできます。PC-DMIS Vision は必要に応じて、自動的に要素のエッジ周辺をトレー

スして、測定機ステージを DCC 測定機に移行させます。 

クリックのルールはエッジトレーサを起動します。 

• ダブルクリックするだけで、PC-DMIS Vision は半時計方向にエッジの周囲を移

動して、開始位置に戻ろうとします。 

• 最初に点をシングルクリックしてからダブルクリックすると、最初にクリックし

た点が開始点になり、ダブルクリックした点がターゲットとされる終了点になり

ます。 

• ダブルクリックする前に 2 つの点をクリックすると、最初のクリックは開始点

になり、2 番目のクリックはトレースが進行する方向を示します。ダブルクリッ

クした位置も終了点になります。 

エッジトレースが完了したら、必要に応じて公称上のセグメントを調整することができ

ます。 

ビジョンブロブ 

概要 

ブロブ自動要素ダイアログボックスにアクセスするには、以下のうちのいずれかを実行

します。 

• メインメニューから[挿入|要素|自動|ブロブ]をクリックする。 

• [自動要素]ツールバーで [ブロブ]ボタン をクリックする。 



Vision プローブを使用した自動要素の測定 

285 

ブロブ自動要素を使用するには、必要な要素が「表示フィールド」内に入っている必要

があります。ブロブ要素は、エッジが高コントラストで、照明さえあり、大きな高周波

スペクトル成分を持たない画像になるパーツで適切に機能するように設計されています。

例えば、それは薄いバックライトの部分やクリアな表面テクスチャのない表面照明型の

部分に適しています。 

ブロブダイアログボックスを開いたら、Vision タブをクリックしてターゲットを作成

します。 

 

[ライブビュー]での[ブロブ|自動要素]ターゲットの作成例 

ターゲットを作成したら、他の自動要素と同じ方法でサイズを変更できます。PC-

DMIS は、ライブビューのブロブ計算に含まれる画素を強調表示します。 

「ビジョンブロブ」要素の作成 

1. DCC 動作をサポートする機械では、DCC モードにおいてブロブ|自動要素を選

択および測定したい場合、DCC モード を選択します。 
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2. [自動要素]ツールバーから自動ブロブを選択します。[挿入|要素|自動|ブロブ]メニ

ューオプションを選択することもできます。これによって、[自動要素(ブロブ)] 

ダイアログボックスが開きます。 

 

ビジョンブロブ自動要素ダイアログボックス 

3. [自動要素]ダイアログボックスを開いて、ターゲット選択方法を使用します。こ

れを行うには、Vision タブから表面を 1 回クリックして点の場所を設定します。

必要に応じてプローブツールボックスから照明と拡大を調整します。 
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 CAD 要素にできるだけ近い場所をクリックし、PC-DMIS が間違った要素

を選択しないようにしてください。 

4. PC-DMIS Vision は自動的に自動要素ダイアログ ボックスにボブの公称データを

配置します。ソフトウェアはブロブのヒット･ターゲットを自動的に表示します。 

5. 自動要素 ダイアログ ボックス内の公称情報を調整してブロブの理論値と一致さ

せます。また、必要に応じてプローブ･ツールボックスの値を調整します。 

下記の画像および説明では、ブロブ | 自動要素を定義するときに重要な要素が強

調表示されています。 
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A. 理論値エリアでは、現在の測定ルーチンユニットに公称エリア値を手動で

入力できます。 

B. 測定ルーチンを実行すると、実測値領域が自動的に更新されます。 

C. 最小エリア、閾値、極性およびクリーンフィルタなどのブロブ自動要素パ

ラメータを、測定ルーチンの取込み点ターゲットセクションおよび[ブロブ

|自動要素]ダイアログボックスの[取込み点ターゲット]タブの各スライダー

で設定できます（下記に示します）。 
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ブロブの取込み点ターゲットタブ|自動要素ダイアログボックス 

最小エリアスライダー - 最小エリアスライダを使用してフィルタ値を調整しま

す。最大サイズがターゲット内の計算エリアの半分に設定されているため、タ

ーゲットサイズによってスライダのスケールが決まります。 

[しきい値]スライダおよび[極性]ボタン - これらのオプションを使用して、ソフ

トウェアが要素計算に含める画素を決定します。[暗い極性]ボタンを選択した

場合、ソフトウェアはターゲット領域内のしきい値を下回るピクセルを使用し

ます。明極性ボタンを選択した場合、ソフトウェアはターゲット領域内のしき

い値を超える画素を使用します。閾値スライダを使用して、選択された極性ボ

タンに対してターゲットエリアのピクセル範囲を設定します。 

クリーンフィルタスライダ - このオプションを使用して、必要に応じてフィル

タリングを適用して、埃または小さな粉塵などのノイズを除去します。強度は

除去しようとするノイズの大きさを決定します。オプションはオフ、弱、中、

強です。 

6. プローブ･ツールボックスの[ヒット･ターゲット]タブがアクティブになっている

と、ソフトウェアはライブ画像ビュー内のブロブを形成する画素を強調表示しま

す。強調表示されたピクセルは関連する任意のパラメータを変更すると自動的に

更新されます。 

7. 要素の自動作成ダイアログボックスで作成をクリックして測定ルーチンにブロブ

を追加します。 
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 PC-DMIS は現在、MultiCapture での Blob 自動要素機能を支援していま

せん（詳細については、「ライブビューの設定」Vision ヘルプトピックの

MultiCapture セクションを参照してください）。 

8. 将来の実行に備えて測定ルーチンを保存します。「ビジョン測定ルーチン実行に

関する注記」を参照してください。 

式の付いたブロブのエリアを返す 

ブロブ要素に対して理論値または測定値を返す必要がある場合、ブロブの ID が付いた

拡張子.AREA または.TAREA を使用することができます。これらはブロブ要素の測定

されたエリアおよび理論的エリアをそれぞれ返します。詳しくは、PC-DMIS Core ドキ

ュメントの「 表現の使用 」章にある「 ダブル型の参照 」トピックを参照してくださ

い。 

ブロブ自動要素内にある個々のブロブに対するアクセスについて以下のコマンド例で説

明します。 

Assign / V1 = blb1.Numhits 

Assign / V2 = blb1.hit[C].XYZ 

Assign / V3 = blb1.hit[C].AREA 

  

位置寸法の付いたブロブのエリアを返す 

要素位置ダイアログボックス (挿入 | 寸法 | 位置)から、軸エリアで エリアチェックボッ

クスをマークして、レポートに計算させ、ボブ要素のエリアを表示させることができま

す。これは、レポートで、[編集]ウィンドウのコマンド·モードで AR として表示されま

す。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「従来の測定結果の使用」章にある「位

置の測定」トピックを参照してください。 
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自動要素作成のためのボックス選択 

[Vision] タブ内の画像で、目的の要素をボックス選択すると、以下のサポートされる要

素タイプについて複数の自動要素を作成できます： 

• 自動直線 

• 自動円 

これをするには: 

1. 自動要素ツールバー（表示|ツールバー|自動要素）から目的の要素（円または

線）をクリックして、対応する自動要素ダイアログボックスにアクセスします。

[挿入| 要素| 自動 | 線 または 円] のメニュー オプションをも選択できます。 

2. パーツ画像の目的の要素の周りをクリックしてドラッグします。 

 

ボックス選択された円要素の例 
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3. ボタンを放すと、PC-DMIS は、選択した自動要素タイプの描画されたボックス

内の要素を自動的に検出して生成します。 

Vision 測定ルーチンに実行に関する注記 

測定ルーチンを実行するとき、要素が公差範囲内 (PASS) か公差範囲外 (FAIL) かを決

定する手順があります。これを行うには、[実行モードオプション] ダイアログ ボック

スの [続行] ボタンをクリックして要素を PASS に設定するか、[スキップ] をクリック

して要素を FAIL に設定します。 

• 要素を PASS させた場合、CENTROID の MEAS 値が理論値に設定されます。 

• 要素を FAIL させた場合、CENTROID の MEAS 値が理論値にプローブベクトル

の方向 (通常は Z) へ + 100mm 追加した値に設定されます。要素はグラフィック

の表示ウィンドウでパーツの上に浮き上がるように表示されます。ただし、グラ

フィックのウィンドウを真下方向に見ると、要素は正しく表示されているように

見えます。 

すなわち、要素の位置に測定結果がある場合、[続行] または [スキップ] のどちらを選択

するかによって、それは公差範囲内または公差範囲外になります。 

 [要素の自動作成] ダイアログ ボックスを使用したプログ

ラム済みの要素の変更 

測定ルーチンで要素コマンドを変更するには、以下の手順に従います: 

1. 編集ウインドウで編集したい要素の上にカーソルを置き、F9 を押して [要素の

自動作成] ダイアログボックスにアクセスします。 

2. DCC 測定機を所持しており、既に実際のパートで「最初のアラインメント」を

確立して実行している場合、[要素の自動作成] ダイアログボックスの [移動先] ボ
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タンをクリックして視界 (FOV) を要素の中心に移動することができます。この

ボタンは DCC が有効な測定機でのみ機能します。 

 測定プログラムで「最初のアラインメント」を確立していない場合、移

動先ボタンをクリックしないでください。クリックするとステージが測定するパ

ートから逸脱したり、パートを壊す可能性があります。PC-DMIS はターゲット要

素の位置を計算するために、最初にステージ上でのパートの位置、方向、レベル

を把握する必要があります。「アラインメントの作成」を参照してください。 

3. グラフィックの表示ウィンドウで Vision タブに切り替えます。 

4. ランプが要素のエッジを正しく照らしているか確認します。変更の必要がある場

合、[プローブツールボックス]の [照明] タブに切り替えて必要な調整を行います。 

5. [要素の自動作成] ダイアログ ボックスで [テスト] ボタンをクリックします。

PC-DMIS Vision が編集ウィンドウに暫定的にテスト要素を挿入し、その要素を

実行します。 

6. [Vision] タブで検出された点を検証します。これらの点は PC-DMIS が幾何要素

の適合に使用する未加工の取込み点を示しています。拒否したい外れ値がある場

合、[プローブツールボックス] の [取込み点ターゲット] タブを使用して [フィル

ターパラメーターの設定] で変更を行います。検出された点が期待する位置でな

い場合、次の手順に進みます。 

7. プレビューウィンドウにアクセスし、([表示 | その他のウィンドウ | プレビュー]) 

このテストで要素が正しく測定された確認します。 

8. データが間違っているように見える場合、以下に推奨することを行うと問題の解

決に役立ちます。 

• ほとんどの要素が正しく見えるが、1 つの領域が間違った点を返している

場合、その領域に新しいターゲットを挿入します。その要素の領域が正し
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く測定されるまで新しいターゲットを挿入し、別のパラメータ(照明、エ

ッジ検出フィルタなど)を設定します。 

• [プローブツールボックス] の[取込み点ターゲット] タブをクリックし、タ

ーゲット領域に新しいターゲットを挿入します。「プローブツールボック

ス - [取込み点ターゲット] タブ」を参照してください。 

• [プローブツールボックス] の [取込み点ターゲット] タブをクリックし、タ

ーゲットのパラメータを調整します。「プローブツールボックス - [取込

み点ターゲット] タブ」を参照してください。 

• [プローブツールボックス] の [照明] タブをクリックし、照明の設定を調節

します。「測定機オプション: [照明] タブ」を参照してください。変更後

の照明設定が [取込み点ターゲット] タブで現在選択されているターゲッ

トに適用されます。測定機がサポートしている場合、付属のペンダントを

使用して明度を設定することもできます。 

9. 推奨された変更を行ったら、再度 [テスト] ボタンをクリックしてターゲットの

結果を検証します。ターゲットの結果に満足したら、次の手順へ進みます。 

10. 必要に応じてダイアログ ボックスのオプションを変更します。 

11. [要素の自動作成] ダイアログ ボックスから [OK] をクリックし、要素を新しい設

定で更新します。 

 上記に表示の [要素の自動作成] ダイアログ ボックスは、このダイアログ ボッ

クスの拡張版です。縮小版のダイアログ ボックスを見るには [<<] ボタンをクリックし

ます。 
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 オフライン測定ルーチンで要素コマンドを変更するのはオンライン測定ルーチ

ンの変更と非常に良く似てます。唯一の違いは、オフラインモードでは外付けペンダン

トがないことです。[CAD] タブでマウスの右ボタンをドラッグするとステージの動きを

シミュレーションできます。 

大測定要素モード 

CAD ビューとライブビューで大きな要素を探して測定することができます。測定戦略

を使用すると、ライブビューによるプログラミング時に要素をカスタムに測定すること

ができます。 

大要素ターゲットモードの使用 

大要素のターゲットモードは、以下の警告を伴う CAD ビューおよびライブビューで使

用できます。 

• これは、現時点では線要素のみに使用可能です。 

• それは、ティーチモードのみで利用可能です。 

大要素に対するターゲットモードを使用する 

1. 線要素の自動要素ダイアログボックスにおける[プローブツールボックスでの取

込み点ターゲットタブの下部にある大要素モードアイコン をクリックします。 
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大要素モードオプションは、自動ヒット·ターゲットタイプのみで利用可能です。 

PC-DMIS を閉じると、ボタンの状態が保存されます。次回、PC-DMIS を起動す

ると、ボタンは最後に閉じたときと同じ状態 (「オン」または「オフ」) になりま

す。 

2. ボタンをクリックして「オン」状態と「オフ」状態の間で切り換えます。ボタン

を切り換えるたびに、警告ダイアログボックスが表示されます。 
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 警告メッセージは設定オプションダイアログボックスの[全般]タブでリ

セットすることができます。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「設定オ

プション: 一般タブにある「警告」トピックを参照してください。 

3. 大要素モードボタンをオンに切り換えると、要素の定義が始まります： 

• 新規取込み点ターゲットの挿入アイコンと右クリックメニューオプション

は無効です。 

• 取込み点ターゲットを削除アイコンと右クリックメニューオプションは無

効です。 

• 取込み点ターゲットのテストアイコンと右クリックメニューは無効です。 

• ターゲット要素範囲アイコンと右クリックメニューは無効です。 

• ターゲット要素範囲をアクティブ要素に設定アイコンと右クリックメニュ

ーは無効です。 

ライブビューで大要素モードの使用 

新しい測定方法がアクティブになると、複数のマウスクリックで交互にアクティブ及び

空きのターゲットを生成することができます。アクティブ及び空き目標を交互にするこ

とで、これらの所望エリアに集中することができます。 
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 大要素モードでは、アクティブとボイドまたはボイドとアクティブターゲッ

トの間で変換することはできません。 

ヒットはの Alt キーの組み合わせで削除することができます。 

次の例は、ボイドエリアまで延びる線要素を定義するように取った四つのヒットのライ

ブビューに結果を表示します。 

 

Live ビューにある異なるアクティブ及びボイドなターゲットの例 

生成のターゲットは、線要素の自動要素のダイアログボックスのプローブツールボック

スで定義されています。 

 

プローブツールボックス内のヒット結果 

上の画像： 

1 - ターゲットはクリック 1 および 2 から定義されます。 

2 - ターゲットはクリック 2 および 3 から定義されます。 

3 - ターゲットはクリック 3 および 4 から定義されます。 
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各アクティブターゲットが生成されている際に、自動実行が行われます。 

 

自動実行の結果を表示する例 

アクティブターゲットを定義する 2 番目のクリックが（FOV）画面の現在のフィール

ドの外にある場合、警告メッセージが表示され機械の動きについてユーザーに警告しま

す。 

アクティブなターゲットが実行されると、ターゲットの幅、エッジタイプ、エッジ極性、

フォーカス及びフィルターなどのようなパラメータを編集することができます。これら

のパラメータのいずれかに変更が行われる場合、最後のアクティブターゲットの再実行

がトリガされます。 

1. ポップアップメニューを表示するには、Vision タブ内を右クリックします。 

 

2. フォーカス、エッジの選択または点密度をクリックし、必要に応じて適切なメニ

ューオプションを選択して、ファイルを編集します。[リセット]をクリックして、

すべてのヒットを削除し、すべてのターゲットをクリアします。 

3. 必要に応じてターゲット境界ボックス上のいずれかのハンドルをクリックしてド

ラッグすると、ターゲットエリアをリサイズすることができます。 
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4. 必要に応じて設定を変更するには、エッジ極性の各フィールドをクリックします。 

 

最後のアクティブターゲットを変更すると、自動実行が再開します。 

実行エラーが発生した場合、パラメータは、測定を成功に実行するのを確実にす

るように編集することができます。実行エラーがクリアされると、要素およびタ

ーゲット定義を続行することができます。 

機能をダブルクリックするか、ボックス選択することによるターゲットおよび要

素の生成は現在でも、大要素モードにおいて使用することがでできます。但し、

これらの操作のいずれかが実行されると、警告メッセージが表示されます。 

CAD ビューで大要素モードの使用 

新しい測定方法がアクティブになると、CAD ビューから複数のマウスクリックで交互

にアクティブ及び空きのターゲットを生成することができます。 

手順は次のような違いを持っている以外ライブビューの手順と同じです: 

• 自動実行は、ターゲットの生成に実行されません。 

• 自動的な実行がないため、生成されたターゲットが視野（FOV）の外にある場

合、警告は表示されません。 
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次の例は、ボイドエリアまで延びる線要素を定義するように取った四つのヒットの

CAD ビューウィンドウに結果を表示します。 

 

CAD ビューにある異なるアクティブ及びボイドなターゲットの例 

 ライブビュー及び CAD ビューのミックスをクリックすることが許可されませ

ん。 

オートチューンの実行の使用 

 ユーザーは AutoTuneDisable レジストリエントリによって自動調整機能を有

効または無効にすることができます。詳細については、PC-DMIS 設定エディタのヘル

プにある「AutoTuneDisable」トピックを参照してください。 

-ボタンは、ユーザーのコンピューターを AutoTune 実行モードにします。 

自動チューニング実行に入るには、[編集ウィンドウ]ツールバーまたは[ファイル]メニ

ューから自動チューニング を選択します。 

AutoTune 実行モードによってユーザーは、ターゲット光学装置に対する測定ルーチン

コマンドの照明、倍率および画像処理パラメータを容易にティーチングすることができ

ます。 
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あるコンピュータから別のコンピューターに測定ルーチンを移動するとき、またはオン

ライン環境でオフラインで準備された測定ルーチンを実行する準備ができているときに、

このモードを使用する必要があります。  

初めてオンラインモードでオフライン測定ルーチンを実行する場合、PC-DMIS Vision

は自動的に AutoTune 実行に入ります。PC-DMIS ビジョンがこれを行う必要があるの

は、PC-DMIS がオフラインの準備中に、ターゲット機械で実際の照明動作と一致しな

い場合があるシュミレートされた照明を使用するためです。 

要約すると、以下のいずれかの条件が存在する場合、AutoTune 実行を使用して測定プ

ログラムを実行したほうがよいことがあります： 

• ある測定機から別の測定機へ測定ルーチンを移動します。 

• オフラインモードで作成された測定ルーチンをオンラインモードで実行する必要

があります。 

• ランプなどの照明に影響を与えるのハードウェアコンポーネントを変更してくだ

さい。 

• 光学機械の変更を持つ部屋の照明条件。 

• ユーザーは、個々 (要素毎) ではなく、1 つの操作で多数の要素に対する倍率設定

を変更したいと考えます。 

時間をかけて同じハードウェアシステム内であってもハードウェアのさまざまなシステ

ム間にわずかな違いがあると見つけります。AutoTune 実行はこれらの問題を解決しま

す。 

 

自動チューニング実行の動作方法 

自動チューニング実行に入るには、[編集ウィンドウ]ツールバーまたは[ファイル]メニ

ューから自動チューニング を選択します。 
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 ユーザーは AutoTuneDisable レジストリエントリを介して自動調整機能を有

効または無効にすることができます。詳細については、PC-DMIS 設定エディタのヘル

プにある「AutoTuneDisable」トピックを参照してください。 

AutoTune の実行モードで測定ルーチンを実行すると、PC-DMIS Vision は要素ごとに

プログラムのステップを実行します。 

各要素に対して試験的に測定を行い、次にその要素の [自動チューニング] ダイアログ 

ボックスを表示し、変更内容を示します。ダイアログボックスは変更点を表示します。 

 

これらの変更を測定ルーチンでの 1 つまたは複数の後続要素に適用するオプションが

あります。 

要素に満足したら、[続行] をクリックすると、PC-DMIS Vision は次の要素をテストし

ます。AutoTune の実行において測定ルーチン全体が実行されるまでこれが行われます。

また、いつでも適用して終了ボタンを使用して選択した要素に変更を適用し、

AutoTune 実行シーケンスを終了することができます。 
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AutoTune の実行で測定ルーチンの実行が終わったら、PC-DMIS の通常実行モードに

戻ることができます。 

エラーコマンドの使用 

「オンエラー」コマンドを使用すると、フォーカス またはエッジ検出エラーに対して

取られるアクションを指定することができます。測定ルーチン実行中にエラーが検出さ

れると、指定されたアクションが実行されます。 

 これらのエラータイプがダイアログボックスに表示されるようにするには、

ポートロックまたは LMS ライセンスでビジョンオプションを有効にする必要がありま

す。 

エラーコマンドを使用するには： 

1. 測定プログラムを開くか作成します。 

2. マニュアル/ DCC モードコマンドを挿入して DCC に設定します。 

3. 挿入|フロー制御コマンド|オンエラーメニュー項目を選択してオンエラーコマン

ドを挿入します。 
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「エラーにあたって」ダイアログ ボックス 

4. エラータイプリストで「エッジ未検出」または「フォーカス未検出」のいずれか

を選択します。 

5. エラーモードエリアにおいて下記の実行動作を選択します。 

• オフ - 何もしません。 

• ラベルにジャンプ - プログラムの流れを定義されたラベルに変更します。 

• 変数の設定: 変数の値を 1 に設定します。 

• コマンドをスキップ - その時点でのコマンドをスキップし、測定ルーチン

における次のマークされたコマンドに移動します。 

オンエラー機能について詳しくは、PC-DMIS コア文書の「フロー制御による分

岐」における「エラー時の分岐」を参照してください。 

画像校正コマンドの使用 

挿入| 要素|画像校正 メニュー項目は画像校正 コマンドを編集ウィンドウ内に挿入され

ます。実行中に PC-DMIS はビジョンプローブを指定された位置に移動します。次に、

PC-DMIS は渡された倍率および照明値を使用して、カメラの Vision タブの画像をキャ
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プチャします。次に、PC-DMIS はこの画像をビットマップファイルとして指定された

場所に保存します。 

編集ウィンドウ内のコマンドは以下の構文を持ちます: 

IMAGECAPTURE/<TheoX, TheoY, TheoZ>,n1 

ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : ボトムランプ[ON:69%] : リングラ

ンプ[ON:59%{1110}] 

FILENAME=s1 

 

TheoX, TheoY, TheoZ は機械が移動して画像キャプチャを取得する X,Y,Z 座標です。 

n1 は所望の光学倍率を表示する数値です。 

コマンドブロックの照明ラインはコマンドが挿入された時にランプの読み取り専用の照

明情報が含まれています。現時点では、編集ウィンドウで直接その情報のいずれかを変

更することはできません。照明設定はコマンドを挿入する前に、プローブツールボック

スにまたは手動コントロール（可能な場合）で事前定義される必要があります。 

具体的には、照明の行がランプがオンまたはオフにするかどうか、また各ランプの光の

強度を表示します。リングランプは 4 つの別々の信号で構成されていますので、かっ

こ内の 4 つの数字はこれらのライトのそれぞれの ON / OFF 状態を示しています。それ

らの強度レベルが異なっている場合、コマンドは最高値のみを表示します。 

s1 は校正されたビットマップ画像のファイル経路と名前を提供文字列の値です。 

完成したコマンドは、以下のようになります: 

IMAGECAPTURE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863 

ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : ボトムランプ[ON:69%] : リングラ

ンプ[ON:59%{1110}] 

FILENAME=D:\Images\ImageCapture_4.bmp 
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現在、このコマンドはそれに関連付けられているダイアログボックスを持っていないの

で、または新しいコマンドの作成で編集ウィンドウに新しいコマンドを作成する必要が

あります。 

  

シングル uEye カメラを使用して複数の仮

想カメラの作成 

PC-DMIS Vision は IDS uEye カメラをサポートします。このタイプのカメラでは、PC-

DMIS が仮想カメラとして扱う複数のカメラ設定を定義することができます。この機能

の応用の可能性の 1 つは、ビューでの完全な視界（FOV）とズームを作成することで

す。これは 1 台のカメラと光学ハードウェア構成を使用して、デュアルカメラ/デュア

ル光学ハードウェア構成をエミュレートします。 

最大 9 UEye INI ファイルは指定されて仮想カメラの必要な構成を作成するために使用

されます。 

フレームグラバー構成ファイル名の最後にある数字の前に下線があるのは、複数のカメ

ラ構成を使用していることを示します。この数字は使用されるカメラ設定の数とカメラ

設定ファイルを指定します。例えば、c:\IDS_2.ini という INI ファイル名がある場合、

PC-DMIS は c:\IDS_1.ini および c:\IDS_2.ini 設定ファイルを使用して、2 台の仮想カメ

ラを作成します。 

PC-DMIS のプローブチップを定義するときは、プローブユーティリティ ダイアログボ

ックスでの指定されたチップの編集 ボタンを選択して、複数の物理カメラを指定する

のとちょうど同じように使用する仮想カメラを指定することができます。 
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補遺 A: PC-DMIS Vision のトラブルシュー

ティング 

このトラブルシューティングガイドは PC-DMIS Vision の問題のソリューションを見つ

けるために使用します。 

問題: Live View に画像が表示されない 

• フレームグラバーのドライバがインストールされているか確認してください。 

問題: DCC 測定機が動かない 

• [機械インターフェイス設定] ダイアログボックスにある [動作] タブの [最大速度] 

設定を確認してください。 

問題: 点の検出に時間がかかりすぎる 

自動ヒットターゲットの種類に [一致するエッジ] を選択した場合、画像の検出に時間

がかかる場合があります。検出を早くするには以下の方法を試してください: 

• スキャン公差 (ターゲットバンドの幅) を小さくします。バンドが狭い場合、PC-

DMIS Vision は適切なものを見つけるために評価しなければならない「エッジ」

数を減らします。 

• 照明を変更します。面テクスチャを多くしなければならないことがあります。そ

の場合、[一致するエッジ] アルゴリズムの処理が多くなることがあります。(通

常、穴で行ったように) 要素を逆光照明で測定された要素にします。上からの照

明を [オフ] にし、逆光照明を [オン] にします。 

• [フィルタのパラメータ セット] から[クリーンなフィルタ] を使用して画像から小

さな汚れや弱いエッジを除去します。 
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• 以前のステップが役に立たない場合、他のエッジの検出方法を使用してください。

[一致するエッジ] は正しいエッジを見つけるのに最も信頼性の高い方法ですが、

最もプロセッサの負荷が高くなります。特定のエッジでは、内側から外側の方向

へ進む [特定のエッジ] を試してください。 

問題: 点の検出が強い面のテクスチャを持つパートで間違ったエッジ点を検出し

てしまう 

• [フィルタのパラメータ セット] から[クリーンなフィルタ] を使用して画像から小

さな汚れや弱いエッジを除去します。 

• 可能な場合、上からの照明を使用せずに下からの照明源を使用してください。 

問題: 点の検出が緩やかな勾配/影を持つパートで間違ったエッジ点を検出してし

まう 

• [フィルタのパラメータ セット] から[クリーンなフィルタ] をオフにします。 

問題: 焦点の精度が低い 

• 焦点操作 (手動および自動) は常に可能な限り高い倍率で行う必要があります。 

• 可能な場合、自動コントロールモードを使用します。フルコントロールを使用す

る場合、速度は遅くなりますがより多くのデータを収集でき、精度が向上します。 

• 面/エッジ上でできるだけ多くのコントラストになるような照明に設定します。 

問題: 手動焦点の再現性が低い 

• ステージを移動する場合、遅く安定した速度になるようにしてください。 

• フォーカスタイムが許容するならば、(グラフ上で複数のピークを得るために) 焦

点の上を前後することができます。「フォーカスグラフ」トピックを参照してく

ださい。 
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補遺 B: リングツールの追加 

PC-DMIS Vision はプローブオフセット校正に対するリングツール使用をサポートして

います。リングツールは Vision および マルチセンサー測定機に使用されます。詳しく

は「プローブオフセットの校正」トピックを参照してください。 

 

[ツールの追加] ダイアログボックス - リングツール 

以下のリングツールの値を指定します。 
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• ツール ID: リングツールの記述名 (指し示す対象を説明する名前) を提供します。 

• ツールの種類: 選択されたリング。 

• シャンクベクトル IJK: リングツールの中心軸のベクトルを指定します。 

• 検索で IJK を上書き: これらのボックスでは、[プローブのユーティリティ]ダイ

アログボックスの [ユーザー定義の校正順序] チェック ボックスを選択した場合

に、すべてのチップを最も効率的測定する順序を決定するために PC-DMIS が使

用するベクトルを指定することができます。 

• 直径 : リングゲージの穴またはボアの直径を指定します。 

• Z 点のオフセット X: ボアの上部中心からの Z 値の測定点の X オフセットを指定

します。 

• Z 点のオフセット Y: ボアの上部中心からの Z 値の測定点の Y オフセットを指定

します。 

• Z 点のオフセット Z: ボアの上部中心からの Z 値の測定点の Z オフセットを指定

します。 

• 基準要素の深さの開始: ボア円筒が基準要素となる場所のボア内部の最小深さを

指定します。 

• 基準要素の深さの終了: ボア円筒が基準要素となる場所のボア内部の最大深さを

指定します。 

• フォーカスオフセット: 最上面からボア円のフォーカス高さまでの Z 距離を提供

します。 
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用語集 

C 

CCD: 電荷結合素子 - この素子はデジタルカメラに使用される 2 種類の主要な画像セン

サーのうちの 1 つです。 

CMMI: LEITZ.DLL のような標準 CMM インターフェイス 

CWS: クロマチック白光センサー 

F 

FLS: フォーカス･レーザー･センサー 

FOV: 視界 

H 

HSI: ハードウェア固有のインターフェイス 

M 

MSI: マルチセンサーインターフェイス 

N 

NA: 開口数 (NA) とは Vision デバイスの集光能力の測定値です。NA は対象物に捕捉さ

れた高回折の画像形成光線の数を測定したものです。開口数が高いほど対象物の

前面レンズに入射する斜光線の数が増え、より解像度の高い画像を製造できます。 

O 

OPTIV LTS: 三角測量のレーザ･センサ 

R 
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ROI: 対象領域 - ターゲットが視野に基いて複数の領域に分割されます。点の検出は各 

ROI に対して決定されます。 

た 

ﾀｰｹﾞｯﾄ: 指定した要素向けの点の検出のために使用される個別の領域。 

と 

ﾄﾗｯｶｰ: 円のサイズ、開始角、終了角、および方向をコントロールする要素の視覚的な

ユーザーインターフェイス。 

ふ 

フィデューシャル : 基準点。例えば、回路盤 の CAD ファイルの場合、これらのフィデ

ューシャルはハンダの位置を参照します。これらの基準点は CAD ファイルには

存在しません。 

一 

一軸性: これは光学装置の焦点の XY 中心がズーム全体でビデオフレームの中心に沿っ

ているときです。 

画 

画像裂傷: これは、画像の更新速度が移動速度に追いつかないため、画像が「壊れてい

る」場所を表します。 

強 

強度円: 上からの光、下からの光、またはリング光のセグメントの中央に位置する円で、

現在の光の強度値を示します。 

視 
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視界: FOV とはビデオカメラを通した視野を意味します。ライブビューでは、FOV は

見えるものすべてのことです。CAD ビューでは、PC-DMIS Vision はグラフィッ

ク画像の上に現れる緑色の四角形で表されます。 

焦 

焦点: 焦点の明瞭度がズーム全体で一貫している場合。 

 


	タイトルページ
	著作権、商標、および法的情報
	目次
	PC-DMIS Vision
	PC-DMIS Vision: はじめに
	PC-DMIS Vision を使用した測定の因子
	照明
	拡大
	エッジの品質

	PC-DMIS Visionにターゲットの理解
	ビジョン･システムでサポートされたレーザー
	クロマチック白光センサー (CWS)
	典型的なCWSシステム
	CWS パラメータ
	厚みの走査

	三角測量のセンサ(OPTIV LTS)
	OPTIV LTS パラメータ
	OPTIV LTSプローブ計測値ウィンドウ

	走査測定
	点の測定
	ポイントクラウドのクリックによる面上点の定義

	はじめに
	ステップ 1: PC-DMIS Vision のインストールおよび起動
	ステップ2: システムをホームします
	ステップ3: ビジョンプローブ ファイルを作成します
	ステップ 4: Vision チップの編集
	ステップ5: 実行校正
	ステップ6: 機械オプションを変更します
	フレームグラバー

	Vision プローブの校正
	光学中心の校正
	光学校正
	ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの校正
	プローブｵﾌｾｯﾄの校正
	「プローブオフセットパラメータの校正に使用する Vision ターゲット円の例」
	コンタクトプローブのオフセット
	CMM-V プローブ オフセット
	チップおよびツールの関係

	プローブ定義に関する注記
	Vision プローブに関する説明
	光学校正標準証明データの使用
	一軸性校正モード

	リングライトの移行
	リングライトの移行方法
	リングライト移行の手順

	機械オプションの設定
	測定機のオプション: [一般] タブ
	アクティブコントローラー
	コントローラ情報
	タイマー間隔

	測定機のオプション: [動作] タブ
	原点復帰有効チェックボックス
	移動制限および容積補償エリア
	[最大速度] ボックス

	測定機のオプション: [照明] タブ
	測定機のオプション: [リスト] タブ
	測定機のオプション: [モーションコントローラ通信] タブ
	測定機のオプション: [照明の通信] タブ
	測定機オプション: [デバッグ] タブ

	利用可能な Vision セットアップオプション
	Vision QuickMeasure ツールバー
	PC-DMIS Visionにグラフィック表示ウィンドウの使用
	Cadビュー
	Vision デモパートのインポート

	ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰ
	Live View スクリーン要素
	Live View コントロール
	ライブ･ビューの設定
	ライブビューイルミネーションの使用
	ショートカットメニューの使用

	レーザービュー

	PC-DMIS Visionにプローブツールボックスの使用
	プローブ ツールボックス: [プローブの位置付け] タブ
	光学プローブを備えたプローブ読み取りウィンドウの使用
	光学チップに関する注記

	プローブ ツールボックス： [ヒットのターゲット] タブ
	利用可能なパラメータセット
	Vision プローブを使用した要素の測定
	ゲージターゲットの要素パラメータ
	手動ターゲットの要素パラメータ
	自動ターゲットの要素パラメータ
	自動ターゲット - エッジパラメータセット
	自動ヒットターゲット - テンプレートマッチ
	自動ターゲット - フィルタパラメータセット

	光学コンパレータ ヒットターゲットのパラメータ
	ターゲット フォーカスのパラメータセット
	ショートカット メニューの使用
	ヒットターゲットのコントロール

	プローブ ツールボックス - [要素ロケータ] タブ
	プローブ･ツールボックス： [拡大] タブ
	CAD ビューと Live ビューを同時に表示
	パートイメージの倍率変更

	プローブ ツールボックス： [照明] タブ
	事前定義のイルミネーション簡単設定の選択：
	イルミネーション簡単設定の保存
	照明クイック設定の削除
	照明値の変更
	リングライト照明値

	照明校正の上書き

	プローブ ツールボックス： [フォーカス] タブ
	フォーカス パラメータ
	ﾌｫｰｶｽｸﾞﾗﾌ
	フォーカス ボタン

	プローブ ツールボックス： [ゲージ] タブ
	ゲージの回転、サイズ変更、または移動
	サポートされるゲージのタイプとゲージパラメータ
	ゲージボタン

	プローブ ツールボックス: [Vision 診断] タブ

	Vision ゲージの使用
	ゲージでプローブ読み取りの使用
	十字ゲ
	円ｹﾞｰ
	矩形ｹﾞｰ
	分度器ｹﾞｰ
	半径図表ｹﾞｰ
	ｸﾞﾘｯﾄﾞ図表ｹﾞｰ

	アラインメントの作成
	Live ビューのアラインメント
	ステップ1: 基準要素の手動測定
	ステップ2: 手動配置を作成します
	ステップ3: 基準要素の再測定
	ステップ4: DCC配置を作成します

	CAD ビュー アラインメント
	ステップ1: エッジ点の手動測定
	ステップ2: 手動配置を作成します
	ステップ3: 基準要素 A の手動測定
	ステップ 4: 基準要素 A の構築
	ステップ 5: 基準要素 B および C の測定
	ステップ6: DCC配置を作成します
	ステップ 7: CAD ビューでのディスプレイの更新

	CAD を用いた Live View アラインメント

	Vision プローブを使用した自動要素の測定
	PC-DMIS VisionのCADビューでQuickFeatureを実行する
	PC-DMIS VisionのライブビューでQuickFeatureを実行する
	ビジョン測定メソッド
	CAD 選択方法
	ターゲット選択の形式
	サポートされる要素に必要なクリック
	自動要素推測モード

	PC-DMIS Vision内の自動要素ダイアログ ボックス
	ヒットの用語に関する注記
	[要素プロパティ] エリア
	[測定プロパティ] エリア
	[高度な測定オプション] エリア
	コマンド ボ
	ビジョンフィールド定義

	自動フィーチャーの作成
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ面上点
	ﾋﾞｼﾞｮﾝｴｯｼﾞ点
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ線
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ円
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ楕円
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ円形ｽﾛｯﾄ
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ四角形ｽﾛｯﾄ
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ切り欠き
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ多角形
	ﾋﾞｼﾞｮﾝ切断面(2D)
	プロフィール2Dエッジトラッカーの使用

	ビジョンブロブ
	自動要素作成のためのボックス選択

	Vision 測定ルーチンに実行に関する注記
	[要素の自動作成] ダイアログ ボックスを使用したプログラム済みの要素の変更
	大測定要素モード
	大要素ターゲットモードの使用
	ライブビューで大要素モードの使用
	CAD ビューで大要素モードの使用


	オートチューンの実行の使用
	自動チューニング実行の動作方法

	エラーコマンドの使用
	画像校正コマンドの使用
	シングルuEyeカメラを使用して複数の仮想カメラの作成
	補遺 A: PC-DMIS Vision のトラブルシューティング
	補遺 B: リングツールの追加

	索引
	用語集

